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REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 1364-2017 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO 

CUC: 0008-5-2017-22/3 
Fecha Programada : 5/25/2017 

Calidad Ambiental : Calidad de Agua 
Meta Siaf : 29 
Entrega de Materiales : 5/22/2017 

Matriz Tipo de Muestra Contrato ltem Parámetros Nro. de Muestras 

Contrato N" 
ltem 1 Aceites y Grasas 35 

Agua Superficial Agua Superficial de Rio 61-2015-0EFA ltem 6 Sólidos Suspendidos totales 
35 (SST) 

Referencias 1 Observaciones : 

Contacto Campo: Jhony Angel, Rios Garcia 

Contacto Técnico: Pabel Dalmiro, Del Solar Palomino 

Contacto Administrativo: Paola Joannett, Enriquez Lara 

Condiciones Generales 

1. Dentro de un plazo máximo de 15 di as calendario, contados desde la fecha de ingreso 
de las muestras al laboratorio para su análisis, este deberá presentar al OEFA el infonne de 
ensayo y copia de la cadena de custodia 

2. En caso se encuentren errores u obseNaciones en el infonne presentado, se le nótificara 
por medio de una carta la no confonnidad de seNicios, contando con un plazo de 5 días 
calendario para subsanar las obseNaciones. 

3. Tener en cuenta los gastos administrativos que se incurriera en el envío de la 
documentación correspondiente al OEFA. 

4. Remitir los infonnes de ensayo con atención a Emerson Junior Santon Meza -
Especialista en contrataciones de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN. 

j_rios76@yahoo.com 

pdelsolar@oefa.gob.pe 

penriquez@oefa.gob.pe 

Observación 

952334070 

943205616 

949284212 

Proveedor 

INSPECTORATE SERVICES PERÚ 
S.A. C. 

6/8/2017 12:02:14 PM 
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REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 1364-2017 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO 

CUC : 0008-5-2017-22/3 

Fecha Programada : 5/25/2017 

Calidad Ambiental : Calidad de Agua 

Meta Sial: 29 

Entrega de Materiales : 5/22/2017 

Matriz Tipo de Muestra Contrato ltem Parámetros Nro. de Muestras 

Contrato N" 
ltem 1 Aceites y Grasas 35 

Agua Superficial Agua Superficial de Río 61-2015-0EFA ltem 6 Sólidos Suspendidos totales 35 
(SST) 

Referencias 1 Observaciones : 

Contacto Campo: Jhony Angel , Rios Garcia 

Contacto Técnico: Pabel Dalmiro, Del Solar Palomino 

Contacto Administrativo: Paola Joannett , Enriquez Lara 

Condiciones Generales 

1. Dentro de un plazo máximo de 15 días calendario, contados desde la fecha de ingreso 
de las muestras al laboratorio para su análisis , este deberá presentar al OEFA el informe de 
ensayo y copia de la cadena de custodia 

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le nótificara 
por medio de una carta la no conformidad de servicios , contando con un plazo de 5 días 
calendario para subsanar las observaciones. 

3. Tener en cuenta los gastos administrativos que se incurriera en el envío de la 
documentación correspondiente al OEFA. 

4. Remitir los informes de ensayo con atención a Emerson Junior Santon Meza­
Especialista en contrataciones de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN. 

j_rios76@yahoo.com 

pdelsolar@oefa.gob.pe 

penriquez@oefa.gob.pe 

Observación 

952334070 

943205616 

949284212 

Proveedor 

INSPECTORATE SERVICES PERÚ 
S.A. C. 

6/14/2017 2:47:58 PM 



j 

• 

Nombre o razón socia l: 

Dirección 

Persona de contacto: 

Teléfono/Anexo: 

Correo Electrónico: 

CÓDIGO DE 

LABORATORIO 

.... , .. _. • • • ~ 

1 
.J 1' '·' 

\,1 ~, .. 

CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AGUA Y SUELO cuc N": 1 

_L 
FOR_OEFA_OOl 

PRESERVANTE QU[MICO 1 , __ ,_, _ u __ .... N:~~- 1 '111 r:r_. · ~~~':f.~ -' 1 ~ '" 1 -"' 1~ ~w_:: 1: :.:.. 1~ 1 '" 1 JI" 1 '"'" 11- -- -; ¡ 

CÓDIGO DEL PUNTO 

DE MUESTREO 

(Marcar con X) 

• 
1 

Agua Sa lina: 
AMAR Afiua Mar 

AREY Asu.:tdC·RCinyccclón 

• .. 

OBSERVACIONES 

_!~'-1 

-;_, 
• 1 ~ 

Cnv.ncsadl:cu;¡dosyenbuent~!;¡tlp 

Pres¡:rvante~:adc:cmdo~ 

Conlcepadt lSwJ..f.i .v--
q~? 'rl~~ · 

Dentro del tiempo de vidfllt11 • 

.... • • -· 

.. 



1 
11 

CÓDIGO DE 

LABORATORIO 

• • 
• • 

CADENA DE CUSTODIA- CALIDAD DE AGUA Y SUELO 

CÓDIGO DEL PUNTO 

DE MUESTREO 

DATOS DEL CLIENTE ------:----

PRESERVANTE QUfMICO . ··-· -· .. -- -- ---· - ~ 

(Marcar con X) 

• • 

IQ ' 

• • 



\i/14/2011 Printing ... 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 1365-2017 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO 
CUC : 0008-5-2017-22/4 
Fecha Programada : 5/25/2017 
Calidad Ambiental : Calidad de Agua 
Meta Sial : 29 
Entrega de Materiales : 5/22/2017 

Matriz Tipo de Muestra Contrato ltem Parámetros Nro. de Muestras 

Metales Totales 42 Contrato N" 
Ítem 3 60-2015-0EFA 

Agua Superficial Agua Superficial de Río Metales Disueltos 35 

Cloruros 
Contrato N" 

ltem 5 Sulfatos 53-2015-0EFA 
Nitratos 

Referencias 1 Observaciones : 

Contacto Campo: Jhony Angel, Rios Garcia 

Contacto Técnico: Pabel Dalmiro, Del Solar Palomino 

Contacto Administrativo: Paola Joannett, Enriquez Lara 

Condiciones Generales 

1. Dentro de un plazo máximo de 15 días calendario, contados desde la fecha de ingreso 
de las muestras allabcratorio para su análisis, este deberá presentar al OEFA el informe de 
ensayo y copia de la cadena de custodia 

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le nótificara 
por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo de 5 días 
calendario para subsanar las observaciones. 

3. Tener en cuenta los gastos administrativos que se incurriera en el envio de la 
documentación correspondiente al OEFA. 

4. Remitir los informes de ensayo con atención a Emerson Junior Santon Meza -
Especialista en contrataciones de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN. 

35 

35 

35 

j_rios76@yahoo.com 

pdelsolar@oefa.gob.pe 

penriquez@oefa.gob.pe 

Observación 

Incluye Hg 
Análisis por ICP 
Incluye 3 blanco de campo, 1 blanco de 
viaje y 3 duplicados 

Incluye Hg 
Análisis por ICP 

952334070 

943205616 

949284212 

Proveedor 

NSF ENVIROLAB S.A. C. 

6/14/2017 2:48:16 PM 
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REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 1365-2017 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO 

CUC : 0008-5-2017-22/4 

Fecha Programada : 5/25/2017 

Calidad Ambiental : Calidad de Agua 

Meta Siaf : 29 

Entrega de Materiales : 5/22/2017 

Matriz Tipo de Muestra Contrato ltem Parámetros Nro. de Muestras 

Metales Totales 42 
Contrato N" 

Ítem 3 60-2015-0EFA 

Agua Superficial Agua Superficial de Río Metales Disueltos 35 

Cloruros 
Contrato N" ltem 5 Sulfatos 53-2015-0EFA 

Nitratos 

Referencias 1 Observaciones : 

Contacto Campo: Jhony Angel, Ríos Garcia 

Contacto Técnico: Pabel Dalmiro, Del Solar Palomino 

Contacto Administrativo: Paola Joannett, Enriquez Lara 

Condiciones Generales 

1. Dentro de un plazo máximo de 15 días calendario, contados desde la fecha de ingreso 
de las muestras al laboratorio para su análisis, este deberá presentar al OEFA el infonne de 
ensayo y copia de la cadena de custodia 

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el infonne presentado, se le nótificara 
por medio de una carta la no confonnidad de servicios , contando con un plazo de 5 días 
calendario para subsanar las observaciones. 

3. Tener en cuenta los gastos administrativos que se incurriera en el envio de la 
documentación correspondiente al OEFA. 

4. Remitir los infonnes de ensayo con atención a Emerson Junior Santon Meza­
Especialista en contrataciones de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN. 

35 

35 

35 

j_rios76@yahoo.com 

pdelsolar@oefa.gob.pe 

penriquez@oefa.gob.pe 

Observación 

Incluye Hg 
Análisis por ICP 
Incluye 3 blanco de campo, 1 blanco de 
viaje y 3 duplicados 

Incluye Hg 
Análisis por ICP 

952334070 

943205616 

949284212 

Proveedor 

NSF ENVIROLAB S.A. C. 

6/8/2017 3:18:59 PM 
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SISTEMATIZACIÓN 



Temperatura (°C) 

pH Unidades 
1 _d~pH 

Conductividad ¡JS/cm 
eléctrica 
Oxígeno 
disuelto 

Aceites y 
grasas 

Sólidos 
totales 

suspendidos 

Cloruros 

Sulfatos 

N-Nitratos 

N-Nitratos 
(*4.43) 

Aluminio total 

Aluminio -l 

disuelto 
Antimonio 

total 
Antimonio 

disuelto 

Arsénico total 

Arsénico 
disuelto 

Bario total 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

ma/L 

ma/L 

ma/L 

ma/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

15,40 

6,52 

28,80 

8,26 

<1,0 

<3,0 

0,6 

2,2 

0,27 

15,40 

6,90 

20,77 

8,26 

<1 ,O 

<3,0 

0,6 

1,7 

0,23 
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16,20 

6,44 

18 , 0~ 1 
17,60 1 15,90 20,10 1 18,70 ' 20,60 

6,81 6,64 7,36 6,91 8,40 7,85 
-1---

18,51 29,90 28,00 1 55,70 30,20 40,10 27,60 
--1 

8,1 5 7,69 7,69 8,53 7,80 8,39 7,99 
-r-

<1,0 <1 ,0 <1,0 <1 ,O <1,0 <1 ,O <1,0 

<3,0 6 10 9,6 14,8 <3,0 <3,0 

t 
<0,25 

<0,5 

0,6 +- 0,8 

1,8 . 2,2 

0,6 <0,25 0,4 <0,25 

<0,5 6,4 <0,5 1,9 

0,24 0,38 0,26 0,24 0,26 0,27 0,88 

20.:._~0 1 20,80 

8,15 6,48 
- --; 

23,00 20,19 

8,16 ' 8,11 

<1,0 <1 ,O 

<3,0 3,2 

1 <0,25 <0,25 

1 <0,5 1,9 

0,18 0,36 

22,60 

6,25 

19,81 

7,97 

<1 ,O 

<3,0 

0,8 

1,7 

0,25 

23,10 

6,27 

33,40 

7,88 

<1,0 

<3,0 

1,00 

1,6 

0,49 

24,10 

7,25 

29,50 

7,92 

<1 ,O 

<3,0 

<0 ,25 

1,5 

0,49 

6,98 

29,20 

7,92 

<1,0 

<3,0 

1 <0,25 ' 

1,5 

0,34 

1,1961 1,0189 1 1,0632 1 1,6834 1,1518 1,0632 1,1518 1,1961 1 3,8984 0,7974 1,5948 1,1075 2,1707 2,1707 1,5062 

0,086 

0,022 

0,075 

0,062 

0,127 0,070 0,074 

0,071 1 0,024 0,017 

0,178 

0,061 

0,0959 

0,018 

0,020 

<0,005 

0,061 0,050 0,055 

0,031 <0,005 0,017 

0,029 

<0,005 

0,087 

0,010 

0,042 

0,024 

0,060 

0,022 

<0,006 ' <0.006 1 <0,006 i <0 ,006 1 <0 ,006 1 <0,006 1 <0,006 ' <0 ,006 1 <0 ,006 1 <0 ,006 1 <0 ,006 1 <0 ,006 1 <0,006 1 <0 ,006 1 <0 .006 

<0,006 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 <0,006 1 <0,006 ¡ <0,006 1 <0,006 1 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 1 <0,006 1 <0 ,006 

<0,007 1 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 1 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 1 <0,007 <0,007 1 <0,007 

<0,007 <0,007 1 <0,007 <0 ,007 <0,007 <0,007 ' <0,007 <0,007 1 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 ' <0,007 1 <0,007 

0,013 0,009 0,009 1 0,008 0,007 0,016 0,013 0,019 0,019 0,018 0,020 0,033 0,066 0,049 0,028 

6,5-8,5 

2500 

2:4 

5 

500 

1000 

100 

100 

5 

0,1 

0,7 

6,5-8,4 

5000 

2:5 

10 

1000 

100 

100 

5 

0,2 

6,5-9,0 

1000 

2:5 

5 

~400 

13 

13 

0,64 

0,15 



Bario disuelto 

Berilio total 

Bismuto total 

Boro total 

Boro disuelto 

Cadmio total 

Calcio total 

Cobalto total 

Cromo total 

Cobre total 

Cobre disuelto 

Estroncio total 

Estaño total 

mg/L 

mg/L 

0,013 0,009 0,008 0,007 

;···:,:~·,:·~'t~ ;t~:~ ~ -~ ·~~·.~~~ _r • • ~~· '••': '!~?.:.j 

~ M1msteno .;.--; .. ;,.':"\!:> 
-del Ambiente :-.::,·:-~ .. :. 

.. • ' - ~ -~. ~7- ~·. ,1 ••• .;:_ .... ~ 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

0,007 0,014 0,013 0,019 0,019 0,017 0,019 0,033 0,065 0,047 0,026 

<0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 

mg/L 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 

mg/L <0,01 <0,01 <0 ,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1 <0,01 ¡1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
~----, 

mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

mg/L <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 

mg/L <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 11 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 

mg/L <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0 ,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 11 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

mg/L <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 11 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0 ,001 1 <0,001 

mg/L 2,824 2,135 2,074 2,474 2 ,758 6 ,446 2,691 3,007 2,020 1,110 1,548 0,769 2 ,316 1,660 1,949 

mg/L 2,806 2,096 2,030 2,181 2,110 6,214 2,668 2,725 1,849 11 1 ,033 1,547 0,706 2,122 1,627 1,711 

mg/L <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 11 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

mg/L 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

mg/L <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

mg/L 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 11 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

mg/L <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 

mg/L <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 11 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 

mg/L 0,0170 1 0,0156 1 0,0172 1 0,0206 1 0,0231 1 0,0320 1 0,0241 1 0,0286 1 0,0178 11 0,00989 1 0,0126 1 0,0103 1 0,0204 1 0,0184 1 0,0169 

mg/L 1 0,0168 1 0,0156 1 0,0168 1 0,0199 1 0,0212 1 0,0284 1 0,0240 1 0,0128 1 0,0169 11 0,00968 1 0,0123 1 0,0101 1 0,0202 1 0,0183 1 0,0139 

mg/L <0,003 1 <0,003 1 <0,003 1 <0,003 1 <0,003 1 <0,003 1 <0,003 0,005 <0,003 0,005 <0,003 1 <0,003 0,003 <0,003 1 <0,003 

0,1 0,1 

S 

0,01 0,05 

0,00025 

0,05 

0,1 1 

0,2 0,5 0,1 



Estaño 
disuelto 

Hierro total 

Hierro disuelto 

Fósforo total 

Fósfor o 
disuelto 

Litio total 

mg/L 1 <0,003 
-

mg/L 0,156 

mg/L 1 0,063 

mg/L i 0,01 
- ____,_-

mg/L <0,01 

mg/L <0,001 

Ministerio 
del Ambiente 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

·•ti t. 

1 <0,003 
1 

<0,003 
1 

<0,003 1 <0,003 1 <0,003 1 <0,003 1 <0 ,003 1 

0,074 O~ 0,123- 0,130 r- 0,263-r 0,16 9 T 0,034 t 
~2 - o,o32 . o,o4-3- r o.o2; [ o~059 ,-O.o9.4' o,o32 1 

-:;,o1 <o,éi1 r o.o1 o,o1 ~ · <0,01 l o.o2 o,o3 T 

<0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 0,02 0,03 

<0,001 <o,oo1 l <O ,oo1 r <o,o01t::o.oo1 l -:;-ó,oQ1T o,0095 
__. . 

<0,003 1 <0,003 1 <0,003 1 <0,003 

O,Q70 -¡ 0,023 - ;- 0,039 1 0,029 

0,023 0,006 

0,02 
1 

0,02 
-1 -

0,02 0,01 

o,oo9 T o,o14 

0,016 

<0,01 

<0,01 

0,023 

0,014 

<0,01 

<0,01 

0,009 

1 

<0,003 
1 

<0,003 

o,249 ¡- o,81-s 
-1 

0,221 0,734 
- -

0,02 
1 

0,02 

0,02 0,02 

0.012 -! <o.oo1 

<0,003 

0,717 

0,690 

0,01 

0,01 

0,014 

Litio disuelto mg/L <0,001 ' <0,001 1 
L 

<0,001 . <0,001 l <0,001 1 

---,--~ r 
0,475 1 0,9754 1 0,881 

<0,001 <0,001 1 <0,001 ' <0,001 1 0,004 1 0,013 0,005 

2,154 1 0,738 1 ~66 ¡- 0,6~¡- 0,440 ,-0,386 : 0,324 

2,050 1 0,729 1 0,285 ! 0,511 1 0,394 0,377 
1 

0,297 

0,007 <0,001 0,007 

1 Magnesio total mg/L 
1 

0,684 

M~gnesio · 1 ~~-
0 681 dJsuelto g ' 

1 Manganeso 
total ____, __ ·--e--

M anganeso mg/L 0,003 

mg/L 0,006 

disuelto 

Mercurio total 1 

Mercurio 
disuelto 

Molibde-no 
total 

Molibdeno 
disuelto 

Níquel total 

Níquel 
disuelto 

Potasio total 

Potasio 
disuelto 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

<0,000 1 

1 <0,000 1 

<0,002 

<0,002 

<0,002 

<0,002 

0,83 

0,66 

0,461 

0 ,~--;;-,926 1 0.844 1 0,429 
1-

0,002 0,003 1 0,004 0,004 
- - r- - --r - - 1 

-- - ;- - r 
0,013 0,010 0,005 1 0,007 1 0,001 0,004 <0,001 

-+- - -- - -.- ----+-
<0,001 l. <0,001 l 0,003 <0,001 1_ 0 , 01~ 0,007 

1 
0,0~2 _j 0,003 ~ <0 ,00~[_0 ,002__ <0,001 

0,576 
-l 

0,598 

0,511 ;_ 0,547 

0,557 

0,541 

0,015 0,033 1 0,012 

0,011 0,032 0,011 

<o,ooo 1 ~o,o_oo 1 
1 
<o ,~o 1j <o,ooo 1 1 <o,ooo 1 .

1 
<o,ooo 1 <o,ooo 1 : <o ,oo~ <O,ooo ~: <~ooo 1 <o,ooo 1 1 <o,ooo ~ <o,ooo 1 <o,ooo 1 

<0,000 1 1 ~0 ,00~~~ <0,000 1 J <0 , 0~0 1 l <0,000 1 1 ~,000~ _<0 ,00~ 1 1 <0 ,0~~1 <0,000 2_¡ <0,000 1 <0,000 1 <0,000 ~ <0,0~ 1 <0,000 1 
1 

1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 J <0,002 1 <0~002-~,0~2 1 <0,002 1 <0 ,002 1 <0,002 1 <0,002 <0,002 <0,002 <0 ,002 1 <0,002 

<0,002 <0 ,002 1 <0 ,002 J <0,002 <0,002 1 <0,002 
1 

<0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 <0,002 <0,002 ! <0,002 <0,002 

<0,002 
1 

<0,002 -00.002 -

1 

<0.002 <0.002 
1 

_<0,002 ~ ~0 .0~2 1 <0,002 
1 

<0,002 r <0,002 
1 

<0.002 <0.002 , <0,002 !. <0.002 

<0,002 <0,002 1 <0,002 <0,002 <0,002 1 <0,002 <0,002 ~ <0,002 1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

0,41 

0,30 

0,47 

0,27 

0,55 

0,40 

0,54 

0,22 

0,45 

0,41 

0,37 

0,17 

<0,02 

<0,02 

0,03 

<0,02 

0,23 

<0,02 

0,27 

0,18 

1,02 

0,80 

1,34 

1,05 

0,93 

0,81 

0,41 

0,33 

5 

0,05 

2,5 2,5 

250 

0,2 0,2 

0,001 0,01 0,0001 

--· _., 

-+ 

0,2 0,052 



Plata disuelto mg/L 

Plomo total mg/L 

mg/L 

~.~. < f~ ?:~~;~< .;<:.,; ·~ ·~-:::~r~: :::.:~: .. ~~ 
,Mmtsteno , '"-· .:'~;::-:; 
, del Ambiente ·, · '': ;~::,\ 
,, ·~ ¡'. ~ •(' ·:· .. t., ... ;.J.¡•'::,~ 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

<0,002 <0,002 1 <0,002 

<0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 

<0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

<0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 l <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 0,003 

Selenio ~otal <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 J <0,006 J <0,006 J <0,006 1 <0,006 ¡ <0,006 1 <0,006 

Selemo 
disuelto <0,006 <0,006 1 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 

Silicio total 1 mg/L 7,24 6,02 4,83 1 8,36 8,53 5,86 10,20 10,30 9,00 9,31 7,47 9,79 13,2 12,8 7,84 

Silicio disuelto 1 mg/L 6,99 5,81 4,70 1 7,91 8,10 5,67 9,93 4,77 8,33 8,68 7,41 9,13 12,4 12,0 7,48 

Sodio total mg/L 2,62 2,11 1,70 1 2,97 3,14 2,49 3,76 4,10 3,17 3,25 2,44 3,02 4,13 3,99 2,74 

Sodio disuelto m giL 2,56 2,04 1,68 1 2,77 2,97 2,38 3,59 1,73 2,66 2,72 2,43 2,69 3,45 3,43 2,39 

Tallo total mg/L 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 

Talio disuelto mg/L 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 

Titanio total l T:•~-•- 1 mg/L 1 0,002 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 0,006 1 0,002 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 ! <0,001 

mg/L <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 0,002 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

Vanadio total mg/L <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

mg/L 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

0,05 0,0025 

0,02 0,05 0,005 

0,0008 

mg/L 2 -·r- 24 1 O, 12 

~ - -
L____..____ -- - ...:..J 

Zinc total 

Zinc disuelto 



Ministerio 
del Ambiente 

.. ,. 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

1 
Temperatura ' (•e¡ 15,70 1 16,90 1 15,00 15.40 1 16,30 1 16,20 1 17,70 ~ 16,70 1 18.40 1 17,90 

- T Unidades~ i -- - - i 1 - 1 - ~ 1 . . -~ --, 1 

18,60 19,30 19,80 1 20,30 

6,29 " pH _ d_e e!:! -~::.___ ~~ 6 ,76 7,09 7 ,32 1 7,02 _
1
_ 7,15_ __2.·~ __ 8,07 . 7,64 1_ 7,50 J 6,06 6,23 • __ 6 ,63 _, 

! co;~~c~~:~~ad~-~~S/cm ~9,00 ~~.00 _ ·rl·- 96,10 ~2~- 91 , 7~--~ ~4,2oj_ 84 ,8o_J~~~-~·5':_1_ -~1 80 1 69,80_: 58 , 5~ 10,80 ! 69,60 

Oxigeno 1 ¡ 1 ¡· 1 1 1 1 
disuelto mg/L 8.46 8,38 ¡ 8,26 8,29 8,18 . 8 ,56 8,39 8,33 l 8 ,63 

1 
8 ,76 8,59 8,35 1 8 ,50 1 8 ,37 ---- --T-- --- -- -- ~- ---¡- - +---...... -~. --- -- - -~ -- ¡---

1 A~~~~~s/ mg/L <1,0 1 <1,0 
1 

<1,0 <1,0 i <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

1 

<1,0 1 <1 ,0 <1,0 ; <1 ,O <1 ,0 <1,0 

- - .l j j__ - - - - _¡ _1 - - - - - - --

Sólidos 1 1 1 1 1 

su:~!~~~~dos 1 mg/L 16 1 11,6 15,2 12 11,6 1 12 1 12,8 7,2 1 7,6 1 7,2 1 12,4 1 4.4 

-~lorum; - mruL 1 -:0,25 -~ 0~6 T <0,25 - :- 0,4--1- <O 2~! 0,4 ; ~,4 -~~~~.;;¡ - <0,25-¡ -<~.2; 
1 

<0,25 1 <0,25 1,20 

Sulfatos ma/L 1 2 ,6 ,'-- 5,7 1 6,0 6,4 6~3 __ ~:'_ ~ -~,9~ _L 6,~ -] ~ 5,5-¡ 5,2 __ 1

1

_ 5,0 3,8 5,6 ! 4 ,6 

. 1 1 i 1 1 1 ~ 1 1 
- ~:Nitratos _ ma/L ~,25 "-0~6- ~-~·2:_. t- 0 ,2~ + ~·~~~· 1-=--+-0 , 17-~~·3~ _ 0,32 ___ 0.:_~ - ~14 r 0,37 __ 0,26_ ,- 0,09 

N-Nitratos 1 · 1 • 1 1 1 1 l (*4·~~ mal-~ 
1
_ 1,1075 ~_:~037~ 1 0,9746 

1
_ 1.1961 1 1 , 1 ~75 ....., ~~17 1 0 ,753~l ~ .462.:._ _1 1.4176 1 ,~~~ 0,62~2j_2:6~91 . 1,1 518 _' 0,3987 

1 A~ll'lin iototal mg/L 0,311 0,31 3 ¡- 0,266 , 0,287 0,323 0,280 1 0 ,254 tr ~208 1 0,203 1 0,194 0,211 0,1811 0,204 1 0,202 

Aluminio 1 1 1 disuelto mg/L 0,043 . 0,052 0,059 0,063 
1 

0 ,040 0,067 . 0,048 0,037 1 0 ,044 0,020 
1 

0,034 0,030 
1 

0,017 0,043 

_ A~~~nio - ~g/L l <0,0~6 .J ~M06 t- <0 , 00~ ----:;,006 : -<~:~06 <0,006 
1 

-~·006 I <0 ,~06_ : <0 , 00~ ~ <0,006 0~06 ~00;-- _<~006 ~0,006 
1 A~i~~~~~o mg/L 1 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 1 <0,006 ! <0,006 1 <0,006 1 <0,006 i <0,006 

1 
<0,006 j <0,006 1 <0,006 

1 
<0,006 <0,006 

[ Arsénico total . mg/L -~ ~.007 ¡-<O~OOl .. _- <0,007 <~007 <0,007- <0,007 :-~0. 007- r· <0,007-f <0,007 ~.007 , <0,007 1 <O~OOl- <0,007 <0,007 

8,0 8 ,0 

20,10 1 20,90 03 

6,25 6 ,57 6,5 " 8,5 

69,50 1 57 .40 2500 
i -1 

8,48 8.41 ~4 
---1--

<1,0 <1,0 5 

8 ,0 10,8 

....., 

<0,25 1 <0,25 500 
1 

5,3 4 ,2 1000 

0,29 0,26 100 

1,2847 1,1518 1 100 

0,219 0,315 5 

0,042 0,034 
----,..---
<0,006 <0,006 

<0 ,006 <0,006 
- _1 __ .• 

<0,007 <0,007 0,1 

03 

6,5 "8,4 

5000 

~5 

10 

1000 

100 

100 

5 

0,2 

03 

6,5-9,0 

1000 

~5 

5 

~400 

13 

13 

0,64 

0,15 



Bario total 

Bario disuelto 

Berilio total 

Bismuto total 

Boro total 

Boro disuelto 

Cadmio total 

Calcio total 

Cobalto total 

Cromo total 

Cobre total 

.¡ 

"Año del Buen Servicio al ~ruaaaar 

<0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 <0,007 

0,7 mg/L 

mg/L 

0,03 0,02~ 0,025 0,025 

o.o26 0,022 lo ,024 0,020 
1 

mg/L <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 0,1 0,1 

mg/L 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 1 <0,0005 

mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

mg/L <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 ! <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 5 

mg/L <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 1 <0,008 

mg/L <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 0,01 0,05 

mg/L <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 0,00025 

mg/L 12,890 1 12,750 1 13,750 1 13,530 13,60 13,40 11,690 10,21 9,488 9,029 9,008 7,423 9,043 8,384 8,497 6,355 

mg/L 12,030 1 12,100 1 13,140 1 12,910 12,78 12,78 11 ,060 9,217 8,526 8,378 8,325 6,733 8,286 7,938 8,113 6,255 

mg/L <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 0,05 

mg/L 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

mg/L <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 0,1 

mg/L 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

mg/L <0,002 1 <0,002 1 <0,002 0,004 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 0,007 0,004 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 0,2 0,5 0,1 

mg/L 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 



Estroncio 
total 

Estroncio 
disuelto --- -

Estaño total 

Estaifo 
disuelto 

Hierro total 

Hierro 
disuelto 

1 
Fósforo total 1 

Fósforo 
disuelto 

Litio total 

Litio disuelto 

Magnesio 
total 

Magnesio 
disuelto 

Manganeso 
total 

Manganeso 
disuelto 

Mercurio total 
------' 

Mercurio 
disuelto 

Molibdeno 
total 

Molibdeno 
disuelto 

~~ ~;"",--_. ? ·~--~.:.·-:·:: .. i 
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mg/L ' 0,0330 1 0,0323 
1 

0,0347 0,0348 1 0,0350 
1 

0,0369 1 0,0357 0,0348 0,0333 0,0321 0,0317 0,0275 

0,0304 1 0,0250 

---1-

mg/L 0,0309 0,0316 

m-;;¡~ __ j <0,003 1 <~03 
mg/L [ <0,003 <0,003 

mg/~ -~ 0,540 1 0,509 -
----+ ----

mg/L 0,055 
1 0,055 
1 --

mg/L 0,02 0,02 

<0,01 <0,01 

--! 

0,0337 0,0336 1 0,0334 0,0350 0,0337 0,0320 0,0307 1 0,0300 

<0.003 - ~--:;--0 ,003 -<0.003 ... o.oo~ <0 ,00~.:_-<0.003 r <0 . 003~L o.o~ 
<0,003 

1 
<0,003 <0,003 1 <0,003 <0,003 

1 
<0,003 1 <0 ,003 <0,003 

0,423 

0,052 

0,02 

<0,01 

0,502 

0,051 

0,02 

<0,01 

0,531 0,458 

1- 0~044 ~ 0,059 

-1 __ 0,~2 ___ ' 0,02 ¡ 
<0,01 <0,01 

0,478 0,395 0,370 
-~. ---! 

0,114 ~,07~~ 1· 

0,01 0,02 0,02 
¡__ ·-r-· -e 

<0,01 0,01 <0,01 

0,400 

0,073 
--r-

0,02 

<0,01 

<0,003 ' <0,003 
_ ___¡_ -
<0,003 <0,003 

0,401 0,323 

0,078 0,059 

0,02 1 0,02 

<0,01 <0,01 mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

1 <o ,001~oo1"- <o,oo-1- <0,001 
- -1---

<0,001 0,005 
--L- ----
<0,001 0,017 0,016 

1 
0,009 0,013 0,015 

mg/L 

mg/L 
-

<0,001 1 <0,001 

3,644 3,634 

3,493 3,502 

0,025 0,023 

<0,001 <0,001 

3,926 1 3,846 
--1-

3,748 3,688 

0,023 0,022 

<0,001 <0,001 
- -1 

3,890 3,833 
¡- -

3,689 3,654 

0,021 0,020 
--'-

<0,001 - - 0 , 0~6 _; 0,006 J 
3 ,~09 1 2,988 -·-2,754_1 

3,235 2,703 2,484 1 
-i-- -+-- -

0,026 i 0,020 0,01 8 

0,007 0,005 

2,621 ' 2,592 

2,380 2,331 _ __,_ 
0,019 0,019 

0,005 

2,117 

1,891 

0,014 

0,0316 0,0305 0,0316 0,0253 

0,0294 0,0293 0,0312 0,0242 

~003~_<0 ,0~3_1= 0 ,00~ <0,003 

<0,003 

1,363 

0,080 

<0,003 1 <0,003 1 <0,003 

0,347 

0,071 

0,02 

<0,01 

0,015 

0,380 

0,080 

0,02 

0,01 

0,013 

0,008 1 0,007 

2,611 l ~-2,430 

2,354 2,287 

0,017 0,018 

0,404 

0,080 

0,03 

<0,01 

0,009 

<0,01 

<0,01 

0,008 

0,008 0,007 
--< 

2,462 i 1 ,868 

2,295 1,749 
- -

0,021 0,029 

mg/L 

mg/L 

0,0099 1 0,0097 L O,D10 _ 0,009 ; 0 ,00~- _ O,D10 l 0,018 

1 <0,000 1 <0,000 1 1 <0.000 1 <0 .000 1 1 <0,000 1 1 <0.000 1 1 <0,000 1 

0,012 1 0,010 1 0,009 i 0,009 0,007 ' 0,009 f- 0,009 0,0096 0,008 

<O,ooo 11:-o,ooo 1 <o,ooo 1 1 <o,ooo 1 <o,ooo 1 ~o . ooo 1 . <o,ooo 1 <o,ooo 1¡ <o,ooo 1 
---1 --- - -·- - ---!- ~ ~ 

mg/L <0,000 1 <0,000 1 <0,000 1 <0,000 1 <0,000 1 <0,000 1 <0,000 1 <0,000 1 <0,000 1 <0,000 1 <0 ,000 1 <0,000 1 <0,000 1 ' <0,000 1 <0.000 1 <0,000 1 

mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

mg/L <0,002 1 <0,002 1 <0,002 <0,002 <0,002 1 <0,002 <0.002 <0,002 <0,002 1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 <0,002 

5 

0,05 

2,5 2,5 

250 

0,2 0,2 

0,001 0 ,01 0,0001 

J 



Potasio total 

Plata total 

Plata disuelto 

Plomo total 

Selenio total 

Silicio total 

Sodio total 

Sodio disuelto 

Tallo total 

Talio disuelto 

Titanio total 

Vanadio total 

·,~':! /.i 1 • .,,,,-JI """'"""'"'"'11 
~·:·:·. :.-~?~;-:·~;_t~ ~:-:&:~r¡~~~~§;:~1~l, 
·- Mm1steno ,_, ... ,., ~,:r •. , y \ .. •':.:.:· ~ ~~r·b,:~ ~~t·~ 
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<0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 

mg/L 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

0,49 0,42 0,39 0,50 0,43 0,71 0,50 0,07 0,27 0,29 0,23 0,14 0,33 0,85 0,28 0,24 

0,38 0,31 0,33 0,32 0,25 0,35 0,29 <0,02 0,09 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,24 0,08 0,23 

<0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 

<0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 l <0,002 1 <0,002 J <0 ,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 1 <0,002 l <0,002 1 <0,002 

<0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 0,003 <0,001 0,002 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 0,003 <0,001 

<0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 0,003 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

<0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 

mg/L 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 1 <0,006 

mg/L 4,19 4,24 4,58 4,71 4,80 5,10 5,36 5,22 5,47 5,50 5,64 6,29 5,87 5,88 5,93 5,60 

mg/L 3,98 4,02 4,56 4,71 4,78 5,02 5,25 5,01 5,19 5,27 5,37 5,87 5,55 5,78 5,68 5,25 

mg/L 2,30 2,20 2,40 2,45 2,50 2,67 2,65 2,43 2,45 2,45 2,51 2,60 2,57 2,52 2,60 2,12 

mg/L 2,22 2,14 2,30 2,32 2,31 2,47 2,49 2,05 2,05 2,01 2,12 2,12 2,13 2,25 2,22 1,96 

mg/L <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 

mg/L <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 1 <0,007 

mg/L <0,001 1 <0,001 1 0,004 1 0,004 1 0,004 1 0,004 1 0,005 1 0,006 1 0,004 1 0,007 ! 0,0096 1 0,004 1 0,007 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

mg/L 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 1 <0,001 

0,05 0,05 0,0025 

0,02 0,05 0,005 

0,0008 

mg/L <0 ,001 <O,oo1 1 <0,001 1 <O,oo1 1 <O,oo1 1 <0,001_l <O,oo1 1 <O,oo1 ¡ <0,001 1 <O,oo1 1 <o.oo1 1 <o.oo1 1 <O,~_<o_.o_o_1 _¡_1_<_o_.o_o1--'----'----'-----'-----~----' 0,002 



Vanadio 
disuelto 

Zinc total 

Zinc disuelto 

m giL 

m giL 

m giL 

<0,001 <0,001 <0,001 

0,033 0,031 0,005 

<0,004 <0,004 <0,004 

<0,001 

0,006 

0,005 
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<0,001 

0,004 

<0,004 

<0,001 <0,001 

0,030 1 0,005 

<0,004 0,005 

<0,001 

0,012 

0,005 

·•tlt 

<0,001 

0,009 

0,005 

<0,001 

0,006 

<0,004 

<0,001 <0,001 

0,009 ' 0,006 

0,007 0,005 

<0,001 

0,005 

<0,004 

<0,001 

0,008 

0,007 

<0,001 

0,017 

0,012 

<0,001 

0,019 

0,011 

2 24 0,1 2 
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INFORMES DE ENSAYO 



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL · DA 

CON REGISTRO W LE · 031 

INACAL 
DA - Perú 
l..J.bor.1torio do En:ayo 

Acreditado 

INSPECTORA TE 
Registro N" LE· 031 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 66914L/1 7-MA 

CLIENTE 

DIRECCIÓN 

PRODUCTO 

MATRIZ 

NÚMERO DE MUESTRAS 

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS 

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

FECHA DE MUESTREO 

LUGAR DE MUESTREO 

REFERENCIA DEL CLIENTE 

: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Av. Faustino Sánchez Carrión N o 603, 607 y 615 - Jesús María 

Lima 

: Agua natural 

: Agua superficial 

: 34 

Frascos de plástico, Frascos de vidrio ámbar 

: Muestras enviadas por el cliente 

: No Apl ica 

: 2017-06-01 al2017-06-04 

: Cholón - Marañón - Huánuco 

. Coordinación de Monitoreos y Vigilancia Ambiental - CUC.N 'U B­

. 05-2017-22- TDR N °1 364-2017 

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS : 201 7-06-06 

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO : 2017-06-06 

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO : 2017-06-1 2 

ORDEN DE SERVICIO : 0501 4-17/LMA 

lnspeclorale Servlces Perú S.A.C. 

A Bureau Verltas Group Company 

r-¡¡ft( 
ING. YANI MORALES H. 

C.I.P. 135922 

JEFE DE LABORATORIO MEDIO AMBIENTE 

Callao, 13 de Junio de 2017 

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de lnspectorate Services Perú S.A.C. 
Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada 

No deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
<"valor" significa no cuantificable inferior al limite de cuantificación indicado. 

>•valor" significa no cuantificable superior al limite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable . 
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. 

Este tiempo variará desde 7 di as hasta 3 meses como máximo. 

Av. Elmer Faucett N" 444. Callao- Perú 1 Central : (511 ) 61 3-8080 Fax : (511).628-9016 
www.inspectorate.com.pe 
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1. A menos que esté específicamente acordado por 
escrito, Inspector ate Services Perú SAC. de ahora 
en adelante, llamado •LA COMPAÑíA•, realiza 
servicios de acuerdo con estos "Términos y 
Condiciones Generales• y consecuentemente, 
todas las ofertas o cotizaciones de servicios, 
estarán sujetas a estas Condiciones Generales, así 
como también todos los contratos, acuerdos y 
arreglos. Estas Condiciones Generales están 
reguladas por el articulo 1764° y siguiente, del 
Código Civil de la República Peruana. 

2. LACOMPAÑfAes una empresa dedicada a prestar 
servicios de inspección y análisis tales como: 

2.1 Servicios básicos cómo los descritos en la 
condición número 6. 

2.2 Prestación servicios especiales, aceptados por LA 
COMPAÑfA según lo indicado en la condición 
número7. 

2.3 Expide reporte y/o certificados según lo indicado 
en la condición número 8. 

3. LA COMPAÑÍA actúa para la persona o 
instituciones de quienes las instrucciones para 
ejecuta r el servicio han sido recibidas (de ahora 
en adelante llamado EL CONTRATANTE). 
Ningún individuo o institución tiene derecho a 
dar instrucciones, particularmente con respecto 
al alcance de un servicio dado o al envío de 
reportes o certificados, a menos que sea 
autorizado p_or EL CONTRATANTE y acept~?o por 
LA COMPANIA. Sin embargo. LA COMPANIA será 
considerada como autorizada irrevocablemente 
enviar a su discreción, los reportes o certificados a 
terceras personas, si se encuentra siguiendo 
instrucciones de EL CONTRATANTE. 

4. LA COMPAÑÍA suministrará sus servicios de 
acuerdo con: 

4.1 Instrucciones especificas del contratante y 
confirmadas por LA COMPAÑÍA. 

4.2 Los términos del formato estándar de orden de 
servicios de LA COMPAÑIA. 

4.3 Las prácticas comunes de comercio, uso y 
manejo. 

4.4 Los métodos que LA COMPAÑÍA pueda 
considerar apropiados en los campos técnicos, 
operacionales y/o financieros. 

5.1 Todas las preguntas y órdenes por parte de EL 
CONTRATANTE de servicios deben estar 
acompañadas de suficiente información, 
especificaciones e instrucciones que le permitan 
a LA COMPAÑÍA evaluar y/o realizar los servicios 
requeridos. 

5.2 Documentos que reflejen contratos entre EL 
CONTRATANTE y terceras personas, o 
documentos de terceras personas, tales como 
copias de contratos de venta, notas de crédito, 
conocimientos de embarque, etc., son 
considerados (si son recibidos por LA COMPAÑÍA) 
solamente como informativos, sin extender o 

---~~e~~~~;;i~2:1~~s compromisos aceptados por LA 

6. Los servicios estándares de lA COMPAÑIA 
pueden incluir todos o algunos de los 
mencionados a continuación: 

6.1.lnspección cualitativa o cuantitativa. 
6.2.1nspección de bienes, plantas, equipos, 

empaquetado, tanques, contenedores y medios 
de transporte. 

6.3.1nspección de carga y descarga. 
6.4.Muestreo. 
6.5.Análisis en el laboratorio u otro tipo de prueba. 
6.6.Estudios y auditorias 

7. Servicios especiales cuando los mismos exceden 
el campo de servicios estándares referidos en la 
condición número 6, serán realizados por LA 
COMPAÑÍA, mediante acuerdos particulares. 
Los siguientes servicios especiales son ilustrativos 
y no excluyentes: 

7 .1.Garantías cualitativas o cuantitativas 
7 .2.Calibración de tanques, calibración métrica o 

mediciones 
7 .3.Provisión de técnicos o algún otro personal. 
7 .4.1nspecciones pre-embarque bajo regulaciones 

gubernamentales de importaciones o aduanas. 
7 .S.Supervisión de proyectos industriales completos, 

incluyendo ingeniería y reportes de progreso. 
7 .6.Servicios de Consultoría. 
8 . 
8.1 Sujeto a las instrucciones de EL CONTRATANTE y 

aceptadas por LA COMPAÑÍA. ésta última emitirá 
reportes y certificados del servicio realizado los 
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco 
de las limitaciones de las Instrucciones recibidas. 
LA COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse 
o reportar acerca de cualquier hecho o 
circunstancia fue ra de estas instrucciones 
especificas recibidas. 

8.2. Los reportes o certificados emitidos a partir de 
pruebas o análisis realizados a •muestras 
articulares•, contienen las opiniones específicas 
de LA COMPAÑÍA de dichas muestras, y no 
expresan una opinión con respecto al total (lote) 
del material de donde éstas fueron obtenidas. Si 
se requiere una opinión acerca del material 
completo, se deberá coordinar en forma 
anticipada con LA COMPAÑfA. la inspección y 
toma de muestras del total del material. 

9. Obligaciones de EL CONTRATANTE: 
9.1 Asegurarse que las instrucciones dadas a LA 

COMPAÑÍA contengan la suficiente información 
y sean suministradas oportunamente, para 
disponer que los servicios requeridos sean 
realizados efectivamente. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

9.2. Procurará todo el acceso necesario a los 
represen tantes de LA COMPAÑÍA, para así 
permitir asegurar que todos los servicios sean 
realizados en forma efectiva. 

9.3. Suministrar, si es necesario, equipos especiales o 
personal para la realización de los servicios 
requeridos . 

9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas 
necesarias para la seguridad de las condiciones 
de trabajo e instalaciones, durante el desarrollo 
de los servicios y no se limitará solamente a 
atender las sugerencias de LA COMPAÑÍA en este 
respecto, sean o no solicitadas. 

9.5 Tomar todas las acciones necesarias para 
el iminar o resolver obstrucciones o 
interrupciones en la realización de los servicios 
contratados. 

9.6. Informar con anticipación a LA COMPAÑÍA 
acerca de riesgos o peligros conocidos, actuales 
o potenciales, relacionados con alguna 
instrucción e muestreo o análisis, Incluyendo por 
ejemplo, la presencia de riesgo por radiación, 
elementos tóxicos, nocivos o explosivos; venenos 
o contaminación ambiental. 

9.7 Ejercer todos sus derechos y liberarse de todas sus 
obligaciones con respecto a algún contrato en 
particular, independientemente de sf se han 
emitido reportes o no; debido al incumplimiento 
de lA COMPAÑÍA, en alguna de sus obligaciones. 

1 O. Puede permitir a la COMPAÑÍA delegar a su 
discreción la realización del trabajo para el cual 
fue contratada, en forma completa o parcial, a 
cualquier agente o subcontratista. 

11. Todos lo s técnicos y otro personal 
proporcionados por la Compañía en el ejercicio 
de cualquiera de los servicios siempre y en todo 
momento serán los empleados, agentes o 
subcontratistas (Como puede ser el caso) de la 
Compañia como tal, todas esas personas serán 
responsables y sujeto a las instrucciones de la 
Compañía en todo momento. Salvo acuerdo en 
contrario de la Compañía, estas personas no 
estarán obligados a seguir todas las 
instrucciones del CONTRATANTE. 

12 Si los requerimientos de EL CONTRATANTE 
exigen el análisis de muestras por parte de EL 
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA 
COMPAÑÍA emitirá los resultados pero sin 
responsabilidad por la exactitud de los mismos. 
Del mismo modo, cuando LA COMPAÑÍA solo 
actué como testigo en la realización del análisis 
por EL CONTRATANTE o por un tercer 
laboratorio, LA COMPAÑÍA dará confirmación de 
que la muestra correcta fue analizada, pero no 
tendrá ninguna responsabilidad sobre la 
exactitud de los resultados. 

13 Debido a la posibilidad de estratificación de 
algunas cargas y/o las limitaciones impuestas a 
nosotros por cerradas o restringidas sistemas de 
toma de muestras, la Compañia no puede 
garant1zar que estas muestra s son 
representativas de la carga a bordo o los 
resultados de las pruebas obtenidos e informó 
sobre nuestros certificados de calidad son 
representativas de dicha carga. 

14. 
14.1 LA COMPAÑÍA tomará el debido cuidado y 

buena práctica en la realización de sus servicios y 
aceptará responsabilidad sólo cuando tales 
cuidados y prácticas no hayan sido ejecutados y 
se pruebe aJgún, tipo de negligencia por parte de 
LA COMPANIA. 

14.2 La responsabilidad de LA COMPAÑÍA respecto a 
quejas por pérdidas, daños o gastos de cualquier 
naturaleza, ocurridas en cualquier momento, 
debido a cualquier infracción al contrato o 
alguna falla en el cuidado y buena práctica por 
parte de LA COMPAÑÍA, no deberá en ninguna 
circunstancia exceder 1 O( diez) veces la tarifa o 
cantidad pagable con respecto al servicio 
especifico requerido, el cual a su vez está bajo 
un contrato en particular con LA COMPAÑIA, que 
da lugar a las reclamaciones en cuestión. Sin 
e mbargo, LA COMPAÑIA no tendrá 
responsabilidad con respecto a cualquier 
reclamo por pérdida indirecta o consecuente, 
incluyendo pérdidas de ganancias y/o negocios 
futuros y/o producción y/o cancelación de 
contra t o s en los cuales participa EL 
CONTRATANTE. En el caso que la tarifa o 
cantidad a pagar por servicio, se refiera a un 
grupo de servicios y el reclamo se sucede con 
respecto a uno de dichos servicios de la tarifa 
deberá ser indicada, para el propósito de este 
numeral, mediante referencia al tiempo total 
involucrado en el desarrollo de cada servicio. 

14.3 El limite de responsabilidad de LA COMPAÑÍA 
bajo los términos de la condición número 14.2, 
puede ser aumentado por solicitud recibida con 
anterioridad a la ejecución de un servicio o como 
acuerdo por el pago de una tarifa más alta, 
equiva lente a una fracción adecuada del 
incremento de la compensación . 

14.4 Todas las garantías, condiciones y otros términos 
implícitos por la ley o de derecho común son, en 
la máxima medida permitida por la ley, excluidas 
de las presentes Condiciones Generales. 

14.5Nada de lo dispuesto en estas Condiciones 
Generales, limite o excluya la responsabilidad de 
la Empresa: 

14.5.1 en caso de muerte o lesiones personales 
resultantes de negligencia, o 

14.5.2 de cualquier daño o responsabilidad incurrida 
por el principal como resultado de fraude o 
tergiversación fraudulenta por la Compañía, o 

14.5.3 de cualquier responsabilidad que no puede ser 
restringida o excluida por la ley. 

14.5.4 Esta condición 14 establece la totalidad de la 
responsabilidad financiera de la Compañía 
(incluyendo cualquier responsabilidad por los 
actos u omisiones de sus empleados, agentes y 
sub-contratistas) a la principal con respecto a 
cualquier incumplimiento de estas Condiciones 
Generales, cualquier uso que se haga por el 
director de los servicios y toda representación, 
declaración o acto delictivo u omisión 
(incluyendo negligencia) que surjan en relación 
con estas Condiciones Generales. 

15. EL CONTRATANTE podrá garantizar que 
protegerá o indemnizará a lA COMPAÑÍA y sus 
representantes. empleados, agentes o sub 
contratistas, frente a todos los reclamos hechos 
por terceros, respecto a pérdidas, costos por 
daños dé cualquier naturaleza debido a reclamos 
o cualquier otra circunstancia relacionada con el 
desarrollo, intensión de desarrollar o no 
desarrollo, de cualquier servicio, que exceda lo 
estipulado, según la condición número 14. 

16. Cada ell]pleada, agente o subcontratista de LA 
COMPANIA, podrá tener el beneficio de las 
limitaciones de compensación o indemnización 
contenidos en estas Condiciones Generales y en 
consecuencia en los que a tales limitaciones 
respecta, cualquier contrato asumido por LA 
COMPAÑiA es asumido no solo en su propio 
beneficio, sino también como agente y garante 
de las personas aquí mencionadas. 

17. En el evento que surja cualquier problema o 
costo imprevisto durante la ejecución de algún 
servicio contratado, lA COMPAÑÍA podrá ser 
autorizada para realizar cobros adicionales para 
cubrir los costos para cubrir tiempo de trabajo 
adicional y gastos en los que necesariamente se 
incurre para cumplir con el Servicio. 

18 18.1 EL CONTRATANTE pagará puntualmente en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) días después 
de la fecha de emisión de la factura o dentro de 
cualquier otro plazo que halla sido acordado por 
escrito con LA COMPAÑÍA, todos los respectivos 
cargos hechos por LA COMPAÑIA. El no 
cumplimiento del plazo acarreará el pago de 
intereses a razón de 15% anual a partir de la 
fecha de emisión de la factura hasta la fecha de 
pago mas los gastos e impuestos producto de la 
demanda. 

nombrar a un síndico o administrador de la 
principal , o 

21.5 principal hace cualquier acuerdo o convenio con 
sus acreedores, o hace una solicitud a un tribunal 
de jurisdicción competente para la protección de 
sus acreedores en forma alguna, o 

21.6 Principal cesa, o amenaza con cesar, al comercio, 
o 

21 .7de la principal toma o sufre cualquier otra 
similar o análogo de acción en cualquier 
jurisdicción, en consecuencia, de la deuda. 

22 . En caso de cese de cualquier o todos los contratos 
para la prestación de servicios por cualquier 
razón: 

22.1 El Director de pagar inmediatamente a la 
Compañia todos los pendientes de la empresa 
las facturas impagadas e intereses y, en el caso de 
los servicios prestados, pero para los que no se 
ha presentado la factura. la empresa podrá 
presentar una factura, en la que se pagarán 
inmediatamente después de la recepción, 

22.2 los derechos adquiridos de las partes en cuanto 
a la rescisión no se verá afectada 

23 LA COMPAÑÍA no es un asegurador ni un garante 
y está liberada de responsabilidad con respecto a 
esas atribuciones . El CONTRATANTE que 
requiera garantlas contra pérdidas o daños. 
deberá obtener el seguro apropiado. 

24 Ninguna alteración, enmienda o renuncia a 
cualquiera de estas Condiciones Generales, 
tendrá algún efecto a menos que sean hechas 
por escrito y firmadas por un representante 
autorizado de LA COMPANÍA. 

25. 
25.1 Si cualquiera de las disposiciones (o parte de una 

disposición) de las presentes Condiciones 
Generales se encuentra por cualquier tribunal u 
órgano administrativo de la jurisdicción 
competente para ser inválida , ilegal o 
inaplicable, las demás disposiciones seguirán en 
vigor 

25.2Si cualquier inválida, inaplicable o ilegal 
disposición seria válida y ejecutable o jurídica, si 
alguna parte de ella se han suprimido, esta 
disposición se aplicará a cualquier modificación 
es necesaria para que sea válida y exigible y legal. 

26. Cada una de las partes reconoce y acepta que, en 
la celebración de cualquier contrato de 
prestación de servicios de conformidad con estas 

18.2Todos los precios y las tasas debidas en virtud de Condiciones Generales no cuenta con ninguna 
las presentes Condiciones Generales, a menos empresa, promesa, garantía , declaración, 
que la compañia confirma por escrito, ser representación, garantfa o entendimiento (ya 
exclusiva de ningún valor añadido 0 impuesto sea por escrito o no) de cualquier persona (ya sea 
sobre las ventas que se cobrará en adición a la parte en estas condiciones o no) relacionados 
tasa vigente que corresponda. con el objeto de estas Condiciones Generales, 

18.3EL CONTRATANTE no está autorizado para con excepción de lo expresamente establecido 
retener o diferir el pago de cualquier suma que se en el o mencionadas en las presentes 
le adeude a LA COMPAÑÍA, aduciendo alguna Condiciones Generales. 
disputa o reclamos que pueda alegar en contra 27. Todos los contratos para la prestación de servidos 
de LA COMPAÑÍA. entró en conformidad con las presentes 

18.4En el caso de cualquier suspensión de-;-loc-s---,con0iC1ones Generales se realizan para e.------. 
compromisos de pago con acreedores, qu iebra, beneficio de la Sociedad y la única y principal (en 
liquidez, embargo o cesación de actividades por su caso) de sus sucesores y cesionarios 
parte de EL CONTRATANTE, LA COMPAÑIA podrá autorizados y que no están destinados a 
ser autorizada automáticamente para suspender beneficiar, o ser exigible por cualquier otra 
el desarrollo de sus servicios y sin persona. 
responsabilidad alguna. 28. Avisos dados bajo las presentes Condiciones 

19 En el caso que LA COMPAÑÍA sea prevenida, por Generales se realizarán por escrito, enviado a la 
alguna causa fuera de su control de efectuar o atención de la persona. y que dicha dirección o 
completar algún servicio acordado, EL número de fax de la parte podrá notificar a la 
CONTRATANTEpagaráaLACOMPAÑIA: otra parte de vez en cuando y se entregarán 

19.1 Costos realizados o aún por hacer con el objeto personalmente, o enviarse por correo enviado 
de poder detener los trabajos. por pre-pago, de primera clase de correo o 

19.2 Una porción de la tarifa acordada equivalente a correo certificado. Un aviso se considerará que se 
la proporción del servicio efectivamente han recibido, en caso de entrega personal , en el 
realizado, quedando lA COMPAÑiA dispensada momento de la entrega, en el caso de pre-pago o 
de toda responsabilidad en absoluto, por la post de primera clase correo certificado, 48 · 
parcial o total no ejecución del servicio. horas a partir de la fecha de envío y, si se 

20 LA COMPAÑÍA podrá ser dispensada de toda considera la recepción en virtud de la presente 
responsabilidad con EL CONTRATANTE, por Condición 28 se no en el horario comercial (es 
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro decir, 9.00 a 5.30 pm de lunes a viernes en un día 
de los seis meses sub~lguientes a la ejecución por que es un día hábil), a las 9.00 horas en el primer 
parte de lA COMPANIA de los servicios que dan dfa hábil tras la entrega. Para probar el servicio, 
lugar al reclamo, a menos que se entable una es suficiente para demostrar que la notificación 
demanda o en caso se alegue la no ejecución de fue debidamente y se publicará. 
algún servicio, si no es durante los seis meses 
subsiguientes a fecha en que el servicio debió 
haber sido ejecutado. 

21 . Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o 
recursos que puede tener, la Compañía puede 
terminar cualquier o todos los contratos para la 
prestación de servicios de conformidad con estas 
Condiciones Generales, sin que la principal 
responsabilidad de dar aviso de inmediato a la 
principal si: 

21.1 Principal comete un incumplimiento sustancial 
de cualquiera de los términos de estas 
Condiciones Generales y (si esa violación es 
remediable) no remedia dicho incumplimiento 
dentro de los 30 días de la principal que se 
notificará por escrito de la violación, o 

21.2se hace un pedido o se aprueba una resolución 
para la liquidación de la principal, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente para hacer una 
disolución de la principal 

21 .3 se hace una orden, o los documentos que se 
presentan en un tribunal de jurisdicción 
competente, para el nombramiento de un 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal. o 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 

21 .4se nombra un receptor de cualquiera de los 
principales activos o empresa, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente o un acreedo-r de 

29. 
29.1 Cualquier controversia o demanda que surja de 

o en conexión con estas Condiciones Generales o 
de sus materias, se regirán e interpretarán de 
conformidad con las leyes del Estado Peruano. 

29.2Las partes irrevocablemente de acuerdo en que 
los tribunales del Estado Peruano no tendrá 
competencia exclusiva para resolver cualquier 
controversia o reclamación que surja de o en 
conexión con estas Condiciones Generales o de 
su materia 



INSPECTORA TE 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL- DA 

CON REGISTRO W LE - 031 

Registro N'LE- 031 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 66914L/17-MA 

RESULTADOS DE A NÁLISIS 

Estación de Muestreo RChon8 RSAna1 RChon9 RAjÍ1 RSAnl1 

Fecha de Muestreo 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-01 

Hora de Muestreo 09:45 10:45 12:15 12:50 14:25 

Código de Laboratorio 
05461 05461 05461 05461 05461 
00001 00002 00003 00004 00005 

Matriz AS AS AS AS AS 

Ensayo Unidad L. C. L. D. 

Aceites y Grasas mg/L 1.0 0.6 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Solidos Totales Suspendidos mg/L 3.0 1.3 7.2 <3.0 7.6 <3.0 <3.0 

Estación de Muestreo RPale1 RChon12 RChon11 RChon13 RBian1 

Fecha de Muestreo 20 17-06-02 2017-06-02 2017-06-02 2017-06-02 2017-06-02 

Hora de Muestreo 10:10 11 :40 12:40 14:15 15:10 

Código de Laboratorio 
05461 05461 05461 05461 05461 
00007 00008 00009 00010 00011 

Matriz AS AS AS AS AS 

Ensayo Unidad L. C. L. D. 

Aceites y Grasas mg/L 1.0 0.6 <1.0 <1.0 <1.0 <1 .0 <1.0 

Solidos Totales Suspendidos mg/L 3.0 1.3 3.2 12.4 4.4 8.0 <3.0 

Estación de Muestreo RChon 15 RCamo1 RCamo2 RCris1 RChon16 

Fecha de Muestreo 2017-06-02 2017-06-03 2017-06-04 2017-06-04 2017-06-04 

Hora de Muestreo 17:30 16:40 . 13:00 14:35 16:10 

Código de Laboratorio 
05461 05461 05461 05461 05461 
00013 0001 4 00015 00016 00017 

Matriz AS AS AS AS AS 

Ensayo Unidad L. C. L. D. 

Aceites y G rasas mg/L 1.0 0.6 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Solidos Totales Suspendidos mg/L 3.0 1.3 8.0 <3.0 <3.0 <3.0 10.8 

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de lnspectorate Services Perú S.A. C. 
Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada 

RChon10 

2017-06-02 

09:10 

05461 
00006 

AS 

<1.0 

7.2 

RChon14 

2017-06-02 

16:20 

05461 
00012 

AS 

<1.0 

8.0 

No deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
<"valor" significa no cuantificable inferior al limite de cuantificación indicado. 

>"valor" significa no cuanti fi cable superior al limite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable. 
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependeran del laboratorio que realice el analisis. 

Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo. 

Av. Elmer Faucett W 444. Callao- Perú 1 Central: (511) 613-8080 Fax: (511).628-9016 
www.inspectorate.com.pe 
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1. A menos que esté especfficamente acordado por 
escrito, lnspectorate Services Perú SAC. de ahora 
en adelante, llamado "LA COMPAÑíA•, realiza 
servidos de acuerdo con estos "Términos y 
Condiciones Generales• y consecuentemente, 
todas las ofertas o cotizaciones de servicios, 
estarán sujetas a estas Condiciones Generales, así 
como también todos los contratos, acuerdos y 
arreglos. Estas Condiciones Generales están 
reguladas por el articulo 1764° y siguiente, del 
Código Civil de la República Peruana. 

2. LA COMPAÑiA es una empresa dedicada a prestar 
servicios de inspección y análisis tales como: 

2.1 Servicios básicos cómo los descritos en la 
condición número 6. 

2.2 Prestación servicios especiales, aceptados por LA 
COMPAÑiA según lo indicado en la condición 
número 7. 

2.3 Expide reporte y/o certificados según lo indicado 
en la condición número 8. 

3. LA COMPAÑÍA actúa para la persona o 
instituciones de quienes las instrucciones para 
ejecutar el servicio han sido recibidas (de ahora 
en adelante llamado EL CONTRATANTE). 
Ningún individuo o institución tiene derecho a 
dar instrucciones, particularmente con respecto 
al alcance de un servicio dado o al envío de 
reportes o certificados, a menos que sea 
autorizado P.or EL CONTRATANTE y acept~~o por 
LA COMPANIA. Sin embargo, LA COMPANIA será 
considerada como autorizada irrevocablemente 
enviar a su discreción, los reportes o certificados a 
terceras personas, si se encuentra siguiendo 
instrucciones de EL CONTRATANTE. 

4 . LA COMPAÑÍA suministra rá sus servicios de 
acuerdo con: 

4.1 Instrucciones especificas del contratante y 
confirmadas por LA COMPAÑÍA. 

4.2 Los términos del formato estándar de orden de 
servicios de LA COMPAÑIA. 

4.3 Las prácticas comunes de comercio, uso y 
manejo. 

4.4 Los métodos que LA COMPAÑIA pueda 
considerar apropiados en los campos técnicos, 
operacionales y/o financieros . 

5.1 Todas las preguntas y órdenes por parte de EL 
CONTRATANTE de servicios deben esta r 
acompañadas de suficiente información, 
especificaciones e instrucciones que le permitan 
a LA COMPAÑÍA evaluar y/o realiza r los servicios 
requeridos. 

5.2 Documentos que reflejen contratos entre EL 
CONTRATANTE y terceras personas, o 
documentos de terceras personas, tales como 
copias de contratos de venta, notas de crédito, 
conocimientos de embarque, etc., son 
considerados (si son recibidos por LA COMPAÑiA) 
solamente como informativos, sin extender o 

---.;;~e~;;~~;;;i~l'*¡l~s compromisos aceptados por LA 

6. Los servicios estándares de LA COMPAÑÍA 
pueden incluir todos o algunos de los 
mencionados a continuación: 

6.1 .1nspección cualitativa o cuantitativa. 
6.2 .1nspección de bienes, plantas, eq uipos, 

empaquetado, tanques, contenedores y medios 
de transporte. 

6.3.1nspección de carga y descarga. 
6.4.Muestreo. 
6.5.Análisis en el laboratorio u otro tipo de prueba. 
6.6.Estudios y audita rlas 

7. Servicios especiales cuando los mismos exceden 
el campo de servicios estándares referidos en la 
condición número 6, serán realizados por LA 
COMPAÑÍA, mediante acuerdos particulares. 
Los siguientes servicios especiales son ilustrativos 
y no excluyentes: 

7 .1 .Garantías cualitativas o cuantitativas 
7.2.Calibración de tanques, calibración métrica o 

mediciones 
7 .3.Provisión de técnicos o algún otro personal. 
7.4.1nspecciones pre-embarque bajo regulaciones 

gubernamentales de importaciones o aduanas. 
7 .5.Supervisión de proyectos industriales completos, 

incluyendo ingeniería y reportes de progreso. 
7 .6.Servicios de Consultoría. 
8. 
8.1 Sujeto a las instrucciones de EL CONTRATANTE y 

aceptadas por LA COMPAÑÍA, ésta última emitirá 
reportes y certificados del servicio realizado los 
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco 
de las limitaciones de las Instrucciones recibidas. 
LA COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse 
o reportar acerca de cualquier hecho o 
circu nstancia fuera de estas instrucciones 
especificas recibidas. 

8.2 .Los reportes o certificados emitidos a partir de 
pruebas o análisis realizados a •muestras 
articu lares•, contienen las opiniones especificas 
de LA COMPAÑÍA de dichas muestras, y no 
expresan una opinión con respecto al total (lote) 
del material de donde éstas fueron obtenidas. Si 
se requiere una opinión acerca del material 
completo, se deberá coordinar en forma 
anticipada con LA COMPAÑÍA, la inspección y 
toma de muestras del total del material. 

9. Obligaciones de EL CONTRATANTE: 
9.1 Asegu rarse que las instrucciones dadas a LA 

COMPAÑÍA contengan la suficiente información 
y sean suministradas oportunamente, para 
disponer que Jos servicios requeridos sean 
realizados efectivamente. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

9.2. Procurará todo el acceso necesario a los 
representantes de LA COMPAÑÍA, para así 
permitir asegurar que todos los servicios sean 
realizados en forma efectiva. 

9.3. Suministrar, si es necesario, equipos especiales o 
personal para la realización de los servicios 
requeridos. 

9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas 
necesarias para la seguridad de las condiciones 
de trabajo e instalaciones, durante el desarrollo 
de los servicios y no se limitará solamente a 
atender las sugerencias de LA COMPAÑÍA en este 
respecto, sean o no solicitadas. 

9.5 Tomar todas las acciones necesarias para 
eliminar o resolver obstrucciones o 
interrupciones en la realización de los servicios 
contratados. 

9.6. Informar con anticipación a LA COMPAÑIA 
acerca de riesgos o peligros conocidos, actuales 
o potenciales, relacionados con alguna 
instrucción e muestreo o aná lisis, Incluyendo por 
ejemplo, la presencia de riesgo por radiación, 
elementos tóxicos, nocivos o explosivos; venenos 
o contaminación ambiental. 

9. 7 Ejercer todos sus derechos y liberarse de todas sus 
obligaciones con respecto a algún contrato en 
particular, independientemente de sf se han 
emi tido reportes o no; debido al incumplimiento 
de LA COMPAÑÍA, en alguna de sus obligaciones. 

10. Puede permitir a la COMPAÑÍA delegar a su 
discreción la realización del trabajo para el cual 
fue contratada, en forma completa o pardal, a 
cualquier agente o subcontratista . 

11. Todos los técnicos y otro personal 
proporcionados por la Compañía en el ejercicio 
de cualquiera de los servicios siempre y en todo 
momento serán los empleados, agentes o 
subcontratistas (Como puede ser el caso) de la 
Compañía como tal, todas esas personas serán 
responsables y sujeto a las instrucciones de la 
Compañía en todo momento. Salvo acuerdo en 
contrario de la Compañía, estas personas no 
estarán obligados a seg uir todas la s 
instrucciones del CONTRATANTE. 

12 Si los requerimientos de EL CONTRATANTE 
exigen el análisis de muestras por parte de El 
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA 
COMPAÑÍA emitirá los resultados pero sin 
responsabilidad por la exactitud de los mismos. 
Del mismo modo, cuando LA COMPAÑÍA solo 
actué como testigo en la realización del análisis 
por EL CONTRATANTE o por un tercer 
laboratorio, LA COMPAÑÍA dará confirmación de 
que la muestra correcta fue analizada, pero no 
tendrá ninguna responsabilidad sobre la 
exactitud de los resultados. 

13 Debido a la posibilidad de estratificación de 
algunas cargas y/o las limitaciones impuestas a 
nosotros por cerradas o restringidas sistemas de 
toma de muestras, la Compañia no puede 
garantizar que estas muestras son 
representativas de la carga a bordo o los 
resultados de las pruebas obtenidos e informó 
sobre nuestros certificados de calidad son 
representativas de dicha carga. 

14. 
14.1 LA COMPAÑÍA tomará el debido cuidado y 

buena práctica en la realización de sus servicios y 
aceptará responsabilidad sólo cuando tales 
cuidados y prácticas no hayan sido ejecutados y 
se pruebe aj9ún, tipo de negligencia por parte de 
LA COMPANIA. 

14.2 La responsabilidad de LA COMPAÑÍA respecto a 
quejas por pérdidas, daños o gastos de cualquier 
naturaleza, ocurridas en cualquier momento, 
debido a cualquier infracción al contrato o 
alguna falla en el cu~qado y buena práctica por 
parte de LA COMPANIA, no deberá en ninguna 
circunstancia exceder 1 O( diez) veces la tarifa o 
cantidad pagable con respecto al servicio 
especifico requerido, el cual a su vez está bajo 
un contrato en particular con LA COMPAÑiA, que 
da lugar a las reclamaciones en cuestión. Sin 
e mbargo , LA COMPAÑÍA no tendrá 
responsabilidad con respecto a cualquier 
reclamo por pérdida indirecta o consecuente, 
incluyendo pérdidas de ganancias y/o negocios 
futuros y/o producción y/o cancelación de 
contratos en lo s cuales participa EL 
CONTRATANTE. En el caso que la tarifa o 
cantidad a pagar por servicio, se refiera a un 
grupo de servicios y el reclamo se sucede con 
respecto a uno de dichos servicios de la tarifa 
deberá ser indicada, para el propósito de este 
numeral, mediante referencia al tiempo total 
involucrado en el desarrollo de cada servicio. 

14.3 El lfmite de responsabilidad de LA COMPAÑÍA 
bajo los términos de la condición número 14.2, 
puede ser aumentado por solicitud recibida con 
anterioridad a la ejecución de un servicio o como 
acuerdo por el pago de una tarifa más alta, 
equivalente a una fracción adecuada del 
incremento d e la compensación. 

14.4 Todas las garantías, condiciones y otros términos 
implícitos por la ley o de derecho común son, en 
la máxi ma medida permitida por la ley, excluidas 
de las presentes Condiciones Generales. 

14.5Nada de lo dispuesto en estas Condiciones 
Generales, limite o excluya la responsabilidad de 
la Empresa: 

14.5.1 en caso de muerte o lesiones personales 
resultantes de negligencia, o 

14.5.2 de cualquier daño o responsabi lidad incurrida 
por el principal como resultado de fraude o 
tergiversación fraudulenta por la Compañía, o 

14.5.3 de cualquier responsabilidad que no puede ser 
restringida o excluida por la ley. 

14.5.4 Esta condición 14 establece la totalidad de la 
responsabilidad financiera de la Compañia 
(incluyendo cualquier responsabilidad por los 
actos u omisiones de sus empleados, agentes y 
sub-contratistas) a la principal con respecto a 
cualquier incumplimiento de estas Condiciones 
Generales, cualquier uso que se haga por el 
director de los servicios y toda representación, 
declaración o acto delictivo u omisión 
(incluyendo negligencia) que surjan en relación 
con estas Condiciones Generales. 

15. EL CONTRATANTE podrá garantizar que 
protegerá o indemnizará a LA COMPAÑÍA y sus 
representantes, empleados, agentes o sub 
contratistas, frente a todos los reclamos hechos 
por terceros, respecto a pérdidas, costos por 
daños dé cualquier naturaleza debido a reclamos 
o cualquier otra circunstancia relacionada con el 
desarrollo, intensión de desa rrol lar o no 
desarrollo, de cualquier servicio, que exceda lo 
estipulado, según la condición número 14. 

16. Cada en]pleada, agente o subcontratista de LA 
COMPANIA, podrá tener el beneficio de las 
limitaciones de compensación o indemnización 
contenidos en estas Condiciones Generales y en 
consecuencia en los que a tales limitaciones 
respecta, cualquier contrato asumido por LA 
COMPAÑÍA es asumido no solo en su propio 
beneficio, sino también como agente y garante 
de las personas aquí mencionadas. 

17. En el evento que surja cualquier problema o 
costo imprevisto durante la ejecución de algún 
servicio contratado, LA COMPAÑfA podrá ser 
autorizada para realizar cobros adicionales para 
cubrir los costos para cubrir tiempo de trabajo 
adicional y gastos en los que necesariamente se 
incurre para cumplir con el Servicio. 

1 8 18.1 EL CONTRATANTE pagará puntualmente en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) dlas después 
de la fecha de emisión de la factura o dentro de 
cualquier otro plazo que halla sido acordado por 
escrito con lA COMPAÑIA, todos los respectivos 
cargos hechos por LA COMPAÑIA. El no 
cumplimiento del plazo acarreará el pago de 
intereses a razón de 1 5% anual a partir de la 
fecha de emisión de la factura hasta la fecha de 
pago mas los gastos e impuestos producto de la 
demanda . 

nombrar a un sindico o administrador de la 
principal, o 

21 .5 principal hace cualquier acuerdo o convenio con 
sus acreedores, o hace una solicitud a un tribunal 
de jurisdicción competente para la protección de 
sus acreedores en forma alguna, o 

21.6 Principal cesa, o amenaza con cesar, al comercio, 
o 

21.7de la principal toma o sufre cualquier otra 
similar o análogo de acción en cualquier 
jurisdicción, en consecuencia, de la deuda . 

22. En caso de cese de cualquier o todos los contratos 
para la prestación de servidos por cualquier 
razón: 

22.1 El Director de pagar inmediatamente a la 
Compañia todos los pendientes de la empresa 
las facturas impagadas e intereses y, en el caso de 
los servicios prestados, pero para los que no se 
ha presentado la factura, la empresa podrá 
presentar una factura, en la que se pagarán 
inmediatamente después de la recepción, 

22.2 los derechos adquiridos de las partes en cuanto 
a la rescisión no se verá afectada 

23 LA COMPAÑiA no es un asegurador ni un garante 
y está liberada de responsabilidad con respecto a 
esas atribuciones . EL CONTRATANTE que 
requiera garantfas contra pérdidas o daños, 
deberá obtener el seguro apropiado. 

24 Ninguna alteración, enmienda o renuncia a 
cualquiera de estas Condiciones Generales, 
tendrá algún efecto a menos que sean hechas 

~~;o~~~~~o d~ ;_r;;~~~~{:. un representante 

25. 
25.1 Si cualquiera de las disposiciones (o parte de una 

disposición) de las presentes Condiciones 
Generales se encuentra por cualquier tribunal u 
órgano administrativo de la jurisdicción 
competente para ser inválida, ilegal o 
inaplicable, las demás disposiciones seguirán en 
vigor 

25.2Si cualquier inválida, inaplicable o ilegal 
disposición sería válida y ejecutable o jurídica, si 
alguna parte de ella se han suprimido, esta 
disposición se aplicará a cualquier modificación 
es necesaria para que sea válida y exigible y legal. 

26. Cada una de las partes reconoce y acepta que, en 
la celebración de cualquier contrato de 
prestación de servicios de conformidad con estas 

18.2Todos los precios y las tasas debidas en virtud de Condiciones Generales no cuenta con ninguna 
las presentes Condiciones Generales, a menos empresa, promesa , garantía, declaración, 
que la compañía confirma por escrito, ser representación, garantía o entendimiento (ya 
exclusiva de ningún valor añadido 0 impuesto sea por escrito o no) de cualquier persona (ya sea 
sobre las ventas que se cobrará en adición a la parte en estas condiciones o no) relacionados 
tasa vigente que corresponda. con el objeto de estas Condiciones Generales, 

18.3EL CONTRATANTE no está autorizado para con excepción de lo expresamente establecido 
retenerodiferirelpagodecualquiersumaquese en el o mencionadas en las presentes 
le adeude a LA COMPAÑÍA, aduciendo alguna Condiciones Generales. 
disputa o reclamos que pueda alegar en contra 27. Todos los contratos para la prestación de servicios 
de LA COMPAÑfA. entró en conformidad con las presentes 

18At.nel caso ae cualqurer suspens~,ó~n~a~e ~l~os~--,condiciones-Generales-se-realizan-para-el--
compromisos de pago con acreedores, quiebra, beneficio de la Sociedad y la única y principal (en 
liquidez, embargo o cesación de actividades por su caso) de sus sucesores y cesionarios 
parte de EL CONTRATANTE, LA COMPAÑfA podrá autorizados y que no están destinados a 
ser autorizada automáticamente para suspender beneficiar, o ser exigible por cualquier otra 
el desarrollo de sus servicios y sin persona. 
responsabilidad alguna. 28. Avisos dados bajo las presentes Condiciones 

19 En el caso que LA COMPAÑÍA sea prevenida, por Generales se realizarán por escrito, enviado a la 
alguna causa fuera de su control de efectuar o atención de la persona, y que dicha dirección o 
completar algún servicio acordado, EL número de fax de la parte podrá notificar a la 
CONTRATANTE pagará a LA COMPAÑIA: otra parte de vez en cuando y se entregarán 

19.1 Costos realizados o aún por hacer con el objeto personalmente, o enviarse por correo enviado 
de poder detener los trabajos. por pre-pago, de primera clase de correo o 

19.2 Una porción de la tarifa acordada equivalente a correo certificado. Un aviso se considerará que se 
la proporción del servicio efectivamente han recibido, en caso de entrega personal, en el 
realizado, quedando LA COMPAÑÍA dispensada momento de la entrega, en el caso de pre-pago o 
de toda responsabilidad en absoluto, por la post de primera clase correo certificado, 48 · 
parcial o total no ejecución del servicio. horas a partir de la fecha de envío y, sí se 

20 LA COMPAÑÍA podrá ser dispensada de toda considera la recepción en virtud de la presente 
responsabilidad con EL CONTRATANTE, por Condición 28 se no en el horario comercial (es 
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro decir, 9.00 a 5.30 pm de lunes a viernes en un día 
de los seis meses subsiguientes a la ejecución por que es un dfa hábil), a las 9.00 horas en el primer 
parte de LA COMPAÑiA de los servicios que dan día hábil tras la entrega. Para probar el servicio, 
lugar al reclamo, a menos que se entable una es suficiente para demostrar que la notificación 
demanda o en caso se alegue la no ejecución de fue debidamente y se publicará. 
algún servicio, si no es durante los seis meses 
subsiguientes a fecha en que el servido debió 
haber sido ejecutado. 

21. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o 
recursos que puede tener, la Compañía puede 
terminar cualquier o todos los contratos para la 
prestación de servicios de conformidad con estas 
Condiciones Generales, sin que la principal 
responsabilidad de dar aviso de inmediato a la 
principal si: 

21 .1 Principal comete un incumplimiento sustancial 
de cualquiera de los términos de estas 
Condiciones Generales y (si esa violación es 
remediable) no remedia dicho incumplimiento 
dentro de los 30 días de la principal que se 
notificará por escrito de la vio lación, o 

21.2se hace un pedido o se aprueba una resolución 
para la liquidación de la principal, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente para hacer una 
disolución de la principal 

21 .3 se hace una orden, o los documentos que se 
presentan en un tribunal de jurisdicción 
competente, para el nombramiento de un 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 

21.4se nombra un receptor de cualquiera de los 
principales activos o empresa, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente o un acreedo·r de 

29. 
29.1 Cualquier controversia o demanda que surja de 

o en conexión con estas Condiciones Generales o 
de sus materias, se regirán e interpretarán de 
conformidad con las leyes del Estado Peruano. 

29.2Las partes irrevocablemente de acuerdo en que 
los tribunales del Estado Peruano no tendrá 
competencia exclusiva para resolver cualquier 
controversia o reclamación que surja de o en 
conexión con estas Condiciones Generales o de 
su materia 
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NOTAS 

Las muestras ingresaron al Laboratorio en cooler, con refrigerante y preservadas. 

"L. C." significa Límite de cuantificación . 

"L. D." significa Límite de detección. 
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1. A menos que esté espedficamente acordado por 
escrito, lnspectorate Services Perú SAC. de ahora 
en adelante, llamado ~ LA COMPAÑIA•, rea liza 
servicios de acuerdo con estos "Términos y 
Condiciones Generales• y consecuentemente, 
todas las ofertas o cotizaciones de servicios, 
estarán sujetas a estas Condiciones Generales, asf 
como también todos los contratos, acuerdos y 
arreglos. Estas Condiciones Generales están 
reguladas por el articulo 1764° y siguiente, del 
Código Civil de la República Peruana. 

2. LA COMPAÑfA es una empresa dedicada a prestar 
servicios de inspección y análisis tales como: 

2.1 Servicios básicos cómo los descritos en la 
condición número 6. 

2.2 Prestación servidos especiales, aceptados por LA 
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición 
número 7. 

2.3 Expide reporte y/o certificados según lo indicado 
en la condición número 8. 

3. LA COMPAÑÍA actúa para la persona o 
instituciones de quienes las instrucciones para 
ejecutar el servicio han sido recibidas (de ahora 
en adelante llamado EL CONTRATANTE). 
Ningún individuo o institución tiene derecho a 
dar instrucciones, particularmente con respecto 
al alcance de un servicio dado o a l envío de 
reportes o certificados, a menos que sea 
autorizado P.Or EL CONTRATANTE y acept,!I~O por 
LA COMPANIA. Sin embargo, LA COMPANIA será 
considerada como autorizada irrevocablemente 
enviar a su discreción, los reportes o certificados a 
terceras personas, si se encuentra siguiendo 
instrucciones de EL CONTRATANTE. 

4. LA COMPAÑÍA suministrará sus servicios de 
acuerdo con: 

4.1 Instrucciones especificas del contratante y 
confirmadas por LA COMPAÑÍA. 

4.2 Los términos del formato estándar de orden de 
servicios de LA COMPAÑIA. 

4.3 Las prácticas comunes de comercio, uso y 
manejo. 

4.4 Los métodos que LA COMPAÑÍA pueda 
considerar apropiados en los campos técnicos, 
operacionales y/o financieros. 

5.1 Todas las preguntas y órdenes por parte de EL 
CONTRATANTE de servicios deben estar 
acompañadas de suficiente información, 
especificaciones e instrucciones que le permitan 
a LA COMPAÑÍA evaluar y/o rea lizar los servicios 
requeridos. 

5.2 Documentos que reflejen contratos entre EL 
CONTRATANTE y terceras personas, o 
documentos de terceras personas, tales como 
copias de contratos de venta, notas de crédito, 
conocimientos de emba rqu e, etc., son 
considerados (si son recibidos por LA COMPAÑÍA) 
solamente como info rmativos, sin extender o 

---~~e~~~~;¡ci~1¡~1i~s compromisos aceptados por LA 

6. Los servicios estándares de LA COMPAÑÍA 
pueden incluir todos o algunos de los 
mencionados a continuación: 

6.1.1nspección cualitativa o cuantitativa. 
6.2.1nspección de bienes, plantas, eq uipos, 

empaquetado, tanques, contenedores y medios 
de transporte. 

6.3.1nspección de carga y descarga. 
6.4.Muestreo. 
6.5.Análisis en el laboratorio u otro tipo de prueba. 
6.6.Estudios y auditorias 

7. Servicios especiales cuando los mismos exceden 
el campo de servicios estándares referidos en la 
condición número 6, serán realizados por LA 
COMPAÑÍA, mediante acuerdos particulares. 
los siguientes servicios especiales son ilustrativos 
y no excluyentes: 

7 .1.Garantías cualitativas o cuantitativas 
7 .2.Calibración de tanques, calibración métrica o 

mediciones 
7 .3.Provisión de técnicos o algún otro personal. 
7.4 .1nspecciones pre-embarque bajo regulaciones 

gubernamentales de importaciones o aduanas. 
7.5.Supervisión de proyectos industriales completos, 

incluyendo ingeniería y reportes de progreso. 
7. 6.Servicios de Consultoría. 
8. 
8.1 Sujeto a las instrucciones de EL CONTRATANTE y 

aceptadas por LA COMPAÑÍA, ésta última emitirá 
reportes y certificados del servicio realizado los 
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco 
de las limitaciones de las Instrucciones recibidas. 
LA COMPANÍA. no está en obligación de referirse 
o reportar acerca de cualquier hecho o 
circunstancia fuera de estas instrucciones 
especificas recibidas. 

8.2.Los reportes o certificados emitidos a partir de 
pruebas o análisis realizados a "muestras 
articulares•, contienen las opiniones específicas 
de LA COMPAÑiA de dichas muestras, y no 
expresan una opinión con respecto al total (lote) 
del material de donde éstas fueron obtenidas. Si 
se requiere una opinión acerca del material 
completo, se deberá coordinar en forma 
anticipada con LA COMPAÑÍA, la inspección y 
toma de muestras del tota l del material. 

9. Obligaciones de EL CONTRATANTE: 
9.1 Asegurarse que las instrucciones dadas a LA 

COMPAÑÍA contengan la suficiente información 
y sean suministradas oportunamente, para 
disponer que los servicios requeridos sean 
realizados efectivamente. 

,, 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

9.2 . Procurará todo el acceso necesario a los 
representantes de LA COMPAÑÍA, para así 
permitir asegurar que todos los servicios sean 
realizados en forma efectiva. 

9.3. Suministrar, si es necesario, equipos especiales o 
personal para la realización de los servicios 
requeridos. 

9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas 
necesarias para la seguridad de las condiciones 
de trabajo e instalaciones, durante el desarrollo 
de los servicios y no se limitará solamente a 
atender las sugerencias de LA COMPAÑÍA en este 
respecto, sean o no solicitadas. 

9.5 Tomar todas las acciones necesarias para 
e liminar o resolver obstrucciones o 
interrupciones en la realización de los servicios 
contratados. 

9.6. Informar con anticipación a LA COMPAÑiA 
acerca de riesgos o peligros conocidos, actuales 
o potenciales, relacionados con alguna 
instrucción e muestreo o análisis, Incluyendo por 
ejemplo, la presencia de riesgo por radiación, 
elementos tóxicos, nocivos o explosivos; venenos 
o contaminación ambiental. 

9.7 Ejercer todos sus derechos y liberarse de todas sus 
obligaciones con respecto a a lgún contrato en 
particular, independientemente de sí se han 
emitido reportes o no; debido al incumplimiento 
de LA COMPAÑIA, en alguna de sus obligaciones. 

10. Puede permitir a la COMPAÑÍA delegar a su 
discreción la realización del trabajo para el cual 
fue contratada, en fo rma completa o parcial, a 
cualquier agente o subcontratista . 

11 . Todos los técnicos y otro personal 
proporcionados por la Compañía en el ejercicio 
de cualquiera de los servicios siempre y en todo 
momento será n los empleados, agentes o 
subcontrati stas (Como puede ser el caso) de la 
Compañía como tal, todas esas personas serán 
responsables y sujeto a las instrucciones de la 
Compañía en todo momento. Salvo acuerdo en 
contrario de la Compañia, estas personas no 
estarán obligados a seguir todas las 
instrucciones del CONTRATANTE. 

12 Si los requerimientos de EL CONTRATANTE 
exigen el análisis de muestras por parte de EL 
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA 
COMPAÑÍA emitirá los resultados pero sin 
responsabi lidad por la exactitud de los mismos. 
Del mismo modo, cuando LA COMPAÑÍA solo 
actué como testigo en la realización del análisis 
por EL CONTRATANTE o por un tercer 
laboratorio, LA COMPAÑÍA dará confirmación de 
que la muestra correcta fue ana lizada, pero no 
tendrá ninguna responsabilidad sobre la 
exactitud de los resultados. 

13 Debido a la posibilidad de estratificación de 
algunas cargas y/o las limitaciones impuestas a 
nosotros por cerradas o restringidas sistemas de 
toma de muestras, la Compañía no puede 
garantizar que estas muestras son 
representativas de la ca rga a bordo o los 
resultados de las pruebas obtenidos e informó 
sobre nuestros certificados de calidad son 
representativas de dicha carga. 

14. 
14.1 LA COMPAÑÍA tomará el debido cuidado y 

buena práctica en la realización de sus servicios y 
aceptará responsabilidad sólo cuando tales 
cuidados y prácticas no hayan sido ejecutados y 
se pruebe aJgún, tipo de negligencia por parte de 
LACOMPANIA. 

14.2 La responsabilidad de LA COMPAÑIA respecto a 
quejas por pérdidas, daños o gastos de cualquier 
naturaleza, ocurridas en cualquier momento, 
debido a cualquier infracción al contrato o 
alguna falla en el cuidado y buena práctica por 
parte de LA COMPAÑIA, no deberá en ninguna 
circunstancia exceder 1 O(diez) veces la tarifa o 
cantidad pagable con respecto al servicio 
especifico requerido, el cual a su vez está bajo 
un contrato en particular con LA COMPAÑÍA, que 
da lugar a las reclamaciones en cuestión. Sin 
e mb argo , LA COMPAÑIA no te ndrá 
responsabilidad con respecto a cualquier 
reclamo por pérdida indirecta o consecuente, 
incluyendo pérdidas de ganancias y/o negocios 
futuros y/o producción y/o cancelación de 
contratos en los cuales participa El 
CONTRATANTE. En el caso que la tarifa o 
cantidad a pagar por servicio, se refiera a un 
grupo de servicios y el reclamo se sucede con 
respecto a uno de dichos servicios de la tarifa 
deberá ser indicada, para el propósito de este 
numeral, mediante referencia al tiempo total 
involucrado en el desarrollo de cada servicio. 

14.3 El límite de responsabilidad de LA COMPAÑÍA 
bajo los términos de la condición número 14.2, 
puede ser aumentado por solicitud recibida con 
anterioridad a la ejecución de un servicio o como 
acuerdo por e l pago de una tarifa más alta, 
equivalente a una fracción adecuada del 
incremento de la compensación . 

14.4 Todas las garantías, condiciones y otros términos 
implícitos por la ley o de derecho común son, en 
la máxima medida permitida por la ley, excluidas 
de las presentes Condiciones Generales. 

14.5Nada de lo dispuesto en estas Condiciones 
Generales, limite o excluya la responsabilidad de 
la Empresa: 

14.5.1en caso de muerte o lesiones personales 
resultantes de negligencia, o 

14.5.2 de cualquier daño o responsabilidad incurrida 
por el principal como resultado de fraude o 
tergiversación fraudulenta por la Compañía, o 

14 .5.3 de cualquier responsabilidad que no puede ser 
restringida o excluida por la ley. 

14.5.4 Esta condición 14 establece la totalidad de la 
responsabilidad financiera de la Compañfa 
(i ncluyendo cualquier responsabilidad por los 
actos u omisiones de sus empleados, agentes y 
sub-contratistas) a la principal con respecto a 
cualquier incumplimiento de estas Condiciones 
Generales, cualquier uso que se haga por el 
director de los servicios y toda representación, 
declaración o acto delictivo u omisión 
(incluyendo negligencia) que surjan en relación 
con estas Condiciones Generales. 

15. EL CONTRATANTE podrá garantizar que 
protegerá o indemnizará a LA COMPAÑÍA y sus 
representantes, empleados, agentes o sub 
contratistas, frente a todos los reclamos hechos 
por terceros, respecto a pérdidas, costos por 
daños dé cualquier naturaleza debido a reclamos 
o cualq uier otra circunstancia relacionada con el 
desarrollo, intensión de desarrollar o no 
desarrollo, de cualquier servicio, que exceda lo 
estipulado, según la condición número 14. 

16. Cada erf]pleada, agente o su bcontratista de LA 
COMPANIA, podrá tener el beneficio de las 
limitaciones de compensación o indemnización 
contenidos en estas Condiciones Generales y en 
consecuencia en los que a tales limitaciones 
respecta, cualquier contrato asumido por LA 
COMPAÑÍA es asumido no solo en su propio 
beneficio, sino también como agente y garante 
de las personas aquí mencionadas. 

17. En el evento que surja cualquier problema o 
costo imprevisto durante la ejecución de algún 
servicio contratado, LA COMPAÑÍA podrá ser 
autorizada para realizar cobros adicionales para 
cubrir los costos para cubrir tiempo de t rabajo 
adicional y gastos en los que necesariamente se 
incurre para cumplir con el Servicio. 

18 18.1 EL CONTRATANTE pagará puntualmente en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) días después 
de la fecha de emisión de la factura o dentro de 
cualquier otro plazo que halla sido acordado por 
escrito con LA COMPAÑÍA, todos los respectivos 
cargos hechos por LA COMPAÑIA. El no 
cumplimiento del plazo acarreará el pago de 
intereses a razón de 15% anual a partir de la 
fecha de emisión de la factura hasta la fecha de 
pago maslos gastos e impuestos producto de la 
demanda. 

nombrar a un síndico o administrador de la 
principal, o 

21.5 principal hace cualquier acuerdo o convenio con 
sus acreedores, o hace una solicitud a un tribunal 
de jurisdicción competente para la protección de 
sus acreedores en forma alguna, o 

21 .6 Principal cesa, o amenaza con cesar, al comercio, 
o 

21 . 7de la principal toma o sufre cualquier otra 
similar o aná logo de acción en cualquier 
jurisdicción, en consecuencia, de la deuda. 

22. En caso de cese de cualquier o todos Jos contratos 
para la prestación de servicios por cualquier 
razón: 

22.1 El Director de pagar inmediatamente a la 
Compañía todos los pendientes de la empresa 
las facturas impagadas e intereses y, en el caso de 
los servicios prestados, pero para los que no se 
ha presentado la factura, la empresa podrá 
presentar una factura , en la que se pagarán 
inmediatamente después de la recepción, 

22.2 los derechos adquiridos de las partes en cuanto 
a la rescisión no se verá afectada 

23 LA COMPAÑÍA no es un asegurador ni un garante 
y está liberada de responsabilidad con respecto a 
esas atribuciones. EL CONTRATANTE que 
requiera garantfas contra pérdidas o daños, 
deberá obtener el seguro apropiado. 

24 Ninguna alteración, enmienda o renuncia a 
cualquiera de estas Condiciones Generales, 
tendrá algún efecto a menos que sean hechas 
por escrito y firmadas por un representante 
auto rizado de LA COMPANÍA. 

25. 
25.1 Si cualquiera de las disposiciones (o parte de una 

disposición} de las presentes Condiciones 
Generales se encuentra por cualquier tribunal u 
órgano ad ministrativo de la jurisdicción 
competente para ser inválida, ilega l o 
inaplicable, las demás disposiciones seguirán en 
vigor 

25.2Si cualquier inválida, inaplicable o ilegal 
disposición sería válida y ejecutable o jurídica, si 
alguna parte de ella se han suprimido, esta 
disposición se aplicará a cualquier modificación 
es necesaria para que sea válida y exigible y legal. 

26. Cada una de las partes reconoce y acepta que, en 
la celebración de cualquier contrato de 
prestación de servicios de conformidad con estas 

18.2Todos los precios y las tasas debidas en virtud de Condiciones Generales no cuenta con ninguna 
las presentes Condiciones Generales, a menos empresa, promesa, garantía, declaración, 
que la compañía confirma por escrito, ser representación, garantía o entendimiento (ya 
exclusiva de ningún valor añadido 0 impuesto sea por escrito o no) de cualquier persona (ya sea 
sobre las ventas que se cobrará en adición a la parte en estas condiciones o no) relacionados 
tasa vigente que corresponda. con el objeto de estas Condiciones Generales, 

18.3El CONTRATANTE no está autorizado para con excepción de lo expresamente establecido 
retener o diferir el pago de cualquier suma que se en el o mencionadas en las presentes 
le adeude a LA COMPAÑÍA, aduciendo alguna Condiciones Generales. 
disputa o reclamos que pueda a legar en contra 27. Todos los contratos para la prestación de servicios 
deLACOMPAÑfA. entró en conformidad con las presentes 

18.4En el caso de cualquter suspensrón ael-os---con·dK:iones- Genérales- se- realizanpara- el- -
compromisos de pago con acreedores, quiebra, beneficio de la Sociedad y la única y prin~ipal ~en 
liquidez, embargo o cesación de actividades por su caso) de sus sucesores y cesronarros 
parte de EL CONTRATANTE, LA COMPAÑfA podrá auto rizados y que no están destinados a 
ser autorizada automáticamente para suspender beneficiar, o ser exigible por cualquier otra 
e l Cesarrollo d e sus servicios y sin persona. 
responsabilidad alguna. 28. Avisos dados bajo las presentes Condiciones 

19 En e l caso que LA COMPAÑÍA sea prevenida, por Generales se realizarán por escrito, enviado a la 
a lguna causa fuera de su control de efectuar o atención de la persona, y que dicha dirección o 
completar algún servido aco rdado, EL número de fax de la parte podrá notificar a la 
CONTRATANTE pagará a LA COMPAÑIA: otra parte de vez en cuando y se entregarán 

19.1 Costos realizados o aún por hacer con el objeto personalmente, o enviarse por correo enviado 
de poder detener los trabajos. por pre-pago, de primera clase de correo o 

19.2 Una porción de la tarifa acordada equivalente a correo certificado. Un aviso se considerará que se 
la proporción del servicio efectiva mente han recibido, en caso de entrega personal, en e l 
realizado, quedando LA COMPAÑIA dispensada momento de la entrega, en el caso de pre-pago o 
de toda responsabilidad en absoluto, por la post de primera clase correo certificado, 48 · 
parcial o tota l no ejecución del servicio. horas a partir de la fecha de envio y, si se 

20 LA COMPAÑÍA podrá ser dispensada de toda considera la recepción en virtud de la presente 
responsabilidad con EL CONTRATANTE, por Condición 28 se no en el horario comercial (es 
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro decir, 9.00 a 5.30 pm de lunes a viernes en un día 
de los seis meses sub~i,guientes a la ejecución por que es un día hábil), a las 9.00 horas en el primer 
parte de LA COMPANIA de los servicios que dan día hábil tras la entrega. Para probar el servicio, 
lugar al reclamo, a menos que se entable una es suficiente para demostrar que la notificación 
demanda o en caso se alegue la no ejecución de fue debidamente y se publicará . 
algún servicio, si no es durante los seis meses 
subsiguientes a fecha en que el servicio debió 29. 
haber sido ejecutado. 29.1 Cualquier controversia o demanda que surja de 

21. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o o en conexión con estas Condiciones Generales o 
recursos que puede tener, la Compañía puede de sus materias, se regirán e interpretarán de 
terminar cualquier o todos los contratos para la conformidad con las leyes del Estado Peruano. 
prestación de servicios de conformidad con estas 29.2Las partes irrevocablemente de acuerdo en que 
Condiciones Generales, sin que la principal los tribunales del Estado Peruano no tendrá 
responsabilidad de dar aviso de inmediato a la 
principal si : 

21.1 Principal comete un incumplimiento sustancial 
de cualquiera de los términos de estas 
Condiciones Generales y (si esa violación es 
remediable) no remedia dicho incumplimiento 
dentro de Jos 30 días de la principal que se 
notificará por escrito de la violación, o 

21 .2se hace un pedido o se aprueba una resolución 
para la liquidación de la principal, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente para hacer una 
disolución de la principal 

21.3 se hace una orden, o los documentos que se 
presentan en un t ribunal de jurisdicción 
competente, para el nombramiento de un 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal. o 

21 .4se nombra un receptor de cualquiera de los 
principales a cti vos o empresa , o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente o un acreedor de 

competencia exclusiva para resolver cualquier 
controversia o reclamación que surja de o en 
conexión con estas Condiciones Generales o de 
su materia 



INACAL 
DA- Perú 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA 

CON REGISTRO W LE - 031 
Labor.t.torio de Ens4yo 
Acreditado 

INSPECTORATE 
Registro N LE- 031 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 66718L/17-MA 

CLIENTE 

DIRECCIÓN 

PRODUCTO 

MATRIZ 

NÚMERO DE MUESTRAS 

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS 

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

FECHA DE MUESTREO 

LUGAR DE MUESTREO 

REFERENCIA DEL CLIENTE 

: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Av. Faustino Sánchez Carrión No 603, 607 y 615 - Jesús María 

Lima 

: Agua natural 

: Agua superficial 

: 28 

Frascos de plástico, Frascos de vidrio ámbar 

Muestras enviadas por el cliente 

: No Aplica 

: 2017-05-29 al 2017-05-31 

: Cholón - Marañón - Huánuco 

. Coordinación de Monitoreo y Vigilancia Ambiental.- CUC.N"'8-

. 5-2017-22 - TDR N°1364 

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS : 2017-06-02 

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO : 2017-06-02 

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO : 2017-06-09 

ORDEN DE SERVICIO : 0501 4-17/LMA 

lnspectorate Services Perú S.A.C. 

A Bureau Verllas Group Company 

7M-r 
ING. YANI MORALES H. 

C.I.P. 135922 
JEFE DE LABORATORIO MEDIO AMBIENTE 

Callao, 09 de Junio de 2017 

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de lnspectorate Services Perú S.A.C. 
Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada 

No deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de cal idad de la entidad que lo produce. 
<"valor" significa no cuantificable inferior al limite de cuantificación indicado. 

>"valor" significa no cuantificable superior al limite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable. 
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. 

Este tiempo variará desde 7 dias hasta 3 meses como máximo. 

Av. Elmer Faucett W 444 Callao- Perú 1 Central: (511) 613-8080 Fax: (511).628-9016 
www.inspectorate.com.pe 

Pág. 1/3 



1. A menos que esté específicamente acordado por 
escrito, Inspector ate Services Perú SAC. de ahora 
en adelante, llamado "LA COMPAÑÍN, realiza 
servicios de acuerdo con estos "Términos y 
Condiciones Generales• y consecuentemente, 
todas las ofertas o cotizaciones de servicios, 
estarán sujetas a estas Condiciones Generales, asf 
como también todos los contratos, acuerdos y 
arreglos . Estas Condiciones Generales están 
reguladas por el articulo 1764° y siguiente, del 
Código Civil de la República Peruana. 

2. LA COMPAÑiA es una empresa dedicada a prestar 
servicios de inspección y anál isis tales como: 

2.1 Servicios básicos cómo los descritos en la 
condición número 6. 

2.2 Prestación servicios especiales, aceptados por LA 
COMPAÑiA según lo indicado en la condición 
número7 . 

2.3 Expide reporte y/o certificados según lo indicado 
en la condición número 8. 

3. LA COMPAÑÍA actúa para la persona o 
instituciones de quienes las instrucciones para 
ejecutar el servicio han sido recibidas (de ahora 
en adelante llamado EL CONTRATANTE). 
Ningún individuo o institución tiene derecho a 
dar instrucciones, particularmente con respecto 
al alcance de un servicio dado o al envfo de 
reportes o certificados, a menos que sea 
autorizado p_or El CONTRATANTE y acept~do por 
LA COMPANIA. Sin embargo, LA COMPANIA será 
considerada como autorizada irrevocablemente 
enviar a su discreción, los reportes o certificados a 
terceras personas, si se encuentra siguiendo 
instrucciones de El CONTRATANTE. 

4. LA COMPAÑÍA suministrará sus servicios de 
acuerdo con: 

4 .1 Instrucciones especificas del contratante y 
confirmadas por LA COMPAÑÍA. 

4.2 los términos del formato estándar de orden de 
servicios de LA COMPAÑIA. 

4 .3 las ~rácticas comunes de comercio, uso y 
maneJo. 

4.4 los métodos que LA COMPAÑÍA pueda 
considerar apropiados en tos campos técnicos, 
operacionales y/o financieros. 

5.1 Todas las preguntas y órdenes por parte de El 
CONTRATANTE de se rvicios deben estar 
acompañadas de suficiente información, 
especificaciones e instrucciones que le permitan 
a LA COMPAÑÍA evaluar y/o realizar los servicios 
requeridos . 

5.2 Documentos que reflejen contratos entre El 
CONTRATANTE y terceras personas , o 
documentos de terceras personas, tales como 
copias de contratos de venta, notas de crédito, 
conocimiento s de e mbarque, etc., son 
considerados (si son recibidos por LA COMPAÑiA) 
solamente como informativos, sin extender o 

~-----;;:~~~s~::.;ri;;;~_Á~¡~~s compromisos aceptados por LA 

6. los servicios estándares de LA COMPAÑIA 
pu eden incluir todos o algunos de los 
mencionados a continuación: 

6.1.1nspección cualitativa o cuantitativa. 
6.2 .1nspección de bienes, plantas, equipos, 

empaquetado, tanques, contenedores y medios 
de transporte. 

6.3 .1nspección de carga y descarga. 
6.4.Muestreo. 
6.5.Análisis en el laboratorio u otro tipo de prueba. 
6.6.Estudios y auditorías 

7. Servicios especiales cuando los mismos exceden 
el campo de servicios estándares referidos en la 
condición número 6, serán realizados por LA 
COMPAÑfA. mediante acuerdos particulares. 
los siguientes servicios especiales son ilustrativos 
y no excluyentes: 

7 . l .Garantias cualitativas o cuantitativas 
7.2 .Calibración de tanques, calibración métrica o 

mediciones 
7 .3 .Provi sión de técnicos o algún otro personal . 
7.4.1nspecciones pre-embarque bajo regulaciones 

gubernamentales de importaciones o aduanas. 
7 .S.Supervisión de proyectos industriales completos, 

incluyendo ingeniería y reportes de progre.so. 
7 .6.Servicios de Consultoría . 
8. 
8.1 Sujeto a las instrucciones de El CONTRATANTE y 

aceptadas por LA COMPAÑÍA, ésta última emitirá 
reportes y certificados del servicio realizado tos 
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco 
de las limitaciones de las Instrucciones recibidas . 
LA COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse 
o reportar acerca de cualquier hecho o 
circunstancia fuera de estas instrucciones 
especificas recibidas. 

8.2.los reportes o certificados emitidos a partir de 
pruebas o análisis realizados a "muestras 
articulares•. contienen las opiniones específicas 
de LA COMPAÑÍA de dichas muestras, y no 
expresan una opinión con respecto al total (lote) 
del material de donde éstas fueron obtenidas. Si 
se requiere una opinión acerca del material 
completo, se deberá coordinar en forma 
anticipada con LA COMPAÑÍA, la inspección y 
toma de muestras del total del material. 

9. Obligaciones de EL CONTRATANTE: 
9.1 Asegurarse que las instrucciones dadas a LA 

COMPAÑÍA contengan la suficiente información 
y sean suministradas oportunamente, para 
disponer que los servicios requeridos sean 
realizados efectivamente. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

9.2. Procurará todo el acceso necesario a los 
representantes de LA COMPAÑÍA, para así 
permitir asegurar que todos los servicios sean 
realizados en forma efectiva. 

9.3. Suministrar, si es necesario, equipos especiales o 
personal para la realización de tos servidos 
requeridos. 

9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas 
necesarias para la seguridad de las condiciones 
de trabajo e instalaciones, durante el desarrollo 
de los servicios y no se limitará solamente a 
atender las sugerencias de LA COMPAÑIA en este 
respecto, sean o no solicitadas. 

9.5 Tomar todas las acciones necesarias para 
eliminar o resolver obstrucciones o 
interrupciones en la realización de los servicios 
contratados. 

9.6. Informar con anticipación a LA COMPAÑÍA 
acerca de riesgos o peligros conocidos, actuales 
o potenciales, relacionados con alguna 
instrucción e muestreo o análisis, Incluyendo por 
ejemplo, la presencia de riesgo por radiación, 
elementos tóxicos, nocivos o explosivos; venenos 
o contaminación ambiental. 

9. 7 Ejercer todos sus derechos y liberarse de todas sus 
obligaciones con respecto a algún contrato en 
particular, independientemente de sí se han 
emitido reportes o no; debido al incumplimiento 
de LA COMPAÑIA, en alguna de sus obligaciones. 

1 O. Puede permitir a la COMPAÑÍA delegar a su 
discreción la realización del trabajo para el cual 
fue contratada, en forma completa o parcial, a 
cualquier agente o subcontratista. 

11. Todos los técnico s y otro personal 
proporcionados por la Compañía en el ejercicio 
de cualquiera de los servicios siempre y en todo 
momento serán los empleados, agentes o 
subcontratistas (Como puede ser el caso) de la 
Compañfa como tal, todas esas personas serán 
responsables y sujeto a las instrucciones de la 
Compañía en todo momento. Salvo acuerdo en 
contrario de la Compañía, estas personas no 
estarán oblig a dos a seguir todas las 
instrucciones del CONTRATANTE. 

12 Si los requerimientos de El CONTRATANTE 
exigen el análisis de muestras por parte de El 
CONT~TANTE o por un tercer laboratorio, LA 
COMPANIA emitirá los resultados pero sin 
responsabilidad por la exactitud de los mismos. 
Del mismo modo, cuando LA COMPAÑÍA solo 
actué como testigo en la realización del análisis 
por EL CONTRATANTE o por un tercer 
laboratorio, LA COMPAÑÍA dará confirmación de 
que la muestra correcta fue analizada, pero no 
tendrá ninguna responsabilidad sobre la 
exactitud de los resultados. 

13 Debido a la posibilidad de estratificación de 
algunas cargas y/o las limitaciones impuestas a 
nosotros por cerradas o restringidas sistemas de 
toma de muestras, la Compañía no puede 
garant1zar que estas muestras son 
representativas de la carga a bordo o los 
resultados de las pruebas obtenidos e informó 
sobre nuestros certificados de calidad son 
representativas de dicha carga . 

14. 
14.1 LA COMPAÑIA tomará el debido cuidado y 

buena práctica en la realización de sus servicios y 
aceptará responsabilidad sólo cuando tales 
cuidados y prácticas no hayan sido ejecutados y 
se pruebe aJgún, tipo de negligencia por parte de 
LA COMPANIA. 

14.2 La responsabilidad de LA COMPAÑÍA respecto a 
quejas por pérdidas, daños o gastos de cualquier 
naturaleza, ocurridas en cualquier momento, 
debido a cualquier infracción al contrato o 
alguna falla en el cuidado y buena práctica por 
parte de LA COMPAÑÍA. no deberá en ninguna 
circunstancia exceder 1 O( diez) veces la tarifa o 
cantidad pagable con respecto al servicio 
especifico requerido, el cual a su vez está bajo 
un contrato en particular con LA COMPAÑÍA, que 
da Jugar a las reclamaciones en cuestión. Sin 
embargo, LA COMPAÑIA no tendrá 
responsabilidad con respecto a cualquier 
reclamo por pérdida indirecta o consecuente, 
incluyendo pérdidas de ganancias y/o negocios 
futuros y/o producción y/o cancelación de 
contratos en los cuales participa El 
CONTRATANTE. En el caso que la tarifa o 
cantidad a pagar por servicio, se refiera a un 
grupo de servicios y el reclamo se sucede con 
respecto a uno de dichos servicios de la tarifa 
deberá ser indicada, para el propósito de este 
numeral, mediante referencia al tiempo total 
involucrado en el desarrollo de cada servicio. 

14.3 El límite de responsabilidad de LA COMPAÑÍA 
bajo los términos de la condición número 14.2, 
puede ser aumentado por solicitud recibida con 
anterioridad a la ejecución de un servicio o como 
acuerdo por el pago de una tarifa más atta, 
equivalente a una fracción adecuada del 
incremento de la comp e nsación . 

14.4 Todas las garantías, condiciones y otros términos 
implícitos por la ley o de derecho común son, en 
la máxima medida permitida por la ley, excluidas 
de las presentes Condiciones Generales . 

14.5Nada de lo dispuesto en estas Condiciones 
Generales, limite o excluya la responsabilidad de 
la Empresa: 

14.5.1en caso de muerte o lesiones personales 
resultantes de negligencia, o 

14.5.2 de cualquier daño o responsabilidad incurrida 
por el principal como resultado de fraude o 
tergiversación fraudul enta por la Compañía, o 

14.5.3 de cualquier responsabilidad que no puede ser 
restringida o excluida parla ley. 

14.5.4 Esta condición 14 establece la totalidad de la 
responsabilidad financiera de la Compañfa 
(incluyendo cualquier responsabilidad por los 
actos u omisiones de sus empleados, agentes y 
sub·contratistas) a la principal con respecto a 
cualquier incumplimiento de estas Condiciones 
Generales, cualquier uso que se haga por el 
director de los servicios y toda representación, 
declaración o acto delictivo u omisión 
(incluyendo negligencia) que surjan en relación 
con estas Condiciones Generales. 

15. EL CONTRATANTE podrá garantizar que 
protegerá o indemnizará a LA COMPAÑfA y sus 
representantes, empleados, agentes o sub 
contratistas, frente a todos los reclamos hechos 
por terceros, respecto a pérdidas, costos por 
daños dé cualquier naturaleza debido a reclamos 
o cualquier otra circunstancia relacionada con el 
desarrollo, intensión de desarrollar o no 
desarrollo, de cualquier servicio, que exceda Jo 
estipulado, según la condición número 14. 

16. Cada ell]pleada, agente o subcontratista de LA 
COMPANIA, podrá tener el beneficio de las 
limitaciones de compensación o indemnización 
contenidos en estas Condiciones Generales y en 
consecuencia en Jos que a tales limitaciones 
respecta, cualquier contrato asumido por LA 
COMPAÑÍA es asumido no solo en su propio 
beneficio, sino también como agente y garante 
de las personas aquí mencionadas. 

17 . En el evento que surja cualquier problema o 
costo imprevisto durante la ejecución de algún 
servicio contratado, LA COMPAÑÍA podrá ser 
autorizada para realizar cobros adicionales para 
cubrir los costos para cubrir tiempo de trabajo 
adicional y gastos en los que necesariamente se 
incurre para cumplir con el Servicio. 

18 18.1 EL CONTRATANTE pagará puntualmente en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) días después 
de la fecha de emisión de la factura o dentro de 
cualquier otro plazo que halla sido acordado por 
escrito con LA COMPAÑÍA, todos los respectivos 
cargos hechos por LA COMPAÑIA. El no 
cumplimiento del plazo acarreará el pago de 
intereses a razón de 15% anual a partir de la 
fecha de emisión de la factura hasta la fecha de 
pago mas los gastos e impuestos producto de la 
demanda. 

18.2Todos los precios y las tasas debidas en virtud de 
las presentes Condiciones Generales, a menos 
que la compañia confirma por escrito, ser 
exclusiva de ningún valor añadido o impuesto 
sobre las ventas que se cobrará en adición a la 
tasa vigente que corresponda. 

18.3EL CONTRATANTE no está autorizado para 
retener o diferir el pago de cualquier suma que se 
le adeude a LA COMPAÑIA, aduciendo alguna 
disputa o reclamos que pueda alegar en contra 
de LA COMPAÑIA. 

ndmbrar a un síndico o administrador de la 
principal, o 

21.5 principal hace cualquier acuerdo o convenio con 
sus acreedores, o hace una solicitud a un tribunal 
de jurisdicción competente para la protección de 
sus acreedores en forma alguna, o 

21 .6 Principal cesa, o amenaza con cesar, al comercio, 
o 

21.7de la principal toma o sufre cualquier otra 
similar o análogo de acción en cualquier 
jurisdicción, en consecuencia, de la deuda. 

22. En caso de cese de cualquier o todos los contratos 
para la prestación de servicios por cualquier 
razón: 

22.1 El Director de pagar inmediatamente a la 
Compañía todos tos pendientes de la empresa 
las facturas impagadas e intereses y, en el caso de 
los servicios prestados, pero para los que no se 
ha presentado la factura, la empresa podrá 
presentar una factura, en la que se pagarán 
inmediatamente después de la recepción, 

22.2 los derechos adquiridos de las partes en cuanto 
a la rescisión no se verá afectada 

23 LA COMPAÑIA no es un asegurador ni un garante 
y está liberada de responsabilidad con respecto a 
esas atribuciones. El CONTRATANTE que 
requiera garantías contra pérdidas o daños, 
deberá obtener el seguro apropiado. 

24 Ninguna alteración, enmienda o renuncia a 
cualquiera de estas Condiciones Generales, 
tendrá algún efecto a menos que sean hechas 
por escrito y firmadas por un representante 
autorizado de LA COMPANÍA. 

25. 
25.1 Si cualquiera de las disposiciones (o parte de una 

disposición) de las presentes Condiciones 
Generales se encuentra por cualquier tribunal u 
órgano administrativo de la jurisdicción 
competente para ser inválida, ilegal o 
inaplicable, las demás disposiciones seguirán en 
vigor 

25.2Si cualquier inválida, inaplicable o ilegal 
disposición seria válida y ejecutable o jurídica, si 
alguna parte de ella se han suprimido, esta 
disposición se aplicará a cualquier modificación 
es necesaria para que sea válida y exigible y legal . 

26. Cada una de las partes reconoce y acepta que, en 
la celebración de cualquier contrato de 
prestación de servicios de conformidad con estas 
Condiciones Generales no cuenta con ninguna 
empresa, promesa, garantía, declaración, 
representación, garantia o entendimiento (ya 
sea por escrito o no) de cualquier persona (ya sea 
parte en estas condiciones o no) relacionados 
con el objeto de estas Condiciones Generales, 
con excepción de lo expresamente establecido 
en el o mencionadas en las presentes 
Condidones Generales. 

27. Todos los contratos para la prestación de servicios 

18.4En el caso de cualquier suspensión de -¡os ­
compromisos de pago con acreedores, quiebra, 
liquidez, embargo o cesación de actividades por 
parte de EL CONTRATANTE, LA COMPAÑIA podrá 

entró en conformidad con las presentes 
COñCfitiañes- Ge nerates - se--reali:Zan para el-­
beneficio de la Sociedad y la única y principal (en 
su caso) de sus sucesores y cesionarios 
autorizados y que no están destinados a 
beneficiar, o ser exigible por cualquier otra ser autorizada automáticamente para suspender 

el desarrollo de sus servicios y sin 
responsabilidad alguna. 

19 En el caso que LA COMPAÑÍA sea prevenida, por 
alguna causa fuera de su control de efectuar o 
completar algún servicio acordado, EL 
CONTRATANTE pagará a LA COMPAÑIA: 

19.1 Costos realizados o aún por hacer con el objeto 
de poder detener los trabajos. 

19.2 Una porción de la tarifa acordada equivalente a 
la proporción del servicio efectivamente 
realizado, quedando LA COMPAÑIA dispensada 
de toda responsabilidad en absoluto, por la 
pardal o total no ejecución del servicio. 

20 LA COMPAÑÍA podrá ser dispensada de toda 
responsabilidad con EL CONTRATANTE, por 
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro 
de los seis meses subsiguientes a la ejecución por 
parte de LA COMPAÑfA de los servicios que dan 
lugar al reclamo, a menos que se entable una 
demanda o en caso se alegue la no ejecución de 
algún servicio, si no es durante los seis meses 

persona. 
28. Avisos dados bajo las presentes Condiciones 

Generales se realizarán por escrito, enviado a la 
atención de la persona, y que dicha dirección o 
número de fax de la parte podrá notificar a la 
otra parte de vez en cuando y se entregarán 
personalmente, o enviarse por correo enviado 
por pre-pago, de primera clase de correo o 
correo certificado. Un aviso se considerará que se 
han recibido, en caso de entrega personal, en el 
momento de la entrega, en el caso de pre-pago o 
post de primera clase correo certificado, 48 · 
horas a partir de la fecha de envio y, si se 
considera la recepción en virtud de la presente 
Condición 28 se no en el horario comercial (es 
decir, 9.00 a 5.30 pm de lunes a viernes en un día 
que es un día hábil), a las 9.00 horas en el primer 
dla hábil tras la entrega. Para probar el servicio, 
es suficiente para demostrar que la notificación 
fue debidamente y se publicará. 

subsiguientes a fecha en que el servicio debió 29. 
haber sido ejecutado. 29.1Cualquier controversia o demanda que surja de 

21 . Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o o en conexión con estas Condiciones Generales o 
recursos que puede tener, la Compañia puede de sus materias, se regirán e interpretarán de 
terminar cualquier o todos los contratos para la conformidad con las leyes del Estado Peruano. 
prestación de servicios de conformidad con estas 29.2las partes irrevocablemente de acuerdo en que 
Condiciones Generales, sin que la principal los tribunales del Estado Peruano no tendrá 
responsabilidad de dar aviso de inmediato a la competencia exclusiva para resolver cualquier 
principal sí : controversia o reclamación que surja de o en 

21.1 Principal comete un incumplimiento sustancial conexión con estas Condiciones Generales o de 
de cualquiera de los términos de estas 
Condiciones Generales y (si esa violación es 
remediable) no remedia dicho incumplimiento 
dentro de los 30 días de la principal que se 
notificará por escrito de la violación, o 

21.2se hace un pedido o se aprueba una resolución 
para la liquidación de la principal, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente para hacer una 
disolución de la principal 

21.3 se hace una orden, o los documentos que se 
presentan en un tribunal de jurisdicción 
competente, para el nombramiento de un 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 

21.4se nombra un receptor de cualquiera de los 
principales activos o empresa , o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente o un acreedo·r de 

su materia 



INSPECTORA TE 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA 

CON REGISTRO W LE - 031 

Registro N~ LE- 031 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 66718L/17-MA 

RESULTADOS DE ANÁLISIS 

Estación de Muestreo RChon1 RSust1 RChon2 ROso1 REspe1 

Fecha de Muestreo 2017-05-29 2017-05-29 2017-05-29 2017-05-29 2017-05-29 

Hora de Muestreo 09:38 10:39 11:50 12:40 13:25 

Código de Laboratorio 
05300 05300 05300 05300 05300 
00001 00002 00003 00004 00005 

Matriz AS AS AS AS AS 

Ensayo Unidad L. C. L. D. 

Aceites y Grasas mg/L 1.0 0.6 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Solidos Totales Suspendidos mg/L 3.0 1.3 16.0 <3.0 11 .6 <3.0 <3.0 

Estación de Muestreo RChon4 RArag1 RChon5 RSanti1 RChon6 

Fecha de Muestreo 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-31 

Hora de Muestreo 11 :20 12:10 13:15 13:45 10:50 

Código de Laboratorio 
05300 05300 05300 05300 05300 
00007 00008 00009 00010 00011 

Matriz AS AS AS AS AS 

Ensayo Unidad L. C. L. D. 

Aceites y Grasas mg/L 1.0 0.6 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Solidos Totales Suspendidos mg/L 3.0 1.3 12.0 6.0 11.6 10.0 12.0 

Estación de Muestreo RChon7 ROIIa1 

Fecha de Muestreo 2017-05-31 2017-05-31 

Hora de Muestreo 12:20 13:00 ' 

Código de Laboratorio 
05300 05300 
00013 00014 

Matriz AS AS 

Ensayo Unidad L. C. L. D. 

Aceites y Grasas mg/L 1.0 0.6 <1.0 <1.0 

Solidos Totales Suspendidos mg/L 3.0 1.3 12.8 14.8 

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de lnspectorate Services Perú S.A.C. 
Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada 

INACAL 
DA- Perú 
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RChon3 

2017-05-30 

10:05 

05300 
00006 

AS 

<1.0 

15.2 

RYana1 

2017-05-31 

09:20 

05300 
00012 

AS 

<1.0 

9.6 

No deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
<"valor" significa no cuantificable inferior al limite de cuantificación indicado. 

>"valor" significa no cuantificable superior al limite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable. 
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. 

Este tiempo variara desde 7 dias hasta 3 meses como mciximo. 

Av. Elmer Faucett W 444 Callao- Perú 1 Central: (511) 613-8080 Fax: (511) 628-9016 
www.inspectorate.com.pe 



1. A menos que esté específicamente acordado por 
escrito, lnspectorate Services Perú SAC. de ahora 
en adelante, llamado •LA COMPAÑíA•, realiza 
servidos de acuerdo con estos -rérminos y 
Condiciones Generales• y consecuentemente, 
todas las ofertas o cotizaciones de servicios, 
estarán sujetas a estas Condiciones Generales, así 
como también todos los contratos, acuerdos y 
arreglos. Estas Condiciones Generales están 
reguladas por el articulo 1764° y siguiente, del 
Código Civil de la República Peruana. 

2. LA COMPAÑiA es una empresa dedicada a prestar 
servicios de inspección y análisis tales como: 

2.1 Servicios básicos cómo los descritos en la 
condición número 6. 

2.2 Prestación servicios especiales, aceptados por LA 
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición 
número7 . 

2.3 Expide reporte y/o certificados según lo indicado 
en la condición número 8. 

3. LA COMPAÑÍA actúa para la persona o 
instituciones de quienes las instrucciones para 
ejecutar el servicio han sido recibidas (de ahora 
en adelante llamado EL CONTRATANTE). 
Ningún individuo o institución tiene derecho a 
dar instrucciones, particularmente con respecto 
al alcance de un servicio dado o al envío de 
reportes o certificados, a menos que sea 
autorizado P,Or EL CONTRATANTE y acept~?o por 
LA COMPANIA. Sin embargo, LA COMPANIA será 
considerada como autorizada irrevocablemente 
enviar a su discreción, los reportes o certificados a 
terceras personas, si se encuentra siguiendo 
instrucciones de EL CONTRATANTE. 

4 . LA COMPAÑÍA suministrará sus servidos de 
acuerdo con: 

4.1 Instrucciones especificas del contratante y 
confirmadas por LA COMPAÑÍA. 

4.2 los términos del formato estándar de orden de 
servicios de LA COMPAÑIA. 

4.3 Las ~rácticas comunes de comercio, uso y 
maneJo. 

4.4 Los métodos que LA COMPAÑÍA pueda 
considerar apropiados en los campos técnicos, 
operacionales y/o financieros. 

5.1 Todas las preguntas y órdenes por parte de EL 
CONTRATANTE de servicios deben estar 
acompañadas de suficiente información, 
especificaciones e instrucciones que le permitan 
a LA COMPAÑÍA evaluar y/o realizar los servidos 
requeridos . 

5.2 Documentos que reflejen contratos entre EL 
CONTRATANTE y terceras personas , o 
documentos de terceras personas, tales como 
copias de contratos de venta, notas de crédito, 
conocimientos de embarque, etc. , son 
considerados (si son recibidos por LA COMPAÑÍA) 
solamente como informativos, sin extender o 

----~~st~~~~Íi~s compromisos aceptados por LA 

6. Los servicios estándares de LA COMPAÑÍA 
pueden incluir todos o algunos de los 
mencionados a continuación: 

6.1.1nspección cualitativa o cuantitativa. 
6.2.1nspección de bienes, plantas, equipos, 

empaquetado, tanques, contenedores y medios 
de transporte. 

6.3.1nspección de carga y descarga. 
6.4.Muestreo. 
6.5.Análisis en el laboratorio u otro tipo de prueba. 
6.6.Estudios y auditorias 

7. Servicios especíales cuando los mismos exceden 
el campo de servicios estándares referidos en la 
condición número 6, serán realizados por LA 
COMPAÑIA, mediante acuerdos particulares. 
Los siguientes servicios especiales son ilustrativos 
y no excluyentes: 

7 .l.Garantías cualitativas o cuantitativas 
7 .2.Calibración de tanques, calibración métrica o 

mediciones 
7 .3.Provisión de técnicos o algún otro personal. 
7.4.1nspecciones pre-embarque bajo regulaciones 

gubernamentales de importaciones o aduanas. 
7.5.Supervisión de proyectos industriales completos, 

incluyendo ingeniería y reportes de progreso. 
7 .6.Servidos de Consultoría . 
8. 
8.1 Sujeto a las instrucciones de EL CONTRATANTE y 

aceptadas por LA COMPAÑÍA, ésta última emitirá 
reportes y cert ificados del servicio realizado los 
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco 
de las limitaciones de las Instrucciones recibidas. 
LA COMPANÍA. no está en obligación de referirse 
o reportar acerca de cualquier hecho o 
circunstancia fuera de estas inst rucciones 
especificas recibidas. 

8.2.Los reportes o certificados emitidos a partir de 
pruebas o análisis realizados a •muestras 
articulares'", contienen las opiniones específicas 
de LA COMPAÑÍA de dichas muestras, y no 
expresan una opinión con respecto al total (lote) 
del material de donde éstas fueron obtenidas. Si 
se requiere una opinión acerca del material 
completo, se deberá coordinar en forma 
anticipada con LA COMPAÑÍA, la inspección y 
toma de muestras del total del material . 

9. Obligaciones de EL CONTRATANTE: 
9.1 Asegurarse que las instrucciones dadas a LA 

COMPAÑÍA contengan la suficiente información 
y sean suministradas oportunamente, para 
disponer que los servicios requeridos sean 
realizados efectivamente. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

9.2. Procurará todo el acceso necesario a los 
representantes de LA COMPAÑÍA, para así 
permitir asegurar que todos Jos servicios sean 
realizados en forma efectiva. 

9.3 . Suministrar, si es necesario, equipos especiales o 
personal para la realización de los servicios 
requeridos. 

9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas 
necesarias para la seguridad de las condiciones 
de trabajo e instalaciones, durante el desarrollo 
de los servicios y no se limitará solamente a 
atender las sugerencias de LA COMPAÑÍA en este 
respecto, sean o no solicitadas. 

9.5 Tomar todas las acciones necesarias para 
eliminar o resolver obstrucciones o 
interrupciones en la realización de los servicios 
contratados. 

9.6. Informar con anticipación a LA COMPAÑÍA 
acerca de riesgos o pel igros conocidos, actuales 
o potenciales, relacionados con algun a 
instrucción e muestreo o análisis, Incluyendo por 
ejemplo, la presencia de riesgo por radiación, 
elementos tóxicos, nocivos o explosivos; venenos 
o contaminación ambiental. 

9. 7 Ejercer todos sus derechos y liberarse de todas sus 
obligaciones con respecto a algún contrato en 
particular, independientemente de si se han 
emitido reportes o no; debido al incumplimiento 
de LA COMPAÑÍA, en alguna de sus obligaciones. 

10. Puede permitir a la COMPAÑÍA delegar a su 
discreción la realización del trabajo para el cual 
fue contratada, en forma completa o parcial, a 
cualquier agente o subcontratista. 

11. Todos los t é cn icos y otro personal 
proporcionados por la Compañía en el ejercicio 
de cualquiera de los servicios siempre y en todo 
momento serán los empleados, agentes o 
subcontratistas (Como puede ser el caso) de la 
Compañía como tal, todas esas personas serán 
responsables y sujeto a las instrucciones de la 
Compañía en todo momento. Salvo acuerdo en 
contrario de la Compañia, estas personas no 
estarán obligados a seguir todas las 
instrucciones del CONTRATANTE. 

12 Si los requerimientos de EL CONTRATANTE 
exigen el análisis de muestras por parte de EL 
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA 
COMPAÑÍA emitirá los resultados pero sin 
responsabilidad por la exactitud de los mismos. 
Del mismo modo, cuando LA COMPAÑÍA solo 
actué como testigo en la realización del análisis 
por EL CONTRATANTE o por un tercer 
laboratorio, LA COMPAÑÍA dará confirmación de 
que la muestra correcta fue analizada, pero no 
tendrá ninguna responsabilidad sobre la 
exactitud de los resultados. 

14.5.4 Esta condición 14 establece la totalidad de la 
responsabilidad financiera de la Compañfa 
(incluyendo cualquier responsabilidad por los 
actos u omisiones de sus empleados, agentes y 
sub-contratistas) a la principal con respecto a 
cualquier incumplimiento de estas Condiciones 
Generales, cualquier uso que se haga por el 
director de los servicios y toda representación, 
declaración o acto delictivo u omisión 
(incluyendo negligencia) que surjan en relación 
con estas Condiciones Generales. 

15. EL CONTRATANTE podrá garantizar que 
protegerá o indemnizará a LA COMPAÑÍA y sus 
representantes, empleados, agentes o sub 
contratistas, frente a todos los reclamos hechos 
por terceros, respecto a pérdidas, costos por 
daños dé cualquier naturaleza debido a reclamos 
o cualquier otra circunstancia relacionada con el 
desarrollo, intensión de desarrollar o no 
desarrollo, de cualquier servicio, que exceda lo 
estipulado, según la condición número 14. 

16. Cada erl]pleada, agente o subcontratista de LA 
COMPANIA, podrá tener el beneficio de las 
limitaciones de compensación o indemnización 
contenidos en estas Condiciones Generales y en 
consecuencia en los que a tales limitaciones 
respecta, cualquier contrato asumido por LA 
COMPAÑÍA es asumido no solo en su propio 
beneficio, sino también como agente y garante 
de las personas aquí mencionadas. 

17. En el evento que surja cualquier problema o 
costo imprevisto durante la ejecución de algún 
servicio contratado, LA COMPAÑÍA podrá ser 
autorizada para realizar cobros adicionales para 
cubrir los costos para cubrir tiempo de trabajo 
adicional y gastos en los que necesariamente se 
incurre para cumplir con el Servicio. 

18 18.1 EL CONTRATANTE pagará puntualmente en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) dfas después 
de la fecha de emisión de la factura o dentro de 
cualquier otro plazo que halla sido acordado por 
escrito con LA COMPAÑiA, todos los respectivos 
cargos hechos por LA COMPAÑÍA. El no 
cumplimiento del plazo acarreará el pago de 
intereses a razón de 15% anual a partir de la 
fecha de emisión de la factura hasta la fecha de 
pago mas los gastos e impuestos producto de la 
demanda. 

nOmbrar a un sfndico o administrador de la 
principal, o 

21 .5 principal hace cualquier acuerdo o convenio con 
sus acreedores, o hace una solicitud a un tribunal 
de jurisdicción competente para la protección de 
sus acreedores en forma alguna, o 

21 .6 Principal cesa, o amenaza con cesar, al comercio, 
o 

21.7de la principal toma o sufre cualquier otra 
similar o análogo de acción en cualquier 
jurisdicción, en consecuencia, de la deuda. 

22. En caso de cese de cualquier o todos los contratos 
para la prestación de servicios por cualquier 
razón: 

22.1EI Director de pagar inmediatamente a la 
Compañía todos los pendientes de la empresa 
las facturas impagadas e intereses y, en el caso de 
los servicios prestados, pero para los que no se 
ha presentado la factura , la empresa podrá 
presentar una factura, en la que se pagarán 
inmediatamente después de la recepción, 

22 .2 los derechos adquiridos de las partes en cuanto 
a la rescisión no se verá afectada 

23 LA COMPAÑÍA no es un asegurador ni un garante 
y está liberada de responsabilidad con respecto a 
esas atribuciones . El CONTRATANTE que 
requ iera garantfas contra pérdidas o daños, 
deberá obtener el seguro apropiado. 

24 Ninguna alteración, enmienda o renuncia a 
cualquiera de estas Condiciones Generales, 
tendrá algún efecto a menos que sean hechas 

~~;o~::~~d~~r~;~~~~Í~ un representante 

25. 
25.1 Si cualquiera de las disposiciones (o parte de una 

disposición) de las presentes Condiciones 
Generales se encuentra por cualquier tribunal u 
órgano administra tivo de la jurisdicción 
competente para ser inválida , ilegal o 
inaplicable, las demás disposiciones seguirán en 
vigor 

25.2Si cualquier inválida, inaplicable o il egal 
disposición sería válida y ejecutable o jurídica, si 
alguna parte de ella se han suprimido, esta 
disposición se aplicará a cualquier modificación 
es necesaria para que sea válida y exigible y legal. 

26. Cada una de las partes reconoce y acepta que, en 
la celebración de cualquier contrato de 
prestación de servidos de conformidad con estas 

18.2Todos los precios y las tasas debidas en virtud de Condiciones Generales no cuenta con ninguna 
las presentes Condiciones Generales, a menos empresa, promesa, garantía , declaración, 
que la compañia confirma por escrito, ser representación, garantía o entendimiento (ya 
exclusiva de ningún valor añadido 0 impuesto sea por escrito o no) de cualquier persona (ya sea 
sobre las ventas que se cobrará en adición a la parte en estas condiciones o no) relacionados 
tasa vigente que corresponda. con el objeto de estas Condiciones Generales, 

18.3EL CONTRATANTE no está autorizado para con excepción de lo expresamente establecido 
13 Debido a la posibilidad de estratificación de retenerodiferirelpagodecualquiersumaquese en el o mencionadas en las presentes 

algunas cargas y/o las limitaciones impuestas a le adeude a LA COMPAÑIA, aduciendo alguna Condiciones Generales. 
nosotros por cerradas o restringidas sistemas de disputa o reclamos que pueda alegar en contra 27. Todos los contratos para la prestación de servicios 
toma de muestras, la Compañía no puede deLACOMPAÑiA. entró en conformidad con las presentes 
g-a-ra-n-tiTa_r_q-a-e-e-s-ra-s-muestrcrs--s-on-rs-:-4EnerCasocrecuarqu~i'Oñ"Cfelo-s---condiciones-Generales~serealizan--pa ra-el--
representativas de la carga a bordo o los compromisos de pago con acreedores, quiebra , beneficio de la Sociedad y la única y principal (en 
resultados de las pruebas obtenidos e informó liquidez, embargo o cesación de actividades por su caso) de sus sucesores y cesionarios 
sobre nuestros certificados de calidad son parte de EL CONTRATANTE, LA COMPAÑIA podrá autorizados y que no están destinados a 
representativas de dicha carga. ser autorizada automáticamente para suspender beneficiar, o ser exigible por cualquier otra 

14. 
14.1 LA COMPAÑÍA tomará el debido cuidado y 

buena práctica en la realización de sus servidos y 
aceptará responsabilidad sólo cuando tales 
cuidados y prácticas no hayan sido ejecutados y 
se pruebe aJgún, tipo de negligencia por parte de 
LA COMPANIA. 

14.2 La responsabilidad de LA COMPAÑIA respecto a 
quejas por pérdidas, daños o gastos de cualquier 
natura leza, ocurridas en cualquier momento, 
debido a cualquier infracción al contrato o 
alguna falla en el cuidado y buena práctica por 
parte de LA COMPAÑfA, no deberá en ninguna 
circunstancia exceder 1 O(diez) veces la tarifa o 
cantidad pagable con respecto al servido 
especifico requerido, el cual a su vez está bajo 
un contrato en particular con LA COMPAÑiA, que 
da lugar a las reclamaciones en cuestión. Sin 
embargo , LA COMPAÑIA no te ndrá 
responsabilidad con respecto a cualquier 
reclamo por pérdida indirecta o consecuente, 
incluyendo pérdidas de ganancias y/o negocios 
futuros y/o producción y/o cancelación de 
contratos en los cuales participa EL 
CONTRATANTE. En el caso que la tarifa o 
cantidad a pagar por servicio, se refiera a un 
grupo de servicios y el reclamo se sucede con 
respecto a uno de dichos servicios de la tarifa 
deberá ser indicada, para el propósito de este 
numeral, mediante referencia al tiempo total 
involucrado en el desarrollo de cada servicio. 

14.3 El límite de responsabilidad de LA COMPAÑÍA 
bajo los términos de la condición número 14.2, 
puede ser aumentado por solicitud recibida con 
anterioridad a la ejecución de un servicio o como 
acuerdo por el pago de una tarifa más alta , 
equivalente a una fracción adecuada del 
incremento de la compen sa ción. 

14.4 Todas las garantías, condiciones y otros términos 
implícitos por la ley o de derecho común son, en 
la máxima medida permitida por la ley, excluidas 
de las presentes Condiciones Gen erales . 

14.5Nada de lo dispuesto en estas Condiciones 
Generales, limite o excluya la responsabilidad de 
la Empresa: 

14.5.1en caso de muerte o lesiones personales 
resultantes de negligencia, o 

14.5.2 de cualquier daño o responsabilidad incurrida 
por el principal como resultado de fraud e o 
tergiversación fraudulenta por la Compañía, o 

14.5.3 de cualquier responsabilidad que no puede ser 
restringida o excluida por la ley. 

el desarrollo de sus servicios y sin persona. 
responsabilidad alguna. 28. Avisos dados bajo las presentes Condiciones 

19 En el caso que LA COMPAÑÍA sea prevenida, por Generales se realizarán por escrito, enviado a la 
alguna causa fuera de su control de efectuar o atención de la persona, y que dicha dirección o 
completar algún servicio acordado, EL número de fax de la parte podrá notificar a la 
CONTRATANTE pagará a LA COMPAÑIA: otra parte de vez en cuando y se entregarán 

19.1 Costos realizados o aún por hacer con el objeto personalmente, o enviarse por correo enviado 
de poder detener los trabajos. por pre-pago, de primera clase de correo o 

19.2 Una porción de la tarifa acordada equivalente a correo certificado. Un aviso se considerará que se 
la proporción del servicio efectivamente han recibido, en caso de entrega personal, en el 
realizado, quedando LA COMPAÑÍA dispensada momento de la entrega, en el caso de pre-pago o 
de toda responsabilidad en absoluto, por la post de primera clase correo certificado, 48 · 
parcial o total no ejecución del servicio. horas a partir de la fech a de envío y, si se 

20 LA COMPAÑÍA podrá ser dispensada de toda considera la recepción en virtud de la presente 
responsabilidad con EL CONTRATANTE, por Condición 28 se no en el horario comercial {es 
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro decir, 9.00 a 5.30 pm de lunes a viernes en un día 
de los seis meses subsiguientes a la ejecución por que es un dfa hábil), a las 9.00 horas en el primer 
parte de LA COMPAÑIA de los servicios que dan día hábil tras la entrega. Para probar el servicio, 
lugar al reclamo, a menos que se entable una es suficiente para demostrar que la notificación 
demanda o en caso se alegue la no ejecución de fue debidamente y se publicará. 
algún seiVicio, si no es durante los seis meses 
subsiguientes a fecha en que el servicio debió 29. 
haber sido ejecutado. 29.1 Cualquier controversia o demanda que surja de 

21 . Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o o en conexión con estas Condiciones Generales o 
recursos que puede tener, la Compañía puede de sus materias, se regirán e interpretarán de 
terminar cualquier o todos los contratos para la conformidad con las leyes del Estado Peruano. 
prestación de servicios de conformidad con estas 29.2Las partes irrevocablemente de acuerdo en que 
Condiciones Generales, sin que la principal los tribunales del Estado Peruano no tendrá 
responsabilidad de dar aviso de inmediato a la competencia exclusiva para resolver cualquier 
principal si : controversia o reclamación que surja de o en 

21 .1 Principal comete un incumplimiento sustancial conexión con estas Condiciones Generales o de 
de cualquiera de los términos de estas 
Condiciones Generales y (si esa violación es 
remediable) no remedia dicho incumplimiento 
dentro de los 30 días de la principal que se 
notificará por escrito de la violación, o 

21.2se hace un pedido o se aprueba una resolución 
para la liquidación de la principal, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente para hacer una 
disolución de la principal 

21 .3 se hace una orden, o los documentos que se 
presentan en un tribunal de jurisdicción 
competente, para el nombramiento de un 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal , o 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 

21.4se nombra un receptor de cualquiera de los 
principales activos o empresa, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente o un acreedo·r de 

su materia 
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1. A menos que esté específicamente acordado por 
escrito, lnspectorate Services Perú SAC. de ahora 
en adelante, llamado "LA COMPAÑIA", realiza 
servicios de acuerdo con estos "Términos y 
Condiciones Generales• y consecuentemente, 
todas las ofertas o cotizaciones de servidos, 
esta rán sujetas a estas Condiciones Generales, así 
como también todos los contratos. acuerdos y 
arreglos . Estas Condiciones Generales están 
reguladas por el articulo 1764° y siguiente, del 
Código Civi l de la República Peruana. 

2 . LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar 
servicios de inspección y análisis tales como: 

2.1 Servicios básicos cómo los descritos en la 
condición número 6. 

2.2 Prestación servicios especiales, aceptados por LA 
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición 
número7 . 

2.3 Expide reporte y/o certificados según lo indicado 
en la condición número 8. 

3. LA COMPAÑIA actúa para la persona o 
instituciones de quienes las instrucciones para 
ejecutar el servicio han sido recibidas (de ahora 
en adelante llamado EL CONTRATANTE). 
Ningún individuo o institución tiene derecho a 
dar instrucciones, particularmente con respecto 
al alcance de un servicio dado o al envio de 
reportes o certificados, a menos que sea 
autorizado p,or El CONTRATANTE y acept~?o por 
LA COMPANIA. Sin embargo. LA COMPANIA será 
considerada como autorizada irrevocablemente 
enviar a su discreción, los reportes o certificados a 
terceras personas, si se encuentra siguiendo 
instrucciones de El CONTRATANTE. 

4 . LA COMPAÑÍA su ministrará sus servicios de 
acuerdo con: 

4.1 Instrucciones especificas del contratante y 
confirmadas por LA COMPAÑÍA. 

4.2 Los términos del formato estándar de orden de 
servicios de LA COMPAÑIA. 

4.3 Las prácticas comunes de comercio, uso y 
manejo. 

4.4 Los métodos que LA COMPAÑÍA pueda 
considerar apropiados en los campos técnicos, 
operacionales y/o financieros . 

5.1 Todas las preguntas y órdenes por parte de EL 
CONTRATANTE de servicios deben estar 
acompañadas de suficiente información, 
especificaciones e instrucciones que le permitan 
a LA COMPAÑÍA evaluar y/o realizar los servicios 
requeridos. 

5.2 Documentos que reflejen contratos entre EL 
CONTRATANTE y terceras personas, o 
documentos de terceras personas, tales como 
copias de contratos de venta, notas de crédito, 
conocimientos de embarque, etc., son 
considerados (si son recib idos por LA COMPAÑÍA) 
solamente como informativos, sin extender o 
restringir los compromisos aceptados por LA 

---wMPANIA 

6. Los servicios estándares de LA COMPAÑIA 
pueden incluir todos o a lgunos de los 
mencionados a continuación: 

6.1.1nspección cualitativa o cuantitativa. 
6.2.1nspección de bienes, plantas, equipos, 

empaquetado, tanques, contenedores y medios 
de transporte. 

6.3.1nspección de carga y descarga. 
6.4.Muestreo. 
6.5.Análisis en el laboratorio u otro tipo de prueba. 
6.6.Estudios y aud itorías 

7. Servicios especiales cuando los mismos exceden 
el campo de servicios estándares referidos en la 
condición número 6, serán realizados por LA 
COMPAÑÍA, mediante acuerdos particulares. 
Los siguientes servicios especiales son ilustrativos 
y no excluyentes: 

7 .1.Garantías cualitativas o cuantitativas 
7 .2.Calibración de tanques, calibración métrica o 

mediciones 
7 .3.Provisión de técn icos o algún otro personal. 
7 .4.1nspecciones pre-embarque bajo regulaciones 

gubernamentales de importaciones o aduanas. 
7.5.Supervisión de proyectos industriales completos, 

incluyendo ingeniería y reportes de progreso. 
7 .6.Servicios de Consultoría. 
8. 
8.1 Sujeto a las instrucciones de EL CONTRATANTE y 

aceptadas por LA COMPAÑÍA, ésta última emitirá 
reportes y certificados del servicio realizado los 
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco 
de las limitaciones de las Inst rucciones recibidas. 
LA COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse 
o reportar acerca de cualquier hecho o 
circunstancia fuera de estas instrucciones 
especificas recibidas. 

8.2.Los reportes o certificados emitidos a partir de 
pruebas o análisis realizados a •muest ras 
articulares", contienen las opiniones específicas 
de LA COMPAÑfA de dichas muestras, y no 
expresan una opin ión con respecto al total (lote) 
del material de donde éstas fueron obtenidas. Si 
se requiere una opinión acerca del material 
completo, se deberá coordinar en forma 
anticipada con LA COMPAÑÍA, la inspección y 
toma de muestras del total del material. 

9. Obligaciones de EL CONTRATANTE: 
9.1 Asegurarse que las instrucciones dadas a LA 

COMPAÑÍA contengan la suficiente información 
y sean suministradas oportunamente, para 
disponer que los servicios requeridos sean 
reali zados efectivamente. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

9.2. Procurará todo el acceso necesario a los 
representantes de LA COMPAÑÍA, para así 
permitir asegurar que todos los servicios sean 
realizados en forma efectiva. 

9.3 . Suministrar, si es necesario, equipos especiales o 
personal para la realización de los servicios 
requeridos. 

9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas 
necesarias para la seguridad de las condiciones 
de trabajo e instalaciones, durante el desarrollo 
de los servicios y no se limitará solamente a 
atender las sugerencias de LA COMPAÑÍA en este 
respecto, sean o no solicitadas. 

9.5 Tomar todas las acciones necesarias para 
eliminar o resolver obstrucciones o 
interrupciones en la realización de los servicios 
contratados. 

9.6. Informar con anticipación a LA COMPAÑIA 
acerca de riesgos o peligros conocidos, actuales 
o potenciales, relacionados con alguna 
instrucción e muestreo o análisis, Incluyendo por 
ejemplo, la presencia de riesgo por radiación, 
elementos tóxicos, nocivos o explosivos; venenos 
o contaminación ambiental. 

9. 7 Ejercer todos sus derechos y liberarse de todas sus 
obligaciones con respecto a algún contrato en 
particular, independientemente de si se han 
emitido reportes o no; debido al incumplimiento 
de LA COMPAÑÍA, en alguna de sus obligaciones. 

1 O. Puede permitir a la COMPAÑÍA delegar a su 
discreción la realización del trabajo para el cual 
fue contratada, en forma completa o parcial, a 
cualquier agente o subcontratista . 

11 . Todos los técnicos y otro personal 
proporcionados por la Compañía en el ejercicio 
de cualquiera de los servicios siempre y en todo 
momento serán los empleados, agentes o 
subcontratistas (Como puede ser el caso) de la 
Compañía como tal, todas esas personas serán 
responsables y sujeto a las instrucciones de la 
Compañía en todo momento. Salvo acuerdo en 
contrario de la Compañía, estas personas no 
estarán obligados a seguir todas las 
instrucciones del CONTRATANTE. 

12 Si los requerimientos de EL CONTRATANTE 
exigen el análisis de muestras por parte de EL 
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA 
COMPAÑÍA emitirá los resultados pero sin 
responsabilidad por la exactitud de los mismos. 
Del mismo modo, cuando LA COMPAÑÍA solo 
actué como testigo en la realización del análisis 
por El CONTRATANTE o por un tercer 
laboratorio, LA COMPAÑÍA dará confirmación de 
que la muestra correcta fue analizada, pero no 
tendrá ninguna responsabilidad sobre la 
exactitud de los resultados. 

14.5.4 Esta condición 14 establece la totalidad de la 
responsabilidad financiera de la Compañía 
(incluyendo cualquier responsabilidad por los 
actos u omisiones de sus empleados, agentes y 
sub-contratistas) a la principal con respecto a 
cualquier incumplimiento de estas Condiciones 
Generales, cualquier uso que se haga por el 
director de los servicios y toda representación, 
declaración o acto delictivo u omisión 
(incluyendo negligencia) que surjan en relación 
con estas Condiciones Generales . 

15. EL CONTRATANTE podrá garantizar que 
protegerá o indemnizará a LA COMPAÑiA y sus 
representantes, empleados, agentes o sub 
contratistas, frente a todos los reclamos hechos 
por terceros, respecto a pérdidas, costos por 
daños dé cualquier naturaleza debido a reclamos 
o cualquier otra circunstancia relacionada con el 
desarrollo, intensión de desarrollar o no 
desarrollo, de cualquier servicio, que exceda lo 
estipulado, según la condición número 14. 

1 6. Cada en:pleada, agente o subcontratista de LA 
COMPANIA, podrá tener el beneficio de las 
limitaciones de compensación o indemnización 
contenidos en estas Condiciones Generales y en 
consecuencia en los que a tales limitaciones 
respecta, cualquier contrato asumido por LA 
COMPAÑiA es asumido no solo en su propio 
beneficio, sino también como agente y garante 
de las personas aquí mencionadas. 

17. En el evento que surja cualquier problema o 
costo imprevisto durante la ejecución de algún 
servicio contratado, LA COMPAÑÍA podrá ser 
autorizada para realizar cobros adicionales para 
cubrir los costos para cubrir tiempo de trabajo 
adicional y gastos en los que necesariamente se 
incurre para cumplir con el Servicio. 

18 18.1 EL CONTRATANTE pagará puntualmente en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) días después 
de la fecha de emisión de la factura o dentro de 
cualquier otro plazo que halla sido acordado por 
escrito con LA COMPAÑIA, todos los respectivos 
cargos hechos por LA COMPAÑIA. El no 
cumplimiento del plazo acarreará el pago de 
intereses a razón de 150ft, anual a partir de la 
fecha de emisión de la factura hasta la fecha de 
pago mas Jos gastos e impuestos producto de la 
demanda. 

nOmbrar a un síndico o administrador de la 
principal, o 

21.5 principal hace cualquier acuerdo o convenio con 
sus acreedores, o hace una solicitud a un tribunal 
de jurisdicción competente para la protección de 
sus acreedores en forma alguna, o 

21 .6 Principal cesa, o amenaza con cesar, al comercio, 
o 

21 .7de la principal toma o sufre cualquier otra 
similar o análogo de acción en cualquier 
jurisdicción, en consecuencia, de la deuda. 

22. En caso de cese de cualquier o todos los contratos 
para la prestación de servicios por cualquier 
razón: 

22.1EI Director de pagar inmediatamente a la 
Compañía todos los pendientes de la empresa 
las facturas impagadas e intereses y, en el caso de 
los servicios prestados, pero para los que no se 
ha presentado la factura, la empresa podrá 
presentar una factura, en la que se pagarán 
inmediatamente después de la recepción, 

22.2 los derechos adquiridos de las partes en cuanto 
a la rescisión no se verá afectada 

23 LA COMPAÑIA no es un asegurador ni un garante 
y está liberada de responsabilidad con respecto a 
esas atribuciones . EL CONTRATANTE que 
requiera garantías contra pérdidas o daños, 
deberá obtener el seguro apropiado. 

24 Ninguna alteración, enmienda o renuncia a 
cualquiera de estas Condiciones Generales, 
tendrá algún efecto a menos que sean hechas 
por escrito y firmadas por un representante 
autorizado de LA COMPANIA. 

25. 
25.1 Si cualquiera de las disposiciones (o parte de una 

disposición) de las presentes Condiciones 
Generales se encuentra por cualquier tribunal u 
órgano administrativo de la jurisdicción 
competente para ser inválida, ilegal o 
inaplicable, las demás disposiciones seguirán en 
vigor 

25.2Si cualquier inválida, inaplicable o ilegal 
disposición seria válida y ejecutable o jurfdica, si 
alguna parte de ella se han suprimido, esta 
disposición se aplicará a cualquier modificación 
es necesaria para que sea válida y exigible y legal. 

26. Cada una de las partes reconoce y acepta que, en 
la celebración de cualquier contrato de 
prestación de servicios de conformidad con estas 

18.2Todos los precios y las tasas debidas en virtud de Condiciones Generales no cuenta con ninguna 
las presentes Condiciones Generales, a menos empresa, promesa, garantía, declaración, 
que la compañía confirma por escrito, ser representación. garantía o entendimiento (ya 
exclusiva de ningún valor añadido 0 impuesto sea por escrito o no) de cualquier persona (ya sea 
sobre las ventas que se cobrará en adición a la parte en estas condiciones o no) relacionados 
tasa vigente que corresponda. con el objeto de estas Condiciones Generales, 

18.3EL CONTRATANTE no está autorizado para con excepción de lo expresamente establecido 
13 Debido a la posibilidad de estratificación de retener o diferir el pago de cualquier suma que se en el o mencionadas en la s presentes 

algunas cargas y/o las limitaciones impuestas a le adeude a LA COMPAÑÍA, aduciendo alguna Condiciones Generales. 
nosotros por cerradas o restringidas sistemas de disputa o recl~mos que pueda alegar en contra 27. Todos los contratos pa_ra la prestación de servidos 
toma de muestras, la Compañia no puede deLACOMPANfA. entró en conformidad con las presentes 
g-a·ra-n t i-z~a-r~qve-e-sTa~s-·mlre-s rr-a-s- s-o--n- 18:-4Enel caso aecuarijüier suspensiOn-c:re-los---Eondidone Generales--se-realizan- para- et---------
representativas de la carga a bordo o los compromisos de pago con acreedores, quiebra , beneficio de la Sociedad y la única y principal (en 
resultados de las pruebas obtenidos e informó liquidez, embargo o cesación de actividades por su caso) de sus sucesores y cesionarios 
sobre nuestros certificados de calidad son parte de EL CONTRATANTE, LA COMPAÑiA podrá autorizados y que no están destinados a 
representativas de dicha carga. ser autorizada automáticamente para suspender beneficiar, o ser exigible por cualquier otra 

14. 
14.1 LA COMPAÑÍA tomará el debido cuidado y 

buena práctica en la realización de sus servicios y 
aceptará responsabilidad sólo cuando tales 
cuidados y prácticas no hayan sido ejecutados y 
se pruebe aJ!¡Jún, tipo de negligencia por parte de 
LA COMPANIA. 

14.2 La responsabilidad de LA COMPAÑÍA respecto a 
quejas por pérdidas, daños o gastos de cualquier 
naturaleza, ocurridas en cualquier momento, 
debido a cualquier infracción al contrato o 
alguna falla en el cuidado y buena práctica por 
parte de LA COMPAÑÍA. no deberá en ninguna 
circunstancia exceder 1 O( diez) veces la tarifa o 
cantidad pagable con respecto al servicio 
especifico requerido, el cual a su vez está bajo 
un contrato en particular con LA COMPAÑfA, que 
da lugar a las reclamaciones en cuestión. Sin 
embargo, LA COMPAÑÍA no tendrá 
responsabilidad con respecto a cualquier 
reclamo por pérdida indirecta o consecuente, 
incluyendo pérdidas de ganancias y/o negocios 
futuros y/o producción y/o cancelación de 
contratos en los cuales participa EL 
CONTRATANTE. En el caso que la tarifa o 
cantidad a pagar por servicio, se refiera a un 
grupo de servicios y el reclamo se sucede con 
respecto a uno de dichos servicios de la tarifa 
deberá ser indicada, para el propósito de este 
numeral, mediante referencia al tiempo total 
involucrado en el desarrollo de cada servicio. 

14.3 El limite de responsabilidad de LA COMPAÑÍA 
bajo los términos de la condición número 14.2, 
puede ser aumentado por solicitud recibida con 
anterioridad a la ejecución de un servido o como 
acuerdo por el pago de una tarifa más alta, 
equivalente a una fracción adecuada del 
incremen to de la compensación . 

14.4 Todas las garantías. condiciones y otros términos 
implícitos por la ley o de derecho común son, en 
la máxima medida permitida por la ley, excluidas 
de las presentes Condiciones Generales. 

14.5Nada de lo dispuesto en estas Condiciones 
Generales, limite o excluya la responsabilidad de 
la Empresa: 

14.5.1 en caso de muerte o lesiones personales 
resultantes de negligencia, o 

14.5.2 de cualquier daño o responsabilidad incurrida 
por el principal como resultado de fraude o 
tergiversación fraudulenta por la Compañía, o 

14.5.3 de cualquier responsabilidad que no puede ser 
restringida o excluida por la ley. 

el desarrollo d e sus servicios y sin persona. 
responsabilidad alguna. 28. Avisos dados bajo las presentes Condiciones 

19 En el caso que LA COMPAÑIA sea prevenida, por Generales se realizarán por escrito, enviado a la 
alguna causa fuera de su control de efectuar o atención de la persona, y que dicha dirección o 
completar algún servicio acordado, El número de fax de la parte podrá notificar a la 
CONTRATANTE pagará a LA COMPAÑiA: otra parte de vez en cuando y se entregarán 

1 9.1 Costos realizados o aún por hacer con el objeto personalmente, o enviarse por correo enviado 
depoderdetenerlostrabajos. por pre-pago, de primera clase de correo o 

19.2 Una porción de la tarifa acordada equivalente a correo certificado. Un aviso se considerará que se 
la proporción del servicio efectivamente han recibido, en caso de entrega personal, en el 
realizado, quedando LA COMPAÑÍA dispensada momento de la entrega. en el caso de pre-pago o 
de toda responsabilidad en absoluto, por la post de primera clase correo certificado. 48 · 
parcial o total no ejecución del servicio. horas a partir de la fecha de envío y, si se 

20 LA COMPAÑÍA podrá ser dispensada de toda considera la recepción en virtud de la presente 
responsabilidad con EL CONTRATANTE, por Condición 28 se no en el horario comercial (es 
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro decir, 9.00 a 5.30 pm de lunes a viernes en un dia 
de los seis meses subsiguientes a la ejecución por que es un día hábil), a las 9.00 horas en el primer 
parte de LA COMPAÑIA de los servicios que dan dla hábil tras la entrega. Para probar el servicio, 
lugar al reclamo, a menos que se entable una es suficiente para demostrar que la notificación 
demanda o en caso se alegue la no ejecución de fue debidamente y se publicará. 
algún servicio, si no es durante los seis meses 
subsiguientes a fecha en que el servicio debió 29. 
haber sido ejecutado. 29.1 Cualquier controversia o demanda que surja de 

21 . Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o o en conexión con estas Condiciones Generales o 
recursos que puede tener, la Compañia puede de sus materias, se regirán e interpretarán de 
terminar cualquier o todos los contratos para la conformidad con las leyes del Estado Peruano. 
prestación de servicios de conformidad con estas 29.2las partes irrevocablemente de acuerdo en que 
Condiciones Generales, sin que la principal los tribunales del Estado Peruano no tendrá 
responsabilidad de dar aviso de inmediato a la competencia exclusiva para resolver cualquier 
principal si: controversia o reclamación que surja de o en 

21 .1 Principal comete un incumplimiento sustancial conexión con estas Condiciones Generales o de 
de cualquiera de los términos de estas su materia 
Condiciones Generales y (si esa violación es 
remediable) no remedia dicho incumplimiento 
dentro de los 30 días de la principal que se 
notificará por escrito de la violación, o 

21.2se hace un pedido o se aprueba una resolución 
para la liquidación de la principal, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente para hacer una 
disolución de la principal 

21.3 se hace una orden, o los documentos que se 
presentan en un tribunal de jurisdicción 
competente, para el nombramiento de un 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal , o 

21.4se nombra un receptor de cualquiera de los 
principales activos o empresa, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente o un acreedor de 
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Coordinador de Proyecto Julio Manuel Zarate Vargas 

2017-06-13 

Gracias por utilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de 
Proyecto, si desea información adicional o cualquier aclaración que pertenecen a este informe. 

Informe Autorizado por ~ 

Enrique Quevedo Baclgalupo 
Jefe de Laboratorio 

Quím. Joel Ata rama Orejuela 
Supervisor de Flslcoquimlca 

C.Q.P. N• 923 

Av. La Marina 3059 San Miguel- Lima 32 PERU 

Fecha de Emisión 2017-06-13 

Te!: (51 1) 616-5400 Fax: ( 511) 616-5418 Email: envirolab@nsf.org Web: VvWW.envirolabperu.com.pe 

Fl20170613175533 J-00262023 pág 1 de 34 
El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias. Estos resu~ados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resu~ados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio . 



NSF 
INTERNATIONAL 

lnassa 
ENVIROLAB 

Información General 

Matriz: Agua 

Solicitud de Análisis: Contrato 2015-0EFA (Jun-090) 

Muestreado por: Cliente 

Procedencia: Distrito Cholón- Provincia Marañón- Departamento Huánuco 

Referencia: Requerimiento de Servicios N• 1365-2017 (Coordinación de M o nito reo y Vigilancia Ambiental) (CUC 
w 0008-5-2017-22) 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383794 

Agua Superficial 

RChon1 

2017-06-02 

2017-05-29 09 :38 

Anéllsis Fecha de Fin de Anéllsls 

Quimica 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3 , Revised March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val). 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Cobano Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Niquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

4 19 

N.D.(<0,25) 

N.D.(<O,OOO 1) 

o 311 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<0,007) 

o 030 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<O 008) 

N .D~(<0 ,001) 

12,89 

N.D.(<0,001 l 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,002) 

o 033 o 
N.D.(<0,003) 

0,540 

0,02 

N.D.(<0,001) 

3,644 

0,025 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<0,002) 

0,49 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,006) 

00000 3 

Rcgú:tro N' LE- 011 

INACAL 
DA - Perú 
L..aboratorlodeEnA yo 

Acreditado 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 012 6 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,002 1 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 o 
mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 709 1 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 5 

mg{L N.A. 

mg/L 0,002 8 

mg/L 0,001 7 

mg/L N.A. 

mg/L 0,051 5 

mg/L 0,000 1 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,011 6 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 
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Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-05 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375 .4 Revised March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

2,30 

N.D.(<O 007) 

N.D.(<0,001 l 

N.D.(<0,001) 

0,033 

o 25 

26 

N.O. : Significa que el Resuijado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resuijados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383795 

Agua Superficial 

RChon1 

2017-06-02 

2017-05-29 09:38 

Análisis Fecha de Fin de Anéllsls 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disueijo 
Mercurio Disueijo en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disueijo 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disueijo (Validado) 

Boro Disueijo 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disueijo 

Cobaijo Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disueno 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disueijo 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

3 98 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,043 

N.D .(<0,006l 

N.D .(<0,007) 

0,026 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01 l 

N.D .(<0 ,008) 

N.D.(<0,001l 

12,03 

N.D.(<0 ,001 l 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0 ,002l 

0,030 9 

N.D.(<0 ,003) 

0,055 

N.D.(<0,01l 

N.D.(<O 001) 

3 493 

Gü000 4 

Rcgintro N" LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mo/L 0,012 8 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

m giL 0,000 9 

m giL o 020 3 

mg/L 0,204 1 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 012 6 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mQ/L N.A. 

m giL N.A. 

m giL o 000 9 

mq/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq!L 0,683 8 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L 0,001 5 

mg/L N.A. 

mq/L 0,000 8 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L o 049 4 
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ManQaneso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disueno 

Potasio Disuelto 

Plata Disueno 

Plomo Disuelto 

Selenio Disueno 

Sodio Disuelto 

Talio Disueno 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Anális is Resultado 

0,009 9 

N.D .!<0,002\ 

N.D.(<0,002l 

0,38 

N.D.(<0,002l 

N.D .(<0,001\ 

N.D .(<0 ,006l 

2 22 

N.D.(<O 007\ 

N.D.(<0 ,001 l 

N.D.(<0,001 l 

N.D.(<0 ,004) 

N .D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 
Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383796 

Agua Superficial 

RSust1 

2017-06-02 

2017-05-29 10:39 

1 Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 

*Silicio Total por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 201 7-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Cobano Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

7 24 

0,60 

N.D.(<O,OOO 1 l 

0,086 

N.D.(<0,006l 

N.D.(<0 ,007l 

0,013 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.!<0,01l 

N.D.(<0,008l 

N.D.(<0,001 \ 

2,824 

N.D.!<0,001l 

N.D.(<0 ,001l 

N.D.(<0 ,002) 

o 017 o 
N.D.(<0,003l 

000005 

INACAL 
DA - Perú 
t..bon~ tor\odeEnnyo 

Acredi tado 

Regi• tro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,000 9 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

mQ/L 0,009 1 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L 0,012 4 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,021 8 

mg/L 0,048 

mo/L N.A. 

mo/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 000 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,060 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L 0,000 8 

mo/L N.A. 
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Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Anéllsis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revisad March 2017-06-05 
1983 

N - Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revisad March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0,156 

0,01 

N.D.(<0 ,001l 

0,684 

0,006 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<O 002) 

0,83 

N.D.(<0,002l 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<O 006\ 

2,62 

N.D .(<O 007) 

0,002 

N.D .(<0 ,00 1) 

N.D .(<O 004) 

0,27 

2,2 

N .D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis : 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383797 

Agua Superficial 

RSust1 

2017-06-02 

2017-05-29 10:39 

Anéllsis Fecha de Fin de Anéllsis 

Qulmlca 
*Si licio Disuelto por ICP-AES en Agua . EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disue~o 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

6 99 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,022 

N.D.(<0,006) 

N.D.(<0 ,007) 

0,013 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0 ,008) 

üOOOOG 

Reglttro N' LE - 011 

Unidad incertidumbre(±) 

mg/L 0,001 o 
mg/L 0,001 7 

mg/L N.A. 

mg/L o 011 9 

mg/L 0,000 5 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L 0,019 2 

mg/L N.A. 

m giL N.A. 

m giL N.A. 

mq/L o 014 6 

mg/L N.A. 

mq/L o 000 3 

mg/L N.A. 

m giL N.A. 

mq/L 0,021 6 

mq/L o 175 3 

Unidad Incertidumbre(±) 

mq/L 0,021 1 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L 0,000 4 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 
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Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disue~o 

Litio Disuelto 

Magnesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disue~o 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disue~o 

Zinc Disue~o 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

N.D.(<0,001l 

2,806 

N.D.(<0,001l 

N.D.{<0 ,001) 

N.D.(<0,002l 

o 016 8 

N.D.(<0,003l 

0,063 

N.D.(<0,01l 

N.D.(<O 001) 

o 681 

0,003 

N.D.(<0 ,002l 

N.D.(<O 002) 

o 66 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0 ,001l 

N.D.(<0,006) 

2,56 

N.D.(<0,007) 

N.D.(<0,001l 

N.D.{<0,001) 

N.D.(<0,004l 

N .D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383798 

Agua Superficial 

RChon2 

2017-06-02 

2017-05-29 11 :50 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

4,24 

0,60 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,313 

N.D.(<0,006l 

N.D.(<0,007) 

ü0000 7 

Reg!ctro N" LE - 011 

Unidad Incertidumbre(:!:) 

maJL N.A. 

mg/L 0,060 o 
mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 8 

maJL N.A. 

ma/L 0,000 8 

mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

maJL 0,011 8 

ma/L 0,000 3 

m giL N.A. 

mg/L N.A. 

ma/L 0,015 4 

ma/L N.A. 

m giL N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,014 3 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 012 8 

mg/L 0,048 

mg/L N.A. 

ma/L o 0021 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 
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NSF 
INTERNATIONAl 

Análisis 

lnassa 
ENVIROLAB 

Qulmlca (Continúa ... ) 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Niquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352 .1, Revised March 2017-06-05 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0,029 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<O 001) 

12,75 

N.D.(<O 001 l 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<O 002) 

o 032 3 

N.D.(<O 003) 

0,509 

0,02 

N.D.(<0,001) 

3 634 

0,023 

N.D.(<0,002l 

N.D.(<0,002) 

o 42 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<O 001 l 

N.D.(<0,006) 

2 20 

N.D.(<O 007) 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0 ,001) 

0,031 

0,46 

5,7 

N.O.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

Análisis 

Qulmlca 

S-0001383799 

Agua Superficial 

RChon2 

2017-06-02 

2017-05-29 11 :50 

Fecha de Fin de Análisis 

*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua . EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 

Fl20 170613175533 J-00262023 

Resultado 

4,02 

000008 

~ 
Rogi•tto N" LE- 011 

Unidad lncertldum bre(±) 

mg/L 0,000 9 

m giL N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,701 o 
mo/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,001 5 

mg/L N.A. 

m giL 0,002 6 

mg{L 0,001 7 

mQ/L N.A. 

mo/L 0,051 4 

mQ/L o 000 1 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

ma!L 0,01 o o 
m giL N.A. 

mg/L N.A. 

m giL N.A. 

ma!L 0,0123 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,000 4 

mg/L 0,036 9 

mg/L 0,455 9 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,012 5 
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NSF 
INTERNATIONAl 

Análisis 

lnassa 
ENVIROLAB 

Qulmlca ( Continúa ... ) 

Mercurio Disuelto en Agua . EPA Method 245.7(Val). 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 

Fecha de Fin de Análisis 

2017-06-09 

Metales Disue~os en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disuetto 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disuetto 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disuetto 

Cobatto Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disue~o 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disuetto 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Maqnesio Disuetto 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disuetto 

Potasio Disuetto 

Plata Disuetto 

Plomo Disuelto 

Selenio Disuetto 

Sodio Disuelto 

Talio Disuetto 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuetto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,052 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<0,007) 

o 025 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01 ) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<O 001) 

12,10 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<O 002) 

0,031 6 

N.D.(<0,003l 

0,055 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<O 001) 

3 502 

0,009 7 

N.D.(<0,002l 

N.D.(<0,002) 

o 31 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<O 001 l 

N.D.(<0,006) 

2,14 

N.D.(<0,007) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,004) 

N .D .: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

Análisis 

Qulmlca 

S-0001383800 

Agua Superficial 

R0so1 

2017-06-02 

2017-05-29 12:40 

Fecha de Fin de Análisis 

*Silicio Total por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7, 2017-06-06 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

000009 

Regiotro N" LE- 011 

Unidad lncertld u m bre(:t) 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 8 

mQ!L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ!L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,676 6 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L 0,001 5 

mo/L N.A. 

mg/L o 000 8 

mo/L N.A. 

mQ!L N.A. 

mQ/L 0,049 5 

mg/L o 000 9 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L o 007 7 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L o 012 o 
mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ!L N.A. 

mg/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 
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NSF 
INTERNATIONAL 

lnassa 
ENVIROLAB 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca ( Continúa ... ) 

Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validadol 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Cobano Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Maonesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-05 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 201 7-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

6,02 

0,60 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,075 

N.D.(<0,006) 

N.D.(<0 ,007) 

0,009 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001) 

2,135 

N.D.(<O 00 1) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<0,002) 

o 015 6 

N.D.(<O 003) 

0,074 

N.D.(<0,01l 

N.D.(<O 001 ) 

0,461 

o 002 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<0,002) 

0,41 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0 ,006) 

2,11 

N.D.(<0,007) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,004) 

0,23 

1,7 

N .D .: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Fl20 170613175533 J-00262023 

000010 

Regl• tro N' LE - OU 

Unidad Incertidumbre(:!:) 

mg/L 0,018 1 

mg/L 0,048 

m¡¡/L N.A. 

mQ/L o 001 4 

mg/L N.A. 

m¡¡/L N.A. 

mg/L o 000 3 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L o 045 6 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mo/L N.A. 

m¡¡/L 0,000 7 

mo/L N.A. 

mg/L 0,000 8 

mQ/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mo/L 0,008 o 
mg/L 0,000 2 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,009 9 

mQ/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,01 1 8 

m¡¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 018 o 

mg/L o 136 9 
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NSF 
INTERNATIONAl 

lnassa 
ENVIROLAB 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383801 

Agua Superficial 

ROso1 

2017-06-02 

2017-05-29 12:40 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 201 7-06-06 
200.7, Revised 4.4 Mav1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200 .7, Revisad 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disuelto 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disuelto 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disuelto 

Cobalto Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disuelto 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disuelto 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niquel Disuelto 

Potasio Disuelto 

Plata Disuelto 

Plomo Disuelto 

Selenio Disuelto 

Sodio Disuelto 

Talio Disuelto 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

5,81 

N.D.(<O 000 1) 

o 062 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<O 007) 

0,009 

N.D.(<O 000 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0 ,008) 

N.D.(<O 001 ) 

2 096 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 00 1 l 

N.D.(<O 002) 

o 015 6 

N.D.(<0,003) 

o 032 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<O 001) 

0,429 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<0 ,002l 

0,30 

N.D.(<0,002l 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0 ,006) 

2,04 

N.D.(<0 ,007l 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0 ,001 l 

N.D.(<0 ,004) 

N .D .: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Fl20170613 175533 J-00262023 

000011 

Regictro N" LE - Oll 

INACAL 
DA- Perú 
L.tboratorlodeEnN yo 
Acreditado 

Unidad Incertidumbre(±) 

mq/L 0,017 5 

mq/L N.A. 

mq/L 0,001 4 

mq!L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 3 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L o 044 8 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L 0,000 7 

mg/L N.A. 

mq/L 0,000 7 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L 0,007 4 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L 0,007 4 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L o 011 4 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 
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Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383802 

Agua Superficial 

REspe1 

2017-06-02 

2017-05-29 13:25 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 

*Silicio Total por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7, 201 7-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), 20 17-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 20 17-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-05 
1983 

Fl20170613175533 J-00262023 

000012 

Reglotro N' LE- 011 

Resultado Unidad Incertidumbre(±) 

4 83 mg/L 0,014 6 

0,60 mg/L 0,048 

N.D.(<O,OOO 1) mg/L N.A. 

o 127 mg/L 0,001 5 

N.D.(<0,006l mo/L N.A. 

N.D.(<0,007) mg/L N.A. 

o 009 ma/L o 000 3 

N.D.(<O 000 5) mg/L N.A. 

N.D.(<O 01) mo/L N.A. 

N.D.(<0,008) mg/L N.A. 

N.D.(<O 001) mQ/L N.A. 

2 074 mg/L 0,044 3 

N.D.(<O 001) mo/L N.A. 

N.D.(<0,001) mg/L N.A. 

N.D.(<0,002) mo/L N.A. 

0,017 2 mg/L 0,000 8 

N.D.(<O 003) mo/L N.A. 

0,109 mg/L 0,000 9 

N.D.(<0,01) mo/L N.A. 

N.D.(<O 001) mg/L N.A. 

0,475 mo/L 0,008 2 

o 003 mg/L 0,000 3 

N.D.(<0,002) mo/L N.A. 

N.D.(<0,002) mg/L N.A. 

o 47 mo/L 0,011 o 
N.D.(<0 ,002) mg/L N.A. 

N.D.(<0,001) mo/L N.A. 

N.D.(<0,006) mg/L N.A. 

1,70 mg{L 0,009 5 

N.D.(<0,007) mQ/L N.A. 

N.D.(<0,001) mg/L N.A. 

N.D.(<0,001) mg/L N.A. 

N.D.(<O 004) mg/L N.A. 
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Qulmlca (Continúa ... ) 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,24 
2017-06-05 

1,8 

N .D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1383803 

Agua Superficial 

REspe1 

2017-06-02 

2017-05-29 13:25 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disue~o en Agua. EPA Method 245.7(Val). 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disue~o 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disueno 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disueno 

Cobano Disueno 

Cromo Disue~o 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disueno 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disueno 

Manoaneso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niouel Disueno 

Potasio Disue~o 

Plata Disueno 

Plomo Disuelto 

Selenio Disueno 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

4,70 

N.D.(<O,OOO 1) 

o 071 

N.D.(<0,006) 

N.D.(<O 007) 

0,008 

N.D.(<O 000 5) 

N.D.(<O 01 l 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001) 

2,030 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,002) 

o 016 8 

N.D.(<O 003) 

0,032 

N.D.(<0 ,01) 

N.D.(<0,001) 

0,465 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,002) 

o 27 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0 ,006) 

üOOO l J 

INACAL 
DA - Perú 
1Abontor10de EnAyo 
Acreditado 

RegiDtro N" LE· Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,0190 

mQ/L 0,144 6 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,014 1 

mQ/L N.A. 

mQ/L o 001 4 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L o 000 3 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQIL o 043 4 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,000 8 

mg/L N.A. 

mQ/L o 000 7 

mg/L N.A. 

mQIL N.A. 

mg/L 0,008 1 

mQIL N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L o 006 7 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 
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Quimica (Continúa ... ) 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

1,68 

N.D.(<0,007) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,004l 

N.O.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los ResuHados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383804 

Agua Superficial 

RChon3 

2017-06-02 

2017-05-3010:05 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua . EPA Method 325.3, Revisad March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val). 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

CobaHo Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Niquel Total 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

4,58 

N.D.(<O 25) 

N.D.(<O,OOO 1) 

o 266 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<0,007l 

0,029 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0 ,008) 

N.D.(<0,001) 

13,75 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0,001 l 

N.D.(<0,002) 

0,034 7 

N.D.(<0 ,003) 

0.423 

0,02 

N.D.(<O 001) 

3,926 

0,023 

N.D .(<0 ,002) 

N.D.(<0,002) 

0000 1 4 

Reglttro N' LE- Oll 

Unidad incertidumbre(±) 

mc:¡/L 0,009 4 

m giL N.A. 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

mc:¡/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

mq/L 0,013 8 

mc:¡/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 9 

mg/L N.A. 

m giL N.A. 

mg/L 0,001 o 
ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 755 9 

mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

mwL 0,001 6 

mg/L N.A. 

mc:¡/L 0,002 2 

mg/L 0,001 7 

mgLL N.A. 

mg/L 0,055 5 

mg/L 0,000 1 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 
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Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Anélisis 

N-Nitrato en Agua . EPA Method 352.1, Revisad March 2017-06-05 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revisad March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0,39 

N.D.(<O 002) 

N.D .{<O 001) 

N.D.(<0,006) 

2,40 

N.D.(<O 007) 

o 004 

N.D.(<0,001) 

0,005 

0,22 

6,0 

N.D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383805 

Agua Superficial 

RChon3 

2017-06-02 

201 7-05-30 10:05 

Anéllsls Fecha de Fin de Anéllsls 

Quimica 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 20 17-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

4,56 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,059 

N.D.(<0 ,006) 

N.D.(<0 ,007) 

0,027 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0 ,008) 

N.D.(<0 ,001) 

13,14 

N.D.{<0 ,001) 

N.D.(<O 001) 

N.D.{<0 ,002) 

o 033 7 

N.0.{<0,003) 

000015 

INACAL 
DA- Perú 
L•bonlot10deEnNYO 
Acreditado 

Regi~tro N' LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,009 4 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,013 4 

mo/L N.A. 

mg/L o 000 3 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 4 

mg/L 0,017 9 

mg/L 0,483 8 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 013 7 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 9 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L 0,722 7 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L o 001 6 

mg/L N.A. 
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Quimlca ( Continúa ... ) 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

MaQnesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niquel D isue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disue~o 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,052 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0,001) 

3,748 

0,010 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<0,002) 

o 33 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<O 001 ) 

N.D.(<0,006) 

2,30 

N.D.(<O 007) 

N.D.(<0,001l 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,004l 

N.O.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1383806 

Agua Superficial 

RChon4 

2017-06-02 

201 7-05-30 11:20 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmica 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validadol 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

4 71 

0,40 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,287 

N.D.(<0,006) 

N.D.(<0,007)_ 

o 029 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<O 001) 

13 53 

N.O.( <0 ,001) 

000016 

~ 
Regi•tro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,000 7 

mQ/L N.A. 

mg!L N.A. 

mQ/L 0,053 o 
mg/L o 000 1 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,007 9 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg!L N.A. 

mQ/L o 012 9 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L 0,014 2 

mQ/L o 032 

mQ/L N.A. 

mQ/L o 002 o 
mg/L N.A. 

mg!L N.A. 

mQ/L 0,000 9 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,744 1 

mQ/L N.A. 

pag 15 de 34 

El presente informe no podrá ser reproducido parcial o tota lmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias. Estos resu~ados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resultados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
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Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revisad March 2017-06-05 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revisad March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

N.D.(<0,001) 

0,004 

o 034 8 

N.D.(<0 ,003) 

0,502 

o 02 

N.D.(<O 001) 

3 846 

o 022 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<O 002) 

0,50 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<0,001) 

N.D .(<0,006) 

2 45 

N.D.(<0,007) 

0,004 

N.D.(<O 001) 

o 006 

0,27 

6 4 

N .D. : Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resu~ado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis : 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383807 

Agua Superficial 

RChon4 

2017-06-02 

2017-05-3011 :20 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimica 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7 , Revisad 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

4,71 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,063 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<0,007) 

U0001 7 

INACAL 
DA - Perú 
L.sborator1odeEnuyo 

Acreditado 

Registro N" LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,000 1 

mg/L o 001 6 

mQ/L N.A. 

mg/L o 002 6 

mQ/L o 001 7 

mg/L N.A. 

mg/L o 054 4 

mg/L 0,000 1 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,011 7 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,013 7 

mg/L N.A. 

m giL o 000 3 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 4 

mo/L 0,021 3 

mg/L 0,508 6 

Unidad Incertidumbre(±) 

m giL 0,014 2 

m giL N.A. 

mg/L 0,001 4 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 
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Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disue~o 

Manoaneso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Nlauel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disue~o 

Selenio Disue~o 

Sodio Disue~o 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disue~o 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,026 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.O.( <0,008) 

N.D.(<O 001) 

12,91 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 00 1) 

N.D.(<O 002) 

0,033 6 

N.D.(<O 003) 

0,05 1 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0,001 l 

3,688 

0,009 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0 ,002) 

o 32 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,006) 

2 32 

N.D.(<O 007) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001 l 

0,005 

N .D. : Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantif icación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1383808 

Agua Superficial 

RArag1 

2017-06-02 

2017-05-30 12:10 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

8,36 

0,80 

N.D.(<O,OOO 1) 

000018 

Reglctro N" LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,000 8 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L o 710 1 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L o 001 6 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 7 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L o 052 2 

mg/L 0,000 9 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,007 7 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,013 o 
mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 4 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 025 2 

mg/L o 064 

mo/L N.A. 
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Anéllsis Fecha de Fin de Anéllsis 

Química ( Continúa ... ) 

Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validadol 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Cobatto Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manqaneso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua . EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-05 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0,070 

N.D.I<0,006\ 

N.D.I<0,007\ 

o 008 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.I<O 01\ 

N.D.(<O 008) 

N.D.I<0,001\ 

2,474 

N.D.I <0,001 \ 

N.D.(<O 001) 

N.D.I<O 002\ 

0,020 6 

N.D.I<0,003\ 

0,1 23 

o 01 

N.D.(<0,001l 

0,975 4 

0,004 

N.D.I<0,002\ 

N.D.(<O 002) 

0,55 

N.D.(<0,002l 

N.D .I<0,001\ 

N.D.(<0,006l 

2 97 

N.D .(<0,007l 

N.D .I<0,001\ 

N.D.(<0,001l 

N.D .I<O 004\ 

0,38 

2,2 

N .D. : Significa que el Resuttado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383809 

Agua Superficial 

RArag1 

2017-06-02 

2017-05-3012:10 

ü00()1 9 

Registro N' LE - Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mq/L 0,001 4 

ma/L NA 

ma/L N.A. 

ma/L o 000 3 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L NA 

ma/L N.A. 

mq/L 0,052 9 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

mq/L 0,001 o 
ma/L N.A. 

mq/L 0,000 9 

ma/L 0,001 7 

mq/L N.A. 

ma/L 0,016 9 

mQ/L 0,000 4 

ma/L NA 

mq/L N.A. 

ma/L o 012 9 

mq/L N.A. 

ma/L NA 

mq/L NA 

ma/L 0,0166 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,030 3 

ma/L O, 179 3 
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*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 
200.7, Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 

Fecha de Fin de Análisis 

2017-06-06 

2017-06-09 

Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revisad 20 17-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disuetto 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disuetto 

Cadmio Disuetto 

Calcio Disuetto 

Cobatto Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuetto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disuetto 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disuetto 

Manoaneso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disuetto 

Potasio Disuelto 

Plata Disuetto 

Plomo Disuelto 

Selenio Disuetto 

Sodio Disuelto 

Talio Disuetto 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

7 91 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,024 

N.D .I<0,006l 

N.D.(<0,007l 

0,007 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.I<O 011 

N.D.(<0,008l 

N.D.I<0,001 l 

2 181 

N.D.I<0,001l 

N.D.(<0,001l 

N.D.I<O 0021 

o 019 9 

N.D.I<O 0031 

0,043 

o 01 

N.D.I<O 001) 

o 926 

o 003 

N.D.I<O 0021 

N.D.(<0 ,002l 

0,40 

N.D.(<0 ,002l 

N.D.I<0,001l 

N.D.(<O 006) 

2,77 

N.D.I<0,007l 

N.D.(<0 ,001 l 

N.D.I<0,001 l 

N.D.(<0 ,004) 

N.O.: Significa que el Resuttado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

Fl20170613175533 

S-000 138381 O 

Agua Superficial 

RChon5 

2017-06-02 

2017-05-30 13:15 

J-00262023 

L00020 

Regintro N' LE - 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mo/L 0,023 8 

mo/L N.A. 

mo/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L 0,000 3 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L 0,046 6 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L 0,000 9 

ma/L N.A. 

mo/L 0,000 7 

ma/L o 001 7 

mo/L N.A. 

ma/L 0,016 o 
ma/L 0,000 3 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L 0,009 5 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,015 5 

mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 
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Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimica 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7 , 2017-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua . EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manaaneso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua . EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-05 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetricol 

Resultado 

4,80 

N.D.(<0 ,25l 

N.D.I<O,OOO 1) 

0,323 

N.D.I<0,006l 

N.D.(<0,007l 

0,028 

N.D.I<O 000 5) 

N.D.(<0 ,01 l 

N.D.I<0,008) 

N.D.I<0,001 l 

13,60 

N.D.(<0,001) 

N.D.I<0,001l 

N.D.I<0,002l 

o 035 o 
N.D.(<0 ,003l 

0,531 

0,02 

N.D .I<O 001) 

3 890 

o 021 

N.D .(<0,002) 

N.D.I<0,002l 

o 43 

N.D.I<0,002l 

N.D.(<0,001l 

N.D .!<0,006l 

2,50 

N.D .I<0,007l 

0,004 

N.D .I<0,001 l 

0,004 

0,25 

6,3 

ü0002 1 

Regittro N' LE- 011 

INACAL 
DA - Perú 
L&bo!'111orio de EnHyo 

Acredi tado 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,014 5 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 002 1 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 9 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,747 7 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 6 

ma/L N.A. 

ma/L 0,002 7 

ma/L o 001 7 

ma/L N.A. 

mq/L 0,055 o 
ma/L 0,000 1 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,010 2 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

mq/L 0,014 o 
ma/L N.A. 

ma/L 0,000 3 

ma/L N.A. 

mq/L 0,000 3 

ma/L 0,020 o 

ma/L 0,500 5 
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Notas de Ensayo: 
N .D .: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383811 

Agua Superficial 

RChon5 

2017-06-02 

2017-05-3013:15 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revised4.4 May1994 . 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disue~o 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disue~o 

Manqaneso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Resultado 

4,78 

N.D.I<O,OOO 1\ 

0,040 

N.D .I<O 006) 

N .D .1 <O ,007\ 

0,026 

N.D.I<O,OOO 5\ 

N.D.(<0,01) 

N.D.I<0,008\ 

N.D.(<0,001l 

12,78 

N.D.I<0,001l 

N.D.I<0,001\ 

N.D.!<0,002) 

o 033 4 

N.D.!<0,003l 

0,044 

N.D.!<0,01l 

N.D.(<0,001l 

3,689 

0,009 

N.D.!<O 002\ 

N.D.(<0,002) 

0,25 

N.D.(<0,002) 

N .D.! <0,001 l 

N.D.(<O 006) 

2,31 

N.D.(<0,007) 

N.D.!<0,001 \ 

N.O.( <0,001 l 

N.D.I<0,004\ 

000022 

Regi•tro N• LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,014 4 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 8 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,703 1 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

mq/L 0,001 6 

ma/L N.A. 

ma/L o 000 7 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L 0,052 2 

mq/L 0,000 8 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L 0,006 4 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L 0,012 9 

mqJL N.A. 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 
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Notas de Ensayo: 
N .D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resu~ado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383812 

Agua Superficial 

RSanti1 

2017-06-02 

20 17-05-30 13:45 

Anéllsls Fecha de Fin de Anéllsis 

Química 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 201 7-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

8,53 

o 60 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,074 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<0,007) 

o 007 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001) 

2,758 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0 ,002) 

0,023 1 

N.D.(<0,003) 

0,130 

0,01 

N.D.(<0 ,001) 

0,881 

0,004 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<O 002) 

0,54 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0 ,001 l 

N.D.(<O 006) 

3 14 

N.D.(<O 007) 

N.D.(<0,001) 

U00 023 

Reglctro N" LE - OU 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 025 7 

mg/L o 048 

mg/L N.A. 

m giL 0,001 4 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,000 2 

mg/L N.A. 

m¡¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡¡/L N.A. 

mg/L 0,059 o 
m¡¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡¡/L N.A. 

mg/L 0,001 1 

m¡¡/L N.A. 

mg/L 0,000 8 

m¡¡/L 0,001 7 

mg/L N.A. 

mg/L o 015 3 

mg/L 0,000 4 

m¡¡/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,012 6 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡¡/L N.A. 

mg/L 0,017 5 

m¡¡/L N.A. 

mg/L N.A. 
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Qulmlca ( Continúa ... ) 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1 , Revisad March 2017-06-05 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revisad March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,004) 

0,26 

N.D.(<0,5)_ 

N.O.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resu~ado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383813 

Agua Superficial 
RSanti1 

2017-06-02 

2017-05-30 13:45 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disue~o 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disuetto 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disuetto 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Cobatto Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disuetto 

Manqaneso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niquel Disue~o 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

8 10 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,017 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<0,007) 

0,007 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001) 

2,11 o 
N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,002) 

0,021 2 

N.D.(<0,003) 

0,025 

0,01 

N.D.(<0 ,001) 

o 844 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<D,002) 

N.D.(<0,002) 

U0002 4 

RegiGtro N' LE - Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mq/L 0,021 o 

mg/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

mq/L 0,024 4 

mq/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L 0,000 2 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,045 o 
mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L 0,001 o 
mg/L N.A. 

mg/L 0,000 7 

mq/L 0,001 7 

mg/L N.A. 

mq/L 0,014 6 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 
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Quimica ( Continúa ... ) 

Potasio Disue~o 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disue~o 

Talio Disue~o 

Titanio Disue~o 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

o 22 

N.D .(<0 ,002) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,006) 

2,97 

N .O .( <O ,007) 

N.D .(<O 001) 

N.D.(<0,001) 

N.D .(<O 004) 

N.O.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1383814 

Agua Superficial 

RChon6 

2017-06-02 

2017-05-3110:50 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimica 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), 201 7-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

510 

0,40 

N.D.(<O,OOO 1) 

o 280 

N.D.(<0,006) 

N.0.(<0,007) 

0,028 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0 ,008) 

N.D.(<0,001) 

13,40 

N.D.(<0,001 ) 

N.D.(<O 001 l 

N.D.(<0 ,002) 

O,D36 9 

0,006 

0,458 

0,02 

0,005 

ú00025 

Registro N" LE- Oll 

Unidad lncertld u m bre(±) 

mo/L o 005 6 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,016 6 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

mq/L 0,015 4 

mg/L 0,032 

mo/L N.A. 

mo/L 0,001 9 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L 0,000 9 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L 0,737 o 
mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L 0,001 7 

mg/L 0,001 o 
mg/L 0,002 4 

mg/L o 001 7 

mg/L 0,000 1 
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Ma¡¡nesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Nlquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-05 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetricol 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

3,833 

0,020 

N .D.( <O ,002) 

N.D .(<0 ,002) 

0,71 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<O 006) 

2 67 

N.D.(<O 007) 

o 004 

N.D.(<0 ,001) 

0,030 

0,19 

5,2 

N .D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383815 

Agua Superficial 

RChon6 

2017-06-02 

2017-05-31 1 0:50 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qufmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua . EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disue~o 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disue~o 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

5,02 

N.D.(<O,OOO 1) 

o 067 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<0,007) 

o 025 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<O 001) 

12 78 

N.D.(<O 001) 

000026 

Rcg!Gtro N' LE · OU 

Unidad Incertidumbre(±) 

mo/L o 054 2 

mg/L 0,000 1 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L 0,016 4 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L o 014 9 

mg/L N.A. 

mo/L o 000 3 

mg/L N.A. 

mo/L o 000 9 

mg/L o 015 4 

mg/L 0,413 6 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,015 1 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

m¡¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡¡/L 0,000 8 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L o 702 9 

mo/L N.A. 
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Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disuetto 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Mac¡nesio Disuetto 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niauel Disuetto 

Potasio Disuelto 

Plata Disuetto 

Plomo Disuelto 

Selenio Disuetto 

Sodio Disuelto 

Talio Disuetto 

Titanio Disuetto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

N.D.I<0,001) 

N.D.(<0,002l 

0,035 o 
N.D.(<0 ,003) 

0,059 

N.D.(<0 ,01 l 

N.D.(<0,001l 

3,654 

0,010 

N.D.(<0,002) 

N.D.I<0,002l 

0,35 

N.D.I<0,002l 

N.D.(<0,001l 

N.D.I<0,006l 

2,47 

N.D.!<0,007l 

N.D.(<0,001 l 

N.D.!<O 001 l 

N.D.(<0,004) 

N .D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-O DO 1383816 

Agua Superficial 

RYana1 

20 17-06-02 

2017-05-3 1 09:20 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revisad March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Resultado 

5,86 

N.D.(<0,25) 

N.D.(<O,OOO 1 l 

0,178 

N.D.!<0,006l 

N.D.I<0,007l 

0,016 

N.D.I<O,OOO 5) 

N.D.(<0 ,01) 

U00 02 7 

@ ~;~ 
Acredi tado 

Regi•tro N' LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

ma/L o 001 6 

mc¡/L N.A. 

ma/L 0,000 8 

mc¡/L N.A. 

ma/L N.A. 

mc¡/L 0,051 7 

ma/L 0,000 1 

mc¡/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 008 4 

ma/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,013 8 

ma/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

mc¡/L 0,0177 

mc¡/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

ma/L 0,001 6 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 5 

ma/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

Fl20170613175533 J-00262023 pag 26 de 34 
El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias. Estos resuttados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resuttados se refieren únicamente a los elementos analizados , en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 



NSF 
INTERNATIONAL 

Análisis 

lnassa 
ENVIROLAB 

Química ( Continúa ... ) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1 , Revised March 2017-06-05 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375 .4 Revised March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

N.D .(<0,008) 

N.D.{<0,001) 

6,446 

N.D .(<0,001) 

N.D.(<0,001l 

N.D.(<0,002) 

o 032 o 
N.D.(<0 ,003) 

o 263 

N.D.(<0,01 l 

N.D.(<O 001) 

2,154 

0,013 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,002l 

o 45 

N.D.(<0 ,002l 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 006) 

2 49 

N.D.(<0,007l 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 001) 

0,012 

0,24 

64 

N.O.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1383817 

Agua Superficial 

RYana1 

2017-06-02 

2017-05-31 09:20 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 

*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

5,67 

N.D.(<O,OOO 1) 

()00028 

Rcgl•tro N' LE - 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L 0,354 5 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L o 001 5 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 5 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L 0,413 o 
mg/L 0,000 1 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L o 010 5 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L 0,013 9 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,000 5 

mg/L 0,019 4 

mg/L 0,511 7 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,017 1 

mq/L N.A. 
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4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disue~o 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disue~o 

Litio Disue~o 

Maanesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,061 

N.D.(<0,006) 

N.D .!<O 0071 

0,014 

N.D.!<O,OOO 51 

N.D.(<0,01l 

N.D.!<O 0081 

N.D.(<O 001) 

6 214 

N.D.(<0,001l 

N.D.!<0,001l 

N.D.(<0 ,002l 

o 028 4 

N.D.(<0 ,003l 

0,059 

N.D.(<0,01l 

N.D.!<0,001l 

2,050 

o 010 

N.D.(<O 002) 

N.D.!<0,002l 

o 41 

N.D.!<O 0021 

N.D.(<O 001) 

N.D.!<0,006l 

2 38 

N.D.!<O 0071 

N.D.(<0,001l 

N.O.! <0,001 l 

0,008 

N .D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001383818 

Agua Superficial 

RChon7 

2017-06-02 

2017-05-3112:20 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimica 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua . EPA Method 325.3 , Revised March 2017-06-05 
1983 

Resultado 

5,36 

U00029 

INACAL 
DA- Perú 
L4boratortodeEna yo 
Acreditado 

Rcgiotro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(:!:) 

ma/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 5 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,341 7 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 3 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 8 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,393 1 

ma/L o 000 1 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,009 7 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,013 3 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 0004 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,016 1 
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Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca ( Continúa ... ) 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val). 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 201 7-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Cobatto Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manoaneso Total 

Molibdeno Total 

Nlquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua . EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-05 
1983 

N - Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-05 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0,40 

N.D.(<O 000 1) 

0,254 

N.D .(<0 ,006) 

N.D .(<0,007l 

0,025 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0,008l 

N.D.(<O 001 ) 

11 69 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001l 

N.D.(<0,002) 

0,035 7 

N.D.(<0,003) 

0,478 

o 01 

N.D.{<0,001) 

3,409 

0,026 

N.D .(<O 002) 

N.DJ<O 002) 

0,50 

N.D.(<0 ,002l 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0 ,006) 

2,65 

N.D.(<0 ,007l 

0,005 

N.D .(<0 ,001 l 

0,005 

0,17 

6,9 

N .D .: Signif ica que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 
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000030 

Registro N" LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mc¡/L o 032 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 9 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mc¡/L 0,000 8 

m giL N.A. 

mg/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m giL 0,642 7 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

m giL 0,001 7 

mg/L N.A. 

m giL 0,002 5 

mc¡/L o 001 7 

m giL N.A. 

mg/L 0,048 2 

mo/L 0,000 1 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,011 8 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L o 014 8 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 3 

mo/L N.A. 

mg/L o 000 4 

mg/L 0,013 9 

mgLL 0,553 1 
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'' 

1 

NSF 
INTERNATIONAl 

lnassa 
ENVIROLAB 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1383819 

Agua Superficial 

RChon7 

2017-06-02 

2017-05-3112:20 

Análisis Fecha de Fin de Anéllsis 

Quimica 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua . EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 201 7-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200 .7 , Revised 201 7-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niquel Disue~o 

Potasio Disue~o 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

5 25 

N.D.!<O 000 1\ 

o 048 

N.D.I<0,006l 

N.D.!<O 007\ 

o 023 

N.D.!<O,OOO 5\ 

N.D.I<O 01\ 

N.D.! <0,008\ 

N.D.(<O 001) 

11 ,06 

N.D.I<0,001l 

N.D.I<O 001\ 

N.D.I<0,002\ 

0,033 7 

N.D.( <0 ,003\ 

0,114 

N.D.I<0,01\ 

N.D.!<0,001\ 

3,235 

0,018 

N.D.I<0,002\ 

N.D.!<0,002\ 

o 29 

N.D.(<0,002) 

N.D.I<O 001\ 

N.D.(<0 ,006\ 

2,49 

N.D.(<0,007) 

N.D.I<0,001 \ 

N.D.(<0,001 \ 

0,005 

N.D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

()00031 

Registro N' LE· 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L o 015 8 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 000 8 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,608 o 
ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 001 6 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 9 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,045 8 

ma/L o 000 1 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,007 2 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,013 9 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 4 
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NSF 
INTERNATIONAl 

lnassa 
ENVIROLAB 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1383820 

Agua Superficial 

ROIIa1 

2017-06-02 

2017-05-31 13:00 

Anéllsis Fecha de Fin de Anélisis 

Qulmlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-06 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua . EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-05 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), 2017-06-08 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Cobano Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Maqnesio Total 

Manaaneso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-05 
1983 

Resultado 

10,2 

0,40 

N.D.I<O,OOO 1 l 

o 095 9 

N.D.(<0,006) 

N.D.I<0,007l 

o 013 

N.D.I<O 000 5) 

N.D.I<0,01l 

N.D.I<0,008l 

N.D.I<0,001l 

2 691 

N.D.(<0,001 l 

N.D.I<0,001l 

N.D.I<0,002l 

o 024 1 

N.D.(<O 003) 

0,169 

0,02 

N.D.I<0,001 l 

0,738 

0,010 

N.D.(<0,002) 

N.D.I<0,002l 

0,37 

N.D.I<0,002l 

N.D.(<0,001) 

N.D.I<0,006l 

3,76 

N.D.I<0,007l 

N.D.(<0,001) 

N.D.I<0,001 l 

0,005 

{;00032 

Regiotro N" LE - 011 

INACAL 
DA- Perú 
LaboratorlodeEnp yo 
Acreditado 

Unidad Incertidumbre(±) 

mo/L 0,030 7 

mo/L 0,032 

mo/L N.A. 

mo/L 0,001 5 

mq/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L o 000 4 

mo/L N.A. 

mq/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L 0,057 5 

mq/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L 0,001 1 

mq/L N.A. 

mo/L 0,001 1 

mq/L 0,001 7 

mo/L N.A. 

ma/L o 012 8 

mo/L 0,000 1 

mq/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L 0,008 8 

mo/L N.A. 

mq/L N.A. 

mo/L N.A. 

mq/L 0,021 o 
mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

mq/L 0,000 4 
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NSF 
INTERNATIONAL 

Análisis 

lnassa 
ENVIROLAB 

Qulmica ( Continúa ... ) 

N - Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,26 
2017-06-05 

N.D.(<0 ,5l 

N .D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 138382 1 

Agua Superficial 

ROIIa1 

201 7-06-02 

201 7-05-3113:00 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-06 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disue~o 
Mercurio Disue~o en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-06 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disuelto 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Maonesio Disuelto 

Manganeso Disue~o 

Molibdeno Disuelto 

Níouel Disuelto 

Potasio Disuelto 

Plata Disuelto 

Plomo Disuelto 

Selenio Disuelto 

Fl20170613175533 J-00262023 

Resultado 

9,93 

N.D.(<O,OOO 1) 

o 018 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<O 007) 

o 01 3 

N.D.(<O ,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0 ,008l 

N.D.(<0,001) 

2,668 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<0,002) 

0,024 o 
N.D.(<0,003) 

0,094 

0,02 

N.D .(<0,00 1) 

0,729 

0,007 

N.D .(<0 ,002) 

N.D .(<0 ,002) 

0,17 

N.D .(<0 ,002) 

N.D .(<0,001 l 

N.D .(<0,006) 

Reglctro N' LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L 0,020 4 

mg/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,030 o 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L o 0004 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,057 o 
mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,0011 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,000 8 

mQ/L 0,001 7 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,012 6 

mg/L 0,000 6 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L 0,004 7 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 
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NSF /nasa 
ENVIROLAB 

INTERNATIONAl 

Análisis 

Quimica ( Continúa ... ) 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

3,59 

N.D.C<O 007) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001 \ 

N.D.(<0,004) 

N .D .: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resu~ado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Fl20170613175533 J-00262023 

{)00034 

Registro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mq/L 0,020 1 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 
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NSF lnassa 
ENVIROLAB 

INTERNATIONAl 

Ensayos realizados por: 

Ensayos realizados por: 

Id 

NSF_LIMA_E 

()0003 ~ 

Registro N' LE - 011 

Dirección 

NSF Envirolab, Lima, Peru 

Avenida La Marina 3059 San Miguel 
Lima, Perú 

Referencias a los Procedimientos de Ensayo: 

Referencia Técnica 

101623 
101624 
101625 
101626 
101627 
101628 
101640 
101646 
101649 

Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val) , Febrero 2005 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val) , Febrero 2005 
Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May1994. 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May1994. 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 1983 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 1983 

INACAL 
DA- Perú 

Descripciones de ensayos precedidos por un"*" indican que los métodos no han sido acreditados por eiiNACAL-DA y la prueba se ha 
realizado según los requisitos de NSF. De no contar con el"*" indica los parámetros asociados a esta(s) muestra(s) se encuentran 
dentro del alcance de la acreditación . 
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REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 1365·2017 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANA LISIS DE LABORATORIO 

CUC: 0008-,..J017.7.214 

Fecha Programada : 26.10!1'201 7 

CaJldad AmbltnLll : CaAt.Jad tJO AQWI 
Meta Siar: 29 
Entreg~ de lo.lateriales : 221()512017 

.P,1a lrLL Tipodc r.1untra Conlrnto lit m Parjmetros ~Jro. do Muutrn ObUMtiOn 

lrYJ\J , &Hg 

Meta'uTota!u 42 
MlllbiJ f'O' ICP 
lrclllyo 3 blonco co c:m;>o. 1 biOIICO do 

Contra!oN' 60- ftom J vtl(ty J<IUpii:li<!OI 
2015·0EFA 

l lf 
AQt.>e Superlic.ftl Aouo Supe¡ficbi iJe lllo lnduyt Hg 

MDIIlGI OrWOl!OI 35 ArWI:/tJ.I por tCP 

COil!rO.,N' 53-
CJorurot 3~ 

20\S.OEFA 
hem5 SlJI.II(OI 35 

Nltnttos 35 

Rtftnnclu 1 Obnrvaclonu : 
Ad1000.:sr 4 U :ros do agun dcslona-od:J. O frn&coJ vado1 y t tr:nco con 500 mi do agUOJ dO$WnfZ'Itdl {Dlat"·CD tlt jO) 

Contaclo Campo: Jtlony M¡et R10¡ Goreb 

Contacto nrnteo: P~bOl O,l;tnro, Del So!4r Pnlomlno 

Cont1 e-1o AdmlnlatrnU vo: Poo'a Jo~nnctL Enria un Lera 

Cond!clonn Gennral oc 

1. LJtt"'l/0 ao ~plazo mob:imodg 15 di3J a !onct.wio, c.oolodOS de!ico lo fecho do 11\gro.sodt les 
rr.uiUillU aliJboríJ!OriO para su anAhb. esto ditbttl\ pmsentur al OEFA ~IIWotmo d.o GnJa}O y 
c.op:11 oo la udoNJ do CUS10dia 

1 6n caco líO onc:uon:ron onoro~ u cosorvAOClnD' on <'1 U'lormo pre:w:ntcao, so lo n6U"teerD fX1t 
tnctllo do unu Clllta la no wnlorm'dad dtt sttVI::OJ, c:ont.mao ccn un pino do~ alas Q!tnoat.o 
para ~ubu!\Or 111s ob3crvaW.c• 

1 ~•U51!otfa RS:b · Q! 1 
9~070 

pOI!IIOIIf~oefa.g~b .pe t4J20!e ' G 
penriquezCioela.QOb pe 04112&4 21 2 

PnrtlllfOt 
NSF EINIROI.AB S.AC. 
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NSF 
INTERNATIONAL 

Inassa 
ENVIROLAB 

NSF Envirolab INACAL 
DA - Perú 
Ubor.110tto de EnNyo 

Acredi tado 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO 

POR EL ORGANISMO PERUANO DE 
ACREDITACION INACAL-DA CON 

REGISTRO N° LE-011 Rogittro N' LE- 011 

INFORME FINAL 

Dirección de Entrega: Solicitante: C0198060 

Francisco García 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambientai­
OEFA 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambientai­
OEFA 

Av. Faustino Sánchez Carrión W 603 
Jesus Maria, Lima 
Lima, Peru 

Resultado Completo 

Av. Faustino Sánchez Carrión W 603 
Jesus Maria, Lima 
Lima, Peru 

Fecha de Informe 

Procedencia Distrito Cholón- Provincia Marañón- Departamento Huánuco 

Producto Agua 

Tipo de Servicio Análisis 

Informe de Ensayo N° J-00262446 

Coordinador de Proyecto Julio Manuel Zarate Vargas 

2017-06-14 

Gracias por utilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de 
Proyecto, si desea información adicional o cualquier aclaración que pertenecen a este informe. 

Informe Autorizado por ~ 

Enrique Quevedo Baclgalupo 
Jefe de Laboratorio 

Qulm. Joel Atarama Orejuela 
Supervisor de Flslcoquímlca 

C.Q.P. N• 923 

Av. La Marina 3059 San Miguel- Lima 32 PERU 

Fecha de Emisión 2017-06-14 

Tel: (511) 616-5400 Fax: ( 511) 616-5418 Email: envirolab@nsf.org Web: www.envirolabperu.com.pe 

Fl20170614102623 J-00262446 pág 1 de 25 
El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias. Estos resu~ados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resu~ados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 
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Información General 

Matriz: Agua 

Solicitud de Análisis: Contrato N° 2015-0EFA (Jun-223) 

Muestreado por: Cliente 

Procedencia: Distrito Chalán- Provincia Marañón- Departamento Huánuco 

Referencia : Requerimiento de Servicios N° 1365-2017 (Coordinación de Monitoreos y Vigilancia Ambiental) 
(CUC N° 0008-5-2017-22) 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385129 

Agua Superficial 

RChon8 

2017-06-06 

2017-06-0 1 09 :45 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimica 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7, 2017-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val). 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 20 17-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

MaQnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Resultado 

5,22 

N.D.(<0,25j 

N.D.(<O ,OOO 1) 

o 208 

N.D .(<0,006) 

N.Dj<0,007j 

o 025 

N.D.(<O 000 5)_ 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0 ,008) 

N.D.(<O 001) 

10,21 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.{<0,001) 

N .D.( <O ,002) 

0,034 8 

N.D.(<0,003) 

o 395 

0,02 

0,017 

2,988 

0,020 

N.D.(<0,002J 

N.D.(<0,002) 

0,07 

N.D.(<0,002) 

0,004 

N.D.(<0 ,006) 

000040 

Registro N" LE · 011 

INACAL 
DA - Perú 
l..abora1ortode Ena yo 

Acreditado 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 015 7 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 7 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,000 8 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,561 7 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,001 6 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,002 1 

mQ/L 0,001 7 

mg/L 0,000 1 

mQ/L 0,042 3 

mg/L o 000 1 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,003 2 

mg/L N.A. 

mQ/L o 000 5 

mQ/L N.A. 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
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condición de muestra recibida por el laboratorio. 



NSF 
INTERNATIONAl 

Anélisis 

/nas. a 
ENVIROLAB 

Química ( Continúa ... ) 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Anéllsis 

N-Nitrato en Agua . EPA Method 352.1, Revised March 201 7-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

2,43 

N.D.(<0,007) 

0,006 

N.D.(<0,001) 

0,012 

o 33 

6 1 

N .D .: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385130 

Agua Superficial 

RChon8 

2017-06-06 

2017-06-01 09:45 

Anéllsls Fecha de Fin de Anéllsls 

Quimlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua . EPA Method 2017-06-08 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disue~o 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disue~o 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disue~o 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disue~o 

Resultado 

5,01 

N.D.r<O 000 1\ 

0,037 

N.D.(<0,006l 

N.D.(<O 0071 

0,025 

N.D.r<O ,OOO 51 

N.D.(<0 ,01 l 

N.D.(<0,008l 

N.D.(<0,001l 

9,217 

N.D.(<0 ,001l 

N.D.(<0 ,001l 

N.D.(<0 ,002l 

o 032 o 
N.D.(<0,003l 

0,074 

0,01 

o 006 

2,703 

000041 

~L ~~~~;~" Acreditado 

Regis tro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,013 6 

mq/L N.A. 

ma/L o 000 3 

mq/L N.A. 1 

ma/L 0,000 5 

ma/L o 026 5 

ma/L 0,484 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,015 1 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 4 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 8 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,506 9 

mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 001 5 

mg/L N.A. 

1 mq/L 0,000 8 

ma/L o 001 7 

mq/L o 000 1 

mg/L 0,038 2 1 

Fl20170614102623 J-00262446 pág 3 de 25 
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Qulmlca ( Continúa ... ) 

Man¡:¡aneso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,012 

N.D .(<0,002) 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<0,02) 

N.D .(<O 002) 

0,003 

N.D .(<0 ,006) 

2,05 

N.D.(<O 007) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<0 ,00 1) 

0,005 

N .D .: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385131 

Agua Superficial 

RSAna1 

2017-06-06 

2017-06-01 10:45 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimlca 

*Silicio Total por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7 , 20 17-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7 , Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Resultado 

10 3 

N.D .(<O 25) 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,020 

N.D.(<0,006) 

N.D.(<0,007) 

0,019 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001)_ 

3,007 

N.D .(<0,001)_ 

N.D .(<0 ,001) 

N.D.(<0,002) 

0,028 6 

0,005 

000042 

Registro N' LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L o 000 1 

mgJL N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L o 000 5 

mQ/L N.A. 

m¡:¡/L 0,011 5 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

m¡:¡/L 0,000 4 

Unidad Incertidumbre(:!:) 

mg/L 0,031 2 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,001 4 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L 0,000 6 

m¡:¡/L N.A. 

m giL N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L o 064 3 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L o 001 3 

mg/L 0,001 o 
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Análisis Fecha de Fin de Análisis Resultado 

Qulmlca ( Continúa ... ) 

Hierro Total 0,034 

Fósforo Total 0,03 

Litio Total o 009 5 

Magnesio Total o 766 

Manoaneso Total 0,005 

Molibdeno Total N.D.(<O 002) 

Nlquel Total N.D .(<O 002) 

Potasio Total N.D.(<0,02) 

Plata Total N.D.(<O 002) 

Plomo Total N.D.(<O 001) 

Selenio Total N.D.(<O 006) 

Sodio Total 4,10 

Talio Total N.D.(<0,007) 

Titanio Total N.D .(<O 001) 

Vanadio Total N.D.(<O 001) 

Zinc Total 0,007 

N-Nitrato en Agua . EPA Method 352.1, Revisad March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 0,27 

Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revisad March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 1 9 

Notas de Ensayo: 
N .D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis : 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385132 

Agua Superficial 

RSAna1 

2017-06-06 

2017-06-0110:45 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua . EPA Method 2017-06-08 
200.7, Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disue~o 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disue~o 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Fl201706141 02623 J-00262446 

Resultado 

4,77 

N.D.(<O,OOO 1) 

N.D .(<0,005) 

N.D.(<0,006) 

N.D.(<0,007l 

o 019 

N.D.(<O 000 5) 

N.D.(<O 01) 

N .D~(<0 , 008)_ 

000043 

~ 
INACAL 
DA - Perú 
1Abo1'11 torlodeEnaayo 
Acreditado 

Rcgí•tro N' LE - OU 

Unidad Incertidumbre(:!:) 

mgtL 0,000 7 

mQ/L 0,001 8 

mg/L 0,000 1 

mq/L 0,013 3 

mg/L 0,000 5 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

m giL N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L 0,017 o 
mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L 0,000 4 

mQ/L o 021 2 

mQ/L 0,149 

Unidad Incertidumbre(:!:) 

mq/L o 014 4 

mq/L N.A. 

mo/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 6 

mo/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 
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NSF 
INTERNATIONAL 

Análisis 

/nas. a 
ENVIROLAB 

Qulmlca (Continúa ... ) 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Maanesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

N.D.I<0,001 \ 

2,725 

N.D.I<0,001\ 

N.D .I<0,001\ 

N.D .I<0,002\ 

0,012 8 

N.D .I<0,003\ 

o 032 

0,03 

N.D.I<0,001\ 

0,285 

0,002 

N.D.I<0,002\ 

N.D.(<0,002) 

N.D.I<0,02\ 

N.D.I<0,002) 

N.D.I<0,001\ 

N.D.I<0,006) 

1,73 

N.D.(<0,007) 

N.D.I<0,001 \ 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.I<0,004\ 

N .D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que Jos valores de Jos Resu~ados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385133 

Agua Superficial 

RChon9 

2017-06-06 

2017-06-0112:15 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimlca 

*Silicio Total por JCP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-08 
Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3 , Revisad March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Resultado 

5,47 

N.D.I<0,25\ 

N.D.I<O,OOO 1\ 

0,203 

N .D.( <O ,006) 

N.D.I<0,007\ 

0000 44 

INACAL 
DA - Perú 
t..boratortode:EnAyo 
Acreditado 

Registro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L N.A. 

ma/L 0,058 3 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 6 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 7 

ma/L 0,001 7 

ma/L N.A. 

ma/L 0,004 9 

ma/L 0,000 2 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 009 7 

mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,016 5 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 7 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

1 
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Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Ma¡:¡nesio Total 

Man¡:¡aneso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352 .1 , Revised March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0,023 

N.D.(<O 000 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<O 001) 

9,488 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 002) 

o 033 3 

N.D.(<O 003) 

0,370 

0,02 

o 016 

2 754 

0,018 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<O 002) 

o 27 

N.D.(<0,002) 

o 003 

N.D.(<0,006) 

2,45 

N.D.(<O 007) 

o 004 

N.D.(<0,001) 

o 009 

0,32 

5,5 

N.O .: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identi ficación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

Análisis 

Quimlca 

S-0001385 134 

Agua Superficial 

RChon9 

2017-06-06 

2017-06-0112:15 

Fecha de Fin de Análisis 

*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-08 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 

Fl201706141 02623 J-00262446 

Resultado 

5,19 

V00045 

RogiDtro N' LE - 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,000 8 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,521 8 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,001 6 

m giL N.A. 

m¡:¡/L 0,002 o 
mg/L 0,001 7 

m¡:¡/L 0,0001 

mg/L 0,039 o 
m¡:¡/L o 000 1 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L 0,006 7 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,000 4 

mQ/L N.A. 

m giL 0,013 7 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L o 000 3 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L 0,000 4 

mg/L o 025 3 

m giL 0,44 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 015 6 
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1 Análisis 

lnassa 
ENVIROLAB 

Quimlca ( Continúa. __ ) 

Mercurio Disuelto en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 

Fecha de Fin de Análisis 

2017-06-09 

Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disueno 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disueno 

Cadmio Disueno 

Calcio Disueno 

Cobano Disue~o 

Cromo Disueno 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disue~o 

Estaño Disuelto 

Hierro Disueno 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

MaQnesio Disueno 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níauel Disueno 

Potasio Disue~o 

Plata Disueno 

Plomo Disue~o 

Selenio Disueno 

Sodio Disueno 

Talio Disueno 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disue~o 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

N.D.(<O,OOO 1) 

o 044 

N.D.(<O 006) 

N .D.( <0 ,007) 

o 023 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D. (<0,01) 

N.D.(<0 ,008l 

N.D.(<0,001) 

8,526 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0,001l 

N.D.(<0 ,002) 

o 030 7 

N.D.(<0,003) 

0,080 

N.D.(<O 01) 

0,006 

2 484 

o 010 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<O 002) 

0,09 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<0,006l 

2,05 

N.D,(<0,007l 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001l 

0,005 

N .D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis : 

Fecha y hora de Muestreo: 

Análisis 

Quimlca 

S-0001385137 

Agua Superficial 

RAjí1 

2017-06-06 

2017-06-01 12:50 

Fecha de Fin de Análisis 

*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-08 

F1201706141 02623 J-00262446 

Resultado 

li00046 

Regit;tro N' LE - 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mq/L N.A. 

mq/L o 001 4 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mQ/L o 000 7 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,468 9 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 001 4 

mQ/L N.A. 

mq/L 0,000 8 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 1 

mQ/L 0,035 1 

mq/L o 000 1 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L 0,003 4 

mQ/L N.A. 

m giL N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L 0,011 5 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L 0,000 4 

Unidad Incertidumbre(±) 
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1 Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qufmfca (Continúa ... ) 

Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revisad March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Ma¡¡nesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Nfouel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revisad March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revisad March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

9,00 

N.D.(<0,25) 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,061 

N.D.(<0,006) 

N.D.(<0 ,007l 

0,019 

N.D.(<O 000 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0 ,008) 

N.D.(<0,001) 

2,020 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<O 002) 

0,017 8 

N.D.(<0 ,003) 

0,070 

o 02 

o 009 

0,605 

0,007 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<O 002) 

0,03 

N.D~(_<0 ,002l 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0 ,006) 

3 17 

N.D.(<0,007) 

0,006 

N.D.(<0,001)_ 

0,009 5 

0,88 

N.D.(<0,5) 

N .D .: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Fl201706141 02623 J-00262446 

000047 

Reglntro N" LE- Oll 

INACAL 
DA- Perú 
l..&bot11toriodeEnN.yo 
Acreditado 

Unidad Incertidumbre(±) 

m¡¡/L 0,027 2 

mQ/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mglL N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L o 000 6 

mg/L N.A. 

m¡¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,043 2 

m¡¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L o 000 8 

m¡¡/L N.A. 

mg/L 0,000 8 

mg/L 0,001 7 

mg/L 0,000 1 

m¡¡/L o 010 5 

mg/L o 000 7 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

m¡¡/L o 002 8 

mg/L N.A. 

m¡¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L o 017 7 

mg/L N.A. 

m¡¡/L 0,000 3 

mg/L N.A. 

mQ/L o 000 4 

m giL 0,070 o 

mQ/L N.A. 
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Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385138 

Agua Superficial 

RAjí1 

2017-06-06 

2017-06-01 12:50 

Anéllsls Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-08 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Maanesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disue~o 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

8,33 

N.D.!<O 000 11 

o 031 

N.D.(<O 0061 

N.D.!<0,007l 

o 019 

N.D.(<O,OOO 51 

N.D .(<O 01 l 

N.D.!<0,008l 

N.D.(<O 0011 

1 849 

N.D.(<0 ,001 l 

N.D.!<0,001l 

N.D.(<0 ,002l 

o 016 9 

N.D.(<0,003l 

o 023 

0,02 

N.D.!<0,001l 

0,511 

o 003 

N.D.(<0,002l 

N.D.(<0,002) 

N.D .(<0,02l 

N.D.!<0,002l 

N.D.(<0,001l 

N.D.(<0 ,006l 

2,66 

N.D.!<0,007l 

N.D.(<0,001 l 

N.D .(<0,001) 

0,005 

N .D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Reglntro N" LE - 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,025 1 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 6 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,039 5 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 8 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 7 

ma/L 0,001 7 

ma/L N.A. 

ma/L 0,008 8 

ma/L 0,000 3 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,014 9 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 4 
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Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Anélisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385139 

Agua Superficial 

RSAnt1 

20 17-06-06 

2017-06-01 14:25 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-08 
Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua . EPA Method 325 .3, Revisad March 20 17-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), 20 17-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revisad March 2017-06-07 
1983 

Fl20170614102623 J-00262446 

Resultado 

9,31 

N.D.(<0,25) 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,050 

N.D .(<0 ,006) 

N.D.(<0 ,007) 

o 018 

N.D,(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,00 1) 

1 '11 o 
N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001 l 

N.D.(<0 ,002) 

o 009 89 

0,005 

0,023 

0,02 

0,014 

0,440 

0,001 

N.D.(<0,002) 

N.D,(<0,002l 

o 23 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<0,001) 

N.D,(<0,006)_ 

3,25 

N.D.(<0 ,007) 

o 002 

N.D.(<0 ,001) 

o 006 

000049 

Reglctro N" LE- 011 

INACAL 
DA - Perú 
Laboratorio de EnAyo 
Acreditado 

Unidad Incertidumbre(:!:) 

mq/L 0,028 1 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L o 000 6 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

m giL N.A. 

mg/L 0,023 7 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 5 

mg/L 0,001 o 
mg/L 0,000 7 

mg/L 0,001 7 

mg/L 0,000 1 

mg/L 0,007 6 

mg/L 0,000 2 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,005 9 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,018 2 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 3 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 4 
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N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,18 
2017-06-08 

N.D.(<0,5) 

N .D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385140 

Agua Superficial 

RSAnt1 

2017-06-06 

2017-06-01 14:25 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmica 

*Silicio Disue~o por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-08 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disue~o 
Metales Disue~os en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disue~o 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disue~o (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disue~o 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disue~o 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disue~o 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disue~o 

Magnesio Disue~o 

Manganeso Disue~o 

Molibdeno Disue~o 

Níquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Fl201706141 02623 J-00262446 

Resultado 

8,68 

N.D.(<O 000 1) 

N.D.(<0,005) 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<O 007) 

0,017 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001) 

1,033 

N.D.(<0,001 l 

N.D.(<0,001) 

N.D.{<0,002) 

o 009 68 

N.D.(<0,003) 

0,006 

0,01 

0,004 

0,394 

N.D.(<0,001l 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,02) 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,006) 

000050 

INACAL 
DA - Perú 
L•bont.torio de EnAyo 
Acredi tado 

Regl•tro N' LE- OU 

Unidad incertidumbre(±) 

mg/L 0,014 2 

mg/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,026 2 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 6 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,022 1 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 5 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 7 

mg/L 0,001 7 

mg/L 0,000 1 

mg/L 0,006 8 

mgJL N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 
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Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

2,72 

N.D.(<0,007) 

0,002 

N.D.(<0 ,001) 

o 005 

N.O .: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385 141 

Agua Superficial 

RChon10 

201 7-06-06 

2017-06-02 09 :10 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimica 
•silicio Total por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7, 2017-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

ManQaneso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Fl20170614102623 J-00262446 

Resultado 

5,50 

N.D.{<0,25) 

N.D.(<O 000 1) 

0,194 

N.D.(<0 ,006) 

N.D.(<O 007) 

0,024 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01 l 

N.D.(<0 ,008) 

N.D .(<0 ,001 l 

9,029 

N.D,(<0,001J 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0 ,002) 

0,032 1 

0,004 

0,400 

0,02 

0,009 

2,621 

o 019 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<O 002) 

00005 1 

Regit:tro N' LE· 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 015 2 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,000 3 

mQ/L N.A. 

mg/L o 000 4 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,016 6 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 001 7 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 8 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,496 5 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,001 5 

mg/L o 001 o 
mQ/L 0,002 1 

mg/L 0,001 7 

mQ/L 0,000 1 

mg/L 0,037 1 

mQ/L o 000 1 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 
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Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352 .1, Revised March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0,29 

N.D.{<0,002) 

N.D.(<O 001) 

N.D .(<0,006) 

2,45 

N .D.( <O ,007) 

o 007 

N.D.(<O 001) 

o 006 

o 28 

52 

N .D. : Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385143 

Agua Superficial 

RChon10 

2017-06-06 

2017-06-02 09:10 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 20 17-06-08 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disue~os en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disuelto 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Fl201706141 02623 J-00262446 

Resultado 

5,27 

N.D.{<O 000 1) 

0,020 

N.D .(<0,006) 

N.D.{<0,007) 

0,022 

N.D.(<O 000 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.{<0,008) 

N.D.(<0,00 1) 

8,378 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 002) 

o 030 o 
N.D.{<0,003) 

000052 

Regi~tro N' LE - 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L o 007 1 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

m giL N.A. 

mo/L o 013 7 

mg/L N.A. 

mo/L o 000 3 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 4 

m giL 0,022 7 

mg/L 0,419 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,015 9 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L 0,000 7 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

m giL 0,460 8 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

m giL o 001 4 

mg/L N.A. 
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Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disue~o 

MaQnesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Nlquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disue~o 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,073 

N.D.(<0 ,01) 

0,007 

2,380 

0,009 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<0,02) 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<0,00 1) 

N.D.(<0,006) 

2,01 

N.D .(<O 007) 

N.D .(<0,001 ) 

N.D .(<0,001) 

N.D.(<0,004) 

N .D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385144 

Agua Superficial 

RPale1 

2017-06-06 

2017-06-02 10:10 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 20 17-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua . EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-12 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Fl201706141 02623 J-00262446 

Resultado 

7,47 

N.D.(<0,25) 

N.D.(<O 000 1) 

0,055 

N.D.(<0,006) 

N.D .(<0 ,007) 

0,020 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0 ,008) 

N.D.(<0 ,001 l 

1,548 

N.D.(<0 ,001 l 

ü00053 

INACAL 
DA- Perú 
Uborator<.o de Enayo 
Acreditado 

Rogintro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(:!:) 

mQ/L 0,000 8 

mg/L N.A. 

mQ/L o 000 1 

mg/L o 456 3 

mQ/L 0,000 9 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L o 011 3 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(:!:) 

mo/L 0,022 5 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,000 7 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L o 033 1 

mg/L N.A. 
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Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manqaneso Total 

Molibdeno Total 

Nlquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1 , Revisad March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revisad March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

N.D.(<0.001) 

N.D.(<0,002) 

o 012 6 

N.D.(<0,003) 

o 039 

N.D.(<O 01) 

o 023 

0,386 

0,004 

N.D .(<O 002) 

N.D.(<O 002) 

0,27 

N.D.(<O 002) 

N.D.{<O 001) 

N.D .(<O 006) 

2,44 

N.D.(<0,007) 

N.D.{<0,001) 

N.D.(<O 001) 

0,004 

o 36 

1,9 

N .D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385145 

Agua Superficial 

RPale1 

2017-06-06 

2017-06-02 10:1 o 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-08 
200.7, Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Fl20 1706141 02623 J-00262446 

Resultado 

7,41 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,017 

N.D.(<O 006} 

N.D.(<0,007) 

G0005 4 

Registro N' LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L N.A. 

m giL N.A. 

mq/L 0,000 6 

m giL N.A. 

mq/L 0,000 7 

m giL N.A. 

mq/L o 000 1 

mg/L 0,006 7 

mq/L o 000 4 

m giL N.A. 

mQ/L N.A. 

m giL o 006 8 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L 0,013 7 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L o 000 4 

m giL 0,028 9 

mg/L 0,155 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,022 3 

mg/L N.A. 

mq/L o 001 4 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 
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Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disuetto 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disuetto 

Cobatto Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disuetto 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuetto 

Magnesio Disuetto 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niauel Disuetto 

Potasio Disuelto 

Plata Disuetto 

Plomo Disuelto 

Selenio Disuetto 

Sodio Disuelto 

Talio Disuetto 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0.019 

N.D.(<O.OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0 ,008) 

N.D.(<O 001) 

1 547 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<O 002) 

o 012 3 

N.D.(<0,003) 

0,016 

N.D.(<0 ,01) 

0,013 

o 377 

0,001 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<O 002) 

0,18 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,006) 

2,43 

N.D.(<O 007) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<0,004) 

N.O.: Significa que el Resuttado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resuttados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385146 

Agua Superficial 

RChon12 

2017-06-06 

2017-06-02 11 :40 

1 Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-12 
Febrero 2005 

Mercurio Total 

Fl201706141 02623 J-00262446 

Resultado 

5,64 

N.D.(<0,25) 

N.D.(<O ,OOO 1) 

U00 055 

Regi• tro N' LE - 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o.ooo 6 

mct/L N.A. 

mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

ma/L 0,033 1 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

ma/L 0,000 6 

mQIL N.A. 

mg/L o 000 7 

mg/L N.A. 

mct/L 0,000 1 

mg/L 0,006 5 

ma/L o 000 1 

mg/L N.A. 

mct/L N.A. 

m giL 0,004 9 

mct/L N.A. 

m giL N.A. 

mct/L N.A. 

mg/L 0,013 6 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 017 o 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias . Estos resuttados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resuttados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 
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Anéllsls Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca ( Continúa ... ) 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revisad 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado)_ 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Cobatto Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Man¡:¡aneso Total 

Molibdeno Total 

Nfquef Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revisad March 2017-06-09 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revisad March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0,211 

0,006 

N.D.(<O 007) 

0,024 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0 ,01) 

N.D.(<O 008) 

N.D.(<0,001) 

9,008 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0 ,001 ) 

o 007 

o 031 7 

N.D.(<0,003) 

o 40 1 

0,02 

0,013 

2 592 

o 019 

N.D.(<0,002l 

N.D.(<O 002) 

0,23 

N.D.(<O 002) 

o 002 

N.D.(<0,006) 

2,51 

N.D.(<0,007) 

0,009 6 

N.0 .(<0,001) 

0,009 

o 14 

5,0 

N .D.: Significa que el Resuttado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

F120 1706141 02623 

S-0001385147 

Agua Superficial 

RChon12 

2017-06-06 

2017-06-02 11 :40 

J-00262446 

G00056 

Regiotro N" LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

m¡:¡/L o 001 7 

mg/L o 0011 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L o 000 8 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,495 4 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L o 000 1 

mwL o 001 5 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,002 1 

mg/L o 001 7 

m¡:¡/L 0,000 1 

mg/L 0,036 7 

m¡:¡/L 0,000 1 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,006 o 
m¡:¡/L N.A. 

mg/L 0,000 4 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L o 014 o 
m¡:¡/L N.A. 

mg/L 0,000 3 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L o 000 4 

mg/L 0,011 

mg/L 0,396 
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*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 

Fecha de Fin de Análisis 

2017-06-08 

2017-06-09 

Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disue~o 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disue~o 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

MaQnesio Disue~o 

Manoaneso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níc¡uel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

5,37 

N.D.(<O ,OOO 1) 

o 034 

N.D.(<0 ,006) 

N.D.(<0 ,007) 

0,022 

N.D.(<O 000 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0 ,008) 

N.D.(<0,001) 

8 325 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001J 

N.D.(<0 ,002) 

o 030 4 

N.D.(<O 003) 

0,078 

N.D.(<0,01) 

o 005 

2 33 1 

o 009 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,02) 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0 ,006) 

2,12 

N.D.(<0,007) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0 ,001 l 

0,007 

N .D .: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que Jos valores de Jos Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

FJ201706141 02623 

S-0001385154 

Agua Superficial 

RChon11 

2017-06-06 

2017-06-02 12:40 

J-00262446 

Li00 057 

Regittro N" LE - Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mo/L 0,016 2 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,000 7 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L o 457 8 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,000 8 

mg/L N.A. 

mQ/L o 000 1 

mQ/L 0,446 9 

mg/L o 000 9 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,011 8 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,000 4 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente Jos documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias . Estos resu~ados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resultados se refieren únicamente a Jos elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 
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Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val), 2017-06-12 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Maqnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos_(_Turbidimetrico) 

Fl201706141 02623 J-00262446 

00005 8 

@ ~~;;.~ 
Acreditado 

Roglt tro N" LE-011 

Resultado Unidad Incertidumbre(±) 

6,29 mg/L 0,0189 

N.D.(<O 25) mg/L N.A. 

N.D.(<O,OOO 1) mg/L N.A. 

O, 181 mg/L 0,001 6 

N.D.(<0,006) mq/L N.A. 

N.D.(<0,007) mg/L N.A. 

0,023 mq/L 0,000 7 

N.D.(<O 000 5) mg/L N.A. 

N.D.(<O 01) mg/L N.A. 

N.D.(<0,008) mg/L N.A. 

N.D.(<0,001) mq/L N.A. 

7,423 mg/L 0,408 2 

N.D.(<0,001) mq/L N.A. 

N.D.(<0,001) mg/L N.A. 

o 004 mq/L 0,000 1 

o 027 5 mg/L 0,001 3 

N.D.(<O 003) mq/L N.A. 

o 323 mg/L 0,001 7 

0,02 mq/L o 001 7 

o 015 mg/L o 000 1 

2,117 mQ/L 0,405 9 

0,0 14 mg/L 0,000 1 

N.D.(<0,002) mq/L N.A. 

N.D.(<0,002) mg/L N.A. 

0,14 mq/L 0,004 3 

N.D.(<0,002) mg/L N.A. 

N.D.(<0,001) mq/L N.A. 

N.D.(<0,006) mg/L N.A. 

2 60 mq/L 0,014 5 

N.D.(<O 007) mg/L N.A. 

0,004 mq/L o 000 3 

N.D.(<0,001) mg/L N.A. 

o 006 mq/L 0,000 4 

0,37 mg/L 0,029 4 

38 mq/L o 305 7 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias . Estos resu~ados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resu~ados se refieren únicamente a los elementos analizados , en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 
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Notas de Ensayo: 
N.O. : Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis : 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385155 

Agua Superficial 

RChon11 

2017-06-06 

2017-06-02 12:40 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmica 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-08 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200 .7 , Revised 201 7-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disuelto 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Maonesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disuelto 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Fl201706141 02623 J-00262446 

Resultado 

5,87 

N.D.(<O ,OOO 1) 

0,030 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<O 007) 

0,021 

N.D.(<O 000 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001) 

6 733 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<0,002) 

o 025 o 
N.D.(<0,003) 

0,059 

N.D.(<0,01 l 

o 005 

1 891 

o 007 

N.0.(<0,002l 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<0,02) 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 006) 

2,12 

N.D.(<0,007) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

o 005 

00005 9 

Regittro N' LE • 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,017 7 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 7 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L 0,370 3 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 001 2 

mo/L N.A. 

m giL o 000 8 

mo!L N.A. 

mg/L 0,000 1 

mo/L 0,362 4 

mg/L 0,000 7 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,011 8 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 4 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias. Estos resultados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resultados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 
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Notas de Ensayo: 
N .D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis : 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385156 

Agua Superficial 

RChon13 

2017-06-06 

2017-06-02 14:1 5 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 201 7-06-12 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validadol 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Cobatto Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Niquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Resultado 

5,87 

N.D.(<O 25) 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,204 

N.D .(<O 006) 

N.D.(<0,007) 

0,024 

N.D.(<O 000 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<O 008) 

N.D.(<0 ,001l 

9,043 

N.D.(<0,001l 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0,002l 

0,031 6 

N.D.(<0,003) 

0,347 

0,02 

0,015 

2,611 

0,017 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<O 002) 

0,33 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,001l 

N.D.(<O 006) 

2,57 

N.D.(<O 007) 

0,007 

Fl201706141 02623 J-00262446 

000060 

Regictro N" LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 017 7 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 001 7 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 8 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

m giL o 497 3 

mg/L N.A. 

m giL N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L o 001 5 

mg/L N.A. 

mg/L o 001 9 

mg/L o 001 7 

mg/L 0,000 1 

mg/L 0,036 9 

mg/L o 000 1 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,008 o 
mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 014 3 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 3 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias . Estos resuttados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resultados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 
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Qulmlca ( Continúa ... ) 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Anéllsis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

N.D.(<0,001) 

0,005 

0,26 

5,6 

N .D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resu~ado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385157 

Agua Superficial 

RChon13 

2017-06-06 

2017-06-02 14:15 

Anélisls Fecha de Fin de Anéllsis 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2017-06-08 
200.7. Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disue~o 
Mercurio Disue~o en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disue~o (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio D isue~o 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro D isue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disue~o 

Manqaneso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Nlquel Disue~o 

Fl20 1706141 02623 J-00262446 

Resultado 

5 55 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,017 

N.D .(<O 006) 

N.D.(<0,007) 

0,022 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D.(<0,008) 

N.D .(<O 001 l 

8,286 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,002l 

o 029 4 

N.D .(<0,003) 

0,071 

N.D.(<0,01l 

0,008 

2,354 

0,009 

N.D.(<O 002) 

N.D.(<0,002) 

000061 

INACAL 
DA- Perú 
LaboRi torlodeEna.tyo 

Acreditado 

Regittro N" LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L N.A. 

mg/L o 000 4 

mg/L 0,020 6 

mg/L 0,447 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,016 7 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mwL o 000 7 

m giL N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

mg/L o 455 7 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

m giL 0,001 4 

mq/L N.A. 

mg/L 0,000 8 

mo/L N.A. 

m giL 0,000 1 

mwL 0,451 4 

mg/L o 000 8 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias. Estos resu~ados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resultados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 
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Quimlca ( Continúa ... ) 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

N.D.(<0,02) 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,001 l 

N.D.(<0,006) 

2,13 

N.D.(<0,007) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 004) 

N .D .: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Fl201706141 02623 J-00262446 

000062 

Rogictro N' LE· Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mq/L N.A. 

m giL N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L o 011 9 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias . Estos resultados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resultados se refieren únicamente a los elementos analizados , en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 
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ü0U063 

"------ ----- - ---''" Rogil;tro N' LE· 011 

Ensayos realizados por: 
Id 

Ensayos realizados por: NSF _LIMA_E 

Dirección 

NSF Envirolab, Lima, Peru 

Avenida La Marina 3059 San Miguel 
Lima, Perú 

Referencias a los Procedimientos de Ensayo: 

Referencia Técnica 

IQ1623 
IQ1624 
IQ1625 
IQ1626 
IQ1627 
IQ1628 
IQ1640 
IQ1646 
IQ1649 

Mercurio Disue~o en Agua. EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val) , Febrero 2005 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994 
*Silicio Disue~o por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May1994. 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May1994. 
Cloruros en Agua . EPA Method 325.3, Revised March 1983 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 1983 

Descripciones de ensayos precedidos por un"*" indican que los métodos no han sido acreditados por eiiNACAL-DA y la prueba se ha 
realizado según los requisitos de NSF. De no contar con el "*" indica los parámetros asociados a esta(s) muestra(s) se encuentran 
dentro del alcance de la acreditación. 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias . Estos resultados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resunados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 
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Nombre o razón sodal: Organismo d~ Evaluación y RsC3IIl4ldÓn Ambiental TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) 
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u-Q006 5 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N ro 1365-201 7 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANALISIS DE LABORATORIO 
CUC: 0006-5-2017-22/4 -
F.echa Programada : 25/0SI2017 

Colldld Ambiento! : Call<íad de. Agua 
Meta Slar : 29 
En traga do Mator1allu;: 2210512017 

Matriz Tlpo da Muestra contrato . JIA!m _ ~ P•rtmatros .;- ... , :~ Nro. da Muíatru , Ob~ervoclón 

Incluye Hg 

Melelss Totafe$ 42 
AmllisisPI'riCP 
Incluye 3 blar1co do campo, 1 blanco de 

Conlralo N' 60- Ítem3 ~laJo y 3 dupll<;ado• 2015-0EFA 
Agua Superficial Ag<ia Superfidal do Rlo lnc;luyoHg Mot.ales Disueltos 35 Análisis por ICP 

Contrato N' 53-
Cloruros 35 

2015-0EFA ltem5 Sulfalos 35 
Nltrotos 35 

Rererenclas 1 Observaciones : Adicionar 4 Utros de agua doslonluda, e frascos vaclos y 1 frasco con 500 mi do agua deslonlzBda (blancc do viaja) 

CcJ."tlcto C~; mpo: Jh_ony Angel, Rios Garcia 

Contacto T6cnlco: Pabel Oalmlro, Del Solar Palomino 
Contacto Administrativo: Paola Joannett, Enr\quez Lara 

Condiciones Generales 

· 1:-o&ñ1rDd8 un plazO niAXimo-d&15.dlas carCndáiio:COñiádáS deSditia fiChád!iñQieiOCiil ás 
muestras allabomtorlo para su unáis !~. osta dgbg~ prasent;r ol OEFA el informo de enG:Jyo y 
~a de la cadena de custodia 

1 

:2. En caso se encuentren errores u oburvadones en el informe pre!lenlado, se le nótiticara por 
:medio da una cart~ la no confotmldad da aarvicios, cont3ndo con un plozo"do 5 dlaa CDJendorio · 
. para 8ubsanar las observaciones. 

d~11S¡!:oefD.sS!b·e(' 
1 

952334070 

pdalso!arCoefagob.pe 943205516 
penriquez@oefa.gob.pe 949294212 

Proveedor 
NSF ENVIROLAB SA C. 

511512017 6:<7:38 PM 
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NSF Envirolab 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO 

POR EL ORGANISMO PERUANO DE 
ACREDITACION INACAL-DA CON 

REGISTRO N° LE-011 Regictro N' LE- 011 

INFORME FINAL 

Dirección de Entrega: Solicitante: C0198060 

Francisco García 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental­
OEFA 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambientai­
OEFA 

Av. Faustino Sánchez Carrión W 603 
Jesus Maria, Lima 
Lima, Peru 

Resultado Completo 

Av. Faustino Sánchez Carrión W 603 
Jesus Maria, Lima 
Lima, Peru 

Fecha de Informe 

Procedencia Distrito Cholón- Provincia Marañón- Departamento Huánuco 

Producto Agua 

Tipo de Servicio Análisis 

Informe de Ensayo N° J-00262544 

Coordinador de Proyecto Julio Manuel Zarate Vargas 

2017-06-14 

Gracias por utilizar los servicios de NSF Envirolab. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de 
Proyecto, si desea información adicional o cualquier aclaración que pertenecen a este informe. 

Informe Autorizado por ~ 

Enrique Quevedo Bacigaiupo 
Jefe de Laboratorio 

Quim. Joel Ata rama Orejuela 
Supervisor de Fislcoquímica 

C.Q.P. N" 923 

Av. La Marina 3059 San Miguel- Lima 32 PERU 

Fecha de Emisión 2017-06-14 

Tel: (511) 616-5400 Fax: (511) 616-5418 Email: envirolab@nsf.org Web: www.envirolabperu.com.pe 

Fl201706141 02623 J-00262544 pág 1 de 18 
El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias . Estos resuijados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resuijados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 
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Información General 

Matriz: Agua 

Solicitud de Aná lisis: Contrato N° 2015-0EFA (Jun-224) 

Muestreado por: Cliente 

Procedencia: Distrito Cholón- Provincia Marañón- Departamento Huánuco 

Referencia: Requerimiento de Servicios N° 1365-2017 (Coordinación de Monitoreos y Vigilancia Ambiental) 
(CUC N° 0008-5-2017-22) 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1385021 

Agua Superficial 

RBian1 

20 17-06-06 

2017-06-02 15:1 0 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimica 

*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2007-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2007-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Cobatto Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Fl20 1706141 02623 J-00262544 

Resultado 

9,79 

0,80 

N.D.(<O,OOO 1) 

o 029 

N.D.(<O 006) 

N.D.(<O 007) 

0,033 

N.D.(<O 000 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<O 008) 

N.D.(<0,001) 

0,769 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,002) 

0,01 o 3 

N.D.(<0,003) 

o 029 

N.D.(<0,01) 

0,009 

0,324 

N.D.(<0,001) 

N.D.(_<0,002.l_ 

N.D.(<0,002) 

1,02 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,006) 

Reglttro N' LE - 011 

INACAL 
DA- Perú 
Labo"1ot10deEnNyo 
Acreditado 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,029 5 

mg/L 0,03 

mg/L N.A. 

mg/L o 001 4 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L o 001 1 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg{L N.A. 

mg{L N.A. 

mgtL 0,016 4 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 5 

mo/L N.A. 

mg/L o 000 7 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 1 

mg/L 0,005 6 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,020 3 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
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Qulmlca ( Continúa ... ) 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

3,02 

N.D.(<0 ,007) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0 ,001) 

0,008 

o 25 

1,7 

N .D .: Significa que el Resunado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resunados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resu~ado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis : 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1385026 

Agua Superficial 

RBian1 

2017-06-06 

201 7-06-02 15:1 o 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qufmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2007-06-08 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disue~o 
Mercurio Disue~o en Agua . EPA Method 245.7(Val), 20 17-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2007-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disue~o 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disue~o 

Estaño Disue~o 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Mac¡nesio Disue~o 

Fl201706141 02623 J-00262544 

Resultado 

9,13 

N.D.(<O,OOO 1) 

N.D.(<0,005l 

N.D.(<0,006) 

N.D.(<0 ,007l 

0,033 

N.D.(<O ,OOO 5) 

N.D .(<O 01) 

N.D.(<0 ,008l 

N.D.(<0 ,001) 

0,706 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0 ,001 l 

N.D .(<0,002) 

o 010 1 

N.D .(<0 ,003) 

0,014 

N.D.(<0 ,01) 

o 005 

o 297 

000068 

INACAL 
DA- Perú 
1Aborator1odcEnn yo 

Acreditado 

Regintro N" LE - OU 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L o 016 8 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L o 000 4 

mQ/L o 019 8 

mc¡/L 0,136 

Unidad Incertidumbre(±) 

mc¡/L o 027 6 

mc¡/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

mQ/L 0,001 1 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 015 1 

mc¡/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 5 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,000 7 

mQ/L N.A. 

mg/L o 000 1 

mQ/L o 005 2 
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Qulmica ( Continúa ... ) 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disuelto 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

N.D.(<0,001) 

N.D .I<0,002l 

N.D.(<0,002l 

0,80 

N.D.(<0,002) 

N.D./<0,001 l 

N.D.(<0,006) 

2 69 

N.D.I<O 007) 

N.D.I<O 001 l 

N.D .(<0,001 l 

N.D .I<0,004l 

N .D .: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que Jos valores de Jos Resultados . 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385039 

Agua Superficial 

RChon14 

2017-06-06 

2017-06-02 16:20 

1 Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmica 
*Silicio Total por JCP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2007-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2007-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Resultado 

5,88 

1,20 

N.D.(<O,OOO 1l 

0,202 

N.D.I<0,006l 

N.D.(<O 007) 

0,025 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D./<0,01 l 

N.D.(<0,008) 

N.D./<0 ,001 l 

8,384 

N.D.I<0,001l 

N.D.(<0,001 l 

N.D.I<0,002l 

0,030 5 

N.D.I<0,003l 

000069 

Regi•tro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,018 6 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L 0,015 o 
ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L o 017 7 

ma/L o 04 

ma/L N.A. 

ma!L 0,001 7 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L 0,000 8 

mo/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma!L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L 0,461 1 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L 0,001 4 

ma/L N.A. 
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Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manaaneso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revisad March 2017-06-09 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revisad March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0,380 

0,02 

0,013 

2,430 

o 018 

N.D.(<0,002) 

N.D .!<O 002\ 

o 85 

N.D.!<O 002\ 

N .O .( <O ,001) 

N.D.!<O 006\ 

2,52 

N.D.!<0,007\ 

N.D.(<0,001l 

N.D.!<0,001\ 

0,008 

o 09 

4,6 

N.O.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis : 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1385042 

Agua Superficial 
RChon14 

2017-06-06 

2017-06-02 16:20 

1 Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmica 

*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2007-06-08 
200.7, Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7 , Revisad 2007-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Resultado 

5,78 

N.D.(<O,OOO 1) 

o 043 

N.D.(<O 006) 

N.D.!<0,007\ 

0,024 

N.D.!<O,OOO 5\ 

N.D.(<O 01) 

N.D.!<0,008\ 

0000 70 

INACAL 
DA - Perú 
l.abon~tortodeEnnyo 

Acreditado 

Reg·i~tro N' LE · Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,002 o 
ma/L 0,001 7 

ma/L o 000 1 

ma/L 0,034 4 

ma/L 0,000 1 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,019 6 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,014 1 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 4 

ma/L o 006 

ma/L 0,366 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,017 4 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 000 8 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 
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Cadmio Disuelto 

Calcio Disuelto 

Cobalto Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disuelto 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Maqnesio Disuelto 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disuelto 

Potasio Disuelto 

Plata Disuelto 

Plomo Disuelto 

Selenio Disuelto 

Sodio Disuelto 

Talio Disuelto 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Anélls is Resultado 

N.D .I<0,001 l 

7,938 

N.D.I<0,001l 

N .D.( <0,001 l 

N.D .I<0,002l 

0,029 3 

N.D.I<0,003l 

0,080 

0,01 

0,007 

2,287 

0,009 

N.D.I<O 0021 

N.D .(<0 ,002l 

0,24 

N.D.(<0,002l 

N.D.I<0,001l 

N.D.(<0,006) 

2,25 

N.D.(<0,007) 

N.D.I<0,001l 

N.D.(<0 ,001 l 

o 007 

N.D.: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados. 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385046 

Agua Superficial 

RChon15 

2017-06-06 

2017-06-02 17:30 

Análisis Fecha de Fin de Anéllsis 

Qulmica 

*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7 , 2007-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2007-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Resultado 

5,93 

N.D.I<0,25l 

N.D.I<O,OOO 1l 

0,219 

N.D.I<0,006l 

N.D.(<0,007l 

U00071 

INACAL 
DA- Perú 
L4bor.tor1o de EnNyo 
Acreditado 

Registro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L N.A. 

ma/L 0,436 6 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

mq/L 0,000 8 

ma/L 0,001 7 

ma/L 0,000 1 

ma/L 0,438 4 

mq/L 0,000 8 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L 0,006 2 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L 0,012 6 

mq/L N.A. 

ma/L N.A. 

mq/L N.A. 

ma/L 0,000 4 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,017 9 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 7 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 
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Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Cobano Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

MaQnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Niquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Anélisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352 .1 , Revised March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revised March 20 17-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0,026 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0 ,01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001 l 

8 497 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 002) 

o 031 6 

o 003 

0,404 

0,03 

0,009 

2 462 

0,021 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0 ,002) 

o 28 

N.D.(<0,002) 

0,003 

N.D.(<0 ,006) 

2,60 

N.D.(<0,007) 

N.D.(<0,001) 

0,002 

0,017 

0,29 

53 

N .D.: Significa que el Resunado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

Anélls is 

Quimica 

S-0001385051 

Agua Superficial 

RChon15 

2017-06-06 

2017-06-02 17:30 

Fecha de Fin de Anéllsis 

*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua . EPA Method 2007-06-08 
200.7, Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 

Fl20170614 1 02623 J-00262544 

Resultado 

5,68 

U00072 

Regiotro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L o 000 9 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L o 467 3 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L o 001 5 

mQ/L 0,001 o 
mg/L 0,002 1 

mQ/L 0,001 7 

mg/L o 000 1 

mQ/L 0,034 8 

mg/L 0,000 1 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,006 9 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,000 5 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,014 5 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,000 2 

mQ/L 0,000 5 

mQ/L 0,023 1 

mc¡/L 0,423 2 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,017 1 
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Mercurio Disuelto en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 

Fecha de Fin de Análisis 

2017-06-09 

Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2007-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,042 

N.D .(<O 006) 

N.D .{<0,007) 

0,023 

N.D.{<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01l 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001l 

8,113 

N.D.(<0,001l 

N.D.{<0,001) 

N.D.(<O 002) 

0,031 2 

N.D.(<0,003l 

0,080 

N.D.(<O 01) 

0,008 

2,295 

0,009 6 

N.D.(<0,002l 

N.D.{<0,002) 

0,08 

N.D.{<0,002) 

N.D.(<O 001) 

N.D.{<0,006) 

2,22 

N.D.{<0,007) 

N.O.( <0 ,001) 

N.O.( <0,001) 

0,012 

N .D. : Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: S-0001385054 

Tipo de Muestra: Agua Superficial 

Identificación de Muestra: RCamo1 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 2017-06-06 

Fecha y hora de Muestreo: 2017-06-03 16:40 

Análisis Fecha de Fin de Análisis Resultado 

Quimlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2007-06-08 

Fl20 1706141 02623 J-00262544 

000073 

Reglt tro N" LE- OU 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mc¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,000 8 

mg/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

mg/L o 446 1 

mc¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

mg/L o 001 5 

mc¡/L N.A. 

mg/L 0,000 8 

mc¡/L N.A. 

mg/L 0,000 1 

mc¡/L o 439 9 

mg/L 0,000 9 

mc¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mc¡/L 0,003 3 

mg/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mc¡/L o 012 4 

mg/L N.A. 

mc¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mc¡/L 0,000 4 

Unidad Incertidumbre(±) 
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Anális is Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca ( Continúa ... ) 

Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua . EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 20 17-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200 .7, Revised 2007-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

MaQnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Nlquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-07 
1983 

N - Nitrato 
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

13,2 

1,00 

N.D.(<O,OOO 1) 

o 087 

N.D. (<O 006) 

N.DJ<0,007) 

0,066 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.{<0,008J 

N.D.(<0,001 l 

2,316 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,001 l 

N.D.(<O 002) 

0,020 4 

0,003 

0,249 

0,02 

0,012 

o 576 

0,015 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<0,002l 

1 34 

N.O.( <0 ,002) 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0 ,006) 

4,13 

N.D.(<0 ,007) 

N.D.(<0 ,001) 

N.O.( <0 ,001) 

0,035 

0,49 

1,6 

N.O.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 
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U00074 

Regiotro N" LE- OU 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L o 039 8 

mg/L 0,03 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,000 2 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,049 5 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,001 o 
mQ/L 0,001 o 
ma/L 0,001 4 

mg/L 0,001 7 

mQ/L 0,000 1 

mQ/L 0,01 o o 
mg/L 0,000 1 

mQ/L N.A. 

ma/L N.A. 

mQ/L 0,026 6 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,017 1 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

ma/L 0,001 o 

ma/L 0,039 2 

ma/L 0,128 
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Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis : 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385060 

Agua Superficial 

RCamo1 

2017-06-06 

2017-06-03 16:40 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimica 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2007-06-08 
200.7, Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 201 7-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7, Revisad 2007-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disue~o 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disue~o 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disue~o 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Maanesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Nfquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

12,4 

N.D.!<O 000 1\ 

0,010 

N.D .!<O 006\ 

N.D.!<O 007\ 

0,065 

N.D.!<O 000 5\ 

N.D.!<O 01\ 

N.D.!<O 008\ 

N.D.I<0,001) 

2, 122 

N.D.(<0,001) 

N.D.!<O 001\ 

N.D.(<0,002) 

o 020 2 

N .D.( <O ,003) 

0,221 

0,02 

o 007 

o 511 

o 011 

N.D.(<0,002) 

N.D.!<0,002\ 

1,05 

N.D.!<O 002\ 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,006\ 

3,45 

N.D.!<0,007\ 

N.D.I<0,001\ 

N.D.(<0,001 ) 

o 004 

N .D .: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

00 0075 

INACAL 
DA - Perú 
U txlrator1odeEnnyo 
Acreditado 

Registro N"LE-011 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,037 3 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 2 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,045 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 000 9 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 3 

ma/L 0,001 7 

ma/L 0,000 1 

ma/L 0,008 8 

ma/L 0,000 1 

mg/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,020 9 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,019 3 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 3 
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Identificación de Laboratorio : 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385063 

Agua Superficial 

RCamo2 

2017-06-06 

2017-06-04 13:00 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Quimlca 

*Silicio Total por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7, 2007-06-08 
Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revisad March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), 201 7-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revisad 2007-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validadol 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manganeso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revisad March 2017-06-09 
1983 

Fl20170614102623 J-00262544 

Resultado 

12,8 

N.D.{<0,25) 

N.D.{<O,OOO 1) 

o 042 

N.D .(<0,006) 

N.D.{<0,007) 

o 049 

N.D.{<O ,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.{<O 008) 

N.D.(<0,001l 

1,660 

N.D.(<0,001l 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<0,002) 

0,018 4 

N.D.(<O 003) 

0,815 

0,02 

N.D.(<0,001) 

0,598 

0,033 

N.D.(<0 ,002l 

N.D.(<0 ,002) 

0,93 

N.D.(<0,002) 

0,003 

N.D.(<0,006) 

3,99 

N.D.(<O 007) 

N.D.(<O 001) 

N.D .(<O 001) 

0,011 

U000 76 

Regtctro N' LE - 011 

INACAL 
DA - Perú 
LaboRtorlode Enayo 
Acredi tado 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,038 7 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,001 4 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L o 001 6 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L 0,035 5 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L 0,000 9 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L 0,004 1 

m¡:¡/L 0,001 7 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,010 4 

mg/L 0,000 2 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,021 5 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,0004 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,022 3 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,000 4 
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N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,49 
2017-06-08 

1,5 

N.O.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 
Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385069 

Agua Superficial 

RCamo2 

2017-06-06 

201 7-06-04 13:00 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qufmlca 

*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua. EPA Method 2007-06-08 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disueltos en Agua . EPA Method 200.7, Revisad 2007-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Maonesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Níquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disuelto 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Resultado 

12,0 

N.D.!<O,OOO 1) 

o 024 

N.D.(<0 ,006) 

N.D.!<O 007) 

o 047 

N.D.!<O 000 5) 

N.O.( <0,01 l 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001) 

1 627 

N.D.(<0,001) 

N.D.!<0,001) 

N.D.(<0,002l 

0,018 3 

N.D.(<O 003) 

0,734 

0,02 

N.D.(<0,001) 

0,547 

0,032 

N.D .(<0,002l 

N.D.!<O 002) 

0,81 

N.D.!<0,002l 

N.D.(<0,001) 

N.D.!<0,006l 

liOU077 

INACAL 
DA- Perú 
Labol'll lor1odeEnaayo 
Acreditado 

Regl<tro N' LE - Oll 

Unidad incertidumbre(:!:) 

ma/L 0,039 

ma/L 0,118 

Unidad incertidumbre(:!:) 

ma/L 0,036 1 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L 0,001 5 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

mg/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L 0,034 8 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 000 9 

mo/L N.A. 

ma/L o 003 7 

mo/L 0,001 7 

ma/L N.A. 

mo/L 0,009 5 

ma/L 0,000 2 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 

mo/L 0,018 7 

ma/L N.A. 

mo/L N.A. 

ma/L N.A. 
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Qufmlca ( Continúa ... ) 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Anéllsis Resultado 

3,43 

N.DJ <0,007) 

N.D.(<0,001) 

N.D .(<O 001) 

o 008 

N .D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000138507 4 

Agua Superficial 

RCris1 

2017-06-06 

2017-06-04 14:35 

Anéllsls Fecha de Fin de Anéllsls 

Qufmlca 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-08 
Revisad 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revisad March 20 17-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7, Revisad 20 17-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Man¡:¡aneso Total 

Molibdeno Total 

Nfouel Total 

Fl201706141 02623 J-00262544 

Resultado 

7,84 

N.D.(<O 25) 

N.D.(<O 000 1) 

0,060 

N.D .(<0,006) 

N.D.(<O 007) 

0,028 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<0,01) 

N.D .(<O 008) 

N.D.(<0 ,001) 

1 949 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<0 ,001) 

N.D.(<O 002) 

0,016 9 

N.D.(<0,003) 

0,717 

0,01 

0,01 4 

0,557 

o 012 

N.D .(<0,002) 

N.D .(<0,002) 

0000 78 

Rcgit;tro N' LE - 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L 0,019 2 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L o 000 4 

Unidad Incertidumbre(±) 

mQ/L o 023 6 

mQ/L N.A. 

mQ/L N.A. 

m¡:¡/L 0,00 1 4 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,000 9 

m¡:¡/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

m¡:¡/L 0,041 7 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L 0,000 8 

mg!L N.A. 

m¡:¡/L 0,003 6 

mg/L 0,001 7 

mQ/L 0,000 1 

mg/L 0,009 7 

mg/L 0,000 1 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 
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Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352. 1, Revised March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua . EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

0.41 

N.D.(<0 ,002) 

0,005 

N.D.(<0,006) 

2 74 

N.D.(<O 007) 

N.D.(<O 001) 

N.D.(<0 ,001) 

o 021 

o 34 

1,5 

N .D .: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: S-0001385079 

Tipo de Muestra: Agua Superficial 

Identificación de Muestra: RCris1 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 2017-06-06 

Fecha y hora de Muestreo: 2017-06-04 14:35 

Análisis Fecha de Fin de Análisis Resultado 

Qulmlca 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua . EPA Method 201 7-06-08 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 7.48 
Mercurio Disuelto en Agua. EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto N.D.(<O,OOO 1) 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 0,022 

Antimonio D isue~o N.D.(<0,006) 

Arsénico Disuelto N.D.(<0,007) 

Bario Disuelto 0,026 

Berilio Disuelto N.D.(<O,OOO 5) 

Bismuto Disuelto (Validado) N.D.(<0,01) 

Boro Disue~o N.D.(<0,008) 

Cadmio Disuelto N.D.(<0,001) 

Calcio Disue~o 1 ,711 

Coba~o Disuelto N.D.(<0,001) 

Cromo Disuelto N.D.(<0 ,001) 

Cobre Disuelto N.D.(<0 ,002) 

Estroncio Disuelto o 013 9 

Estaño Disuelto N.D.(<0,003) 

Fl20 170614102623 J-00262544 

000079 

INACAL 
DA- Perú 
t...bonlorio de Ensayo 
Acreditado 

Reglctro N' LE- Oll 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,009 7 

mq/L N.A. 

mg/L 0,000 6 

mg/L N.A. 

mg/L 0,015 3 

mq/L N.A. 

mg/L N.A. 

mq/L N.A. 

mg/L o 000 6 

mg/L 0,027 4 

m¡:¡/L O, 122 6 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,022 6 

mQ/L N.A. 

mQ/L o 001 4 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L 0,000 9 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mq/L N.A. 

mQ/L o 036 6 

mg/L N.A. 

mQ/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ/L o 000 7 

mg/L N.A. 

pág 14 de 18 
El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias . Estos resu~ados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resultados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 



NSF 
INTERNATIONAL 

Análisis 

lnassa 
ENVIROLAB 

Qulmlca ( Continúa ... ) 

Hierro D isue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disuelto 

Magnesio Disue~o 

Manganeso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Niquel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disuelto 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disuelto 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,690 

0,01 

o 007 

0,541 

0,011 

N.D.(<0 ,002) 

N.D.(<0 ,002) 

o 33 

N.D.(<O 002) 

0,003 

N.D.(<0,006) 

2,39 

N.D.(<0,007) 

N.D,(<0,001) 

N.D.(<0,001) 

o 006 

N.D.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A. : Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-0001385082 

Agua Superficial 
RChon16 

2017-06-06 

2017-06-04 16:1 o 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Qulmlca 

*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, 2017-06-08 
Revised 4.4 May1994. 

Silicio Total 
Cloruros en Agua . EPA Method 325.3, Revised March 2017-06-09 
1983 

Cloruros 
Mercurio Total en Agua . EPA Method 245.7(Val) , 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Total 
Metales Totales en Agua. EPA Method 200.7 , Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Total 

Antimonio Total 

Arsénico Total 

Bario Total 

Berilio Total 

Bismuto Totai(Validado) 

Boro Total 

Cadmio Total 

Calcio Total 

Coba~o Total 

Fl201706141 02623 J-00262544 

Resultado 

5,60 

N.D.(<0,25) 

N.D.(<O,OOO 1) 

0,315 

N.D.(<0,006) 

N.D.(<0,007) 

0,025 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.(<O 01) 

N.D.(<0,008) 

N.D.(<0,001) 

6,355 

N.D.(<0,001) 

U000 80 

INACAL 
DA - Perú 
L•bdratot1odeEnnyo 
Acreditado 

Regi:;tro N' LE - 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

mg/L 0,003 5 

mo/L 0,001 7 

mg/L 0,000 1 

mg/L 0,009 4 

mg/L 0,000 1 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,008 o 
mg/L N.A. 

mg/L 0,000 5 

mg/L N.A. 

mg/L 0,013 4 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mQ!L N.A. 

mg/L 0,000 4 

Unidad incertidumbre(±) 

mo/L 0,016 9 

mo/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,002 1 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L o 000 8 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L N.A. 

mg/L 0,349 5 

mg/L N.A. 
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El presente informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente excepto con la aprobación por escrito de NSF Envirolab. Solamente los documentos 
originales son válidos y NSF Envirolab no se responsabiliza por la validez de las copias . Estos resu~ados no deben ser utilizados como una certificación de 
conformidad con normas del producto ni la autorización de uso de la Marca NSF. Los resultados se refieren únicamente a los elementos analizados, en la 
condición de muestra recibida por el laboratorio. 



NSF /na a 
ENVIROLAB 

INTERNATIONAl 

Análisis 

Química ( Continúa ... ) 

Cromo Total 

Cobre Total 

Estroncio Total 

Estaño Total 

Hierro Total 

Fósforo Total 

Litio Total 

Magnesio Total 

Manaaneso Total 

Molibdeno Total 

Níquel Total 

Potasio Total 

Plata Total 

Plomo Total 

Selenio Total 

Sodio Total 

Talio Total 

Titanio Total 

Vanadio Total 

Zinc Total 

Fecha de Fin de Análisis 

N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 2017-06-07 
1983 

N- Nitrato 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375.4 Revised March 2017-06-08 
1983 

Sulfatos (Turbidimetrico) 

Notas de Ensayo: 

Resultado 

N.D.(<0,001\ 

N.D.(<0,002) 

o 025 3 

N.D.(<0 ,003) 

1,363 

N.D.(<0,01) 

o 008 

1,868 

0,029 

N.D.(<0,002) 

N.D.(<O 002\ 

0,24 

N.D .(<0,002\ 

N.D.(<0 ,001) 

N.D .(<0 ,006\ 

2,12 

N.D .(<0,007\ 

N.D.(<0,001) 

N.D.(<O 00 1\ 

0,019 

o 26 

42 

N.O.: Significa que el Resu~ado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis. 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resu~ados . 

N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable. 

Identificación de Laboratorio: 

Tipo de Muestra: 

Identificación de Muestra: 

Fecha de Recepción/Inicio de Análisis: 

Fecha y hora de Muestreo: 

S-000 1385087 

Agua Superficial 
RChon16 

2017-06-06 

2017-06-0416:10 

Análisis Fecha de Fin de Análisis 

Química 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua . EPA Method 2017-06-08 
200.7, Revised 4.4 May1994. 

Silicio Disuelto 
Mercurio Disuelto en Agua . EPA Method 245.7(Val), 2017-06-09 
Febrero 2005 

Mercurio Disuelto 
Metales Disue~os en Agua . EPA Method 200.7, Revised 2017-06-08 
4.4 May 1994 

Aluminio Disuelto 

Antimonio Disue~o 

Arsénico Disuelto 

Resultado 

5,25 

N.D.(<O,OOO 1\ 

0,034 

N.D.I<O 006\ 

N.D.(<0,007\ 

U0 008 1 

Regit tro N" LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 001 2 

ma/L N.A. 

ma/L 0,006 8 

ma/L N.A. 

ma/L o 000 1 

ma/L 0,358 2 

ma/L 0,000 1 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,006 1 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,011 9 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 6 

ma/L 0,021 1 

ma/L 0,339 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,015 8 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 4 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 
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NSF 
INTERNATIONAl 

Análisis 

lnassa 
ENVIROLAB 

Quimlca ( Continúa ... ) 

Bario Disuelto 

Berilio Disuelto 

Bismuto Disuelto (Validado) 

Boro Disue~o 

Cadmio Disuelto 

Calcio Disue~o 

Coba~o Disuelto 

Cromo Disuelto 

Cobre Disuelto 

Estroncio Disuelto 

Estaño Disuelto 

Hierro Disue~o 

Fósforo Disuelto 

Litio Disue~o 

Magnesio D isue~o 

Manaaneso Disuelto 

Molibdeno Disuelto 

Nlauel Disue~o 

Potasio Disuelto 

Plata Disue~o 

Plomo Disue~o 

Selenio Disue~o 

Sodio Disuelto 

Talio Disue~o 

Titanio Disuelto 

Vanadio Disue~o 

Zinc Disuelto 

Notas de Ensayo: 

Fecha de Fin de Análisis Resultado 

0,020 

N.D.(<O,OOO 5) 

N.D.I<0,01\ 

N.D.(<0,008l 

N.D.I<O 001\ 

6,255 

N.D.I<0,001\ 

N.D.(<0,001 l 

N.D.I<O 002\ 

o 024 2 

N.D.I <0,003\ 

0,080 

N.D.I<0,01\ 

0,007 

1 749 

o 008 

N.D.(<0 ,002\ 

N.D.(<0 ,002l 

0,23 

N.D.(<0,002l 

N.D.(<0 ,001 l 

N.D.(<0 ,006l 

1 96 

N.D.(<O 007) 

N.D.I<0,001\ 

N.D.(<0 ,001l 

0,011 

N .D .: Significa que el Resultado es No Detectable al nivel de cuantificación indicado en el paréntesis . 
Los valores de la Incertidumbre se expresan en la misma unidad que los valores de los Resultados . 
N.A.: Significa No Aplica debido a que el Resultado y/o la Incertidumbre es no cuantificable . 

Regi•tro N' LE- 011 

Unidad Incertidumbre(±) 

ma/L 0,000 7 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,344 o 
ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,001 1 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 8 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 1 

ma/L 0,335 4 

ma/L 0,000 7 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L o 005 9 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,01 o 9 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L N.A. 

ma/L 0,000 4 
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NSF lnassa 
ENVIROLAB 

INTERNATIONAL 

Ensayos realizados por: 

Ensayos realizados por: 

Id 

NSF _LIMA_E 

00 0083 

Regictro N' LE - 011 

Dirección 

NSF Envirolab, Lima, Peru 

Avenida La Marina 3059 San Miguel 
Lima, Perú 

Referencias a los Procedimientos de Ensayo: 

Referencia Técnica 

101623 
101624 
101625 
101626 
101627 
101628 
101640 
101646 
101649 

Mercurio Disue~o en Agua. EPA Method 245.7(Val) , Febrero 2005 
Mercurio Total en Agua. EPA Method 245.7(Val), Febrero 2005 
Metales Disueltos en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994 
Metales Totales en Agua . EPA Method 200.7, Revised 4.4 May 1994 
*Silicio Disuelto por ICP-AES en Agua . EPA Method 200.7, Revised 4.4 May1994. 
*Silicio Total por ICP-AES en Agua. EPA Method 200.7, Revised 4.4 May1994. 
Cloruros en Agua. EPA Method 325.3, Revised March 1983 
N-Nitrato en Agua. EPA Method 352.1, Revised March 1983 
Sulfatos en Agua. EPA Method 375 .4 Revised March 1983 

Descripciones de ensayos precedidos por un"*" indican que los métodos no han sido acreditados por eiiNACAL-DA y la prueba se ha 
realizado según los requisitos de NSF. De no contar con el"*" indica los parámetros asociados a esta(s) muestra(s) se encuentran 
dentro del alcance de la acreditación. 
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DATOS DEL OJENTE DATOS DEL MUESTREO DATOS DEL ENVIO 
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Hldr6Qdo de Sodio NaOtl 

PRESERI VANl< QufMICO 1\tctlltodc llnt IOt, COO),ln 1 1---1 1--1---11-----------1 
Marcar con X) 

CÓDIGO DE 

LABORATORIO 

CÓDIGO DEL PUNTO 

DE MUESTREO 
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SUEI.OS 
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SED: Sedimento 

LO : Lotlo 

CONTROL DE CAUD.M 

BKC: Blanco de campo 
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OTROS 

PARA SER UfNADOPOR tl.ÚEADERECEPOON Df JT-_, ......... 
COHDIOONt$ DE RlCU'ClÓN DE M ltESnAS CONI'"ORMOAD 0E ftE((POÓN 

r ... ct!:Odalti!Cef>dÓn: 
( 1\,';U~' ~dc~u;od:>s v c:n bu~n f'cU.-.1<> ~ 
Prt'\l!rv.ln tes;dccu.l::los ciJ 

. r~ ~':~¡;pi 1, } •:~ ... n _ .. ,, .. .. t""~j 

¡1'0 ':-'- ~-~~Ñ 
¡o.-n:rodeltiM!po derié;~ ll':ll SI ;;;;;---"t'd-íq~~~f¿_(,'2\ ~ Cunt::r.rudt 

1-J P: PUstko : V: V1ctla ; l :bteriiu.do 

( ( 7 1 

e 
C:> 
C:: 
o 
00 
~ 


