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3. Datos del Instrunwnto

Instnjrnsnto ds madiclón

Marca

Modato

Código Infamo

4. Lugar da CaMbraclón

5. Facha da CaHbracMn

6. Condiclonas Amblantalas

: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

: Av. Faustino S^Khez Cardón Nro. 603 Una • Unta • Jesús Marfa.

MUESTREADOR DE MATERIAL PARTICULADO

DEL AIRE DE BAJO VOLUMEN Ftaijo da Traba|o

BGI Sarte

PQ200 Rs«>luclón

602264080001 Pracislón(±)

Laboratorio de IMo de aire - Oreen Group PE S AC.

2019-08-19

16,7 L/min

2080

0,1 l/mb»

4X del valor seteado

Terr^ratura (*C) Humedad relativa (% H.R.) *resión atmosférica (mbar

bilcial 21,9 63.7 998,8

Final 22,4 62,4 998,8

7. Patrones da raforancla.

Patrón

Medidor de lujo

Tarmómetre

Barómetro

Código Initmo

GGP-F-01

GGP-02

GGP-02

N> SerlelCerdfleado

199990

T-2063-2019

P-2673-2019

P.VóncMMlft

2020^)4-11

2021-06-13

2021-01-15

S. Método da Calibración.

La cafcradón se realzó por comparación del instnjmento con patrones trazables según 'PC&OOS Piocadmiento para la Cafcración

de Medidores de Fk^o-Green Group*

9. Rasuftado de Medición.

Patrón biatiuw>ento Corrección incarttduinbra

(ümln) (UmInI íUmIn) (LAnln)

15.U 14,9 0,21 0,21

16.72 16.8 -0,08 0,08

18,06 18,1 -0,04 0,08

PMrón Inatrumento Corrección

Tcq 183 18,2 0,3

Presión (mmlM) TSM 751 0,4

10. Observaciones:

a) El Instrumento se a|ustó antas de la calibración.

b) Calibración con Impactador PM 2.5 con serle: 190514-71.

. La Incartidianbre da medición asq^andida reportada es la hKerticlianbre da medición estándar muMpicada por el factor de oot>af1uiB k^z

de modo que la probatiiMad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza dei 95%.
. Los resultados emitidos son vóldos sdo para el instrumenlo y fRro adecuado, en el momento de la caBiración.

. Se recomienda al usuano recalbrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las csractertsUcas del nstrumento.

. La incettKtumbre dedaraúa en el presente certAcaOo tía sMo estañado sigunndo las daectnces de: 'Uuia para la eiqaesion de la

IncerMumbte de medkla' prknera edición, septiembre 2008 CEM.
. bl certaicado de caibracion soto puede ser ddisKklo completamente y sai modñcaciones, sai fama y setos carecan da vaidaz.
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