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6. Condtelones AmMentilee
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4% del velar seteado

Loboretorio de (luto de séb • Green Gnup PE S AC.
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TwBMüMwrCI Huwieded rilMhri (% HJL) PraaMn iMMMrtca Imbeií

hóclM 20^ 68,9 998,6

Final 20.6 69,7 998.8

7. Peü'uiiee de wlerenclfc

Meddor de flufo

Termúmetro

Barúmelro

Código Inimw

GGP-F.01

GGP-Q2

GGP-02

N* SerWCeMIoadd^'
199900

1^3-2019

P-2673-2019

,F.Ve
202CM}4.11

2021-0&-13

2021-01-16

8. Hátedo de CaBbredófi.

La caibreclón ae realzó por cornpemdón del instnanento con patronee trazaUn según "PCG-OOS Procediréanto pera le Caibrebán
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9. ReeuKedo de Medlclóii.

FMidu Itebieiieiilu CenaccMn kieesMuMbra

(LMn} (IMIn) (UMn) (UMta)

15.08 15,0 0,08 0,09

16.73 16.7 0,03 0,08

17.93 18,0 -0,07 0,08

Pabón IminaMnio

rrq 204 20,2 0,0

PtasUn (iemHg) 749,1 749 0.1

10. Obeervackmae:

a) El Instrumento se ajustó antas de la calibración.

b) Calibración con impactador PM 24 con serle: 19GS14-36.

. La Incerddumbre de medición ejipanbds reportada ee le Inceriidumbre de medición esUndar rmMpIcsda por el (actor de cobertura 1^

de modo que la probebidad de cobertura corresporvis apradmadamarte a u) rVvel de conflaraa del 95%.
. Los reetitaoos emnidos son vMdos solo para el tnstnanento y Rtro adecuado, en el momerfo de la calbraaóa
. Se recomienda al usuario racMibrar a Intervalos adecuados, los cuales deben ser ologMloe con bese a tes caradetisbcas del metrumanto.

. La irKerOdumbre declarada en el presente certiAcado ha sido esbmadosiguando las directitces de; "TSula para la ei^reeiún de le

Incartidunbre de medida' primera ebcMn. se(4iembre 2(X)8 CEM.
, B certtlcado de cMibrabón solo puede ser dAjndido compSetarnenta y sin modincactones, sm Arma y seaos carecen de vaHdaz.

Foche de Emisión

»>19^)8-06
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