
 
 
 
 
 

Anexo 6: 
 

Informes de ensayo de laboratorio 
 



Callao, 4 de febrero 2020
Carta N° 0080/21-EHS

Srs.:
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

Avenida Faustino Sánchez Cardón N° 603, 607 y 615
Jesús María Oefa
Atención Paola Enriquez Lara 

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL
2021-E01-013 20

08/02/2021 09 36'11 AV

Referencia Informes de ensayo Contrato N° 066-2020-OEFA

Requerimientos de Servicio:

N*’ 0015-2021-S / CUC: 0001-1-2021-411

De acuerdo con su solicitud de corrección, adjunto sírvase encontrar los Sgts. informes 

de ensayo;

• MA2102374(1Original, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

• MA2102379 (1 Original, 1 Segunda Origina! y copia de cadena de custodia)

Sin otro particular nos despedimos.

Atentamente:

Danaes Nunez Picón

SGS Enviroinmentaí Services.
SOS del Perú S.A.C.

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
R*gi*ÜT» WLE ■ 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO, 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-002

PROCEDENCIA : Ventanilla y Mi Perú / Constitucional del Callao / Lima

Fecha de Recepción SGS : 29-01-2021

Fecha de Ejecución Del 29-01-2021 al 03-02-2021

Maestreo Realizado Por : CLIENTE

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

SUS del Perú S A.C, Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 jy
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.serviciosíí'sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

Ragtars N'LE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-6

25/01/2021

10:60:00

26/01/2021

10:55.00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-6

25/01/2021

10:50.00

26/01/2021

10:65:00

AIRE

AIRE

Parémelro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Anarss Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro - 3 112 ± 4

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 366.022 ± 19.151

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.829 ± 0.424

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 45.195 ± 1.081

Berilio EALEPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 28.532 ± 0.705

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.4S7 1.457 <1 457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1.889.186 t 94 459

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.601 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM1G ug/muestra 1.048 3.337 62.136 ± 1.520

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.967 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 5.006 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.753 ± 0.382

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 288.31 ± 14.42

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 611.24 ± 65.01

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0 449 0.805 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,102.83 ± 138.58

Manganeso EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 25.139 ± 0.635

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 13.018 ± 0.405

Níquel EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 1.817 ± 0.165

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0 576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 43.963 ± 5.274

Potasio EAI_EPAI03„5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 416.68 ± 79.58

Selenio EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EA1_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8.139.7 i 244.2

Tallo EAl_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0357 1 138 12.788 ± 0.401

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.059 ± 0 6

Zinc EAI_EPAIO3_5^PM10 ug/muestra 1.29 4.11 126.98 ± 15.24

t (511) 517 1900 wv^gs.pe^^^^
SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 215
Jr, Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
8a. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca

t 1054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-6 CA-VMP-6

FECHA INICIO DE MUESTREO 26/01/2021 26/01/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:10:00 11:10:00

FECHA FIN DE MUESTREO 27/01/2021 27/01/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:15:00 10:15:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro I Referencia | Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
An3'isisGer>era(es I

Deiermirtación de Peso: PM-10 Alto 
Volumer^ £AI_NTP90030_UG_PM10 mg/fiftro 3 112 ± 4

Metales en PM10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 602.876 ± 45.699

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.507 ± 0.4

Bario EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muesüa 0.332 1.058 44 413 ± 1.062

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 20.320 ± 0.540

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,739979 t 136.999

Cobalto EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0127 0.403 0.667 1 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3337 53.371 ± 1.286

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4623 ± 0.624

Estaño EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 304 0.967 3.462 ± 0404

Estroncio EALEPAI03„5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 13.685 ± 0.417

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 347.64 ± 17.38

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,032.71 ± 82.62

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0141 0.449 1.311 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 870.46 t 8919

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 37.996 ± 0.912

Mercurio EA1_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 397 1 264 75.969 ± 1.922

Níquel EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0443 1.411 2.461 ± 0.248

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 33.580 ± 4.030

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 423.19 ± 6090

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAl_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 4.226.2 ± 211.3

Tallo EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 23.506 ± 0602

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.266 t 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 102.63 ± 12.32

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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SGS del Perú S.A.C
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
F«9(«roHT-£-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-6

27/01/2021

10:30:00

28/01/2021

10-.45;00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-6

27/01/2021

10:30:00

28/01/2021

10:45:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LO LC Resultado ± Imertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Ana', sis Generales I

Determinación de Peso' PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 * 3 1

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 283.176 ± 12.513

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3^5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.266 ± 0.490

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 23.069 ± 0594

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 23.241 t 0 597

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calen EAI_EPAiO3_6_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,222.738 ± 61.137

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.414 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 71.978 ± 1.802

Cromo EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.163 ± 0.532

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.047 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 8188 ± 0.321

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 19198 ± 9.60

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 507.53 ± 4568

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.667 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 697.34 ± 59.42

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 17.250 ± 0.482

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 04960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4.600 ± 0.619

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.726 ± 0.450

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 22.333 ± 2.680

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 303.34 ± 56.52

Setenio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4 6 4,6426 ± 232.1

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 11 523 ± 0.378

Vanadio EALEPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.117 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 5975 ± 7.17
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SGS del Perú S.A.C,

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

Btylttro KTE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

25/01/2021

11:25:00

26/01/2021

11:10:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

25/01/2021

11:25:00

26/01/2021

11:10:00

AIRE 

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/fiitro ________ 152 t 6 I_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 580.014 ± 42.648

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.117 ± QAl

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.267 ± 0.790

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 50.370 ± 1.209

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 26.047 ± 0.654

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5543 ± Q.2n

Calcio EA1_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,433.021 ± 121.651

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.621 ± 0.1

Cobre EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 538.303 ± 37.349

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.784 ± 0658

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 15.629 ± 0.452

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.008 ± 0.459

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 428.77 ± 21.44

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 941.36 ± 84.72

Litio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.288 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,274.55 ± 182 01

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 35.489 ± 0.855

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 187.542 ± 6.558

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.186 ± 0.536

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.667 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1 021 3.253 1,062.646 ± 79.698

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 545.00 ± 105.68

Setenio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.09 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,492.0 ± 254.8

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 20.355 ± 0.541

Vanadio EAI EPAIO3 5 PM1Q ug/muestra 0.604 1.923 4.278 t 0.6

Zinc EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 1.29 4.11 189.96 ± 22.80

SGS de! Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t 15111 517 1900 www.lgs.pe

Ernesto Gunther 21^ Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t 1076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.lgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

lUgUtfoN’LE- 002

iDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE IVIUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

26/01/2021

11:45:00

27/01/2021

11:05:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

26/01/2021

11:45:00

27/01/2021

11:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incedidumbre
Análisis Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro 146 ± 6

_________________________
Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 764.543 ± 70.263

Antimonio EAI_EPAI03^5_PM10 ug/muestra O.S10 1.625 2.185 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6.486 ± 0.973

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 55.752 ± 1.348

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 25.496 ± 0.642

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 9.223 ± 0.338

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,272.704 ± 163.635

Cobalto EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.920 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 435.447 ± 25.770

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9.315 ± 0.47

Estaño EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0967 14.456 ± 0.430

Estroncio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 17342 ± 0.483

Fósforo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 396.54 ± 19.83

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,242.63 ± 99.41

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.472 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 977.75 ± 110.65

Manganeso EAt_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 45.149 t 1.080

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 206.356 ± 7.585

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.406 ± 0.308

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.690 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 788.049 ± 59.104

Potasio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 485.04 ± 93.48

Selenlo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.89 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,292.6 ± 214.6

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 25.944 ± 0.651

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.025 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 146.10 ± 17.53

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 27/01/2021 27/01/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:25:00 11:25:00

FECHA FIN DE MUESTREO 28/01/2021 28/01/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:25:00 11:25:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultada ± incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 101 ±
_________________________

Metalasen PM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 478.055 ± 30.310

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 33.055 ± 0.801

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6.716 ± 1.007

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 25.162 ± 0.636

Berilio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 19.860 ± 0.531

Cadmio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.899 ± 0.683

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,599.132 ± 79.957

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.621 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 386.572 ± 21.010

Cromo EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.795 ± 0.47

Estaño EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.959 ± 0 334

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 9.453 ± 0.342

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muGstra 2.73 8.70 225.29 ± 11.26

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 807.31 ± 72.66

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.897 ± 0.16

Magnesio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 771 30 ± 71.41

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 28.060 ± 0.695

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Moiibdeno EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 194.028 ± 6 904

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.554 ± 0.610

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 602.554 ± 45.192

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 338.50 ± 63.68

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.60

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,096.2 ± 204.8

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16.054 ± 0.460

Vanadio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.037 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 98.78 ± 11.85

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
HtgitireN'Lfi. 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 25/01/2021 25/01/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:25:00 12:25:00

FECHA FIN DE MUESTREO 26/01/2021 26/01/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:05:00 12:05:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Deteiminación de Peso- PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 152 ± _______ 1
Metales en PM 10 Alto Volumen |

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 654.833 t 53.024

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.038 ± 1.056

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 66 815 ± 1.652

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 20.872 ± 0 551

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 32.545 ± 0.790

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,692.552 ± 134 628

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.495 ± 0.128

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 543.593 ± 38.002

Cromo EAI_EPAIO3_5_PMia ug/muestra 0.498 1.586 5.382 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 7.510 ± 0.310

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.721 ± 0.472

Fósforo EA1_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 421.87 ± 21 09

Hierro EAI_EPAIO3^5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,140.40 ± 91.23

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.357 ± 0.16

Magnesio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2 39 7.60 1,302.77 ± 189.71

Manganeso EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 44.160 ± 1.056

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 311.811 ± 14.652

Níquel EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.061 ± 0.302

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.380 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 238.326 ± 28.599

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 490 69 ± 94.63

Selenio EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.12 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,979.7 ± 239.4

Tallo EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 21.873 ± 0.570

Vanadio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.738 ± 0.648

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 267.12 ± 32.05

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr, Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

INACAL

RegUtroN*Le>002

DA - Perú 
Acreditado

IDENTIFICACION DE LA rVIUESTFÍA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTRE© 26/01/2021 26/01/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:10:00 12:10:00

FECHA FIN DE MUESTREO 27/01/2021 27/01/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:50:00 11:50:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro 1 Referencia | Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales ¡

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 156 ± 6

Metales en PM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 811.095 ± 78.306

/Vitimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.383 1.237 7.406 ± 1.111

Bario EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 145.728 ± 4.529

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 21.701 ± 0.567

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 26.450 ± 0.662

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,377.860 ± 168.893

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.357 ± 0.114

Cobre EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 612.179 ± 46.971

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.762 ± 0.47

Estaño EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.223 ± 0.322

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 18.998 ± 0.515

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 392.26 ± 19.61

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,364.23 ± 109.14

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.518 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 961.88 ± 107.33

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 53.475 ± 1.289

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 161.023 ± 5.230

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.521 ± 0.310

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.219 ± 0.2

Plomo EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 401.787 ± 48.214

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 454.88 ± 87.35

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.91 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,025.6 ± 201.3

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 28.336 ± 0.701

Vanadio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.232 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_6^PM10 ug/muestra 1.29 4.11 173.40 ± 20.81

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr, Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
R*gÍKPO N*LE. 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA IVIUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 27/01/2021 27/01/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:15:00 12:15:00

FECHA FIN DE MUESTREO 28/01/2021 28/01/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:05:00 12:05:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro < 3 111 ± -• 1
Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 503.102 ± 33.148

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 18.500 ± 0.505

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6.609 ± 0.976

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 61.157 ± 1.493

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 17.009 ± 0.477

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 27.508 ± 0.684

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,695.963 ± 84.798

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.334 ± 0.111

Cobre EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 1,008.355 ± 80 668

Cromo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5.152 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5„PM10 ug/muestra 0.304 0.967 5.877 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 12.236 ± 0.391

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 240.74 ± 12.04

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 891.12 ± 80.20

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.012 ± 0.16

Magnesio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 803.83 ± 77.02

Manganeso EALEPAIO3_5^PM10 ug/muestra 0.449 1.431 36.363 ± 0.875

Mercurio EA1_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 222.617 ± 8.529

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.314 ± 0.306

Plata EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 376.579 ± 45.189

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 334.80 ± 62.92

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,109.3 ± 205.5

Tallo EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 17.917 ± 0.494

Vanadio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.244 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 158.61 ± 19.03

Av. Elmer Fsucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

R*9lnr9 irte -002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 25/01/2021 25/01/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:55:00 13:55:00

FECHA FIN DE MUESTREO 26/01/2021 26/01/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:05:00 13:05:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro 1 Referencia | Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Anahsts Generales |

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 168 ± 7

Metales en PM 10 Ato Volumen

Aluminio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 719.647 ± 62.918

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.464 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6808 ± 1.021

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 58.282 ± 1.415

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EALEPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 19.078 ± 0.516

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.992 ± 0.301

Calcio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,259.273 ± 162.964

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.828 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 611.904 ± 46.933

Cromo EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.176 ± 0.47

Estaño EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 17.721 ± 0.491

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.918 ± 0.532

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 509.27 ± 25.46

Hierro EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,206.41 ± 96.51

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.426 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,457.23 ± 234.69

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 43.263 ± 1.035

Mercurio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 187.864 ± 6.575

Níquel EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.577 ± 0.615

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.759 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,573.775 ± 118.033

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 686.35 ± 134 43

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.53 ± 0.79

Silicio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,668.6 ± 260.1

Talio EALEPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0357 1.138 26.128 ± 0.655

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.359 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 207.94 ± 24.95
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
RaginioITLE-tX»

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

26/01/2021

13:20:00

27/01/2021

12:50:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

26/01/2021

13:20:00

27/01/2021

12:50:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± tncertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 167 ± 7
_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.9S3 3.036 862.155 ± 87.626

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1.820 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6.003 ± 0900

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.068 62.146 ± 1.521

Berilio EA!_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EA1_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 18.412 ± 0.504

Cadmio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.014 ± 0.269

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muGstra 11.710 37.294 3,964.476 ± 198.224

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.966 ± 0.1

Cobre EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 1.048 3.337 516.246 ± 34.688

Cromo EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 8.119 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 11.788 ± 0.383

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 20.378 ± 0.541

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 452.52 ± 22.63

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,366.72 ± 109.34

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.472 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,096.04 ± 136.98

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 50.899 ± 1.223

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 226.527 ± 8.764

Níquel EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.508 ± 0.600

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 646.185 ± 48 464

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 644.43 ± 125.90

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.91 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.6 4.6 4,224.2 ± 211.2

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 30.728 ± 0.751

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.830 ± 0.668

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 133.88 ± 16.07

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

hTLE ‘ 002

IDENTIFICACION DE LA IViUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

13:00:00

26/01/2021

12:30:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-10

25/01/2021

13:00:00

26/01/2021

12:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 127 i 5

MelalesenPM lOAIloVolumen 1

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 461.633 ± 28.517

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.036 ± 0.455

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 47.725 ± 1.143

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 19.424 ± 0.523

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.208 ± 0.214

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,353.555 ± 117.678

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.552 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 114.736 ± 3.250

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.427 ± 0.47

Estaño EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.635 ± 0.627

Estroncio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 13.800 ± 0.419

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 369.40 ± 18.47

Hierro EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 796.09 ± 71.65

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.035 ± 0.16

Magnesio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.194.80 ± 161.11

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 30.590 ± 0.748

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 353.855 ± 18.090

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2 553 ± 0.261

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 68.655 ± 8.239

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 462.68 ± 88.93

Selenlo EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.52 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EA1_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,026.0 t 240.8

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5„PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16.744 ± 0.472

Vanadio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.956 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 16353 ± 19.62

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

Baginro N'IE - 002

__________________________________CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificeción
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recov0ry: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS %Recovery MS %Recovei7
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen mo/fiitro 0% 109%
Mótales on PM 10 Alto Volumen
Aluminio ugZmuestra 3.036 <3.036 2% 105% 90%
Antimonio ug/muestra 1 625 <1.625 1% 95% 100%
Arsénico uo/muestra 1.237 <1.237 2% 105% 90%
Bario ug/muestra 1.058 <1.058 3% 87% 108%
Berilio ug/muestra 0.770 <0.770 0% 98% 99%
Bismuto ug/muestra 1.321 <1.321 0% 108% 99%
Boro ug/muestra 1.506 <1.506 1% 109% 97%
Cadmio ug/muestra 1.457 <1.457 0% 98% 97%
Calcio ug/muestra 37.294 <37.294 2% 103% 91%
Cobalto ug/muestra 0.403 <0.403 1% 101% 91%
Cobre ug/muestra 3.337 <3.337 1% 98% 98%
Cromo ug/muestra 1.586 <1.586 3% 108% 89%
Estaño ug/muestra 0.967 <0.967 2% 92% 103%
Estroncio uo/muestra 0.725 <0.725 1% 90% 88%
Fósforo ug/muestra 8 70 <8 70 3% 105% 109%
Hierro ug/muestra 5.63 <5.63 2% 113% 94%
Litio uo/muestra 0.449 <0.449 6% 92% 93%
Magnesio uo/muestra 7.60 <7.60 3% 90% 112%
Manganeso ug/muestra 1.431 <1.431 4% 97% 90%
Mercurio ug/muestra 04960 <0.4960 0% 87% 90%
Molibdeno ug/muestra 1.264 <1.264 2% 112% 102%
Níquel ug/muestra 1.411 <1.411 5% 104% 95%
Plata ug/muestra 0.576 <0 576 2% 107% 96%
Plomo ug/muestra 3253 <3.253 0% 104% 97%
Potasio ug/muestra 24 11 <24.11 1% 93% 90%
Setenio ug/muestra 2.50 <2.50 3% 100% 106%
Silicio ug/muestra 1524.5 <1524.5 3% 107% 90%
Sodio ug/muestra 4.6 <4.6 1% 96% 88%
Tallo ug/muestra 0.763 <0.763 0% 95% 98%
Titanio ug/muestra 1.138 <1.138 4% 93% 111%
Vanadio ug/muestra 1.923 <1.923 1% 97% 94%
Zirx: ug/muestra 4.11 <4.11 1% 96% 91%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102374 Rev. 0

INACAL

RA^lMfoíTLE* 002

DA - Perú 
LabentorM EnMyo 
Acre<Ülado

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PMIO 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PMIO en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado)

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página hlto://www.sqs pe/es-ES/Terms-and- 
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2102374 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPM5 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIOS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de nitros

Nexion/ 3000

SARTORIOS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21
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DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2102374

Matriz: AIRE
Parámetros

Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código Utilidad

Nro. De Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 Abr-21
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO'291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca Código Utilidad
Nro. De Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 Abr-21
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21
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PARAMETROS 
(Marcar con "X")

Oefa =& CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIRE CA: 0001-1.2021-411 RS N’: 0015-2021-S
PÁGINA 
1dc1

DATOS GENERALES UBICAOON DATUST3EL ENVIO

Nombre o Razón social: Organismo de Evaluadón y Fiscalización Ambiental CHstritos: Ventanilla y Mi Penj
Enviado por
Fecha: Hora;
Medio de Envío:
Aerolínea 1 ) Agencia 1 1
T. Privado 1 1
Otro 1 1

Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N" 603,607, 615 - Jesús María

Persona de contacto; Edgar Escriba G. Provincia; Constitucional del Callao
Teléfono/Anexo 997638014

Correo Electrónico edgegar41@gmaii.com Departamento; Lima
Referencia

DATOS DEL MUESTREO

MUESTREO

CÓDIGO DE LABORATORIO CÓDIGO DEL PUNTO 
DE MUESTREO

INICIO FINAL
O
S 0.

«A c 
s o 
S

CODIGO DE FILTRO

FECHA 
(DD/MM/AA)

HORA
FECHA 

(DD/MM/AA)
HORA PM 10 PM 2,5 OTROS

CA-VMP-6 25/01/2021 10:50 26/01/2021 10:55 X X 210341 -

CA-VMP-6 26/01/2021 11:10 27/01/2021 10:15 X X 210342 -

CA-VMP-6 27/01/2021 10:30 28/01/2021 10:45 X X 210343 -

CA-VMP-6 25/01/2021 11:25 26/01/2021 11:10 X X "210351 • -

CA-VMP-8 26/01/2021 11:45 27/01/2021 11:05 X X 210352 -

OA-VMP-8 27/01/2021 11:25 28/01/2021 11:25 X X 210353 - -

CA-VMP-2 25/01/2021 12:25 26/01/2021 12:05 X X 210361 - -

CA-VMP-2 26/01/2021 12:10 27/01/2021 11:50 X X 210362 -

CA-VMP-2 27/01/2021 12:15 28/01/2021 12:05 X X 210363
—-- --------------------------------- --- CA-VMP-9 25/01/2021 13:55 26/01/2021 13:05 X X 210356 •

CA-VMP-9 26/01/2021 13:20 27/01/2021 12:50 X X 210357 •

— CA-VMP-10 25/01/2021 13:00 26/01/2021 12:30 X X — 210346 -

— — — ■I
"■di

■i■1 a
-

t
OBSERVACIONES GENERALES (Marear eon'*X")

TTTNTW Humedad(1) Alto volumen.

!í>38DQ
del Viento 
Radiación

Data Center - EHS Presión

RESPONSABLE 1 PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

Edgar Escriba
CONDICIONES [£ RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS 

SOLUCIONES CAPT/UX)R/iS
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS OBSERVACIONES

RESPONSABLE 2
FIRMA: SI NO

Envases adecuados I I | |

Con Ice pack 1 1 1 1

Dentro del tiempo de vida útil 1 ) 1 i

Fecha de Recepción:

-
Hora de Recepción: Q

RESPONSABLE DE GRUPO

Edgar Escriba

Recibidopor: UctCVlO

mailto:edgegar41@gmaii.com


321-EO
10/02/2027

-013868
01 53’55 PM

Callao, 10 de febrero 2020
Carta N° 0086/21-EHS

Srs.;
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

Avenida Faustino Sánchez Cardón N° 603, 607 y 615
Jesús María

Atención Paola Enriquez Lara 
DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

Referencia Informes de ensayo Contrato N° 066-2020-OEFA

Requerimientos de Servicio:

N“ 0015-2021-S / CUC: 0001-1-2021-411

De acuerdo con su solicitud de corrección, adjunto sírvase encontrar los Sgts. informes 

de ensayo:

• MA2102549(1Original, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

Sin otro particular nos despedimos.

Atentamente;

Danaes Nuñez Picón

SGS Environmental Services.
SGS del Perú S.A.C.

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial

Jr, Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios(®sgs.com

Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe
%25c2%25aesgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
StagUrtroN-LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV / LB-347667-004

PROCEDENCIA: Ventanilla y Mi Perú / Constitucional del Callao / Lima

Fecha de Recepción SGS ; 01-02-2021

Fecha de Ejecución ; Del 01-02-2021 al 06-02-2021

Maestreo Realizado Por ; CLIENTE

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e II-AC"

■ del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348'■ del Perú S.A.C.
Ernesto Gunther 21^
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1 

Parque Industrial 

Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 jg
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.serviciosjr’sgs.com

Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
NTX - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-6

28/01/2021

10:56:00

29/01/2021

10:25:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

AIRE

CA-VMP^

28/01/2021 

10:55:00

29/01/2021 

10:25:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 99 ± 4
___________________________

MetalesenPM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestrs 0.953 3.036 512.233 ± 34.214

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.626

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6555 ± 0.983

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 21.310 ± 0.559

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI„EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0473 1.506 <1.506

Cadmio EA1_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 457 1 457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,964.211 ± 98.211

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.656 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 104.524 ± 2.871

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 <1.586

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.002 ± 0.501

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.726 15.376 ± 0.447

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 15473 ± TIA

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 563 851.71 ± 76.65

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.518 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,005.51 ± 116.58

Manganeso EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 31.027 ± 0.758

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EA1_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 2.714 ± 0.3

Níquel EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.371 ± 0.274

Plata EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 158.206 ± 18.985

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 383.04 ± T2.1Z

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 6,862.6 ± 205.9

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16.572 ± 0.469

Vanadio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 9.833 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 138.95 ± 16.67

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial

Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao 

Arequipa 

Cajamarca

X. rd-> ,n/xn Página 2dc 16t (511) 517 1900 www^gs.pe

t (054) 213 506 e Pe.servicios(S)sgs.com 

t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
DA • Perú

Acreditado

«♦gWtro NXE ■ 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-6

29/01/2021

10:45:00

30/01/2021

10:15:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN 

AIRE

CA-VMP-6

29/01/2021

10:45:00

30/01/2021

10:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Aiiaiisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 132 ± 5
____________________________

MetalesenPM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 746.051 ± 67.189

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 9.821 ± 1473

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 28.485 ± 0.704

Berilio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 8.959 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,839.132 ± 141.957

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.300 ± 0.108

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 101.902 t -2.177

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.542 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 6.624 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 22782 ± 0.588

Fósforo EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 271.69 ± 13.58

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,237.72 ± 99.02

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0449 0.817 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,313.97 ± 192.81

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 46.351 ± 1.121

Mercurio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 2.415 ± 0.3

Níquel EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.669 ± 0.440

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.426 t 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 123.789 ± 15.455

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 505.82 ± ^71^

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,7403 ± 262.2

Tallo EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 24.823 ± 0.629

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.038 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 195.67 ± 23.48

SGS ctel Perú S.A.C. Elmer Faucett 3348 Callao 1

Ernesto Gunther 21'3 Parque Industrial

Jr, Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 wvwlgf.pe'^®

Arequipa t |054| 213 506 e Pe.servicios@sgs.com

Cajamarca t (076) 366 092_____________________________

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO
MA2102549 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

28/01/2021

11:35:00

29/01/2021

11:20:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN 

AIRE

CA-VMP-8

28/01/2021

11:35:00

29/01/2021

11:20.00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro 123 ± 5
____________________________

Metales en PM 10 AltoVolumen 1

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 774.065 ± 71.873

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.511 ± QAl

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.556 ± 1.283

Bario EALEPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 25.634 t 0.645

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 7.291 ± 0.306

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,454.456 ± 122.723

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.070 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 602.336 ± 45.626

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.519 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0 967 15.456 ± 0.449

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 18.573 ± 0.507

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 229.07 ± 1145

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,252.67 ± 100.21

Litio EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.748 ± 0.16

Magnesio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,145.79 ± 148.89

Manganeso EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 45.103 ± 1.079

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 12.949 ± 0.403

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.108 ± 0.320

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.897 ± Cl.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,140.789 ± 85.559

Potasio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 510.42 ± 98.64

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 250 <2.50

Silicio EAI_EPA1O3_6_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,753.7 ± 202.6

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 25.817 ± 0.649

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.384 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 231.44 ± nn

SGS del Perú S A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.^gs.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t |054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com

Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

RogMro NTE - 002

DA-Perú

Acreditado

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 29/01/2021 29/01/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:35:00 11:35:00

FECHA FIN DE MUESTREO 30/01/2021 30/01/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:50:00 10:50:00

MATRIZ
FILTROS PM10 ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LO LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 224 ±
____________________________

MetalesenPM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,734 453 t 138 756

Antimonio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1.856 ± 0.47

Arsénico EAI_£PA1O3_6_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 14.697 ± 2.205

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 63.676 ± 1.563

Berilio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1 321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 14.088 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.773 ± 0.281

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,434.475 ± 271.724

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 2.243 ± 0.218

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 417.760 ± 23.992

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.493 1.586 7.832 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 14.927 ± 0.439

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 41.825 ± 1.000

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 500.10 ± 26.01

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,640.22 ± 132.01

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.530 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 2,109.26 ± 105.46

Manganeso EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 0449 1.431 101.154 ± 2.751

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 15.755 ± 0454

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 9.143 ± 0.337

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.736 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,314.277 ± 98.571

Potasio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 790.46 ± 155.60

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.51 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 2,377.8

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 10,8502 ± 325.5

Talio EAI_EPAiO3_S_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 64.315 ± 1.310

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 11.098 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 427.90 ± 51.35

Página 5 de 16
Av. Eimer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 wwwsgs.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com

Jr Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

SGS del Perú S.A.C

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

Acreditado

INACAL 
DA-Perú

ltogiRroN-LE-003

MA2102549 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE rviUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-2

28/01/2021

12:20:00

29/01/2021

11:55:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-2

28/01/2021

12:20:00

29/01/2021

11:55:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia | Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

i Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro
_________ 112 ± 4 1____________________________

Metalasen PM10 Alto Volumen _____________________ |

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 650.854 ± 62.444

Antimonio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.843 ± 1.176

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 42.377 ± 1.014

Berilio EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.467 21.643 ± 0.566

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,956.874 ± 97.844

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.599 ± 0.140

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 650.567 ± 52.402

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.634 ± QAl

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 304 0.967 4.899 ± 0.683

Estroncio EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.480 ± 0.467

Fósforo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 193.35 ± 9.67

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 995.49 ± 89.59

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0449 0.633 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 940.22 ± 102.88

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 40.687 ± 0.974

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0 397 1.264 12.581 ± 0.397

Níquel EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.797 ± 0.331

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.828 ± 0.2

Plomo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 268.950 ± 32.274

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 392.08 ± 74.57

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5.768.5 ± 173.1

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 20.113 ± 0.536

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8982 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 271.60 ± 32.59

SGS del Perú S.A.C.
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

RvsUbotrLE-DO}

DA-Peni

Acrtdiudo

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-2

29/01/2021

12:20:00

30/01/2021

11:25:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN 

AIRE

CA-VMP-2

29/01/2021

12:20:00

30/01/2021

11:25:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 215 ± 9
____________________________

Metalasen PM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,466.595 ± 117.328

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.398 1.237 15.709 ± 2.356

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 85.549 ± 2.222

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0415 1.321 1.541 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.898 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0457 1.457 35.259 ± 0.860

Calcio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,329.256 ± 216.463

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 3.370 ± 0388

Cobre EAI_EPAIO3_5^PM10 ug/muestra 1.049 3.337 1,055 160 ± 84.413

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5.026 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 12.742 ± 0.400

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 36.743 ± 0.883

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 432.83 ± 21.64

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,162.92 ± 108.16

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1 346 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2 39 7.60 1,733.69 t 86.68

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 88826 ± 2.329

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 15.732 ± 0.454

Niquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 10.408 ± 0.359

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.621 ± 0.2

Plomo EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 918.701 ± 68.903

Potasio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 643.20 ± 125.65

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 4787 1524.5 1,808.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,697.0 ± 260.9

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 44.057 ± 1.054

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 9.464 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 521.97 ± 39.15

SGS de! Perú S.A.C.
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

BtgMrs tris-002

DA-Psrú

Acrediudo

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

27/01/2021

13:00:00

28/01/2021

12:30:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN 

AIRE

CA-\,Ti4P-9

27/01/2021

13:00:00

28/01/2021

12:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro
_________109 ± 4 1____________________________

Metalasen PM10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 705.640 t 60.708

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 8.431 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.383 1.237 10.028 ± 1.504

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 16.066 ± 0.460

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0 770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.438 ± 0.245

Calcio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,010.275 t 150.514

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.817 ± 01

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 446.349 ± 26.897

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.370 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 7.429 ± 0.308

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 15.790 ± 0.455

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 175.80 ± 8.79

Hierro EAI_EPAIO3^5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,076.63 ± 86.13

Litio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.610 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 837.13 ± 82.99

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 43.447 ± 1.039

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 205.965 ± 7.563

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.026 ± 0.269

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAlO3_S_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 731.043 ± 54.828

Potasio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 394.63 ± 75-09

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.23 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,287 5 ± 214.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 26.093 t 0655

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6130 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 94 40 ± 11.33

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez 8a. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

Registra NX£- 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 28/01/2021 28/01/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:10:00 13:10:00

FECHA FIN DE MUESTREO 29/01/2021 29/01/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:40:00 12:40:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 150 ±
____________________________

Metales en PM10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 920.552 ± 98.924

Antimonio EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.066 ± 0.47

Arsénico EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8418 1 1.263

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 23.564 ± 0.603

Berilio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.324 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.457 1.457 5.244 ± 0.272

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,242.792 ± 262.140

Cobalto EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.955 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 626.003 ± 48.893

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.796 ± 0.661

Estaño EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 22.356 ± 0.580

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 23.817 ± 0.609

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 231.64 ± 11.58

Hierro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,297.34 ± 103.79

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.771 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,097.19 ± 137.25

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 49.013 ± 1.175

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 04960 <0.4960

Molibdeno EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 27.784 ± 0.689

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.763 ± 0.314

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03^5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,828.420 ± 137.132

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 509.68 ± 98.49

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 15245 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,091.7 ± 1828

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 38.490 ± 0.923

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.293 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 205.93 ± 24.71

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao! Callao t (511) 517 1900

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com

Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Caiamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

It«gWn>N*LE-003

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

29/01/2021

13:00:00

30/01/2021

12:05:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-9

29/01/2021

13:00:00

30/01/2021

12:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EA1_NTP90030_UG_PM 10 mg/fiítro 233 ± 9

Metales en PM 10 Alto Volumen |

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,747.747 ± 139.820

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 13.179 ± 1.977

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 54.935 ± 1.327

Berilio EAI_EPAtO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.981 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.577 ± 0.615

Calcio EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 8,326 495 ± 416.325

Cobalto EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 2.174 ± 0.209

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 523.813 ± 35.590

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.280 ± 047

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 12.673 ± 0.398

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 43.206 ± 1.033

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 473.77 ± 23.69

Hierro EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,49023 t 124.51

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.438 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,877.79 ± 93.89

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0449 1.431 95.128 ± 2.541

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 35.627 ± 0.858

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.912 ± 0.300

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.920 ± 0-2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 874.610 i 65.596

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 80992 ± 15956

Selenio EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 2,591.3

Sodio EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 9,259.0 ± lll.Z

Tallo EAI_EPAI03_5^PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0 357 1.138 65.124 ± 1.604

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.960 ± 0.6

Zinc EAI_EPA¡O3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 356.37 ± 42.76

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900

Ernesto Gunther 21^ Parque Industrial Arequipa t 1054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com

Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Caiamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
!l«gl«retrLE-0O3

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 28/01/2021 28/01/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:40:00 13:40:00

FECHA FIN DE MUESTREO 29/01/2021 29/01/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:15:00 13:15:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro 110 ±
____________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 620.172 ± 48 078

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.911 ± 0.887

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 24.299 ± 0.618

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.175 ± 0.534

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,925.709 ± 96.286

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.748 ± 0.1

Cobre EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 72.623 ± 1.821

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.048 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.094 ± 0.518

Estroncio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 15.813 ± 0.465

Fósforo EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 2 73 8.70 191.81 ± 9.59

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,013.91 ± 81.11

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.587 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,001.97 t 115.81

Manganeso EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 35.213 ± 0.849

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 397 1.264 6.992 ± 0.301

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.601 ± 0.278

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 128.030 ± 15.364

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 400.08 ± 76.20

Setenio EAI_EPAiO3_6_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1624.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,420.2 ± 192.6

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1 138 21.540 ± 0.564

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.246 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 178.54 ± 21.42

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (5111 517 1900

Ernesto Gunther 21^ Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com

Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

itegiKraN-LE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 29/01/2021 29/01/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:30:00 13:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 30/01/2021 30/01/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:3500 12:35:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso- PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 189 ±
____________________________

Metales en PM10 Alto Volumen I

Aluminio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,340.279 ± 107.222

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 388 1.237 12.075 ± 1.811

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 47.944 ± 1.148

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.312 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.346 ± 0.232

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,252.689 ± 212.634

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.875 ± 0.172

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 112.712 ± 3.173

Cromo EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.980 ± 0.701

Estaño EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.602 ± 0.328

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 30.372 ± 0.744

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 389.82 ± 19.49

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,053.03 ± 102.65

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 141 0.449 1.162 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,755.82 1 87.79

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 77.602 ± 1.972

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 12.742 ± 0.400

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.452 ± 0.292

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.621 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 206.114 ± 24.734

Potasio EAI_EPA!O3_6_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 646.67 ± 126.36

Setenio EAt_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,757.7

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 9,650.6 ± 289.5

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 41 273 ± 0.988

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1 923 8.935 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 358.60 ± 43.03

Notas:

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.

Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

Av. Elmer Faucett 3348
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2102549 Rev. 0

itegUtroNTE-003

___________________________________CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación 
MB: Bianco del proceso. 
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso. 
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada. 
USD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre ios duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
Oup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre tos duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

1 Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen mo/filtro <3 0%

I Metales en PU 10 Alto Volumen
Aluminio uo/muestra 3.036 <3.036 3% 97% 108%
Antimonio uo/muestra 1.625 <1.625 5% 100% 98%
Arsénico ug/muestra 1.237 <1.237 8% 96% 93%
Bario uo/muestra 1.058 <1.058 2% 98% 94%
Berilio ug/muestra 0770 <0 770 0% 89% 97%
Bismuto uo/muestra 1.321 <1.321 0% 109% 111%
Boro uo/muestra 1.506 <1.506 0% 101% 94%
Cadmio ug/muestra 1.457 <1.457 2% 94% 99%
Calcio uo/muestra 37.294 <37.294 1% 105% 112%
Cobalto uo/muestra 0.403 <0403 0% 99% 97%
Cobre ug/muestra 3.337 <3.337 1% 96% 88%
Cromo ug/muestra 1.5S6 <1.586 0% 100% 89%
Estaño uo/muestra 0.967 <0.967 10% 92% 108%
Estroncio uo/muestra 0.725 <0.725 1% 100% 104%
Fósforo ug/muestra 8.70 <8 70 6% 108% 105%
Hierro uo/muestra 5.63 <5.63 3% 105% 110%
Litio uo/muestra 0.449 <0.449 0% 92% 104%
Maqnesio ug/muestra 7.60 <7.60 0% 97% 105%
Manoaneso ug/muestra 1.431 <1.431 3% 96% 105%
Mercurio ug/muestra 04960 <0.4960 0% 109% 111%
Moiibdeno uo/muestra 1.264 <1.264 3% 88% 90%
NiQuel ug/muestra 1.411 <1.411 0% 94% 100%
Plata uo/muestra 0 576 <0.576 0% 112% 89%
Plomo ug/muestra 3253 <3.253 2% 96% 99%
Potasio ug/muestra 24 11 <24.11 0% 106% 89%
Selenio uo/muestra 2.50 <2.50 3% 103% 101%
Silicio ug/muestra 1524.5 <1524.5 2% 103% 105%
Sodio uo/muestra 4.6 <4.6 2% 99% 90%
Tallo ug/muestra 0.763 <0.763 0% 106% 98%
Titanio ug/muestra 1.138 <1.138 1% 106% 111%
Vanadio ug/muestra 1 923 <1.923 3% 90% 97%
Zinc ud/muestra 4.11 <4.11 2% 99% 94%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO
l)«gMreK*Le-002

MA2102549 Rev. 0

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO

Referenda Sede Parámetro Método de Ensayo ¡

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 

Peso; Filtros PM10 
Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por le Compañía bajo sus Condiciones Generaies de Servicio, que pueden encontrarse en ia página http7/www sgs.pe/es-ES/Terms-and- 
Conditions asox Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penates de la materia, queda prohibida 

la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2102549 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Eauiiw Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros PMIO 
Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Jul-21
Balanza Analítica para SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21
pesado de filtros

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso; Fllbos PMIO 
Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Jul-21
Balanza Analítica para SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21
pesado de filtras
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DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2102549

Matriz: AIRE
Parámetros

Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código Utilidad

Nro. De Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 Abr-21

Determinación de Peso: Filtros 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso; Filtros

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros

Material de Referencia / 
Material Volumétrico

Marca Código utilidad
Nro. De Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 Abr-21

Determinación de Peso: Filtros 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 
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DATOS DEL MUESTREO

Oefa CADENA DE CUSTODIA ■ CALIDAD DE AIRE CA: 0001-1-202‘I411 RSN*: 0015-2021-S
PÁGINA 

1 de 1

DATOS GENERALES UBICAOON DATOS DEL ENVIO
Nombre o Razón social: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Distritos: Ventanilla y Mi Perú
Enviado por
Fecha: Hora:
Medio de Envío:
Aerolínea i I Agencia I I
T. Privado I I
Otro I I________________

Dirección: Av. Faustino Sánchez Camón N" 603, 607, 615 - Jesús María

Persona de contacto; Edgar Esenba G.

Teléfono/Anexo 997638014

Correo Electrónico edgegar4l@gmali.com
Departamento: Lima

Referencia

parámetros"
(Matear con "X"l

MUESTREO

CÓDIGO DE LABORATORIO
CÓDIGO DEL PUNTO 

DE MUESTREO

INICIO FINAL

O

20.

M
1 

s

CODIGO DE FILTRO

FECHA 
(DD/MMfAA)

HORA FECHA 
(DD/MM/AA)

HORA PM10 PM 2,5 otros

CA-VMP-6 28/01/2021 10:55 29/01/2021 10:25 X X 210344
CA-VMP-6 29/01/2021 10:45 30/01/2021 10:15 X X 210345 -

CA-VMP-e 28/01/2021 11:35 29/01/2021 11:20 X X 210354
CA-VMP-8 29/01/2021 11:35 30/01/2021 10:50 X X 210355 -
CA-VMP-2 28/01/2021 12:20 29/01/2021 11:55 X X 210364 - -
CA-VMP-2 29/01/2021 12:20 30/01/2021 11:25 X X 210365 - -
CA-VMP-9 27/01/2021 13:00 28/01/2021 12:30 X X 210358 -
CA-VMP-9 28/01/2021 13:10 29/01/2021 12:40 X X 210359 -
CA-VMP-9 29/01/2021 13:00 30/01/2021 12:05 X X 210350 -
CA-VMP-10 28/01/2021 13:40 29/01/2021 13:15 X X 210348 -

CA-VMP-10 29/01/2021 13:30 30/01/2021 12:35 X X 210349

—
— —

— — —= — -

——
OBSERVACIONES GENERALES

(Marcar con "X")

RESPONSABLE 1

Edgar Escriba
FIRMA:

(1) Alto volumen.

1—SGS deJ Perú S.A.C
Humedad

PARA SER
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS 

SOLUCIONES CAPTADORAS
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Temperatura
del Viento 
Radiación

Presión Precipitación

POR EL iHfpyag* PEL labSrat mo

OBSERVACIONES

RESPONSABLE 2
FIRMA:

RESPONSABLE DE QRUPO
Envases adecuados

Edgar Escriba
FIRMA:

Con Ice paclc

Dentro del tiempo de vida útil

NO
Fechare Rede

Firma:

Hora de Recepciórc

Recibido por /WtkÁ

mailto:edgegar4l@gmali.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO
- MA2105579 Rev. 0

Ri.gWro fPLE - 002

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO, 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-007

PROCEDENCIA; Ventanilla y Mi Perú / Constitucional del Callao / Lima

Fecha de Recepción SGS : 01-03-2021

Fecha de Ejecución Del 01-03-2021 al 09-03-2021

Maestreo Realizado Por ; CLIENTE

Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
“irmantes de lAAC e I1_AC"

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.B^gipe 1 de 24
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez 8a. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
BoglUroWLE-OO?

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/02/2021 22/02/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 10:40:00 10:40:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/02/2021 23/02/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

10:10:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN

10:10:00

AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

1 Análisis Cfenerales |

Determinadón de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro - 3 157 ± 6

Metales en PM10 Alio Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1.264.586 ± 101-167

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 3.097 i 0.47

Arsénico EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.398 1.237 8.671 ± 1.301

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 10.787 ± 0.365

Berilio EAi EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.415 1.321 88.573 ± 2.321

Boro EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.255 ± 0.47

Cadmio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.578 ± 0.294

Calcio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,893.606 ± 244.680

Cobalto EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.196 ± 0.1

Cobre EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 1.048 3.337 734.091 ± 65.237

Cromo EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6-072 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0-967 13.156 ± 0.407

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 24.645 ± 0.625

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 306.95 ± 15.35

Hierro EA!_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,813.55 ± 145.08

Litio EAi EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.141 0.449 4.485 ± 0.596

Magnesio EAI EPAIO3 5 PMW ug/muestra 2.39 7.60 2,207.20 ± 110.36

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 53.441 ± 1.288

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.397 1.264 2,769.200 ± 138 460

Níquel EAI EPAÍO3 5 PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.670 ± 0.296

Plata EA1_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 0.181 0.576 2.473 ± 0.250

Plomo EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 1-021 3.253 3,487.513 ± 261.563

Potasio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 7.57 24.11 843.46 ± 166.38

Selenio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.01 ± 0.79

Silicio EAI EPA1O3 5 PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1.609.5

Sodio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 10,739.3 ± 322.2

Tallo EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.357 1.138 24.909 ± 0.630

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.856 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 503.67 ± 37.78

S6S del Perú S-A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
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Jr. Arnaido Márquez Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamaroa

Página 2 de 24 
t (511) 517 1900 www.sgs.pe
t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. 0

RoglxroíTLE • OD2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 23/02/2021 23/02/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:00:00 11:00:00

FECHA FIN DE MUESTREO 24/02/2021 24/02/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:30:00 10:30:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 146 ± _______________________

1 Metales en PM10 Alto Volumen - ' ‘ • 1

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,196.092 ± 95.687

Antimonio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 8.994 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.015 ± 1.052

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 13.179 ± 0.407

Berilio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.852 ± 0.305

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3692 ± 0.47

Cadmio EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 10.120 ± 0.354

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,868.651 ± 243.433

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.610 ± 0.141

Cobre EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 929.522 ± 100.720

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 10.350 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 10.672 ± 0.363

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,228 0.725 22.851 ± 0.589

Fósforo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 312.88 ± 15.64

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 563 2,098.38 ± 104.94

Litio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.564 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,064.69 ± 103.23

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 57.764 ± 1 402

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 229.402 ± 8.939

Níquel £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.763 ± 0.331

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.415 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 3,522.726 264.204

Potasio EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 769.14 ± 151.27

Selenio EAl_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.76 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,829.0 ± 264.9

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 26.128 * 0.655

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 12.627 ± 0.6

Zirtc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 327.09 ± 39.25
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SGS LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N” LE - 002
BegiaeoN*LE-002

INFORME DE ENSAYO
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-S CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 24/02/2021 24/02/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:10:00 11:10:00

FECHA FIN DE MUESTREO 25/02/2021 25/02/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:40:00 10:40:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incerlidumbre Resultado ± Incerlidumbre

Análisis Gerrerales _______
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 129 ± 5 _______________________

Metales en PM10 Alto Volumen V

Aluminio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 821.767 i 80-211

Antimonio EAI.EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6.118 ± 0.918

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 9.936 ± 0.351

Berilio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.898 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3„5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 7.199 ± 0.304

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,464.731 ± 173.237

Cobalto EAI_6PAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.196 ± 0.1

Cobre EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 1,146.649 ± 91.748

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 11.224 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 13.243 ± 0.409

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 18.665 0.508

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 155.19 ± 7.76

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,374.22 ± 109.94

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1-288 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,702-74 ± 85.14

Manganeso EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 42-608 i 1.019

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 15-916 i 0.457

Níquel EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.509 ± 0.293

Plata EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.610 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 3,753.071 ± 281.480

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 608.05 ± 118.50

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7.944.4 ± 238.3

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.423 t 0.504

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.889 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 143.58 ± 17.23
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE ■ 002
EtogiKro N'LE • 002

INFORME DE ENSAYO
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFiCACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-6

FECHA INICIO DE MUESTREO 25/02/2021 25/02/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:35:00 1T35:00

FECHA FIN DE MUESTREO 26/02/2021 26/02/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:50:00 10:50:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
AnáitóOenerates .... > |

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro - 3 103 ± 4

1 Metales an PM 10 Alto Volumen • , |

Aluminio EAI EPAÍO3 5 PM10 ug/muestra 0.953 3.036 588.593 ± 43.781

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.301 ± 0.645

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 7.291 ± 0.306

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI EPAÍO3 5 PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI EPAIO3 5 PMfO ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.174 + 0.356

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,505.586 ± 125.279

Cobalto EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.127 0-403 0.805 ± 0.1

Cobre EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 1.048 3.337 439.001 ± 26.135

Cromo EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.830 + 0.668

Estaño EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.304 0.967 6.624 ± 0-3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 14.065 ± 0.423

Fósforo EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 6.70 75.15 ± 7.52

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 929.46 ± 83.65

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0-920 ± 016

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,247.38 ± 174.75

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 31-291 ± 0.763

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 34.661 + 0.837

Níquel EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.324 ± 0.563

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 2,481.263 ± 186.095

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 419.24 ± 80.10

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.76 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,500.6 ± 165.0

Tallo EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 13.501 ± 0.413

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.497 ± 0.6

Zinc £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 58.73 ± 7.05
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. 0

Registro N’tE • 003

DA - Perú
Acreditado

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 26/02/2021 26/02/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:30:00 11:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 27/02/2021 27/02/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:35.00 10:35:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales • , . ' : • ' |
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 116 ±

[MetalessnPM 10 Alto Vc^umen ■ , - |

Aluminio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 877.082 ± 90.449

Antimonio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0 510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 25.024 ± 3.754

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 14.467 ± 0.431

Berilio EAI_EPAlO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto £AI_ÉPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.726 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 9.062 0.336

Calcio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,750.392 + 187.520

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.196 ± 0.1

Cobre EAt_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 546 273 ± 38.335

Cromo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.536 13.156 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0967 20.769 ± 0.549

Estroncio £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0725 20.666 ± 0.547

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 245.31 ± 12.27

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,617.23 ± 129.38

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.610 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,640.43 ± 82.02

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 44.839 ± 1.072

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 9.614 ± 0.345

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 12.880 ± 0.402

Plata EAi_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.886 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 4.685.382 ± 351.441

Potasio EAI__EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 591.38 ± 115.11

Selemo EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.15 ± 0.79

Siliao EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,947.3 ± 208.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 20.217 ± 0.538

Vanadio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 13.064 ± 0.6

Zinc EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 329.62 ± 39.55
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Jf. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
tUgistro K’LE • 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/02/2021 22/02/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:40:00 12:40:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/02/2021 23/02/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:10:00 12:10:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
[Análisis Generales • - _____ ______________ |

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/fillro 1 164 ± 7

iMGtalGsenPM 10 Alto Volumen , __________ ________________|

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,471.839 ± 117.747

Antimonio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.510 1.625 9.442 ± Q.Al

Arsénico EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.388 1.237 11.132 ± 1.670

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 20.401 ± 0.542

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 116.909 ± 3.334

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.783 ± 0.47

Cadmio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.457 1.457 37.444 ± 0.899

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,826.584 ± 241.329

Cobalto EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 2.323 ± 0.229

Cobre cAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 5,332.619 ± 159979

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 8.004 ± 0.47

Estaño EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.878 ± 0.333

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 26.070 ± 0.654

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 327.09 ± 16.35

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,146.12 ± 107.31

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 5.497 ± 0.276

Magnesio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,386.82 + 119.34

Manganeso EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.449 1.431 66.781 ± 1.651

Mercurio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3,658.610 ± 182.931

Níquel EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.257 0.322

Plata EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 2.956 ± 0.321

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 2,800.273 ± 210.020

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 824.83 ± 162.59

Selenio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.83 ± 0.79

Silicio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 478 7 1524.5 1,897.6

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 10,915.7 ± 327.5

Tallo EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAJ EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.357 1.138 28.129 ± 0.696

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 11.638 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 738-22 ± 55.37

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900
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iNACALSGS LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
Redimo (TLE-fXl?

DA-Perú
Acreditado

INFORME DE ENSAYO
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

23/02/2021

12:45:00

24/02/2021

12:15.00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

23/02/2021

12:45:00

24/02/2021

12:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
1 Análisis Generales ■ , ~ ' ■ ' '. _________|

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAi_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 133 ± 5

Metales en PMÍOAJtó Volumen * • \ i |

Aluminio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.963 3.036 1.185.972 ± 94.878

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.751 ± 1.163

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 26.956 ± 0.672

Berilio EA!_EPAiO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.909 ± 0.3

Boro EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 31.004 ± 0.757

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,422.958 ± 221.148

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 2.346 ± 0.232

Cobre EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.049 3.337 1,350-445 ± 108.036

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 11.454 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.165 ± 0.321

Estroncio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 23.104 ± 0.594

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 296.83 ± 14.84

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,056.44 ± 102.82

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.495 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,033.59 ± 101.68

Manganeso EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 61.077 ± 1.491

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 01560 0.4960 <0.4960

Mollbdeno EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 45.701 ± 1.093

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 9.683 ± 0.346

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.771 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 2,182.401 ± 163.680

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 693.27 ± 135.84

Selenlo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1.546.4

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,367.4 ± 251-0

Taiio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 26.312 ± 0-659

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 12.765 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 425.03 ± 51.00

SGS dei Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
DA-Perú
Acreditado

Regteoo N-LE - 003

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 GA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 24/02/2021 24/02/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:50:00 12:50:00

FECHA FIN DE MUESTREO 26/02/2021 25/02/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:20:00 12:20:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales .______ _________________________ ___________________ 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAi_NTP90030_UG_PM10 mg/fiitro 3 98 ± 4

1 Metales «i PM 10 Alto Volumen ^1
Aluminio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 752-491 ± 68.252

Antimonio £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 5.175 ± 0.776

Bario EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.332 1.058 11.845 ± 0.384

Berilio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0-242 0.770 <0.770

Bismuto EA!_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 27.186 0.677

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,744.717 ± 137.236

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.725 ± 0.154

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 957.421 ± 106.408

Cromo EAl_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.797 ± 0.47

Estaño EAI EPAÍO3 5 PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.508 ± 0.600

Estroncio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 15.560 ± 0.451

Fósforo EAi_£PAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 113.75 ± 5.69

Hierro £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,216.80 ± 97.34

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.104 ± 0.16

Magnesio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,337.63 ± 199.45

Manganeso EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 62.502 ± 1.531

Mercurio EAI_EPA¡O3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 17.917 ± 0.494

Niguel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.934 ± 0.284

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.346 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 382 835 ± 45.940

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 459.70 ± 88.33

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,629.8 ± 168.9

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16.997 * 0.477

Vanadio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.141 ± 0.6

¡Zinc EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 221.59 ± 26.59

SGS del Perú S.A.C.
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
Ragiitre BTLE - 002

DA - Perú
Acreditado

INFORME DE ENSAYO
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

25/02/2021

12:50:00

26/02/2021

12:05:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

25/02/2021

12:50:00

26/02/2021

12:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro I Referencia | Unidad | LD LC Resultado ± Incertídumbre Resultado ± Incertidumóre
1 Análisis (^nwales . , 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro j 1 3 121 ± 5

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.953 3.036 802.616 1 76.791

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.613 ± 1.142

Bario EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.332 1.058 170.384 + 5.683

Berilio EAI EPAIO3 S PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 35.512 ± 0.856

Calcio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,988.378 ± 149.419

Cobalto EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.127 0.403 2.047 ± 0.193

Cobre EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 1,412.292 ± 112.983

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.153 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 10.028 ± 0.352

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 20.758 ± 0.548

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 111.52 i 5.58

Hierro EAI EPA1O3 5 PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,317.59 ± 105.41

Litio EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.173 ± 0.16

Magnesio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,532.01 + 76.60

Manganeso EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.449 1.431 44.746 ± 1.070

Mercurio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 57.569 ± 1.396

Níquel EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.015 ± 0.301

Plata EAI EPAIO3 5 PM 10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 2,494.442 ± 187.083

Potasio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 7.57 24.11 495.35 ± 95.58

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.55 ± 0.79

Silicio EAI EPA1O3 5 PM1Q ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI EPAIQ3 5 PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6.419.7 ± 192.6

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0763 <0.763

Titanio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.357 1.138 17.848 ± 0.493

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.036 ± 0.6

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 248.57 ± 29.83

S6S del Perú S.A.C.
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
DA - Perú
Acreditado

ÍTIX - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. 0

IDENTiFICACtON DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-2

26/02/2021

12:35:00

27/02/2021

11:50.00
FILTROS PM1OALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-2

26/02/2021

12:35:00

27/02^021

11:50:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia Unidad LD 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales - |

Determinación de Peso; PM-10Ato I NTP90030 UG PM10
Volumen 1 ~ ~ ~ mg/filtro 1 _______ 110 ± 4 1_______________________

Míales en PM10 Alio Volumen 1

Aluminio EA! EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.953 3.036 818.777 ± 79.675

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 17.710 ± 2.657

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 126.132 ± 3.698

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EA1_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EA1_EPAI03__5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 34.569 ± 0.835

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,761.155 ± 188.058

Cobalto EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 2.024 ± 0.190

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 793.132 ± 75.151

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.831 + 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0304 0.967 11.891 ± 0.385

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0228 0.725 24.369 ± 0.620

Fósforo EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 249.93 ± 12.50

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,361.82 ± 108.95

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.725 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 2.39 760 1,516.44 ± 75.82

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 47.691 ± 1.142

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 7.498 ± 0.309

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 9.522 ± 0.344

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.817 ± 0.2

Plomo EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 389.919 ± 46.790

Potasio EAI_EPAtO3_S_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 536.25 ± 103.90

Selenio EAi_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,441.3 ± 193.2

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 357 1.138 19.182 ± 0.518

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 12.259 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 523.65 ± 39.27

SGS del Perú S.A.C.
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE ■ 002
tteginro ÍTLE - 002

DA * Perú
Acreditedo

INFORME DE ENSAYO
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

22/02/2021

13:40:00

23/02/2021

13:10:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-9

22/02/2021

13:40:00

23/02/2021

13:10:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determina&ón de Peso: PM-IOAIto
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 166 ± 7 _______________________

¡MetAiesanPM lOAItoVolumen I

Aluminio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 2,021.424 ± 101.071

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1.691 ± 0.47

Arsénico EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.338 1.237 9.016 ± 1.352

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 14.812 t 0.437

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 116.173 ± 3.305

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.739 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.992 t 0.301

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 7,906.032 ± 395.302

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 37.099 ± 0.891

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 1,489.089 ± 119.127

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9.706 ± Q.Al

Estaño EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 10.281 i 0.357

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 27.773 ± 0.689

Fósforo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 357.22 t 17.86

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,883.43 ± 144.17

Litio EAI_EPAtO3_6_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 5.543 ± <i.277

Magnesio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,657.58 ± 132.88

Manganeso EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 77.269 i 1.961

Mercurio EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4,177.812 ± 208.891

Níquel EAt_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 19.481 ± 0.524

Plata EAt_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 5.555 ± 0.277

Plomo EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 2.299.724 ± 172.479

Potasio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 1,024.72 t 203.25

Sálenlo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.97 t 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 2,630.1

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 11,800.4 ± 354.0

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 41.055 i 0982

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 13.823 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 630.44 ± 47.28
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. 0

ttcQlKTOlTLE-OOa

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO 

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

23/02/2021

13:50:00

24/02/2021

12:55:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-9

23/02/2021

13:50:00

24/02/2021

12:55:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 _______ 166 t 7 j_______________________

iMetalesen PM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1.375.860 ± 110.069

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muesira 0.510 1.625 2.582 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.061 ± 1.059

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 12.673 ± 0.398

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 4.922 ± 0.688

Boro EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.680 ± 0.47

Cadmio EA!_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0457 1.457 6.647 ± 0.295

Calcio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 7.260.997 ± 363.050

Cobalto EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.909 ± 0.176

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 6,523.651 ± 195.710

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 10.649 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 10.879 ± 0.367

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.228 0.725 23.701 ± 0.606

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 2.73 8.70 293.91 ± 14.70

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 77 5.63 2,277.82 ± 113.89

Litio EAI_ePAI03_S_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.495 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,087.27 ± 104.36

Manganeso ÉAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 61.215 í 1.495

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno ÉAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 700.120 ± 59.848

Níquel EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.717 i 0.330

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 2.726 i 0.286

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 3.988.016 ± 299.101

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 764 24 t 150.27

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 78 2.50 3.40 ± 0.73

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,693.1

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,304.8 ± 249.1

Tallo eAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPA¡03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 34 523 t 0.834

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 13.110 ± 0.6

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 312.67 t 37.5,2

SGS del Perú S.A.C.
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

DA - Perú
Acreditado

R»giaroN'LE-002

MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

25/02/2021

14:00-.00

26/02/2021

12:05:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-9

25/02/2021

14:00:00

26/02/2021

12:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD I LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales ' > • . • . . I

Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 113 ± 5 _______________________
Metales en PM10 Alto Volumen ; , _ ■ 1

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 957.398 ± 106.403

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.209 ± 0.631

Bario EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 8.579 ± 0.328

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.369 ± 0.235

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11 710 37.294 4,572.020 ± 228.601

Cobalto EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0127 0.403 1.081 t 01

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 488.819 ± 31.514

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.187 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.140 ± 0.527

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 17.192 ± 0.481

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 104.85 ± 5.24

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,450.21 ± 116.02

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.989 ± 016

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,577.09 ± 78.85

Manganeso EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 42.240 ± 1.010

Mercurio EAI_EPAIO3^5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 34.707 ± 0.838

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.784 ± 0.658

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.840 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,462.777 ± 109.708

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 577.55 ± 112.30

Selenio £AI_EPAIO3_5„PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,496.9 ± 194.9

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 23.460 ± 0.601

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.015 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 411 84 58 ± 10.15
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
SUgittn triX ■ 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

26/02/2021

13:40:00

27/02/2021

12:55:00
FILTROS PMIO ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-9

26/02/2021

13:40:00

27/02/2021

12:55:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales ’ * • ' ■ ' X. .. ? , V «e
Determinación de Peso: PM-WAIto i ntP90030 UG PMIO
Volumen 1 - - - mg/filtro 306__________ 1_______________________

Metales en PM10 Alto Volumen ■

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 3,915.405 ± 195.770

Antimonio EAI EPAIO3 5 PMIO ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI EPAIO3 5 PMIO ug/muestra 0.3S8 1.237 98.739 ± 14.811

Bario EAI EPAtO3 5 PMIO ug/muestra 0.332 1.058 24.311 ± 0.618

Berilio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.242 0-770 <0.770

Bismuto EAI EPAIO3 5 PMIO ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI EPAIO3 S PMIO ug/muestra 0.473 1.506 4.198 ± 0.538

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 10.649 ± 0.363

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 29.100.509 ± 
1455 025

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 3.197 ± 0.359

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 817.305 ± 79.412

Cromo EAI EPA1O3 S PMIO ug/muestra 0498 1.586 23.138 ± 0.695

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 304 0-967 20.171 ± 0.537

Estroncio EAI EPAIO3 5 PMIO ug/muestra 0.228 0.725 63.169 ± 1.549

Fósforo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 458.13 ± 22-91

Hierro EAI EPAIO3 5 PMIO ug/muestra 1.77 5.63 5,098.67 ± 152.96

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 2.530 ± 0.258

Magnesio EAI EPAIO3 5 PMIO ug/muestra 2.39 7.60 3,261.91 ± 163.10

Manganeso EAI EPAÍO3 5 PMIO ug/muestra 0.449 1.431 134.239 ± 4.032

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAi_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 9.316 ± 0.340

Níquel EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.443 1-411 17.572 ± 0 488

Plata EAI EPAIO3 5 PMIO ug/muestra 0.181 0.576 0.748 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 4,513.428 + 338.507

Potasio EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 1,350.17 ± 269.45

Selenio EAI EPAIO3 5 PMIO ug/muestra 0.78 2.50 3.86 ± 0.79

Silicio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 5.103.1

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,371.5 ± 221.1

Tallo EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 100.970 ± 2.744

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 24.633 ± 0625

Zinc EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 367.18 ± 44.06

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
RegiiUo tTLE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. O

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

22/02/2021

14:30:00

23/02/2021

14:00:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

22/02/2021

14:30:00

23/02/2021

14:00:00

AIRE

AIRE

Parámetro ( Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
AnélisisGSfterales ■ . < - . , : _______ - .______ 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro _______ 3 [_______ 153 ± 6 1_______________________

[ Metales en PM tO Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,679.115 ± 134.329

Antimonio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.418 ± 1.263

Bario EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.332 1.058 11.914 ± 0.385

Berilio EAl EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 195.063 ± 6.960

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.864 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 7.544 ± 0.310

Calcio EAl EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,322.563 ± 216.128

Cobalto EAl EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.242 ± 0.102

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/mueslra 1.048 3.337 178.963 ± 6.113

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.532 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.968 ± 0.698

Estroncio EALEPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 20.229 ± 0.538

Fósforo EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 282.77 ± 14.14

Hierro £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,178.71 ± 108.94

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 7.935 ± 0.317

Magnesio EAl EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,458.95 ± 122.95

Manganeso EAl EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.449 1.431 59.880 ± 1.459

Mercurio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muGslra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6,512.565 ± 195.377

Níquel EAl EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.589 ± 0.278

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 5.026 ± 0.269

Plomo EAl EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 1.021 3.253 395.692 ± 47.433

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 904.06 ± 178.71

Sálenlo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 2,343.0

Sodio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 11.665.9 ± 350.0

Talio EA!_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 30.406 ± 0.744

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 12.236 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 877.02 ± 65.78

Av. Eimer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
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INACAL
DA-Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
Acreditado

RegUtio ÍTLE • 002

INFORME DE ENSAYO
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA l\4UESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

23/02/2021

14:35:00

24/02/2021

14:05íX)
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

23/02/2021

14:35:00

24/02/2021

14:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad LD I LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales . . • 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg^iltro 3 _______ 119 t 5 1_______________________

iMetaiesanPM10AltoVolumeo ‘ .I

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 931.661 ± 101.150

Antimonio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.163 ± 0.624

Bario EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 9.729 ± 0.347

Berilio EAI EPAÍO3 5 PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.415 1.321 8.257 ± 0.322

Boro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.162 ± 0.208

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,155.244 ± 157.762

Cobalto EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muGstra 0.127 0.403 1.058 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 102.534 ± 2.800

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.255 ± 0.550

Estaño EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.288 ± 0.3

Estroncio EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.157 ± 0.462

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 216.86 ± 10.84

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.532.78 ± 122.62

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.104 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,679.62 ± 83.98

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 43.136 ± 1.032

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 761.162 ± 69.696

Níquel EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.520 ± 0.277

Plata EAI_EPA¡O3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.898 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 121.647 ± 14.598

Potasio EAi_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 7.67 24.11 610.17 ± 118.93

Selenio EAl_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silido EALEPAIO3_5_PMW ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,501.4 ± 225.0

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 20.953 ± 0.552

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.396 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 1 306.72 ± ^.81
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. 0

R^glMna fCLE ■ 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

24/02/2021

16:35:00

26/02/2021

15:05:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-10

24/02/2021

15:35:00

25/02/2021

15:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia Unidad LD 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales __ __________ ■______ _______ ________ 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 i 3 _______ 95 ± 4 1_______________________

Metales en PM10 Alto Volumen ' ' - ■- 1

Aluminio EAI EPAIO3 S PM10 ug/muestra 0.953 3.036 739.841 ± 66.172

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.002 ± 0.600

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 9.614 ± 0.345

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.457 1.457 1.518 ± 0.131

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,706.122 ± 135.306

Cobalto EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.897 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 190.578 ± 6.719

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 498 1.586 4.876 ± 0.678

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.909 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 14.456 ± 0.430

Fósforo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 120.69 ± 6.03

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,170.73 ± 93.66

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.943 ± 0.16

Magnesio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,549.35 ± 77.47

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-449 1.431 36.374 ± 0.875

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 21.988 ± 0.572

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.232 ± 0.545

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.633 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 110.423 ± 13.251

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 562.47 ± 109.23

Selenio EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2-76 ± 0.79

Silicio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7.525.9 ± 225.8

Tallo £Ai_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 17.043 ± 0.478

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.509 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 121.61 ± 14.59

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
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Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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INACAL
DA - Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
Acreditado

5i»84iitroirLE-002

INFORME DE ENSAYO
MA2105579 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-W

25/02/2021

15:25:00

26/02/2021

14:40:00
FILTROS PMW ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-W

25/02/2021

15:25:00

26/02/2021

14:40:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia j Unidad LD 1 LC Resultado ± incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales - ___ _____ ■______ |

Determinación de Peso; PM-10Alto I NTP90030 UG PM10
Volumen 1 - - - mgZfiltro -

_______ 97 ± 4 1_______________________

Metates en PM10 Alto Volumen . ’ |

Aluminio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 706 261 ± 60.805

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.6W 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.002 ± 0.600

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 8.260 ± 0323

Berilio EAi EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAl EPA1O3 5 PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.955 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 1.610 ± 0.141

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,437.965 ± 121.898

Cobalto EAl EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.805 ± 0.1

Cobre EAl EPAIO3 S PM10 ug/muestra 1.048 3.337 85.514 ± 2.221

Cromo EAl EPAIO3 & PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.645 ± 0.47

Estaño EAl EPAIO3 5 PMW ug/muestra 0.304 0.967 3.473 ± 0405

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 9.143 ± 0.337

Fósforo EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 75.34 ± 7.53

Hierro EALEPAiO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.065.58 ± 85.25

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.851 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.438.60 * 229.01

Manganeso EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 32.764 ± 0.795

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 257.899 ± 10.761

Níquel EAl EPAIO3 5 PMW ug/muestra 0.443 1.411 3.657 ± 0.438

Plata EAi EPAIO3 5 PMW ug/muestra 0.181 0.576 1.070 ± 0.2

Plomo EAI_EPAiO3_5_PMW ug/muestra 1.021 3.253 123.487 ± 14.818

Potasio EA!_EPA1O3_5_PMW ug/muestra 7.57 24.11 524.58 ± 101.52

Setenio EAI_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 0.78 2.50 2.55 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 1.5 4.6 6,894.3 ± 206.8

Talio EAI_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 15.801 ± 0.455

Vanadio EA!_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.187 ± 0.6

Zinc EA1_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 1.29 4.11 102.25 ± 12.27
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INACAL
DA-PerúSGS LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 
INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

AcrecUtado

9»9íkr>N'LE-002

INFORME DE ENSAYO
MA2105579 Rev. 0

EAl_NTP90030_UG_PM10 I

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

26/02/2021

15:10:00

27/02/2021

14:25:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

26/02/2021

15:10:00

27/02/2021

14:25:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad | LD | LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
I Determinación de Peso; PM-IOAIto 
Ivolumen mg/filtro

Metales en PM10 Alto Volunen

Aluminio EAI EPA1O3 5 PM10 ug/muestra 0.953 3.036 663.090 ± 54.238

Antimonio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 15.479 ± 2.322

Bario EAi_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 8.855 ± 0.332

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI EPAIO3 5 PM1Q ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2.545.744 ± 127.287

Cobalto EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.828 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 108.353 ± 3.011

Cromo EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.686 3.381 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.119 ± 0.320

Estroncio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.228 0-725 8.959 ± 0.334

Fósforo EAI EPAiO3 5 PM10 ug/muestra 2.73 3.70 188.54 ± 9.43

Hierro EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,131.11 ± 90.49

Litio EAI EPA1O3 5 PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.759 ± 0.16

Magnesio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,336.35 + 199.09

Manganeso EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 32.304 ± 0.785

Mercurio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4^0

Molibdeno EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.105 ± 0.344

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1-411 6.923 ± 0.300

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.576 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 62.399 ± 7.488

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 496.71 ± 95.86

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,624.1 ± 198.7

Talio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16.353 ± 0.465

Vanadio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0604 1.923 12.880 ± 0.6

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 207.61 ± 24.91

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
£U9útroN‘LE* 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105579 Rev. 0

___________________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación 
MB: Blanco del proceso. 
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso. 
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adiaonada. 
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
Dup/Rep %RPD; Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPO LCS %Recovery MS %Recovery |
Determinación de Peso' PM-10 Alto Volumen mg/filtro <3 0%
Metales en PM 10 Alto Volumen
Aluminio ug/muestra 3.036 <3.036 0% 101% 112%
Antimonio uo/muestra 1 625 <1.625 9% 96% 99%
Arsénico ug/muestra 1.237 <1.237 3% 96% 107%
Bario ug/muestra 1.058 <1.058 1% 101% 100%
Berilio ug/muestra 0.770 <0.770 0% 94% 97%
Bismuto ug/muestra 1.321 <1.321 1% 96% 90%
Boro uo/muestra 1.506 <1.506 3% 108% 94%
Cadmio ug/muestra 1.457 <1.457 0% 97% 90%
Calcio uo/muestra 37.294 <37 294 1% 106% 90%
Cobalto uq/muestra 0.403 <0.403 0% 109% 95%
Cobre uo/muestra 3.337 <3.337 3% 93% 91%
Cromo uo/muestra 1.586 <1.586 3% 99% 104%
Estaño ug/muestra 0.967 <0.967 2% 92% 93%
Estroncio ug/muestra 0.725 <0.725 1% 98% 108%
Fósforo ug/muestra 8.70 <8.70 1% 102% 91%
Hierro ug/muestra 5.63 <5.63 2% 109% 106%
Litio uo/muestra 0.449 <0.449 0% 94% 102%
Magnesio uo/muestra 7.60 <7.60 2% 90% 94%
Manganeso uo/muestra 1.431 <1.431 1% 93% 104%
Mercurio ug/muestra 0.4960 <0.4960 0% 112% 103%
Molibdeno uo/muestra 1.264 <1.264 0% 89% 101%
Níquel uo/muestra 1.411 <1.411 1% 96% 107%
Plata uo/muestra 0.576 <0.576 3% 109% 106%
Plomo ug/muestra 3.253 <3.253 1% 92% 88%
Potasio uo/muestra 24 11 <24.11 1% 92% 91%
Setenio ug/muestra 2.50 <2.50 2% 102% 101%
Silicio ug/muostra 1524 5 <1524 5 0% 97% 108%
Sodio ug/muestra 4.6 <4.6 3% 104% 90%
Talló uo/muestra 0.763 <0.763 0% 103% 96%
Titanio ug/muestra 1.138 <1.138 0% 93% 89%
Vanadio uo/muestra 1.923 <1.923 2% 105% 110%
Zinc ug/muestra 4.11 <4.11 2% 100% 103%
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SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

Seginr«tri£-002

INFORME DE ENSAYO
MA2105579 Rev. 0

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro ........ Método de Ensayo ..............     |

EAI_NTP90030_.UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso; Filtros PM10 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respiraWe 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALlDADO-aplicado fuera del alcance).

EAI_EPA!O3_5_ PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página http://www.SQS.pe/es-ES/Terms-and- 
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2016
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2105579 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso; Filtros PMIO 
Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Jul-21
Balanza Analítica para SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0S19-082-20 Nov-21
pesado de filtros

Matriz: FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros PMIO 
Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Jul-21
Balanza Analitca para SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21
pesado de filtros
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DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2105579

Matriz: AIRE
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca Código Utilidad Nro. De Informe / 
Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg

Pesa Patrón de Ig

Mettier Toledo

Metler Toledo

LCS

INO-291-P

MA-275-P

Análisis

Análisis

Análisis

P2-MEB687796

CCP-0289-088-20

PO-175-P

Abr-21

Ago-21

Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg

Pesa Patrón de Ig

Mettier Toledo

Metler Toledo

LCS

INO-291-P

MA-275-P

Análisis

Análisis

Análisis

P2-MEB687796

CCP-0289-088-20

PO-175-P

Abr-21

Ago-21

Dic-21
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DATOS DEL MUESTREO

CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIRE CA: 0004-2-2021-411 RS N*: 0064-2021 PÁGINA 
1de2

DATOS GENERALES UBICACION DATOS DEL ENVIO
Nombre o Razón social: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Distritos; Ventanilla y Mi Perú Enviado por
Fedia: Hora:
Medio de Envio:
Aerolínea 1 1 Agenda 1 1
T. Privado CZZ)
Otro 1 1

Dlreeeión: Av. Faustino Sánchez Carrión N' 603,607, 615 - Jesús María
Persona de contacto; Ulises Garda Chacón

Provincia: Constitucional del CallaoTelifono/Anezo 972669438
Correo Electrónico ugarciachacon^gmail.com
Referencia

Ulises García Chacón

MUESTREO PARÁMETROS 
(Marear con "X")

CODIGO DE FILTRO

CÓOiaO DE LABORATORIO CÓDIGO DEL PUNTO 
DE MUESTREO

INICIO FINAL

s 0.

I

sFECHA 
(DD/MMíAA) HORA FECHA 

(DO/MM/AA) HORA PM 10 PM 2,5 OTROS

CA-VMP-B 22/02/2021 10:40 23/02/2021 10:10 X X 210372
CA-VMP-8 23/02/2021 11:00 24/02/2021 10:30 X X 210373
CA-VMP-8 24/02/2021 11:10 25/02/2021 10:40 X X 210374
CA-VMP-8 25/02/2021 11:35 26/02/2021 10:50 X X 210375
CA-VMP-8 26/02/2021 11:30 27/02/2021 10:35 X X 210376
CA-VMP-2 22/02/2021 12:40 23/02/2021 12:10 X X 210367
CA-VMP-2 23/02/2021 12:45 24/02/2021 12:15 X X 210368
CA-VMP-2 24/02/2021 12:50 25/02/2021 12:20 X X 210369
CA-VMP-2 25/02/2021 12:50 26/02/2021 12:05 X X 210370
CA-VMP-2 26/02/2021 12:35 27/02/2021 11;60 X X 210371
CA-VMP-9 22/02/2021 13:40 23/02/2021 13:10 X X 210377
CA-VMP-9 23/02/2021 13:50 24/02/2021 12:55 X X 210378
CA-VMP-9 25/02/2021 14:00 26/02/2021 12:05 X X 210379
CA-VMP-9 26/02/2021 13:40 27/02/2021 12:56 X X 210380
CA-VMP-10 22/02/2021 14:30 23/02/2021 14:00 X X 210382
CA-VMP-10 23/02/2021 14:35 24/02/2021 14:05 X X 210383

OBSERVACIONES GENERALES PARAMETROS METEREOU 
(Marear con "X")

!>61COS

(1) Alto volumen. Humedad 1 1 Velocidad/Direcdón i 1
____ del Viento

Temperatura 1 1 Radiación 1 1

Presión 1 Precipitación t . 1—r
RESPONSABLE 1 PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECfiPaÓN DEL LABORATORIO

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS OBSERVACIONES
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS 

SOLUCIONES CAPTADORA8
RESPONSABLE 2

FIRMA:

RESPONSABLE DE GRUPO

Ulises Garda Chacón
FIRMA:

FIRMA:

Envases adecuados

Con Ice pack

Dentro del tiempo de vida útil

51 NO
Fecha de Recepción:

Hora de Recepción: 05:So

Rec,Pido por VAqUCO

Firma'

SGS del Perú S.A.C

0 1 MAR. 2fl21

Data Canter • EHS

gmail.com


MUESTREQ

Oefa CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIRE CA: 0004-2-2021-4Í1 RS N*; 0064-2021 PÁGINA 
2 de 2

DATOS GENERALES UBICACION DATOS DEL ENVIO
Nombre 0 Razón social: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Distritos: Ventanilla y Mi Perú Enviado por
Fecha: Hora;
Medio de Envio:
Aerolínea 1 1 Agencia 1 1
T. Privado 1 1
Otro 1 1

Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 815 - Jesús María
Persona de contacto; Ulises Garda Chacón

Provincia; Constitucional del CallaoTeléfono/Anexo 972669438
Como Electrónico ugarciachacon® gmail.com

Departamento: UrnaReferencia
DATOS DEL MUESTREO

PARAMETROS
Mírwr con "X"]

OBSERVACIONES GENERALES

CÓDIGO DE LABORATORIO CÓDIGO DEL PUNTO 
DE MUESTREO

INICIO FINAL
O
S0-

£ ce 
% 
S

CODIGO DE FILTRO

FECHA 
(OD/MMfAA) HORA FECHA 

(DD/MM/AA) HORA PM10 PM 2,5 OTROS

CA-VMP-10 24/02/2021 15:36 25/02/2021 16:05 X X 210384
CA-VMP-10 25/02/2021 15:26 26/02/2021 14:40 X X 210385
CA-VMP-10 26/02/2021 15:10 27/02/2021 14:25 X X 210386

_

—— —
—

______ -

PARAMETROS METEREOLOQICOS 
(Marear eon ’V*)

Humedad
(1) Alto volumen. Realizar sólo pesaje.

Presión Precipitación
RESPONSABLE 1 PARA SER LLENADO POR EL AREA DE REGEPOON DEL LABORATORIO

Ulises García Chacón CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS OBSERVACIONES

Fecha de Recapción:FIRMA:
SI NO

Envases adecuados

CONDICIONES DE RECEPQÓN DE MUESTRAS PARA LAS 
SOLUCIONES CAPTADORAS

FIRMA:

RESPONSABLES

RESPONSABLE DE GRUPO

Ulises García Chacón FIRMA:
Con Ice pack

Dentro del tierripo de vida útil

del Viento 
Radiación

Hora de Recepción: P°>.so
Recibido por:

Firma:

SGS del Perú S.A.C'

0 1 MAR. 2021

RECIBIDO i
Data Center • EHS i

gmail.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105583 Rev. 0

[UjilOT Wl£ - 002

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV / LB-347667-008

PROCEDENCIA; Ventanilla y Mí Perú / Constitucional del Callao / Lima

Fecha de Recepción SGS : 02-03-2021

Fecha de Ejecución Del 02-03-2021 al 09-03-2021

Maestreo Realizado Por : CLIENTE

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento

SE6SOTWW““"“'Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (5111 517 1900 www.sgágiea l de 6
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SGS LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
a«glKnoírLE-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2105583 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

27IQ2r2.O2\

13:15:00

28/02/2021

12:30:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-9

27/02/2021

13:15:00

28/02/2021

12:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia | Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAi_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro _______ 128 ± 5 1_______________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 987.022 ± 112.614

Antimonio EAl_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EA!_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.878 ± 1.332

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 10.856 ± 0.367

Berilio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0-770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.945 ± 0.693

Caldo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 6,519.362 ± 325.968

Cobalto ÉAl EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.104 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 650.969 ± 52.461

Cromo EAI EPAI03 5 PM10 ug/muestra 0.498 1.586 10.488 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.257 ± 0.322

Estroncio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 18.987 ± 0.514

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 249.93 ± 12.50

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,417.06 ± 113.36

Litio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.920 ± 0.16

Magnesio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,276.85 ± 182.63

Manganeso EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 43.413 ± 1.038

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdenc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4.876 ± 0.678

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 9.430 ± 0.342

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.817 ± 0-2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 4,362.755 ± Z21.2':íJ

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 554.55 ± 107.62

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <250

Silicio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,664.9 ± 233.2

Tallo EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 26.588 ± 0.665

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 9.844 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 267.18 ± 32.06

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%
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SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 
INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

DA-Perú
Acreditado

INACAL

SUgislro ÍTLE • OQ2

INFORME DE ENSAYO
MA2105583 Rev. 0

___________________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación 
MB: Blanco del proceso 
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso. 
MS ’ARecovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada 
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
Dup/Rep %RPD: Diferenoa Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.__________

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS%Recovery MS %Reeovery

I Metales en PM10 Alto Volumen ' _____
fí Alto Volumen I rno/f litro I 3 I <3 Ó% 39%

Aluminio ug/muestra 3.036 <3.036 0% 101% 112%
Antimonio ug/muestra 1.625 <1.625 9% 56% 99%
Arsénico ug/muestra 1.237 <1.237 3% 56% 107%
Bario ug/muestra 1.056 <1.058 1% 101% 100% i
Berilio ug/muGstra 0.770 <0.770 0% 54% 97%
Bismuto ug/muestra 1.321 <1.321 1% 96% 90%
Boro uQ/muestra 1.506 <1.506 3% 108% 94%
Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 0% 97% 90%
Calcio ug/muestra 37.294 <37.294 1% 105% 90%
Cobalto uo/muestra 0.403 <0.403 0% 109% 95%
Cobre ug/muestra 3337 <3.337 3% 93% 91%
Cromo ug/muestra 1.686 <1.586 3% 59% 104%
Estaño ug/muestra 0 967 <0.967 2% 52% 93%
Estroncio uo/muestra 0.725 <0.725 1% 58% 108%
Fósforo ug/muestra 8.70 <8.70 1% 102% 91%
Hierro uo/muestra 5.63 <5.63 2% 109% 106%
Litio uo/muestra 0.449 <0449 0% 94% 102%
Magnesio uQ/muestra 7.60 <7.60 2% 90% 94%
Manganeso uo/muestra 1.431 <1.431 1% 93% 104%
Mercurio uo/muestra 0.4960 <0.4960 0% 112% 103%
Molibdeno uo/muestra 1.264 <1.264 0% 59% 101%
Niguel ug/muestra 1.411 <1.411 1% 56% 107%
Plata uo/muestra 0.576 <0.576 3% 109% 106%
Plomo ug/muestra 3253 <3.253 1% 52% 88%
Potasio uo/muestra 24.11 <24.11 1% 92% 91%
Selenio ug/muestra 2.50 <2.50 2% 102% 101%
Silicio uQ/muestra 1524.5 <1524.5 0% 97% 108%
Sodio uo/muestra 4.6 <4.6 3% 104% 90%
Tallo uo/muestra 0.763 <0.763 0% 103% 96%
Titanio uo/muestra 1.138 <1.138 0% 93% 89%
Vanadio uo/muestra 1.923 <1.923 2% 105% 110%
Zinc ug/muestra 4.11 <4.11 2% 100% 103%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
B<9ÍKroH*L£-002

INFORME DE ENSAYO
MA2105583 Rev. 0

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo j

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PM10 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
maestreo. 2020 (VALIDADO-aplIcado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao Metales en PM 10 Alto 
Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Val!dado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página htto:/fwww.sQs.pe/es-ES/Terms-and- 
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015

Callao 
Arequipa 
Cajamarca

t (511) 517 1900
t (054) 213 506
t 1076) 366 092
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SGS
REPORTE DE EQUIPOS 

MA2105583 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equído Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros PMIO 
Arto Volumen

Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180Z2020 Jul-21
Balanza Analítica para SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-OS1&-082-20 Nov-21
pesado de filOt» _____________________

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Eouioo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caduadad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros PMIO 
Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Iul-21
Balanza ^alíBca para sartorius MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21
pesado de filtros

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2105583

Matriz: AIRE
Parámetros

Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca código Utilidad

Nro. De Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 Abr-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PM 10 ALTO VOLUMEN

Parámetros
Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código utilidad

Nro. De Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 Abr-21
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Callao 
Arequipa 
Cajamarca

t 1511) 517 1900 www.sgs.pe
t (054} 213 506 e Pe-servicios@sgs.com
t (076) 366 092
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MUESTRES

C>e*f €3 CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIRE CA: 0004-2-2021-411 RS N*: 0064-2021 pAgina 
1 de 1

_____________________ DATOS GENERALES UatCACIÚN DATOS DEL ENVIONombre o Rezón social: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Distritoa: Ventanilla y Mi Perú Enviada por

Fecha; Hora:
Medio de Envío:
Aerolínea 1 1 Agencia 1 1
T. Privado CZZ3 
Otro ( )

Dirección: Av. Faustino SSncbez Camón N*S03, 607, 61S - Jesús María
Persona de contacto: Ulises García Chacón

Provincia: Constitucional del CallaoTeléfono/Anexo_________ 972660438
Correo Electrónico UKSrciachaconiSiemail.com
Referencia

________________________—___________reL MUESTREO___________________

OBSERVACIONES GENERALES

(Marcar con '*X*)
CODIGO DE FILTRO

cóono DE LABORATORIO CÓDIGO DEL PUNTO 
DE MUESTREO

INICIO FINAL
O
2 0.

3
E 
S

FECHA 
(00/MM/AA) HORA FEOIA 

(DDMM/AA) HORA PM10 PM 2.3 OTROS

' ___ CA-VMP-9 27Kai2Q2\ 13:15 28/02/2021 12:30 X X 210381
•

-

—
—

—

TROS METEREOLOGICOS
(Marear con’TT)_______

Humedad

FIRMA;

FIRMA:

FIRMA;

(í) Alto volumen.

Presión Precipitación

RESTONBABLE 1

Ulises García Chacón OBSERVACIONES
RE8PO*«AflL£2

SI NO

SGS del Perú S.A.CEnvases adecuados
RESPONSABLE Oe ORUPO

Con Ice pack

Clises Garda Chacón Dentro del tiempo de vida útil 0 2 MAR. ?fl?1

del Viento 
Radiación

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS 
SOLUCIONES CAPTAOORAS

PARA SER LLEMADO POR B. MBÁ Dt RECEPCtON PB. LABORATORIO

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción:

Hora de Recepción:

Recibidopor: 5)5^. ¿

Data Canter * HHS

UKSrciachaconiSiemail.com


Callao, 17 de Marzo 2021
Carta N'0142/21-EHS

Srs.:

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

Avenida Faustino Sánchez Cerrión N" 603, 607 y 615

Jesús María

Atención

Referencia

Oefa

Paola Enriquez Lara

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

Informes de ensayo Contrato N"* 066-2020-OEFA

2021-E)1-024259
■9.03 ?02i 03S7-ÍS1 PM

Requerimientos de Servicio:

N® 0064-2021 /CUC: 0004-2-2021-411

De acuerdo con su solicitud de corrección, adjunto sírvase encontrar los Sgts, ínfonnes

de ensayo;

MA2106307(10riginal. 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

MA2106310(10riginal, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

Sin otro particular nos despedimos.

Atentamente:

Nuñez Picón

SGS Environmental Services.
SGS del Perú S.A.C.

SGS d6l Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIRE
CA; 0004-2-2021411 PAOfNARS N*: 0094-2021

1 d*2
DATOS GENERALES

UBICACIÓNNombre o Razbrt social DATOS DEL ENVfOQe evaluación y Fiscalización AmbientalOrganismo
Dirección Enviado bor

Fecha

Medio de Envío

Aerolínea I I Agencia I I
T. Privado I I

Otro I 1

Av. Faustino Sánchez Carbón N* 903, 607,615 - Jesús María Oistiltoe; Ventanilla y Mi Perú
Persona de contacte

Ullses García Chacón
Teléfono/Anexe

Provincia; Constitucional del Callao972669436
Corree Eectrónico

uearciachacon mall.com
Referencia

DATOS DEL MUESTREO

MUE8TRE0 PARAMETROS

(Marear con "X'l

iNiao CODIQO DE nLTRORNAL
CODISO DEL PUNTO

M MUESTREO
CÓDIGO DE LABORATORIO

PECHA

(DDfMM/AA)
HORA

(OOMM/AA)
PM10 PM2,S OTROS

CA-VMP-8 1/03/2021 2A)3/2021
CA-VMP.8 2A>3/202t 21039210:56 3/03/2021 09:00
CA-VMP-S 4/03/2O21 21039311:05 5/03/2021
CA-VMP-2 1/O3«021 2103942/03/2021
CA-VMP-2 2/03/2021 2103873/03/2021
CA-VMP.2 4/03/2021 210386&K)3/2021
CA-VMP-2 5rt)a«021 2103696^30021
CA-VMP-9 1/03/2021 2103004/03/2021
CA-VMP-9 4/03/2021 21039713:15 S/03/2021
CA-VMP.9 S/03/2021 2103998A)a/2Q21
CA-VMP-10 1/03«021 2104002rí)3/2021
CA-VMP-IO 2/03/2021 2104023/03/2021
CA-VMP-10 4rt)3/2021 2104035rí)3/2021 13:30
I3A-VMP-10 5/03/2021 2104046A)3/2021

210405

OBSERVACIONES GENERALES
PAKAmETROS METEREOLOOiCOS

(Marcar con "n
(1) Alie volumen

i  I Veloddad/OifBcelón I I
del Vienlo

Taniparatura J | Radiación I I

Humedad

Presión PrecipllaciónRESPONSABI^ 1
PARA SER LLENADO POR EL AREA DE EECEPgáN DEL LAunBATnorÁ

Ulises García Chacón CCNDiaONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS
REyPCIÓN DE MUE^^Atl.CONPORMíDADDESOLUCIONES CAPTADORAS

OBSERVACIONESRESPONSABLES

FIRMA: Fecha de Recepción:

Envases adecuados

Con lea pack

Dentro del tiempo de vida útil

RESPONSABLE DE GRUPO Hora de Recepción

ReeOrldo porUllses Garcfa Chacón

Firma:



CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIRE
PAGINACA: 0004-2-2021-411 RS N*: 0064-2021
2d«2

DATOS GENERALES
UBICACIÓN DATOS OEL ENVÍO -•Nombre o Razón eoclal Organismo Oe Evaluación y Fiscalización AmOiontai

Dirección: Enviado por

Fecha; Hora

Medio de Envío:

Aeroiinee i I Agencia I I
T. Privado I I

Otro

Av. Faustino Sánchez Carrión N* 603,607, 615 - Jesús María Diatntos: VentanUla y Mi Perú
Persona de contacto

Uiises García Chacón

Teléfono/Anexo Provínola: Constllueionai del Callao97266B43B
Corrao E ectrónico ugarclachacon@emall.cQm
Referencia

DATOS DEL MUESTREO

MUE8TRE0 PARAMETROS

(Marcar con '*1

CODIGO DE PILTROINICIO FNAL

CÓDIGO DEL PUNTO
DE MUESTREO

CÓDIGO DE LABORATORIO

FECHA
HORA HORA(ODfMM/AA) (DDfMM/AA) PM 10 PM2,S OTROS

CA-VMP-9 2/03/2021 14:20 3/03/2021

210396

OBSERVACIONES GENERALES ETROS METEREOLÓGICOS
(Mercar con "X*)

(1) Alio volumen.

Humedad I 1 Velocidad/Dirección I I
,  . del Viento

Temperelura I ) Radiación I 1

Rraskui Precipítadón
RESPONSFflLEI

PARA SER LLENADO POR EL AREA iteRBaHClÓNDEul^ORJTeniin U i\ n 1
>a I aa 1 " I

FIRMA:
Ullses García Chacón i CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS

SOLUaONES CAPTAOORAS CONFORMIDAD DE aÓN DE MUESTRAS|EC6P OBSERVACIONESRESPONSABLES

^ ̂  MA». 20
FIRMA; Fecha de Recepción

Envases adecuados

Con ice pack

Dentro del tiempo de vida útil

RESPONSABLE DE GRUPO Hora de Recepción

ñRMA: Recibido porUlises García Chacón



SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

INACAL

DA - Perú

AcredttAdd

S«9lstrt>)rt£- 002

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRG. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-012

PROCEDENCIA: Ventanilla y Mi Perú / Constitucional del Callao

Fecha de Recepción SGS :

Fecha de Ejecudón :

Muestreo Realizado Por :

08-03-2021

Del 08-03-2021 ai 15-03-2021

CUENTE

Estación de Muestreo / Código de filtro

CA-VMP-8

CA-VMP-2

CA-VMP-9

CA-VMP-10

Emitido por SGS del Perú S.A.C.

Impreso el 15/03/2021

Frank M. Julc^nóro Quíspe

11033

Coordinador d^ Laboratorio

"Este informe de ensayo, ai estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

•ri P'T.i SA C f^ucett 3348 Callao 1 Callao t (5111 517 1900
Ernesto Guntíier 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servictcs@sgs.com
Jr. Amatdü Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t I076| 366 092

Miembro del Grupo SGS



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

NACAL

K«9i«cra>rLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTF^O

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

01/03/2021

11:00:00

02/03/2021

10:30:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

01/03^021

11:00:00

02/03/2021

10:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad | LD 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

AnaiiS'S Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metaies en PM 10 Aí!o Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro

Aluminio EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 517.684 ± 34.858 1

Antimonio EALEPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 1

Arsénico EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 10.327 ± 1.549

Bario EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 13.294 ± 0.410

Berilio EAI EPAI03 5 PM1C ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI EPAI03 5 PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 26.784 ± 0.669

Cadmio EALEPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.485 ± 0.408

Calcio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,922.432 t 96.122

Cobalto EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.667 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 048 3.337 473.317 ± 29.787

Cromo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5.509 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 11.684 ± 0.381

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0,725 8.901 ± 0.333

Fósforo 1  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 400.15 ± 20.01

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 930.65 ± 83.76

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0,141 0.449 0.943 ± 0.16

Magnesio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra ' 2.39 7.60 890.40 ± 93.01

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 25.541 ± 0.643

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 1  <0.4960 1

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 45.230 ± 1.082

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.738 ± 0.462

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1  <0.576 1

Plomo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 481.378 ± 57.765

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 521.08 ± 100.81

Selenio EA!_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 1  4,179.4 ± 209.0 1

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 1  <0.763 1

Titanio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 12.983 ± 0.404

Vanadio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4,727 ± 0.646

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 95.32 ± 11.44

SGS del Perú S.A.C. Av. Bmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

Callao 1

Parque industrial
Ba. San Antonio

Página 2 de 19
t (511) 517 1900 www.sgs.pe
t (054) 213 506 e Pe.s0rvicios@sgs.com

Callao

Arequipa
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



^GS
i

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N^ LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

NACAL

R*3ÍRra)rLE-003

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-6 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 02/03/2021 02/03/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 1
10:55:00 10:55:00

FECHA FIN DE MUESTREO
1j 03/03/2021 03A33/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

09:00:00 !
FILTROS PM10 ALTO

VOLUMEN

AIRE

09:00:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad | LD t  LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales ÚS-
fc

DetefTTiinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filü^ 1CX5

Aluminio EAI_EPA103_S_PM10 ug/muestra 0.953 3 036 807 668 77 699

Antimonio EAI EPAI03 5 PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1.648 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1 237 5.635 ± 0.845

Bario EAI_EPAI03_5_PM1C ug/muestra 0.332 1.058 22.356 ± 0.580

Berilio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM1C ug/muestra 0.415 1.321 <1-321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 22.874 ± 0.590

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.313 ± 0.561

Calcio EAtEPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,122.779 i 156.139

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.081 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 510.677 t 34.019

Cnjmo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.740 t 0.47

EstaAo EAI_EPAI03_5_PM1C ug/muestra 0.304 0.967 7.889 t 0.316

Estroncio EAÍ_ePAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0-725 13.409 ± 0412

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 273 8.70 617.62 1 30.88

Hierro EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,486.40 ± 118.91

Litio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.426 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.K) 1,335.27 ± 198.78

Manganeso EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 38.283 ± 0.918

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 215.429 1 8.105

Níquel EA1_EPAI03_5_PM1C ug/muestra 0.443 1.411 8.246 t 0.322

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 774.582 ± 58.094

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 796.46 t 156.82

Setenio EAI_ePAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,353.2 ± 190.6

Tallo EAUEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAtEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.895 ± 0.513

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 16.618 1 0.6

Zinc EALEPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 162.94 ± 19.55

SGS del Perú S-A.C. Av. Hmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Arnaldo Márquez

PáKína 3 de 19
Callao 1 Callao t 1511) 517 1900 www.sgs.pe
Parque Industrial Arequipa t (Q54| 213 508 e Pe.servicios@sgs.com
Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 388 092

Mianbro del Grupo SGS



SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

NACAL

DA - Perú

i>*gi>RoinLX-oos

IDENTIFICACION DE LA MUESITIA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUES'mEO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

04/03^2021

11:05:00

05/03/2021

10:20:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

04/03/2021

11:05:00

D5«3/2021

10:20:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia I  Unidad | LD 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Delerminación de Peso; PM-10 Alto

Volumen

Metales en pm i O Alto VcluTen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/flltro 122

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/mueslra 0 953 3.036 812 406 ± 78 539

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 510 1.625 1.695 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.084 ± 1.063

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 29 509 t 0.725

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770
1

<0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 25.817 t 0.649

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.877 1 0.283

Caldo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11 710 37.294 3,687.958 ± 184.398

Cobalto EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.989 ± 0 1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 467.084 ± 29.106

Cromo EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7 625 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 12.098 * 0.388

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 14.973 ± 0.440

Fósforo EALEPAlO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 1,047 03 ± 52 35

Hierro EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,468.18 ± 117.45

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449
1 1.403 ± 0 16

Magnesio EALEPA103_6_PM10 ug/muestra 2-39 7.60 1,474.05 ± 239.68

Manganeso EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 39.456 t 0.945

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 1  <0.4960 1
Moiibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 98.037 t 2.641

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra ¡ 0.443 1.411 7.464 ± 0.309

Plata EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1  <0.576 1
Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,202.889 ± 90.217

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 842.46 ± 166.18

Selenio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/mueslra 0.78 2.50 <2.50

Silido EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,586.1 ± 227.6

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 19.171 ± 0.518

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 11.269 ± 0.6

Zinc EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 219.68 ± 26.36
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^gs
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

NACAL

DA» Peni

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 01/03/2021 01/03/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:06:00 13:05:00

FECHA FIN DE MUESTREO 02A)3/2021 02/03/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

12:20:00

FILTROS PM10ALTO
VOLUMEN

AIRE

12:20:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad | LD 11  LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 10 Alia volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/mues(ra 0.953 3.036 713.322 ± 61 915

Antimonio EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.510 1-625 1.893 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.142 ± 1.221

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 26 588 ± 0.665

Berilio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 23.747 ± 0.607

Cadmio EAI EPAI03 5 PM10 ug/muestra 0.457 1.457 39.203 ± 0.939

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,218.948 ± 110.947

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 2.162 ± 0.206

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 882.671 t 91.517

Cromo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.382 ± 0.575

Estaño EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.416 ± 0.562

Estroncio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.776 t 0.383

Fósforo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.73 8 70 503.65 1 25 18

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,215.32 ± 97.23

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.150 ± 0.16

Magnesio EA[_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,074.34 ± 132.06

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 449 1.431 42.148 ± 1.006

Mercurio EAI_ÉPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 66.669 t 1.648

Níquel EAI EPAI03 5 PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.716 ± 0.280

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 294.864 ± 35.360

Potasio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 585.11 t 113.84

Selenlo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,552.4 ± 227,6

Talio EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16.825 ± 0.474

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.804 1.923 5.394 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 330.15 ± 39.62
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N"^ LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

NACAL

R«9lRco>rLe-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 02A33C021 02/03/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:15:00 13:15:00

FECHA FIN DE MUESTREO 03rt)3r2021 03rtJ3«021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

12:30:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

12:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad | LO 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso. PM-IOAIto

Volumen

Metales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 ÜG PM10 mg/filtro 118

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,174.725 i 93.978

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.626 1.720 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 8.878 ± 1.332

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 46.782 ± 1,120

Berilio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EALePAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.416 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 26.875 ± 0.671

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.467 35.455 ± 0.854

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,916.187 t 195.809

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 2.783 ± 0.295

Cobre EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 1.591 899 ± 127.352

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1-586 8.591 t 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muesb^ 0.304 0.967 7.935 t 0.317

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19,366 ± 0.522

Fósforo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 797.59 i 39.88

Hierro EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,114.74 i 105.74

Litio EAl_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 2.070 t 0.196

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,792.41 ± 69.62

Manganeso EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 62.203 ± 1.522

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0 4960

Moiibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 343.103 ± 17.177

Niguei EAtEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 14.570 t 0.433

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.748 ± 0.2

Plomo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 633.225 ± 47.492

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 958.44 ± 189 77

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.84 ± 0.79

Silicio EA1_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1.766.4

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,711,1 ± 231-3

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,357 1,138 25.334 ± 0.639

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 25.863 ± 0.650

Zinc EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 399.89 ± 47.99
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SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

NACAL

DA - Peni

AcrftdItAdo

R«9inToirL£'002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 04/03/2021 04/03/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:00:00 12:00:00

FECHA FIN DE MUESTREO 06/03/2021 05rtl3/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

11:30:00

FILTROS PM10 ALTO

VOLUMEN

AIRE

11:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia Unidad | LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro 132

Aluminfo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 927 153 ± 100.244

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 7.797 ± 1.170

Bario EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 40.572 ± 0.971

Berilio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 30.188 ± 0.740

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 33.937 í 0.821

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 j ug/muestra 11.710 37.294 3,954.206 ± 197.710

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 2.070 ± 0.196

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 953.718 ± 105.644

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.705 ± 0.47

Estaño EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.464 t 0.326

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 228 0.725 16.951 ± 0.476

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 6.70 1,178.06 ± 56.90

Hierro EAí_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,699.19 ± 135-94

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.633 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/mues^a 2.39 7.60 1,560.04 ± 78.00

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 49.898 ± 1.197

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Moiibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1-264 86.100 ± 2.240

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 9.695 ± 0.347

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1  <0.576 1
Plomo EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 563.673 ± 42.275

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 846.34 ± 166.97

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,307.7 ± 219.2

Talío EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 22.115 ± 0.575

Vanadio EAl EPAI03 5 PM10 ug/muestra 0.604 1.923 12.317 ± 0.6

Zinc ,  EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 419.07 1 50-29
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SGá
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

INACAL

DA - Peni

Acndíudd

ItegiRrt)K*LC- 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

0SA)3/2021

15:36:00

06/03/2021

15:05:00

FILTROS PM10ALTO
VOLUMEN

AIRE

05/03/2021

15:35:00

06/03/2021

15:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad | LD 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,319 740 ± 105.579

Antimonio EAI EPAI03 5 PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EALEPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.556 ± 1.283

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 56.925 1 1.379

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 25.151 ± 0.635

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 30.717 1 0.751

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,863.160 ± 293.158

Cobalto EAI EPAI03 5 PM10 ug/muestra 0.127 0.403 2.622 ± 0.271

ColM-e EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 689.540 ± 68.217

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.566 5.463 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 10235 t 0.356

Estroncio EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 23.667 ± 0.606

Fósforo EAtEPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 1,356.13 ± 67 81

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,345.49 t 117.27

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,141 0.449 2.415 ± 0.242

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,887.33 ± 94.37

Manganeso EALEPA103_S_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 76.740 t 1.945

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Moiibdeno EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 15.629 t 0.452

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.913 t 0.333

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muesb'a 0 181 0.576 0.587 t 0.2

Plomo eAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3-253 1,043.637 t 78.273

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 1,090.42 ± 216.62

Sálenlo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.76 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,886.1

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,430.8 t 222.9

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 30.806 ± 0.753

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muastra 0.604 1.923 12.432 ± 0.6

Zinc £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 29 4.11 404.49 ± 48.54
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_SGá
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N^ LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

INACAL

DA - p«nj

Ac»dJtAdo

R»9ÍAroN*LE- 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESITíEO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

01/03/2021

13:46:00

02/03/2021

13:15:00 i
FILTROS PM10 ALTO

VOLUMEN

AIRE

01/03/2021

13:45:00

02/03/2021

13:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad | LD 1 LC Resultado t incertidumbre Resultado ± incertidumbre

Análisis Generales

rOelerminación de Peso: PM-10 Alto
Volumen

Melales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/fiitro 84

Aluminio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 683 307 í 57 267

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6.313 ± 0.797

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 15.226 ± 0.444

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra C.473 1.506 26.002 t 0.653

Cadmio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 1.645 ± 0.145

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,916.883 ± 145.844

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.736 t 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 443.532 ± 26.604

Cromo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0,498 1.566 6.613 1 0.47

EstaAo EAi_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.151 ± 0.352

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.638 ± 0.380

Fósforo EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 2 73 8.70 505 72 ± 25.29

Hierro EAI_ÉPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 S.63 1,224,47 ± 97.96

Litio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.219 ± 0.16

Magnesio EAtEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 1,024,47 i 120.72

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 31.337 ± 0.764

Mercurio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1-264 46.057 ± 1.102

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.635 ± 0.627

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3-253 240.108 1 26813

Potasio EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 615.83 i 120.04

Selenio EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,487.3 ± 2244

Tallo EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 17,032 ± 0.478

Vanadio EAÍ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.302 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 118.55 t 14.23
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Jr. Amaldo Márquez

Páidna 9 de 19
Callao 1 Callao t 1511) 517 1900 vwm.sgs.pe
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Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092
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SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

NACAL

DA-Perú

Acreditado

Registro N%e - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CW03«021

13:15:00

05A33/2021

12:30:00

FILTROS PM10ALTO
VOLUMEN

AIRE

04/03/2021

13:15:00

05/03/2021

12:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad | LD 11  LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

[Determinación cíe Peso: PM-10 Alto
Volumen

Metales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 953 3.036 1,000.776 ± 80 062

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6 693 ± 1.004

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 29.210 ± 0.719

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.416 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 32.740 s 0.795

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.761 ± 0.456

Calcio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,448.637 ± 222 432

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.127 t 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 527.344 ± 36.015

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 10 108 i 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.096 ± 0.319

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 17.227 ± 0.461

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 1,050.23 ± 52.51

Hierro EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 563 1,776.38 ± 14211

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.748 t 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,578.93 i 78.95

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 45 483 ± 1.088

Mercurio EAI_EPAIO3_5„PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.254 94.680 ± 2.525

Níquel EAI EPAI03 5 PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.752 ± 0.330

Plata EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 908.856 ± 68.164

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 916.61 ± 181.26

Salen» EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524,5

Sodio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,700.0 ± 231.0

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 24299 ± 0.618

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 11.627 t 0.6

Zlr» EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 212.30 ± 25.48

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer f^ucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

Callao 1

Parque industrial
Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

NACAL

DA - Peni

Aenditado

It«3inr9HXE-a02

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

1

CA-VMP-e CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 05/03/2021 05/03/2021

HORA INICIO DE MUESTT^EO 14:30:00 14:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 06/03/2021 06A)3/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

13:35:00

FILTROS PM10ALTO
VOLUMEN

AIRE

13:35:00

AIRE

AIRE

Parámetro 1 Referencia | Unidad j LD 11  LC Resultado ± Incerlidumbre ¡ Resultado t Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/Tiitro 163

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 953 3 036 1,257.709 ± 100.617

Antimonio EALEPA103_5_PM10 ug/mueslra 0.510 1.625 1.990 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 6.049 ± 0.907

Bario EAI_EPA[O3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 31.234 ± 0.762

Benlio EAt_EPAtO3_6_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 36.627 ± 0.881

Cadmio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.658 t 0.632

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,735.349 ± 286.767

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0,403 1.403 ± 0.118

Cobre EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 507 978 ± 33.715

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 8.015 t 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 10.166 ± 0.355

EstrorKio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 21.252 ± 0.558

Fósforo EALEPA1O3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 1,286.23 ± 64.31

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,135.85 t 106.79

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 2.093 t 0.199

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,829.24 ± 91.46

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1,431 60.756 ± 1.482

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 0.5290 ± 0.16

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 12.639 ± 0.398

Niquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.797 ± 0.298

Plata EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1,021 3.253 1,088.325 ± 81.624

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 1,091.82 ± 216.90

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,938.2

Sodio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,005.0 ± 240.2

Talk) EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.3S7 1.138 30.648 ± 0.750

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 11.765 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 201.86 ± 24,22

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez
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Ba. San Antonio

t(511) 517 1900Callao
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Miembro del Grupo SGS



SGá
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N'' LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

INACAL

DA - Peni

Ilegi>RoHXe-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-IO

FECHA INICIO DE MUESTREO 01/03/2021 01/03/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 15:45:00 15:46:00

FECHA FIN DE MUESTREO 02«)3C021 02/03/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

15:15:00

FILTROS PM10ALTO
VOLUMEN

AIRE

15:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia j Unidad | LD 1 LC Resultado t Incertidumbre Resultado i Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación dePeso' PM-10Alto

Volumen

Metales en PM 10 Alio Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/fillro 67

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 953 3 036 457 562 ± 28.081

/Vntimonio EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 0 510 1.625 <1.625 1
Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 388 1.237 6 486 ± 0.973

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0 332 1.058 13.777 1 0-418

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0 770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1  23.679 ± 0.606 1
Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 1  <1 457 1

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra | 11.710 37.294 1.690.592 ± 84.530

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra | 0.127 0.403 0.552 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 46.851 ± 1.121

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.945 ± 0.490

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.196 ± 0.3

Estroncio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 8.349 ± 0.324

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 426.97 ± 21.35

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 791.54 ± 71.24

Litio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.851 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 927.50 ± 100.31

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 23.724 ± 0.607

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 132.285 ± 3.950

Niquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 443 1,411 3163 t 0.354

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 20 942 t 2.513

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 532.44 t 103,12

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,854.0 ± 242-7

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 1  <0.763 1
Titanio EAl_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 10.615 ± 0.362

Vanadio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.888 ± 0.681

Zinc EAÍ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 106.04 ± 12.72

SGS del Perú S-A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275
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Arequipa t (054) 213 506
Cajamarca t (076) 366 092
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_SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

INACAL

k>9tjtre íru - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-\AÍP-10 CA-VMP-IO

FECHA INICIO DE MÜESTREO 02rt)3/2021 02/03/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 16:00:00 16:00:00

FECHA FIN DE MUESTREO 03A)3/2021 03/03/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

15:15:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

15:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad | LD 11  LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro 93

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 568.468 ± 41.146

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.626 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.386 1 237 3.082 ± 0.462

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 17.043 ± 0.478

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0-473 1.506 25.450 ± 0.641

Cadmio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 1.668 ± 0.147

Calcio EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,480.872 ± 124.044

Cobalto EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.828 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 100.326 1 2.721

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.175 ± 0.534

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.311 i 0.3

Estroncio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.477 t 0.377

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 6.70 524 10 ± 26.21

Hierro EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.079.09 ± 86.33

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.081 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 239 7.60 1,135.76 ± 146.45

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 29.773 ± 0.731

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0,397 1.264 306.418 í 14.237

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.131 ± 0.320

Plata EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1  <0.576
Plomo EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 106.444 ± 12.653

Potasio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 686.64 t 134.53

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 5,950.9 ± 178.5

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 1
Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 13.720 ± 0.417

Vartadlo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 18.964 ± 0.6

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4,11 131.92 ± 15.83

SGS del Perú S.A.C. Av. Eimer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1 Callao t 1511) 517 1900 www.fgs.pe
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_SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N" LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

INACAL

DA-Perú

Il*9iKretrLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MÜESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

04A»;2021

14:15:00

05/03^021

13:30:00

FILTROS PM10 ALTO

VOLUMEN

AIRE

04/03C021

14:15:00

05rt)3e021

13:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad | LD 11  LC Resultado ± Incertldumbre Resultado ± lr>cenidumbre

Análisis Generales

Oetermínación de Peso; PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro 103

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 687 033 ± 57.834

Antimonio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-510 1.625 <1.625

Arsénico EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 4.278 £ 0.642

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muesira 0.332 1.058 24.196 ± 0.616

Berilio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 23.909 ± 0.610

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.4S7 1.457 530 ± 0.132

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,130.967 ± 156.548

Cobalto EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.805 ± 0.1

Coljre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 81.098 £ 2.080

Cromo EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 3.807 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 2.507 1 0-3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 14.329 £ 0.428

Fósforo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 937.30 £ 46.87

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.232.82 £ 98.63

Litio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.196 £ 0.16

Magr>esio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,420.56 £ 223.61

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 32 234 £ 0.784

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 112-988 £ 3.184

Niquel EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.647 £ 0.279

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-181 0.576 <0.576

Plomo ÉALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 91.252 £ 10.950

Potasio EALEPAI03_S_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 797.77 £ 157.09

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 476,7 1524.5 <1524.6

Sodio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,633.1 £ 229.0

Talío EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0-239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1,138 16.503 £ 0.468

Vanadio EAi EPA103 5 PM10 ug/muestra 0.604 1,923 10.408 £ 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 193.40 £ 23.21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

Páftina 14 de 19
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

INACAL

DA - P«nj

AcradlLade

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 05/03/2021 05/03/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 16:25:00 16:25:00

FECHA FIN DE MUESTREO 06/03/2021 06/03/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

15:30:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

15:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro ( Referencia | Unidad | LD 11  LO Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso; PM-10 A)to

Volumen

Metales en PM 10 Alio Volumen

£AI NTP90030 UG PMiO mgrflltro

Aluminio EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,087.026 ± 86.962

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EALEPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4 117 ± 0.618

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 25.576 ± 0.644

Berilio eAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 23.218 ± 0.597

Cadmio EAtEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1 457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,460.914 ± 222.546

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.035 ± 0.1

Cobre EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 100.487 ± 2.727

Cromo EAI_EPA!O3_5_PIi<110 ug/muestra 0.496 1.586 4.129 t 0.526

Estaho EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.508 ± 0.600

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 228 0.725 18.101 t 0.498

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 1,118.10 ± 55.91

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.805.80 ± 144.46

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 840 i 0.168

Magnesio EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,653.86 ± 82.69

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 48.910 t 1.172

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 10.799 ± 0.366

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.279 ± 0.273

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 204.757 t 24.571

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 946.46 ± 167.33

Sálenlo EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,576.8

Sodio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,214.5 ± 216.4

Tallo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0 763

Titanio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 24.415 ± 0.621

Vartadk) EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.592 1 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 166 96 ± 22.44

134

Notas:

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.

Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de ios análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

SGS del Perú S.A.C Av. Eimer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Arnaldü Márquez

Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.^s.pe
Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe-S8rvicios@sgs.com
Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

INACAL

Rebino tnX ■ 002

CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación

MB; Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso.
MS %RecovefY; Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
MSO %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS '/oRocovery fWS %Recovery

Determinación de Peso PM-10 Alto Volumen mo/fiitro 3 <3 0% 103% 1
Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio uo/muestra 3.036 <3,036 2% 108% 95%

Antimonio uo/muestra 1.625 <1.625 0% 94% 89%

Arsénico uo/muestra 1.237 <1.237 1% 96% 101%

Bario uo/muestra 1.058 <1.058 1% 100% 104%

Berilio uo/muestra 0.770 <0.770 0% 90% 100%

Bismuto uo/muestra 1.321 <1.321 0% 95% 111%

Boto uo/muestra 1.506 <1.506 1% 101% 106%

Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 2% 91% 106%

Calcio uo/muestra 37.294 . <37.294 1% 106% 95%

Cobalto uo/muestra 0.403 <0.403 3% 95% 105%

Cobre uo/muestra 3.337 1 <3.337 1% 101% 109%

Cromo uo/muestra 1-586 <1.586 3% 87% 91%

Estaflo uo/muesVa 0.967 <0.967 2% 101% 110%

Estroncio uo/muestra 0.725 ■ <0.725 3% 91% I 109%

Fósforo uo/muestra 8.70 <8.70 0% 94% 94%

Hierro uo/muestra 5.63 <5 63 0% 103% 106%

Litio uo/muestra 0.449 , <0.449 2% 94% 68%

Maanesío uo/muestra 7.60 <7,60 0% 97% 107%

liáarKiaieso uo/muestra 1.431 <1.431 1% 91% 89%

Mercurio uo/muestra 0.4960 <0.4960 0% 96% 105%

Molibdeno uo/muestra 1.264 <1.264 2% 104% 106%

Niduei uo/muestra 1.411 <1.411 9% 102% 97%

Plata uo/muestra 0.576 <0.576 0% 95% 98%

Plomo uo/muestra 3.253 <3.253 0% 96% 106%

Potasio uQ/mueslra 24.11 <24.11 1% 92% 101%

Seienio uo/muestra 2.50 <2.50 4% 99% 88%

Silicio uo/muestra 1524.5 <1524,5 3% 100% 103%

Sodio uo/muestra 4.6 <4.6 0% 92% 89%

Talio uo/muestra 0.763 <0.763 0% 99% 99%

Titanio uo/muesba 1.138 <1.138 1% 95% 97%

Vanadio uo/muesffa 1.923 <1.923 3% 94% 99%

Zirc uo/muestra 4.11 <4.11 i 1% 91% 97%

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
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SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106307 Rev. O

INACAL

DA-Perú

Acraditade

TTLE • 002

REFERENCIAS DE METODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 CaJIao

Determinación de

Peso; Filtros PM10

Alto Volumen

NTP900.030;2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire.

Método de referencia para la determinación de matenal particulado respirable
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye
muestreo. 2020 (VALIDADO-aolicado fuera del alcance).

EALEPAIO3_6_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient
Particulate matter using inductively Coupied Plasma/mass spectroscopy
fiCP/MS)(Vaiidado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento

multiiateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrara en la página rittD.//www sos pe/es-ES/Terms-and-

Conditions.asox Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitacón de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones

Generales de Servido., su alteración o su uso indebido constituye un delito cont'a la fé pública y se regula por las disposidones oviles y penales de la materia, queda prohibida

la reproducción pardal, salvo autonzación escrita de SGS de Perú S A.C

Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificadón de conformidad con normas da
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce, .a compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015

SGS del Perij S.A.C. Av, Éimsr Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^s.pe
Parque Industrial Arequipa t (054| 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



REPORTE DE EQUIPOS

MA2106307 Rev. O

Matriz: aire

Parámetros Equído Marca Códiqo Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Votumen

Determinación de Peso: Filtros
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS
Balanza Analítica para
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámebvs EauíDo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Rttros
PMIO Alto Vcrfumen

Espectrómetro ICPMS
Balanza Analítica para
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao t (5111 517 1900
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092
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sosIe de material de referencia y material VOLUMETRICO

MA2106307

Matriz: AIRE

Parámetros
Material de Referencia /
Material Volumétrico

Marca código Utilidad
Nro. De Informe /
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso; RItros

PMIO Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg

Pesa Patrón de Ig

Mettíer Toledo

Metler Toledo

LCS

INO-291-P

MA-275-P

Análisis

Análias

Análisis

P2-MEB687796

CCP-0289-088-20

PO-175-P

Abr-21

Ago-21

Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO volumen

Parámetros
Material de Referencia /

Material Volumétrico
Marca Código Utilidad

Nro. De Informe /

Certificado
Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros
PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg

Pesa Patrón de Ig

MetOer Toledo

Metler Toledo

LCS

INO-291-P

MA-275-P

Análisis

Análisis

Análisis

P2-MEB687796

CCP-0289-088-20

PO-175-P

Abr-21

Ago-21

Dic-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Bmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaido Márquez

Cailao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio
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SGS
Oefa

2021-E01-02566
19,03 2021

Callao, 18 de Marzo 2021
Carta N°0147/21-EHS

Srs.;

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615

Jesús María

Atención Pacía Enrlquez Lara

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

Referencia Informes de ensayo Contrato N" 066-2020-OEFA

Requerimientos de Servicio:

N® 0064-2021 /CUC: 0004-2-2021-411

De acuerdo con su solicitud de corrección, adjunto sírvase encontrar los Sgts. informes

de ensayo:

MA2106731(1 Original, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

MA2106750(1 Original, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

Sin otro particular nos despedimos.

Atentamente:

Dana ez Picón

SGS Environmental Services.

SGS del Perú S.A.C.

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Ernesto Gunther 275 Parque Indus^al Arequipa t (054) 213 506 « Pe.serviclos@sg$.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t 1076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



PÁGINA
1 di 2RS N>: 0064-2021CA: 0004-2-2021-411CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIREOefo

DATOS DEL ENVÍOUBICAaÓN
DATOS GENERALES Enviado por
Organismo de Evaluaddn y Fiscaliaacidn Amblenlal DIeIrttos; Venlaniila y Mi PerúNombre o Razón soeiai Fecha: Hora;

Medio de Envió:

Aerolínea I I Agenda I I
T- Privado i I

Otro

Av. Fauslino Sénchez Cerrión N* 603.607,615 - Jesús María
DIreee ón

LNIses Garda Chacón Pro\ónela: Constiludonal del CallaoPersona de contaeto
072669436

TdMonofAnexo
iigarclachaconwgma1l.com

Corree Eleetrónlee

ReNrencia
DATOS DEL MUESTREO

PARÁMETROS
(Marear con "X")MUESTREO

C0DI60 DE FILTRO

FINAL

CÓDIGO DEL PUNTO
DE MUESTF^O

CÓDIQO DE LABORATORIO
OTROSPM2,SPM 10FECHAFECHA HORAHORA

(DDiMM/AA)(ODfMM/AA)
210396

7/03/20216/03/202CA-VMP-8
210408

9/03/202111:30a/03/2021CA-VMP-8
210391

15:207W3/2021S/03/2021CA-VMP-2 210407
12:059/03/202112:35a/03/2021CA-VMP-2

210401
14:057/03/202115:006/03/2021CA-VMP-9

210409
9/03/20218/03/2021CA-VMP-9

210406
7/03/20216flD3/2021CA-VMP-10

210410
9^3/20218^3/2021CA-VMP-10

PARÁMETROS METEREOLOGiCOS
(Marcar con "X")OBSERVACIONES GENERALES

I  I Veloddad/Direeción
^  del Viento . -

Temperatura I I Radiación > I

t  J Preelpitadón I— ■ I

Humedad

l^repipn

(ItAllo volumen

EA DE RECEPCION DELUABORATORIOPARA SER LLENADO POR EL AF
RESPONSABLE 1

CWflXCIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS
SOLUCIONES CAPTADORAS

OBSERVACIONESRECEPCIÓNFOWA: CONFORMIDAD
Unses Garda Chacón

RESPONSABLE 2 Fecha de RecepdM:

FIRMA:

&ivases adecuados

Con Ice pack

Dentro del bempe de vida útil

Hora de Recepción:

RESPONSABLE DE GRUPO

RecHildo por;

FIRMA:
UUses García Chacón

Firma:



Oefa CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIRE CA: 0004-2*2021<411 RS N*: 0064-2021
pAoina
2da2

DATOS OENERM.es UBICACION DATOS DEL ENVIO

Nombre o Razón social: Organismo de Evahiadón y Fiscalización Ambientai
Distritoa: Vanlanllla y MI Paré

Enviado por

Fecha: Hora:

Medio de Envío:

Aerolínea 1 1 Agenda 1 t

T. Privado I 1
nim 1 1

Dirección: Av. Faustino Sánchez Cerrión N* 603,607, 615 • Jesús María

Persona de contacto: Utises García Chacón
Provincia: ConstHudonal dal Callao

TeWrono/Anexo 972669438

Correo Electrónico iieardachaconiSemaíl.com

Referencia

DATOS DEL MUESTREO

MUESTREO
PARAMETROS
(Mtreir con

CÓDIGO DE LIBRATORIO
CÓDIGO DEL PUNTO

DE MUESTREO

INICIO nNAL

o

Metales (1)

FECHA

(DOmMIAA)
HORA

FECHA

(DDIMIlVAA}
HORA PH10 PM Ifi OTROS

CA-VMP-0 5/0312021 13:45 5/03/2021 16:40 X 210395

■

"■

-

CBSERVACI0NE8 GENERME8
PARAMETROS METEREOL

(Marcar con "X")
baleos

(1) Alto vahman. Humedad I 1 Veiccidad/Wtacddn L I
^  del Viento

Te'mpetatura 1 1 Radiadón 1 1
Presión i 1 i Predpiladón 1 1

•  l o o »í ^

_  /O
j  r. A 1. L. A O

Ulíses García Chacón
FIRMA: CONOICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS

SOLUCIONES CAPTADORAS
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓ J 0¿ mÍA^R^ 11 OBSERVACIONES

RESPONSAnfS

FIRMA:

RESPONSABLE DE GRUPO

Ullsas García Chacón
FIRMA:

Envases adecuados

Con lee pack

Dentro del tiempo de vide útil

Fecha de Recepción:
NO

CE]
[ZD

CE3

\ r
Hora de Recepción:

Recibido por

Rrma:



sgs
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106731 Rev. O

INACAL

DA-I>vú

RaglitretrLE-OOS

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRG. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-016

PROCEDENCIA: Ventanilla y Mi Perú / Constítucionai del Callao

Fedia de Recepción SGS :

Fedia de Ejecución :

Muestreo Realizado Por :

10-03-2021

Del 10-03-2021 al 18-03-2021

CUENTE

Estación de Maestreo / Código de filtro

CA-VMP-8

CA-VMP-2

CA-VMP-9

GA-VMP-10

Emitido por SGSJ el Perú S.A.C.

Impreso el 021

Frank M. JuK^mo o Quispe

C.Q.P.

Coordinador de Lalloratorio

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento

>s firmantes de lA
SGS del Perú SA.C

multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e
Faucett 3348 Callao 1 Callao t (5111 517 1900 www.^s.pe

Ernesto Gunther 275 Parque industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.s^ClSsI^l^com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N*' LE - 002

INFORME DE ENSAYO

INACAL

BigiRntrU-OCB

MA2106731 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-0

FECHA INICIO DE MUESTREO 06/03/2021 06rta/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:30:00 13:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 07/03/2021 07/03/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

12:45:00

FILTROS PM10/\LTO

VOLUMEN

AIRE

12:45:00

AIRE

AIRE

Parámetro 1  Referencia | Unidad | LD j LC Resultado ± Incertidumbre Resultado t incerlidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen
EAI_NTP90030_UG_PM10 mgffillfo 1 3 112 ± 4

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-953 3.036 918.678 ± 98.551

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1.998 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.383 1.237 5,083 ± 0.762

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-332 1.058 20.079 ± 0.535

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0-415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAtO3_5_PM10 , ug/muestra 0.473 1.506 2.749 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ' ug/muestra 0.457 1.457 8.671 ± 0.329

Calcio EAI_EPAt03_5_PM10 | ug/muestra 11 710 37.294 ;  4,149.430 ± 207,472

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0,403 1.242 ± 0.102

Cobre EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 597.218 ± 44.934

Crorrto EAI EPAI03 5 PM10
1

ug/muestra 0.498 1.586 3.071 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 7 119 ± 0.303

Estrortcio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 12.339 ± 0.393

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 515.86 ± 25.79

Hiwro EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,636.19 ± 130.90

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ¡ ug/muestra 0.141 0.449 1.288 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,307.30 ± 190.96

Manganeso EAI_EPA103_5_PM10 ' ug/muestra 0.449 1.431 43.275 ± 1.035

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 I ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Moiibdeno , EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.910 ± 0.484

Níquel EALEPAIO3_5_PM10 ' ug/muestra 0.443 1.411 1.909 ± 0.176

Plata EALEPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 598.460 ± 44.885

Potasio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 382.12 ± 72.55

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.81 ± 0,79

Silicio EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1  <1524.5
Sodio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 1  5.407.8 ± 162-2

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 11  <0.763
Titanio EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra | 0.357 1.138 23.311 ± 0.598

Varadlo EAI_EPAI03_5_PM10
1

ug/muestra 0.604 1.923 1 7,337 ± 0.6

Zirtc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 199.07 ± 23.89

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaído Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio

t(5n) 517 1900
t (054) 213 506 e Pe.seivicíos@sgs.com

Callao

Arequipa
Cajamarca t (076) 368 092

Miembro del Grupo SGS



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106731 Rev. O

INACAL

DA-Puti

B«glareirLB-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

1

CA-VMP-8 CA-VMP-a

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

06/03/2021

11:30:00

09/03/2021

10:50:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

08/03^021

11:30:00

09/03/2021

10:50:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia j1  Unidad I LD 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Oeternirnación de Peso. PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM i O Alto Volumen

EA) NTP90030 UG PM10 mg/filtro 115

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,088.993 ± 87.119

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muesira 0.510 1.625 3.263 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 11.247 ± 1,687

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 24.863 ± 0.630

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2174 i 0.47

Cadmio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.187 ± 0.288

Calcio EAí_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 1 37.294 4,044.228 í 202.211

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.334 t 0.111

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 | ug/muestra 1.048 1 3.337 473.846 ± 29.845

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.291 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 12.501 ± 0.395

Estítoncio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 12.639 ± 0.398

Fósforo £AI_£PAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 310.74 ± 15.54

Hierro EALePAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.775-13 ± 142.01

Litio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449
r ■' -'
1 1.403 i 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,352-93 I 203.80

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 i 49.830 ± 1.196

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 1  <0.4960 I
Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 20.562 ± 0.545

Niquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.070 ± 0.196

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.587 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 884.258 ± 66.319

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7 57 24.11 366.11 ± 69.29

Selenío EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.76 2.50 2.74 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,666.7

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,843.8 ± 242.2

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 24,186 ± 0.616

Vanadio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.774 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 158.24 ± 18.99

SGS del Perú S.A.C, Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao tISIIl 517 1900
Arequipa t 1054) 213 506 e Pe.servicios@sgs-com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



^G9
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106731 Rev. O

aagl«reirLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 C/V-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTRE©

FECHA FIN DE MUESTRE©

HORA FIN DE MUESTRE©

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

06/03/2021

15:55:00

07/03/2021

15:20:00

FILTROS PM10ALTO
VOLUMEN

AIRE

06/03/2021

15:55:00

07/03/2021

15:20:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Rererencia 1  Unidad | LD 11  LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 10 Alio Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/flltro 96

Aluminio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 818.260 ± 79.582 1
Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1625 <1.625

Arsénico EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.807 ± 0.721

Bario EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 16.629 t 0.470

Berilio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EALEPAI03_5_PMtO ug/muestra 0.415 1.321 1  <1.321

Boro EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.507 t 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 14.283 ± 0 427

Calcio EALEPA!03_5_PMtO ug/muestra 11.710 37.294 3,399.998 ± 170.000

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1242 ± 0.102

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1,048 3.337 405.904 ± 22.835

Cromo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.152 ± 0.530

Esta^ EAI_EPAIO3_5_PMt0 ug/muestra 0.304 0.967 4.819 ± 0.666

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.017 ± 0.352

Fósforo EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 439.36 ± 2197

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1362.92 ± 109.03

Litio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0 141 0.449 1081 ± 0,16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,137.97 ± 146.98

Manganeso EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 40.859 ± 0.978

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 <1264

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 <1411

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 288.903 ± 34.666

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 309.63 ± 57.80

Selenlo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.81 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PMt0 ug/muestra 476.7 1524.5 1  <1524.5
Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 1  4,859.2 ± 243.0

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 1  <0.763 i
Titanio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 i 19.538 ± 0.525

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.326 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 199.34 t 23.92

SGS del Perú S-A.C. Av. 0mer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao t{511) 517 1900
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servícios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106731 Rev. O

INACAL

B*gl«raH-LE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 08/03C021 0art)3/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:35:00 12:35:00

FECHA FIN DE MUESTREO 09/03/2021 09/03/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

12:05:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

12:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad | LO 1 LC Resultado t Inceriidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Delermmación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Meiales en PM 10 Alto Volumen

EAt NTP90030 UG PM10 mg/filtro 39

Aluminio EAI_ePAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 784.150 ± 73.598

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 1
Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6.095 ± 0.914

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 42.872 ± 1.025

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 23 529 i 0603

Calcio ' EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,657.029 ± 132.851

CcAalto EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.932 ± 0.179

Cobre I EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 553,265 ± 39.210

Cromo ' EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.686 3.393 ± 0,47

Esta/lo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 2.749 t 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.523 ± 0.361

Fósforo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 259.80 ± 12.99

Hierro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,362.19 ± 108.98

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.056 ± 0.16

Magrtesio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,033.16 ± 122.64

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 43 987 ± 1.052

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0,1560 0.4960 1  <0 4960
Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 12.972 ± 0.404

Niquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.898 t 0 312

Piala EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1  <0.576
Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1,021 3.253 147.867 t 17.744

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 319.36 t 59.79

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 1  4,426.1 ± 221.3

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 1  <0.763
Titanio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 17.814 t 0.492

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.670 i 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 298.03 ± 35.76

SGS del Perú SAC. Av, Etmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

Callao 1 Callao t 1511) 517 1900
Parque Industrial Arequipa t (054) 213 508 e Pe.servici0s@s9s.com
6a. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



_SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106731 Rev. O

tegtaBDirLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

06/03/2021

15:00:00

07/03/2021

14:05:00

FILTROS PMIOALTO
VOLUMEN

AIRE

06/03/2021

15:00:00

07/03/2021

14:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Rererencia | Unidad I LD 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10Alto

Volumen

Metales en PM 10 Aüo Voiurre".

EAl NTP90030 UG PM10 mg/filtro

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 771.754 ± 71 481

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1.717 ± 0.47

Arsénico EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.554 ± 0.683

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 19.251 ± 0.519

Berilio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3 818 t 0.467

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,620.729 t 181.036

Cobalto EALEPA103_S_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.920 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 513 956 ± 34.417

Cromo EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5-049 ± 0.47

Estaóo EA(_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 6.176 t 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.615 ± 0.362

Fósforo EAI_EPAfO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8-70 453.25 ± 22.66

Hierro EA!_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,367.43 t 109.39

Litio EALEPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.989 ± 0.16

Magnesio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 ; 1,116.05 ± 141.71

Manganeso EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 ! 35.408 ± 0.853

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 1
Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.933 1 0.436

Niquel EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 1.863 1 0.170

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 1
Plomo EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 544.341 ± 40.826

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 329.94 ± 61.93

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.71 i 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 1
Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,147.9 ± 154.4 I

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 1
Titanio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 19-654 1 0.527

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.486 ± 0.6

Zinc EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 144.19 ± 17.30

SGS del Perú S.A.C. Av. 0mer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

CaHao 1 Callao 11511) 517 1900
Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro deJ Grupo SGS



^GS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106731 Rev. O

B*giKntrLe-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-d CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

08/03/2021

13:35:00

09A)3/2021

13:05:00

FILTROS PM10 ALTO

VOLUMEN

AIRE

08rtl3/2021

13:35:00

09/03/2021

13:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad | ld . 1 LC Resultado ± Incerlidumbre Resultado ± Incerfidumbre

Anahsis Generales

Delerminación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 826.458 t 60.875

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.000 t 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.119 ± 1.218

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.068 23.437 ± 0.601

Berilio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1-321

Boro EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.737 ± 0.47

Cadmio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 457 1 457 3.082 i 0.341

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,475.185 ± 173.759

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.989 t 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 480.079 ± 30.536

Cromo EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.47S ± 0.47

Esta/lo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 10.132 i 0.354

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.523 ± 0.361

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 281.88 t 14.09

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.425.99 ± 114.08

Litio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.104 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,109.77 ± 140.22

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 40.008 ± 0.968

Mercurio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0-1560 0.4960 <0.4960

Moilbdeno EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.284 7.659 ± 0.312

Níquel EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.254 ± 0.220

Plata EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 637,399 ± 47.805

Potasio EAI_EPA!03_5^PM10 ug/muestra 7.57 24.11 321.77 ± 60.27

Selenio EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0,78 2.50 2.60 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1624.5

Sodio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,615.4 t 230.8

Tallo EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 20.596 ± 0.545

Vanadio EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.107 ± 0.6

Zirtc EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 118.06 t 14.17

SGS del Perú S.A.C. Av. Eimer Faucett 3348
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106731 Rev. O

INACAL

DA-Parú

■•gtolrairLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-\rtiíP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRFTO COMO

06/03/2021

16:45:00

07/03/2021

16:15:00

FILTROS PM10ALTO
VOLUMEN

AIRE

06/03/2021

16:45:00

07/03/2021

16:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad | LD 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado t incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto
Volumen

Metales en PM 10 Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro 89

Aluminio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 783.047 t 73.408 j
Antimonio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.368 1.237 3 542 ± 0.531

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 12.742 ± 0.400

Berilio eAI_£PAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.071 t 0.47

Cadmio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 <1.457 1
Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3.385.002 ± 169.250

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muesb'a 0.127 O.'KIS 0.097 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 102.994 ± 2.016

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.393 ± 0.47

Esta/lo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-304 0-967 2.120 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 9.993 1 0.352

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 492.90 1 24.65

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.287.67 1 103.01

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.035 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.203.64 1 163,33

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 33.937 t 0.821

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-397 1.264 '• -. ; <1.264

Ñique! EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 <1.411

Plata EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 83.283 ± 9.994

Potasio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra | 7.57 24.11 382 35 ± 72.59

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-78 2.50 2 92 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524,5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 1
1

5,846.2 ± 175.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 1  <0 753
Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.049 ± 0.512

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 1 6.739 ± 0.6

Zinc EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4-11 143.11 ± 17.17

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1 Callao t (511) 517 1900
Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
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SG$
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106731 Rev. O

NACAL

R«gt«tn >rU - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 08/03/2021 08/03/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:40:00 14:40:00

FECHA FIN DE MUESTREO 09/03/2021 09/03/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

14:10:00

FILTROS PM10ALTO
VOLUMEN

AIRE

14:10:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LO LC Resultado + Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre |

Análisis Generales |
Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen
EALNTP90030_UG_PM10 mg/fiítro 1 3 70 ± 3 -J

Metales en PM 10 Alto Volumen |
Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 647.001 ± 51.385 1
Antimonio EALEPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 ]
Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.703 ± 0.555

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.068 14.513 ± 0,431

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.956 ± 0.47 1
Cadmio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457 1
Calcio EALEPAIO3_6_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,449.500 ± 122.475

Cobalto EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.826 ± 0.1

Cobre EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1,048 3.337 90.942 ± 2.399

Cromo EAi_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.566 3.416 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.737 ± 0.3

Estroncio EALEPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 8.544 ± 0.327

Fósforo £ALEPA103_S_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 271.48 ± 13.57

Hierro EAI_EPAI03_6_PM1C ug/muestra 1.77 5.63 1,187.46 ± 95.00

Litio EALEPAI03_5_PM1C ug/muestra 0.141 0.449 0.989 ± 0.16

Magnesio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 985.64 ± 112.32

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 31.061 ± 0,758

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra , 0.1560 0.4960 1  <0.4960 1
Mollbdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 1  9.085 ± 0.336 1
Ñique! EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 <1.411

Plata EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 67.781 ± 8.134

Potasio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 340.51 ± 64.09

Selenío EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 1  4,704.0 t 235.2 1
Talio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 1
Titanio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16.111 ± 0.461

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muesba 0.604 1.923 8.280 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 130.64 ± 15.68

Notas:

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para ia realización de los análisis solicitados.
La incertidumbre de ia medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada ai 95%

SGS del Perú S.A.C. Av. Blmer Faucett 3348
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SG$
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106731 Rev. O

NACAL

DA-Peru

Acraditado

B«ft«roirLe-OQ2

CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantlficación

MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso.
MS %Recovery; Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre tos duplicados o réplicas de la muestra adicionada
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery
Determinación de Peso PM-IO Alto Volumen mg/f Itro <3 0% 94% 1
Metales en PM10 AKo Volumen

Aluminio ug/muestra 3.036 <3.036 0% 105% 102%

Antimonio ug/muestra 1.625 <1.625 1% 96% 105%

Arsénico ug/muestra 1.237 <1.237 0% 108% 93%

Bario ug/muestra 1.058 <1.068 2% 88% 101%

Berilio ug/muestra 0.770 <0.770 0% 102% 106%

Bismuto ug/muestra 1.321 <1.321 0% 90% 88%

Boro ug/muesVa 1.506 <1.506 1 0% 98% 91%

Cadmio ug/muestra 1.457 <1.457 2% 108% 108%

Calcio ug/muestra 37.294 <37.294 1 0% 109% 102%

Cobalto ug/muestra 0.403 <0.403 2% 94% 106%

Cobre ug/muestra 3.337 <3.337 0% 102% 111%

Cromo ug/muestra 1 586 <1.586 1% 107% 90%

Estaño ug/muestra i 0.967 <0.967 1% 96% 108%

Estroncio ug/muestra 0.725 <0.725 2% 99% 90%

Fósforo ug/muestra 8.70 <8.70 1% 112% 100%

Hierro ug/muestra 5.63 <5.63 0% 104% 90%

Litio ug/muestra 0.449 <0,449 0% 92% 106%

Magnesio ug/muestra 7.60 <7.60 1% 101% 104%

Manganeso ug/muestra 1.431 <1,431 0% 111% 93%

Mercurio uo/muestra 0.4960 <0.4960 0% 101% 104%

Molibdera ug/muestra 1.264 <1.264 1% 109% 95%

Niguel uo/muestra 1,411 <1.411 1% 103% 103%

Plata ug/muestra 0.576 <0.576 0% 106% 93%

Plomo ug/muestra 3.253 <3.253 0% 97% 108%

Potasio uo/muestra 24.11 <2411 1% 96% 90%

Selenío ug/muestra 2.50 <2.50 0% 112% 92%

Silicio uo/muestra 1524,5 <1524,5 0% 108% 98%

Sodio uo/muestra 4.6 <4.6 0% 90% 88%

Talto uo/muestra 0.763 <0.763 0% 101% 100%

Titanio uo/rrruestra 1.138 <1.138 0% 97% 109%

Vanadio uo/muestra 1.923 <1.923 1% 91% 100%

Zinc uo/muestra 4.11 <4.11 3% 109% 94%
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SGá
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2106731 Rev. O

INACAL

DA-Perú

■•glfm>rLE-0a2

REFERENCIAS DE METODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EALNTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de

Peso: Filtros PM10 :
Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL Calidad de aire.
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye
muestreo. 2020 (VALIDADO-apIicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient
Particulate matíer using inductively Coupied Plasma/mass spectroscopy
flCP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación dei INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en ia página httD7/www.SQs.De/es-ES/T6rms-and-
Conditions.aspx Son especiaimente importantes fas disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y Jurisdicción definidas en dichas Condiciones
Generales de Sen/icio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú SAC.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de ta cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015

SGS del Perú S.A.C, Av. Eímer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldc Márquez

Callao 1 Callao t (511) 517 1900 "
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Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092
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SGS
REPORTE DE EQUIPOS

MA2106731 Rev. O

Matriz: AIRE

Parámetros EguíDO Marca CódlQO Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: RItros PMIO

Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS
Balanza Analítica para
pesado de ñltros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Voium«i

Determinación de Peso: RItros PMIO
Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS
Balanza Analídca para
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jui-21

Nov-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Bmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275
Jf. Amaldo Márquez

Callao 1
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Ba. San Antonio
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Matriz:

SBgE DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMETRICO

MA2106731

AIRE

Parámetros
Material de Referencia /
Material Volumétrico

Marca Código Utilidad
Nro. De Informe /

Certificado
Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV . LCS Análisis P2-MEB687796 Abr-21
Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros
Material de Referencia /
Material Volumétrico

Marca Código Utilidad
Nro. De Informe /

Certificado
Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 Abr-21

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dlc-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
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Ba. San Antonio

Callao

Arequipa
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Callao, 05 de mayo de 2020
Carta N° 259/21-EHS

Srs.:
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
Avenida Faustino Sánchez Cardón N’ 603, 607 y 615

Jesús María.- Oefa
2021-E01-042130

Atención Paola Enríquez Lara
DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

QS/Q5/2Q21 Q3-18-4tí W

Referencia : Informes de ensayo Contrato N° 066-2020-OEFA

Requerimiento de Servicio:
C .A. N®: 0003- 4-2021-411 /RS N°; 314-2021(REQ-00725)
Mediante la presente se remite por adjunto el informe de ensayo a continuación:

• MA2111934 (1 Origina!, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

• MA2111936 (1 Original. 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

Sin otro particular nos despedimos.

Atentamente

Stefany Moreno
SGS Envirdnmental Services.

SGS dei Perú S.A.C.

SGS del Per¿ S.A.C. Av. Elmer faucett 3348 Callao 1 Callao t (5111 517 1900 www.sgs.pe
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs-com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe


Oefa CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIRE C A: 0003-4-2021-411 RS N*: 314-2021 (REQ • 0072S) pAgina 
1 de2

DATOS GENERALES UBICACION DATOS DEL ENVIO
Nombre o Razón social: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Diatritoa: Ventanilla y Mi Perú
Enviado por: 
Fecha; Hora;
Medio de Envio:
Aerolínea 1 1 Agencia 1 1
T. Privado 
Otro ( ]_

Dirección: Av. Faustino Sánchez Cerrión N* 603, 607,615 - Jesús Mana

Persona de contacto; Edgar Escriba G. 1 Ulises Careta Chacón
-onslitucional del Callao

Telifono/Anexo 997638014 / 972669438

Correo Electrónico edgegar41Qgmail.com
Departamento; Lima

Referencia
DATOS DEL MUESTREO

MUESTREO PARAMETROS 
(Marcar con "X")

CODIGO DE RLTRO

Cúono DE LABORATOfM
CÓDIGO DEL PUNTO 

DE MUESTREO

INICIO ANAL
O
2 O.

€ 
sFECHA 

(DO/MM/AA)
HORA FECHA 

(DD/MM/AA)
HORA PM 10 PM 2.5 OTROS

CA-VMP-8 19/04/2021 14:10 20/04/2021 13:16 X X 1 -210429
CA-VMP-8 20/04/2021 13:50 21/04/2021 12:55 X X 1 -210430
CA-VMP-8 21/04/2021 13:11 22/04/2021 12:16 X X 1 -210431 -
CA-VMP-8 22A)4/2021 12:34 23/04/2021 11:39 X X 1-210432 -
CA-VMP-8 23/04/2021 11:56 24/04/2021 11:28 X X 1 -210433
CA-VMP-9 19/04/2021 15:24 20/04/2021 14:29 X X 1-210434 -
CA-VMP-9 20/04/2021 14:45 21/04/2021 13:50 X X 1 -210435 -
CA-VMP-9 21/04/2021 13:59 22/04/2021 13:04 X X 1 -210436 -
CA-VMP-9 22/04/2021 13:13 23/04/2021 12:18 X X 1 -210437 -
CA-VMP-9 23/04/2021 12:40 24/04/2021 12:10 X X 1 -210438 -
CA-VMP-2 19/04/2021 16:47 20/04/2021 15:52 X X 1-210439
CA-VMP-2 20/04/2021 16:14 21/04/2021 15:19 X X 1-210440
CA-VMP-2 21/04/2021 15:25 22/04/2021 14:30 X X 1-210441
CA-VMP-2 22/04/2021 14:36 23/04/2021 13:41 X X 1-210442 -
CA-VMP-2 23/04/2021 14:00 24/04/2021 13:10 X X — 1-210443 •

DBSERVACIONES GE NEFUlLES
— PARAMETROS METEREOU 

(Marear con "n
¡MICOS

(1)Alto volumen. Humedad 1 1 Velocidad/DIrecdón C 1

Tergggcgtufi
dei viento i—i

1 1 Radiación 1____ )

t j Precipitación ( 1
Sfts del Perú S.

RESPONSABLE í PARA SER LLENADO POR ELAR A DE reCEPCION DEL LABORATORIO

Edgar Escriba G.
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS 

SOLUCIONES CAPTAOORAS CONFORMIDAD OBSERVACIONES

nCSPONSAflU! 2
FIRMA: Sl/^ NO

Envases adecuados | | [^¿7]

Con Ice pack 1 1— |

Dentro del tiempo de vida Crtil i 1 ^*^1

Fecha de Recepción: >o
IS

• Hora de Recepción: | |
RESPONSABLE DE ORUPO ' ra^e« ^ant«>r » El

Edgar Escriba G.
Recibido por y rja j

Fama: ( j QB

edgegar41Qgmail.com


DATOS DEL MUESTREO

Oefa CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIRE CA; 0003-4-2021-411 R8 N’: 314-2021 (REQ - 00725) PÁGINA 
2 de 2

DATOS GENERALES UBICACtON DATOS DEL ENVIO
Nombra o Razón social: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Distritos: Ventanilla y Mi Perú
Enviado por: 
Fecha: Hora:
Medio de Envio:
Aerolínea I I Agencia I I
T. Privado I I

Otro I I

Dirección: Av. Faustino Sánchez Cerrión N* 603.607,615 - Jesús María

Persona de contacto: Edgar Escriba G. / Ulises García Chacón
Provincia: Constitucional del Callao

Teléfono/Anexo 997638014/972669438

Correo Electrónico 
Referencia

edgegar41@gmail.com
Departamento: Lima

parAmetrot"
(Marcar con "X")

MUESTREO

CÓDIGO DE 
LABORATORIO

CÓDIGO DEL PUNTO 
DE MUESTREO

INICIO FINAL

O

s

í 
B3
O 
s

CODIGO DE ALTRO

FECHA 
(DO/MM/AA) HORA FECHA 

(DD/MM/AA)
HORA PM10 PM 2,5 OTROS

CA-VMP-10 19/04/2021 17:S2 20/04/2021 16:52 X X 1 -210445
CA-VMP-10 20/04/2021 16:59 21/04/2021 16:04 X X 1 -210444
CA-VMP-10 21/04/2021 16:13 22/04/2021 15:18 X X 1 -210446
CA-VMP-10 22/04/2021 15:25 23/04/2021 14:30 X X 1 -210447 - -
CA-VMP-10 23/04/2021 14:49 24/04/2021 13:49 X X 1 -210448 - -

—
—

— —

OBSERVACIONES GENERALES
(Marear con *X*)

(1) Alto volumen.
Humedad [ | Velocidad/Dirección [ ]

____ del Viento ____
Temperatura | | Radiación I I

Presión I I Precipitación l~ I

-

RESPONSABLE 1 PARA SER LLENADO POR EL /U%EA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

Edgar Escríba G. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS 
SOLUCIONES CAPTADORAS CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

RESPONSABLE 2
FIRMA:

SI NO
Envases adecuados [ |

Fecha de Recepción: 8QS del Perú S.A.C.

7 i) ARR 7071Hora de Recepción: | I •
RESPONSABLE DE GRUPO

Edgar Escriba G.

Con Ice pack I —I [

Dentro del tiempo de vida útil I»»-*’ ]
Recibido por:

RECIBIDO 
Pata Center - EHS

mailto:edgegar41@gmail.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

B*9btreNnX-002

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-059

PROCEDENCIA: Ventanilla y Mi Perú - Constitucional del Callao - Lima

Fecha de Recepdón SGS : 28-04-2021

Fecha de Ejecución Del 28-04-2021 al 03-05-2021

Muestreo Realizado Por CLIENTE

Cadena de Custodia C.A. N®: 0003- 4-2021-411 /RS N®: 314-2021(REQ-00725)

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Av- Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275

SGS del F^rú S A.C.

Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1 
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca

t (511} 517 1900
t (0541 213 506
t (076} 366 092

e Pe.servicios@sgs.coni

Miembro del Grupo SGS



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 19/04/2021 19/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:10:00 14:10:00

FECHA FIN DE MUESTREO 20A)4/2021 20/04/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:15:00 13:15:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Urtidad LO LC Resultado ± Incertidumbre Resultado i Incertidumbre
Ana h5;s Generales I

Determinación de Peso: PM-10Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 215 ± 9

' Metales en PM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 858394 ± 86.922

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 12892 ± 1.934

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 56.856 t 1.377

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 3.611 ± 0.430

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 7.544 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 8.797 ± 0.331

Calcio £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,604.703 ± 230.235

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0 403 1 127 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 370.380 t 19.538

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5.842 1 0.47

Estallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.797 ± 0.331

Estroncio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 33.822 ± 0.818

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 386.78 ± 19.34

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,813.47 ± 145.08

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1 380 t 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,462.40 t 123.12

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 55.108 ± 1.331

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 0.5290 ± 0.16

Molibdeno EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 194.212 ± 6.914

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.474 ± 0.276

Plata EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.357 ± 0,2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 880.727 ± 66.055

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 685.22 ± 134.20

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 9.40 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 13.856.8 ± 415.7

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 30.245 ± 0.741

Vanadio EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 9.867 ± 0.6

Zinc EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 205.93 ± 24.71

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511| 517 1900 www.sgf.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnatdo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 368 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgf.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
RoglMTO (TLE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

20rt)4/2021

13:50:00

21/04/2021

12.55:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

20/04/2021

13:50:00

21/04/2021

12:55.00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales I

Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/fittro 3 211 ± 8 _________________________ _

Metales en PM10 Alto Vi^umsn

Auminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,141.892 ± 91.351

Antimonio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muesUa 0.510 1.625 18.903 ± 0.513

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 23.517 t 3.528

Bario EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 51.014 ± 1.225

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.955 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 8.372 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muesüa 0.457 1.457 7.717 ± 0.313

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,759-051 ± 287.953

Cobalto EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.380 ± 0.116

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 260.072 ± 10.907

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5.382 ± 0.47

Estaño EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 10.431 ± 0.359

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 37.639 ± 0.904

Fósforo EAI EPAIQ3 5 PM10 ug/muestra 2.73 6.70 406.90 ± 20.35

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,170.61 ± 108.53

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.932 ± 0.179

Magnesio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 2,233.67 ± 111.68

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 70.909 ± 1.770

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 68.816 ± 1.709

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.405 ± 0.275

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.874 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 894.665 ± 67.100

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 596.78 ± 116.21

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 8.27 ± 0.79

Silicio EAI_6PAlO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8.968.5 ± 269.1

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 40.526 ± 0.970

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.005 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 227.71 ± 27.Z3

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 
Ernesto Gunther 275
Jf. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

(TLE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

21/04/2021

13:11:00

22/04/2021

12:16:00
FILTROS PM1OALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-8

21/04/2021

13:11:00

22/04/2021

12:16:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro 1 3 142 ± 6 _________________________

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 467.072 t 29.105

Antimonio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1.848 ± 0.47

Arsénica EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1 237 9.695 ± 1.454

Bario EAI_ÉPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 31.211 ± 0.762

Berilio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.416 1.321 2-875 ± 0.308

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.255 ± 0.560

Cadmio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0 457 1.457 8.797 ± 0.331

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2.623.231 ± 131.162

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.769 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 260.211 ± 10.916

Cromo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muesVa 0.498 1.586 2.553 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 6.820 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.032 ± 0.516

Fósforo EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 283.79 ± 14.19

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 972.34 ± 87.51

Litio EAI_ePAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.805 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.325.65 ± 196.07

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 31.878 ± 0.776

Mercurio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 0.7820 ± 0.16

Mollbderw EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 120.957 t 3.491

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.783 ± 0.295

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.644 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 945.013 ± 70.876

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 429.20 ± 82.12

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 10.66 ± 0.79

Silicio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7.375.6 ± 221.3

Tallo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.538 ± 0.606

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.048 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 14643 ± 17.57

Página 4 de 20
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

l)«91Mra)rLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/04/2021 22/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:34:00 12:34:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/04/2021 23/04/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:39:00 11:39:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 156 ± 6

1

Metales en PM10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 557.991 ± 39.807

Antimonio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 3.261 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0 388 1.237 5.371 ± 0.806

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 67.712 ± 1.678

Berilio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.357 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.670 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 7.993 ± 0.318

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2.983.985 ± 149 199

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.713 1 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 241.833 ± 9.714

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.117 ± 0.523

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.660 ± 0.329

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0 725 20.275 ± 0.539

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 305.46 ± 15.27

HieiTo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 77 5.63 1,153.37 ± 92.27

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.874 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,324.11 t 195.64

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 38.042 ± 0.913

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 5.842 ± 0.3

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.013 ± 0.330

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.621 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 584.073 ± 43.806

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 609.25 ± 118.75

Seienio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 8.18 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,441.6 ± 223.2

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 19.803 ± 0.530

Vanado EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.519 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 232 98 ± 27.96

SGS del Perú S.A.C.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
DA-Perú

Acreditado

INACAL

ItogtetrainE-OO:

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IDENTIFICACiON DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

23«)4/2Q21

11:56:00

24/04/2021

11:26:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-8

23A)4/2021

11:56:00

24/04/2021

11:26:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LO LC Resultado ± IrKertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-1Q Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 130 ± 5

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.963 3.036 444.786 ± 26.734

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1.626 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.807 ± 0.571

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 30.061 ± 0.737

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.600 ± 0.619

Cadmio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.094 ± 0.343

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 2,222.755 ± 111.138

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.598 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 209.404 ± 7 758

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.852 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.752 ± 0.330

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.157 ± 0.462

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 193.26 ± 9.66

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 983.56 ± 88.52

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.759 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,044.82 ± 125 24

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 30.682 ± 0.750

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5.336 t 0.3

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.772 ± 0458

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 766.096 ± 57.457

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 37605 ± 71.31

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.66 ± 0.79

Silicio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,638.8 ± 169.2

Tallo EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 17.549 ± 0.487

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.266 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 101.12 ± 12.13
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
RvgtocreNXE. 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 19/04/2021 19/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 15:24:00 15:2400

FECHA FIN DE MUESTREO 20/04/2021 20/04/2021

HORA FIN DE MUESTREO 14:29:00 14:29:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

A13' S'S Generales

Detwminación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 195 ± 8

Metalasen PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 784.035 i 73.578

Antimonio EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arséf>ico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 16.180 ± 2.427

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 45.402 ± 1.086

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 3.634 ± 0.434

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4 807 ± 0.663

Cadmio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.406 t 0.291

Calcio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 4,287.488 1 214.374

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.966 1 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 397.981 ± 22.078

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 7.521 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 7.418 ± 0.308

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 30.509 ± 0.747

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 380.91 ± 19.05

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,527.03 ± 122.16

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0-449 1.196 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,081 87 104.09

Manganeso EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 47.748 ± 1.144

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 229.172 8.925

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 5.612 ± 0278

Plata EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.104 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3-253 812.693 ± 60.952

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 614.38 ± 119.79

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 8.80 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 11,732.1 ± 352.0

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAtO3^6_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 27.554 ± 0.685

Vanadio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.487 ± 0.6

Zinc eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 164.07 ± 19.69
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

8«giRro>rLE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 20/04/2021 20/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:45:00 14:45:00

FECHA FIN DE MUESTREO 21/04/2021 21/04^021

HORA FIN DE MUESTREO 13.50:00 13:50:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales 1
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM 10 mgffiltro 225 ±

Metales en PM 10 Alto Volumen I
Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,069.718 ± 85.578

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 23.534 ± 0.603

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 22.805 ± 3.421

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 48.323 ± 1.158

Berilio EAI„EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.070 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.474 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.394 ± 0.275

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,563.458 ± 278.173

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.242 ± 0.102

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3 337 366.632 ± 19.205

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0498 1.586 5.612 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 7.372 ± 0.307

Estroncio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 35.983 ± 0.866

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 494.51 t 24.73

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,006.89 i 100.29

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.725 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,148.09 ± 107.40

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 65.389 ± 1.611

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 0.6210 ± 0.16

Molibdeno EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 89.148 ± 2.340

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.106 ± 0.270

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 796.801 ± 59.760

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 585.37 ± 113.89

Selenio EA¡_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 7.07 ± 0.79

Silido EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 9,345.0 ± 280.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 37.881 ± 0909

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 9.384 ± 0.6

Zinc EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 202.41 ± 24.29
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002 AenxUUde

INACAL 
DA-Perú

Stgbwi N-U - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

21/04/2021

13-59:00

22/04/2021

13:04:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

21/04/2021

13:59:00

22'04,'2021

13:04:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± fncertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Galera les

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro < 149 t 6

Metales OI PM10 Alto Volumen

Aluminio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 493.200 ± 32.011

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.487 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.383 1.237 11.121 ± 1.668

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.068 28.313 ± 0.700

Berilio EAÍ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.599 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.680 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.4S7 7.004 ± 0.301

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 2.663.412 ± 133.171

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.644 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 393.887 ± 21.692

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.358 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.108 ± 0.320

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 18.895 ± 0.513

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 329.67 t 16.48

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 997.25 ± 89.75

Litio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.805 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 1,266.70 ± 177.22

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 31.533 ± 0.769

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 04960 0.5060 ± 0.16

Mollbdeno EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 115.506 ± 3.280

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.806 ± 0298

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Piorno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 891.284 ± 66.846

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 407.65 ±

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 7.60 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,080.2 ± 212.4

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 19.274 ± 0.520

Vanadio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.818 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 100.82 ± 12.10
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
ft>glMreN-LE-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

22/04Í2021

13:13:00

23/04/2021

12:18:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

22/04/2021

13:13:00

23/04/2021

12:18:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Ansiisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro - 3 167 ± 7

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0953 3.036 585.937 t 43.428

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.610 1.625 2.926 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.762 ± 0.864

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 54.694 ± 1.320

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.334 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.026 t 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.475 ± 0.292

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,372.869 ± 168.644

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.644 i 0.1

Cobre EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 457.298 ± 28.053

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.163 ± 0.532

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 10.431 ± 0.359

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0-725 21.471 ± 0.562

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 305.77 t 15.29

Hierro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,140.14 ± 91.21

Litio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.897 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.32020 ± 194.55

Manganeso eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 37.743 ± 0.906

Mercurio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 8.901 ± 0.333

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.565 t 0.421

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.874 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,028.204 ± 77.115

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 685.95 ± 114.01

Selenio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 10.52 ± 0.79

Silicio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,131.6 ± 213.9

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0 763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 22.862 ± 0.590

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.427 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 192.71 ± 23.13

SGS del Perú S A.C. Av. Elmer Faucstt 3348 Callao 1 Callao t 1511) 517 1900 www.^s.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

NXE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 23/04/2021 23/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:40:00 12:40:00

FECHA FIN DE MUESTREO 24rt34/2021 24/04/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:10:00 12:10:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análtsis Generales I
Detenninación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 130 ±

1

Mecates PM 10 Alto Voh^n^ I
Aluminio EAI_EPAI03_5__PM10 ug/muestra 0.953 3.036 559.923 ± 40.052

Antimonio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.531 ± 0.530

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 37.444 ± 0 899

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.346 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.289 ± 0.224

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,165.295 i 158.265

Cobalto EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.690 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 478.711 ± 30.383

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.508 ± 0.600

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 5.417 ± 0.3

Estroncio EAt_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 18.733 ± 0.510

Fósforo EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 274.65 ± 13.73

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,144.51 ± 91.56

Litio £ALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.736 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,187.28 ± 159.20

Manganeso EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 Z7.4&7 ± 0.900

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 8.050 ± 0.319

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.416 ± 0.582

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.920 ± 0.2

Plomo EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 317.296 ± 38.076

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 384.72 ± 73.08

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478 7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,232.4 ± 187.0

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 21.160 ± 0.556

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0604 1.923 3.772 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 113.10 ± 13.57

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t 1511) 517 1900 www.s^s.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
ft»jt«tro»rL£-OO2

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 19/04/2021 19/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 16:47:00 16-47:00

FECHA FIN DE MUESTREO 20/04/2021 20/04^021

HORA FIN DE MUESTREO 15:52:00 15:62:00

MATRIZ
FILTROS PM10/U.TO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertldumbre Resultado t Incertldumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_U6_PM10 mg/filüo ________________

Metales en PM 10 Arto Vcrfumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,469.390 ± 117.551

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1-237 17.078 t 2.562

Bario EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 96.232 t 2.579

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.898 ± 0 312

Boro EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.739 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 35.270 ± 0.850

Calcio eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 7,605.399 ± 380.270

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 3 036 ± 0.333

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3337 656.155 ± 53.217

Cromo EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7935 ± 0.47

Estaño EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 7-372 ± 0 307

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 228 0.725 54.682 ± 1.320

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 533.08 26.65

Hierro EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2.908.84 ± 145.44

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0449 2.231 ± 0.217

Magnesio EAI^£PAIO3_S_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 3.308.53 ± 16543

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 101.246 ± 2.754

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 52.164 ± 1.255

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.820 ± 0.316

Plata EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.449 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3^S^PM10 ug/muestra 1.021 3.253 507.575 ± 38.068

Potasio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 860.38 ± 169.83

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.60 4.50 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,657.3

Sodio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 15 4.6 16,507.5 ± 495.2

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 49.105 1.177

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 12.581 ± 06

Zinc EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 398.14 ± 47.78

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^'sípe^ '

Ernesto Gunther 215 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
II«9Í«R>irt£-003

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 20/04/2021 20/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 16:14:00 16:14:00

FECHA FIN DE MUESTREO 21/04/2021 21/04/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

15:19:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN

AIRE

15:19:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad UD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Ana ? s Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 195 ± 8

Metalasen PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.963 3.036 1,102.425 ± 88.194

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.015 ± 1.202

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 86.422 t 2.218

Berilio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.024 0.3

Boro EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.762 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 23.081 ± 0.594

Caldo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,192.146 ± 259.607

Cobalto EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.955 ± 0.182

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 342.527 ± 17.129

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.797 t 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 Am ± 0.656

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 36.053 i 0.868

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 363.30 ± 18.17

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,067.53 ± 103.38

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.564 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,273.92 ± 113.70

Manganeso EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 67.597 ± 1.674

Mercurio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 71.622 ± 1.791

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.796 t 0.281

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plorr» EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 212 463 ± 25.496

Potasio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 589.88 ± 114.81

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.86 ± 0.79

Silido EAI_EPAíO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 10,381.3 ± 311.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 35.420 ± 0.854

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.580 ± 0.6

Zinc EAI_ePAl03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 349.31 ± 41.92

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.®e’

Ernesto Gunther 21^ Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

R«gi«roH-LE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-2 CA-VMP-2

FECHA INICIO DE MUESTREO 21/04/2021 21/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 16:25:00 15:2500

FECHA FIN DE MUESTREO 22/04C021 22/04/2021

HORA FIN DE MUESTREO 14:30:00 14:30.00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado t Incertidumbre
Aii-i'.s's Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 148 1

Metales en PM10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 688.366 ± 58.036

Antimonio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_6_PMl0 ug/muestra 0.388 1.237 4.451 t 0.668

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 46.529 ± 1.114

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 3.128 ± 0.348

Boro EAI_EPAIO3^5_PM10 ug/muestra 0473 1.506 2.783 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 18.802 t 0.511

Calcio £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,512.135 ± 175.607

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.380 ± 0.116

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3 337 279.048 ± 12.218

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5.451 ± 0.47

Estaña EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.094 ± 0.343

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 23.241 ± 0.597

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 301.69 ± 15.08

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,443.91 ± 115.51

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.966 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,618.00 ± 80.90

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 44.827 ± 1.072

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 120.083 ± 3.457

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.688 ± 0.425

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.828 ± 0.2

Plomo EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 150.225 ± 18.027

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 462.55 ± 88.91

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.55 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,515.6 ± 2555

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 23.851 ± 0.609

Vanadio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.175 ± 0.6

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 219.73 t 26.37

SGS dei Perú S.A.C. Av. Bmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^s.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-2

22/04/2021

14:36;ai

23/04/2021

13:41:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-2

22/04/2021

14:36:00

23/04/2021

13:41:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Irtcertidumbre
Análisis Generales I

Determinación de Peso- PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 161 ± 6

¡ Metales PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 681.019 ± 56.920

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.610 1.625 2.224 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.865 t 0.730

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.068 93.656 t 2.491

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.449 ± 0.3

Boro £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.117 ± 0.523

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 19.814 i 0.530

Calcio EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,268.128 ± 163.406

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.173 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 248.987 ± 10.174

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.738 ± 0.648

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 Q.9Q7 5.854 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.726 23.840 ± 0.609

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 324.63 ± 16.23

Hierro EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,356.07 ± 108.49

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.081 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03^5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,453.19 ± 233.45

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 45.494 ± 1.088

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0 4960 <0.4960

Molibdeno EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4.416 ± 0.582

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.220 t 0-363

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.909 t 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.263 299.702 ± 35.964

Potasio ÉAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 654.86 ± 128.02

Selenio EA1_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.60 6.80 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,872.1 ± 236.2

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 22.609 ± 0.585

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4 117 t 0.6

Zinc EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 300.58 ± 36.07
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
!)«9l«tv(n£-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-2

23/04/2021

14:00:00

24/04/2021

13:10:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-2

23/04/2021

14:00:00

24/04/2021

13:10:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LO LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± IrKerlidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso PM-10 Alto 
Volumen EAl_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 138 ± 6

Metales en PM10 ARo Volumen

Auminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 722.625 ± 63.393

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.152 ± 0.623

Baño EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 77.947 ± 1.982

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0,770 <0.770

Bismuto EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.542 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 18.596 t 0.507

Calcio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,791.775 ± 139.589

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.173 ± 0.1

Cobre EAI_£PAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 209.840 ± 7.783

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.094 ± 0.518

Estaño EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.301 ± 0.376

Estroncio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 20.712 ± 0.548

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2 73 8.70 201.42 ± 10.07

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,435.63 ± 114.85

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0920 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,340.53 i 200.27

Manganeso EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 44.091 ± 1.054

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4.278 ± 0.554

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.703 ± 0.446

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.782 ± 0.2

Plomo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 140.312 ± 16.837

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 429.73 ± 82.23

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.02 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,763.3 ± 202.9

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 22.931 ± 0.591

Vanadio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.439 ± 0.6

Zinc EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 173.73 t 20.85

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

IM0lMrairLE-OO2

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD______________________________
LC: Limite de cuantíTicación 
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery; Porcentaje de recuperación del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
USD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada.
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laporatono. j

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP "ARPO LCS %Rccovery MS %Rccovery I
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen mo/filtro 3 <3 0% 112%
Metales en PM 10 Alto Volumen
Aluminio uo/muestra 3.036 <3.036 0% 98% 89%
Antimonio uoTrnuestra 1.625 <1.625 1% 93% 93%
Arsénico uo/muestra 1 237 <1.237 1% 105% 107%
Bario uo/muesira 1.056 <1.058 0% 108% 102%
Berilio uo/muestra 0.770 <0.770 0% 89% 96%
Bismuto ug/mue$tra 1.321 <1.321 1% 102% 104%
Boro uo/muestra 1.506 <1.506 1% 109% 91%
Cadmio ug/muestra 1.457 <1.457 1* 98% 103%
Calcio uo/muestra 37 294 <37 294 1% 106% 105%
Cobalto uo/muestra 0.403 <0.403 2% 88% 92%
Cobre uo/muestra 3 337 <3.337 1% 93% 93%
Cromo ug/muestra 1.586 <1.586 0% 98% 106%
Estaño uoTrnuestra 0 967 <0.967 1% 93% 103%
Estroncio uo/muestra 0.725 <0.725 0% 108% 100%
Fósforo ug/muestra 8.70 <870 1% 110% 90%
Hierro uo/muestra 563 <563 1% 102% 96%
Litio uo/muestra 0.449 <0.449 2* 98% 103%
Maonesio uo/muestra 760 <7.60 0% 99% 100%
Manoarreso uo/muestra 1 431 <1.431 1% 110% 98%
Mercurio uo/muestra 0.4960 <0.4960 0% 112% 94%
Molibdeno uo/muestra 1-264 <1.264 1% 95% 97%
Niauel uo/muestra 1.411 <1 411 1% 97% 108%
Plata ug/muestra 0.576 <0.576 0% 100% 91%
Plomo ug/muestra 3.253 <3 253 2% 105% 109%
Potasio ug/muestra 24.11 <24.11 0% 94% 98%
Selenio ug/muestra 2.50 <2 50 0% 110% 105%
Silioo uo/muestra 1524.5 <1524.5 2% 94% 94%
Sodio uo/muestra 46 <4.6 1% 106% 100%
Tallo uo/muestra 0.763 <0.763 0% 105% 93%
Titanio ug/muestra 1.138 <1.138 1% 95% 106%
Vanadio ug/muestra 1.923 <1.923 0% 94% 100%
Zinc ug/muestra 4 11 <4 11 1% 98% 95%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N” LE - 002
S«gtelraN*te-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111934 Rev. 0

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 

Peso: Filtros PM10 
Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirabie 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAl_EPAlO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Vaiidado)

“Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httD://www.sas oe/es-ES/Terms-and- 
Condilions aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escota de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2111934 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metates en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 3000 MA-177-T Análisis DC00180/2020 Jul-21
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analítica para 
pesado de filtros SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Jul-21
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto VtMumen

Balanza Analítica para 
pesado de filtros SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3346 Callao 1 
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2111934

Matriz: AIRE

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca código Utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 May-21
[Jeterminación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso; Filtros 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca Código utilidad Nro. De Informe / 
Certifícado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 May-21
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA'275-P Análisis PO-175-P Dic-21

S6S del Perú S.A.C.
Página 20 de 20
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

Rtglrtro N*LC. 002

DA * Perú

Acreditado

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-060

PROCEDENCIA: Ventanilla y Mi Perú - Constitucional del Callao - Lima

Fecha de Recepción SGS : 28-04-2021

Fecha de Ejecución : Del 28-04-2021 al 03-05-2021

Muestreo Realizado Por CLIENTE

Cadena de Custodia : C.A. N° 0003-4-2021-411 /RS 314-2021(REQ-00725)

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e IlAC"

SGS del Perú S.A.C. Ai. Elmer Faucett 3348

ámbito de reconocimiento

Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (5111 517 1900
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.serAncios@sgs.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
ItagtoOT >m - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 19/04/2021 1SyO4/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 17:52:00 17:52:00

FECHA FIN DE MUESTREO 20/04/2021 20/04/2021

HORA FIN DE MUESTREO 16:52:00 16:52:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Ana*.$'S Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro - 3 230 ± 9

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,282.331 ± 102.586

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 9.097 ± 1.365

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 59.593 ± 1.451

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0415 1.321 4.531 ± 0.605

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.900 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.186 ± 0.357

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 6,457 354 ± 322.868

Cobalto eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-127 0.403 1.449 ± 0.123

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 116.714 ± 3.326

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 12.213 ± 0.47

Estarlo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.681 ± 0.636

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 46.334 ± 1.109

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 472.62 ± 23.63

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 563 2,456.23 ± 122.81

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.909 t 0.176

Magnesio EAI_£PAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 3,170.46 158.52

Manganeso EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 75.417 ± 1.905

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 270.066 ± 11.588

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-443 1.411 7.245 ± 0.305

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.656 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 189.232 ± 22.708

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 813.03 ± 160.19

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,542.1

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 16,224.1 ± 486.7

Tal® EAl_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 41.722 ± 0 998

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 12.880 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 230.06 ± 27.61

SGS del Perú S.A.C
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
It»91nratrLe-003

DA - Perú
Acreditado

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTRE© 20/04/2021 2Cy04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 16:59:00 16:59:00

FECHA FIN DE MUESTREO 21/04/2021 21/04/2021

HORA FIN DE MUESTREO 16:04:00 16:04.00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/ftltro 1 3 175 ± 1

1 Metales ©n PM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 930.338 ± 100.884

Antirrtonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.210 ± 0.782

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 39.008 ± 0.935

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 6.877 ± 0.3

Boro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.669 ± 0.634

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2-013 ± 0 189

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,366.998 ± 218.350

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.989 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 62.687 ± 1.536

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.762 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.175 ± 0.534

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 30.831 ± 0.754

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 311.85 ± 15.59

Hierro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,682.92 ± 134.63

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.311 ± 0.16

Magnesio eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,186.59 ± 109.33

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 50.163 ± 1.204

Mercurio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 531.208 ± 36.482

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.175 ± 0.271

Plata EAI_EPA103^5_PIVt10 ug/muestra 0 181 0.576 0.897 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_6_PIW10 ug/muestra 1.021 3253 85.549 ± 10.266

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 589.79 ± 114.79

Setenio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.58 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 11,437.9 ± 343.1

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 28.888 ± 0.712

Vanadio ÉAt_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.580 ± 0.6

Zirx: EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 226.79 ± 27.21
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
8«glMn>H-Le-002

OA-P«rú
Acreditado

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 21/04/2021 21/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 16.-13:00 16:13:00

FECHA FIN DE MUESTREO 22ÍQ4I2O21 22/04/2021

HORA FIN DE MUESTREO 15:18:00 15:18:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 132 t 5

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 502.584 ± 33.088

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.626

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.496 t 0.4

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 26.381 t 0.660

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.691 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.566 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1 457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,757.666 ± 137.883

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.575 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 48.633 ± 1.166

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.772 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.714 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.837 ± 0.531

Fósforo eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 265.22 ± 13.26

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 992.16 ± 69.29

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.759 ± 0.16

Magnesio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,540.91 ± 77.05

Manganeso EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 29.877 ± 0.733

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 113.137 ± 3-189

Níquel EAI_EPWO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.484 ± 0.251

Plata EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.035 t 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 40.054 ± 4.807

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 435.27 ± 83.36

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.86 ± 0.79

Silicio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 9,026 9 ± 270.8

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 17.434 ± 0.485

Vanadio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.048 ± 0.6

ZirK EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 134 52 ± 16.14
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
Il«gfMraN*LE-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

22/04/2021

15:26:00

23/04/2021

14.30:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-10

22/04/2021

15:25:00

23A)4/2021

14:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Ineertidumbre Resultado ± Ineertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Pese PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 147 t 6

^MetalasenPM lOAIfoVolumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 535.245 ± 36.974

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.S10 1.625 2.580 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.117 ± 0.468

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 31.303 ± 0.764

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro 6AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.829 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 3.531 ± 0416

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,654.764 ± 132.738

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.598 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 84.513 ± 2.189

Cromo £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.686 3.312 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5^PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.198 ± 0.638

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 18.250 ± 0.501

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 281.05 ± 14.05

Hierro 6AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,139.29 ± 91.14

Litio eAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.828 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,419.95 ± 223.40

Manganeso EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 33.143 ± 0.803

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Moiibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 3.956 ± 0.492

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.139 ± 0.205

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.840 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 57.764 ± 6.932

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 557.47 ± 108.21

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 5.76 t 0.79

Silicio EAI_EPAIO3,5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio ÉAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,005.9 ± 240.2

Talo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.377 ± 0.603

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.542 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 211.17 ± 25.34
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
lUglMra N*LC-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

23«)4/2021

14:49:00

24/04/2021

13:49:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-10

23/04/2021

14:49:00

24/04/2021

13:49:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Ana'' s Generales

Determinación de Peso: PM-IO Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mgffiltro 3 118 ± 5

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 67.424 ± 1.669

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.380 1.237 2.864 4 0.430

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 9.269 ± 0.339

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 3.738 ± 0.452

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 19.504 ± 0.524

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.680 4 011^

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 390.644 4 31.252

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 3.036 4 0.333

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 19.700 4 0.9

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.429 4 0.47

Estaóo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 2.772 4 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.220 0.725 11.305 4 0.374

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 400.67 4 20.03

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 181.80 4 16.36

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 95.63 4 2.56

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0449 1.431 14.490 4 0.47

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 0.8510 4 0.16

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.887 4 0.479

Níquel EAI_EPAIO3_6^PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.829 4 0.301

Plata EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.161 0.576 2.392 4 0.238

Plomo EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 11.788 4 1.415

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 295.71 4 54.97

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.48 4 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 371.4 4 33.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 2.622 4 0.271

Titarwo EA¡_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 14.263 4 0.427

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 2.553 4 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 51.21 4 6.15

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
JUgUt™ ir LE • 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación 
MB: Blanco del proceso 
LCS %Recovery: Pixcentaje de recuperación del patrón de proceso. 
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada. 
MSD %RPD; Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratono.

Parametro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS %Recovery MS %Rocovery
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen mo/filtro 3 112%
Metales en PM 10 Alto Volumen I
Aluminio uo/muestra 3.036 <3 036 0% 98% 89%
Antimonio uo/muestra 1.625 <1 625 1% 93% 98%
Arsénico uo/muestra 1.237 <1.237 1% 105% 107%
Bario uo/muestra 1.058 <1.058 0% 108% 102%
Berilio uo/muestra 0.770 <0.770 0% 89% 96%
Bismuto ug/muestra 1.321 <1.321 1% 102% 104%
Boro uQ/muestra 1.506 <1.506 1% 109% 91%
Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 1% 98% 103%
Calcio uo/muestra 37 294 <37 294 1% 106% 105%
Cobalto uo/muestra 0.403 <0.403 2% 88% 92%
Cobre uo/muestra 3337 <3337 1* 93% 93%
Cromo uo/muestra 1.586 <1.586 0% 98% 106%
Estaño ug/muestra 0967 <0.967 1% 93% 103%
Estroncio urVmuestra 0 725 *0725 0% 108% 100%
Fósforo ug/muestra 8 70 <8 70 1% 110% 90%
Hierro uo/muestra 5.63 <5.63 1% 102% 96%
Litio uo/muestra 0.449 <0.449 2% 98% 103%
Magnesio uo/muestra 7.60 <7.60 0% 99% 100%
Manganeso uo/muestra 1.431 <1.431 1% 110% 98%
Mercurio uQ/muestra 0.4960 <0.4960 0% 112% 94%
MohtxJeno uo/muestra 1.264 <1.264 1% 95% 97%
NiQuel ug/muestra 1-411 <1 411 1% 97% 108%
Plata uo/muestra 0.576 <0.576 0% 100% 91%
Plomo uo/muestra 3.253 <3.253 2% 105% 109%
Potasio ug/muestra 24.11 <24.11 0% 94% 98%
Setenio ufl/muestra 2.50 <2.50 0% 110% 105%
Silicio uo/muestra 1524.5 <1524.5 2% 94% 94%
Sodio uo/muestra 4.6 <46 1% 106% 100%
Tallo uo/muestra 0.763 <0.763 0% 105% 93%
Titanio uo/muestra 1-138 <1.138 1% 95% 106%
Vanadio uo/muestra 1.923 <1.923 0% 94% 100%
Zinc uo/muestra 4.11 <4.11 1* 98% 95%

S6S del Perú S.A.C Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 
Jf. Arnaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca

t (511)
t (054)
t (076)

r.T .nnn Página 7 dc 10
517 1900 www.sgs.pe
213 506 e Pe-servicios@sgs.corn
366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe


INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

DA-Perú
(«berMww BMayo 
Acreditado

R»g4»tro>ru: • 002

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede ________Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PM10 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Pardculate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)fValidado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página rittp://www.sQs.oe/es-ES/Tefms-and- 
Conditions.asox Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S A.C
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(sj y no deben ser utilizados como una certificaoón de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido lomadas.

Última Revisión Julio 2015
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2111936 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 3000 MA-177-T Análisis DC00180/2020 3ul-21
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analítica para 
pesado de fíltros SARTORIOS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

Matriz! FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de nitros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21
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Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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E DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2111936

Matriz: AIRE

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca código Utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo

LCS

INO-291-P

Análisis

Análisis

P2-MEB687796

CCP-0289-088-20

May-21

Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Material de Referencia / 

Matéiial Volumétrico Marca Código utilidad Nro. De Informe / 
Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo

LCS

INO-291-P

Análisis

Análisis

P2-MEB687796

CCP-0289-088-20

May-21

Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
it*glKn3NXE-OO2

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV / LB-347667-060

PROCEDENCIA : Ventanilla y Mi Perú - Constitucional del Callao - Lima

Fecha de Recepción SGS : 28-04-2021

Fecha de Ejecución

Maestreo Realizado Por

Cadena de Custodia

Del 28-04-2021 al 03-05-2021

CUEhTTE

C.A. N° 0003-4-2021411 /RS N°: 314-2021(REQ-00725)

SEGWMinal SGS dei Perú S.A.C.

'Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"
** ■ - ■ Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 j jg u,

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.serTCios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro def Grupo SGS

mailto:Pe.serTCios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
B»gl«ro(rLE-t)02

INFORME DE ENSAYO
MA2111936 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

19/04/2021

17:52:00

20/04/2021

16:52:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-10

19/04/2021

17:52:00

20/04/2021

16:52:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales |

Oeterminaaón de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI__NTPS0030_UG_PM10 mg/filtro 230 ± 9
_________________________

Metales en PM10 Alto Volumen |

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,282.331 ± 102.586

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 9.097 ± 1.365

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 59.593 ± 1.451

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 4.531 ± 0.605

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.900 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.186 ± 0.357

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 6,457.354 ± 322.868

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.449 ± 0123

Cobre EAI_EPAIO3_5_PMí0 ug/muestra 1.048 3.337 116.714 ± 3.326

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 12.213 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.681 ± 0.636

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 46.334 ± 1.109

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 472.62 ± 23.63

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 563 2,456.23 ± 122.81

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.909 ± 0.176

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 3,170.46 ± 158.52

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 449 1 431 75.417 ± 1.905

Mercurio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 270.066 ± 11588

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 7.245 ± 0.305

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.656 ± 0.2

Plomo EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3263 189.232 t 22.708

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 813.03 ± 160.19

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 250 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,542.1

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 16,224-1 ± 486.7

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 41.722 ± 0.998

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 12.880 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 230.06 ± 27.61

SGS del Perú S.A.C.
Av- Elmer Faucett 3343 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^.íie

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez 8a. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

Regiere fTLE - 002

DA - Perú
AcrodJtado

IDENTIFiCACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 20/04/2021 20/04Z2021

HORA INICIO DE MUESTREO 16-59:00 16:59:00

FECHA FIN DE MUESTREO 21/04/2021 21/04^021

HORA FIN DE MUESTREO 16:04:00 16:04:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Oelerminación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro 175 ±
_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.963 3.036 930.338 ± 100.884

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.210 ± 0.782

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 39.008 ± 0.935

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 6.877 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.669 ± 0.634

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.013 ± 0.189

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,366.998 ± 218.350

Cobalto EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.989 ± 0.1

Cobre EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 62.687 ± 1.536

Cromo 6AI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.762 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.175 ± 0.534

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 30.831 t 0.754

Fósforo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 311.85 ± 15.59

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,682.92 ± 134.63

Lita EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.311 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 2,186.59 ± 109.33

Mar^ganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 50.163 ± 1.204

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 531.208 ± 36,482

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.175 ± 0.271

Plata EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.897 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 85.549 ± 10.266

Potasio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 589.79 ± 114.79

Selenio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.58 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1-5 46 11,437.9 ± 343.1

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 28.888 ± 0.712

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.580 ± 06

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 226.79 ± 27.21

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^'.pe

Ernesto Gunttier 21S Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
NXS > 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTRE© 21/04/2021 21/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 16:13:00 16:13:00

FECHA FIN DE MUESTREO 22/04/2021 22'04/2021

HORA FIN DE MUESTREO 15:18:00 15:18:00

MATRIZ FILTROS PM10ALT0 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LO LC Resultado 1 Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Deierminación de Peso PM-10 Alto 
Volumen EAl_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 132 ±

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 502.584 ± 33.088

Antimonio EAl_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.496 ± 0.4

Bario EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 26.381 ± 0.660

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.691 t 0.3

Boro EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.565 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,757.666 ± 137 883

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.575 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 048 3.337 48.633 ± 1.166

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.772 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.714 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19 837 ± 0.531

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 265.22 ± 13.26

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 992.16 ± 89.29

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.759 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,540.91 ± 77.05

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 29.877 ± 0.733

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 113.137 ± 3.189

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.484 ± 0.251

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.035 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 40.054 ± 4.807

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 435.27 t 63.36

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.86 ± 0.79

Silicio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 9,026.9 ± 270 8

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 17.434 ± 0.485

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.048 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 134.52 ± 16.14

SGS del Perú S.A.C Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 www.s^'pe ®

Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
IMgtetnN^-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

22/04/2021

15:25:00

23/04/2021

14:30:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

22/04/2021

15:25:00

23/04/2021

14:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EA1_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 147 ± 6

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 535.245 t 36.974

Antimonio EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 2.580 ± 0.47

Arsénico EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0 388 1.237 3.117 ± 0.468

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 31.303 ± 0.764

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.829 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0457 1.457 3.531 ± 0.416

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,654.764 ± 132.738

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.598 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 • 84.513 ± 2.189

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.312 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.198 ± 0 538

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 18.250 ± 0.501

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 281 05 ± 14.05

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,139.29 t 91.14

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.828 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2 39 7.60 1,419.95 t 22340

Manganeso EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 33.143 ± 0.803

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.956 i 0.492

Níquel EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.139 ± 0.205

Plata EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.840 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 57.764 ± 6.932

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 557.47 ± 10821

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 5.76 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,005.9 ± 240.2

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0763 <0 763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.377 ± 0.503

Vanado EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.542 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 211.17 ± 25.34

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 6 Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez 8a. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
¡¡•íUtro HTE - 002

INFORME DE ENSAYO
MA2111936 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 23/04/2021 23/04/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14;49;00 14:49:00

FECHA FIN DE MUESTREO 24/04/2021 24/04/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:49:00 13:49:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EA1_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 118 ± 5

Metales en PM 1Q Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 67.424 ± 1 669

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.864 ± 0.430

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 9.269 ± 0.339

Berilio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 3.738 ± 0.452

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 19.504 ± 0.524

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 2.680 ± 0.279

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 390.644 ± 31 252

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 3.036 ± 0.333

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 19-700 i 0.9

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 7.429 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0304 0967 2.772 ± 0.3

EstroTKio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 228 0.725 11 305 * 0.374

Fósforo EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 400.67 ± 20.03

Hierro EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 181.80 ± 16.36

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2-39 760 95.63 ± 2.56

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 14.490 i 0.47

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 0.8510 ± 0.16

Molibdeno EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.887 t 0.479

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.829 ± 0.301

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 2.392 ± 0.238

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 11.788 ± 1.415

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 295.71 ± 54.97

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM1Q ug/muestra 0.78 2.50 3.48 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 371.4 ± 33.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 2.622 ± 0.271

Titanio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 14.283 ± 0.427

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 604 1.923 2.553 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 51.21 ± 6.15

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
«•gUtre NTX - 002

INFORME DE ENSAYO
MA2111936 Rev. 0

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantrficación 
M8: Blanco del proceso. 
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso. 
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada. 
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
Dup/Rep %RPD; Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

ParamcíFO Unid.id LC /.IR OUP'REP %RPO LCS %Recoverv MS %Recoverv
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen mo/filtro 0% 112% F
Metales en PU 10 Alto Volumen I
Aluminio uo/muestra 3.036 <3.036 0% 98% 89%
Antimonio uglmuestra 1.625 <1.625 1% 93% 98%
Arsénico ug/muestra 1.237 <1.237 1% 105% 107%
Baño urVmuestra 1.058 <1.056 0% 108% 102%
Berilio ur^muestra 0770 <0 770 0% 89% 96%
Bismuto uotmuestra 1.321 <1 321 1% 102% 104%
Boro m^uestra 1.506 <1.506 1% 109% 91%
Cadmio u<ymuestra 1 457 <1.457 1% 98% 103%
Calcio ug/muestra 37.294 <37.294 1* 106% 105%
Cobalto ug/muestra 0.403 <0 403 2% 88% 92%
Cobre ug/muestra 3.337 <3337 1% 93% 93%
Cromo ug/muestra 1 586 <1.586 0% 98% 106%
Estaóo ug/muestra 0.967 <0.967 1% 93% 103%
Estroncio ug/muestra 0.725 <0.725 0% 108% 100%
Fósforo ug/muestra 8.70 <8 70 1% 110% 90%
Hierro ug/muestra 563 <563 1% 102% 96%
Litio ug/muestra 0.449 <0.449 2% 98% 103%
Maqnesio ug/muestra 7.60 <7.60 0% 99% 100%
Manganeso ucVmuestra 1.431 <1 431 1% 110% 98%
Mercuno ug/muestra 0.4960 <0.4960 0% 112% 94%
Mdibdeno ug/muestra 1 264 <1 264 1% 95% 97%
Níquel ug/muestra 1 411 <1 411 1% 97% 108%
Plata ug/muestra 0.576 <0.576 0% 100% 91%
Plomo uo/muestra 3 253 <3.253 2% 105% 109%
Potasio ug/muestra 24.11 <24 11 0% 94% 98%
Setenio ug/muestra 2.50 <2.50 0* 110% 105%
Silicio uo/muestra 1524 5 <1524 5 2% 94% 94%
Sodio uo/muestra 4.6 <46 1* 106% 100%
Talio ug/muestra 0.763 <0.763 0% 105% 93%
Titanio ug/muestra 1.138 <1.138 1% 95% 106%
Vanadio uo/muestra 1 923 <1 923 0% 94% 100%
Zinc ug/muestra 4.11 <4.11 1% 98% 95%
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2111936 Rev. 0

MetrtKrelTLE.OOZ

DA - Perú

Acreditado

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
___________Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 

Peso: Filtros PM10 
Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999: Determination Of Metals inAmbient 
Parliculate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por le Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página hltD:/Zwww sQs.oe/es-ES/Teims-and- 
Condilions.asDx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2111936 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

Matriz; FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
DeterminadOT de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexion/ 3000

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

OC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

SGS del Perú S.A.C
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^.pe
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E DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2111936

Matriz: AIRE
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca código Utilidad Nro. De Informe / 
Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 May-21
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Material de Referencia /

Material Volumétrico Marca Código utilidad Nro. De Informe / 
Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis P2-MEB687796 May-21
Determinación de Peso: Filü’os 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Parque industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2115867 Rev. 1

NXE > 002

DA-Perú 
LabWTUxiQ SMcya 
Acreditado

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/18^347667-085

PROCEDENCIA: Ventanilla y Mi Perú - Constitucional del Callao - Lima

Fecha de Recepción SGS : 01-06-2021

Fecha de Ejecución : Del 01-06-2021 al 10-06-2021

Maestreo Realizado Por ; CLIENTE

Cadena de custodia: C.A.N° 0005-5-2021^11 / RS N® 513-2021

"Este informe cancela y reemplaza al Informe No. MA2115867 con fecha 07-06-21 emitida por SGS del Perú"
Rev.l. Corrección de resultados de metales

Estación de Muestreo / Código de filtro

CA-VMP-8 
CA-VMP-9

Emitido por SGSael Perú S.A.C.
Impreso el ^06/2021

Este informe de ensayo, al estar e

ro Quispe

C?Q.P.10B3

Frank . Julcam }i

Coordinador Laboratorio

I marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento

multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"
Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275

SGS del Perú S.A.C.

Jr. Arnaido Márquez

Callao 1 
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

INACAL
DA - Perú
* li <1 iMiirki 
Acreditado

MA2115867 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

25/05/2021

11:48:00

26/05/2021

11:18:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-8

25/05/2021

11:48:00

26/05/2021

11:18:00

AIRE

AIRE
Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 135 ± 5

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 459.747 ± 28.315

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 14.536 ± 2.180

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 13.099 ± 0.406

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.358 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 7.038 ± 0.302

Calcio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,407.335 ± 70.367

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.575 ± 0.1

Cobre EAI_ÉPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 294.975 ± 13.374

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.899 ± 0.482

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.071 ± 0-514

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 14.053 ± 0.423

Fósforo EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 273 8 70 55.05 ± 5.51

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 905.94 ± 81.53

Litio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,223.44 ± 168.47

Manganeso EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 25.587 ± 0.644

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 90.666 ± 2.390

Níquel EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.416 ± 0.396

Plata EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,209.582 ± 90.719

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 164.83 ± 28.35

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-78 2.50 5.60 ± Q13

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,104.5 ± 183.1

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 12.086 ± 0.388

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.267 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 90.45 ± 10.85
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INACALSGS LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO
Regiere M*L£ > 002

DA- Perú

Acreditado

MA2115867 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

26A)5/2021

11:51:00

27/05«021

11:21:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

26/05/2021

11:51:00

27/05/2021

11:21:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± lr>certidumbre Resultado ± Incertidumbre
Anaiisis Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 198 ± 8

Metales en PM 10 Alto Volwnen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-953 3.036 450.938 ± 27.379

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-510 1 625 <1.625

Aj-sánico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 5.359 ± 0.804

Gario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 17.767 ± 0.491

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.244 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.508 ± 0.600

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1.688.855 ± 64.443

Cobalto £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-127 0.403 0.736 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 307.142 ± 14.292

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.037 ± 0508

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.784 ± 0.658

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 12.006 ± 0.387

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 7915 ± 7.92

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.125.70 ± 90.06

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 790.30 ± 74.66

Manga neso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 33.615 ± 0.814

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 04960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.397 1,264 40.296 ± 0.965

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.302 ± 0-273

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 608.845 ± 45.663

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 159.42 ± 27.25

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 6.27 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 3,038.1 ± 151.9

Tallo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.239 0-763 <0.763

Titanio EAI_EPAiO3_S_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 13.927 ± 0.421

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.451 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 111.63 ± 13.40
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2115867 Rev. 1

S*gi«ro(rLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

11:37:00

28/05/2021

10:57:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-8

27/05/2021

11:37:00

28/05/2021

10:57:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incerlidumbre Resultado ± Incerlidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PMÍO mg/filtro 1 5 124 ± 5

Metales en PM10 Alto Volumen I

Aluminio EA!_EPAIO3_5_PM1C ug/muestra 0.953 3.036 274.574 ± 11.902

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM1C ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.197 ± 0.480

Bario EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 13.421 ± 0.412

Berilio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.944 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.335 ± 0.382

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,139.823 ± 56.991

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.414 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 216.039 ± 8141

Cromo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.728 ± 047

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.128 ± 0.348

Estroncio EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 8.763 ± 0.331

Fósforo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 54.48 ± 5.45

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 697 12 ± 62.74

Litio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 630.98 ± 49.59

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 23.840 ± 0.609

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 24.219 ± 0.617

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.807 ± 0.465

Plata EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 304.462 ± 36.536

Potasio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 122.19 ± 19.68

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.69 ± 0.79

Silioo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,091.6 ± 154.6

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 9.534 ± 0.344

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.589 ± 0.617

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 106.46 ± 12.78

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t 1511) 517 1900 www.sg^.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr, Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2115867 Rev. 1

RegiíTw HXE - 002

DA - Perú
Itftantoae 4« SsMyQ 
Acreditado

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

11:34:00

29/05/2021

10:54:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-8

28/05/2021

11:34:00

29/05/2021

10:54:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Ar-aiisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 118 ± 5

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 305.440 t 14162

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4761 ± 0.714

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 28.163 ± 0.697

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 3.439 ± 0.400

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 1.840 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.819 ± 0.282

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,219.357 ± 60.968

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.598 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 488.152 ± 31.439

Cromo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.566 8.338 ± 0.47

Estaño EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 7.475 ± 0.309

Estroncio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.005 ± 0.352

Fósforo EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 91.39 ± 9.14

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 807.84 ± 72.71

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 60867 ± 46.49

Manganeso EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 25.541 ± 0.643

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 86.480 ± 2.252

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0443 1.411 6.245 ± 0.289

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 483.195 ± 57.984

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 138.82 ± 23.06

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 8.80 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EALEPAiO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 2,669.9 ± 133.5

Taiio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 10.546 ± 0.361

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.416 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 158.87 ± 19.06
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO
Reglnre ITLE - 002

MA2115867 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

29/05/2021

11:12:00

30ra5/2021

10:4200
FILTROS PM10/M-TO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-8

29/05/2021

11:12:00

3CV05/2021

10:42:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incerlidumbre Resultado ± Incerlidumbre
Anahsis Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/fiHro 3 115 ± 5

MeiaesenPM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 265.880 ± 11.300

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.244 ± 0037

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 16.296 ± 0464

Berilio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4140 t 0.527

Cadmio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.726 ± 0450

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1.192.665 ± 59 633

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 <0.403

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 369.127 ± 19.426

Cromo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.599 ± 047

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 <0.967

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 6.762 ± 0.297

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 248.14 i 12.41

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 6.63 578.22 ± 52.04

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0-449 0.483 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2-39 7.60 585.64 ± 43.39

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 17.641 ± 0.489

Mercurio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6.750 ± 0 3

Níquel EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.025 ± 0.332

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 336.248 ± 40.350

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 367.13 ± 69.50

Selenio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.6 4.6 3,935.9 ± 196.8

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0 763

Titanio EAl_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1 138 9.717 ± 0.347

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.278 ± 06

Zirtc EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 1-29 4.11 102.60 ± 12.31

SGS del Perú S A.C. Av. Etmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2115867 Rev. 1

ItegtRre NTE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

30«)5/2021

12:3500

31/05^021

11:55:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

30/05/2021

12:35:00

31/05/2021 

11:65:00

AIRE

AIRE
Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM  10 mg/filtro 3 126 ± 5

I Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 340.538 ± 16.963

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6655 ± 0.833

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 20.872 ± 0.551

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.208 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.657 ± 0 438

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,449.897 ± 72.495

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.529 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3 337 477.181 ± 30.213

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5 428 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 <0.967

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 8.349 ± 0.324

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 346.46 ± 17.32

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 726.23 ± 65 36

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.506 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 61480 ± 47.33

Manganeso EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 21.919 ± 0.571

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 04960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 9.062 ± 0.336

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4 428 ± 0.584

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 407.755 ± 48.931

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 439.48 ± 8421

Selenio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.66 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,747.6 ± 187.4

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 13.582 ± 0.415

Vanado EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1 923 3.140 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 207.44 ± 24.89

Av- Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
DA - Perú

Acreditado

üe^iMro M*LE«002

INFORME DE ENSAYO 
MA2115867 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 26/05/2021 26/05/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:25:00 13:25:00

FECHA FIN DE MUESTREO 27/05/2021 27/06/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

12;55:Cn
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

12:65:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EA!_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro - 3 210 ± 8

Metales en PM 10 Alto Volumei

Aluminio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/mueslra 0.953 3.036 652.257 ± 52.648

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.450 ± 0.518

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 17.491 ± 0486

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0 770

Bismuto EA!_EPAIO3_S_PM10 ug/mueslra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.680 ± 047

Cadmio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 2.185 ± 0.211

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,638.289 ± 181.915

Cobalto EAl_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.759 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 445.717 ± 26.831

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5.026 ± 0.47

Estaño EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 <0.967

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.192 ± 0.462

Fósforo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 135.25 ± 6.76

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,395.42 ± 111.63

Litio EAI_ePA103_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,223.55 ± 168.50

Manganeso eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 40.008 ± 0.958

Mercurio EAI_EPAIO3_5^PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PMf 0 ug/muestra 0.397 1.264 30.061 ± 0.737

Níquel EALEPAI03_5_PM10 ug/mueslra 0.443 1.411 5.141 ± 0.271

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0 576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 151.857 ± 18.223

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 161.91 ± 27.76

Setenio EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.86 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524 5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,221.4 ± 161.1

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 22.000 ± 0.673

Vanadio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.934 ± 0.691

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 105.24 ± 12.63

SGS del Perú S.A.C
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
BegUtro irte-002

DA - Perú

Acredhedo

INFORME DE ENSAYO 
MA2115867 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

27/05/2021

13:17:00

28rt)5/2021

12:37:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

27/05/2021

13:17:00

28/05/2021

12:37:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Anaiisia Generales j

Delerminaaón de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mgffiltro 127 ± 6

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 329.153 ± 16.027

Antimonio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.610 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1 237 2.622 ± 0.4

Bario EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 14.364 ± 0.429

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0 770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.001 ± 0.47

Cadmio EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2415 ± 0242

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 2,357.972 ± 117.899

Cobalto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.483 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 348 266 t 17.612

Cromo EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 8.338 ± Q.A.7

Estaño £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1633 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.201 ± 0.373

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 2.73 8.70 62.25 ± 6.23

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 6.63 833.37 ± 75.00

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-141 0.449 <0.449

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 852.54 ± 85.83

Manganeso EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0-449 1.431 28256 t 0.699

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 04960 <04960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 14.214 ± 0 426

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.945 ± 0.490

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 269.916 ± 32.390

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 136.61 ± 22 61

Selenio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.35 ± 0 79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.6 4.6 2,773.1 ± 138.7

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 13.720 ± 0.417

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4474 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 103.24 ± 12.39

S6S del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnafdo Márquez Ba. San Antonio
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2115867 Rev. 1

tleglMre M-LC - 002

DA - Perú

Acreditada

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

28/05/2021

13:00:00

29rt)5C021

12:20:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-9

28fl35/2021

13:00:00

29XJ5/2021

12:20:00

AIRE

AIRE
Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incerlidumbre Resultado ± Incerlidumbre
Anohs.s Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 227 ± 9

Metales en PM 10 MtoVohxnen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3036 1,079.896 ± 86.392

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1 237 5566 ± 0.835

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 32.901 ± 0.798

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.300 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 4.600 ± 0.619

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 16,316 809 ± 815841

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.242 ± 0.102

Cobre EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1 048 3 337 590.180 ± 43.992

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 8.982 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 5.175 ± 03

Estroncio EAI_ÉPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 45.770 ± 1.095

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 199.93 ± 1000

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,053.29 ± 102.66

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.713 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 3,214.66 ± 160.73

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 69.472 ± 1.728

Mercuno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 61.824 ± 1.512

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.877 ± 0.283

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.131 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 379.212 ± 45.506

Potasio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 277.41 ± 51.25

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 7.46 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,578.8

Sodio EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 2,9758 ± 148.8

Talio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 45 368 ± 1.085

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.567 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 165.01 ± 19.80

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www/gs.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 6 Pe.servicios@sgs.coin
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2115867 Rev. 1

RagiMio N1X - 902

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

29^5/2021

12:38:00

30/05/2021

11:58:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

29/05/2021

12:38:00

30/05/2021

11:58:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± lf>certidumbre Resultado ± Incertídumbre

Anal í s Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 128 ± 5

iMetalesenPM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 290.467 ± 13.042

Antimorrio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.105 ± 0.466

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 10.155 ± 0.354

Benlio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 ono <0770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 2 599 ± 0 47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.001 ± 0.187

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1.964 695 ± 98 235

Cobalto £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 <0,403

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3337 373727 ± 19838

Cromo EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.784 ± 0.47

Estaño EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 <0.967

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.258 ± 0356

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 114.44 ± ^12

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 625.36 ± 56 28

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0 449

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 731.72 ± 64.85

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 19.884 ± 0.532

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Moiibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 8.303 ± 0.323

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.864 ± 0.307

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 122.510 ± 14.701

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 147.95 ± 24.92

Selenio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2 50

Silicio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1624.5 <1524 5

Sodio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4 6 3.0585 ± 152.9

Talio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.357 1 138 12.616 ± 0.397

Vareadlo EAI_EPAIO3_5_PM'0 ug/muestra 0.604 1.923 3,071 ± 0.6

Zinc eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 70.00 ± 8.40

Notas;
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
La incertídumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

SGS del Pe . S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^s.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t 1054) 213 506 a Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t 1076) 366 092
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2115867 Rev. 1

Raglon tTLE • 002

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite efe cuantrficación 
MB; Blanco del proceso.
LCS %Recovery; Porcenta,e de recuperación del patrón de proceso
MS %Recovery: Porcent^e de recuperación de la muestra adicionada
USD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada.
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio

1 Paramcko Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS ’ARecoverv MS ’ARecoverv
Determinaaón de Peso: PM-10 Alto Volumen mo/filtro 3 <3
Metales en PU 10 Alto Volumen |
Aluminio uo/muestra 3.036 <3.036 e,% 97% 107%
Antimonio uq/muestra 1 625 <1.625 93% 96%
Arsénico uq/muestra 1 237 <1.237 0% 102% 101%
Bario uq/muestra 1.050 <1.058 2% 107% 107%
Berilio uq/muestra 0770 <0 IIQ 0% 87% 89%
Bismuto uq/muestra 1.321 <1.321 0% 96% 95%
Boro uq/muestra 1.506 <1-506 1% 100% 102%
Cadmio uq/muestra 1.457 <1 457 6% 96% 91%
Caloo uq/muestra 37.294 <37 294 2% 105% 98%
Cobalto uq/muestra 0.403 <0.403 0% 101% 89%
Cotxe uq/muestra 3.337 <3.337 1% 97% 105%
Cromo uq/muestra 1.566 <1.586 4% 98% 98%
EstaAo uq/muestra 0.967 <0.967 3* 99% 107%
Estroncio uq/muestra 0.725 <0.725 0% 102% 96%
Fósforo uq/muestra 870 <8.70 2% 102% 88%
Hierro uq/muestra 5.63 <5.63 5% 96% 90%
Litio uq/muestra 0.449 <0.449 0% 99% 102%
Maonesio uq/muestra 7.60 <7.60 1% 98% 93%
Maneja ne SO uq/muestra 1.431 <1.431 3% 93% 109%
Mercurio uq/muestra 0.4960 <04960 0% 98% 105%
Molibdeno uq/muestra 1.264 <1.264 0% 107% 111%
Níquel uq/muestra 1.411 <1.411 3% 104% 94%
Plata uq/muestra 0.576 <0.576 0% 98% 96%
Plomo uq/muestra 3 253 <3253 0% 101% 93%
Potasio uq/muestra 24.11 <24.11 4% 96% 109%
Selenio uq/muestra 250 <250 0% 86% 94%
Siiicx) uq/inuestra 1524 5 <15245 6% 92% 97%
Sodio uq/muestra 4.6 <4-6 1% 104% 89%
Tallo uq/muestra 0.763 <0.763 0% 103% 90%
Titanio uq/muestra 1.138 <1.138 1% 96% 110%
Vanadio uq/muestra 1.923 <1.923 10% 94% 91%
Zinc uq/muestra 4.11 <4 11 5% 103% 108%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO
RegMro HXE - 002

MA2115867 Rev. 1

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 

Peso: Filtros PM10 
Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAi_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS) (Validado)

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC”

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httc://www.SQS pe/es-ESfTefms-and- 
Conditions asox Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones oviles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autonzación escrita de SGS de Perú S.AC.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para !a(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015

SGS Perú S A.C. Av, Eimer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Parque Industriaf 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2115867 Rev. 1

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metates en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis OC00180/2020 Jui-21
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analítica para 
pesado de filtros SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

Matriz: FILTROS PM 10 ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Cei tincado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 3000 MA-177-T Análisis DC00180/2020 Jul-21
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analítica para 
pesado de filtros SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

SGS de! Perú S.A.C Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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fe DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO 

MA2115867

Matriz; AIRE
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca código Utilidad Nro. De Informe / 
Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Oeterminación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico

Marca Código Utilidad Nro. De Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

SGS del Perú S A.C. Av. Elmer Fauceít 3348
Ernesto Gunther 215 
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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scg
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115869 Rev. O

INACAL

DA- Perú

AeredltAdo

R«givtr9 triE - 002

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRG, 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-086

PROCEDENCIA: Ventanilla y Mi Perú - Constitucional del Callao - Lima

Fecha de Recepción SGS

Fecha de Ejecución

Muestreo Realizado Por

Cadena de custodia

01-06-2021

Del 01-06-2021 al 07-06-2021

CUENTE

C.A. N®0005-5-2021-411 / RS N®: 513-2021

Estación de Muestreo / Código de filtro

CA-VMP-9

CA-VMP-10

Emitido por SGS. ̂el Perú S.A.C.

Impreso el 0//| 6/2021

Frank M. Jufcamóro Quispe

cXf-iops
Coordinador m Laboratorio

"Este informe de ensayo, al estar en et marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento

multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e IIAC,
mTiSGS .|p| ro;., S A C mer Faucett 3348 Callao 1 Callao

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

t (511) 517 1900 www.sos^e
Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.se
Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



sgs^
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115869 Rev. O

INACAL

DA-Perú

l)«gi«ra (TU-ex»

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 3(V05/2021 30/05C021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:59:00 12:59:00

FECHA FIN DE MUESTREO 31/05/2021 31/05/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

12:24:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

12:24:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia 1  Unidad 1 LD 11  t-C Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 10 AltoVolum«i

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 238 280 ± 9.489

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.726 ± 0.559

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 11.972 ± 0.386

Berilio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.679 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.289 ± 0.374

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,279.502 ± 63 975

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 <0.403

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 048 3 337 407.961 ± 23.033

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5.095 ± 0.47

Estaño EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra D.304 0.967 <0.967

Estroncio EALEPAI03_6_PM10 ug/muestra 0228 0.725 8 349 ± 0.324

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 135.27 ± 6.76

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 579.31 ± 52.14

Litio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio E/V_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 658.49 ± 53 56

Manganeso EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 18.819 ± 0.507

Mercurio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 6 763 ± 0.331

Níquel EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3 393 ± 0 392

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 98.406 ± 11 809

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 122.95 ± 19.83

Selenio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.20 ± 0.79

Silicio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 2.933.8 t 146.7

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 10.155 ± 0.354

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 2.588 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 135.07 ± 16.21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gtjnther 275

Jr. Amaldo Márquet

loa 2 de 12Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.^
Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Mienibro del Grupo SGS



SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115869 Rev. O

INACAL

8«SÍKn>irLE-002

DENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO 14;59;00 14:59:00

26/05/2021FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO 14:29:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

14:29:00

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE

Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Jeterminación de Peso: PM-lOAlto

Volumen
EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/fittro 127

Metales en PM ' O A::o Volurren

Aluminio £ALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 318.780 ± 15.197

Antimonio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-388 1.237 2 852 ± 0.428

Bario EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 13.145 ± 0.407

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.070 ± 0.47

Cadmio CAI CPAI03 S PM10 ug/muestra 0.457 1 457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1.051.180 ± 52.559

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.414 ± 0.1

Cc^xe EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 22287 ± 0.9

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2 956 ± 0.47

Estaco EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 <0.967

Estroncio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.726 10.327 ± 0.357

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8-70 51.35 ± 5.14

Hierro E/U_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 666.55 ± 59 99

Litio EAI EPAI03 5 PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 941.30 ± 103.10

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 21.471 ± 0.562

Mercurio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibder» EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 79 695 ± 2.036

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.289 ± 0.224

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 40 193 ± 4.823

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 164.12 ± 2821

Selenio EAl_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.04 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4.893.4 ± 244.7

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titartio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 10.799 ± 0.366

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.186 ± 0.6

Zinc EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 73.63 ± 8.84

SGS del Perú S.A.C,
Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. /^aldo Márquez

Callao 1 Callao t (511) 517 1900
Parque Industrial /Uequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



^GS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115869 Rev. O

INACAL

DA-Peni

AcradItAdo

ti«gtttreirLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO CCMKip

CA-VMP-10

%/05/2021

15:06:00

27/05/2021

14:30:00

FILTROS PM10ALT0

VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-10

26/05«021

15:06:00

27/05/2021

14:3000

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad | LD | LC Resultado ± Incertidumbre Resultado! Incertidumbre

An-íhíis Generales

EALNTP90030_UG_PM10 mgffittro 1 3 181 ± 7

Mei2!es fi'-. PM 1C A :o Vciürreii

AJuminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 330 257 ± 16.117

Antimonio EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0-610 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.162 ± 04

Bario EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058
>

15.675 ± 0.453

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.128 ± 047

Cadmio EALEPAI03^5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 996.096 ± 79.688

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0483 ± 01

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3,337 16.422 ± 0.9

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 3.278 ± 047

Estado EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 <0.967

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 8.027 ± 0.318

Fósforo EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 53.23 ± 5.32

Hierro EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 736.66 ± 66.30

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 612.56 ± 47-02

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 23.172 t 0.596

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 45.241 ± 1.082

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 4.037 ± 0.508

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 29.061 ± 3.487

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 130.03 ± 21.27

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.52 ± 079

Silicio EA1^EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 2,614.1 ± 130.7

Tallo EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 10.868 ± 0.367

Vanadio EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.761 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 94.84 ± 11.38

SGS del Perú S.A.C.
Av. Eimer Faucett 3348

Ernesto Guntder 275

Jr. Amaído Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao t(511) 517 1900 "
Arequipa t (054) 213 506 e Pe,servicios@sgs.com
Cajamarca t (078) 366 092

Mianbro del Grupo SGS



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115869 Rev. O

INACAL

HagiKre ITLE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO j rf f

27/05/2021

14:50;00

28/06/2021

14:20:00

FILTROS PM10/V.TO

VOLUMEN

AIRE

27/05/2021

14:50.00

28/05/2021

14:20:00

AIRE

AIRE

Parámetro Unidad | LD I1  LC I  Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

A'-ialiSis Gen.;-ra'0'-.

Det^minadón de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales er. PM i C Ait? Vci^rren

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 276.322 ± 1^2^
AntIrrKxtIo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1 625 1
Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2 162 ± 0.4

Bario EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 16 605 ± 0.451

Barilio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EALEPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1  2.415 ± 0.47 1
Cadmio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 ; <1.467 1
Calcio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37,294 1,023.351 ± 51.168 1
Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 I  <0.403 1
Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 28 083 ± 0.9

Cromo EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.566 6.544 ± 0.47

Estaño EAÍ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 304 0.967 <0.967

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 6.418 ± 0.325

Fósforo EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 49.00 ± 4.90

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 696.36 ± 62.67

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449 I

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 '  7.60 691.31 ± 58.49

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 23,403 ± 0.600

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 I  <0.4960 1
Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6.474 ± 0.3

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4 497 ± 0.598

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 1
PlOÍT» EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 26.439 ± 3.173

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 132.28 ± 21.73

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 356 ± 0.79

Silióo 1 EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524,5 1
Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3.408-2 ± 170.4 I
Talio £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 1
Tit^ik) £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 10 546 ± 0.361

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5 463 ± 0.6

ZirK EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 103.99 ± 12.48

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

Callao 1 Callao t (511) 517 1900
Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



_SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115869 Rev. O

INACAL

DA-Peni

Aagtatre »rLE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTRE© 28/05/2021 28/05Í2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:40:00 14:40:00

FECHA FIN DE MUESTREO 29/05/2021 29rtJ5/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO C<»«3

13:50:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

13:50:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad | LD 11  LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Genoraics

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metales en PM 1Q A'to Vciun-en

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro

Alimiinio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.963 3.036 197.846 ± 7111 1
/Vitimonio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.626

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0388 1.237 2.346 ± 0.4

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 12 800 ± 0.401

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1 457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 857.176 ± 68.574

Cobalto EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 <0.403

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 22 862 t 0.9

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.565 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 <0.967

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra ! 0.228 0.725 6.808 ± 0.298

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 70.58 ± 7.06

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 573.26 ± 51.59

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 513.68 ± 34.38

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 17.883 ± 0.494

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 I  <0.4960 1
Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 74.681 ± 1.883

Niquel EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.443
1

1.411 2.772 ± 0.293

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.676 <0 576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 29.314 ± 3.518

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 116.00 ± 18.42

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 6.01 ± 0.79

Silicio EAÍ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 2.543.1 ± 127.2

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 7.740 ± 0.313

Vanadio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 2.772 ± 0.6

Zinc EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 112.57 ± 13.51

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275
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SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115869 Rev. O

INACAL

ll«gl«reirLE-0O2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 29ma2021 29/05/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:06:00 14:06:00

FECHA FIN DE MUESTREO 30/05/2021 30/05/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

13:27:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

13:27:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Refererxüa | Unidad | LD 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± íncertidumbre

Análisis Gnniraiss

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen

Metaies e - PM 'C A'tc Ve

EAI NTP90030 UG PM10 mgffiltro

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 155.227 ±

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1 625 1
Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1 237 2.208 ± 0.4

Bario EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 8.797 ± 0.331

Berilio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra | 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1  2.507 ± 0.47 1
Cadmio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.4S7 1.457 1  <1.457 1
Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1  628.027 ± 50.242 1
Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1  <0.403 1
Cot>re EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 15.663 ± 0.9

Cromo EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.566 1.852 ± 0-47

EstaAo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1  <0.967
Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 6.762 ± 0.297

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 60.78 ± 6.08

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 j 346.87 ± 31.22

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 I  <0.449 1
Magrtesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 691.22 ± 58.47

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-449 1 431 15.422 ± 0.47

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 1  <0.4960 1
Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 2.461 ± 0.3

Ñique! EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.991 ± 0.499

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 14.341 ± 1.721

Potasio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 122.30 ± 19.70

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio ¡ EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 46
1

4,106.6 ± 205 3 1

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0763 I

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 1  ug/muestra 0.357 1.138 6.038 ± 0.3

Vanadio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3 623 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 60.95 ± 9.71

SGS del Perú S.A.C. Av. Eimsf Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

Callao 1 Callao t (511) 517 1900 "
Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115869 Rev. O

NACAL

DA-Paru

Rajlami iru - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTOEO - - v

FECHA FIN DE MUESTREO ^

HORA FIN DE MUESTREO 1 "

PRODUCTO DESCRITO GOMO ^

CA-VMP-10

30/05/2021

13:43:00

31/06/2021

13:03:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-10

30/050021

13:43:00

31/05/2021

13:03:00

AIRE

AIRE

Parámetro j Referencia j Unidad | LD j LC Resultado ± incertidumbre Resultado! incertidumbre

í'S Genéraíes

Determinación de Peso: PM-10 Mto

Volumen

Aluminio

EAI_NTP90030_UG_PM10

EAi_EPAi03_5_PM10

mg/fiitro

ug/muesira

1

0.953

3

3.036

110 ± 4

214.958 ± 8.078

Antimonio EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1 237 2.990 ± 0.449

Bario EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 13.444 ± 0.412

Berilio EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAi_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.909 ± 0.47

Cadmio EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.467 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 964.241 ± 77.139

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 <0.403

Cobre EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 17.250 ± 0.9

Cromo EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.613 ± 0.47

EslafV) EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 <0.967

Estroncio EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 8.464 ± 0.326

Fósforo EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 89.62 ± 8.96

Hierro EALEPAiO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 461.94 ± 41.57

Litio EAi_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAi_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 701.38 t 60.05

Manganeso EAi_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 12.501 ± 0.47

Mercurio EAi_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Moiibdeno EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6.555 ± 0.3

Níquel EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0 443 1.411 1.852 ± 0.169

Plata EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAi_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 27.887 ± 3.347

Potasio EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 149.53 ± 25.24

Setenio EAi EPAÍ03 5 PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.43 ± 0.79

Silicio EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.6

Sodio EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 3,761.4 ± 188.1

Talio EAi_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763
1  II —III ■ .

<0.763

Titanio EAi_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 9.028 ± 0.335

Vanadio EAi_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 2.496 ± 0.6

Zinc EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 126.74 ± 15.21

Notas:

£1 reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de ios artáiisis solidtados.
La Incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de conñanza aproximada ai 95%

SGS del Perú S.A.C Av. Elmer Faucett 3348
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sgs
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115869 Rev. O

INACAL

lto9MtreirLe-002

CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantíTicación

MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso
MS %Recovery: Percentaje de recuperación de la muestra adicionada
MSD %RPD: Diferencia Pwcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS "/oRecovery MS %Recovery
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen mo/filtro 3 <3 0% 96% 1
Metales en PM 10 Alio Volumen

Aluminio uQ/muestra 3.036 <3.036 8% 97% 107%

Antimonio uo/muestra 1 625 <1 625 8% 93% 96%

Arsénico uo/muestra 1.237 <1.237 0% 102% 101%

Bario uo/muestra 1.058 <1.058 2% 107% 107%

Berilio uo/muestra 0.770 <0.770 0% 87% 89%

Bismuto uo/muestra 1.321 <1.321 0% 96% 95%

Boro I uo/muestra 1.506 <1.506 1% 100% 102%

Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 6% 96% 91%

Calcio uoMtuestra 37.294 <37.294 2% 105% 98%

Cobalto uo/muestra 0.403 <0.403 0% 101% 89%

Cobre uo/muestra 3.337 <3.337 1% 97% 105%

Cromo uo/muestra 1.586 <1.586 4% 98% 96%

Estaño uo/muestra 0.967 <0.967 3% 99% 107%

EstrorKio uo/muestra 0.725 <0.725 0% 102% 96%

Fósforo uo/muestra 8 70 <8.70 2% 102% 88%

Hierro uo/muestra 5.63 <5.63 5% 96% 90%

Litio uo/muestra 0.449 <0.449 0% 99% 102%

Maonesio uo/muestra 7.60 <7.60 1% 98% 93%

Mam^teso uo/muestra 1.431 <1.431 3% 93% 109%

Mercurio uo/muestra 0.4960 <0 4960 0% 98% 105%

Molibdeno uo/muestra 1.264 <1.264 0% 107% 111%

Niauel üo/muestra 1.411 <1.411 3% 104% 94%

Plata uo/muestra 0.576 <0.576 0% 98% 98%

Plomo uo/muestra 3.253 <3.253 0% 101% 93%

Potasio uo/nuiestra 24.11 <24.11 4% 96% 109%

Setenio uo/muestra 2.50 <2.50 0% 88% 94%

Silitao uo/muesva 1524.5 <1524.5 6% 92% 97%

Sodio uo/muestra 4.6 <4.6 1% 104% 89%

Tallo uo/muestra 0.763 <0.763 0% 103% 90%

Titanio uo/muestra 1.138 <1.138 1% 96% 110%

Vanadio uo/rruestra 1.923 <1.923 10% 94% 91%

Zinc uo/muestra 4.11 <4.11 5% 103% 108%
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SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115869 Rev. O

INACAL

I(aglttretrLE-002

REFERENCIAS DE METODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao

Determinación de

Peso: Filtros PM10

Alto Volumen j

NTP900,030:2018, MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire.

Método de referencia para la determinación de material particulado respirabie
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye
muestreo. 2020 (VALIOADO-apIlcado fuera del alcance).

EAI_EPAI03_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto

Volumen '

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient
Particulate matter usíng inductively Coupled Piasma/mass spectroscopy
(ICP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento

multilateral/mutuo de ios miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus CorKjíciones Generales de Servioo, que pueden encontrarse en la página http:/Avww.SQs.De/es-ES/Terms-and-

Condltions asox Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaaones y jurisdicción definidas en dichcis Condiciones

Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido consttuye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida

la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Penú S.A.C.

Los resultados del Informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015

SGS del Perú S.A.C.
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SGg REPORTE DE EQUIPOS

MA2115869 Rev. O

Matriz: AIRE

Parámetros EauiDo Marca Códiqo Utilidad Nro. Certifícado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Vc^umen

Determinación de Peso; Rttros

PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS
Balanza Ar^alitica para
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTOFUUS

MA-177-T

MA-071-T

Artállsis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Equipo Marca Códiqo Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS
Balanza Analítica para
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21
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Av. Elmer Faucett 3348
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E DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMETRICO

MA2115869

Matriz: AIRE

Parámetros
Material de Referencia /

Material Volumétrico
Marca Código Utilidad

Nro. De Informe /
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg

Pesa Patrón de Ig

Mettier Toledo

Metíer Toledo

LCS

INO-291-P

MA-275-P

Análisis

Análisis

Análisis

S2-MEB701507

CCP-0289-088-20

PO-175-P

Feb-25

Ago-21

Dic-21

Matriz: FZLTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros
Material de Referencia /

Material Volumétrico
Marca Código utilidad

Nro. De Informe /

Certificado
Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg

Pesa Patrón de Ig

Mettier Toledo

Metier Toledo

LCS

INO-291-P

MA-275-P

Análisis

Análisis

/Viálisis

S2-MEB701507

CCP-0289-088-20

PO-175-P

Feb-25

Ago-21

Dic-21

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amatdo Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio
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Arequipa
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DOCUMENTO N' 16
/■>Ar%eMA r>E ^iie-r/^rMA nc Aipe

DATOS GENERALES

Nombrt o Ruán locial:

Persona de contacto;

Teléfono/Anexo:

Correo Electrónico:

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603,607,615 - Jesús María • Lima

Ulises García Chacón

ugarciachacon(S)gmail.com

Código de acción; O0D6-5-2021-411
Eapedient» de evaluación:

UBICACION

RS N*; 613-2021

Oistríto: Ventanilla y Mi Perú

Provincia; Constitucional del Callao

Departamento: Lima

DATOS DEL MUESTREO

^OIOO OE LABORATORIO CÓDIGO DEL PUNTO DE
HUESTREO

FECHA
(DCyUM/AA)

FECHA
(OOMM/AA)

pjwAmetros
(Marcar eon "X")

PÁGINA
2 de3

DATOS DEL ENVIO
Enviado por

Fecha; Hora:

Medio de Envío:

Aerolínea (Z3 Agencia CD
T. Privado 1 I
Otro

CODIGO DE FILTRO

PM„ PM,

cA-\nyiP-io 29/05/2021 SGS ( 'el Perú S.A.C

1 JUN. 20 [1

Dalci Center - EHS
DC

OBSERVACIONES GENERALES
PARAMETROS ME I hHfcULi

(Marcar eon "TT)

(1) Alto volumen. Humedad j j VeJocIdad/Diracción 1 I
■  ■ del Viento |
I  I Radiación l .JTemperatura

Presión CZD Precipitación CD

PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATOKORESPONSABLE 1

Ulises García Chacón

RESPONSABLES

Ornar Bravo Tirado

SUPERVISOR LIDER / JEFE DE EQUVO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS
SOLUCIONES CAPTADORAS

SI NO
Envases adecuadoe CD
Con Ice pack CD cd
Dentro del tiempo da conaervedón czr CD

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Feche de Recepción:

Hora de Recepción: j ^

Redbidopor n

OBSERVAaONES

PWP302
Versión: 00
Fecha; 29/12/2020



sgs
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115870 Rev. O

NACAL

R«gl>U9trLE'003

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRG. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-087

PROCEDENCIA: Ventanilla y Mi Perú - Constitucional del Callao - Lima

Fecha de Recepción SGS

Fecha de Ejecución

Maestreo Realizado Por

Cadena de custodia

01-06-2021

Del 01-06-2021 al 07-06-2021

CUEm^

C.A. N°0005-5-2021-411 / RS N®: 513-2021

Estación de Maestreo / Código de filtro

CA-VMP-9

Emitido por SC^ael Perú S.A.C.

Impreso el 37/06/2021

QuispeFrank MNJulcamo o

C.^. 103
Coordinador Laboratorio

J
"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAACelLACT, ^ ^ oo.n ^

;  TC^Imer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sas.p.e
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.serTOÍ8l(^^§^com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t 1076) 386 092

Miembro del Grupo SGS



sgs
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N^ LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115870 Rev. O

NACAL

DA - Peni

tl*9«roirLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTKA CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

25/05/2021

13:19:00

26/05C021

00:20:00

FILTROS PM10ALT0

VOLUMEN

AIRE

Parámetro 1  Referencia | Unidad | LD 11  LO Resultado ± Incertldumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen
EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filffo 1 3 86 t 3

Notas:

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.

Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
La Incertldumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

Callao t

Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao

Arequipa

la 2 de 6
t (511) 517 1900 WWW.5
t (054) 213 506 e Pe.servidos@sgs-com

(Dajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



sGg LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115870 Rev. O

CONTROL DE CALIDAD

NACAL

A«9tora>rLE-002

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP%RPO LCS %Recovery

LC: Limite de cuantificación

MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso
MS %Recovery; Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada
USD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada
Dup/Rep %RPD: Qifererxtia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio

I Dü'e^rrir.acion de Pe'jQ PM-iQ Alio Volumen mg/fillro

SGS de! Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio

tISII) 517 1900 www.sW®'"®®
t (054) 213 506 e Pe.serviclos@sgs.com

Callao

Arequipa
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro Grupo SGS



sgs
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2115870 Rev. O

INACAL

Kagtera N-LE - 002

REFERENCIAS DE METODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao

Determinación de

Peso: Filtros PM10

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire.

Método de referencia para la determinación de material particulado respirable
como FM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httD:/A*ww.sQS-oe/es-ES/Terms-and-

Conditions.asDx Son especialmente importantes las disposiciores sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones

Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C

Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestrajs) ensayada(s) y no del}en ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015

SGS del Perú S-A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldü Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao

Arequipa
Cajamarca

t (511)
t (054)
t (076)

517 1900

213 506 0 Pe.servicios@sgs.com
366 092

Miembro del Grupo SGS



SGS
REPORTE DE EQUIPOS

MA2115870 Rev. O

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Determinación de Peso: Filtros

PMlO Alto Volumen

Balanza Analítica para
pesado de ñltros

SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-OS19-082-20 Nov-21

SGS del Perú S.A.C.
Av. Eimer Faucett 3348

Erriesto Gunther 275

Jr. Amaído Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao

Arequipa
Cajamarca

t (511)
t (054)
t (076)

517 1900

213 506

366 092

5 de 6
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Miembro del Grupo SGS



E DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMETRICO

MA2115870

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros
Material de Referencia /
Material Volumétrico

Marca código Utilidad
Nro. De Informe /
Certificado

Caducidad

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de 200 mg MetÜer Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metier Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

SGS del Perú S.A.C
Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther Z75

Jr. Amaldo Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio

t (511) 517 1900 www.sg^pf ^ ^
t (054) 213 506 6 Pe.servicios@sgs-com

Callao

Arequipa
Cajamarca t (076) 368 092

Miembro del Grupo SGS



Oefa de ewwidfl DOCUMENTO N°16
r>Ar\e:MA nc /^iioTrntiA nc aipe

DATOS GENERALES

Nombre o Razón social:

Pereona de contacto:

TeMfono/Anexo;

Correo Electrónico;

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Av. Faustino Sánchez Cerrión N' 603,607,615 - Jesús Maria • Lima

Ulises Qarcla Chacón

uearciachaconiiiBmall.com

Código de acción; 0005-5-2021-411

Ezpedlertte de evatuación:

UBICACION

RS N*: 613-2021

Distrito: Ventanilla y Mí Perú

Provincia: Constituciortal del Callao

Departamento: Lima

pAoina
3 da 3

DATOS DEL ENVIO

Hora:

Enviado por

Facha;

Medio de Envío:

Aerolínea 1 I Agenda I I

T. Privado

Otro

C3

DATOS DEL MUESTREO

MUESTREO

CÓOHIO DE LABORATOiaO
CÓDIGO DEL PUNTO DE

MUESTREO
FECHA

(DUMM/AA)

FINM.

FECHA

(DOrHM/AA)

PARÁMETROS
(Marear oon

CODIGO DE RLTRO

2104S5

"SGÍ del Perj S.A.C

01 m. im

Rircn
-& Comer

IDO

PARAMETROS METEREOLOGICOS

(Marear con "X")OBSERVACIONES GENERALES

(1) Alto volumen. Humedad | | Velocidad/Dirección I I
I  del Viento , —.

Temperatura I_1 Radiación I.. I

Presión CD Precipitación CD

PARA SER LLENADO POR EL AREA DE INCEPCIÓN DEL LABORATORIOrssponsablFT

Ulises García Chacón
CONDICIONES DE RECEPOÓN DE MUESTRAS PARA LAS

SOLUCIONES CAPTADCMUS
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS OSSERVADXmES

RESPONSABLES
Fecha de Recepción:

Ornar Bravo Tirado

SUPBMSOR LIDER/JEFE DE EQUIPO

SI NO
Envasee adecuados | | | |

Con Ico pick I 1 I I

Dentro del tiempo de conservación I i I 1

Hora de Recepción: | ^ ̂  ̂

$■ /II

PM0302

Versión: 00

Fecha: 29/12/2020



Callao. 13 de julio 2021
Carta N'’ 0447/21-EHS

Srs.;
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615
Jesús María.-

Oefa
2021-E01-061098

-XOTIO?' 03 11-58

Atención : Paola Enríquez Lara
Dirección de Evaluación Ambiental

Asunto Subsanación de observaciones del informe de ensayo MA2118191

Referencia a) CARTA N’ 0766-2021-OEFA/OAD-UAB de fecha 09.07.2021
b) Carta N’ 392/21-EHS de fecha 30.06.2021

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de saludarla y con relación al documento de la referencia 
a), mediante el cual su representada notifica las observaciones realizadas al informe de ensayo 
MA2118191 referido al contrato N° 066-2020-OEFA, informe de ensayo remitido mediante documento de 
la referencia b), su representada solicita lo siguiente;

En la página 10 de 15, columna de resultados correspondiente a la estación CA-VMP-9 con fechas 
de maestreo del 18 al 19 de junio del 2021 y HORA FIN DE MUESTREO: Dice: 11:41:00 Debe 
decir: 10:51:00 (según cadena de custodia).

En tal sentido, se remite por adjunto el informe de ensayo Rev, 1. con la corrección correspondiente,

• MA2118191 (1 Original, 1 Segunda Original)

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial estima.

Atentamente,

Stefa
SGS Enviro 

SGS de

Moreno
mental Services.
Perú S.A.C.

SGS del Perú SA.C. Av, Elmer Fauceti 3348 Callao 1 
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


PERÚ Ministerio Organismo de Evaluación y I uab: Unidad de
del Ambiente Fiscalización Ambiental - OEFA I Abastecimiento

Visado digitalnienla por; 
MATUTE MORENO Encía 
Pollsl FAU 20521266769 Soft 
Caigo: Coordinadora da 
Ejecución Contradual 
mbvo: Soy ai autor del 
documento

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 anos de Independencia

2021-E01-56839
Jesús María, 9 de julio de 2021.

CARTA N’ 0766-2021-OEFA/OAD-UAB

Señores
CARLOS ALBERTO PUERTA CHU
JOSÉ ADRIÁN MANTILLA CASTILLO
Apoderados
SOS DEL PERÚ S.A.C.
EMAIL: danaes.nunez@sqs.com, penriquez@oefa.qob.pe. uab17@oefa.qob.pe
Av. Elmer Faucett N° 3348, urbanización Bocanegra.
Callao. -

Asunto Comunicación de observaciones a los Informes de ensayo del RS N°659- 
2021, y se otorga plazo para subsanación.

Referencia: a) Contrato N° 066-2020-OEFA
b) Memorando N° 323-2021-OEFA/DEAM
c) Informe N° 0080-2021-OEFA/DEAM-STEC
d) Acta de observaciones al RS 659-2021.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con relación al Contrato de la referencia a), para manifestarle que 
mediante los documentos de la referencia b), c), y d), la Dirección de Evaluación 
Ambiental, en su calidad de área usuaria, ha observado el Informe de Ensayo N° 
MA2118191 del RS N° 659-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Informe de ensayo MA2118191

En la página 10 de 15, columna de resultados correspondiente a la estación CA-VMP-9 
con fechas de muestreo del 18 al 19 de junio del 2021 y HORA FIN DE MUESTREO: 
Dice: 11:41:00 Debe decir 10:51:00 (según cadena de custodia)

En ese sentido, se otorga un plazo de tres (3) días calendario para que remita el informe 
de ensayo subsanado, plazo desde el día siguiente de notificada la presente.

Finalmente, es preciso indicarle que adjunto a la presente, se remiten copias de los 
documentos técnicos emitidos para los fines correspondientes.

Atentamente,

Oefa
V FiseelrcoeaAn

Firmado digitalmente por:
SALINAS HUETT Renato Adrián
FAU 20521286769 soft
Cargo: Jefe de la Unidad de 
Abastecimiento
Lugar: Sede Central - 
Lima\Lima\Jesus Mana 
Motivo: Soy el autor del 
documento

Página 1 de 1

mailto:anaes.nunez@sqs.com
mailto:penriquez@oefa.qob.pe
mailto:uab17@oefa.qob.pe


"Esta es una copia autentica Imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art, 25 de D.S. 070-2013- 
PGM y la Tercera Disposición Complementaria Final del O.S. N* 026-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través de la 
siguiente dirección web: https://sistemas.oeta.gob.pe/verifica e Ingresando la siguiente clave: 02176063"

02176063

https://sistemas.oeta.gob.pe/verifica


♦ . LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

INACAL
DA - Perú

R««MraK-te-0a2

Acreditado

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV / LB-347667-114

PROCEDENCIA : Ventanilla y Mi Perú - Constitucional - Callao

Fecha de Recepción SGS : 21-06-2021

Fecha de Ejecución : Del 21-06-2021 al 26-06-2021

Mueslreo Realizado Por CLIENTE

"Este informe cancela y reemplaza al Informe No. MA2118191 con fecha 26-06-21 emitida por SGS del Perú"

Rev.Ol. Corrección de hora de muestreo

Estación de Muestreo / Código de filtro

CA-VMP-8 
CA-VMP-9

Emitido por SGS del Perú S.A.C.

Impreso el 13/07/2021

Gl&ria A. Huaman Maco

C.Q.P. 691

Analista Sénior de Laboratorio

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento

multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"
Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275

SGS del Perú S.A.C.

Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 i de 15
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.serwcios@sgs.com
Caiamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.serwcios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
{)«9f«re>rLe-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

15fl06/2O21

10:15:00

16/06/2021 

09:45:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-S

15fl)6/2021

10:15:00

164)6/2021

09:45:00
FILTROS PM10 ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado l Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen eAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro 1 3 215 ± 9

Metales en PM 10 Wia Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,102.862 ± 88.229

Antimonio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.265 ± 047

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/mueslra 0.388 1.237 7.004 ± 1.051

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 86.664 ± 2.258

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.737 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 8.982 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.467 1.457 7.268 ± 0.306

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 4,467.998 ± 222.900

Cobalto EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.357 ± 0.114

Cobre EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 747.926 ± 67 498

Cromo EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 43.551 ± 1.041

Estaflo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/mueslra 0.304 0.967 13.536 ± 0.414

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 20.551 ± 0544

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 494.27 ± 24.71

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,328.90 ± 116.45

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0 449 1.495 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 760 1,441.69 ± 229.95

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 62.215 ± 1523

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 04960 <0.4960

Molibdeno eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 7.843 i 0.315

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 10.672 ± 0.363

Plata £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.610 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 801.320 ± 60 099

Potasio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 724.30 ± 142.15

Selanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.67 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAl_ePAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,450.8 ± 193.5

Talio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 32.062 ± 0.780

Vanadio EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.406 1 0.6

Zinc EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 263.06 ± 3157

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucetl 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgl.pe

Ernesto Gunther Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jf Arnaldo Márquez 8a. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgl.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

INACAL
DA-Perú
Acreditada

RegtRra NXE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

16A56/2021

10:35:00

17/06/2021

10:05:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-8

16/06/2021

10:35:00

17/06/2021

10:05:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado 4 Incertidumbre
Análisis Generales
Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 ________________________ 192 4 8

Metales en PM 10 AKo Volumen

Aluminio EAj_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3036 1,147.091 4 91.767

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.382 4 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 12.501 4 1.875

Bario EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 48.139 ± 1.153

Berilio EALEPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 39.779 4 0.953

Boro EAI_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 0.473 1.506 11.581 4 0 47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 12.282 4 0.392

Celtio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 3.716.294 4 185.815

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.173 4 0.1

Cobre EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 741.279 4 66 407

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 18.503 4 0.505

Estaño EAI_ÉPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0967 13.996 4 0.422

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.148 4 0.518

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 504.74 4 25.24

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.03 1.882.81 4 150.62

Litio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.472 4 0.16

Magnesio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,608.69 4 80.43

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 50.738 4 1.218

Mercurio EAI_ÉPA103_S_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 311.098 4 14.697

Níquel EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.165 4 0.321

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.024 4 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 579.347 4 43451

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 661.42 4 129.36

Sálenlo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 260 4.28 4 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,884 2 4 236.5

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 31.119 4 0.760

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.371 4 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 311.71 4 37 41

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511} 517 1900 www.s^'.pe

Ernesto Gunther 21^ f^rque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

XTE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

17/06/2021 

10:55:00

18A)6C021 

10:15:00

AIRE 

AIRE

CA-VMP-8

17/06/2021

10:55:00

18X)6Z2021

10:15:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± IncertidumCre Resultado ± Incertidumbre
¡Ada 5sGenerales I

Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro - 3 113 ± 5
MetalesenPM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3 036 508.197 ± 33.741

Antimonio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-388 1.237 4.681 ± 0.702

Gario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 26.519 ± 0.663

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.268 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2-990 t 0.326

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 1,869 026 1 93.451

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.736 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3 337 267.363 ± 11402

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 25.794 ± 0.648

Estaño EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 6.084 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.726 9.948 ± 0.351

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 354.68 ± 17.73

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.078.60 ± 86.29

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.874 t 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 815.67 ± 79.12

Manganeso EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 31.096 ± 0.759

Mercurio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 9.131 ± 0.337

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 8.211 ± 0.321

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 282.187 ± 33862

Potasio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 365.53 ± 69.17

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.13 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 3,921.6 ± 196.1

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16.192 ± 0.462

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.808 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 202 04 ± 24.24

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3349 Callao 1 Callao t (511} 517 1900 www.s®V^®
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Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servictos@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

INACAL
DA-Perú

fTLE - 002

Acreditado

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESITÍEO 18A)6«321 18/06/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 10:31:00 10:31:00

FECHA FIN DE MUESTREO 19/06/2021 19/06/2021

HORA FIN DE MUESTREO 09:51:00 09:51:00

MATRIZ AIRE FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE
Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Ajn<s Generales |

Determinación cJe Peso PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 116 ± 5
Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 537.476 ± 37.247

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 3.583 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6659 t 0.999

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 27.393 ± 0.681

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.945 1 0.490

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 5.336 ± 0.274

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 1,858.078 ± 92.904

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.644 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 418.358 ± 24.051

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 20.044 ± 0.535

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 304 0.967 10.132 ± 0.354

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 223 0.725 10.246 ± 0.356

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8 70 245.16 ± 12.26

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.190.61 ± 9525

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.782 ± 0.16

Magnesio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 855.95 t 86.47

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 33.212 ± 0 805

Mercurio eAI_EPAIO3_5_PMl0 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Moiibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6.716 ± 0.3

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.807 ± 0.663

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0 576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 617.619 ± 46.321

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 380.64 ± 72.26

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-78 2.50 2.69 ± 0.79

Silicio eAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4 6 4,220.5 ± 211.0

Tallo £AI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16.399 ± 0.466

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.600 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 189.37 ± 22.72

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900
Ernesto Gunther 21^ Parque Industrial Arequipa t 1054) 213 506 © Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INACAL

PegwtTO ÍTLE - 002

DA - Perú

Acreditado

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

■\3IQ&2Q2-\

11:40:00

20/06/2021

10:50:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-8

11:40:00

20/06/2021

10:50:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
AnaliS'S Generales j

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 85 ± 3

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 336.938 ± 16.664

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.669 ± 0.550

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 14.444 ± 0.430

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PMia ug/muestra 0.473 1.506 6498 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.691 ± 0.281

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,234.249 ± 61.712

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 <0.403

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 364.745 ± 19.038

Cromo EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.749 ± 0.47

Estaño EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 6.360 ± 0.3

Estroncio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 7.303 ± 0.306

Fósforo EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 15944 ± 7.97

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 613.49 ± 55.21

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.552 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 671.88 ± 55.54

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 18.193 ± 0.499

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6.716 ± 0.3

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.162 ± 0.208

Plata EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_ÉPA103_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 223.284 ± 26.794

Potasio EALEPA103_6_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 323.53 ± 60.63

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.73 2.50 2.97 ± 0.79

Silicio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524 6

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 4,008.9 ± 2004

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 10.603 ± 0.362

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0604 1.923 2.197 ± 0.6

Zinc EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 94.82 ± 11.38

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^'pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
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Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

[l.qünreiKXE-0Cr2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-WP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 15/06/2021 15/06/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 1O;55-(K1 10:55:00

FECHA FIN DE MUESTREO 16/06/2021 16/06/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:25:1X1 10:25:00

MATRIZ AIRE FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 337

Metalasen PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.963 3.036 2,301.093 ± 115.055

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.626 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.027 ± 1.054

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 89.056 ± 2.337

Berilio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.829 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 10.155 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.244 ± 0.272

Calcio EAI_EPAI03^5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 12,069.917 ± 603.496

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.725 ± 0.154

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 853 082 ± 85.932

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 42.516 ± 1.017

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 13.674 ± 0.416

Estroncio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 41.618 ± 0.996

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 539.12 ± 26.96

Hierro EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 3,288.05 ± 164.40

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muGstra 0.141 0.449 2.093 ± 0.199

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,81592 ± 90.80

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 87.124 ± 2.273

Mercurio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 9.476 ± 0.343

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 10.856 ± 0.367

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 623.001 ± 46.725

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 934.57 t 184.92

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.71 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 2,191.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,639.6 ± 169.2

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 69.989 ± 1.743

Vanadio EAI_EPAfO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 9.143 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 271.60 ± 32.59

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^.pe

Ernesto Gunther 21^ Parque Industrial Arequipa t 1054) 213 506 a Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INACAL

RegiMTO ÍTLE • 002

DA-Perú 

Acreditado

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

16/06/2021

11:15:00

17/06/2021

10:45:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-9

16/06/2021

11:15:00

17/06(2021

10:45:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Anátisrs Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 216 ± 9

Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,453.405 ± 116.272

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1.950 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 11.719 ± 1.758

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 45.747 ± 1.094

Berilio EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 41.642 ± 0.996

Boro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 7.257 ± 0.47

Cadmio EAI_EPA1O3_5_PM1CI ug/muestra 0.457 1 457 6 463 ± 0.292

Calcio EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,620.142 ± 281007

Cobalto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.242 ± 0.102

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 651.556 ± 52.546

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 22.230 ± 0577

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 11.765 ± 0.382

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 23.977 ± 0.612

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 480.82 ± 24.04

HieiTO EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,087.54 ± 104.38

Litio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.587 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,684.45 ± 84.22

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 57.960 ± 1.407

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 389.091 ± 21.243

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.981 ± 0.317

Plata EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.978 ± 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 423.982 ± 50.878

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 647.46 ± 126.52

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.42 ± 0.79

Silicio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524 5

Sodio EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,057.1 ± 211.7

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 38.548 ± 0924

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.291 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 346.92 ± 41.63

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaido Márquez Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 “
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
>«giKr9 N*LE 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

17/06/2021

12:15:00

18/06/2021

11:25:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-9

17/06/2021

12:15:00

18/06/2021

11:25:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro < 3 190 ± 8

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,380.311 ± 110.425

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.256 ± 0.788

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 43.700 ± 1.045

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.222 ± 0.47

Cadmio EALEPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0 457 1.457 2.093 ± 0199

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 8,658.511 ± 432.926

Cobalto EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.966 ± 0.1

Cobre EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 377.993 ± 20.223

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 31.613 ± 0.770

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.820 ± 0.332

Estroncio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 33.752 ± 0.817

Fósforo EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 449.24 ± 22.46

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,010.51 ± 100.53

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.702 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2 39 7.60 1,349.16 ± 202.73

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 50.393 ± 1.210

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 12.420 ± 0.394

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.280 ± 0.323

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 128.386 ± 15.406

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 561.33 ± 109.00

Selenio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.24 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,733.1

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,912.9 ± 245.6

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 46.276 ± 1.107

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1 923 8.682 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 188.75 ± 22.65

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 © Pe.seivici0s@s9s.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
BagUtrolTLE-OOÍ

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 18/06/2021 18/06/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:41:00 11:41:00

FECHA FIN DE MUESTREO 19/06/2021 19/06/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:51:00 10:51:00

MATRIZ AIRE FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales I

Determinación de Peso' PM-10 Alto 
Volumen EA1_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro 3 146 ±

Metales en PM 1Q Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 866.260 ± 88.398

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.526 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6.107 ± 0.916

Bario EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 31.464 ± 0.767

Berilio EAI_EPAiO3_5__PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.140 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.381 ± 0.390

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,925.847 ± 196.292

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.920 t 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 473.490 ± 29.806

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 22.368 ± 0.580

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.062 ± 0.319

Estroncio EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 17.354 ± 0.484

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 306 68 ± 15 33

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,086.43 ± 104.32

Litio EAI_EPAIO3_5_PM1Q ug/muestra 0.141 0.449 1.173 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,000.94 ± 115.59

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 43.516 ± 1.041

Mercurio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 9.315 ± 0.340

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.554 ± 0.610

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 333.799 ± 40.056

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 472.45 ± 90.92

Selenio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.83 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,254.6 ± 212.7

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 28.658 ± 0.708

Vanadio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.635 ± 0.627

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 189.05 ± 22.69

SGS del F^rú S.A.C
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.^s.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INACAL
DA-Perú
Acreditado

Begüain HTE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

12:30.00

20/06^021

11:40:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-9

19/C6/2021

12:30:00

20/06/2021

12:30:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Ato 
Volumen EAl_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 206 ± 8

I ilútales en PM 10 Alto Votum^

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,438.616 ± 115.089

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.922 ± 0.588

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 25.553 ± 0.644

Berilio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 13.121 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EALEPAlO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 10,714.964 ± 535.748

Cobalto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.863 ± 0.170

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 356.604 ± 18.327

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5302 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.752 ± 0.330

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 40.032 ± 0.959

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 240.17 ± 12.01

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 4,511.62 ± 225.58

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.587 ± 0.16

Magnesio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,312.24 ± 192.33

Manganeso EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 51.198 ± 1.230

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 7.360 ± 0.307

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.174 ± 0.356

Plata EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.679 ± 0-2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 77.234 ± 9.268

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 532.60 ± 103.16

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.74 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,780.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,390.1 ± 219.5

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 49.680 ± 1.192

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.325 ± 06

Zinc EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 84.65 ± 10.16

Notas:
El reporte de tiernpo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 vwv?.®e

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs-com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092
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Miembro del Grupo SGS



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
fTLE- 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

________________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuanttficación
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso.
US %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
USO %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada.
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS %Recovery US %Rccovery
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen mo/filtro <3 0% 110%
Metales en PM 10 Alto Volumen 1
Aluminio uq/muestra 3.036 <3.036 0% 108% 105%
Antimonio uq/muestra 1.625 <1.625 0% 89% 91%
Arsénico uq/muestra 1.237 <1.237 1% 99% 96%
Bario uq/muestra 1.058 <1.058 2% 99% 102%
Berilio uq/muestra 0.770 <0.770 0% 94% 90%
Bismuto uq/muestra 1.321 <1.321 3% 96% 111%
Boro uq/muestra 1.506 <1.506 4% 100% 94%
Cadmio uq/muestra 1.457 <1.457 2% 97% 106%
Calcio uq/muestra 37.294 <37.294 0% 105% 96%
Cobalto uq/muestra 0.403 <0.403 2% 103% 92%
Cobre uq/muestra 3.337 <3.337 1% 112% 101%
Cromo uq/muestra 1.586 <1.686 0% 99% 110%
Estaño uq/muestra 0.967 <0.967 3% 102% 111%
Estroncio uq/muestra 0 725 <0.725 1% 104% 102%
Fósforo uq/muestra 8.70 <8.70 1% 90% 99%
Hierro uq/muestra 5.63 <5.63 1% 108% 93%
Litio uq/muestra 0.449 <0.449 2% 97% 88%
Maqnesio uq/muestra 7.60 <7.60 1% 96% 109%
Uanoaneso uq/muestra 1.431 <1.431 1% 103% 99%
Mercurio uq/muestra 0.4960 <0 4960 0% 103% 90%
Uolibdeno uq/muestra 1.264 <1.264 5% 108% 96%
Níquel uq/muestra 1.411 <1.411 1% 97% 99%
Plata uq/muestra 0.576 <0.576 0% 110% 103%
Plomo uq/muestra 3.253 <3.253 2% 106% 94%
Potasio uq/muestra 24 11 <24.11 5% 97% 97%
Selenio uq/muestra 2.50 <2.50 3% 95% 89%
Silicio uq/muestra 1524.5 <1524.5 1% 96% 91%
Sodio uq/muestra 4.6 <4.6 1% 95% 95%
Taiio uq/muestra 0.763 <0.763 0% 110% 108%
Titanio uq/muestra 1.138 <1.138 0% 105% 98%
Vanadio uq/muestra 1.923 <1.923 0% 89% 93%
Zinc uq/muestra 4.11 <4.11 2% 109% 102%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118191 Rev. 1

INACAL

Segiitro (TLE - 002

DA - Perú

Acndludo

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro ftflétodo de Ensayo

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao Metales en PM 10 Alto 
Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado).

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: FilVos PM10 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aolicado fuera del alcance).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 

multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página htlD7/www.sqs pe/es-ES/Terms-and- 
Conditjons.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas

Última Revisión Julio 2015

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2118191 Rev. 1

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
f«1etales en PM íO Alto Volumen 
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIOS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

Matriz; FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metates en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIOS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 21^ 
Jr. Arnaido Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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E DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2118191

Matriz: AIRE
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca Código Utilidad
Nro. De Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca Código utilidad
Nro. De Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Eimer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
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Arequipa t (054) 213 506 e Pe-servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092
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 ta Organismo

C^GTCI DOCUMENTO N° 16 
r*Ar>gkiA r\E/->iiCTrMMAnc aipc

Nombra o Razón «acial:
Diraeelón:
Persona de contacto:
Teléfono/Anexo:
Correo Electrónico:
Referencia;

DATOS GENERALES

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Av. Faustino Sánchez Cantón N° 603, 607,615 - Jesús María • Lima 

Uliset Garda Chacón
972669438

uRarciachacon@gmall.com

DATOS DEL MUE8TREO

eódbo «ta acdén: AÓU44W4H------
Cxoadlani» da evakiaelón:

---------------------------  ÜfllCAÓIÓN

Distrito: Ventanilla y Mi Peni

Provincia: Constitucional del Callao

Departamento: Lima

parAmbirm”
(Marear con “X“)

RS N*: «59-2021 IpAcrna 
1 d«2 

dakwdelbMo"
Enviado por 
Pedia: Hora:
Medio de Envio:

Otro

MUESTREO

CÓlXOO OE UABORATOnO CÓDIGO DEL PUNTO DE 
MUESTREO

INICIO FINAL
O 

s
2

CODIGO DE FILTRO

PECHA 
(DOMM/AA) HORA FECHA 

(OO/MM/AA) HORA PM „ PMu OTROS

CA-VMP-B 16^06/2021 10:15 16/06/2021 09:45 X X 210521

CA-VMP-8 16/06/2021 10:35 17/06/2021 10:05 X X 210522

CA-VMP-8 17/06/2021 10:55 18/06/2021 10:15 X X 210523

CA-VMP-8 18/06/2021 10:31 19A36/2021 09:51 X X 210524

CA-VMP-8 19/06/2021 11:40 20n)6/2021 10:50 X X ii ( .A r
210525

CA-VMP-9 15/06/2021 10:55 16/06/2021 10:25 X X
©t

210526

CA-VMP-9 16/06/2021 11:15 17/06/2021 10:45 X X t
; i jt N 202 1 210527

CA-VMP-9 17/06/2021 12:15 18/06/2021 11:25 X X _ ■ •n 1 la-» 210528

CA-VMP-9 18/06/2021 11:41 19/06/2021 10:51 X X 1 I
n ita c. üe

• »
- E

Hs'
210529

CA-VMP-9 19/06/2021 12:30 20/06/2021 11:40 X X 210530

OBSERVACIONES GENERALES
(Mifear conTr}

Humedad
(1) Alio volumen.

Presior.

del Vienta 
Radiación

Precipitación
.X*\

R8BP0NMaL£1 PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORK)

mises García Chacón CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS 
SOLUCIONES CAPTADORAS CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN OE MUESTRAS OBSERVACIONES

RSaPONtAMLES

Ornar Bravo Tirado SI NO
Envaiai adecuados [ | )

Con Ice pack | |

Dentro del tiempo da conservación I I I

Fecha de Recepción: f *2 í

Hora de Recepción:•UPBMaOR UOBt / JBK OC EQUrO

FIRMA: Recibidopor p 

n™.:

PM0302
Versión: 00

Fecha; 29/12/2020

mailto:uRarciachacon@gmall.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118192 Rev. 0

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO, 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-115

PROCEDENCIA: Ventanilla y Mi Perú - Constitucional del Callao - Lima

Fecha de Recepción SGS : 21-06-2021

Fecha de Ejecución : Del 21-06-2021 al 26-06-2021

Maestreo Realizado Por CLIENTE

Cadena de custodia : C.A.N“: 0003-6-2021-411! R.S 659-2021

"Este informe de ensayo, al estar en ei marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jf. Arnaido Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 i de lo
Arequipa t (0541 213 506 e Pe.servicios@sas.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

SGS del Perú S.A.C.

mailto:Pe.servicios@sas.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
RegUtraWLE-OM

INFORME DE ENSAYO 
MA2118192 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 15/06A2021 15/06/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:00:00 1400:00

FECHA FIN DE MUESTREO 16/06/2021 16/06/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:30:00 13:30:00

MATRIZ AIRE FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Ana 5$ Generales
Determinación de Peso: PM-tO Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro 225 ± •

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,367.017 t 109.361

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 10.707 ± 1.606

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 112.838 t 3.178

B enlio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.77Q <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.553 1 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 10.937 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.933 1 0.488

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5.007.353 t 250.368

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PMt0 ug/muestra 0.127 0.403 1.840 ± 0.168

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 268.445 ± 11.476

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 27.956 0.693

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 7.740 ± 0.313

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 26-599 ± 0.665

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2-73 8 70 516.58 ± 25.83

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5-63 2,864.57 ± 143.23

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.955 0.182

Magnesio EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.837.61 ± 91.88

Manganeso EAI_£PA103_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 73.968 1.861

Mercurio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molitxieno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5.267 t 0.3

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.211 1 0.321

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.610 1 0.2

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 304.520 ± 36.542

Potasio EAt_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7-57 24.11 879.97 ± 173.81

Selenio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0-78 2.50 3.11 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478-7 1524.5 1,657.0

Sodio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8,237.1 ± 247.1

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 41.699 ± 0.998

Variadlo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.257 1 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 305.73 1 36.69

SGS del Perú S A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^.pe *

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
RtgtalrairLE-CnS

INFORME DE ENSAYO 
MA2118192 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 16«6Z2021 1&06/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:50:00 13:50:00

FECHA FIN DE MUESTREO 17/06/2021 17/06/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:10:00 13:10:00

MATRIZ AIRE FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± incertidumbre Resultado t Incertidumbre
Análisis Generales 1

Determinación de Peso: PM-10 Wto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/fíltro 153 ±

I Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 671.865 ± 55.542

Antimonio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.119 ± 1.068

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 33.994 ± 0 822

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 79.569 ± 2.032

Boro ÉAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 7.418 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 2.921 ± 0.316

Calcio EAI_EPAIO3^5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 2.584.119 ± 129.206

Cobalto EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0403 0.621 ± 01

Cobre EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muesUa 1.048 3 337 61.261 ± 1.496

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 6.153 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 6.509 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 14.041 ± 0.423

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 291.82 ± 14 59

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,191.46 ± 95.32

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0449 1.104 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.131.44 ± 145.40

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-449 1 431 33.695 ± 0.815

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 628.291 ± 49 215

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.082 ± 0 341

Plata £ALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.231 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 113.390 ± 13.607

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/mueska 7.57 24.11 519.67 ± 100.53

Salen 10 EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.07 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.6 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6.399.0 ± 192.0

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 20.861 ± 0.550

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 2.887 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 289.40 t 34.73

SGS del Perú S.A.C.
Av. Eimer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www^s^.pV

Ernesto Gunther 215 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs-com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
B»al«ro(rLE-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118192 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 17/06C021 17/06/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:45:00 13:45:00

FECHA FIN DE MUESTREO 18/06/2021 18/06/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:55:00 12:55:00

MATRIZ AIRE FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales j

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro « 3 99 ± 4

Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 341.125 ± 17.012

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.370 t 0.506

Baño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 32.867 ± 0.797

Berilio EAI_EPAI03_5_PM'tO ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.220 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,366.614 ± 68 331

Cobalto EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,127 0.403 0.943 1 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3 337 58.294 ± 1.416

Cromo EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 23.448 ± 0.601

EstaAo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.462 ± 0.404

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 8.637 ± 0.329

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 260.27 ± 13.01

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 718.76 ± 64.69

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.713 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 760 672.84 ± 56.69

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 21.275 ± 0.558

Mercurio EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1S60 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 9.361 ± 0.341

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.289 ± 0.374

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.676 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 118.174 ± 14.181

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24 11 334.13 ± 62.79

Setenio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.90 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.6 4.6 3,717.3 ± 185.9

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 11.730 ± 0.382

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.604 1.923 4.451 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5„PM10 ug/muestra 1.29 4.11 141.16 ± 16.94

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgl'.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

MietnOro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N” LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118192 Rev. 0

8<9Í>tn>irLe-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

18/06/2021

13:20:00

19/06/2021

12:30:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-10

18/06/2021

13:20:00

19/06/2021

12:30:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incerttdumbre Resultado ± Incertidumbre

Anaüsis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro _______________________

92 ± 4

IMetales^PM lOAItoVolumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 314.836 ± 14.887

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.761 i 0.564

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 19.688 ± 0.528

Berilio EAI_EPA!O3_6_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.256 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,166.928 ± 58.346

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 <0.403

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 50.795 ± 1.220

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.496 1.586 3.002 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 2.795 ± 03

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 7.211 ± 0.305

Fósforo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 157.67 ± 7.88

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 636.15 ± 57.25

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.529 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 610.42 ± 46.73

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 19.343 ± 0.521

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 2.714 ± 0.3

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 <1.411

Plata EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 31.441 ± 3.773

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 275.30 ± 50.82

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,482.5 ± 174.1

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 10.879 ± 0 367

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 2.059 ± 0.6

Zinc EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 162.39 ± 19.49

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
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Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N" LE - 002
Itegtere H*LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118192 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 19AD6/2021 19/06/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:40-.00 13:40:00

FECHA FIN DE MUESTREO 20/06/2021 20/06/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:50:00 12:50:00

MATRIZ AIRE FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE
Parámetro Referencia Unidad LO LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
AnahsiS Generales i

Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 73 ± 3
Mei.í es en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PMia ug/muestra 0.953 3.036 239.994 ± 9.597

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2 864 ± 0.430

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 12.765 t 0400

Berilio EAÍ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.842 ± 0.671

Cadmio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1 457

Calcio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 876.461 ± 70117

Cobalto EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 <0.403

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 37 294 t 0.9

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 1 944 t 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 2.266 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 6.245 0 289

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 145.66 ± 728

Hierro EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 451.09 1 40.60

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.529 t 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 623.48 1 48.54

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 13.570 ± 0.47

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 397 1.264 2.093 ± 0.3

Níquel EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 <1.411

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 15.870 1 1.904

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 268.49 ± 49.44

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.53 i 0.79

Silicio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,812.5 ± 190.6

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 8.165 ± 0.321

Vanadio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 1.944 ± 0.6

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 117.13 ± 14.06

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr, Amaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t 1511) 517 1900 www.s^.pe

Arequipa t (054) 213 506 e Pe.sefvicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

SGS del Perú S.A.C.

Miembro del Grupo SGS
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
BeglMre HTE - 002

DA- Perú

AcrvditAda

INFORME DE ENSAYO 
MA2118192 Rev. 0

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantrficación 
MB: Blanco del proceso. 
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso. 
MS %Recovery; Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada. 
MSB %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Parámetro Unidad LC MB DUP-REP %RPD LCS ’iRecovcry MS ’ Rccovery
Determinación de Peso. PM-tO Alto Volumen rTKj/filtro 0%
Metales en PM 10 Alto Volumen 1
Aluminio uQ/muestra 3 036 <3 036 0% -08% 105%
Antimonio uo/muestra 1 625 <1 625 0% 89% 91%
Arsénico uo/muestra 1 237 <1.237 ”-5 99% 96%
Baño uoTrnuesIra 1.058 <1.058 2% 99% 102%
Berilio uo/muestra 0.770 <0.770 0% 94% 90%
Bismuto uo/muestra 1.321 <1.321 3% 96% 111%
Boro uo/muestra 1 506 <1.506 4% 100% 94%
Cadmio uQ/muestra 1 457 <1.457 2% 97% 106%
Calcio ug/mueslra 37.294 <37.294 0% 105% 96%
Cobalto uo/muestra 0 403 <0 403 2* 103% 92%
Cobre uo/muestra 3.337 <3 337 1% 112% 101%
Cromo uo/rrxiestra 1 586 <1-586 0% 99% 110%
Estaóo ui^muestra 0967 <0-967 3% 102% 111%
Estroncio utVmuestra 0 725 <0.725 1% 104% 102%
Fósforo uo/muestra 8 70 <8.70 1% 90% 99%
Hierro utVmuestra 563 <5.63 1* 108% 93%
Litio uQ/ muestra 0 449 <0 449 2« 97% 88%
Magnesio ug/muestra 7.60 <7.60 1% 96% 109%
Manganeso uo/muestra 1.431 <1.431 1% 103% 99%
Mercurio uo/muestra 0.4960 <0.4960 0% 103% 90%
Moiibdeno uo/muestra 1.264 <1.264 5% 108% 96%
Niouel uQ/mue$tra 1.411 <1.411 1% 97% 99%
Plata uo/muestra 0578 <0.576 0% 110% 103%
Plomo UQ/muestra 3253 <3253 2% 106% 94%
Potasio uo/rrtuestra 24 11 <24.11 5% 97% 97%
Selemo uo/muestra 2.50 <2.50 3% 95% 89%
Silicio uo/rrHjestra 1524 5 <1524.5 1% 96% 91%
Sodio uo/muestra 46 <4.6 1% 95% 95%
Tallo uQ/mue$tra 0 763 <0 763 0% 110% 108%
Titanio uo/muestra 1 138 <1.138 0% 105% 98%
Vanadio UQ/muestra 1 923 <1 923 0% 89% 93%
Zinc uo/rrMjestra 4.11 <411 2% 109% 102%

SGS del Perú S.A.C. Av. Eimer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2118192 Rev. 0

Acreditado

INACAL
DA - Perú

002

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao Metales en PM 10 Alto 
Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado).

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PM10 

Alto Volumen

NTP900-030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httD://www sos oe/es-ESZTerms-and- 
Conditions.asDX Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs-com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

SGS del Perú S.A.C.

Miembro dei Grupo SGS



REPORTE DE EQUIPOS 
MA2118192 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Albo Volumen Espectrómetro ICPMS Ne>donZ3000 MA-177-T Análisrs DC00180/2020 Jul-21
Determinación de Peso: Rttros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Artalítica para 
pesado de filtros SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Jul-21
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analítica para 
pesado de filtros SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

Pásina 9 de 10
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E DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO 

MA2118192

Matriz: AIRE
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca Código Utilidad Nro. De Informe / 
Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Material de Referencia /

Material Volumétrico Marca Código utilidad Nro. De Informe / 
CerUficado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

SGS del Perú S.A.C.
Página 10 de 10
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Oef a DOCUMENTO N’ 16 
/■^AncMA rte r^iiCTz-kniA ne aipc

DATOS GENERALES
Códeo Je accUm 0AU44UU11-----

EupwftantxtoxrtMclów:___________
UBICACION

R8 N*: 659-2021

OATt» 06U

Nombre o Razón social:
Dirección:
Persona de contacto:
TeWfoneZAnexo:
Correo Electrónico:

Organismo de Evaluación y Flacalización Ambiental
Av. Faustino Sánchez Cairtón N* 603, 607, 615 • Jesús Marta • Lima

Distrito; Ventanilla y MI Penj

Ulises Garda Chacón
97266943Ó

Provincia: Constitucionai del Callao

Enviado por 
Focha: Hora:
Medio de Envio:

Departamento; Limau«arciachacQn@gmaH.com

Referencia:
—---------------------------------- DATOS DEL MUESTREO

■ ' ■ ■

MUESTREO
paramctwos 

(Barear con "YT
CODIGO DE FILTRO

CÓOMO DE LABORATOnO
cóoiao DEL PUNTO DE 

MUESTREO

INICIO FINAL
O
i

i 
1 PM „ PMt, OTROSFECHA 

(OCVMM/AA)
HORA FECHA 

(DO/MM/AA) HORA

CA-VMP-10 15'06/2021 14:00 16/06/2021 13:30 X X 210S31

CA-VMP-10 16/06/2021 13:50 17/06/2021 13:10 X X 210532

CA-VMP-10 17/06/2021 13:45 16/06/2021 12:55 X X 210533

CA-VMP-10 16/06/2021 13:20 19/06/2021 12:30 X X 210534

CA-VMP-10 19/06/2021 13:40 20/06/2021 12:50 X X 210535

se iS de! Pe ■ÚS.A.C.
-9~i—H-Htf- ------------

i
(. 1 jun tüZT 1

R UuO !

lata Gente ’ • EHS
1

OBSERVACIONES GENERALES
raVUmVM ■ClDWLfcMUUB 

(Marear con

(1) Alto volumen. Humedad | | Veloddad/Direcdón I I
, del Viento . >

Temperatura 1 1 Radiación 1 J
Presión Predpitadón ’ '

-

RESPONSABLE 1 PANA sn UBNADO POR EL ARCA OC RECCPOON OEL LABORATOR»

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRASFIRMA: OBSERVACIONES
Ulises García Chacón

RCSPOMlABLfl

Ornar Bravo Tirado

SUPgRWOW ÜOeR Z jpg DE EQUIPO

FIRMA:

FIRMA:
EnvaMs adecuado»

Con Ice pack

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS 
SOLUaONES CAPTADORAS

Oentro del tiempo de conservación

NO
Fecha de Recepción: ' 2 f

Hora de Recepción: | ' 2
Recibido pon

Firma:

PM0302
Versión: 00
Fecha:29/12/2020

mailto:arciachacQn@gmaH.com


SGS

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121780 Rev. O

INACAL

DA-P«rú
LebeeKeeie •• íwr»

AcreditAdo

RegUlM Nn£ • 00?

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRG. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-139

PROCEDENCIA : VENTANILLA Y MI PERÚ - CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - LIMA

Fecha de Recepción SGS

Fecha de Ejecución

Muestren Realizado Por

Cadena de custodia

26-07-2021

Del 26-07-2021 al 30-07-2021

CLIENTt

CA N": 0004-7-2021-411 / RS N®:783-2021

Estación de Muestreo / Código de filtro

CA-VMP-10

Emitido por SGI ̂ IPerúS.A.C.

Impreso el Zí{ D7/2021

Frank iQKJuicarnoro Quispe

0.0^10p3
Coordinador de\aboratorlo

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAACe ILAC"

Süb uui rciu Paucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900
Ernesto Guniher 275 Parque industrial Arequipa t (054) 213 506 a Pe-servicios(a)sgs.com
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SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121780 Rev. O

NACAL

DA-Peni

8«8l«(rairL£-Q02

IDENTIFICACION DE U MUESTRA ' . V:« ¡ju'!

FECHA INICIO DE MUESTREO ■ ■ "

HORA INICIO DE MUÉSTREO '''

FECHA FIN DE MUESTREO •".'tí r .>

HORA FIN DE MUESTREO . ■ V,/ ; "
MATRIZ V.'

PRODUCTO DESCRITO COMO iSSií •:

CA-VMP-10

19/07/2021

13:10:00

20/07/2021

12:40:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-10 • 1

20fl)7/2021

13:10:00

21/07/2021

12:40:00

AIRE

AIRE

Parámetro j Referencia | Unidad ¡ LD | LC Resultado ± incertldumbre Resultado ± incertldumbre

M' 1, i:-;s i-i I'M '0 Awo Vokime-i

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 484.714 ± 31.052 663.470 t 54.294

Antimonio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.255 ± 0.636 5.934 ± 0.890

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 16.961 ± 0.476 22.149 ± 0.576

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321 <1.321

Boro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.428 ± 0.584 3.508 ± 0.47

Cadmio EAi_EPA(O3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457 <1.467

Calcio EAI_EPAíO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,484.029 ± 74.201 2.069.517 ± 103.478

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.460 ± 0.1 0.598 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 49.626 ± 1.188 60.122 ± 1.465

Cromo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 <1.566 <1.586

Estaco EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.714 t 0.3 6-762 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 7.981 ± 0.317 9.154 ± 0.337

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 72.63 ± 7.26 106.79 ± 5.34

Hierro EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.77 6.63 839.66 ± 75.57 1,290.53 ± 103.24

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449 0.460 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 929.81 ± 100.78 668.63 ± B8B4

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 21.287 ± 0.559 30.188 ± 0.740

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Mollbdeno EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 20.148 ± 0.537 1.472 ± 0.3

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.645 ± 0.274 2.645 ± 0.274

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo i  eAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 32.993 t 3.959 38.904 ± 4.669

Potasio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 280.69 ± 51.92 291.87 ± 54.19

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50 3.76 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,393.4 ± 161.8 3,629.9 ± 191.5

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1 138 13.800 ± 0.419 21.459 ± 0.562

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.543 1 0.608 3.853 1 0.6

Zinc EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 133.26 t 15.99 184.48 ± 22.14

SGS del Peni S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N'' LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121780 Rev. O

NACAL

DA-Perú

Acradiudo

aagUtnVLE-OOZ

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

21/07/2021

13:25:00

22AD7/2021

12:55.00

AIRE

AIRE

CA-VMP-10

22/07/2021

13:35:00

23/07/2021

12:45:00

AIRE

AIRE

Parámeiro

Metales en PM 10 Alto Volumen

Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Aluminio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 513.717 ± 34.389 589 616 ±

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 <1.625 1
Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.002 ± 0.600 8.510 ± 1.277

Bario EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 17.342 ± 0.463 21.206 ± 0.557

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.652 ± 0,47 3.048 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457 <1,457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,680.863 t 84.043 1,972.986 t 98.649

Cobalto ! EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0,403 0,460 ± 0.1 0.552 ± 0,1

Cobre EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 71,622 ± 1.791 76.038 ± 1 924

Cromo EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.566 <1.586 1.852 ± 0.47

Estafto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 5.677 1 0.3 4.934 1 0.691

Estroncio EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 6.670 ± 0.296 10.580 ± 0.362

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muastra 2.73 8.70 106.54 t 5.33 117.78 ± 5.89

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,008.00 ± 80.64 1,163.57 t 93.09

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449 0.483 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 611.12 ± 46.83 938.41 ± 102.51

Manganeso EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1,431 24.944 ± 0.631 34.672 ± 0.837

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 <1.264 26.473 ± 0.662

Níquel EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2 139 t 0.205 2.553 ± 0.261

Plata EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.161 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 31.613 ± 3.794 38.490 t 4.619

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 213.39 t 38.23 307.60 ± 57.39

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50 4.11 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478,7 1524.5 <1524.5 <1524,5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 2,326.1 ± 116.3 4,686.3 ± 234.3

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 11  <0.763 1
Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1138 16.836 t 0.474 18.722 ± 0.509

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muastra 0.604 1.923 3.255 ± 0.6 3.807 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 170.50 ± 20.46 193.15 ± 23.18
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121780 Rev. O

INACAL

B*9l«nN'LE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

23/07/2021

13:27:00

24/07/2021

12:37:00

AIRE

AIRE

19/07/2021

13:10:00

20AJ7/2021

12:40:00

i  FILTROS PM10 ALTO
VOLUMEN

AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad 1 LD 11  LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Anáfisis Generales

Determinación de Peso; PM-10 Alto

Volumen

Metates en PM tO Alto Volumen

EAI NTP90030 UG PM10 mg/filtro 149

Aluminio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/mueslra 0.953 3.036 493.959 ± 32 096

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03„5_PM10 ug/muestra 0.368 1.237 7.245 ± 1.087

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 19.251 ± 0.519

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,473 1.506 1  3.071 ± 0.47 1
Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 I  <1.457 1
Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,498.335 ± 74.917

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/mueslra 0.127 0.403 0.437 t 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 60.122 i 1.465

Cromo EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.059 ± 0.47

Estaño EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 4.497 ± 0.598

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.726 9.039 ± 0.335

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/mueslra 273 8.70 75.76 ± 7.58

Hierro EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,013.38 ± 81.07

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.483 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 756.32 ± 68.89

Manganeso EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 26.599 t 0.665

Mercurio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,397 1.264 1.909 ± 0.3

Niquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 1.978 ± 0.184

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0-576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1,021 3.253 58.270 ± 6.993

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muastra 7.57 24.11 274.53 ± 50.66

Sálenlo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.76 2.60 2.89 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,630.2 t 181.5

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 15.502 ± 0.449

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.393 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 154.93 ± 18.59
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_SG$
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N" LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121780 Rev. O

INACAL

DA-Perú
LabodiianD da Cnam

Acndltado

RdgUUQ HX£' 003

IDENTIFICACION DE LA MUESfílA CA-VMP-10

1

CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

20/07/2021

13:10:00

21/07/2021

12:40:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

21/07/2021

13:26:00

22/07/2021

12:55:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

Parámetro 1  Referencia | Unidad | LD 11  LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso PM-IOAIto

Volumen
EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/fiitro 1 3 176 ± 7 112 ± 4

IDENTIFÍCACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-\flli1P-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/07/2021 23/07/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:35:00 13:27:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/07/2021 24/07/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:45:00 12:37:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALT0

VOLUMEN

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro 1  Referencia | Unidad | LD 11  LO Resultado ± incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen
EAÍ_NTP90030_UG_PM10 mg/nitro 1 3

1

121 ± 5 112 t 4

Notas:

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.

Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La Incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%
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_sgs
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121780 Rev. O

NACAL

DA-Perú

Acradiudo

BagtMratTLE-OOZ

CONTROL DE CALIDAD
LC; Lifnite de cuantlficaclón

MB: Blanco del proceso.
LCS %R«covery: Porcent^e de recuperación del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Parámetro Unidad LC DUP/REP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery
Determinación de Peso PM-10 Alto Volumen mo/filtro 0% 101% 1
Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio uo/muestra 3.036 <3.036 2% 102% 112%

Antimonio uo/mueslra 1.625 <1.625 0% 91% 94%

Arsénico uo/muestra 1.237 <1.237 4% 102% 99%

Bario uo/muestra 1.058 <1.058 3% 88% 93%

Berílio uo/muestra 0,770 <0.770 0% 94% 96%

Bismuto uo/muesb^ 1.321 <1.321 4% 90% 90%

Boro uo/muestra 1.506 <1 506 1% 103% 91%

Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 0% 95% 97%

Calcio uo/muestra 37.294 <37.294 1% 112% 105%

Cobalto uo/muestra 0.403 <0.403 0% 92% 92%

Cobre uo/muestra 3.337 <3.337 91% 94%

Cromo uo/muestra 1.586 <1.686 0% 96% 88%

Estaño uo/muestra 0.967 <0.967 9% 93% 105%

Estroncio uo/muestra 0.725 <0.725 0% 100% 106%

Fósforo uo/muestra 8.70 <8.70 1% 92% 97%

Hierro uo/muestra 5.63 <5.63 1% 106% 93%

Litio uo/muestra 0.449 <0.449 0% 94% 101%

Maanesio uo/muestra 7.60 <7.60 3% 98% 93%

Manaaneso uo/muestra 1.431 <1.431 3% 106% 97%

Mwcurio uo/muestra 0.4960 <0.4960 0% 96% 96%

Molibdeno uo/mueslra 1.264 <1.264 1% 113% 109%

Niouel uo/muestra 1.411 <1.411 4% 91% 113%

Plata uo/muestra 0.576 <0.576 0% 95% 89%

Plomo uo/muestra 3.253 <3.253 1% 109% 90%

Potasio uo/muestra 24.11 <24.11 1% 95% 93%

Sálenlo uo/muestra 2.50 <2.50 1% 94% 97%

Silicio uo/muestra 1524.5 <1524.5 6% 92% 97%

Sodio uo/muestra 4.6 <4.6 2% 93% 106%

Tallo uo/muestra 1  0.763 <0.763 0% 103% 105%

Titanio uo/muestra 1.138 <1.138 1% 97% 101%

Vanadio uo/muestra 1.923 <1.923 3% 92% 88%

Zinc uo/muestra 4.11 <4.11 1% 89% 94%
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SGá
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121780 Rev. O

INACAL

DA-P«rú

SiglArerLE • 002

REFERENCIAS DE METODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Amblent
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy
(lCP/MS)fValidado).

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao

Determinación de

Peso: Filü-os PM10

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire.

Método de referencia para la determinación de material particulado respirable
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye
muestreo. 2020 (VALIDADC-aolícado fuera del alcance).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compartía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httP.//www.sQ8.De/e8-ES/Terms-and-
Condilions aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la té pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida

la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S A.C

Los resultados del Informe de ensayo sólo son válidos para la(s} muestra(s) ensayada{s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compartía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido lomadas.

Última Revisión Julio 2015
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REPORTE DE EQUIPOS

MA2121780 Rev. O

Matriz: AIRE

Parámetros EauicK) Marca CódiQO Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS
Balanza Analítica para
pesado de fíltros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0S19-082-20

Jul-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS
Balanza Analítica para
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

S6S del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
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sos
Matriz: AIRE

E DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMETRICO

MA2121780

Parámetros
Material de Referencia /
Material Volumétrico

Marca Código Utilidad
Nro. De Informe /
Certiticado

Caduddad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo

LCS

INO-291-P

Análisis

Análisis

S2-MEB701507

CCP-0289-088-20

Feb-25

Ago-21

Determinación de Peso; Filtros

PMIO Alto Volumen
Pesa Paljón de Ig Metier Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dlc-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros
Material de Referencia /
Material Volumétrico

Marca Código Utilidad
Nro. De Informe /
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg Mettíer Toledo

LCS

INO-291-P

Análisis

Análisis

S2-MEB701507

CCP-0289-088-20

Feb-25

Ago-21

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dlc-21
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DOCUMENTO N® 16
/^AriEiLiA rtt= r>\ ieTr>r>lA nc AlPC pAgina

2 d*2

Nombre o Razón social:

Dirección:
Persona de contacto:

Teléfono/Anexo:

Correo Electrónico;

DATOS GENERALES

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Av. Faustino Sánchez Carrlón N' 603,607,61S • Jesús María - Lima
Ullse* Carda Chacón

9726694CS

iigardachaconig'email.com

Código de acción: 0004-7-2D21-411
Ezpedlente de evaluación:

RSN*: 789-2021

UBICACION

Distrito: Ventanilla y Mi Perú

Provincia: Constitucional del Callao

Departamento: Lima

DATOS DEL ENVIO

Enviado por

Fecha: Hora:

Medie de Envío:
Aeroiinea I I Agencia I— i

T. Pnvado 1_ I

Otro

MUESTREO

PAI

(Ma

^HE

•caro

TROS

m-X"■)
conoo DE FILTRO

CÓDtOO DE UeORATORK)

IMOO FMAL

o í
1
s

P«» PM« OTROSMUESTREO
FECHA

(OOWM/AA)
HORA

FECHA

(DD/MM/A/M
HORA

CA-VMP-10 19^7/2021 13:10 20/07/2021 12:40 X X
212507

CA-VMP-IO 20107/2021 13:10 21/07/2021 12:40 X X
212508

CA-VMP-10 21/07/2021 13:25 22/07/2021 12:55 X X
212509

CA-VMP-10 22/07/2021 13:35 23/07/2021 12:45 X X
212S10

CA-VMP-10 23X17/2021 13i7 24X17/2021 12:37 X X
212511

PARAMETROSMETEREOL06IC0S

OBKRVACXMES GENERALES 2 8 JUL 2021
(1) ANo volumen.

(Marcar con "X")

Humedad j ] Veioadad/Oirecdón I I
dei Viento , .

Temperatura l ) Radiación ' '
Presión ^ ^ Precipitación ^ ^

RESPONSABLEi

Ullses García Chacón

REaPONBAHJSZ

FIRMA:

RRHA:

RRMA:

ecp 11 cuarto POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATOWO

COMNOONES OE RECEPCIÓN DE Ml£STRAS PARA LAS
SOLUCIONEft CAPTAOORAS

mises Garda Chacón

streRvtsowüDett JgeDEEQUS'o

Si NU

Envases adecuados I I I 1

ConIcepaek CD
D«itro del tiempo de conservación CZT CD

CONFORMIDAD OE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción:

Hora de Recepción: j ^ íp
Recibido por /}(^l/77<

OeSERVACmES

PM0302

Versión: 00



sgs
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121782 Rev. O

INACAL

DA - Peni

AcredjtAdo

RegtsUo N'U • 002

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRG. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-140

PROCEDENCIA : VENTANILLA Y MI PERÚ - CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - LIMA

Fecha de Recepción SGS :

Fecha de Ejecución

Muestreo Realizado Por

Cadena de custodia

26-07-2021

Del 26-07-2021 al 30-07-2021

CUENTE

CA N®: 0004-7-2021-411 / RS N®:783-2021

Estación de Muestreo / Código de filtro

CA-VMP-8

CA-VMP-9

Emitido por SGS I Perú S.A.C.

Impreso el 2021

Fran^M. Julcan oro Quispe

I.P. 1

Coordinador oe [laboratorio

"Este Informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ue 12Callao t (5111 517 1900 www.j

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.ser?íci6s(SsgTcom
Jr. Arnaido Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (0761 366 092

Miembro del Grupo SGS



SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121782 Rev. O

NACAL

DA • Perú

Acjwlludo

Rft0iftre • 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

19/07/2021

09:55:00

20rt)7/2021

09:25:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-e

20/07/2021

11:00:00

21/07/2021

10:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro

Meóles en PM 10 Allu Volumen

Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbra Resultado ± Incertidumbre

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.963 3.036 663.562 i 54.307 846.366 1 64.688

/Vntimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 6.450 ± 0.47 <1.626

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 24.495 ± 3.674 25.622 t 3.843

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1,056 20.608 ± 0.546 27.508 1 0.684

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1,321 30.659 ± 0.750 1.817 ± 0.3

Boro EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.498 ± 0.47 9.304 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 22.954 ± 0.591 7.268 ± 0.306

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,054.843 ± 102.742 2,610.063 i 130.503

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.621 ± 0.1 0.628 ± 0.1

Cobre EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 339 917 ± 16.911 576.150 ± 42.142

Cromo EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.496 1.586 7.602 ± 0.47 1  2.427
1

± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 18.297 t 0.501 80.650 ± 2.066

Estroncio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.726 9.867 ± 0,350 11.316 t 0.375

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2,73 8.70 99.08 ± 9.91 143.59 ± 7.18

Hierro EAi_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1,77 5.63 1,141.58 ± 91.33 1,521.13 i 121.69

Litio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.552 ± 0.16 0.690 ± 0.16

Magr^sio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 948.49 ± 104.57 979.33 ± 110.98

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 28.279 t 0 700 38.697 ± 0.928

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Moiibdeno EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 26.082 ± 0.654 5.886 ± 0.3

Ñique! EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.589 ± 0.278 6.049 ± 0.285

Plata EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 1 0,713 t 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,131.957 ± 84,897 1,564.978 ± 117,373

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 340.98 ± 64,18 368.02 ± 69.68

Seienio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 13.28 ± 0,79 18.11 ± 0,79

Silicio EAI_ÉPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 P <1524.5 <1524.5 1
Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.S 4.6 5,245.9 ± 157,4 1 4,442.6 t 222.1 1

Talk) EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 1  <0.763 <0 763 1
Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.538 ± 0,506 22747 ± 0.587

Vanadio EAI_EPAIO3_5^PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.049 ± 0.6 4.750 ± 0.651

Zinc EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4,11 303.69 ± 36.44 845.60 ± 63.44

SGS del Perú S.A.C Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. /^aldo Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio

Página 2 de 12
Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 a Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



SG^
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121782 Rev. O

tNACAL

DA - Peni
4* Crum

ArradJtada

K-LE • «2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-WláP-e CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 21/07/2021 22/07/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:00:00 11:05:00

FECHA FIN DE MUESTREO 22/07/2021 23/07/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:30:00 10:16:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre |

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI.EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0 953 3.036 681.134 ± 56 937 712 092 i 61721 1
Antimonio EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0 510 1.625 1.830 ± 0.47 <1 625 1
Arsénico EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0.388 1.237 18.492 ± 2.774 18.791 t 2.819

Bario EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0.332 1.058 22.839 ± 0.589 26.611 ± 0.665

Berilio EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0,770 <0.770

Bismuto EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321 <1.321

Boro EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.451 ± 0.589 3.531 ± 0.47

Cadmio EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.014 ± 0.269 4.347 ± 0.568

Calcio EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,972.802 ± 98.640 2,270.675 t 113.534

Cobalto EAI..EPAI03_6.PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.667 ± 0.1 0.759 ± 0.1

Cobre EAI..EPA103_5.PM10 ug/muestra 1.048 3.337 360.203 ± 18.640 403.627 t 22.616

Cromo EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0.498 1.586 17.354 ± 0.484 44.379 ± 1.061

Estaño EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0.304 0.967 24.369 ± 0.620 18.159 t 0.499

Estroncio EAI.EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0.228 0.725 9.108 ± 0.337 10.810 ± 0.366

Fósforo EAI.EPAI03_5.PM10 ug/muestra 2.73 8.70 136.67 ± 6.83 137.82 ± 6.89

Hierro EAI.EPAI03_5.PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,396.66 ± 111.75 1,565.31 ± 125-22

Litio EAI.EPAI03_5.PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.552 ± 0.16 0.598 ± 0.16

Magnesio EAI..EPAI03_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 726.67 ± 64.04 935.81 ± 101.99

Manganeso EAI..EPAI03_5..PM10 ug/muestra 0.449 ' 1.431 34.328 t 0.829 41.273 ± 0.986

Mercurio EAI..EPAI03_5..PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 1  <0.4960 1
Mollbdeno EAI..EPAI03_5..PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4.807 t 0.663 21.965 1 0.572

Níquel EAI..EPAI03_5..PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.692 ± 0.639 5.888 ± 0.283

Plata EAI..EPAI03_6..PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.690 ± 0,2 0.690 ± 0.2

Plomo EAI..EPA!03_5..PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,228.350 ± 92.126 1,145.964 ± 85.947

Potasio EAI..ÉPAI03_5..PM10 ug/muestra 7.67 24.11 266.00 ± 48.93 329.66 ± 61.88

Selanio EAI._EPAI03_5..PM10 ug/muestra 0.78 2.50 5.81 ± 0.79 4.40 ± 0.79

Silicio EAI..EPAI03_5..PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1624.5 1  <1524.5 I

Sodio EAI..EPAI03_5..PM10 ug/muestra 1.5 4.6 I  2,605.8 ± 130.3 1  4,350.0 t 217.5 1

Tallo EAI..EPAI03_5..PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 1  <0.763 1

Titanio EAI._EPAI03_5..PM10 ug/muestra 0.357 1.138 20.447 ± 0.542 21.183 ± 0.557

Vanadio EAI._EPAI03_5..PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.106 ± 0.6 4.612 ± 0.622

Zinc EAI..EPAI03_5.PM10 ug/muestra 1.29 4.11 610.49 i 45,79 416.85 ± 50.02

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaido Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio

Página 3 de 12
Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 386 092

Miembro del Grupo SGS



SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N" LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121782 Rev. O

ÍNACAL

B«giMntrLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

23/07/2021

10:50:00

24/07/2021

10:00:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-9

19/07/2021

10:50:00

20/07/2021

10:20:00

AIRE

AIRE

Parámetro

Metales en PM i o Alto Volumen

Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 488.394 ± 31.466 859 361 ± 87.102

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 <1.625

Arsénico EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 11.270 ± 1.691 12.604 t 1.891

Bario EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 16.906 t 0.475 25.185 ± 0.636

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0,770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,415 1.321 <1.321 5,037 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.163 ± 0.47 5.256 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,457 1.457 3,634 ± 0.434 5,750 ± 0.281

Calcio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 1,492.102 ± 74.605 2.679.899 ± 143.995

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.552 ± 0.1 0.897 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 479.895 ± 30.514 474.605 t 29.929

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 18.895 ± 0.513 15.743 ± 0.47

Estaño EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 14.938 ± 0.439 8,867 t 0.332

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 7.590 ± 0.311 13.432 ± 0.412

Fósforo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 241.78 ± 12.09 148.88 ± 7.44

Hierro EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1,77 5.63 1,020.00 ± 81.60 1,465.38 ± 117.23

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.483 ± 0.16 0.667 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 650.15 ± 52.34 1,22375 ± 168.55

Manganeso EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 27.819 ± 0.690 37.892 ± 0.909

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 0.6900 t 0.16 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4,761 ± 0.653 34.891 ± 0.842

Ñique! EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4,324 ± 0.563 7.314 ± 0.306

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,009.252 ± 75.694 551.390 ± 41.354

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24,11 250.91 ± 45.86 394.89 ± 75.15

Selenlo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.88 ± 0.79 6.34 1 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio eAI_EPA103_5_PM10 ug/muesira 15 4.6 3,248.4 ± 162.4 5,811.6 ± 174.3

Tallo EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 14.789 ± 0.436 23.575 ± 0.604

Vanadio EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 3.186 ± 0.6 6.314 ± 06

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 235,75 ± 28.29 204.84 ± 24.58

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

Callao 1

Parque Industrial
Ba. San Antonio
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Callao t 1511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 o Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092
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SG9
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121782 Rev. O

INACAL

DA-Perú

Acrediudo

IU«tMmtrLE-0Q2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

' V

CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO

'

20/07/2021 21/07/2021

HORA INICIO DE MUESTREO
,

11:65:00 12:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 21/07/2021 22A)7/2021

HORA FIN DE MUESTREO ■, 11:25:00 12:00:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre |
Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 953 3 036 874.403 ± 89.939 834 635 ± 82.538

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.626 <1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 16.422 ± 2.463 8.855 1 1.328

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 26 864 ± 0.670 25,783 i 0.648

Berilio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.449 ± 0.3 <1.321

Boro EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.279 ± 0.47 6.521 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.657 t 0.438 1.794 1 0.162

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,616.503 t 130.825 2,606.268 130.313

Cobalto EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.874 t 0.1 0.605 t 0-1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1048 3.337 435.942 ± 25.821 323.288 1 15.556

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.807 ± 0.47 26.991 ± 0.673

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 22.436 ± 0.581 11.098 ± 0.371

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 12.627 ± 0.398 11,201 ± 0.373

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 145.87 t 7.29 159,07 ± 7.95

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,523.47 ± 121-68 1,670.77 133.66

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.690 ± 0.16 0.621 t 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2-39 7.50 1,010.56 ± 117.67 853.13 ± 65.94

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 38.789 ± 0.930 39.111 ± 0-937

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6.256 ± 0.3 6.164 ± 0.3

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.106 ± 0.270 4.784 1 0.658

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0,576 <0.576 <0.676

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 737.644 ± 55.323 436.066 ± 52.328

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 352.43 ± 66.51 27825 1 51.42

Selenio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 13.97 t 0.79 3.81 ± 0.79

Silicio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1  <1524.5 1  <1524 5 1
Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.6 4.6 4.088.1 ± 204.4 ' 2,631.3 1 131.6

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 [  <0.763 1  <0.763 1
Titanio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 25.185 t 0.636 23.759 ± 0.607

Vanadio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.003 ± 0.6 4.934 ± 0.591

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 480,61 ± 57.67 265.44 ± 31.85

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial
Ba. San Antonio
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SG$
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121782 Rev. O

NACAL

DA-Perú

AcrMitAdd

B«9MroirLE-003

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-\/MP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/07/2021 23/07/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:30:00 12:33:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/07/2021 24rt57/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:45:00 11:43:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado t Incertidumbre j

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 724 097 ± 53.628 632 604 ± 49.624 I

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 <1.625 1
Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 11.638 ± 1.746 9.798 t 1.470

Bario EA1_£PAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 28.957 ± 0.714 22.770 i 0.588

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0,770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.841 ± 0.47 5.509 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 1.533 ± 0.143 2.001 t 0.187

Calcio EAI_EPAIO3_S„PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2.338.088 ± 116.904 2,002.679 t 100.134

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muastra 0.127 0.403 0.874 ± 0.1 0.644 ± 0.1

Cobre EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 296.838 ± 13.513 304.336 ± 14.078

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 55.142 ± 1.332 27.404 ± 0.681

Estaño EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.177 ± 0.321 4.426 ± 0.584

Estroncio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.523 0.378 9.683 ± 0.346

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 224.16 ± 11.21 435.60 ± 21.78

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,656.32 ± 132.51 1,289.75 ± 103.18

Litio EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.598 0.16 0.529 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 934.39 ± 101.70 814.40 t 78.89

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 43 461 ± 1.040 34.535 ± 0.834

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 1  <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 22.977 ± 0.592 6.946 ± 0.300

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.371 ± 0.291 4.554 ± 0.610

Plata EAl_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0,576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM1C ug/muestra 1.021 3.253 317.228 ± 38.067 457.561 t 54.906

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 329.70 ± 61.89 325.66 ± 61.06

Selenio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.94 ± 0.79
1

385 1 0.79

Silicio EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 478.7 1524.6 <1524.5 1I  <1524 5 1
Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.6 4.6 1  3.968.3 ± 199.4 1  4,521.7 1 226.1 1
Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 1  <0.763 !1  <0.763 1

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 22.080 ± 0.574 18538 1 0.606

Vanadio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.842 t 0.671 3.945 ± 0.6

Zinc EALEPAI03_S_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 220.25 ± 26.43 183.62 ± 22.06

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
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SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121782 Rev. O

NACAL

DA-Parú

Aeradiudo

ltagUtnitrLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 19/07/2021 20/07/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 09:55:00 11:00:00

FECHA FIN DE MUESTREO 20/07/2021 ! 21/07/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO , .V,, . .V-'y "y'fíí' "í

09:25:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

10:30:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

Parámetro 1  Referef>cia 1  Unidad | LD 1 LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

AnahSiS Oatuj',)''-'-

Determiftación de Peso: PM-10 Alto

Volumen
EAI_NTP90030_UG..PM10 mg/nitro 1 3 166 ± 7 224 ± 9

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INtCIO DE MUESTREO 21/07/2021 22/07/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:00:00 11:05:00

FECHA FIN DE MUESTREO 22/07/2021 23/07/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:30:00 10:15:00

rviATRlZ
FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRÉ

Parámetro 1  Referencia | Unidad | LD 11  LC Resultado ± incertidumbre Resultado ± incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen
EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 146 ± 6 132 1 5

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CArVMP-8 CA.VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 23/07/2021 19/07/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 10:50:00 10:50:00

FECHA FIN DE MUESTREO 24/07/2021 20/07/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

10:00:00

FILTROS PM10ALTO
VOLUMEN

AIRE

10:20:00

FILTROS PM10/y.TO
VOLUMEN

AIRE

Parámetro 1  Rererencia | Unidad ] LD 1 LC Resultado ± Incertidumbre Resultado t Incertidumbre

Análisis (tnnoinIt.'S

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen
¡ EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro '  1 3 1  115 ± 5 1  160 ± 7 1

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3346

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
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Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N'^ LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121782 Rev. O

INACAL

DA-P«rú

Aeradiudo

a*gtMi«)rLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 20/07/2021 21/07/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:55:00 12:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 21/07/2021 22/07/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO,

11:25:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

12:00:00

FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

AIRE

Parámetro i  Referencia | Unidad | UD 11  LC 1 Resultado t Incertidumbre Resultado! Incertidumbre

Anah^i? CiOi'N-r.'i'c-

Determinaclón de Peso: PM-10 Alto

Volumen
EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 1  ̂ 214 ± 9 144 ± 6

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/07/2021 23/07/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:30:00 12:33:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/07/2021 24/07/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:45:00 11:43:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN
FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro 1  Referencia | Unidad | LO 11  LC Resultado! incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto

Volumen
EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 137 t 5 130 ± 5

Notas:

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.

Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada ai 95%

SGS del Perú S.A,C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez
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SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121782 Rev. O

NACAL

DA-Perú

Aeivdluda

Región tTLE-003

CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantlficeción

MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laPoratorio.

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPO LCS %Recoverv MS %Recovery
Determinación de Peso PM-10 Alto Volumen mo/filtro 3 <3 0% 101%

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio uo/muestra 3.036 <3.036 2% 102% 112%

Antimonio uo/muestra 1.625 <1.625 0% 91% 94%

Arsénico uo/muestra 1.237 <1,237 4% 102% 99%

Bario uo/muestra 1.058 <1,058 3% 88% 93%

Berilio uo/muestra 0.770 <0.770 0% 94% 96%

Bismuto uo/muestra 1.321 <1.321 4% 90% 90%

Boro uo/muestra 1.506 <1.606 1% 103% 91%

Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 0% 95% 97%

Calcio uo/muestra 37.294 <37.294 1% 112% 105%

Cobalto uo/muestra 0.403 <0 403 0% 92% 92%

Cobre uo/muestra 3.337 <3.337 1% 91% 94%

Cromo uo/muestra 1,586 ; <1 586 0% 96% 88%

Estaño uo/muestra 0.967 <0.967 9% 93% 105%

Estroncio uo/muestra 0.725 <0.725 0% 100% 106%

Fósforo i uo/muestra 8.70 <8.70 1% 92% 97%

Hierro uo/muestra 5.63 1 <5.63 1% 106% 93%

Litio ! uo/muestra 0.449 <0.449 0% 94% 101%

Maaneslo uo/mu0stra 7.60 <7.60 3% 98% 93%

Manganeso uo/muestra 1.431 <1.431 3% 106% 97%

Mercurio uo/muestra 0.4960 <0,4960 0% 96% 96%

Mollbdeno uo/muestra 1.264 <1.264 1% 113% 109%

NIouel uo/muestra 1,411 ■ <1.411 4% 91% 113%

Plata uo/muestra 0.576 <0.576 0% 95% 89%

Plomo uo/muestra 3.253 <3.253 1% 109% 90%

Potasio uo/muestra 24,11 <24.11 1% 95% 93%

Sálenlo uo/muestra 2.50 <2.50 1% 94% 97%

Silicio uo/muestra 15245 <1524.5 6% 92% 97%

Sodio uo/muestra 4.6 <4.6 2% 93% 106%

Tallo uo/muestra 0.763 <0.763 0% 103% 105%

Titanio uo/muestra 1.138 <1.138 1% 97% 101%

Vanadio uo/muestra 1.923 <1.923 3% 92% ' 88%

Zinc 1 uo/muestra 4.11 <4.11 1% 89% 94%

SGS del PeriJ S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
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sGg
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

MA2121782 Rev. O

NACAL

DA-Perú

Acrcdiuiio

RtglmirLS-002

REFERENCIAS DE METODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient
Particulate matter using inductiveiy Coupied Ptasma/mass spectroscopy
(ICP/MS)(Validado).

Determinación de !

Peso: Filtros PM10

Alto Volumen j

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL Calidad de aire.

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Método de referencia para la determinación de material particulado respirabie
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye
maestreo. 2020 (VALIDADO-aDlIcado fuera del alcance).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de ios miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en le página nttD://www.8Q8.De/es-ES/Term8-and-
Conditions.asox Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la té pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SOS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañia no es responsable del origen o fuente de la oual las muestras han sido tomadas.

IJItíma Revisión Julio 2015

SGS del Períi S.A,C. Av, Elmer Faucett 3348 Callao 1

Ernesto Gunttier 275 Parque Industrial
Jr. Amaldo Márquez 8a. San Antonio
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REPORTE DE EQUIPOS

MA2121782 Rev. O

Matriz: AIRE

Parámetros Equído Marca Códiao Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso; Filtros

PMIG Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS
Balanza Analítica para
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

3ul-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Eaulpo Marca Códiao Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS
Balanza Analítica para
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Jul-21

Nov-21

SGS dei Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez
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seaE DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMETRICO

MA2121782

Matriz: AIRE

Parámetros
Material de Referencia /
Material Volumétrico

Marca código Utilidad
Nro. De Informe /
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso; Filtros

PMIO Alto Volumen

Determinación de Peso; Filtros

PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg

Pesa Patrón de Ig

Mettier Toledo

Metler Toledo

LCS

INO-291-P

MA-275-P

Análisis

Análisis

Análisis

S2-MEB701507

CCP-0289-088-20

PO-175-P

Feb-25

Ago-21

Dlc-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros
Material de Referencia /
Material Volumétrico

Marca Código utilidad
Nro. De Informe /

Certificado
Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Determinación de Peso: Filtros

PMIO Alto Volumen

Patrón Metales HV

Pesa Patrón de 200 mg

Pesa Patrón de Ig

Mettier Toledo

Metler Toledo

LCS

INO-291-P

MA-275-P

Análisis

Análisis

Análisis

S2-MEB701507

CCP-0289-088-20

P0-17S-P

Feb-25

A90-2I

Dic-21

SGS del Perú S.A.C.
Av. Etmer Faucett 3348

Ernesto Gunther 275

Jr. Amaldo Márquez
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0«fa DOCUMENTO N** 16
^Ar>EMA rtc /^iie-rrvfMA rte aipc

PÁGINA

1 M2

DATOS DÉL ENVIO
DATOS GENERALES

Código de acción: 0004-7-2021-4'^
Exo»dl»nt» da Avaluación:

UBICACIÓN

RS N*; 7aM021

Nombre o Razón social:

Dirección:

Persona de contacte:

T^ófono/Anexo:

Correo Electrónico:

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Av. Faustino Sánchez Carrión N* 603.607,615 - Jesús María • Lima
Distrito: Ventanilla y MI Perú

miMS Garda Chacón
Provincia: Constitutíonal del Cdlao

ugarciachacon@gmail.com
Departamento: Lima

Enviado por

Fecna: Hors:

Medio de Erwio;

Aerolínea I I Agencia CU
T. Privado

Otro

DATOS DEL MUESTREO

MUESTREO
PARÁMETROS

(Marcar don "OC")
CODIGO DE FILTRO

CÓDIGO DE LJ^ORATOreO
CÓDIGO De. PUNTO DE

MUESTI^

Mcn FINAL

0

1

8

s
FECHA

(pamuM)
HORA

FECHA

(DDIMM/AA)
HORA Pttie PM„ OTROS

CA-VMP-8 19/07/2021 09:SS 2CW)7/2021 09:25 X X 212497

CArVMP-e 20rt>7/2021 11:00 21/07/2021 10:30 X X 212498

CA-VMP-8 21/07/2021 11:00 22rt)7/2021 10:30 X X 212499

GA-VMP-8 22/07/2021 11:05 23A37/2021 10:15 X X 212500

CA-VMP-e 23/07/2021 10:50 24/07/2021 10:00 X X 212501

CA-VMP-9 19/07/2021 10:90 20«)7/2021 10:20 X X 212502

CA-VMP-9 2CV07/2021 11:55 21A)7/2C21 11:25 X X 212503

CA-VMP-9 21/07/2021 12:30 22M7/2021 12:00 X X 212504

CA-VMP-9 22/07/2021 12:30 23/07/2021 11:45 X X 212505

CA-VMP-9 23/07/2021 12:33 24/07/2021 11:43 X X 212506

OBSERVACIONESQEICRALES ¿ 0 JUL. ¿Ul:T PARAMETROS METEREOU

(Marcar con "X^
IxHCOS

(1) Mío volumen. Humedad j j Valoddad/Dirección [ 1
■  . del Viento . .

Temperatura 1 1 Radiación l ■ ■/

Presión ^ ^ Precipitaeidn ^ ^

Ulises García Chacón
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS

SOLUCIONES CAPTAOORAS
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS OBSERVACIONES

responsable: Fecha de Recepción:

Ulises Garda Chacón

SUPBM8ORLJ0ER/jm DE EQUIPO
Envases adecuados

Con Ice pede

Dentro del tiempo de conservación

□

czT

NO

CD

CD

Hoia de Recepción: | ^
Recibido por

PM0302

Versión: 00

Fecha: 29/12/2020



SGS
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2125076 Rev. 1

E«Stotn>irLE-O«

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-150

PROCEDENCIA : VENTANILLA Y MI PERÚ - CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - LIMA

Fecha de Recepción SGS : 23-08-2021

Fecha de Ejecución ; Del 23-08-2021 al 27-08-2021

Maestreo Realizado Por : CLIENTE

Cadena de custodia C.A. N® 0003-8-2021-411! RS N° 886-2021

Observación : Rev. 1 corrección de horas de muestreo

"Este informe cancela y reemplaza ai Informe No. MA2125076 con fecha 28-08-21 emitida por SGS del Perú"

Estación de Muestreo / Código de filtro

CA-VMP-8 
CA-VMP-9

Emitido por SGS del Perú S.A.C.

Impreso el 28/09/2021

Gloria A. Huaman Maco

C.Q.P. 691

Analista Sénior de Laboratorio

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e 

del '.A.C. Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.^^Síi^t^^.com

(^jamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
B«St>tra)rte-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2125076 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 16/08/2021 17/08/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:00:00 11:10:00

FECHA FIN DE MUESTREO 17/08C021 18/08/2021

HORA FIN DE MUESTREO 10:06:00 10;40;00
FILTROS PM10/U.TO FILTROS PM10 ALTO

VOLUMEN VOLUMEN
PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad | LD | LC Resultado t Irtcedidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Detonación de Peso PM-IOAIto | eaLNTP90030.UG_PM10 | mg/T.ltro | 1 | 3

178 ± 1 164 ± 7

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 18/0S/2021 19/08/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:45:00 11:52:00

FECHA FIN DE MUESTREO 19/08/2021 20/08/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:15:00 11:02:00
FILTROS PM10ALT0 FILTROS PM10 ALTO

VOLUMEN VOLUMEN
PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad | LD | LC Resultado i Incertidum&re Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales

1 EALNTP90030_UG_PM10 | mg/filtro | 1 | 3
180 ± 7 165 ± 7

SGS del Perú S.A.C.

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

20/08/2021

11:22:00

21/08/2021

10:32:00
FILTROS PM10/U.T0 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

16/08/2021

11:00:00

17/08/2021

10:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Irtcertidumbre

A^a' S'í esterales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 141 ± 6

MGiai€s«iPM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-953 3.036 998.338 ± 115.032

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-510 1 625 <1 625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4140 ± 0.621

Bario EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.332 1 068 14.766 ± 0.436

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-473 1.506 5.635 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-457 1.457 1.783 ± 0.161

Calcio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,460.954 ± 123.048

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0-127 0 403 0.667 ± 0.1

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 13
Ernesto Gunther 115 Parque industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
Bagbtni (TLE - 002

INFORME DE ENSAYO
MA2125076 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

20fl»2021

11:22:00

21/oeco21

10:32:00
FILTROS PM10ALT0 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

16/08/2021

11:00:00

17/O8Z2O21

10:05:00

AIRE

/MRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumtxe Resultado t incertidumbre
MetalesertPM iO Arto Volumen |

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 194.315 ± 6.919

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 15.709 t 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0-967 6 567 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.799 ± 0.366

Fósforo EA!_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 187.32 ± 9.37

Hierro EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 849.76 ± 76.48

Litio EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.736 ± 016

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 617.63 ± 47.72

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 26.922 ± 0.671

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_ÉPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 14.030 ± 0.423

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0443 1.411 7 314 ± 0 306

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plwno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 534 968 ± 40.123

Potasio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 250 85 ± 45.85

Selenio £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2-50 <2 50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 2,271.8 ± 113.6

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 19 849 ± 0.531

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1-923 2.910 ± 0.6

Zinc EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4-11 122.84 ± 14.74

SGS dei Perú S.A.C.

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO 

HORA FIN DE MUESTREO 

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

17/08/2021

11:10:00

18/08/2021

10:40:00 

AIRE 

AIRE

CA-VMP-8

18/08/2021

11:45:00

19/08/2021

11:15:00 

AIRE 

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
1 Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 452.180 ± 27.510 546.917 ± 38415

/Vitimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1-625 <1.625 <1 625

Arsénico EA!_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 10.442 ± 1566 9.614 ± 1442

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 14.145 ± 0.425 15.410 ± 0.448

Berilio EA1_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.462 ± 0.691 9683 ± 047

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054} 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
DaglKioirLE-OOS

INFORME DE ENSAYO
MA2125076 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 17/08/2021 18/08/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:10:00 11:45:00

FECHA FIN DE MUESTREO 18/08/2021 19/08C021

HORA FIN DE MUESTREO 10:40:00 11:15:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado i Incertidumbre
Metales en PM lOAJtoVolumen |

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.819 ± 0.666 3.876 ± 0.477

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,591.623 i 79.581 1,757.729 ± 87 886

Cobalto EAl_EPAI03_5_PMtO ug/muestra 0.127 0.403 0.805 ± 0.1 0.690 1 0.1

Cobre EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 289.443 ± 12.967 866.928 ± 88524

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.371 ± 0.47 16.284 ± 0.47

Estaño EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 14.130 ± 0.425 13.650 ± 0.416

EstrofKio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 8.959 ± 0.334 9.304 1 0.340

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 273 8.70 242.52 t 12.13 190 96 ± 955

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 730.00 t 65.70 924.83 ± 83 23

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0 449 0.989 £ 0.16 0.851 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 772.14 ± 71.55 86263 ± 87.71

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 23.403 ± 0.600 28.371 ± 0.702

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4.117 ± 0.523 3.036 ± 0.333

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.726 ± 0 450 4.416 ± 0.582

Plata EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0 576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 984.504 ± 73.838 1,342.2» ± 100.672

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 286.59 ± 53.12 340.43 ± 64.07

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.78 ± 0.79 6.28 ± 0.79

Silicio EAI^EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,765.8 ± 188.3 4,239 8 ± 2120

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 14.168 ± 0.425 16.054 ± 0.460

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 2.082 ± 0.6 <1.923

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 141.38 ± 16.97 132.62 ± 15.91

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

19/08/2021

11:52:00

20/08/2021

11:02:00 

AIRE 

AIRE

CA-VMP-8

20/08/2021

11:22:00

21/08/2021

10:32:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Irtc^idumbre
Metales en PM 10 Alto Volumen J

Aluminio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 618.079 ± 47.787 398.498 ± 22.127

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.626 1.706 ± 0.47

Arsénico EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 7.705 ± 1.156 10.902 ± 1.635

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 13.317 ± 0.410 11201 ± 0.373

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Mierntro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


SGS LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N’ LE - 002
SaTiatm mx - 002

INFORME DE ENSAYO
MA2125076 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 19rt38Z2021 20fl38/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:52:00 11:22:00

FECHA FIN DE MUESTREO 20rt)eC021 21/08/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:02:00 10:32:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM 10 AltoVolunen

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-415 1-321 <1-321 <1.321

Boro EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 7.567 ± 0.47 6,279 ± 0 47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.508 ± 0.412 2 864 ± 0.307

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,791.493 ± 89.575 1,223.485 ± 61.174

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.667 ± 0.1 0.598 ± 0.1

Cobre EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 696.153 ± 59.234 334616 ± 16.473

Cromo EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 21.068 t 0.554 6486 ± 0.47

Estaño EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 11.259 t 0.374 10.523 ± 0.361

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 9.442 * 0-342 7.809 ± 0.315

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 269.20 ± 13.46 186 31 ± 9.32

Hierro EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 910.52 ± 81.95 656.61 ± 59.11

Litio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.141 0.449 0.828 ± 0.16 0.690 ± 016

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 917.76 ± 98.37 778.54 ± 72.64

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 26.093 t 0.655 27014 ± 0.673

Mercurio EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <04960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 15.801 ± 0-455 13.662 ± 0.416

Niguel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4370 ± 0.573 5.083 ± 0.270

Plata EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3 253 1,065.372 t 79.903 825.321 ± 61.899

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 312.54 t 58.40 253.63 ± 46 41

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 8.14 ± 0.79 5.84 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,302.8 ± 215.1 4,003.7 ± 200.2

Talio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 17.066 ± 0.478 12.236 ± 0.391

Vanadio EAI_EPAtO3_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 1.944 ± 0.6 3.048 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 124.57 ± 1495 121.56 ± 1459

Análisis Generales

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

16/08/2021

12:30:00

17fl)a/2021

12'00:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-WP-9

17/08/2021

12:35:00

18/08/2021

12:05:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

Parámetro | Referencia { Unidad ( LD | LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

3 I 121 t S I 157 ± 6I Determinación de Peso: PM-IOAH0 NTP90030 UG PM10 mgffiltro
I Volumen I ~ ~|

SGS del Perú S.A.C. Av- Eimer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 de 13
Arequipa t (054) 213 506 e Pe-servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Gn^x) SGS

mailto:Pe-servicios@sgs.com


INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
«•sominx-aoa

DA-Perú
Acreditado

INFORME DE ENSAYO
MA2125076 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 18/08/2021 19/08/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:00:00 13:08:00

FECHA FIN DE MUESTREO 19/08/2021 20A)8í2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:30:00 12:13:00
FILTROS PM10ALTO FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN VOLUMEN
PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad | LO ( LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales

PM-10A«o i ea1_NTP90030_UG_PM10 mífilfro | í | 3
± 7 192 1 8

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

20/08/2021

13:22:00

21/084Í021

12:32:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

16fl38/2021

12:M:00

17/08/2021

12:00:00

AIRE

AIRE
Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado i Incertidumbre
Análisis Gerterales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 118 ± 6

' Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 363.745 ± 18.950

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.163 ± 0.624

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 14.490 ± 0.431

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.242 0-770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1-321 <1 321

Boro EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.955 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,369.627 ± 68.481

Cobalto EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0 483 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 264.673 ± 11.216

Cromo EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 21.505 ± 0.563

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 6 636 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 228 0.725 6.406 ± 0.291

Fósforo EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 204.71 ± 10.24

Hierro EAI_EPAÍ03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 814.68 ± 73.32

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.575 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 538 37 t 37 36

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 22.575 ± 0.584

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 17.572 ± 0.488

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.167 ± 0288

Plata EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
ITLZ ■ 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2125076 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

20rt>8/2021

13:22:00

21/08/2021

12:32:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

16^8/2021

12:30:00

17/08/2021

12:00:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 518.524 ± 38.889

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 224.10 ± 40.41

Selenki EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <15245

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 2,4885 ± 124.4

Tallo EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0-239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 11.569 ± 0.379

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 <1.923

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 133.95 ± 16.07

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 17/08/2021 18/08/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:35:00 13:00:00

FECHA FIN DE MUESTREO 18/08/2021 19/08^021

HORA FIN DE MUESTREO 12:05:00 12:30:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 623.944 ± 48.604 515.223 ± 34.567

/Vitimonio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.083 ± 0762 8.671 ± 1.301

Bario EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 14.904 ± 0.439 14.490 ± 0.431

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-415 1.321 <1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 4.462 t 0.591 11.293 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2-933 t 0.317 1 921 ± 0.177

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 2,055.280 ± 102.764 1.662.680 ± 84.134

Cobalto EAI_EP/U03_5_PM10 ug/muestra 0-127 0.403 0.690 ± 0.1 0-552 ± 0-1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 304.394 ± 14.082 561.694 ± 40.278

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 10.810 ± 0.47 15.571 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.476 t 0.326 6 061 t 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 9.488 ± 0.343 8.430 ± 0.325

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 260.79 ± 1304 17387 ± 8.69

Hierro EAI_EPWO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 877.11 ± 76 94 920.78 ± 82.87

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0 449 0.966 ± 0.16 0.713 ± 0.16

Magrresio eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 851.01 ± 85.55 796.02 1 75.65

Manganeso EAi_EP/UO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 27.267 ± 0.679 27.290 ± 0.679

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
R«9btr«)rLE'OO2

INFORME DE ENSAYO 
MA2125076 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 17/08/2021 18/08^021

HORA INICIO DE MUESTREO 12.36:00 13:00:00

FECHA FIN DE MUESTREO 18fl)8/2021 19/08/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:05:00 12:30:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± incertidumbre

Metalasen PM 10 AttoVolum^i

Molibdeno EAI .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5-198 t 0.3 5.083 ± 0.3

Níquel EAI .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-443 1.411 4.278 ± 0.554 3.519 ± 0.413

Plata EAI .ePAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 718.946 ± 53 921 553.920 ± 41.544

Potasio EAI .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 300.18 ± 55.88 371.85 ± 70,46

Selenio EAI .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50 <2.50

Silicio EAI .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1624.5 <1624.5 <1524.6

Sodio EAI .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,728.2 t 1864 3,700.8 ± 186.0

Talio EAI .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EAI .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 17.917 ± 0.494 16.353 ± 0.465

Vanadio EAI .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 2.634 ± 0 6 <1.923

Zinc EAI .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 133.10 ± 1597 113.90 ± 13.67

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

19/08/2021

13:08:00

20/08/2021

12:13:00 

AIRE 

AIRE

CA-VMP-9

2Wñl2GZ^ 

13:22:00

21/08^021

12:32:00

AÍRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado! Incertidumbre
Metalasen PM 10Wto Volumen |

Aluminio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 746.373 ± 67.242 300.036 ± 13.752

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.784 ± 0.718 5.643 ± 0.831

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 12.213 ± 0 390 10.281 ± 0.357

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 <1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 9.936 ± 047 4.209 ± 0.541

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 1.576 ± 0.137 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,702.707 t 135.135 1,080.747 ± 54.037

Cobalto EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.621 ± 0.1 0.460 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 390.781 ± 21.401 370.726 ± 19.569

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 19.780 ± 0.530 7.406 ± 0.47

Estario EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.738 ± 0452 4.428 ± 0.584

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.672 ± 0.381 5.854 ± 0.282

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 870 238.54 ± 1193 173.73 ± 8.69

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 563 937.37 ± 8436 563.04 ± 60.67

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.805 ± 0.16 0.460 ± 0.16

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3340 Callao 1 Callao t (511) 517 1900
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
RagUCrairtX-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2125076 Rev. 1

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 19/08/2021 20/08/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:06:00 13:22:00

FECHA FIN DE MUESTREO 20/08/2021 21/08^021

HORA FIN DE MUESTREO 12:13:00 12:32:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Urtidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 813.87 ± 78.80 649.78 ± 52.29

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1,431 26-025 ± 0.653 19.194 ± 0.518

Mercurio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0-4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 14.362 ± 0429 13.547 ± 0.414

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3-427 ± 0398 4186 ± 0.536

Plata EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3263 309.063 ± 37.088 210-255 ± 25.231

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 340.34 ± 64.05 217.78 ± 3912

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.43 ± 0.79 4.58 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,522.0 ± 176.1 3,349.6 ± 167.5

Talio EA1_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 20.815 ± 0.550 10.006 ± 0.352

Vanadio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 1.990 t 06 2.427 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 99.13 ± 11.90 106.24 ± 12-75

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002 

INFORME DE ENSAYO 
MA2125076 Rev. 1

IUg<MreirLE-002

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación 
MB: Blanco del proceso. 
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso. 
US %Recovery: Pwcentaje de recuperación de la muestra adicionada. 
USD “ARPO: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio

I DetermmacKXi de Peso: PM-10 Alto Volumen | moffiltro | 3 | <3 | 0% 101% IVÜgi.-
Metales en PM 10 Alto Volumen

Parámetro Unidad LC MB DUPiREP %RPD LCS %Recovery MS ‘ARecovery

Aluminio uQimuestra 3 036 <3.036 9% 92% 110%
Antimonio utymuestra 1.625 <1.625 0% 91% 96%
Arsénico uQfmuestra 1 237 <1.237 2% 102% 92%
Bario urymuestra 1.058 <1.068 1% 104% 103%
Berilio uo/muestra 0 770 <0.770 0% 90% 90%
Bismuto ugfmuestra 1.321 <1.321 0% 90% 102%
Boro uq/muestra 1.506 <1.506 4% 101% 111%
Cadmio uo/muestra 1 457 <1.457 0% 95% 94%
Calcio uo/muestra 37 294 <37.294 1% 102% 112%
Cobalto uo/muestra 0 403 <0.403 10% 105% 101%
Cobre uo/muestra 3337 <3 337 6% 100% 96%
Cromo uo/muestra 1 586 <1 586 11% 105% 112%
EstaAo ug/muestra 0 967 <0.967 3% 96% 102%
Estroncio uo/muestra 0 725 <0.725 1% 106% 101%
Fósforo ug/muestra 8 70 <8.70 0% 102% 89%
Hierro uo/muestra 563 <5.63 0% 104% 100%
L.l.o uo/muestra 0 449 <0 449 5% 89% 98%
Maonesio uo/muestra 7.60 <7 60 0% 110% 105%
MarvQaneso uo/muestra 1 431 <1.431 3% 96% 93%
Mercurio uo/muestra 0.4960 <0.4960 0% 101% 108%
Molibdeno ug/muestra 1 264 <1.264 2% 107% 92%
Níquel uo/muestra 1 411 <1.411 4% 102% 94%
Plata uo/muestra 0576 <0 576 0% 110% 106%
Plomo uo/muestra 3253 <3.253 3% 107% 96%
Potasio uo/muestra 24 11 <24.11 2% 95% 95%
Selenio uo/muestra 250 <250 0% 100% 94%
Silioo ug/muestra 1524 5 <15245 0% 102% 92%
Sodio uo/muestra 46 <4.6 2% 108% 105%
Tallo uo/muestra 0.763 <0.763 0% 92% 103%
Titanio uo/muestra 1 138 <1.138 3% 94% 102%
Vanada ug/muestra 1 923 <1.923 0% 94% 90%
Zinc uo/muestra 411 <4.11 0% 107% 88%
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO
MA2125076 Rev. 1

BogtMni tru - 002

DA-Perú
Acreditado

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
OofArennia Sede Parámetro Método de Ensayo ____________ I

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PM10 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAI_EPAlO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado)._____________ __________________________________ _________

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 

multilaterai/mirtuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía tajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página http:Z/www sflS.p^es-Eg/Terms-and- 
Condilions aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su atteración o su uso indebido constituye un delito contra la fó pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de ta materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A-C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para ia(s) muestraCs) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2125076 Rev. 1

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Ha rea Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Rttros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexion/ 3000 

SARTORIOS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis 

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Nov-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Nov-21

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analítica para 
pesado de filtros

SARTORIOS MA-071-T Análisis CCP-0S19-082-20 Nov-21
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DE MATERIAL DE REFERENCIA 
MA2125076

MATERIAL VOLUMÉTRICOY

Matriz: AIRE _____________________________________________________________

Parámetros
Material de Referencia / 
Material Volumétrico

Marca código Utilidad
Nro. De Informe / 
Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz; FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN _______ _____________ __________________________________________

Parámetros
Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código Utilidad

Nro. De Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dlc-21
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
ItcgiMntriE.002

INFORME DE ENSAYO 
MA2125075 Rev. 0

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO, 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV / LB-347667-149

PROCEDENCIA : VENTANILLA Y MI PERÚ - CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - LIMA

Fecha de Recepción SGS : 23-08-2021

Fecha de Ejecución Del 23-08-2021 al 27-08-2021

Muestreo Realizado Por : CLIENTE

Cadena de custodia : C.A. N® 0003-8-2021-411 / RS N” 886-2021

Estación de Muestreo / Código de filtro
CA-VMP-10

Emitido por SGSdel Perú S.A.C.

Impreso el ^/08/2021

Coordina

M. Julcan oro Quispe

•Q.P. 1033 
laboratorio

“Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros —

SEGUNDO ORIGITO "
firmantes de lAAC e ILAC" 

Av. Elmer Faucett 3348 
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márque2

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 9
Arequipa t (054) 213 506 e Pe-servrcios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe-servrcios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2125075 Rev. 0

B.giKroirLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 16/08/2021 17/0aC021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:30:00 14:20:00

FECHA FIN DE MUESTREO 17/08/2021 18/08/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:00:00 13:60:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 217.120 i 8204 224.618 ± 8.649

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/mueslra 0.510 1.625 <1 625 <1.625

Arséniix EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 388 1.237 3.059 ± 0.459 2.852 ± 0.428

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 13.547 ± 0.414 10.672 ± 0.363

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0,770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321 <1,321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.830 ± 0.668 3.105 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457 <1 457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11 710 37.294 1,046 707 ± 52.335 1.282.503 t 64.125

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 <0.403 <0.403

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 39.434 ± 0 945 85 457 ± 2.219

Cromo EAÍ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.438 ± 0.47 <1 586

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.967 ± 0.3 1.898 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 5.923 ± 0.283 7.832 ± 0315

Fósforo EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 273 8.70 15915 ± 7.96 210.58 ± 10.53

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 412.14 ± 37.09 430.74 ± 38.77

Litio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.506 ± 0.16 0.529 ± 0.16

Magnesio EA1_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 2.39 7.60 455.60 ± 27.37 637.92 ± 50 58

Manganeso EA1_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.449 1.431 13.674 ± 0.47 14.111 ± 0.47

Mercurio EAI_EPA]O3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/rrtuestra 0.397 1 264 10.718 ± 0 364 <1 264

Níquel EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.875 ± 0.308 <1.411

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0 576 <0.576

Plomo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3,253 48.151 ± 5,778 39066 i 4.688

Potasio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 174.12 ± 30.24 227.92 ± 41.18

Selenio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_S_PMtO ug/muestra 478.7 1524 5 <1524 5 <1524.5

Sodio EA!_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 2,324.6 ± 116.2 3,785,2 ± 189,3

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titano EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 7.130 ± 0.303 8119 ± 0 320

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/mueslra 0.604 1.923 <1.923 <1.923

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 127.01 ± 15.24 135.77 ± 16.29

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jí. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t {5111 517 1900 www.sg/pe

Arequipa t (054) 213 506 6 Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sg/pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
R«9tauoin£-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2125075 Rev. O

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 18X)8/2021 19/08/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:35:00 14:45:00

FECHA FIN DE MUESTREO 19/08/2021 20/08/2021

HORA FIN DE MUESTREO 1405:00 13:55:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado! ineertidumbre Resultado ± ineertidumbre
1 Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 283.199 ± 12.516 222.870 ± 8.545

Antimonio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPA1O3_5_PM1O ug/muestra 0388 1.237 3.680 ± 0.552 5.474 ± 0.821

Bario EA1_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 11.684 ± 0.381 8.349 ± 0.324

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.416 1 321 <1.321 <1.321

Boro EA1_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.450 ± 0.47 3.979 ± 0497

Cadmio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,260.791 ± 63-040 1,078.056 ± 53.903

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0403 <0.403 <0-403

Cobre EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.048 3 337 49346 * 1.183 31.936 ± 0-9

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 2.990 ± 0.47 <1.586

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 304 0 967 2.036 t 0.3 3.508 ± 0412

Estroncio eAI_EPAIO3_5_PMt0 ug/muestra 0.228 0.725 7-234 i 0.305 6.153 ± 0287

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 133.64 ± 6.68 225.46 ± 11-27

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 551.06 ± 49.60 368.67 ± 33.18

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ugAmuestra 0.141 0.449 0-483 ± 0-16 <0.449

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 771 68 ± 71-47 712.94 t 61.85

Manganeso EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 16.433 ± 0.47 11.397 ± 0.47

Me reúno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0 4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EA]_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.397 1.264 <1.264 35.397 t 0.853

Níquel EA1_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.443 1.411 1.656 ± 0.146 <1.411

Plata EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 26.738 ± 3.209 30.211 ± 3.625

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 260.14 ± 220.42 t 39.66

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50 <2.50

Silicto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 4787 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,533.1 ± "¿l&l 4.454.0 ± 222.7

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 9.591 t 0.345 7.636 ± 0.312

Vanado EA!_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0604 1.923 <1.923 <1.923

Zinc EAJ_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 95.50 ± 11.46 105.04 ± 12.60

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sg^pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaido Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo S6S
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
R>gU>t«irLE-0C2

INFORME DE ENSAYO 
MA2125075 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

20A)8/2021

14:30:00

21/08/2021

13:40 00

AIRE

AIRE

CA-VMP-10

16/08/2021

13:30:00

17/08/2021

13:00:00
FILTROS PM10/U.TO 

VOLUMEN
AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Ara Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro
_________________________

100 ± 4

MeiaitísenPM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0-953 3036 206-218 t 7.5T7

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.610 1.625 <1.625

Arsénico EA1_EPAIO3_5_PM1Q ug/muestra 0.388 1.237 2.783 ± 0.417

Bario EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 9.269 1 0.339

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPWO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPA103_5_PM10 ug/nuiestra 0.473 1 506 3.726 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAJ03_5_PMtO ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 915.262 ± 73.221

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 <0.403

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 048 3.337 41.917 ± 1.003

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 1.656 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.461 ± 0.3

Estroncio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.226 0.725 5.785 ± 0.281

Fósforo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 166.32 t 8.32

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 380.76 ± 34.27

Litio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.460 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 663.68 ± 5432

Manganeso EA1_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.449 1.431 14.341 t 0.47

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 17.112 ± 0-479

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 2.806 t 0.298

Plata EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 22.160 ± 2.650

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 211.15 ± 37.77

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2-50

Silicio EA)_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,002.8 ± 200.1

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0 763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 7.337 ± 0.307

Vareadlo EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0 604 1,923 2 542 ± 0.6

Zirx: EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 111.02 t 13.32

SGS del Perú S A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sg^pe

Ernesto Gunther Tlb Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs-com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2125075 Rev. 0

lUgtMra MTJE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 17/08/2021 18/08/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:20:00 14:35:00

FECHA FIN DE MUESTREO 18/08/2021 19/08/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:50:00 14:05:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
FILTROS PM10/U.TO 

VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro 1 Referencia | Unidad | LD LC Resultado ± Incertidum&re Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto
Volumen

1 EAI_NTP90030_UG_PM10 | mg/filtro | 129 ± 5 121 ± 5

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-\^P-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 19/08/2021 20/08/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:45:00 14:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 20/08/2021 21/08/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:55:00 13:40:00
FILTROS PM10ALT0 FILTROS PM10ALTOMA1HIZ VOLUMEN VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad | LD | LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análists Generales

Voli^m^'r^"^:PM-10Alto j eai_NTP90030_UG_PM10 | mgffiltro | 1 | 3 104 ± 4 94 ± 4

Notas:
El reporte de Oernpo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

SGS de* Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaido Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002 
 

INFORME DE ENSAYO 
MA2125075 Rev. 0

R«gl«raH*I£-002

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantíTicactón
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso, 
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada 
USO “ARPO: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada 
Dup/Rep %RPO: Diferencia Porcentual Relativa entre ios duplicados o réplicas del proceso de laboratorio

PafémeUo Unidad LC MB DUP/REP %RPP LCS %Recoveíy MS %Recovery

Metales en PM 10 Alto Volumen
I Determinación de Peso PM-iQ Alto Volumen I moffiltro I 3 | <3 | 0% 101% ->/* I I

Aluminio uo/mueslra 3.036 <3 036 9% 92% 110%
Antimonio ug/muestra 1.62S <1 625 0% 91% 96%
Arsénico uo/muMlra 1.237 <1.237 2% 102% 92%
Bario ug/muMira 1.056 <1.056 1% 104% 103%
Berilio uo/muestra 0.770 <0770 0% 90% 90%
Bismuto ug/muestra 1.321 <1.321 0% 90% 102%
Boro ug/mueslra 1.506 <1 606 4% 101% 111%
Cadmio ug/muestra 1.457 <1.457 0% 95% 94%
Calcio ug/muestra 37 294 <37 294 1% 102% 112%
Cobalto ug/muestra 0.403 <0.403 10% 105% 101%
Cobre ug/muestra 3.337 <3.337 6% 100% 96%
Cromo ug/muestra 1.566 <1.586 11% 105% 112%
Estaño ug/muestra 0.967 <0 967 3% 96% 102%
Estroncio ug/muestra 0.726 <0 725 1% 108% 101%
Fosforo ug/muestra 6.70 <8.70 0% 102% 89%
Hierro ug/muestra 6.63 <5.63 0% 104% 100%
Litio ug/muestra 0.449 <0.449 5% 89% 98%
Magnesio ug/muestra 7.60 <7.60 0% 110% 105%
Manganeso ug/muestra 1.431 <1 431 3% 96% 93%
Mercurio ug/muestra 0.4960 <04960 0% 101% 108%
Molibdeno ug/muestra 1 264 <1 264 2% 107% 92%
Niguel ugfmuestra 1.411 <1 411 4% 102% 94%
Plata ug/muestra 0.576 <0.576 0% 110% 106%
Plomo ug/muestra 3 263 <3 253 3% 107% 95%
Potasio ug/muestra 24.11 <24.11 2% 95% 95%
Setenio ug/muestra 250 <2 50 0% 100% 94%
Silicio ug/muestra 1524.5 <1524.5 0% 102% 92%
Sodio ug/muestra 4.6 <4.6 2% 108% 105%
Tallo ug/muestra 0.763 <0 763 0% 92% 103%
Titanio ug/muestra 1.138 <1.138 3% 94% 102%
Vanadio ug/muestra 1.923 <1.923 0% 94% 90%
Zinc ug/muestra 4.11 <4.11 0% 107% 68%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2125075 Rev. 0

«•gl«nN*L£-0D3

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parametro Método de Ensayo

EAl_EPAIO3.5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determinaron Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(lCP/MS)(Validado).

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PM10 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-apiicado fuera del alcance)

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bap sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httoVZwww sos oe/es-ES/Terms-and- 
Conditions asox Son especialmente importóles las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciortes y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pellica y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S AC
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015 
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2125075 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marta Códiqo Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metates en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de Filtros

Flexión/ 3000 

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Sep-21
Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de nitros

Nexion/ 300D

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Sep-21
Nov-21
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E DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO 
MA2125075

Matriz: AIRE
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca Código Utilidad Nro. De Informe / 
Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
(determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P DiC-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Material de Referencia /
Material Volumétrico Marca Código utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Pafrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Ago-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21
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DOCUMENTO N* 16^BlvAlBBlew 
yfW<clnf»n

■ ** *™~"“ /'AnckiA r\c r>iieTr\niA ne aipe______________________________ _ __________

DATOS GENERALES

Códieo da accMn: OOOM<2021-411 
Expadtsnta da avaluación:

RS N*: 886-2021
PASMA 
2 da 2

UBICACION DATOS DEL ENVIO

Nombra o Razón social; Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito; Ventanilla y Mi Perú
Enviado por
Fecha: Hora:
Medio de Envío:
Aerolínea I J Agenoe I J
T. Privado I I

Olro I

Diraeción; Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607,615 - Jesús María - Lima

Poraena de contacto: mises Garda Chacón
Provincia: Constitucional del Callao

ToMfono/Anaxo: 972669438

Corrao Elaetrónlco; uearciachacon(S)Kmail.corn
Departamento: Lima

Referancia:
DATOS DEL MUESTREO

MUESTREO
PAAAMeTROa 

(Marear con "V)
CODIGO DE FILTRO

oónao DE LABORATOnO CÓDIGO DEL PUNTO DE 
MUESTREO

INICX) FINAL

O 
í { 

E 
3FECHA 

(DCVMMZAA) HORA FECHA 
(DD/MM/AA) HORA PM PM „ OTROS

CA-VMP-10 16/06/2021 13:30 17/08/2021 13:00 X X 212441

CA-VMP-10 17/08/2021 14:20 18/06/2021 13:50 X X 212442

CA-VMP-10 ia/Oa/2021 14:35 19/08/2021 14:05 X X 212443

CA-VMP-10 19/08/2021 14:45 20/08/2021 13:55 X X 212444

CA-VMP-10 20A}8/2021 14:30 21/08/2021 13:40 X X 212445

OBSERVACIONES GENERALES
PARAME iHoaMmReoLóotcoa 

(Marear cennr)

(1) Alto volumen. Humedad [ | Velocided/Dirección [ I
■ ■ del Viento j-------.

Temperatura 1____ 1 Radiación 1 1

Presión Precipitación

neBKNEAELET PARA SBl LLENADO POR EL AREA OE RECEPCION OC3. LABORATORIO

Ulises García Chacón
CONOiaONES DE RECEPQÓN DE MUESTRAS PARA LAS 

SOLUCIONES CAPTADORAS
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS OBSERVACIONES

WPWINBAKP2 

mises García Chacón SI NO
Envases adecuados \* | | |

Con Ico pack I I [ 1

Dentro del llampo de conservación 1 1 1

Fecha de Recepción;

Hora de Recepción *2 '

SGS deí ■
GALL.r-.-_'

1 3 AGO 2021 

_______ ■ -

•UPMMBOR UDCR / JVE OB MUPO

FIRMA;
Recibido por Cloffifto

PM0302

Versión: 00 

Porha- 9q/17/?n9n



INACAL
DA-Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

Acradtudo

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-170

PROCEDENCIA : VENTANILLA Y MI PERU

Fecha de Recepción SGS :

Fecha de Ejecución

Muestreo Realizado Por

Cadena de Custodia

27-09-2021

Del 27-09-2021 al 01-10-2021

CLIENTE

CA N°: 0001-9-202imi / RS N°: 1038-2021

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC" 
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INACAL
DA-Pmú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002 AcradHad»

MgMTCirLE*0O2

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

20/09/2021

11:42:00

21/09/2021

11:12:00
FILTROS PMIOALTO 

VOLUMEN 

AIRE

CA-VMP-8

21/09/2021

11:40:00

22/09/2021

11:10:00

FILTROS PMIOALTO 
VOLUMEN

AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad | LO | LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
de Peso: PM-10 Arto | eaI_NTP90030_UG_PM10 | mgffiltro 1 | 3

273 216 1 9

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/09/2021 23A)9/2Q21

HORA INICIO DE MUESTREO 12:25:00 12:25:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/09/2021 24/09/2021

HORA FIN DE MUFSTREO 11:55:00 11:35:00

MATRIZ FILTROS PMIOALTO FILTROS PMIOALTO
VOLUMEN VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad j LO | LC Resultado i Incertidumbre Resultado t Incertidumbre

Análisis Generales
O^'^adón de Peso- PM-10 Alto | ea1_NTP90030,UG_PM10 | moffiltro ( 1 | 3

178 t 7 172 ± 7

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

24/09/2021

12:30:00

25/09/2021

11:40:00

FILTROS PMIOALTO 
VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-e

20/0^2021

11:42:00

21/09/2021

11:12:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAl_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 227 ± 9

_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,669.099 ± 133.528

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-510 1.625 2 968 ± 047

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 16.709 ± 2.507

Bario EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.332 1.058 30.831 ± 0 754

Benlio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0-770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.450 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 12.167 ± 0390

Calcio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,604.876 ± 230.244

Cobalto EAI_EP/UO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1-564 ± 0.136

SGS del Perú SA.C. 51? 1900 www.sg^pP
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
hgtontTLE'OOZ

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-e CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 24/09/2021 20/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:30:00 11:42:00

FECHA FIN DE MUESTREO 25/09/2021 21/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:40:00 11:12:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM tO Ano Volumen

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 631.246 ± 49.632

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 15.318 ± 0-47

Estaño EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 25.979 ± 0.652

Esborxáo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 23.529 ± 0.603

Fósforo EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 342.84 ± 17.14

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,640.27 ± 132.01

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.081 ± 0.16

MagrwsiO EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,670.65 ± 83.53

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 54.165 ± 1 306

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6.578 ± 0.3

Niquel EAI_EPMO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 6.992 ± 0.301

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 2,257.347 ± 169.301

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24-11 544.35 t 105.55

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 11.49 ± 0.79

SilKáo EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,760.8

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,273.0 ± 216.2

Tallo EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 46.977 ± 1.125

Vanadio EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.336 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1-29 4.11 273.08 ± 32.77

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

21/09/2021

11:40.00

22/09/2021

11:10:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-8

22/09/2021

12:25:00

23/09/2021

11:55:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado t Incertidumbre
¡Metalesen PM lOAItoVolumert

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,423.850 ± 113.908 656.018 ± 53.197

Antimonio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 4.651 ± 0.630 1.973 ± dAl

Arsénico EAI_EPAIO3_S_PM1O ug/muestra 0.388 1.237 11.259 ± 1689 8.062 ± 1 209

Bario EAI_EPA1O3_5_PM1O ug/muestra 0.332 1.058 25.081 ± 0.634 15.605 ± 0.451

Berilio £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1438 ± 0.3 1.829 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.760 ± 0,47 <1.506

SGS del Perú S.A.C.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
IU9l«ieirLe-003

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 21/09/2021 22/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11;4000 12:25:00

FECHA FIN DE MUESTREO 22/09/2021 23/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:10:00 11:55:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

r.’ ■■ en PM 10 AHo Volumen

Cadmio EAl,_EPAIO3__5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 8.602 ± 0.328 6.417 t 0,291

Calcio EAI_.EPAIO3_5_PMia ug/muestra 11.710 37.294 3,486.179 ± 174.309 1,933.886 ± 96 694

Cobalto EAl..EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0-127 0.403 1.633 i 0.143 1.564 ± 0.136

Cobre EAl..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 434.666 ± 25.690 281.301 ± 12.379

Cromo EAl .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 13.984 ± 0.47 4.025 ± 0.505

EstaAo EAl._EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0967 42.076 ± 1.006 17.951 ± 0.495

Estroncio EAl..EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.504 ± 0.524 12834 ± 0.401

Fótíoro EAl .EPAIO3_5_PMia ug/muestra 2.73 8.70 262.13 ± 13.11 149.66 t 7.48

Hierro EAl .EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.77 563 2,332 42 ± 116.62 1.209.65 ± 9&77

Litio EAl..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.104 ± 0.16 0.644 ± 0.16

Magnesio EAl..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,667.16 * 83.36 1,257.02 ± 177.31

Manganeso EAl .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 53.406 ± 1.287 28.451 ± 0.703

Mercurio EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAl .EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4,140 ± 0.527 2.553 ± 0.3

Níquel EAl .ÉPWO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.211 ± 0.321 4.692 ± 0.639

Plata EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAl .EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 2,353.095 t 176.482 1,201.302 ± 90 098

Potasio EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 490.90 ± 94.67 359.25 ± 67.90

Selenio EAl _EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.71 ± 0.79 5,76 t 0,79

Silicio EAl .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,695.9 <1524.5

Sodio EAl .EPAI03_5^PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8.174.2 ± 245.2 7.510,2 ± 225.3

Tallo EAl .EPAIO3_5..PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0,763

Titano EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 37.525 i 0.901 19,953 ± 0,533

Vanadio EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.705 ± 0.6 4.727 ± 0.646

Zinc EAl _EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 225.33 ± 27.04 176.50 ± 21.18

IDEIsfTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

23/09/2021

12:25:00

24/09/2021

11:35:00 

AIRE 

AIRE

CA-VMP-8

24/09/2021

12:30:00

25A)9/2021

11-40:00 

AIRE 

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t IfKertidumbre Resultado ± Incertidumbre
(.’•' : en PM10 Alto Volumen |

Aluminio EA1_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 705.375 t 60,667 727,271 ± 64.137

/Vitimonio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 9.466 t 0.47 9.853 ± 0.47

/Vsénico EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 11.328 ± 1699 20206 ± 3.031

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 18.389 ± 0.503 16.939 ± 0.476

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t 1511} 517 1900
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs-com
Cajamarca t (076) 366 092

Miemtxo del Grupo SGS



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

b«taraM*U-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 23W9C021 24/092021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:25:00 12:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 24«)9/2021 25/09Z2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:35:00 11:40:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado l incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Berilio EAI_EPAi03__5_PM10 ug/muestra 0.242 Qna <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-415 1.321 1.346 t 0.3 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.382 ± 0.47 4.715 ± 0.644

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 7.866 ± 0.316 9.683 ± 0.346

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,659.427 ± 82.971 2,189.393 ± 109.470

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.357 ± 0114 1.380 ± 0.116

Cobre EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.048 3-337 360 491 t 18.665 459.666 ± 28.306

Cromo EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 8.487 ± 0.47 3.128 ± 0A7

Estaño EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 0304 0.967 26.508 1 0.663 65122 ± 1621

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.891 ± 0.385 13.961 ± 0.421

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 155.18 ± 7.76 14313 ± 7.16

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,318 88 t 105.51 1,405.15 ± 112.41

Litio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0-141 0.449 0.644 ± 0.16 0.667 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,134.54 ± 146.15 1,446.52 ± 231.42

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-449 1.431 29.785 ± 0.731 36.547 ± 0.879

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.220 ± 0.363 3.243 ± 0.367

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.900 ± 0.299 7.245 ± 0.305

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.231 ± 0-2 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1.830.467 t 137.285 3,253-477 ± 244.011

Potasio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 351.75 ± 6637 413.94 ± 79.02

Selenio EAI_EPA!O3_5_PM10 muestra 0.78 2.50 9.33 ± 0.79 10.15 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 1.5 4.6 5,943.5 ± 178.3 8,432.7 ± 253.0

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 21.195 ± 0.557 21424 ± 0.561

Vanadio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.314 ± 0.6 5 608 ± 0.6

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1 29 4.11 157.04 ± 18.84 236.12 ± 28.33

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 20/09/2021 21/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:22:00 13:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 21/09/2021 22/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:52:00 13:00:00

MATRIZ
FILTROS PM10/U.TO 

VOLUMEN
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro 1 Referencia 1 Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Oetermirración de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/fittro | 207 t 8 209 ± 8

SGS del Perú S A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgf'pe^ ®

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.cQm
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Caprnarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.cQm


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

*>gMntn£-0O2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/09/2021 23/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:58:00 13:45:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/09/2021 24/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:28:00 12:55:00
FILTROS PM10ALTO FILTROS PMIOALTO

VOLUMEN VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad | LD | LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

A l ,5 Generales
SSX'n’^'*^ ° 1 EAI_NTP90030_UG_PM1oP mgffiltro | 1 | 3

181 ± 1 180 ± 7

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

24/09/2021

13:34:00

25/09/2021

12:44:00
FILTROS PMIOALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

20/09/2021

13:22:00

21/09/2021

12:52:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 230 ± 9

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 940.735 ± 102.987

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/mue$tra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 10.730 ± 1.610

Gario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 17.997 ± 0.496

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.911 ± 0.283

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,895.217 ± 144.761

Cobalto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.874 ± 0.1

Cobre EAI_EPA]O3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3-337 447.408 ± 27.008

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 11.201 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0-967 9-511 ± 0.343

Estroncio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.169 ± 0.462

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 257.46 ± 12.87

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,451.56 ± 116.12

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0 690 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,269.48 ± 160.65

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 34.707 ± 0.838

Mercurio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAt_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6.509 ± 0.3

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.048 ± 0.510

Plata EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

S6S del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (5111 517 1900 www.sgl'pe^

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo S6S

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

Bagbira HTE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

24«)9«)21

13:34:00

25fl39/2021

12:44:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

20/09/2021

13:22:00

21/09/2021

12:52:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumtx'e Resultado ± Incertidumbre
Metales en PM 10 Alto Volumen I

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 883.188 ± 66.239

Potasio EAI_EPA103_6_PM10 uq/muestra 7.57 24-11 402.97 ± 76.79

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 uq/muestra 0.78 2.50 15.12 ± 0.79

Silicio EAI_EPAiO3_5_PM10 uq/muestra 478.7 1524-6 <1524.5

Sodio EAI_EPA103_S_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,053.3 ± 211.6

Tallo EAI_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 23.494 ± 0.602

Variad» EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.164 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 179.70 ± 21-56

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 21/09/2021 22/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:30:00 13:58:00

FECHA FIN DE MUESTREO 22/09/2021 23/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:00:00 13:28:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± IrKertidumbre
1 Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAl,.EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,102 517 ± 88.201 746.016 ± 67.183

Antimonio EAI..EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.626 1.996 ± 0.47 <1-625

Arsénico EAl..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.177 ± 1.227 10.178 ± 1527

Bario EAI..EPAIO3_5_PM10 uq/muestra 0.332 1.058 22,988 ± 0.592 18.320 ± 0.5Q2

Berilio EAl..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0,770 <0.770

Bismuto EAI..EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321 2059 ± 0.3

Boro EAI..EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506 2.001 ± 0.47

Cadmio EAI..EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.037 ± 0269 5127 ± 0.^

Calcio EAl _EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,001.661 ± 150.083 2,232.449 ± 111.622

Cobalto EAl .£PAIO3_5_PM10 ugftnuestra 0127 0.403 1-311 ± 0,109 0.966 ± 0.1

Cobre EAI..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 377.741 ± 20.200 433.906 ± 25.613

Cromo EAl .EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0 498 1.586 17-112 t 0479 5.267 ± 0-47

Estaño EAl .EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 11.028 ± 0.370 10.523 ± 0.361

Estroncio EAl _EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.997 ± 0.477 15.065 ± 0.441

Fósforo EAl .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 246.42 ± 12.32 189.22 ± 9.46

Hierro EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,001.63 ± 100.08 1,389.56 ± 111-16

Litio EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.897 ± 0.16 0.713 ± 0-16

Magnesio EAl .EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,354 49 t 204.24 1,429.68 ± 226.32

Manganeso EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 47.334 ± 1.133 33.143 ± 0.803

Mercurio EAl .EPAI03_5_PM10 uq/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0 4960

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez 3a. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

R«gM<n rti - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

21/09/2021

13:30:00

22/09/2021

13:00:00 

AIRE 

AIRE

CA-VMP-9

22/09/2021

13:58:00

23AJ9/2021

13:28:00 

AIRE 

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incerlidumbre Resultado t Incerlidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5.773 ± 0.3 6.969 ± 0.301

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.451 ± 0.276 4.416 ± 0.582

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 672.003 ± 60.400 951.499 ± 71.362

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 450.77 ± 86.51 453.87 ± 8714

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.86 ± 0.79 11.93 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478-7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,965.2 ± 209.0 8,687.9 t 260.6

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0-763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1 138 31.660 ± 0.771 22.897 ± 0.590

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.693 ± 0.6 5417 ± 0.6

Zinc EAl_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 153.96 ± 18.48 162.96 ± 19.56

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

23/09/2021

13:45:00

24AJ9/2021

12:55:00

AIRE 

lAJRE

CA-VMP-9

24/09/2021

13:34:00

25/09/2021

12:44:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± lrK«rtidumbre Resultado t Incerlidumbre
Metales en PM 10 Alto Volumen |

Aluminio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 891.676 ± 93.252 888.341 i 92.608

Antimonio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 6-210 ± 0.47 2.365 ± 0.47

/Vsémco EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.280 t 1092 13.674 ± 2.051

Baño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 21.494 ± 0.563 15.422 ± 0.448

Berilio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 <1 321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.116 ± 0.47 4.301 ± 0.559

Cadmio EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.622 t 0.271 4.324 ± 0.563

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,497.067 ± 124.854 2,625.887 ± 131.294

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.035 ± 0.1 0.989 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muesha 1.048 3.337 430.204 ± 25.236 548.929 t 38.666

Cromo EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9.453 ± 0.47 3.427 ± QÁ7

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 11.443 ± 0.377 11.281 ± 0.374

EstrorKio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 13.984 ± 0.422 15.893 ± 0.457

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 200.77 ± 10.04 174.13 t 8.71

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,533.01 ± 122.64 1,529.05 ± 122.32

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.736 ± 0.16 0.782 ± 0.16

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (0541 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro dá Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N“ LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

Acreditado

fcgtatratne-OOJ

INACAL 
DA-Perú

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-WP-9

23/09/2021

13:45:00

24®9/2021

12:55:00 

AIRE 

AIRE

CA-VMP-9

24/09/2021

13.34:00

25/09/2021

12:44:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,240.71 ± 172.98 1,479.68 ± 241.63

Manganeso EAi_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 37.145 ± 0.892 36.662 ± 0.881

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960 <0.4960

Moltbdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,397 1.264 8.142 ± 0.320 7.429 ± 0.308

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.796 ± 0.281 4.623 ± 0.624

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0,181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1,021 3.253 640.792 ± 48.059 832635 ± 62.448

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 385.61 ± 73.26 475.88 ± 91.62

Selenio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 6.61 ± 0 79 12.43 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,120.0 ± 1836 8,308 3 ± 249.2

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0,763 <0.763

Titanio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 26.622 ± 0.665 28.785 ± 0.710

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.050 ± 0.6 6.176 ± 0.6

Zinc EAÍ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 138.81 ± 16.66 157.76 ± 18.93

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 20/09/2021 21/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 15:20:00 15:15:00

FECHA FIN DE MUESTREO 21/09/2021 22/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 14:50:00 14:45:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad [ LD | LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Det^acióndePeso: PM-IOAIto | eai_NTP90030_UG_PM10 | mgffiltro | 1 | 3

160 ± 6 150 ± 6

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

22/09/2021

15:35:00

23/09/2021

14:45:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-10

23/09/2021

15:15:00

24/09/2021

14:25:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN

AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad | LD | LC Resultado ± Incertidumtxe Resultado ± Incertidumbre

SGS del Perú S.A.C, Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca

t (511) 
t (0541 
t (076)

517 1900
213 506
366 092
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
IUgl«r»rU-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/09/2021 23/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 15:35:00 15:15:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/09/2021 24/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 14:45:00 14:25:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parémetro 1 Referencia | Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Delerminación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

1 EAI_NTP90030_UG_PM10 ) mg/filtro | 3 146 ± 6 157 ± 6

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

24/09/2021

15:00:00

25/09/2021

1410:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

20/09/2021

15:20:00

21/09/2021

14:50:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

.. - Gerterales
Oeterminacidn de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 189 ± 8

Metales en PM 10 Alto Volumen

/Muminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 592.354 ± 44 282

Antimonio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.623 ± 0.543

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 14 456 ± 0-430

Berilio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,732.337 ± 86.617

Cobalto EA1_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0-529 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 50.404 ± 1.210

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 8.188 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0-967 2-450 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.891 ± 0.385

Fósforo EAI_EPA1O3_5_PM1C1 ug/muestra 2.73 8.70 205 99 ± 10-30

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,157.67 ± 92.61

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0-575 ± 0.16

Magnesio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2-39 7.60 1,270.31 ± 180.87

Marfganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 24.886 ± 0.630

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 <1.264

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.553 ± 0.261

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.021 3253 38.444 ± 4.613

Potasio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 374.80 ± 71.06

SGS del Pert S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t 1511} 517 1900 www.^s.pe^

Ernesto Gunther 215 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.seívicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t 1076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
■agüera HXS - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

24«9«021

15:00:00

25Z09/2021

14:10:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-10

20AI9/2021

15:20:00

21/09/2021

14:50-00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LO LC Resultado ± ineertidumbre Resultado ± Ineertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Selanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,190.3 ± 215.7

Tallo EAJ_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0 239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 19.262 i 0.520

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.658 ± 0-632

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 134.34 ± 16.12

IDENTIFICACION DE lA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

21/09/2021

15:15:00

22/09/2021

14'45:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-10

22/09/2021

15:35:00

23/09/2021

14:45:00 

AIRE 

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Ineertidumbre Resultado ± Ineertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 766303 ± 70.560 431.354 ± 25.353

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.626 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.634 ± 0.4 2.979 ± 0 447

Baño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 15.629 ± 0.452 11.535 ± 0.378

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-415 1.321 <1.321 1.622 ± 0,3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-473 1.506 <1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,020.619 ± 101,031 1,365.786 ± 68.289

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0,644 ± 0.1 0.414 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 41,273 ± 0.988 41.343 ± 0 989

Cromo EAl_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.830 ± 0,668 2.093 ± 0.47

Estai5o EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.829 ± 0.3 1.737 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0 725 14 398 ± 0 429 10.235 ± 0.356

Fósforo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 197.16 ± 9.86 128.91 ± 6.45

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,398.55 t 111.88 828.22 ± 74.54

Litio EAI_EPA]03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.782 ± 0.16 0.460 t 016

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2 39 7.60 1,388.19 ± 214.00 1.140.64 ± 147.63

Manganeso EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 32.154 ± 0,782 18.331 ± 0.502

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 <1.264 <1-264

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.507 * 0.254 1.886 ± 0.173

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275

Callao 1
Parque Industrial

Callao
Arequipa

t (5111
t (054}

517 1900
213 506
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

BagttmirLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 2-\K¡dr¿a2-\ 22/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 15:15-.00 15:35:00

FECHA FIN DE MUESTREO 22X)9«021 23/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 14:45:00 14:45:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Metales en PM 10 Alto Volumen I

Plata EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 31.613 ± 3.794 26.301 ± 3.156

Potasio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 433.98 ± 83.10 345.56 ± 65.11

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAt_EPA103_5_PM10 ug/muesba 1.5 4.6 7,645.2 ± 229 4 7,501.0 i 225.0

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 24.714 í 0.627 13.743 ± 0.418

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.543 ± 0.608 3.899 ± 0.6

Z¡r« EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 118.68 ± 1424 104.65 ± 12.56

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 23/09/2021 24/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 15.15:00 15:00:00

FECHA FIN DE MUESTREO 24/09/2021 25/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 14:25:00 14:10:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad | LD [ LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

enPM 10 Alto Vohjmen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 623.909 ± 48.600 715.357 ± 62.237

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 <1.625

Arsénico EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.473 ± 0.4 4.750 ± 0.713

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 16.686 ± 0.471 16.020 ± 0.459

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.001 ± 0.47 <1.506

Cadmio EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,454.612 ± 72.731 1.888 139 ± 94.407

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.621 ± 0.1 0.667 1 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 41.044 ± 0.962 52.751 ± 1.270

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5.612 ± 0.47 5.658 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.714 ± 0.3 2.933 ± 0.317

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.178 ± 0.372 14.122 ± 0.424

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 151.87 ± 7.59 146.42 ± 7.32

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,169.05 ± 92.72 1,350.82 ± 106.07

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.621 ± 0.16 0.690 ± 0.16

Magnesio EAI_EP/M03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.055.88 ± 127.73 1,409 95 i 22042

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 26.726 ± 0667 30.199 ± 0.740

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
kgMn KLE • 002

INFORME DE ENSAYO
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

231090021

15:15:00

24/09/2021

14:25:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-10

24fl39/2021

15:00:00

25/09/2021

14:10:00 

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
1 Metales en PM10 Alto Volumen

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 1.265 ± 0.3 <1.264

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.278 ± 0.554 4.002 ± 0.501

Plata EALÉPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 33.316 ± 3-998 38.904 1 4.669

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 312.14 ± 58.31 413.16 ± 78.86

Selenio EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,493.4 ± 164.8 7,971.7 ± 239.2

Taik) EAI_EPAt03_S_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 20.619 t 0.546 23.909 ± 0.610

Vanadio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.452 ± 0.6 6222 ± 0.6

Zinc EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 130.71 ± 15.69 134.57 ± 16.16

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muecas recibidas cumplen con las condiciones necesarias para ia realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s§s"pe^

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC; Limite de cuantificación
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Pofcent^e de recuperación del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcent^e de recuperación de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada
Oup/Rep %RPO: Orferencia Pofcentual RelaOva entre k» duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Paraiiipho Uniri.iil
PetenTHnación de Peso PM-10 Alto Votunien | mg/BHro I 3 I <3 I 0% | 103%

Aluminio uo/muestra 3.036 <3 036 3% 108% 109%
Antimonio ug/muMtra 1625 <1 625 2% 92% 91%
Arsénico uo/muestra 1 237 <1 237 0% 103% 106%
Bario uo/muestra 1.058 <1.058 3% 108% 94%
Berilio uo/mueetra 0.770 <0.770 0% 89% 92%
Bismuto ug/muestra 1.321 <1.321 0% 111% 91%
Boro ug/muestra 1 506 <1.506 2% 100% 88%
Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 2% 99% 87%
Calcio uQ/muestra 37.294 <37.294 1% 102% 1C»%
Cobalto \XilmjBatra 0403 <0 403 4% 103% 109%
Cobre uo/muestra 3337 <3.337 2% 100% 110%
Cromo uo/muesira 1.586 <1.586 0% 92% 104%
Estarte ug/muestra 0.967 <0 967 2% 93% 102%
Estroncio uQ^nuestra 0725 <0725 0% 109% 93%
Fósforo uo/rrxMStra 8.70 <870 1% 91% 112%
Hierro uB/muestra 563 <5 63 1% 102% 99%
Lito ug/muasirs 0.449 <0 449 2% 108% 91%
Maonesio ug/muestra 7.60 <7.60 2% 100% 108%
Manganeso uo/muestra 1.431 <1.431 5% 105% 68%
Mercurio uo/muestra 04960 <0 4960 0% 92% 112%
Molibdeno ug/muestra 1.264 <1.264 3% 109% 92%
Niouel uo/muestra 1.411 <1.411 5% 96% 102%
Plata uo/muestra 0.576 <0 576 0% 90% 107%
Plomo uoénuestra 3.253 <3 253 2% 109% 97%
Potasio uo/muestra 24.11 <24.11 1% 100% 90%
Setenio uo/muestra 2.50 <2 50 1% 100% 92%
Siliao uo/muestra 1524.5 <1524.5 5% 102% 93%
Sodio ug/muestra 4.6 <4.6 0% 99% 102%
Tallo uo/muestra 0.763 <0.763 0% 103% 105%
Titamo ug/muestra 1.138 <1.138 1% 104% 90%
Vanadio uo/muestra 1.923 <1 923 1% 94% 112%
ZirK uo/muestra 4.11 <4.11 1% 102% 99%

S6S del Perú S.A.C. ^\l. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industriai 
Ba. San Antonio

Callao 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

kgtanine-OQZ

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PMIO 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
flCP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en ei marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 

multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httP7/www.SQS.peZes^S/Terms-ar>d- 
Condittons.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdiccián definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.AC.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(5) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas

Última Revisión Julio 2015

SGS del Perú S.A.C. Av. Eimer Faucett 3340 Callao 1 
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 www^^s^e^

Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2130243 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Códiqo Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexon/ 300D 

SARTORIOS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

ftov-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso; Filtros
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Anairtxa para 
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIOS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Nov-21

Nov-21

SGS del Perú SA.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 wvms§s"pe®

Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


E DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2130243

Matriz: AIRE
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca código Utilidad Nro. De Informe / 
Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso: Filtros 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros
Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinadón de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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INACAL
DA-Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

SGS INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

(tajlKreirLE-OOZ

Acreditxio

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-185

PROCEDENCIA: VENTANILLA Y MI PERU- CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- LIMA

Fecha de Recepción SGS 03-11-2021

Fecha de Ejecución Del 03-11-2021 al 08-11-2021

Muestreo Realizado Por CLIENTE

Nota Cadena de Custodia CA 0002-10-2021-411 / RS N° 1209-2021

Estación de Muestreo / Código de filtro
CA-VMP-8

______________ CA-VMP-9_______________
CA-VMP-10 

Emitido por SGS del Perú S.A.C.

Impreso el 08/11/2021

C.Q.P. 691 

Analista Sénior de Laboratorio

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275

SEGUNDO ORIGINAL
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (5111 517 1900
Arequipa t (054} 213 506
Cajamarca t (076) 366 092
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iNACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
DA- Perú

ttegücn M*LC * 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

26/10/2021

11:25:00

27/10/2021

10:50:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

26/10/2021

11:25:00

27/10/2021

10:50:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 2Q7 ± 8

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,542.070 ± 123.366

Antimonio EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.610 1.625 2.291 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 13.996 ± 2.099

Bario EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 42.102 ± 1007

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.116 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.843 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.118 ± 0 287

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4.991.092 ± 249.555

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.541 ± 0 133

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 533.117 ± 36 715

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 20.401 ± 0.542

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 13.455 ± 0.412

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 22.276 ± 0.578

Fósforo EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 185.84 ± 9 29

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,293.42 ± 114.67

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.081 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,894.68 ± 94.73

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 56.246 ± 1.361

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 51.532 ± 1239

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.475 ± 0.292

Plata EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1 021 3253 1,206.534 ± 90.490

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 514.15 ± 99.40

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 15.46 ± 079

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,812.9

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 10,189.3 ± 305.7

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 40.261 ± 0.964

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.855 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 170.10 ± 20.41

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

«•gOrntCLE-M»

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 27/10/2021 27/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:30:00 11:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 28/10^021 28/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:00:00 11:00:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volumefi

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 212 ± 8
_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,297.465 i 103 797

Antimonio EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0510 1 625 2.025 t 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 14.341 t 2.151

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.056 37.066 ± 0.891

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.909 1 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0473 1 506 5.371 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.467 1.457 10.074 t 0.353

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,530.977 ± 226.549

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.334 t 0.111

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 048 3.337 406.571 ± 22.900

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.429 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 16.603 ± 0.468

Estroncio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 21-310 ± 0.559

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 273 8.70 163.51 ± 8.16

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,132.74 ± 106.64

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.104 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,982.52 ± 99.13

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 56.914 ± 1.432

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 61.697 ± 1.508

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6279 ± 0.273

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_S_PM1O ug/muestra 1 021 3.253 1,628.492 ± 122.137

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 483.54 t 93 18

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 15.02 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 1,791.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.6 4.6 10,775.3 ± 323.3

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 0.851 ± 0.2

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1 138 37.364 t 0.897

Vanado EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.682 1 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 29 411 191 53 ± 22.98

SGS del Perú S.A,C. Av. Etmer Faucett 3348 Callao 1
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INACAL
DA- Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

Acreditado

tUgiMre inX • 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

28/10C021

11:16:00

29/10/2021

10-46:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

28/10/2021

11:16:00

29/10/2021

10:46:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinaaón de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 163 ± 7
_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAJO3_5_PM10 ugfmuestra 0-953 3.036 965.482 ± 108.081

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.264 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1 237 14.294 ± 2.144

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.068 33.224 ± 0805

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.416 1 321 1.771 i 0.3

Boro EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 6.061 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 8.395 ± 0.324

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,853.052 ± 192.663

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.035 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 340.814 t 16986

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 15.167 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 23.241 t 0.597

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 13.927 ± 0.421

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 130.56 ± 6.53

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 6.63 1,809.18 ± 14473

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.782 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,279.87 ± 183.45

Manganeso EAI_EPAIO3_S_PM10 ug'muestra 0.449 1.431 48.219 t 1.156

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0 4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPW03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 4.612 t 0.622

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0443 1 411 5.256 ± 0.272

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 1.473.173 i 110488

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.67 24.11 371.28 ± 70.34

Sálenlo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.60 12.03 ± 0.79

Silicto EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,859.8 ± 175 8

Tallo EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 30.671 ± 0.760

Vanadio EAl_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.440 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 182.88 ± 21.95

Pádnd 4 dé 20
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INACAL

DA- Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
lUjiMro ÍTLE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

2dl-\QI2<:¡2\

11:00:00

30/10/2021

10:20:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

29/10/2021

11:00:00

30/10/2021

10:20.00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 171 1 7 _________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 0.953 3 036 1,072.226 ± 85.778

Antimonio EAI_EPAJO3_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.248 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 9.073 ± 1.361

Baño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 42 493 ± 1.016

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.840 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.394 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 11.040 ± 0370

Calcio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 4,033.073 ± 201.654

Cobatto EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.150 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 477.733 ± 2a.27A

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.498 1.586 12.190 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 23.357 ± 0.599

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.916 ± 0.476

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 136.69 ± 6.83

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,985.75 ± 158.86

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.966 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.34024 ± 200.19

Manganeso EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 52.980 ± 1276

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4.868 ± 0.681

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.142 ± 0303

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.676 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,938.739 ± 145.405

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.67 24.11 383 17 ± 72.76

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 18.40 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 1,5795

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 6,424.6 ± 1627

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 0.782 ± 0.2

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 34.212 ± 0.827

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.371 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 249 38 ± 29.93

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 
Ernesto Gunther 275
Jr. Afnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INACAL

DA - Perú
Acreditado

fteglMrairU-OCa

INFORME DE ENSAYO
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 30/10/2021 30/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:10:00 11:10.00

FECHA FIN DE MUESTREO 31/10/2021 31/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

10:15:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

AIRE

10:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volurnen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 111 ±

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 485 036 ± 31.088

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6.383 ± 0.957

Baño EAI_EPA103_S_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 19.009 ± 0,515

Benlio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.129 ± 0525

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 8.211 ± 0.321

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,697.216 ± 84.861

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PMt0 ug/muestra 0.127 0.403 0.667 i 01

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 367.770 ± 19.305

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.493 1.586 2.323 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 9488 ± 0.343

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 9.258 ± 0.339

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 77.81 ± 7.78

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5 63 632.65 ± 7494

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0 449

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 932.66 ± 101.35

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 22.529 ± 0 583

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.623 ± 0.432

Níquel eAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5003 ± 0 268

Plata EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 693 657 ± 52 024

Potasio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 309 64 t 57.81

Selenio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 29.19 t 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 4787 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,541.5 ± 166.2

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16319 ± 0464

Vanadio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.015 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 129.94 ± 15.59

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3340
Ernesto Gunther 275 
Jr Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Página 6 de 20
Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Caiamarca t 1076) 366 092 

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
JTLE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 26/1W2021 26/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:20:00 12:20:00

FECHA FIN DE MUESTREO 27/10C021 27/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:35:00 11:35:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

A 1 Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alio
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/fillro 3 264

Metales en PM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 953 3036 1,630.826 ± 130.466

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 12.110 ± 1.817

Baño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 42 010 t 1.005

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.024 ± 0.3

Boro EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6176 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.968 t 0.696

Calcio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 11.710 37.294 6,104.706 ± 305.235

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1 886 ± 0.173

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 505.770 ± 33.458

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 25.645 ± 0645

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.614 ± 0 328

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 25.863 ± 0.650

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 217.21 ± 10.86

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1-77 563 2,814 60 ± 140.73

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.150 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2.254.63 ± 112.73

Manga freso EAI_EPAIO3.5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 71.864 ± 1.799

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EALEPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.397 1.264 54.689 ± 1.325

Níquel EAI_EPA1O3_6_PM1O ug/muestra 0.443 1.411 7.349 ± 0 307

Placa EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 682.203 ± 51.165

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 544.97 ± 105.67

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 10.81 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 15245 2,171 8

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 12,294.7 ± 366 8

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 45 826 ± 1,096

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.844 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 184 01 ± 22 08

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

N*L£ - 003

DA' Perú
Acreditedo

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-S

27/10/2021

12:02:00

28/10Í2021

11:17:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

27/10/2021

12:02:00

28/10/2021

11:17:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determiríación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 _______ 218 ± 9 1

Metales «iPM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3036 1,427.415 ± 114.193

Antimonio EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 2 804 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 17.515 t 2.627

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 36.743 ± 0.883

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 1.965 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 4.566 ± 0.612

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.467 1 457 10.580 i 0.362

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 6,032.647 t 301.632

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 0.127 0.403 1.426 t 0.121

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 399.165 t 22.190

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9.177 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 28.302 ± 0.700

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 228 0.725 26-232 ± 0.657

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 273 8.70 194.53 t 9.73

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,445.08 ± 122.26

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.334 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,275.98 ± 113.80

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 73.841 t 1.867

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0 4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 37.318 ± 0.896

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.348 ± 0.274

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.265 i 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3263 2,615.537 ± 196.165

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 530.06 ± 102.64

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2 60 15.92 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,866.2

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 12,345.0 ± 370.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 1.035 ± 0.2

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 41.435 ± 0 991

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 604 1.923 7.648 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 29 4.11 18346 ± 22 02

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucert 3348
Ernesto Gunther 275
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

DA- Perú
Acreditado

Reeinre ÍTLE - 002

MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO 

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

2a/1CV2021

11:45:00

29/10/2021

11:05:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

28/10/2021

11:45:00

29/10G021

11:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Al . Generales

Determinaciór de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro

__ ______________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1.252.155 ± 100.172

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1 688 t 0.47

Arsénico EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.384 ± 1.258

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 39.986 ± 0.957

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.886 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.692 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.4S7 1.457 4.025 ± 0 505

Calcio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,813.647 ± 240.682

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.311 ± 0.109

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 428.214 ± 25.035

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 23.644 ± 0.605

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 12.938 ± 0.403

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 18.503 ± 0.505

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 170.87 ± 8.54

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,282.43 ± 114.12

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.943 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,508.56 ± 75 43

Manganeso EA1_EPAI03 5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 61.215 ± 1.495

Mercurio eAI_EPAtO3_5^PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 7.211 ± 0.305

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6 084 i 0.286

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.667 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 749.524 ± 56.214

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 41613 ± 79.47

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 10.42 ± 0-79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,821.5

Sodio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,972.0 ± 209.2

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 239 0 763 <0-763

Titano EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 39.502 ± 0.946

Vanado EAI_EPAIO3_5_PM10 □g/muestra 0.604 1.923 6.544 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 200.02 ± 24.00

SGS del Perú S,A.C. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque industrial 
Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

29/10/2021

11:22:00

30/10/2021

10:52:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-9

29/10/2021

11:22:00

30/10^021

10:52:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 182 ± 7 ____
Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,199.876 ± 95.990

Antimonio £Aj_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1 924 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.901 ± 1.185

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 39.779 ± 0.953

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1 794 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.302 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 6.578 ± 0.294

Calcio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,180.842 ± 259.042

Cobalto EAI_EPA]O3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.242 ± 0.102

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 488.014 ± 31.423

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 14.329 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 14.938 ± 0.439

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.055 ± 0.516

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 178.55 ± 8.93

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 6.63 2,121.86 ± 106.09

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-141 0.449 0.966 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,332.82 ± 198.09

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 59.191 t 1.440

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0 4960

Molibderx) EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5.302 ± 0-3

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.061 ± 0.286

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,010.896 ± 75.817

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 381.33 ± 72.39

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 20.47 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,694.9

Sodio EAI_£PAI03_6_PM10 ug/muestra 1.5 46 5.604.1 ± 168.1

Talo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 38330 ± 0.919

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.463 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 234.68 ± 28.16

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
DA - Perú
Acreditado

Rejiítro NXE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

30/10/2021

12:00:00

31/10/2021

11:05:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-9

30/10/2021

12:00:00

31/10/2021

11:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mgffiltro 117 ± 5
_________________________

1 Metales en PM 10 Alto Voiunwi

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 549.965 ± 38.795

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.003 ± 0.750

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 17.997 ± 0.496

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.737 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.278 ± 0.554

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,148.430 ± 107.422

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.667 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 328.532 ± 15.977

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.404 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.039 ± 0.318

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.201 ± 0.355

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 96.00 ± 9.60

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 948.24 ± 85.34

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-141 0.449 0.483 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,002.03 ± 115.83

Manganeso eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 24.645 ± 0.625

Mercurio EAI_EPAI03_5_PMtO ug/muestra 0.1560 04960 <0.4960

Mollbdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.784 ± 0.460

Níquel EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.187 ± 0271

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 389.988 ± 46.799

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra T.S7 24.11 301.96 ± 56.24

Selenlo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2197 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,929.6 t 177.9

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 19.032 ± 0.515

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.476 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 104.66 ± 12.56

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr, Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

)l«gMreN*LE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

26/10/2021

13:35:00

27/10«021

12:40:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

26/10/2021

13:35:00

27/10/2021

12:40:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
1 Análisis Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 160 ± 6

Metales en PM10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,176 899 t 94.162

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muesira 0.388 1.237 6.153 ± 0.923

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 36.766 ± 0.884

Berilio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.208 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.428 ± 0.584

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 uglmuestra 11.710 37.294 4,206.470 ± 210324

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.564 ± 0.136

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3337 99.498 ± 2.692

Cromo EAJ_ÉPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 37766 ± 0.906

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.646 t 0.436

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 20.919 ± 0.552

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 150.12 ± 7.51

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,303.91 ± 115,20

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.989 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,163.25 ± 108.16

Manganeso EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 51.739 ± 1.244

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 71.266 ± 1.781

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.935 ± 0.300

Plata EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 106.996 ± 12.840

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 516.50 ± 99.88

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 260 4.35 ± 0.79

Silioo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,716.4

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 5 46 12,414.0 ± 372.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 35.593 ± 0.857

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.361 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 170.76 ± 20.49

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

S*9j«ivN*LE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 27/10/2021 27/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:50:00 12:50 00

FECHA FIN DE MUESTREO 28/10C021 28/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

12:00.00
FILTROS PM10/M.TO 

VOLUMEN
AIRE

12:00:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análiss Generales
Determinación de Peso PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/ñitro 168 *
_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0953 3.036 1,224.946 1 97.996

Antirrxxiio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.388 1-237 5.187 ± 0.778

Bario EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 36 513 1 0.878

Berilio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.162 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.003 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,615.939 ± 230.797

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.150 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 72749 ± 1.825

Crorrw EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9430 t 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.761 i 0456

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.226 0.725 23.104 t 0.594

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 168 52 ± 8.43

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,23076 i 111.54

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.196 i 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,430.49 1 121.52

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 55.511 ± 1 342

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 30.808 ± 0.753

Níquel EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.566 ± 0.612

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 84.456 ± 10.135

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.ST 24.11 550.63 ± 106.82

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.50 4.90 ± 079

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra A76.7 1524.5 1,833 5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 13,500.7 t 405.0

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1 138 38.398 ± 0921

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7 441 t 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 29 4 11 167.36 t 20.06

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
B«gi*«ro NT£ - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 23/10/2021 28/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:10:00 12:10:00

FECHA FIN DE MUESTREO 29/10/2021 29/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:15:00 11:15:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Inc^idumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 110 ± 4

I Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 907.408 ± 96.321

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.922 ± 0.588

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 28.485 ± 0.704

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.633 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.130 ± 0.47

Cadmio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,450.322 ± 172.516

Cobalto EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.874 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 56.764 ± 1.375

Cromo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9.085 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.278 ± 0.373

Estroncio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0228 0.725 13.398 ± 0.411

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 106.26 ± 5.31

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,692.73 ± 135.42

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.690 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,289.00 ± 185.93

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 38.767 ± 0.929

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5^PM10 ug/muestra 0.397 1.264 1.737 ± 0.3

Níquel EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.232 ± 0.365

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 43.930 ± 5.272

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 332.84 í 62.52

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.80 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,908.3 ± 177.2

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 30.096 ± 0.738

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.658 ± 0.632

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 155.17 ± 18.62
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

ITLE - 002

DA - Perú
Acreditado

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

29/10/2021

11:55:00

30/10/2021

11:00:00
FILTROS PM10/U.TO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

29/10/2021

11:55:00

30/102021

11:00:00

AIRE 

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Oetenninaaón de Peso PM-10AJto 
Volunten

EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro 3 134 ± 5 •_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1.099.504 t 87.960

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 4.727 ± 0.709

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 36.316 ± 0.851

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.070 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.037 ± 0.508

Cadmio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,080.545 ± 204.027

Cobalto EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.989 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 69.363 ± 1.445

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.762 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 5-440 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.526 ± 0.468

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 141.86 ± 7.09

Hierro EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,034.40 ± 101.72

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.966 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,472.40 ± 239.37

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 50 635 ± 1216

Mercurio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 2.082 ± 0.3

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.232 t 0.365

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 63.204 ± 7.684

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 381.03 i 72.33

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 729 ± 0.79

Silicio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,612.9

Sodio EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,314.4 ± 189.4

Tallo EAJ_EPAIO3_5_PMt0 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 37.410 ± 0.898

Vanadio £ALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0604 1.923 5.693 ± 0.6

Zmc £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 29 4.11 222.81 ± 26.74

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Página 15 de 20
Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
Ragiara N*LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 30/10C021 30/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:00:00 13:00:00

FECHA FIN DE MUESTREO 31/10C021 31/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:05:00 12:05:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO AIREVOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 99 1 4 _________________________
I Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 611.375 ± 46 861

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.979 ± 0.447

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 17.147 ± 0.480

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 4.911 ± 0.686

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,227.619 ± 111.381

Cobalto EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.644 ± 01

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 62.606 ± 1.533

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 8.303 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 2.220 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.499 ± 0.360

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 83.93 ± 8.39

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 563 1,006.89 ± 80.55

Libo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.460 ± 0.16

Magnesio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.190.58 ± 160.03

Manganeso EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 23.656 ± 0.605

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 1.553 ± 0.3

Niqu^ EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.475 ± 0.292

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 24.081 ± 2.690

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 343.52 ± 64.70

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.53 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 15245 <1524 5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 7,283.6 ± 218.5

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0 763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.802 ± 0.511

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.293 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 10411 ± 12.49

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada at 95%

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

ReginreirLE- 002

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery; Porcentaje de recuperación del patrón de proceso
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada
MSO %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada.
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre tos duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP%RPD LCS %Recovery MS %Recovery
Determirtación de Peso; PM-10 Atto Volumen mo/tittro <3 0% 100%
Metales en PM 10 Alto Volumen 1
Aluminio uo/muestra 3-036 <3.036 2% 95% 110%
Antimonio uo/muestra 1 625 <1.625 5% 93% 99%
Arsénico uo/muestra 1-237 <1.237 4% 108% 99%
Baño u»'muestra 1 056 <1.058 2% 89% 98%
Benlio uo/muestra 0770 <0.770 0% 89% 94%
Bismuto uo/muestra 1.321 <1.321 1% 96% 96%
Boro uo/muestra 1.506 <1.506 6% 111% 98%
Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 2% 89% 101%
Calcio uo/muestra 37.294 <37.294 5% 95% 91%
Cobalto uo/muestra 0.403 <0.403 3% 91% 92%
Cobre uo/muestra 3.337 <3.337 0% 94% 95%
Cromo uo/muestra 1.566 <1.586 1% 97% 94%
Estai*io uo/muestra 0.967 <0967 2% 94% 105%
Estroncio uo/muestra 0.725 <0 725 3% 89% 102%
Fósforo uo/muestra 8.70 <8.70 3% 101% 107%
Hierro uo/muestra 5.63 <5.63 3% 98% 90%
Litio uo/muestra 0.449 <0.449 4% 89% 91%
Maanesio uo/muestra 760 <7.60 5% 93% 88%
Manoaneso uo/muestra 1.431 <1.431 3% 93% 107%
Mercurio uo/muestra 04960 <0.4960 0% 87% 110%
Molibdeno uo/muestra 1.264 <1.264 1% 109% 94%
r^iquel uo/muestra 1.411 <1.411 2% 96% 109%
Plata uo/muestra 0.576 <0.576 0% 90% 92%
Plomo uo/muestra 3.253 <3.253 0% 99% 96%
Potasio uo/muestra 24.11 <24.11 3% 107% 97%
Setenio uo/muestra 2.50 <2.50 2% 98% 96%
Silioo uo/muestra 1524.5 <1524.5 1% 106% 101%
Sodio uo/muestra 4.6 <4.6 0% 95% 91%
Tallo uo/muestra 0.763 <0.763 0% 105% 87%
Titanio uo/muestra 1.138 <1.138 1% 96% 104%
Vanadio uo/muestra 1.923 <1.923 0% 105% 89%
Zinc uo/muestra 4.11 <4.11 5% 90% 104%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

Segi«re»*LE-002

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PM10 

Alto Volumen

NTP900-030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao Metales en PM 10 Alto 
Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(lCP/MS){Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httD:/Aww.sQS oe/es-ES/Terms-and- 
Conditions.asox Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas

Última Revisión Julio 2015
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2135467 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. CerWkado Caducidad
Metates en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexion/300D 

SARTOWUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

r<ov-2i

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM lO Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexion/ 300D 

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DCOOieO/2020

CCP-0S19-082-20

Nov-21

Nov-21
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REPORTE DE MATERIAL DE REFERENCIA 
Y MATERIAL VOLUMÉTRICO MA2135467

Matriz: AIRE

Parámetros

Material de 
Referencia / 
Material 
Volumétrico

Marca código Utilidad
Nro. De 
Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto 
Volumen

Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25

Determinación de Peso: 
Filtros PMIO Alto 
Volumen

Pesa Patrón de 200 
mg

Mettier 
Toledo

INO- 
291-P

Análisis CCP-0289-088- 
20 Nov-21

Determinación de Peso:
Filtros PMIO Alto Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275- Análisis PO-175-P Dic-21
Volumen

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros

Material de 
Referencia ! 
Material 
Volumétrico

Marca Código utilidad
Nro. De 
Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto 
Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25

Determinación de Peso: 
Filtros PMIO Alto 
Volumen

Pesa Patrón de 200 
mg

Mettier
Toledo

INO- 
291-P Análisis CCP-0289-088- 

20 Nov-21

Determinación de Peso: 
Filtros PMIO Alto Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275- Análisis PO-175-P Dic-21
Volumen

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucen 3348 
Ernesto Gunther 275
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Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

•■#«n>irLE-003

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV / LB-347667-192

PROCEDENCIA : VENTANILLA Y MI PERÚ

Fecha de Recepción SGS : 29-11-2021

Fecha de Ejecución : Del 29-11-2021 al 02-12-2021

Muestreo Realizado Por CLIENTE

Cadena de custodia CA N°: 0006-11-2021-411! RS N«: 1419-2021

Estación de Muestreo / Código de filtro

CA-VMP-8
_____________CA-VMP-1Q_____________

CA-VMP-9

Impreso el

Emitido por SGS I Perú S.A.C.

2/1Z/2021

Frank M. Jülcamoro

C.Q.P.

3uispe

Coordinador de Laboratorio

SGS del Perú S.A.C.

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
Bljbm WtE • coa

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/11/2021 22/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:55:00 12:55:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/11/2021 23/11/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:55:00 11:55:00

FILTROS PM10ALTO
MATRIZ VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro ________ 147 ± 6 [__________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,080.724 ± 86.458

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 5.589 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 15.732 ± 2.360

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 36.697 ± 0.882

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.484 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 6.866 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 8.188 ± 0.321

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,130.501 ± 206.525

Cobalto EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.990 ± 0186

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 671.082 ± 55 426

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 13.662 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 17.572 t 0.488

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 17.434 ± 0.485

Fósforo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 500.11 ± 25.01

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,341.71 ± 117.09

Litio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.966 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,357.72 ± 205.17

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 54.108 ± 1.305

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 36.559 ± 0879

Níquel EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.257 ± 0.322

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.713 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 1,369.363 ± 102.702

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 363.06 ± 68.67

Setenio EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.78 250 18.08 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5.319.5 ± 159.6

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 37.432 ± 0.899

Vartadio EA]_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 11.362 ± 0.6

¡Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 208.02 ± 24 96
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INACAL

ItofMre HU • 002

DA-Pwú
AaMBtado

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 23/11/2021 23/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:15:00 12:15:00

FECHA FIN DE MUESTREO 24/11/2021 24/11/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:20:00 11:20:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado t Incertidumbre

Análisis Generales
Determinacián de Peso. PM-10 Alto 
Volumen

EAl_NTP90030_UG_PM10 mgZfiltro 157 ±
_________________________

Metates en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,152.231 ± 92.178

Antimonio EAl_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.417 1 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.368 1.237 15.939 ± 2391

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 38.560 ± 0.925

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2-611 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 13.754 ± 0.418

Calcio eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,499.559 ± 224.978

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.507 ± 0.130

Cobre EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 581.842 t 42 888

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.314 t 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 14.881 ± 0.438

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.504 ± 0.524

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 170.25 ± 8.51

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,112.15 ± 105.61

Litio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.920 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,352.94 1 203 80

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 54.315 1.310

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAíO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 65.332 ± 1 610

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.670 ± 0.296

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.667 ± 0.2

Plomo EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,248.958 ± 93.672

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 2411 392.61 ± 74.68

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 31.88 ± 0.79

Silioo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio eAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 5,145.8 ± 154.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 36.053 ± 0.868

Varxadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.877 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 232 86 27 94

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgl.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe-servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgl.pe
mailto:Pe-servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
ltagMMirU-002

INACAL
DA-Pwú

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

24/11/2021

12:15:00

25/11/2021

11:15:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN 

/URE

CA-VMP-8

24/11/2021

12:15:00

25/11/2021 

11:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
1A ! - Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 153 ± 6
_________________________

[ Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_£PA103_5_PM10 ug/muestra 0.953 3036 1,026.053 ± 82 084

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 3.584 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 18.906 ± 2.836

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 35455 ± 0.854

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.531 t 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 10.166 ± 0 365

Calcio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,903.261 ± 195.163

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.208 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 594.033 ± 44 507

Cromo EAI_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 13.501 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 18.262 ± 0.501

Estroncio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 17.434 ± 0.485

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 139.06 ± 6.95

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.829.43 t 146.35

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.874 i 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,307.03 ± 19089

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 449 1.431 47.069 ± 1.127

Mercurio EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibderxr EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4.773 ± 0.656

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.073 ± 0.319

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo £Al_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 1,891.393 ± 141.855

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 365.56 t 69.18

Selenio E>M_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 37.31 ± 0.90

Silicio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,439.3 ± 163.2

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 31.982 ± 0.778

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.451 ± 0.6

Zinc EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 209.63 ± 25.16

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 
Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IWgMreM*LE*003

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 25/11/2021 25/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:15:00 12:15:00

FECHA FIN DE MUESTREO 26/11/2021 2&11Í2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:15:00 11:15:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO MRE /MRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Delerminación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 145 ±
_________________________

Metates en PM10 Alto Volumen

Aluminio EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,083.415 t 86.673

Antimonio EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 6.003 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 19.021 t 2 853

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 39.480 ± 0.946

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 1.783 ± 0.3

Boro EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.659 ± 047

Cadmio eAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 8.303 ± 0.323

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 11.710 37 294 3,931.965 ± 196.598

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.438 ± 0.122

Cobre EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 586.971 ± 43565

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 59.202 ± 1 440

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 26.658 ± 0.708

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.113 ± 0.517

Fósforo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 177.12 t 6.66

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,140.44 ± 107.02

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.012 016

Magnesio EAI_EPW03_5_PM10 ug/muestra 2 39 7.60 1,525.28 ± 76.26

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 34.743 ± 2.196

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 28.715 ± 0.709

Níquel EA!_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 11.914 ± 0.385

Plata EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.748 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 2,394.104 ± 179.556

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 402.38 ± 76.67

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 19.11 ± 0.79

Silicio £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,130.4 ± 183.9

Tallo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titano EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 33.224 i 0.805

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.429 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 272.66 ± 32.72
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INACAL

BiiUtrOrLE-Om

DA-Peni

Au «Jimio

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

26/11/2021

12.00:00

27/11/2021

11:00:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

26/11/2021

12:00:00

27/11/2021

11:00:00

AIRE 

/MRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
A 1 . . Generales 1

Determiríación de Peso: PM-1Q Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 162 ± &

I Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,306.354 ± 104.508

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.084 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 31.855 ± ^176

Bario EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 39.111 ± 0.937

Benlio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.980 ± 0.701

Cadmio EAI_ÉPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.842 ± 0.262

Calcio EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,846.353 ± 242.318

Cobalto EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.415 ± 0.120

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 545.365 ± 38.222

Cromo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 17.342 ± 0.483

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 12.903 ± 0.403

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 20.447 ± 0.542

Fósforo eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 209.07 ± 10.45

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,393.07 ± 119.65

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.058 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,391.42 ± 214.94

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 66.436 ± 1.641

Mercurio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5.900 ± 0-3

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.061 ± 0.302

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 860971 ± 64.573

Potasio EAI_EPWO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 428.95 ± 82.07

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 9.45 t 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,780.2

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,404.7 t 220.2

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 40.468 ± 0.969

Vanadio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.498 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 216.60 ± 25.99
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

■toTWntrtC-OOZ

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/11/2021 22/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:30:00 13:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/11/2021 23/11/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:35:00 12:35:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incerlidumbre Resultado ± Incerlidumbre

Análisis Generales
Determinaaón de Peso PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 141 ±

_________________________

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,076.446 ± 86116

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.012 ± 0.47

Arsénico EA)_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.368 1.237 15.824 ± 2374

Baño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 37.685 ± 0.905

Benito EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 1.392 ± 0.3

Boro EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.151 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 3.519 ± 0.413

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,240.970 1 212.049

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.185 t 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 048 3.337 583.958 ± 43167

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 16.376 ± 0.47

EstaAo EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.119 ± 0.320

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.159 ± 0.518

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 174.16 ± 8.71

Hierro EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,970.44 ± 157.64

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.920 t 0 16

Magnesio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 2 39 7.60 1,312.99 ± 192 54

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 53.118 ± 1.279

Mercurio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 38.813 ± 0.930

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.866 ± 0.316

Plata EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 558 635 1 41.898

Potasio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 383.30 í 72.79

Selento EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 78 2.50 29.35 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 5,459.0 ± 163.8

Tallo EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 36.053 ± 0.868

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 12.167 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 191.60 ± 22 99

SGS de! Peni S.A.C.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL > DA CON REGISTRO N° LE - 002

INACAL
DA-Pert

«•gMninX-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

23/11/2021

13:25:00

24/11/2021

12:55:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-9

23/11/2021

13:25:00

24/11/2021

12:55:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Ger»eraies

Determinación de Peso. PM-10 Alto 
Volumen ÉAI_NTP90030_UG_PM10 mg/Tiltro 3 157 ± 6 _________________________

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3036 1.359.760 ± 108.781

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.706 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1 237 19.274 ± 2.891

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.068 43.481 ± 1.040

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 <1.321

Boro EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.198 ± 0.538

Cadmio EA1_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.417 ± 0.291

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,294.163 ± 264.708

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.415 ± 0.120

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 604.981 ± 45.986

Cromo EW_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 11.569 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 16.146 ± 0461

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 228 0.725 24.334 ± 0.619

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 189.77 ± 9.49

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,472.35 ± 123.62

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.104 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,572.41 ± 78.62

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 63.353 ± 1.554

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 0.6210 t 0.16

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 64.987 * 1 600

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.866 ± 0316

Plata EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0 181 0.576 0.621 t 0.2

Plomo EAI_EPAi03^5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,361.313 ± 102098

Potasio EAI_EPAJO3_6_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 456.44 ± 87.66

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.76 2.50 32.22 ± 0.79

Silicio EAI_ePAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.6 1,896.3

Sodio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,716.6 ± 171.5

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0239 0763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 357 1.138 43.873 ± 1049

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.740 ± 0.6

ZirK EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 228.38 ± 27.41
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

MtgMra MXK - 002

iOENTlFlCAClON DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

24/11/2021

13:35:00

25/11/2021

13:05:00
FILTROS PM10 ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

24/11/2021

13:35:00

25/11/2021

13:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 164 ± 7 _________________________ :
I Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 977.224 t 110.540

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 2.156 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1 237 33.718 ± 5.058

Baño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 34.374 ± 0.830

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0415 1 321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.818 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0457 1.457 6.877 t 0 299

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,094.368 ± 204.718

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.093 ± 0.1

Cobre EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 593.412 ± 44.423

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 17.687 ± 0.490

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 11.109 ± 0.371

Estroncio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 17.779 ± 0492

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 140.14 ± 7.01

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 563 1,774.02 t 141.92

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.782 ± 0.16

Magnesio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 1,219.31 ± 167.39

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 47.047 ± 1.126

Mercurio EAI_EP?MO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

MolibOeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 397 1.264 6.912 t 0.3

Níquel EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.096 ± 0.319

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.242 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,252.592 ± 93 944

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 360.82 ± 68,22

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 37.08 ± 0.89

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,804.4 ± 2402

Tallo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.136 31.706 ± am

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5-290 ± 0.6

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 188 64 ± 22.62

SGS del Perú S.A.C. fvj. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
(TLE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 25/11/2021 25/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13-35:00 13:35:00

FECHA FIN DE MUESTREO 26/11/2021 26/11/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12-.35;00 12:35:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertldumbre Resultado ± Incertldumbre
1 Analtas Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAl_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 156 ± 6

Metales PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 903.785 ± 95 610

Antimonio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 4.221 ± 0.643

ArsAnico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 13.225 ± 1 984

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 32.694 ± 0.794

Benito EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.347 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.467 4.807 ± 0.663

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,581.468 1 179.073

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.254 ± 0.103

Cobre eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 483.173 ± 30.880

Cromo EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 49.335 ± 1.183

Estaño EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 23.598 ± 0604

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 15.962 ± 0.458

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 169.23 t 846

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,813.45 ± 145.08

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.828 ± 0.16

Magnesio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,274.83 ± 182.09

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 119.888 ± 3 449

Mercurio EA1_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 18.779 ± 0.511

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muesUa 0.443 1.411 10-327 ± 0.357

Plata eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.676 <0.576

Plomo £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,967.730 ± 147.580

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 322.28 ± 60.38

Selenio EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 0.78 260 11.78 ± 079

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPiMO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,995.5 ± 249 8

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 28.624 i 0.707

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.118 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 236.11 ± 28.33

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr, Amaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

Hijlwn WLE-002

IDENTlFlCACiON DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

22/11/2021

14-45:00

23/11/2CG1

14:15:00
FILTROS PM10/M.TO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

22/11/2021

14:45:00

23/11/2021

14:15.00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Atto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 104 ± 4

1 Metales «iPM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 565.018 ± 40.703

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 5.037 ± 0.756

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 21.148 ± 0.556

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,101.809 ± 105 090

Cobalto EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.656 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 71.127 ± 1.777

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 11.201 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.358 ± 0.386

Estronao EAI_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10 396 t 0.359

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 92.92 ± 9.29

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,130.92 ± 90.47

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.529 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 855.68 ± 86.41

Manganeso EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 27.980 ± 0.693

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibfleno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 52.590 ± 1.266

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.555 ± 0294

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 86.906 ± 10.429

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 245.39 ± 44.74

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.44 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,088.4 ± 204.4

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.918 ± 0.513

Vanadio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 9.062 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 411 14181 * 17.02

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

ItogtMraNTS-OO:

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

23!^ 1/2021

15:00:00

24/11/2021

14:15:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-WIP-10

23/11/2021

15:00:00

24/11/2021

14:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
1 A ■. . Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mgffiltro 1 3 116 ± 5

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3 036 822 066 ± 80264

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico £AI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.853 ± 0.728

Bario EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 27.427 ± 0.682

Berilio EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 <1.506

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3.195.804 ± 159.790

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.840 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 51.072 ± 1.227

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 10.833 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.174 ± 0.366

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.157 ± 0.443

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 128 34 ± 6.42

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.625.05 t 130.00

Litio ÉAI_EPAIO3_5„PM10 ug/muestra 0.141 0 449 0.690 t 0.16

Magnesio EAI_EPWO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,177.43 ± 156.72

Manganeso EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 38.605 ± 0.926

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 127.156 ± 3.739

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4 669 t 0634

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 77.775 ± 9333

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 333.32 ± 62.62

Selenio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.12 ± 0,79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.6

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,307.6 ± 159.2

Talo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 28.072 ± 0.695

Vanadio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.382 ± 0.6

¡Zinc EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 185.02 ± 22.20

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez 6a. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

HaglKratf-U-Oa:

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO OE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

24/11/2021

14:45:00

25/11/2021

14:15:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-10

24/11/2021

14-45:00

25/11/2021

14:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± lixerlidumbre Resultado t Incertldumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro -
________ 113 ± 5 1 __________________

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 743.452 ± 66.762

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.635 ± 0.845

Baño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 25.496 ± 0.642

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPA1O3_5_PM1O ug/muestra 0.473 1 506 <1.506

Cadmio EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 1.587 ± 0.136

Calcio EAJ_EPAIO3_5_PM'0 ug/muestra 11.710 37.294 2,799.767 ± 139.988

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.817 ± 0.1

Cobre EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 64.135 ± 1.676

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 10.488 t 0.47

Estaño EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.473 i 0.405

Estroncio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 13.961 ± 0.421

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8 70 99.57 ± 9.96

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,429.60 ± 114.37

Litio EAI_EPAiO3_5_PM1O ug/muestra 0.141 0.449 0596 ± 016

Magnesio EAI_EPA!O3_5_PM1O ug/muestra 2.39 7.60 1,143.23 ± 148.26

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 37.019 ± 0.890

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.094 ± 0.343

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 5.037 ± 0.269

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-181 0.576 1.173 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 103.558 ± 12.427

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 333.80 ± 62.72

Selenlo EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.78 2.50 3.61 ± 0.70

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 5,502.3 ± 166.1

Tallo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 25.288 ± 0638

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1 923 4.462 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 177.07 ± 21.26

S6S del Perú S.A.C.
Página 13 de 20

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro de) Grupo SGS

http://www.sgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
Ba^(ra>ru-oa2

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

25/11/2021

15:30:00

26/11/2021

14:30:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

25/11/2021

15:30:00

26/11/2021

14:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 126 ± 5

Metalasen PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 874.690 ± 89.993

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.473 ± 0.47

Arsénico EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.980 ± 0.897

Baño EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 27.566 ± 0.685

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.797 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.461 ± 0.248

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,136.372 ± 156.819

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.978 ± 0.1

Cobre EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 77.544 ± 1.970

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9.775 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 5.313 t 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.726 15.410 ± 0.448

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 147.87 ± 7.39

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,627.65 t 130.21

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.805 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,218.00 ± 167.06

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 449 1.431 40.446 ± 0.968

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 9.602 t 0.345

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 5.221 ± 0.272

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 164 346 ± 19.722

Potasio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 687.82 ± 134.73

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.60 2.90 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 5,903.4 ± 177.1

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3^5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 30.049 ± 0.737

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.451 i 0.6

Zinc EyU_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 23629 4 28.35
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

AcreAado

INACAL 
QA-Perú

Ita9MreM*LE-0O2

MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

26/11/2021

15:15:00

27/11/2021

14:15:00
FILTROS PM10 ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-10

26/11/2021

15:15:00

27/11/2021

14:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia Unidad | LD [ LC_______Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales |

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAi_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro

1 Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI EPA1O3 5 PM10 ug/muestra 0.953 3.036 883.614 ± 91.698

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 23.046 ± 3.457

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/mueslra 0.332 1.058 29.153 ± 0.718

Benlk) EA)_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.554 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.128 ± 0.348

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,654.102 ± 182.705

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.024 ± 0.1

Cobre EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 335.604 ± 16.554

Cromo EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 15.824 ± 0.47

Estaño EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 7.291 ± 0.306

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 15 364 ± 0.447

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 171.95 ± 8.60

Hierro EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,677.98 ± 134.24

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.782 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 1,006.19 ± 116.73

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 54.269 ± 1.309

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/mueslra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 4.934 ± 0.691

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.290 ± 0.273

Plata EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPW03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 563.788 ± 42.284

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 757 24.11 322.51 ± 60.42

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 7.80 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,535.0 ± 176.8

Talio EAI_EPA]O3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 29.520 ± 0.726

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.980 ± 0.6

Zinc EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 152.32 ± 18.28

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
BagMretTLC-OaS

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

26/11/2021

13:15:00

27/11/2021

12:15:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

Parámetro 1 Referencia | Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales __________________________ |

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

j EALNTP90030_UG_PM10 | mgffiltro | 134 ± 5

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La íncerOdumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

SGS del Perú S.A C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t (511) 517
Arequipa t (054) 213
Cajamarca t (076) 366

1900
506
092
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO
«•fMra tnx ■ 002

MA2139845 Rev. 0

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación 
MB; Blanco del proceso. 
LCS %RecQvery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso. 
MS %Recovery; Porcent^e de recuperación de la muestra adicionada. 
MSD %RPD; Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
DupfRep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio______

Parámetro Unidad LC DUP/REP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery
rrtg/filtro | 3 I

Metales en PM 10 Alto Volumen
I Determinación de Peso: PM-10 AKo Volumen

Aluminio uq/muestra 3.036 <3.036 4% 108% 101%
Antimonio ug/muestra 1.625 <1.625 2% 95% 97%
Arsénico ug/muestra 1.237 <1.237 4% 104% 94%

Bario ug/muestra 1.058 <1.058 1% 91% 90%

Berilio ug/muestra 0 770 <0.770 0% 96% 94%
Bismuto uq/muestra 1.321 <1.321 0% 100% 110%
Boro ug/muestra 1.506 <1.506 0% 101% 99%
Cadmio uq/muestra 1.457 <1.457 2% 97% 111%
Calcio ug/muestra 37.294 <37.294 1% 104% 101%
Cobalto uq/muestra 0.403 <0.403 2% 88% 97%
Cobro uq/muestra 3.337 <3.337 2% 111% 95%
Cromo uq/muestra 1.586 <1.586 3% 96% 92%

Estaño uq/muestra 0.967 <0.967 4% 112% 109%

Estroncio ug/muestra 0.725 <0.725 2% 92% 108%
Fósforo uq/muestra 8.70 <8.70 0% 106% 91%
Hierro ug/muestra 5.63 <5.63 1% 96% 106%
Litio uq/muestra 0.449 <0449 2% 89% 87%
Magnesio ug/muestra 7.60 <7.60 3% 89% 102%
Manganeso uq/muestra 1.431 <1 431 3% 99% 97%
Mercuno uq/muestra 0.4960 <0.4960 0% 108% 92%
Molibdeno uq/muestra 1 264 <1.264 4% 96% 95%
Níquel ug/muestra 1.411 <1.411 0% 98% 95%

Plata uo/muestra 0.576 <0.576 9% 109% 101%
Plomo ug/muestra 3.253 <3.253 1% 110% 93%
Potasio uq/muestra 24.11 <2411 0% 90% 95%
Setenio uq/muestra 2 50 <2.50 4% 98% 109%
Silicio uq/muestra 1524.5 <1524.5 5% 103% 88%
Sodio uq/muestra 4.6 <4.6 3% 87% 97%
Tallo ug/muestra 0.763 <0.763 0% _________89%_________ 98%
Titanio uq/muestra 1.138 <1.138 1% 95% 101%
Vanadio uo/muestra 1.923 <1.923 5% 91% 109%
Zinc uq/muestra 4.11 <4.11 1% 99% 109%

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
fl«gt«reirLB-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PM10 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-apiicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determinaron Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httD7/w*w.sQS pe/es-ES/Temis-and- 
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita da SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas

Última Revisión Julio 2015
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2139845 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parémetros Equipo Marca Códiqo Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Nov-21
Oeterminación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analítica para 
pesado de filtros

SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 30OD MA-177-T Análisis DC00180/2020 Nov-21
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analítica para 
pesado de filtros SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2139845

Matriz: AIRE

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código Utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso; Filtros 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código utilidad Nro. De Informe /

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
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Callao, 07 de diciembre 2021
Carta N* 0766/21-EHS

Srs.:
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

Avenida Faustino Sánchez Carrión N“ 603, 607 y 615
Jesús María.-

Atención : Paola Enríquez Lara
DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

Referencia Informes de ensayo Contrato N® 066-2021 -OEFA

Requerimientos de Servicio:

CA N”: 0006-11-2021-411 / RS N’: 1419-2021

Al respecto, se remite por adjunto sírvase los informes de ensayo a continuación:

(1 Original, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

MA2139845
MA2140087

Sin otro particular nos despedimos.

Atentamente:

/ / *“

Ray Torles Coria
SGS Environmental Services.

SOS del Perú S.A.C.

SGS del Perú S.A.C Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunlher 275 
Jr. Amatdo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicÍQS@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe
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Acfvdtedo

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2140087 Rev. 0

INACAL
DA-Parú

SGS K«gMroHXC-<X12

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-194

PROCEDENCIA : VENTANILLA Y MI PERÚ

Fecha de Recepción SGS : 30-11-2021

Fecha de Ejecución Del 30-11-2021 al 03-12-2021

Muestreo Realizado Por CLIENTE

Cadena de custodia : CA N°: 0006-11-2021-411! RS N°: 1419-2021

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs^ifia i de 6
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N" LE - 002
Ib gima ITLE - 003

INACAL
DA - Perú
Acradltade

INFORME DE ENSAYO 
MA2140087 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 27/11/2021 27/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:10:00 14:10:00

FECHA FIN DE MUESTREO 28/11/2021 28/11/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13'40:00 13:40:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinaciór de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 117 ± 5

átales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 953 3.036 1.038.036 ± 83.043

Antimonio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 16.169 ± 2.425

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 22.023 t 0.573

Berilio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0 242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3@_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1 457

Calcio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,665.936 t 183.297

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.943 0.1

Cobre EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 362.652 ± 18.854

Cromo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.462 ± 0.591

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.336 ± 0.382

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 13.179 t 0.407

Fósforo EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 273 8.70 142.20 ± 7.11

Hierro EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.649.70 ± 131.98

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,235.74 ± 171.68

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 43.424 ± 1.038

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <04960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5.083 t 0.3

Níquel EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 3232 1 0.365

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 021 3.253 195.465 ± 23.456

Potasio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 410.15 ± 78.25

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 7.29 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,195.3 * 209.8

Tallo EAI_EPAI03.5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 24 334 t 0.619

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.038 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 202.61 ± 24.31

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para ia realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 www sgs^pe

Arequipa t (054) 213 506 0 Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002SGS INACAL
DA-Pwú

Acndttade

ttogUtro MTX . 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2140087 Rev. 0

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC; Limite de cuantrñcactón 
M8: Blanco del proceso. 
LCS %Recovery; Porcentaie de recuperación del patrón de proceso. 
MS %Recovery: Porcent^e de recuperación de la muestra adicionada. 
USD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre ios duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

1 Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery
Determindctón de Peso: PM*1O Alto Volurnen mq/fiftro 3 99 - 100%
Metates en PM 10 Alto Volumen I
Aluminio ug/muestra 3.036 <3.036 2% 111% 96%
Antimonio uo/muestra 1 625 <1.625 0% 90% 96%
Arsénico uo/mjestra 1.237 <1.237 6% 102% 112%
Bario uo/muestra 1.066 <1 058 2% 95% 109%
Berilio uo/muestra 0.770 <0 770 0% 94% 107%
Bismuto uo/muestra 1.321 <1.321 4% 90% 90%
Boro uo/muestra 1.506 <1.506 0% 103% 102%
Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 5% 94% 106%
Calcio uo/muestra 37.294 <37.294 3* 102% 90%
Cobalto ug/muestra 0.403 <0 403 2% 92% 09%
Cobre uo/muestra 3337 <3 337 1% 99% 97%
Cromo ug/muestra 1 566 <1.586 3% 104% 107%
Estaño uo/muestra 0.967 <0 967 5% 101% 90%
Estroncio uo/muestra 0.725 <0.725 2% 96% 110%
Fósforo uaimuestra 870 <8.70 4% 112% 92%
Hierro ug/muestra 563 <5 63 0% 91% 91%
Litio uo/muestra 0 449 <0.449 0% 99% 105%
Magnesio uo/muestra 7.60 <7.60 0% 88% 92%
Manganeso ua/muestra 1 431 <1.431 0% 106% 92%
Mercurio uo/muestra 0.4960 <0.4960 0% 112% 112%
Moiibdeno uo/muestra 1 264 <1.264 2% 101% 107%
Niguel ug/muestra 1.411 <1.411 1% 111% 104%
Plata ua/muestra 0.576 <0.576 0% 95% 100%
Plomo ua/muestra 3.253 <3 253 1% 99% 102%
Potasio uo/muestra 24.11 <24 11 4% 99% 101%
Setenio ug/muestra 2.50 <250 2% 99% 68%
Silicio ug/muestra 1524.5 <1524.5 1% 92% 90%
Sodio uo/muestra 46 <46 4% 96% 97%
Tallo uo/muestra 0 763 <0.763 0% 104% 103%
Titanio ug/muestra 1 138 <1.138 2% 106% 93%
Vanadio uo/muestra 1 923 <1 923 4% 107% 96%
Zinc uo/muestra 4.11 <4 11 1% 106% 88%

SGS deí i’-- , S.A.C. Elmer Faucett 3348 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2140087 Rev. 0

INACAL
OA-Pwú

iru - 002

AcrwUude

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia __________ ____  Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 

Peso: Filtros PM10 
Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAi_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 1O Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilaterai/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página htte //www.sas.oe/es-ES/Ten'ns-and- 
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemrtizaciories y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s} muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015

SGS .<-■ S.A.C Av. Elmer Faucett 3348 
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SGS REPORTE DE EQUIPOS 
MA2140087 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Artah'üca para 
pesado de filtros

Nexkxi/ 3000 

SARTORIOS

MA-177-T

MA-07I-T

Análisis

Análisis

OC00180/2020

CCP-0519-082-20

Nov-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Nov-21
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analíbca para 
pesado de filtros SARTORIOS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

SGS dei (i S.A.C Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900 www.s^pe ’ ®
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mailto:Pe.servicios@sgs.com


DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2140087

Matriz: AIRE

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca código Utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso: Filtros 

PMin Alto Vnliimpn
Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso: Filtros 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P DiC-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código Utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P DiC-21

SGS del Perú S.A.C Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jf. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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INACAL
DA-Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

Acradtudo

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-170

PROCEDENCIA : VENTANILLA Y MI PERU

Fecha de Recepción SGS :

Fecha de Ejecución

Muestreo Realizado Por

Cadena de Custodia

27-09-2021

Del 27-09-2021 al 01-10-2021

CLIENTE

CA N°: 0001-9-202imi / RS N°: 1038-2021

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC" 

SGS del Perú S.A.C.
Ernesto Gunther 275

SGS del Perú S.A.C.

Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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INACAL
DA-Pmú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002 AcradHad»

MgMTCirLE*0O2

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

20/09/2021

11:42:00

21/09/2021

11:12:00
FILTROS PMIOALTO 

VOLUMEN 

AIRE

CA-VMP-8

21/09/2021

11:40:00

22/09/2021

11:10:00

FILTROS PMIOALTO 
VOLUMEN

AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad | LO | LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
de Peso: PM-10 Arto | eaI_NTP90030_UG_PM10 | mgffiltro 1 | 3

273 216 1 9

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/09/2021 23A)9/2Q21

HORA INICIO DE MUESTREO 12:25:00 12:25:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/09/2021 24/09/2021

HORA FIN DE MUFSTREO 11:55:00 11:35:00

MATRIZ FILTROS PMIOALTO FILTROS PMIOALTO
VOLUMEN VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad j LO | LC Resultado i Incertidumbre Resultado t Incertidumbre

Análisis Generales
O^'^adón de Peso- PM-10 Alto | ea1_NTP90030,UG_PM10 | moffiltro ( 1 | 3

178 t 7 172 ± 7

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

24/09/2021

12:30:00

25/09/2021

11:40:00

FILTROS PMIOALTO 
VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-e

20/0^2021

11:42:00

21/09/2021

11:12:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAl_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 227 ± 9

_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,669.099 ± 133.528

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-510 1.625 2 968 ± 047

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 16.709 ± 2.507

Bario EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.332 1.058 30.831 ± 0 754

Benlio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0-770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.450 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 12.167 ± 0390

Calcio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,604.876 ± 230.244

Cobalto EAI_EP/UO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1-564 ± 0.136

SGS del Perú SA.C. 51? 1900 www.sg^pP

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe-servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antwiio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe-servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
hgtontTLE'OOZ

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-e CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 24/09/2021 20/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:30:00 11:42:00

FECHA FIN DE MUESTREO 25/09/2021 21/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:40:00 11:12:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM tO Ano Volumen

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 631.246 ± 49.632

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 15.318 ± 0-47

Estaño EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 25.979 ± 0.652

Esborxáo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 23.529 ± 0.603

Fósforo EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 342.84 ± 17.14

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,640.27 ± 132.01

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.081 ± 0.16

MagrwsiO EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,670.65 ± 83.53

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 54.165 ± 1 306

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6.578 ± 0.3

Niquel EAI_EPMO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 6.992 ± 0.301

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 2,257.347 ± 169.301

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24-11 544.35 t 105.55

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 11.49 ± 0.79

SilKáo EA!_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,760.8

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,273.0 ± 216.2

Tallo EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 46.977 ± 1.125

Vanadio EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.336 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1-29 4.11 273.08 ± 32.77

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

21/09/2021

11:40.00

22/09/2021

11:10:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-8

22/09/2021

12:25:00

23/09/2021

11:55:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado t Incertidumbre
¡Metalesen PM lOAItoVolumert

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,423.850 ± 113.908 656.018 ± 53.197

Antimonio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 4.651 ± 0.630 1.973 ± dAl

Arsénico EAI_EPAIO3_S_PM1O ug/muestra 0.388 1.237 11.259 ± 1689 8.062 ± 1 209

Bario EAI_EPA1O3_5_PM1O ug/muestra 0.332 1.058 25.081 ± 0.634 15.605 ± 0.451

Berilio £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1438 ± 0.3 1.829 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.760 ± 0,47 <1.506

SGS del Perú S.A.C.
Av- Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San /Vitonio Caprnarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
IU9l«ieirLe-003

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 21/09/2021 22/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11;4000 12:25:00

FECHA FIN DE MUESTREO 22/09/2021 23/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:10:00 11:55:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

r.’ ■■ en PM 10 AHo Volumen

Cadmio EAl,_EPAIO3__5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 8.602 ± 0.328 6.417 t 0,291

Calcio EAI_.EPAIO3_5_PMia ug/muestra 11.710 37.294 3,486.179 ± 174.309 1,933.886 ± 96 694

Cobalto EAl..EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0-127 0.403 1.633 i 0.143 1.564 ± 0.136

Cobre EAl..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 434.666 ± 25.690 281.301 ± 12.379

Cromo EAl .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 13.984 ± 0.47 4.025 ± 0.505

EstaAo EAl._EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0967 42.076 ± 1.006 17.951 ± 0.495

Estroncio EAl..EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.504 ± 0.524 12834 ± 0.401

Fótíoro EAl .EPAIO3_5_PMia ug/muestra 2.73 8.70 262.13 ± 13.11 149.66 t 7.48

Hierro EAl .EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.77 563 2,332 42 ± 116.62 1.209.65 ± 9&77

Litio EAl..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.104 ± 0.16 0.644 ± 0.16

Magnesio EAl..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,667.16 * 83.36 1,257.02 ± 177.31

Manganeso EAl .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 53.406 ± 1.287 28.451 ± 0.703

Mercurio EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAl .EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4,140 ± 0.527 2.553 ± 0.3

Níquel EAl .ÉPWO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.211 ± 0.321 4.692 ± 0.639

Plata EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAl .EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 2,353.095 t 176.482 1,201.302 ± 90 098

Potasio EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 490.90 ± 94.67 359.25 ± 67.90

Selenio EAl _EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.71 ± 0.79 5,76 t 0,79

Silicio EAl .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,695.9 <1524.5

Sodio EAl .EPAI03_5^PM10 ug/muestra 1.5 4.6 8.174.2 ± 245.2 7.510,2 ± 225.3

Tallo EAl .EPAIO3_5..PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0,763

Titano EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 37.525 i 0.901 19,953 ± 0,533

Vanadio EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.705 ± 0.6 4.727 ± 0.646

Zinc EAl _EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 225.33 ± 27.04 176.50 ± 21.18

IDEIsfTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

23/09/2021

12:25:00

24/09/2021

11:35:00 

AIRE 

AIRE

CA-VMP-8

24/09/2021

12:30:00

25A)9/2021

11-40:00 

AIRE 

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t IfKertidumbre Resultado ± Incertidumbre
(.’•' : en PM10 Alto Volumen |

Aluminio EA1_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 705.375 t 60,667 727,271 ± 64.137

/Vitimonio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 9.466 t 0.47 9.853 ± 0.47

/Vsénico EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 11.328 ± 1699 20206 ± 3.031

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 18.389 ± 0.503 16.939 ± 0.476

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao t 1511} 517 1900
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs-com
Cajamarca t (076) 366 092

Miemtxo del Grupo SGS



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

b«taraM*U-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 23W9C021 24/092021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:25:00 12:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 24«)9/2021 25/09Z2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:35:00 11:40:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado l incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Berilio EAI_EPAi03__5_PM10 ug/muestra 0.242 Qna <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-415 1.321 1.346 t 0.3 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.382 ± 0.47 4.715 ± 0.644

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 7.866 ± 0.316 9.683 ± 0.346

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,659.427 ± 82.971 2,189.393 ± 109.470

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.357 ± 0114 1.380 ± 0.116

Cobre EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 1.048 3-337 360 491 t 18.665 459.666 ± 28.306

Cromo EAI_EPA!O3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 8.487 ± 0.47 3.128 ± 0A7

Estaño EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 0304 0.967 26.508 1 0.663 65122 ± 1621

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.891 ± 0.385 13.961 ± 0.421

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 155.18 ± 7.76 14313 ± 7.16

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,318 88 t 105.51 1,405.15 ± 112.41

Litio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0-141 0.449 0.644 ± 0.16 0.667 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,134.54 ± 146.15 1,446.52 ± 231.42

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-449 1.431 29.785 ± 0.731 36.547 ± 0.879

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.220 ± 0.363 3.243 ± 0.367

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.900 ± 0.299 7.245 ± 0.305

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.231 ± 0-2 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1.830.467 t 137.285 3,253-477 ± 244.011

Potasio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 351.75 ± 6637 413.94 ± 79.02

Selenio EAI_EPA!O3_5_PM10 muestra 0.78 2.50 9.33 ± 0.79 10.15 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 1.5 4.6 5,943.5 ± 178.3 8,432.7 ± 253.0

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 21.195 ± 0.557 21424 ± 0.561

Vanadio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.314 ± 0.6 5 608 ± 0.6

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1 29 4.11 157.04 ± 18.84 236.12 ± 28.33

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 20/09/2021 21/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:22:00 13:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 21/09/2021 22/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:52:00 13:00:00

MATRIZ
FILTROS PM10/U.TO 

VOLUMEN
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro 1 Referencia 1 Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Oetermirración de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/fittro | 207 t 8 209 ± 8

SGS del Perú S A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgf'pe^ ®

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.cQm
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Caprnarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.cQm


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

*>gMntn£-0O2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/09/2021 23/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:58:00 13:45:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/09/2021 24/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:28:00 12:55:00
FILTROS PM10ALTO FILTROS PMIOALTO

VOLUMEN VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro | Referencia | Unidad | LD | LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

A l ,5 Generales
SSX'n’^'*^ ° 1 EAI_NTP90030_UG_PM1oP mgffiltro | 1 | 3

181 ± 1 180 ± 7

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

24/09/2021

13:34:00

25/09/2021

12:44:00
FILTROS PMIOALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

20/09/2021

13:22:00

21/09/2021

12:52:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 230 ± 9

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 940.735 ± 102.987

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/mue$tra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 10.730 ± 1.610

Gario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 17.997 ± 0.496

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.911 ± 0.283

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,895.217 ± 144.761

Cobalto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.874 ± 0.1

Cobre EAI_EPA]O3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3-337 447.408 ± 27.008

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 11.201 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0-967 9-511 ± 0.343

Estroncio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.169 ± 0.462

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 257.46 ± 12.87

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,451.56 ± 116.12

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0 690 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,269.48 ± 160.65

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 34.707 ± 0.838

Mercurio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAt_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 6.509 ± 0.3

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.048 ± 0.510

Plata EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

S6S del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (5111 517 1900 www.sgl'pe^

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo S6S

mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

Bagbira HTE - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

24«)9«)21

13:34:00

25fl39/2021

12:44:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

20/09/2021

13:22:00

21/09/2021

12:52:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumtx'e Resultado ± Incertidumbre
Metales en PM 10 Alto Volumen I

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 883.188 ± 66.239

Potasio EAI_EPA103_6_PM10 uq/muestra 7.57 24-11 402.97 ± 76.79

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 uq/muestra 0.78 2.50 15.12 ± 0.79

Silicio EAI_EPAiO3_5_PM10 uq/muestra 478.7 1524-6 <1524.5

Sodio EAI_EPA103_S_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,053.3 ± 211.6

Tallo EAI_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_S_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 23.494 ± 0.602

Variad» EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.164 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 179.70 ± 21-56

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 21/09/2021 22/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:30:00 13:58:00

FECHA FIN DE MUESTREO 22/09/2021 23/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13:00:00 13:28:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± IrKertidumbre
1 Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAl,.EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,102 517 ± 88.201 746.016 ± 67.183

Antimonio EAI..EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.626 1.996 ± 0.47 <1-625

Arsénico EAl..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.177 ± 1.227 10.178 ± 1527

Bario EAI..EPAIO3_5_PM10 uq/muestra 0.332 1.058 22,988 ± 0.592 18.320 ± 0.5Q2

Berilio EAl..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0,770 <0.770

Bismuto EAI..EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321 2059 ± 0.3

Boro EAI..EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506 2.001 ± 0.47

Cadmio EAI..EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.037 ± 0269 5127 ± 0.^

Calcio EAl _EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,001.661 ± 150.083 2,232.449 ± 111.622

Cobalto EAl .£PAIO3_5_PM10 ugftnuestra 0127 0.403 1-311 ± 0,109 0.966 ± 0.1

Cobre EAI..EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 377.741 ± 20.200 433.906 ± 25.613

Cromo EAl .EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0 498 1.586 17-112 t 0479 5.267 ± 0-47

Estaño EAl .EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 11.028 ± 0.370 10.523 ± 0.361

Estroncio EAl _EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.997 ± 0.477 15.065 ± 0.441

Fósforo EAl .EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 246.42 ± 12.32 189.22 ± 9.46

Hierro EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,001.63 ± 100.08 1,389.56 ± 111-16

Litio EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.897 ± 0.16 0.713 ± 0-16

Magnesio EAl .EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,354 49 t 204.24 1,429.68 ± 226.32

Manganeso EAl .EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 47.334 ± 1.133 33.143 ± 0.803

Mercurio EAl .EPAI03_5_PM10 uq/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0 4960

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez 3a. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

R«gM<n rti - 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

21/09/2021

13:30:00

22/09/2021

13:00:00 

AIRE 

AIRE

CA-VMP-9

22/09/2021

13:58:00

23AJ9/2021

13:28:00 

AIRE 

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incerlidumbre Resultado t Incerlidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5.773 ± 0.3 6.969 ± 0.301

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.451 ± 0.276 4.416 ± 0.582

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 672.003 ± 60.400 951.499 ± 71.362

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 450.77 ± 86.51 453.87 ± 8714

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.86 ± 0.79 11.93 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478-7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,965.2 ± 209.0 8,687.9 t 260.6

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0-763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1 138 31.660 ± 0.771 22.897 ± 0.590

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.693 ± 0.6 5417 ± 0.6

Zinc EAl_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 153.96 ± 18.48 162.96 ± 19.56

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

23/09/2021

13:45:00

24AJ9/2021

12:55:00

AIRE 

lAJRE

CA-VMP-9

24/09/2021

13:34:00

25/09/2021

12:44:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± lrK«rtidumbre Resultado t Incerlidumbre
Metales en PM 10 Alto Volumen |

Aluminio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 891.676 ± 93.252 888.341 i 92.608

Antimonio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 6-210 ± 0.47 2.365 ± 0.47

/Vsémco EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.280 t 1092 13.674 ± 2.051

Baño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 21.494 ± 0.563 15.422 ± 0.448

Berilio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 <1 321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.116 ± 0.47 4.301 ± 0.559

Cadmio EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.622 t 0.271 4.324 ± 0.563

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,497.067 ± 124.854 2,625.887 ± 131.294

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.035 ± 0.1 0.989 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muesha 1.048 3.337 430.204 ± 25.236 548.929 t 38.666

Cromo EAI_EPA!03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9.453 ± 0.47 3.427 ± QÁ7

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 11.443 ± 0.377 11.281 ± 0.374

EstrorKio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 13.984 ± 0.422 15.893 ± 0.457

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 200.77 ± 10.04 174.13 t 8.71

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,533.01 ± 122.64 1,529.05 ± 122.32

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.736 ± 0.16 0.782 ± 0.16

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s^.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (0541 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro dá Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N“ LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

Acreditado

fcgtatratne-OOJ

INACAL 
DA-Perú

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-WP-9

23/09/2021

13:45:00

24®9/2021

12:55:00 

AIRE 

AIRE

CA-VMP-9

24/09/2021

13.34:00

25/09/2021

12:44:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,240.71 ± 172.98 1,479.68 ± 241.63

Manganeso EAi_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 37.145 ± 0.892 36.662 ± 0.881

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960 <0.4960

Moltbdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0,397 1.264 8.142 ± 0.320 7.429 ± 0.308

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.796 ± 0.281 4.623 ± 0.624

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0,181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1,021 3.253 640.792 ± 48.059 832635 ± 62.448

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 385.61 ± 73.26 475.88 ± 91.62

Selenio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 6.61 ± 0 79 12.43 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,120.0 ± 1836 8,308 3 ± 249.2

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0,763 <0.763

Titanio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 26.622 ± 0.665 28.785 ± 0.710

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.050 ± 0.6 6.176 ± 0.6

Zinc EAÍ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 138.81 ± 16.66 157.76 ± 18.93

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 20/09/2021 21/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 15:20:00 15:15:00

FECHA FIN DE MUESTREO 21/09/2021 22/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 14:50:00 14:45:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO FILTROS PM10ALTO

VOLUMEN VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad [ LD | LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Det^acióndePeso: PM-IOAIto | eai_NTP90030_UG_PM10 | mgffiltro | 1 | 3

160 ± 6 150 ± 6

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

22/09/2021

15:35:00

23/09/2021

14:45:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-10

23/09/2021

15:15:00

24/09/2021

14:25:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN

AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad | LD | LC Resultado ± Incertidumtxe Resultado ± Incertidumbre

SGS del Perú S.A.C, Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca

t (511) 
t (0541 
t (076)

517 1900
213 506
366 092
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
IUgl«r»rU-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/09/2021 23/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 15:35:00 15:15:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/09/2021 24/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 14:45:00 14:25:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parémetro 1 Referencia | Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Delerminación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

1 EAI_NTP90030_UG_PM10 ) mg/filtro | 3 146 ± 6 157 ± 6

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

24/09/2021

15:00:00

25/09/2021

1410:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

20/09/2021

15:20:00

21/09/2021

14:50:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

.. - Gerterales
Oeterminacidn de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 189 ± 8

Metales en PM 10 Alto Volumen

/Muminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 592.354 ± 44 282

Antimonio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.623 ± 0.543

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 14 456 ± 0-430

Berilio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,732.337 ± 86.617

Cobalto EA1_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0-529 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 50.404 ± 1.210

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 8.188 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0-967 2-450 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.891 ± 0.385

Fósforo EAI_EPA1O3_5_PM1C1 ug/muestra 2.73 8.70 205 99 ± 10-30

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,157.67 ± 92.61

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0-575 ± 0.16

Magnesio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2-39 7.60 1,270.31 ± 180.87

Marfganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 24.886 ± 0.630

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 <1.264

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.553 ± 0.261

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.021 3253 38.444 ± 4.613

Potasio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 374.80 ± 71.06

SGS del Pert S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t 1511} 517 1900 www.^s.pe^

Ernesto Gunther 215 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.seívicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t 1076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
■agüera HXS - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

24«9«021

15:00:00

25Z09/2021

14:10:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-10

20AI9/2021

15:20:00

21/09/2021

14:50-00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LO LC Resultado ± ineertidumbre Resultado ± Ineertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Selanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 7,190.3 ± 215.7

Tallo EAJ_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0 239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 19.262 i 0.520

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.658 ± 0-632

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 134.34 ± 16.12

IDENTIFICACION DE lA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

21/09/2021

15:15:00

22/09/2021

14'45:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-10

22/09/2021

15:35:00

23/09/2021

14:45:00 

AIRE 

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Ineertidumbre Resultado ± Ineertidumbre

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 766303 ± 70.560 431.354 ± 25.353

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.626 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.634 ± 0.4 2.979 ± 0 447

Baño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 15.629 ± 0.452 11.535 ± 0.378

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-415 1.321 <1.321 1.622 ± 0,3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0-473 1.506 <1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,020.619 ± 101,031 1,365.786 ± 68.289

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0,644 ± 0.1 0.414 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 41,273 ± 0.988 41.343 ± 0 989

Cromo EAl_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.830 ± 0,668 2.093 ± 0.47

Estai5o EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.829 ± 0.3 1.737 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0 725 14 398 ± 0 429 10.235 ± 0.356

Fósforo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 197.16 ± 9.86 128.91 ± 6.45

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,398.55 t 111.88 828.22 ± 74.54

Litio EAI_EPA]03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.782 ± 0.16 0.460 t 016

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2 39 7.60 1,388.19 ± 214.00 1.140.64 ± 147.63

Manganeso EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 32.154 ± 0,782 18.331 ± 0.502

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 <1.264 <1-264

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 2.507 * 0.254 1.886 ± 0.173
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

BagttmirLE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 2-\K¡dr¿a2-\ 22/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 15:15-.00 15:35:00

FECHA FIN DE MUESTREO 22X)9«021 23/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 14:45:00 14:45:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
Metales en PM 10 Alto Volumen I

Plata EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 31.613 ± 3.794 26.301 ± 3.156

Potasio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 433.98 ± 83.10 345.56 ± 65.11

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAt_EPA103_5_PM10 ug/muesba 1.5 4.6 7,645.2 ± 229 4 7,501.0 i 225.0

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 24.714 í 0.627 13.743 ± 0.418

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.543 ± 0.608 3.899 ± 0.6

Z¡r« EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 118.68 ± 1424 104.65 ± 12.56

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 23/09/2021 24/09/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 15.15:00 15:00:00

FECHA FIN DE MUESTREO 24/09/2021 25/09/2021

HORA FIN DE MUESTREO 14:25:00 14:10:00

MATRIZ AIRE AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE
Parámetro | Referencia | Unidad | LD [ LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

enPM 10 Alto Vohjmen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 623.909 ± 48.600 715.357 ± 62.237

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625 <1.625

Arsénico EAt_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.473 ± 0.4 4.750 ± 0.713

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 16.686 ± 0.471 16.020 ± 0.459

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0242 0.770 <0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.001 ± 0.47 <1.506

Cadmio EALEPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,454.612 ± 72.731 1.888 139 ± 94.407

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.621 ± 0.1 0.667 1 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 41.044 ± 0.962 52.751 ± 1.270

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 5.612 ± 0.47 5.658 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 1.714 ± 0.3 2.933 ± 0.317

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 11.178 ± 0.372 14.122 ± 0.424

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 151.87 ± 7.59 146.42 ± 7.32

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,169.05 ± 92.72 1,350.82 ± 106.07

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.621 ± 0.16 0.690 ± 0.16

Magnesio EAI_EP/M03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.055.88 ± 127.73 1,409 95 i 22042

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 26.726 ± 0667 30.199 ± 0.740
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
kgMn KLE • 002

INFORME DE ENSAYO
MA2130243 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

231090021

15:15:00

24/09/2021

14:25:00

AIRE

AIRE

CA-VMP-10

24fl39/2021

15:00:00

25/09/2021

14:10:00 

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
1 Metales en PM10 Alto Volumen

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 1.265 ± 0.3 <1.264

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.278 ± 0.554 4.002 ± 0.501

Plata EALÉPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 33.316 ± 3-998 38.904 1 4.669

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 312.14 ± 58.31 413.16 ± 78.86

Selenio EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 <2.50 <2.50

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,493.4 ± 164.8 7,971.7 ± 239.2

Taik) EAI_EPAt03_S_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763 <0.763

Titanio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 20.619 t 0.546 23.909 ± 0.610

Vanadio EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.452 ± 0.6 6222 ± 0.6

Zinc EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 130.71 ± 15.69 134.57 ± 16.16

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muecas recibidas cumplen con las condiciones necesarias para ia realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.s§s"pe^

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC; Limite de cuantificación
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Pofcent^e de recuperación del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcent^e de recuperación de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada
Oup/Rep %RPO: Orferencia Pofcentual RelaOva entre k» duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Paraiiipho Uniri.iil
PetenTHnación de Peso PM-10 Alto Votunien | mg/BHro I 3 I <3 I 0% | 103%

Aluminio uo/muestra 3.036 <3 036 3% 108% 109%
Antimonio ug/muMtra 1625 <1 625 2% 92% 91%
Arsénico uo/muestra 1 237 <1 237 0% 103% 106%
Bario uo/muestra 1.058 <1.058 3% 108% 94%
Berilio uo/mueetra 0.770 <0.770 0% 89% 92%
Bismuto ug/muestra 1.321 <1.321 0% 111% 91%
Boro ug/muestra 1 506 <1.506 2% 100% 88%
Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 2% 99% 87%
Calcio uQ/muestra 37.294 <37.294 1% 102% 1C»%
Cobalto \XilmjBatra 0403 <0 403 4% 103% 109%
Cobre uo/muestra 3337 <3.337 2% 100% 110%
Cromo uo/muesira 1.586 <1.586 0% 92% 104%
Estarte ug/muestra 0.967 <0 967 2% 93% 102%
Estroncio uQ^nuestra 0725 <0725 0% 109% 93%
Fósforo uo/rrxMStra 8.70 <870 1% 91% 112%
Hierro uB/muestra 563 <5 63 1% 102% 99%
Lito ug/muasirs 0.449 <0 449 2% 108% 91%
Maonesio ug/muestra 7.60 <7.60 2% 100% 108%
Manganeso uo/muestra 1.431 <1.431 5% 105% 68%
Mercurio uo/muestra 04960 <0 4960 0% 92% 112%
Molibdeno ug/muestra 1.264 <1.264 3% 109% 92%
Niouel uo/muestra 1.411 <1.411 5% 96% 102%
Plata uo/muestra 0.576 <0 576 0% 90% 107%
Plomo uoénuestra 3.253 <3 253 2% 109% 97%
Potasio uo/muestra 24.11 <24.11 1% 100% 90%
Setenio uo/muestra 2.50 <2 50 1% 100% 92%
Siliao uo/muestra 1524.5 <1524.5 5% 102% 93%
Sodio ug/muestra 4.6 <4.6 0% 99% 102%
Tallo uo/muestra 0.763 <0.763 0% 103% 105%
Titamo ug/muestra 1.138 <1.138 1% 104% 90%
Vanadio uo/muestra 1.923 <1 923 1% 94% 112%
ZirK uo/muestra 4.11 <4.11 1% 102% 99%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2130243 Rev. 0

kgtanine-OQZ

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PMIO 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
flCP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en ei marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 

multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httP7/www.SQS.peZes^S/Terms-ar>d- 
Condittons.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdiccián definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.AC.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(5) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas

Última Revisión Julio 2015

SGS del Perú S.A.C. Av. Eimer Faucett 3340 Callao 1 
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez
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Callao t (511) 517 1900 www^^s^e^
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2130243 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Códiqo Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexon/ 300D 

SARTORIOS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

ftov-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso; Filtros
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Anairtxa para 
pesado de filtros

Nexion/ 300D

SARTORIOS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

Nov-21

Nov-21
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E DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2130243

Matriz: AIRE
Parámetros Material de Referencia / 

Material Volumétrico Marca código Utilidad Nro. De Informe / 
Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso: Filtros 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros
Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinadón de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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INACAL
DA-Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

SGS INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

(tajlKreirLE-OOZ

Acreditxio

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-185

PROCEDENCIA: VENTANILLA Y MI PERU- CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- LIMA

Fecha de Recepción SGS 03-11-2021

Fecha de Ejecución Del 03-11-2021 al 08-11-2021

Muestreo Realizado Por CLIENTE

Nota Cadena de Custodia CA 0002-10-2021-411 / RS N° 1209-2021

Estación de Muestreo / Código de filtro
CA-VMP-8

______________ CA-VMP-9_______________
CA-VMP-10 

Emitido por SGS del Perú S.A.C.

Impreso el 08/11/2021

C.Q.P. 691 

Analista Sénior de Laboratorio

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275

SEGUNDO ORIGINAL
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
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Callao t (5111 517 1900
Arequipa t (054} 213 506
Cajamarca t (076) 366 092

de 20
e Pe.servicios@sgs.com

Miembro del Grupo SGS

mailto:Pe.servicios@sgs.com


iNACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
DA- Perú

ttegücn M*LC * 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

26/10/2021

11:25:00

27/10/2021

10:50:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

26/10/2021

11:25:00

27/10/2021

10:50:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 2Q7 ± 8

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,542.070 ± 123.366

Antimonio EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.610 1.625 2.291 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 13.996 ± 2.099

Bario EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 42.102 ± 1007

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.116 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.843 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.118 ± 0 287

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4.991.092 ± 249.555

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.541 ± 0 133

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 533.117 ± 36 715

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 20.401 ± 0.542

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 13.455 ± 0.412

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 22.276 ± 0.578

Fósforo EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 185.84 ± 9 29

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,293.42 ± 114.67

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.081 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,894.68 ± 94.73

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 56.246 ± 1.361

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 51.532 ± 1239

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.475 ± 0.292

Plata EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1 021 3253 1,206.534 ± 90.490

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 514.15 ± 99.40

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 15.46 ± 079

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,812.9

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 10,189.3 ± 305.7

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 40.261 ± 0.964

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.855 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 170.10 ± 20.41

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

«•gOrntCLE-M»

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 27/10/2021 27/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:30:00 11:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 28/10^021 28/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:00:00 11:00:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volumefi

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 212 ± 8
_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,297.465 i 103 797

Antimonio EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0510 1 625 2.025 t 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 14.341 t 2.151

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.056 37.066 ± 0.891

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.909 1 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0473 1 506 5.371 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.467 1.457 10.074 t 0.353

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,530.977 ± 226.549

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.334 t 0.111

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 048 3.337 406.571 ± 22.900

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.429 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 16.603 ± 0.468

Estroncio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 21-310 ± 0.559

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 273 8.70 163.51 ± 8.16

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,132.74 ± 106.64

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.104 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,982.52 ± 99.13

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 56.914 ± 1.432

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 61.697 ± 1.508

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6279 ± 0.273

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_S_PM1O ug/muestra 1 021 3.253 1,628.492 ± 122.137

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 483.54 t 93 18

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 15.02 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 1,791.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.6 4.6 10,775.3 ± 323.3

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 0.851 ± 0.2

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1 138 37.364 t 0.897

Vanado EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.682 1 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 29 411 191 53 ± 22.98

SGS del Perú S.A,C. Av. Etmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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INACAL
DA- Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

Acreditado

tUgiMre inX • 002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

28/10C021

11:16:00

29/10/2021

10-46:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

28/10/2021

11:16:00

29/10/2021

10:46:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinaaón de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 163 ± 7
_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAJO3_5_PM10 ugfmuestra 0-953 3.036 965.482 ± 108.081

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.264 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1 237 14.294 ± 2.144

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.068 33.224 ± 0805

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.416 1 321 1.771 i 0.3

Boro EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 6.061 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 8.395 ± 0.324

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,853.052 ± 192.663

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.035 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 340.814 t 16986

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 15.167 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 23.241 t 0.597

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 13.927 ± 0.421

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 130.56 ± 6.53

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 6.63 1,809.18 ± 14473

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.782 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,279.87 ± 183.45

Manganeso EAI_EPAIO3_S_PM10 ug'muestra 0.449 1.431 48.219 t 1.156

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0 4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPW03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 4.612 t 0.622

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0443 1 411 5.256 ± 0.272

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 1.473.173 i 110488

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.67 24.11 371.28 ± 70.34

Sálenlo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.60 12.03 ± 0.79

Silicto EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,859.8 ± 175 8

Tallo EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 30.671 ± 0.760

Vanadio EAl_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.440 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 182.88 ± 21.95

Pádnd 4 dé 20
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INACAL

DA- Perú

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
lUjiMro ÍTLE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

2dl-\QI2<:¡2\

11:00:00

30/10/2021

10:20:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

29/10/2021

11:00:00

30/10/2021

10:20.00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 171 1 7 _________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 0.953 3 036 1,072.226 ± 85.778

Antimonio EAI_EPAJO3_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.248 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 9.073 ± 1.361

Baño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 42 493 ± 1.016

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.840 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.394 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 11.040 ± 0370

Calcio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 4,033.073 ± 201.654

Cobatto EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.150 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 477.733 ± 2a.27A

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.498 1.586 12.190 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 23.357 ± 0.599

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.916 ± 0.476

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 136.69 ± 6.83

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,985.75 ± 158.86

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.966 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.34024 ± 200.19

Manganeso EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 52.980 ± 1276

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4.868 ± 0.681

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.142 ± 0303

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.676 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,938.739 ± 145.405

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.67 24.11 383 17 ± 72.76

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 18.40 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 1,5795

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 6,424.6 ± 1627

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 0.782 ± 0.2

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 34.212 ± 0.827

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.371 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 249 38 ± 29.93

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 
Ernesto Gunther 275
Jr. Afnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INACAL

DA - Perú
Acreditado

fteglMrairU-OCa

INFORME DE ENSAYO
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 30/10/2021 30/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 11:10:00 11:10.00

FECHA FIN DE MUESTREO 31/10/2021 31/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

10:15:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

AIRE

10:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso; PM-10 Alto 
Volurnen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 111 ±

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 485 036 ± 31.088

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 6.383 ± 0.957

Baño EAI_EPA103_S_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 19.009 ± 0,515

Benlio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.129 ± 0525

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 8.211 ± 0.321

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 1,697.216 ± 84.861

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PMt0 ug/muestra 0.127 0.403 0.667 i 01

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 367.770 ± 19.305

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.493 1.586 2.323 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 9488 ± 0.343

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 9.258 ± 0.339

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 77.81 ± 7.78

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5 63 632.65 ± 7494

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0 449

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 932.66 ± 101.35

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 22.529 ± 0 583

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.623 ± 0.432

Níquel eAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5003 ± 0 268

Plata EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 693 657 ± 52 024

Potasio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 309 64 t 57.81

Selenio EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 29.19 t 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 4787 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,541.5 ± 166.2

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 16319 ± 0464

Vanadio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.015 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 129.94 ± 15.59

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3340
Ernesto Gunther 275 
Jr Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
JTLE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 26/1W2021 26/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:20:00 12:20:00

FECHA FIN DE MUESTREO 27/10C021 27/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:35:00 11:35:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

A 1 Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alio
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/fillro 3 264

Metales en PM 10 Alto Volumen 1

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 953 3036 1,630.826 ± 130.466

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 12.110 ± 1.817

Baño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 42 010 t 1.005

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.024 ± 0.3

Boro EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6176 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.968 t 0.696

Calcio EAI EPAIO3 5 PM10 ug/muestra 11.710 37.294 6,104.706 ± 305.235

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1 886 ± 0.173

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 505.770 ± 33.458

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 25.645 ± 0645

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.614 ± 0 328

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 25.863 ± 0.650

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 217.21 ± 10.86

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1-77 563 2,814 60 ± 140.73

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.150 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2.254.63 ± 112.73

Manga freso EAI_EPAIO3.5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 71.864 ± 1.799

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EALEPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.397 1.264 54.689 ± 1.325

Níquel EAI_EPA1O3_6_PM1O ug/muestra 0.443 1.411 7.349 ± 0 307

Placa EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 682.203 ± 51.165

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 544.97 ± 105.67

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 10.81 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 15245 2,171 8

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 12,294.7 ± 366 8

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 45 826 ± 1,096

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.844 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 184 01 ± 22 08

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

N*L£ - 003

DA' Perú
Acreditedo

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-S

27/10/2021

12:02:00

28/10Í2021

11:17:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

27/10/2021

12:02:00

28/10/2021

11:17:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determiríación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 _______ 218 ± 9 1

Metales «iPM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3036 1,427.415 ± 114.193

Antimonio EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 2 804 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 17.515 t 2.627

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 36.743 ± 0.883

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 1.965 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 4.566 ± 0.612

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.467 1 457 10.580 i 0.362

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37 294 6,032.647 t 301.632

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PMW ug/muestra 0.127 0.403 1.426 t 0.121

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 399.165 t 22.190

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9.177 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 28.302 ± 0.700

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 228 0.725 26-232 ± 0.657

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 273 8.70 194.53 t 9.73

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,445.08 ± 122.26

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.334 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,275.98 ± 113.80

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 73.841 t 1.867

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0 4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 37.318 ± 0.896

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.348 ± 0.274

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.265 i 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3263 2,615.537 ± 196.165

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 530.06 ± 102.64

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2 60 15.92 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,866.2

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 12,345.0 ± 370.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 1.035 ± 0.2

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 41.435 ± 0 991

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 604 1.923 7.648 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 29 4.11 18346 ± 22 02

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucert 3348
Ernesto Gunther 275
Jr, Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

DA- Perú
Acreditado

Reeinre ÍTLE - 002

MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO 

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

2a/1CV2021

11:45:00

29/10/2021

11:05:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

28/10/2021

11:45:00

29/10G021

11:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Al . Generales

Determinaciór de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro

__ ______________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1.252.155 ± 100.172

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1 688 t 0.47

Arsénico EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 8.384 ± 1.258

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 39.986 ± 0.957

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.886 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.692 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.4S7 1.457 4.025 ± 0 505

Calcio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,813.647 ± 240.682

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.311 ± 0.109

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 428.214 ± 25.035

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 23.644 ± 0.605

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 12.938 ± 0.403

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 18.503 ± 0.505

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 170.87 ± 8.54

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,282.43 ± 114.12

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.943 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,508.56 ± 75 43

Manganeso EA1_EPAI03 5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 61.215 ± 1.495

Mercurio eAI_EPAtO3_5^PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 7.211 ± 0.305

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6 084 i 0.286

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.667 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 749.524 ± 56.214

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 41613 ± 79.47

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 10.42 ± 0-79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,821.5

Sodio EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,972.0 ± 209.2

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 239 0 763 <0-763

Titano EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 39.502 ± 0.946

Vanado EAI_EPAIO3_5_PM10 □g/muestra 0.604 1.923 6.544 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 200.02 ± 24.00

SGS del Perú S,A.C. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque industrial 
Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

29/10/2021

11:22:00

30/10/2021

10:52:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-9

29/10/2021

11:22:00

30/10^021

10:52:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 182 ± 7 ____
Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,199.876 ± 95.990

Antimonio £Aj_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 1 924 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 7.901 ± 1.185

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 39.779 ± 0.953

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1 794 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.302 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 6.578 ± 0.294

Calcio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,180.842 ± 259.042

Cobalto EAI_EPA]O3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.242 ± 0.102

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 488.014 ± 31.423

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 14.329 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 14.938 ± 0.439

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.055 ± 0.516

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 178.55 ± 8.93

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 6.63 2,121.86 ± 106.09

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-141 0.449 0.966 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,332.82 ± 198.09

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 59.191 t 1.440

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0 4960

Molibderx) EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5.302 ± 0-3

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.061 ± 0.286

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,010.896 ± 75.817

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 381.33 ± 72.39

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 20.47 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,694.9

Sodio EAI_£PAI03_6_PM10 ug/muestra 1.5 46 5.604.1 ± 168.1

Talo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.367 1.138 38330 ± 0.919

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.463 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 234.68 ± 28.16

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
DA - Perú
Acreditado

Rejiítro NXE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

30/10/2021

12:00:00

31/10/2021

11:05:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-9

30/10/2021

12:00:00

31/10/2021

11:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mgffiltro 117 ± 5
_________________________

1 Metales en PM 10 Alto Voiunwi

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 549.965 ± 38.795

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.003 ± 0.750

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 17.997 ± 0.496

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 1.737 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 4.278 ± 0.554

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,148.430 ± 107.422

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.667 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 328.532 ± 15.977

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 3.404 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.039 ± 0.318

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.201 ± 0.355

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 96.00 ± 9.60

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 948.24 ± 85.34

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-141 0.449 0.483 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,002.03 ± 115.83

Manganeso eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 24.645 ± 0.625

Mercurio EAI_EPAI03_5_PMtO ug/muestra 0.1560 04960 <0.4960

Mollbdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.784 ± 0.460

Níquel EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.187 ± 0271

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 389.988 ± 46.799

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra T.S7 24.11 301.96 ± 56.24

Selenlo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2197 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,929.6 t 177.9

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 19.032 ± 0.515

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.476 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 104.66 ± 12.56

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr, Arnaldo Márquez Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

)l«gMreN*LE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

26/10/2021

13:35:00

27/10«021

12:40:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

26/10/2021

13:35:00

27/10/2021

12:40:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
1 Análisis Generales I

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 160 ± 6

Metales en PM10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,176 899 t 94.162

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muesira 0.388 1.237 6.153 ± 0.923

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 36.766 ± 0.884

Berilio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.208 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.428 ± 0.584

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 uglmuestra 11.710 37.294 4,206.470 ± 210324

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.564 ± 0.136

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3337 99.498 ± 2.692

Cromo EAJ_ÉPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 37766 ± 0.906

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.646 t 0.436

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 20.919 ± 0.552

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 150.12 ± 7.51

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,303.91 ± 115,20

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.989 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,163.25 ± 108.16

Manganeso EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 51.739 ± 1.244

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 71.266 ± 1.781

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.935 ± 0.300

Plata EAI_EPA1O3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 106.996 ± 12.840

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 516.50 ± 99.88

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 260 4.35 ± 0.79

Silioo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,716.4

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 5 46 12,414.0 ± 372.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 35.593 ± 0.857

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.361 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 170.76 ± 20.49

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

S*9j«ivN*LE-002

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 27/10/2021 27/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:50:00 12:50 00

FECHA FIN DE MUESTREO 28/10C021 28/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

12:00.00
FILTROS PM10/M.TO 

VOLUMEN
AIRE

12:00:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análiss Generales
Determinación de Peso PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/ñitro 168 *
_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0953 3.036 1,224.946 1 97.996

Antirrxxiio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.388 1-237 5.187 ± 0.778

Bario EAI_EPAiO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 36 513 1 0.878

Berilio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.162 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 5.003 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,615.939 ± 230.797

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.150 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 72749 ± 1.825

Crorrw EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9430 t 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.761 i 0456

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.226 0.725 23.104 t 0.594

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 168 52 ± 8.43

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,23076 i 111.54

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.196 i 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 2,430.49 1 121.52

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 55.511 ± 1 342

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 30.808 ± 0.753

Níquel EAi_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4.566 ± 0.612

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 84.456 ± 10.135

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.ST 24.11 550.63 ± 106.82

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.50 4.90 ± 079

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra A76.7 1524.5 1,833 5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 13,500.7 t 405.0

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1 138 38.398 ± 0921

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7 441 t 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 29 4 11 167.36 t 20.06
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
B«gi*«ro NT£ - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 23/10/2021 28/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:10:00 12:10:00

FECHA FIN DE MUESTREO 29/10/2021 29/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:15:00 11:15:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Inc^idumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 110 ± 4

I Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 907.408 ± 96.321

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 3.922 ± 0.588

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 28.485 ± 0.704

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.633 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.130 ± 0.47

Cadmio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,450.322 ± 172.516

Cobalto EALEPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.874 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 56.764 ± 1.375

Cromo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9.085 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.278 ± 0.373

Estroncio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0228 0.725 13.398 ± 0.411

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 106.26 ± 5.31

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,692.73 ± 135.42

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.690 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,289.00 ± 185.93

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 38.767 ± 0.929

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5^PM10 ug/muestra 0.397 1.264 1.737 ± 0.3

Níquel EALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.232 ± 0.365

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 43.930 ± 5.272

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 332.84 í 62.52

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 3.80 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,908.3 ± 177.2

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 30.096 ± 0.738

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 4.658 ± 0.632

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 155.17 ± 18.62
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Ernesto Gunther 21'¿ Parque Industrial Arequipa t 1054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
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INACALLABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

ITLE - 002

DA - Perú
Acreditado

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

29/10/2021

11:55:00

30/10/2021

11:00:00
FILTROS PM10/U.TO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

29/10/2021

11:55:00

30/102021

11:00:00

AIRE 

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Oetenninaaón de Peso PM-10AJto 
Volunten

EAI_NTP90030_UG_PM 10 mg/filtro 3 134 ± 5 •_________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1.099.504 t 87.960

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 4.727 ± 0.709

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 36.316 ± 0.851

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 2.070 ± 0.3

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.037 ± 0.508

Cadmio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,080.545 ± 204.027

Cobalto EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.989 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 69.363 ± 1.445

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 6.762 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 5-440 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.526 ± 0.468

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 141.86 ± 7.09

Hierro EAI_£PAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,034.40 ± 101.72

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.966 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,472.40 ± 239.37

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 50 635 ± 1216

Mercurio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 2.082 ± 0.3

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 3.232 t 0.365

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 63.204 ± 7.684

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 381.03 i 72.33

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 729 ± 0.79

Silicio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,612.9

Sodio EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,314.4 ± 189.4

Tallo EAJ_EPAIO3_5_PMt0 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 37.410 ± 0.898

Vanadio £ALEPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0604 1.923 5.693 ± 0.6

Zmc £AI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1 29 4.11 222.81 ± 26.74
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
Ragiara N*LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-10 CA-VMP-10

FECHA INICIO DE MUESTREO 30/10C021 30/10/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:00:00 13:00:00

FECHA FIN DE MUESTREO 31/10C021 31/10/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:05:00 12:05:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO AIREVOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 99 1 4 _________________________
I Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 611.375 ± 46 861

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 2.979 ± 0.447

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 17.147 ± 0.480

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 4.911 ± 0.686

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,227.619 ± 111.381

Cobalto EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.644 ± 01

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 62.606 ± 1.533

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1 586 8.303 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 2.220 ± 0.3

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10.499 ± 0.360

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 83.93 ± 8.39

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 563 1,006.89 ± 80.55

Libo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.460 ± 0.16

Magnesio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1.190.58 ± 160.03

Manganeso EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 23.656 ± 0.605

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 1.553 ± 0.3

Niqu^ EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.475 ± 0.292

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 24.081 ± 2.690

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 343.52 ± 64.70

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 2.53 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 15245 <1524 5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 7,283.6 ± 218.5

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0 763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.802 ± 0.511

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 10.293 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 10411 ± 12.49

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada at 95%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

ReginreirLE- 002

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery; Porcentaje de recuperación del patrón de proceso
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada
MSO %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada.
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre tos duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP%RPD LCS %Recovery MS %Recovery
Determirtación de Peso; PM-10 Atto Volumen mo/tittro <3 0% 100%
Metales en PM 10 Alto Volumen 1
Aluminio uo/muestra 3-036 <3.036 2% 95% 110%
Antimonio uo/muestra 1 625 <1.625 5% 93% 99%
Arsénico uo/muestra 1-237 <1.237 4% 108% 99%
Baño u»'muestra 1 056 <1.058 2% 89% 98%
Benlio uo/muestra 0770 <0.770 0% 89% 94%
Bismuto uo/muestra 1.321 <1.321 1% 96% 96%
Boro uo/muestra 1.506 <1.506 6% 111% 98%
Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 2% 89% 101%
Calcio uo/muestra 37.294 <37.294 5% 95% 91%
Cobalto uo/muestra 0.403 <0.403 3% 91% 92%
Cobre uo/muestra 3.337 <3.337 0% 94% 95%
Cromo uo/muestra 1.566 <1.586 1% 97% 94%
Estai*io uo/muestra 0.967 <0967 2% 94% 105%
Estroncio uo/muestra 0.725 <0 725 3% 89% 102%
Fósforo uo/muestra 8.70 <8.70 3% 101% 107%
Hierro uo/muestra 5.63 <5.63 3% 98% 90%
Litio uo/muestra 0.449 <0.449 4% 89% 91%
Maanesio uo/muestra 760 <7.60 5% 93% 88%
Manoaneso uo/muestra 1.431 <1.431 3% 93% 107%
Mercurio uo/muestra 04960 <0.4960 0% 87% 110%
Molibdeno uo/muestra 1.264 <1.264 1% 109% 94%
r^iquel uo/muestra 1.411 <1.411 2% 96% 109%
Plata uo/muestra 0.576 <0.576 0% 90% 92%
Plomo uo/muestra 3.253 <3.253 0% 99% 96%
Potasio uo/muestra 24.11 <24.11 3% 107% 97%
Setenio uo/muestra 2.50 <2.50 2% 98% 96%
Silioo uo/muestra 1524.5 <1524.5 1% 106% 101%
Sodio uo/muestra 4.6 <4.6 0% 95% 91%
Tallo uo/muestra 0.763 <0.763 0% 105% 87%
Titanio uo/muestra 1.138 <1.138 1% 96% 104%
Vanadio uo/muestra 1.923 <1.923 0% 105% 89%
Zinc uo/muestra 4.11 <4.11 5% 90% 104%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2135467 Rev. 0

Segi«re»*LE-002

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PM10 

Alto Volumen

NTP900-030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao Metales en PM 10 Alto 
Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(lCP/MS){Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httD:/Aww.sQS oe/es-ES/Terms-and- 
Conditions.asox Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas

Última Revisión Julio 2015

Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275 
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900
Arequipa t (054) 213 506
Cajamarca t (076) 366 092

Página 18 de 20 
www.sgs.pe 
e Pe.servicios@sgs.com

SGS del Perú S.A.C.

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


REPORTE DE EQUIPOS 
MA2135467 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. CerWkado Caducidad
Metates en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexion/300D 

SARTOWUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DC00180/2020

CCP-0519-082-20

r<ov-2i

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM lO Alto Volumen 
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Analítica para 
pesado de filtros

Nexion/ 300D 

SARTORIUS

MA-177-T

MA-071-T

Análisis

Análisis

DCOOieO/2020

CCP-0S19-082-20

Nov-21

Nov-21

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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REPORTE DE MATERIAL DE REFERENCIA 
Y MATERIAL VOLUMÉTRICO MA2135467

Matriz: AIRE

Parámetros

Material de 
Referencia / 
Material 
Volumétrico

Marca código Utilidad
Nro. De 
Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto 
Volumen

Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25

Determinación de Peso: 
Filtros PMIO Alto 
Volumen

Pesa Patrón de 200 
mg

Mettier 
Toledo

INO- 
291-P

Análisis CCP-0289-088- 
20 Nov-21

Determinación de Peso:
Filtros PMIO Alto Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275- Análisis PO-175-P Dic-21
Volumen

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros

Material de 
Referencia ! 
Material 
Volumétrico

Marca Código utilidad
Nro. De 
Informe / 
Certificado

Caducidad

Metales en PM 10 Alto 
Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25

Determinación de Peso: 
Filtros PMIO Alto 
Volumen

Pesa Patrón de 200 
mg

Mettier
Toledo

INO- 
291-P Análisis CCP-0289-088- 

20 Nov-21

Determinación de Peso: 
Filtros PMIO Alto Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275- Análisis PO-175-P Dic-21
Volumen

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucen 3348 
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

•■#«n>irLE-003

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV / LB-347667-192

PROCEDENCIA : VENTANILLA Y MI PERÚ

Fecha de Recepción SGS : 29-11-2021

Fecha de Ejecución : Del 29-11-2021 al 02-12-2021

Muestreo Realizado Por CLIENTE

Cadena de custodia CA N°: 0006-11-2021-411! RS N«: 1419-2021

Estación de Muestreo / Código de filtro

CA-VMP-8
_____________CA-VMP-1Q_____________

CA-VMP-9

Impreso el

Emitido por SGS I Perú S.A.C.

2/1Z/2021

Frank M. Jülcamoro

C.Q.P.

3uispe

Coordinador de Laboratorio

SGS del Perú S.A.C.

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.pgs¡H8 jo

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe-servicios@sgs.com
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
Bljbm WtE • coa

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/11/2021 22/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:55:00 12:55:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/11/2021 23/11/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:55:00 11:55:00

FILTROS PM10ALTO
MATRIZ VOLUMEN

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro ________ 147 ± 6 [__________________________

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,080.724 ± 86.458

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 5.589 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 15.732 ± 2.360

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 36.697 ± 0.882

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 1.484 ± 0.3

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 6.866 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 8.188 ± 0.321

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,130.501 ± 206.525

Cobalto EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.990 ± 0186

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 671.082 ± 55 426

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 13.662 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 17.572 t 0.488

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 17.434 ± 0.485

Fósforo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 500.11 ± 25.01

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,341.71 ± 117.09

Litio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.966 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,357.72 ± 205.17

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 54.108 ± 1.305

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 36.559 ± 0879

Níquel EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.257 ± 0.322

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.713 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 1,369.363 ± 102.702

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 363.06 ± 68.67

Setenio EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.78 250 18.08 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5.319.5 ± 159.6

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 37.432 ± 0.899

Vartadio EA]_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 11.362 ± 0.6

¡Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 208.02 ± 24 96
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INACAL

ItofMre HU • 002

DA-Pwú
AaMBtado

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 23/11/2021 23/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:15:00 12:15:00

FECHA FIN DE MUESTREO 24/11/2021 24/11/2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:20:00 11:20:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado t Incertidumbre

Análisis Generales
Determinacián de Peso. PM-10 Alto 
Volumen

EAl_NTP90030_UG_PM10 mgZfiltro 157 ±
_________________________

Metates en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,152.231 ± 92.178

Antimonio EAl_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.417 1 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.368 1.237 15.939 ± 2391

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 38.560 ± 0.925

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2-611 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 13.754 ± 0.418

Calcio eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,499.559 ± 224.978

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.507 ± 0.130

Cobre EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 581.842 t 42 888

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 7.314 t 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 14.881 ± 0.438

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.504 ± 0.524

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 170.25 ± 8.51

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,112.15 ± 105.61

Litio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.920 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,352.94 1 203 80

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1 431 54.315 1.310

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAíO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 65.332 ± 1 610

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.670 ± 0.296

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 0.667 ± 0.2

Plomo EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,248.958 ± 93.672

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 2411 392.61 ± 74.68

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 31.88 ± 0.79

Silioo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio eAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 5,145.8 ± 154.4

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 36.053 ± 0.868

Varxadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.877 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 232 86 27 94

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgl.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe-servicios@sgs.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
ltagMMirU-002

INACAL
DA-Pwú

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

24/11/2021

12:15:00

25/11/2021

11:15:00

FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN 

/URE

CA-VMP-8

24/11/2021

12:15:00

25/11/2021 

11:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
1A ! - Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 153 ± 6
_________________________

[ Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_£PA103_5_PM10 ug/muestra 0.953 3036 1,026.053 ± 82 084

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 3.584 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 18.906 ± 2.836

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1 058 35455 ± 0.854

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.531 t 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 10.166 ± 0 365

Calcio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,903.261 ± 195.163

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.208 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 594.033 ± 44 507

Cromo EAI_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 13.501 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 18.262 ± 0.501

Estroncio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 17.434 ± 0.485

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 139.06 ± 6.95

Hierro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.829.43 t 146.35

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.874 i 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,307.03 ± 19089

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 449 1.431 47.069 ± 1.127

Mercurio EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibderxr EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 4.773 ± 0.656

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.073 ± 0.319

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo £Al_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 1,891.393 ± 141.855

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 365.56 t 69.18

Selenio E>M_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 37.31 ± 0.90

Silicio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,439.3 ± 163.2

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 31.982 ± 0.778

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.451 ± 0.6

Zinc EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 209.63 ± 25.16

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 
Ernesto Gunther 275
Jr. Amaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IWgMreM*LE*003

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-8 CA-VMP-8

FECHA INICIO DE MUESTREO 25/11/2021 25/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 12:15:00 12:15:00

FECHA FIN DE MUESTREO 26/11/2021 2&11Í2021

HORA FIN DE MUESTREO 11:15:00 11:15:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO MRE /MRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Delerminación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 145 ±
_________________________

Metates en PM10 Alto Volumen

Aluminio EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,083.415 t 86.673

Antimonio EAI_ePAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 6.003 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 19.021 t 2 853

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 39.480 ± 0.946

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 1.783 ± 0.3

Boro EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.659 ± 047

Cadmio eAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 8.303 ± 0.323

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 11.710 37 294 3,931.965 ± 196.598

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.438 ± 0.122

Cobre EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 586.971 ± 43565

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 59.202 ± 1 440

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 26.658 ± 0.708

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.113 ± 0.517

Fósforo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 177.12 t 6.66

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,140.44 ± 107.02

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.012 016

Magnesio EAI_EPW03_5_PM10 ug/muestra 2 39 7.60 1,525.28 ± 76.26

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 34.743 ± 2.196

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 28.715 ± 0.709

Níquel EA!_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 11.914 ± 0.385

Plata EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.748 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 2,394.104 ± 179.556

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 402.38 ± 76.67

Setenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 19.11 ± 0.79

Silicio £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 6,130.4 ± 183.9

Tallo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titano EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 33.224 i 0.805

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.429 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 272.66 ± 32.72
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INACAL

BiiUtrOrLE-Om

DA-Peni

Au «Jimio

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-8

26/11/2021

12.00:00

27/11/2021

11:00:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-8

26/11/2021

12:00:00

27/11/2021

11:00:00

AIRE 

/MRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
A 1 . . Generales 1

Determiríación de Peso: PM-1Q Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 162 ± &

I Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,306.354 ± 104.508

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.084 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 31.855 ± ^176

Bario EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 39.111 ± 0.937

Benlio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.980 ± 0.701

Cadmio EAI_ÉPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 5.842 ± 0.262

Calcio EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,846.353 ± 242.318

Cobalto EAI_EPAlO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.415 ± 0.120

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 545.365 ± 38.222

Cromo EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 17.342 ± 0.483

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 12.903 ± 0.403

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 20.447 ± 0.542

Fósforo eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 209.07 ± 10.45

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,393.07 ± 119.65

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.058 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,391.42 ± 214.94

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 66.436 ± 1.641

Mercurio EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5.900 ± 0-3

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.061 ± 0.302

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3253 860971 ± 64.573

Potasio EAI_EPWO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 428.95 ± 82.07

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 9.45 t 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 1,780.2

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,404.7 t 220.2

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 40.468 ± 0.969

Vanadio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 7.498 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 216.60 ± 25.99
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

■toTWntrtC-OOZ

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 22/11/2021 22/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13:30:00 13:30:00

FECHA FIN DE MUESTREO 23/11/2021 23/11/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12:35:00 12:35:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incerlidumbre Resultado ± Incerlidumbre

Análisis Generales
Determinaaón de Peso PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 141 ±

_________________________

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 1,076.446 ± 86116

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.012 ± 0.47

Arsénico EA)_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.368 1.237 15.824 ± 2374

Baño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 37.685 ± 0.905

Benito EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 1.392 ± 0.3

Boro EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.151 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 3.519 ± 0.413

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,240.970 1 212.049

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.185 t 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 048 3.337 583.958 ± 43167

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 16.376 ± 0.47

EstaAo EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 8.119 ± 0.320

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 19.159 ± 0.518

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 174.16 ± 8.71

Hierro EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,970.44 ± 157.64

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.920 t 0 16

Magnesio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 2 39 7.60 1,312.99 ± 192 54

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 53.118 ± 1.279

Mercurio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 38.813 ± 0.930

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.866 ± 0.316

Plata EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 558 635 1 41.898

Potasio EAI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 383.30 í 72.79

Selento EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 78 2.50 29.35 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 5,459.0 ± 163.8

Tallo EAJ_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 36.053 ± 0.868

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 12.167 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 191.60 ± 22 99
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL > DA CON REGISTRO N° LE - 002

INACAL
DA-Pert

«•gMninX-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

23/11/2021

13:25:00

24/11/2021

12:55:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-9

23/11/2021

13:25:00

24/11/2021

12:55:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Ger»eraies

Determinación de Peso. PM-10 Alto 
Volumen ÉAI_NTP90030_UG_PM10 mg/Tiltro 3 157 ± 6 _________________________

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3036 1.359.760 ± 108.781

Antimonio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.706 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1 237 19.274 ± 2.891

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.068 43.481 ± 1.040

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1 321 <1.321

Boro EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 4.198 ± 0.538

Cadmio EA1_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 6.417 ± 0.291

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 5,294.163 ± 264.708

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.415 ± 0.120

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 604.981 ± 45.986

Cromo EW_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 11.569 ± 0.47

EstaAo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 16.146 ± 0461

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 228 0.725 24.334 ± 0.619

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 189.77 ± 9.49

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 2,472.35 ± 123.62

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 1.104 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,572.41 ± 78.62

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 63.353 ± 1.554

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 0.6210 t 0.16

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 64.987 * 1 600

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 7.866 ± 0316

Plata EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0 181 0.576 0.621 t 0.2

Plomo EAI_EPAi03^5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,361.313 ± 102098

Potasio EAI_EPAJO3_6_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 456.44 ± 87.66

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.76 2.50 32.22 ± 0.79

Silicio EAI_ePAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.6 1,896.3

Sodio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,716.6 ± 171.5

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0239 0763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 357 1.138 43.873 ± 1049

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 8.740 ± 0.6

ZirK EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 228.38 ± 27.41
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

MtgMra MXK - 002

iOENTlFlCAClON DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-9

24/11/2021

13:35:00

25/11/2021

13:05:00
FILTROS PM10 ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-9

24/11/2021

13:35:00

25/11/2021

13:05:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 164 ± 7 _________________________ :
I Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 977.224 t 110.540

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 2.156 ± 0.47

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1 237 33.718 ± 5.058

Baño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 34.374 ± 0.830

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0415 1 321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 2.818 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0457 1.457 6.877 t 0 299

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 4,094.368 ± 204.718

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.093 ± 0.1

Cobre EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 593.412 ± 44.423

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 17.687 ± 0.490

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 11.109 ± 0.371

Estroncio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 17.779 ± 0492

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 140.14 ± 7.01

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 563 1,774.02 t 141.92

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.782 ± 0.16

Magnesio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 1,219.31 ± 167.39

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 47.047 ± 1.126

Mercurio EAI_EP?MO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

MolibOeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0 397 1.264 6.912 t 0.3

Níquel EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 8.096 ± 0.319

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 1.242 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,252.592 ± 93 944

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 360.82 ± 68,22

Setenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 37.08 ± 0.89

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,804.4 ± 2402

Tallo EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.136 31.706 ± am

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5-290 ± 0.6

Zinc EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 188 64 ± 22.62

SGS del Perú S.A.C. fvj. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Amaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca

Página 9 de 20 
t (511) 517 1900 www.sgs.pe
t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
(TLE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 25/11/2021 25/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 13-35:00 13:35:00

FECHA FIN DE MUESTREO 26/11/2021 26/11/2021

HORA FIN DE MUESTREO 12-.35;00 12:35:00

MATRIZ
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertldumbre Resultado ± Incertldumbre
1 Analtas Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAl_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 156 ± 6

Metales PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 903.785 ± 95 610

Antimonio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 4.221 ± 0.643

ArsAnico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 13.225 ± 1 984

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 32.694 ± 0.794

Benito EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.347 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.467 4.807 ± 0.663

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,581.468 1 179.073

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.254 ± 0.103

Cobre eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 483.173 ± 30.880

Cromo EAi_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 49.335 ± 1.183

Estaño EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 23.598 ± 0604

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 15.962 ± 0.458

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 169.23 t 846

Hierro EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,813.45 ± 145.08

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.828 ± 0.16

Magnesio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,274.83 ± 182.09

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 119.888 ± 3 449

Mercurio EA1_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 18.779 ± 0.511

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muesUa 0.443 1.411 10-327 ± 0.357

Plata eAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.676 <0.576

Plomo £AI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 1,967.730 ± 147.580

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 322.28 ± 60.38

Selenio EAI_EPA103_6_PM10 ug/muestra 0.78 260 11.78 ± 079

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPiMO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,995.5 ± 249 8

Tallo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 28.624 i 0.707

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.118 ± 0.6

Zinc EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 236.11 ± 28.33

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

Hijlwn WLE-002

IDENTlFlCACiON DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

22/11/2021

14-45:00

23/11/2CG1

14:15:00
FILTROS PM10/M.TO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

22/11/2021

14:45:00

23/11/2021

14:15.00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Atto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 3 104 ± 4

1 Metales «iPM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 565.018 ± 40.703

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.386 1.237 5.037 ± 0.756

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 21.148 ± 0.556

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1.457

Calcio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 2,101.809 ± 105 090

Cobalto EAI_EPAtO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.656 ± 0.1

Cobre EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 71.127 ± 1.777

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 11.201 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.358 ± 0.386

Estronao EAI_EPAJ03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 10 396 t 0.359

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 92.92 ± 9.29

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,130.92 ± 90.47

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.529 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 855.68 ± 86.41

Manganeso EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 27.980 ± 0.693

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibfleno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 52.590 ± 1.266

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 6.555 ± 0294

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 86.906 ± 10.429

Potasio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 245.39 ± 44.74

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.44 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,088.4 ± 204.4

Talio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 18.918 ± 0.513

Vanadio EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 9.062 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 411 14181 * 17.02

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

ItogtMraNTS-OO:

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

23!^ 1/2021

15:00:00

24/11/2021

14:15:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-WIP-10

23/11/2021

15:00:00

24/11/2021

14:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado t Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre
1 A ■. . Generales

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mgffiltro 1 3 116 ± 5

Metales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.953 3 036 822 066 ± 80264

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico £AI_EPAIO3_S_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 4.853 ± 0.728

Bario EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 27.427 ± 0.682

Berilio EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1 506 <1.506

Cadmio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.457 1 457 <1.457

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3.195.804 ± 159.790

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.840 ± 0.1

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 51.072 ± 1.227

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 10.833 ± 0.47

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.174 ± 0.366

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 16.157 ± 0.443

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 128 34 ± 6.42

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.625.05 t 130.00

Litio ÉAI_EPAIO3_5„PM10 ug/muestra 0.141 0 449 0.690 t 0.16

Magnesio EAI_EPWO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,177.43 ± 156.72

Manganeso EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 38.605 ± 0.926

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 127.156 ± 3.739

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 4 669 t 0634

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 77.775 ± 9333

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 333.32 ± 62.62

Selenio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 4.12 ± 0,79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.6

Sodio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 5,307.6 ± 159.2

Talo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 28.072 ± 0.695

Vanadio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.382 ± 0.6

¡Zinc EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 185.02 ± 22.20

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez 6a. San Antonio
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

HaglKratf-U-Oa:

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO OE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

24/11/2021

14:45:00

25/11/2021

14:15:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN

AIRE

CA-VMP-10

24/11/2021

14-45:00

25/11/2021

14:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± lixerlidumbre Resultado t Incertldumbre

Análisis Generales
Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro -
________ 113 ± 5 1 __________________

Metales en PM10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 743.452 ± 66.762

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1 625 <1.625

Arsénico EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.635 ± 0.845

Baño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 25.496 ± 0.642

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAi03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPA1O3_5_PM1O ug/muestra 0.473 1 506 <1.506

Cadmio EA1_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 1.587 ± 0.136

Calcio EAJ_EPAIO3_5_PM'0 ug/muestra 11.710 37.294 2,799.767 ± 139.988

Cobalto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.817 ± 0.1

Cobre EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 64.135 ± 1.676

Cromo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 10.488 t 0.47

Estaño EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.473 i 0.405

Estroncio EAI_EPAIO3_6_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 13.961 ± 0.421

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8 70 99.57 ± 9.96

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,429.60 ± 114.37

Litio EAI_EPAiO3_5_PM1O ug/muestra 0.141 0.449 0596 ± 016

Magnesio EAI_EPA!O3_5_PM1O ug/muestra 2.39 7.60 1,143.23 ± 148.26

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 37.019 ± 0.890

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 3.094 ± 0.343

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 5.037 ± 0.269

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0-181 0.576 1.173 ± 0.2

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 103.558 ± 12.427

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 333.80 ± 62.72

Selenlo EAI_EPAIO3_5_PM1O ug/muestra 0.78 2.50 3.61 ± 0.70

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 5,502.3 ± 166.1

Tallo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 25.288 ± 0638

Vanadio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.604 1 923 4.462 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 177.07 ± 21.26

S6S del Perú S.A.C.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002
Ba^(ra>ru-oa2

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

25/11/2021

15:30:00

26/11/2021

14:30:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

CA-VMP-10

25/11/2021

15:30:00

26/11/2021

14:30:00

AIRE

AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado i Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales

Determinación de Peso PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 126 ± 5

Metalasen PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.953 3.036 874.690 ± 89.993

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 2.473 ± 0.47

Arsénico EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 5.980 ± 0.897

Baño EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 27.566 ± 0.685

Berilio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 6.797 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 2.461 ± 0.248

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,136.372 ± 156.819

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.978 ± 0.1

Cobre EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 77.544 ± 1.970

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 9.775 ± 0.47

Estaño EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 5.313 t 0.3

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.726 15.410 ± 0.448

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 147.87 ± 7.39

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,627.65 t 130.21

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.805 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,218.00 ± 167.06

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 449 1.431 40.446 ± 0.968

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 9.602 t 0.345

Níquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 5.221 ± 0.272

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 164 346 ± 19.722

Potasio EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 687.82 ± 134.73

Selenio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.60 2.90 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.5 46 5,903.4 ± 177.1

Tallo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAIO3^5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 30.049 ± 0.737

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.451 i 0.6

Zinc EyU_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 23629 4 28.35
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO

AcreAado

INACAL 
QA-Perú

Ita9MreM*LE-0O2

MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

FECHA INICIO DE MUESTREO

HORA INICIO DE MUESTREO

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

CA-VMP-10

26/11/2021

15:15:00

27/11/2021

14:15:00
FILTROS PM10 ALTO 

VOLUMEN 
AIRE

CA-VMP-10

26/11/2021

15:15:00

27/11/2021

14:15:00

AIRE

AIRE

Parámetro | Referencia Unidad | LD [ LC_______Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales |

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

EAi_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro

1 Metales en PM 10 Alto Volumen I

Aluminio EAI EPA1O3 5 PM10 ug/muestra 0.953 3.036 883.614 ± 91.698

Antimonio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 23.046 ± 3.457

Bario EAI_EPAI03_5_PM10 ug/mueslra 0.332 1.058 29.153 ± 0.718

Benlk) EA)_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 3.554 ± 0.47

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 3.128 ± 0.348

Calcio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,654.102 ± 182.705

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 1.024 ± 0.1

Cobre EAJ_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 335.604 ± 16.554

Cromo EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 15.824 ± 0.47

Estaño EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 7.291 ± 0.306

Estroncio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 15 364 ± 0.447

Fósforo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.73 8.70 171.95 ± 8.60

Hierro EAl_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1,677.98 ± 134.24

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 0.782 ± 0.16

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 239 7.60 1,006.19 ± 116.73

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 54.269 ± 1.309

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/mueslra 0.1560 0.4960 <0.4960

Molibdeno EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1 264 4.934 ± 0.691

Níquel EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1.411 5.290 ± 0.273

Plata EAI_EPAt03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPW03_5_PM10 ug/muestra 1.021 3.253 563.788 ± 42.284

Potasio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 757 24.11 322.51 ± 60.42

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 7.80 ± 0.79

Silicio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524.5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 3,535.0 ± 176.8

Talio EAI_EPA]O3_5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 29.520 ± 0.726

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 5.980 ± 0.6

Zinc EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1.29 4.11 152.32 ± 18.28

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Márquez Ba. San Antonio

Callao 
Arequipa 
Cajamarca

Página 15 de 20
t (511) 517 1900 www.sgs.pe
t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS

http://www.sgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com


LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
BagMretTLC-OaS

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 

HORA INICIO DE MUESTREO 

FECHA FIN DE MUESTREO

HORA FIN DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

26/11/2021

13:15:00

27/11/2021

12:15:00
FILTROS PM10ALTO 

VOLUMEN
AIRE

Parámetro 1 Referencia | Unidad | LD LC Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales __________________________ |

Determinación de Peso: PM-10 Alto 
Volumen

j EALNTP90030_UG_PM10 | mgffiltro | 134 ± 5

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

La íncerOdumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

SGS del Perú S.A C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO
«•fMra tnx ■ 002

MA2139845 Rev. 0

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación 
MB; Blanco del proceso. 
LCS %RecQvery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso. 
MS %Recovery; Porcent^e de recuperación de la muestra adicionada. 
MSD %RPD; Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
DupfRep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio______

Parámetro Unidad LC DUP/REP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery
rrtg/filtro | 3 I

Metales en PM 10 Alto Volumen
I Determinación de Peso: PM-10 AKo Volumen

Aluminio uq/muestra 3.036 <3.036 4% 108% 101%
Antimonio ug/muestra 1.625 <1.625 2% 95% 97%
Arsénico ug/muestra 1.237 <1.237 4% 104% 94%

Bario ug/muestra 1.058 <1.058 1% 91% 90%

Berilio ug/muestra 0 770 <0.770 0% 96% 94%
Bismuto uq/muestra 1.321 <1.321 0% 100% 110%
Boro ug/muestra 1.506 <1.506 0% 101% 99%
Cadmio uq/muestra 1.457 <1.457 2% 97% 111%
Calcio ug/muestra 37.294 <37.294 1% 104% 101%
Cobalto uq/muestra 0.403 <0.403 2% 88% 97%
Cobro uq/muestra 3.337 <3.337 2% 111% 95%
Cromo uq/muestra 1.586 <1.586 3% 96% 92%

Estaño uq/muestra 0.967 <0.967 4% 112% 109%

Estroncio ug/muestra 0.725 <0.725 2% 92% 108%
Fósforo uq/muestra 8.70 <8.70 0% 106% 91%
Hierro ug/muestra 5.63 <5.63 1% 96% 106%
Litio uq/muestra 0.449 <0449 2% 89% 87%
Magnesio ug/muestra 7.60 <7.60 3% 89% 102%
Manganeso uq/muestra 1.431 <1 431 3% 99% 97%
Mercuno uq/muestra 0.4960 <0.4960 0% 108% 92%
Molibdeno uq/muestra 1 264 <1.264 4% 96% 95%
Níquel ug/muestra 1.411 <1.411 0% 98% 95%

Plata uo/muestra 0.576 <0.576 9% 109% 101%
Plomo ug/muestra 3.253 <3.253 1% 110% 93%
Potasio uq/muestra 24.11 <2411 0% 90% 95%
Setenio uq/muestra 2 50 <2.50 4% 98% 109%
Silicio uq/muestra 1524.5 <1524.5 5% 103% 88%
Sodio uq/muestra 4.6 <4.6 3% 87% 97%
Tallo ug/muestra 0.763 <0.763 0% _________89%_________ 98%
Titanio uq/muestra 1.138 <1.138 1% 95% 101%
Vanadio uo/muestra 1.923 <1.923 5% 91% 109%
Zinc uq/muestra 4.11 <4.11 1% 99% 109%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
fl«gt«reirLB-002

INFORME DE ENSAYO 
MA2139845 Rev. 0

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 
Peso: Filtros PM10 

Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-apiicado fuera del alcance).

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 10 Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determinaron Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página httD7/w*w.sQS pe/es-ES/Temis-and- 
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita da SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas

Última Revisión Julio 2015

Av. Elmer Faucetl 3348
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REPORTE DE EQUIPOS 
MA2139845 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parémetros Equipo Marca Códiqo Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Nov-21
Oeterminación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analítica para 
pesado de filtros

SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 30OD MA-177-T Análisis DC00180/2020 Nov-21
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analítica para 
pesado de filtros SARTORIUS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21
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DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2139845

Matriz: AIRE

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código Utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso; Filtros 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código utilidad Nro. De Informe /

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettier Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P Dic-21
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Callao, 07 de diciembre 2021
Carta N* 0766/21-EHS

Srs.:
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

Avenida Faustino Sánchez Carrión N“ 603, 607 y 615
Jesús María.-

Atención : Paola Enríquez Lara
DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

Referencia Informes de ensayo Contrato N® 066-2021 -OEFA

Requerimientos de Servicio:

CA N”: 0006-11-2021-411 / RS N’: 1419-2021

Al respecto, se remite por adjunto sírvase los informes de ensayo a continuación:

(1 Original, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

MA2139845
MA2140087

Sin otro particular nos despedimos.

Atentamente:

/ / *“

Ray Torles Coria
SGS Environmental Services.

SOS del Perú S.A.C.

SGS del Perú S.A.C Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunlher 275 
Jr. Amatdo Márquez

Callao 1
Parque Industrial 
Ba. San Antonio
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Acfvdtedo

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N® LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2140087 Rev. 0

INACAL
DA-Parú

SGS K«gMroHXC-<X12

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/LB-347667-194

PROCEDENCIA : VENTANILLA Y MI PERÚ

Fecha de Recepción SGS : 30-11-2021

Fecha de Ejecución Del 30-11-2021 al 03-12-2021

Muestreo Realizado Por CLIENTE

Cadena de custodia : CA N°: 0006-11-2021-411! RS N°: 1419-2021

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs^ifia i de 6
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N" LE - 002
Ib gima ITLE - 003

INACAL
DA - Perú
Acradltade

INFORME DE ENSAYO 
MA2140087 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA CA-VMP-9 CA-VMP-9

FECHA INICIO DE MUESTREO 27/11/2021 27/11/2021

HORA INICIO DE MUESTREO 14:10:00 14:10:00

FECHA FIN DE MUESTREO 28/11/2021 28/11/2021

HORA FIN DE MUESTREO 13'40:00 13:40:00

MATRIZ FILTROS PM10ALTO 
VOLUMEN AIRE

PRODUCTO DESCRITO COMO AIRE AIRE

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado ± Incertidumbre Resultado ± Incertidumbre

Análisis Generales
Determinaciór de Peso: PM-10 Alto 
Volumen EAI_NTP90030_UG_PM10 mg/filtro 1 3 117 ± 5

átales en PM 10 Alto Volumen

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0 953 3.036 1.038.036 ± 83.043

Antimonio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.510 1.625 <1.625

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.388 1.237 16.169 ± 2.425

Bario EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.332 1.058 22.023 t 0.573

Berilio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0 242 0.770 <0.770

Bismuto EAI_EPAIO3@_PM10 ug/muestra 0.415 1.321 <1.321

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.473 1.506 <1.506

Cadmio EAI_EPAJO3_5_PM10 ug/muestra 0.457 1.457 <1 457

Calcio EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 11.710 37.294 3,665.936 t 183.297

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.127 0.403 0.943 0.1

Cobre EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 1.048 3.337 362.652 ± 18.854

Cromo EAI_EPA103_5_PM10 ug/muestra 0.498 1.586 4.462 ± 0.591

Estaño EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.304 0.967 3.336 ± 0.382

Estroncio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.228 0.725 13.179 t 0.407

Fósforo EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 273 8.70 142.20 ± 7.11

Hierro EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.77 5.63 1.649.70 ± 131.98

Litio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.141 0.449 <0.449

Magnesio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 2.39 7.60 1,235.74 ± 171.68

Manganeso EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.449 1.431 43.424 ± 1.038

Mercurio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.1660 0.4960 <04960

Molibdeno EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.397 1.264 5.083 t 0.3

Níquel EA1_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.443 1 411 3232 1 0.365

Plata EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.181 0.576 <0.576

Plomo EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 1 021 3.253 195.465 ± 23.456

Potasio EAl_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 7.57 24.11 410.15 ± 78.25

Selenio EAI_EPAI03_5_PM10 ug/muestra 0.78 2.50 7.29 ± 0.79

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 478.7 1524 5 <1524.5

Sodio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 1.5 4.6 4,195.3 * 209.8

Tallo EAI_EPAI03.5_PM10 ug/muestra 0.239 0.763 <0.763

Titanio EAI_EPAI03_6_PM10 ug/muestra 0.357 1.138 24 334 t 0.619

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 0.604 1.923 6.038 ± 0.6

Zinc EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/muestra 1.29 4 11 202.61 ± 24.31

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para ia realización de los análisis solicitados.

La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

SGS del Perú S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002SGS INACAL
DA-Pwú

Acndttade

ttogUtro MTX . 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2140087 Rev. 0

_____________________________ CONTROL DE CALIDAD
LC; Limite de cuantrñcactón 
M8: Blanco del proceso. 
LCS %Recovery; Porcentaie de recuperación del patrón de proceso. 
MS %Recovery: Porcent^e de recuperación de la muestra adicionada. 
USD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre ios duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

1 Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery
Determindctón de Peso: PM*1O Alto Volurnen mq/fiftro 3 99 - 100%
Metates en PM 10 Alto Volumen I
Aluminio ug/muestra 3.036 <3.036 2% 111% 96%
Antimonio uo/muestra 1 625 <1.625 0% 90% 96%
Arsénico uo/mjestra 1.237 <1.237 6% 102% 112%
Bario uo/muestra 1.066 <1 058 2% 95% 109%
Berilio uo/muestra 0.770 <0 770 0% 94% 107%
Bismuto uo/muestra 1.321 <1.321 4% 90% 90%
Boro uo/muestra 1.506 <1.506 0% 103% 102%
Cadmio uo/muestra 1.457 <1.457 5% 94% 106%
Calcio uo/muestra 37.294 <37.294 3* 102% 90%
Cobalto ug/muestra 0.403 <0 403 2% 92% 09%
Cobre uo/muestra 3337 <3 337 1% 99% 97%
Cromo ug/muestra 1 566 <1.586 3% 104% 107%
Estaño uo/muestra 0.967 <0 967 5% 101% 90%
Estroncio uo/muestra 0.725 <0.725 2% 96% 110%
Fósforo uaimuestra 870 <8.70 4% 112% 92%
Hierro ug/muestra 563 <5 63 0% 91% 91%
Litio uo/muestra 0 449 <0.449 0% 99% 105%
Magnesio uo/muestra 7.60 <7.60 0% 88% 92%
Manganeso ua/muestra 1 431 <1.431 0% 106% 92%
Mercurio uo/muestra 0.4960 <0.4960 0% 112% 112%
Moiibdeno uo/muestra 1 264 <1.264 2% 101% 107%
Niguel ug/muestra 1.411 <1.411 1% 111% 104%
Plata ua/muestra 0.576 <0.576 0% 95% 100%
Plomo ua/muestra 3.253 <3 253 1% 99% 102%
Potasio uo/muestra 24.11 <24 11 4% 99% 101%
Setenio ug/muestra 2.50 <250 2% 99% 68%
Silicio ug/muestra 1524.5 <1524.5 1% 92% 90%
Sodio uo/muestra 46 <46 4% 96% 97%
Tallo uo/muestra 0 763 <0.763 0% 104% 103%
Titanio ug/muestra 1 138 <1.138 2% 106% 93%
Vanadio uo/muestra 1 923 <1 923 4% 107% 96%
Zinc uo/muestra 4.11 <4 11 1% 106% 88%
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO 
MA2140087 Rev. 0

INACAL
OA-Pwú

iru - 002

AcrwUude

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia __________ ____  Sede Parámetro Método de Ensayo

EAI_NTP90030_UG_PM10 Callao
Determinación de 

Peso: Filtros PM10 
Alto Volumen

NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. 
Método de referencia para la determinación de material particulado respirable 
como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye 
muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).

EAi_EPAIO3_5_PM10 Callao
Metales en PM 1O Alto 

Volumen

EPA Compendium Method 10-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado).

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilaterai/mutuo de los miembros firmantes de lAAC e ILAC"

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página htte //www.sas.oe/es-ES/Ten'ns-and- 
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemrtizaciories y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio., su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida 
la reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s} muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Última Revisión Julio 2015
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SGS REPORTE DE EQUIPOS 
MA2140087 Rev. 0

Matriz: AIRE
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen 
Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Espectrómetro ICPMS 
Balanza Artah'üca para 
pesado de filtros

Nexkxi/ 3000 

SARTORIOS

MA-177-T

MA-07I-T

Análisis

Análisis

OC00180/2020

CCP-0519-082-20

Nov-21

Nov-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN
Parámetros Equipo Marca Código Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen Espectrómetro ICPMS Nexion/ 300D MA-177-T Análisis DC00180/2020 Nov-21
Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Balanza Analíbca para 
pesado de filtros SARTORIOS MA-071-T Análisis CCP-0519-082-20 Nov-21
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DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO
MA2140087

Matriz: AIRE

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca código Utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25
Determinación de Peso: Filtros 

PMin Alto Vnliimpn
Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso: Filtros 

PMIO Alto Volumen
Pesa Patrón de ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P DiC-21

Matriz: FILTROS PMIO ALTO VOLUMEN

Parámetros Material de Referencia / 
Material Volumétrico Marca Código Utilidad Nro. De Informe / 

Certificado Caducidad

Metales en PM 10 Alto Volumen Patrón Metales HV - LCS Análisis S2-MEB701507 Feb-25

Determinación de Peso; Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de 200 mg Mettler Toledo INO-291-P Análisis CCP-0289-088-20 Nov-21

Determinación de Peso: Filtros 
PMIO Alto Volumen

Pesa Patrón de Ig Metler Toledo MA-275-P Análisis PO-175-P DiC-21
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