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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Aio de la Promocion de la industria Responsable y del Compromiso Climatico”

INFORME N° 2U‘\-2014-OEFAIDE-SDCA

PARA : MILENA LEON ANTUNEZ
Coordinadora de Calidad de Agua y Suelo

ASUNTO : Reporte del Monitoreo Ambiental en el Marco de la Supervisién Regular
a la curtimbre “La Pisquefia S.A.”, ubicado en el distrito de San Juan de
Miraflores, provincia y departamento de Lima, realizado el 03 de Abril

de 2014.

FECHA : San Isidro, 13 MAYD 00

Por medio del presente me dirijo a usted, para remitirle el reporte del Monitoreo Ambiental
realizado en el marco de la Supervision Regular a la curtiembre “La Pisquefia S.A”, llevado a
cabo el 03 de abril de 2014 en el distrito San Juan de Miraflores, provincia y departamento de

Lima.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que considere pertinente.

Atentamente.

Especialista en Calidad de Agua y Suelo
CIP 123440

QF CALIDAD |2
.V‘« BIENTAL $n isidira; 13 MAYD 2014

Visto el informe N° Q{o"‘l -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido,

PONGASE a consideracion de la Subdireccién de Calidad Ambiental para los fines
correspondientes.

Atentamente,
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~"Coordinadora de Calidad de Agua y Suelo
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SanIsidro. 43 g 9014

Visto el informe N°_2(0L]-2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido,
TRASLADESE ala Coordinacién de Industrias, de la Subdireccién de Supervisiéon Directa, de
la Direccion de Supervision para los fines correspondientes.

Atentamente,
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HINEN GUIMA
SUBDIRECTORA DE CALIDAD AMBIENTAL
DIRECCION DE EVALUACION

% CC: Subdireccion de Supervision Directa
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“Afo de la Promocion de la industria Responsable y del Compromiso Climatico”

FICHA EFLUENTES

N° 25 EF

REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LAS SUPERVISIONES DEL OEFA

Regular | x
TIPO DE . .
SUPERVISION Especial SUPERVISION REGULAR A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Otro
1. DATOS DEL ADMINISTRADO
Razqq social del “La Pisquefia S.A.”
administrado
Area de operacién o proyecto | Curtiembre
Iaggzlrltc;angéggtnto, ProvInCa y | bistrito San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima
2. DATOS DEL MONITOREO
Fecha inicio (dd-mm-aa) 03.04.2014
Fecha fin (dd-mm-aa) 03.04.2014
Abg. Nilton Paz Guevara (Direccion de Supervision)
Equipo Técnico - - - - -
Ing. Antonio Jara Silva (Direccion de Evaluacion)
Puntos de monitoreo
Efluente
Codigo Coordenadas UTM
punto Matriz Datum WGS84) Descripcion
| muestreo Zona Este Norte
W Tomas de muestra de efluente final después del paso por
& UBDIRg % la poza de sedimentacion y que va directamente al
% L/gg ONa -1 Efluente 18 L | 284538 | 8655237 |sistema de alcantarillado (desague). La caja de registro se
'% NTALl 5 encuentra dentro del area de almacenamiento de
% Y productos quimicos.
Nk
M-2 Efiuente * | 18 L | 284531 | 8655236 Toma de muestra de agua residggl industrial antes del
ingreso a la poza de sedimentacion de la empresa.

Protocolo de monitoreo

Produccion.

R.M. 026.2000-ITINCI/DM *“Protocolo de Monitoreo de Efluentes Liquidos”,

del Ministerio de La

Resultados y parametros de campo

Equipo
Equipo empleado POTENCIOMETRO DIGITAL HANNA INSTRUMENTS Modelo HI991301N
residual industrial — Punto de muestreo definido por el personal de Supervision.
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Muestras colectadas
Cadigo Fecha n
Hora T oD C.E. SDT Turbidez
t: dd/ /

LRue) e (o a32a) | (ph.dd) (°C) A (mgll) | (uSlem) | (mgiL) (NTU)
M-1 03.04.2014 11:10 24 5.83 - - - -
M-2 03.04.2014 12:00 34 6.59 - - - -

--- No se requirié la medicion de campo por parte del personal de Supervision.

Parametros a Analizar
Observaciones

Matriz

Parametros

SST, AyG, DBOS5, DQO, Sulfuros, Cromo Vi, Cromo Total, Coliformes Rialisis de labBraterio

Eiifents Totales y Fecales.

Laboratorio
ENVIROTEST ENVIRONMENTAL LABORATORY SAC.

3. OBSERVACIONES
Esta ficha no incluye los resultados analiticos de los monitoreos ambientales por cuanto ain no se

cuenta los resultados de laboratorio.

4. ANEXOS
Si No
X

ORI . Copia de Certificado de Calibracion de equipo
”%&opia de Cadena de Custodia con sello de recepcidn del laboratorio
X

BDIRECCION Registro fotografico
DE CALIDAD ? g J

NTAL &
) D
%, S
o.OE A_'&

x

Q’(’o

yk\\SMo D¢,

ECHA
| San Isidro, 10 de Abril de 2014

Especialista en Calidad de Agua y Suelo
Direccién de Evaluacién

Pagina 4

Av. Republica de Panama 3542
San Isidro - Lima, Pera

www.oefa.gob.pe
T(511) 7131553




VL‘T"'\\QI‘@ 1 | Ministerio
% M del Ambiente

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru”
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia N°1, 2 y 3: Muestra de efluente (M-1) tomada en caja de registro, luego de su paso por la
poza de sedimentacién y que va directo al alcantarillado. Se ubica dentro del almacén de quimicos.
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Fotografia N° 2

pFotografia N° 1

Fotografia N°4: Muestra de agua residual industrial (M-2) tomada en caja de registro antes de su
paso por la poza de sedimentacion. Se ubica al lado de area de pintado de cueros.
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facha: 09 de Diciembra del 2013

Mdmero: CC-02471-13
Paginaide2 !

SOLICITANTE : SCLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION

Direccion :Jdr. Los Huertos Mo. 1915 - San Juan de Lurigancho

EQUIFQ : MEDIDOR COMBINADC DE PH/CE/TDS/TEMP COM INDHCACION DIGITAL
Fabricante : Hanna instruments Rango : -2.00a 16.00 pH
Procedenciz . Rumania 0.060 a 20.60mS/cm
Modeio ;. HI991301N 0.00 a 10.00npt (g/L)
Codigo de ident. : Comb-210 0.0 a&C°C

Ntmero de serie: 08615160

FECHAY LUGAR DE CALIBRACION: #
Lalibrado et 03 de Diciembre del 2013 en ef Laboratoric de INVERSIONES HUALIX EIRL.

PROMIVA CALIBRACION RECOMENDADA:
Diciembre dei 2014

PROCEDIMENTO DE CALIBRATION
L a calibracion se efectud estr ctamente segin lo estipufado por el manual del fabricante.

TRAZABRIDAD

Se utilizd una solucién de calibracion de pH 4.01 marca Hanna Instrumenis, lote 3106 con
vencimienic en Marzo dei 2018; una solucion de calibracion de pH 7.01 marca Hanna instruments
iote 3319 con vencimiento en Mlayo del 2016; una solucion de conductividad 12.88mS/cm lote
2485, con fecha de vencimiento en Junio del 2015 y un termohigrémetro digital serie 101412014

con Ceriificado de Calibracion 4087-1231591.

CONDICIONES DE CALIBRAGION
Temperatura ambientai: 22.8°C
Humedad relativa: 79%

ORSERVACIONES
- Con fines de identificacion se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde con la i

indicacion CALIBRADO.
L a periodicidad de calibraci¢n esta en funcién del uso, conservacién y mantenimienic dei equipo.

La incertidumbre ha sido calculada con un factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza dej |
85% 1
A .

RESULTADOS DE MEDICION
i Los resultados de calibracion se muesiran en la pagina siguignie dej presente documento. _
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RESULTADOS DE CALIBRACION

e PR - —
BUFFER PATRON LECTURA OBTENIDA | DESVIACION INCERTIDUMBRE |
i DE ;M {ait} {pH} {pH} i
4.01 4.01 0.00 0.2
7.01 7.0 0.00 0.2 ?
CONDUCTIVIDAD o
i SOLUCION PATRON DE LECTURA OBTERIDA | DESVIACION INCERTIDUMBRE |
4 CONDUCTIVIDAD {mS{om} ! {ms/om: {mSfcn) :
12.88 12.88 0.00 +0.2
= ~ TEMPERATURA =~
TEMP, PATRON TEMP, PROMEDIO | DESVIACION i INCERTIDUMBRE
°C &9 3 Q) 1 )
22.52 225 0.02 | £0.10
C«{’ @/Zm e G
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FQ-OPE-01

ENnviIrotest - Tl AT GG (Ne 005788 -

o PM-OPE-13
Environmental Testing Laboratory S.A.C. W {

CADENA DE CUSTODIA ; ! Pag. de

Motaivs p

Los sigulentes metales:

INFORMACION DEL MUESTREQ
_CODIGO DE EQUIPOS UTILIZADOS

[Hora 24.00): Condicién de la Muestra ;

[ A TNA

Envirotest S.A.C., RUC 20523205936. Calle Francisco Masias 2601 Lince, Lima 14. Teléfonos (+511) 442-7673 / 422-3146, Nextel 838*4146, RPM #548512, RPC 989114647. E-mail: info@envirotest.com.pe

FE:Oct 09
FR:9/Jul13






