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INFORME N° ol.fS-2014-0EFA/DE-SDCA 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ 
Coordinadora de Calidad de Agua y Suelo 

Reporte del Monitoreo Ambiental en el Marco de la Supervisión 
Regular de la Coordinación de Pesquería, en la empresa 
Corporación de Ingeniería de Refrigeración - COINREFRI S. R.L., 
realizado el 19 de febrero de 2014. 

Memorándum No 149-2014-0EFA/DS 

San Isidro, O 6 JUN. 2014 
ro\- \"o\� 

Por medio del presente me dirijo a usted, para remitirle el reporte del Monitoreo 
Ambiental realizado en el marco de la Supervisión Regular de la Coordinación de 
Pesquería, en la empresa Corporación de Ingeniería de Refrigeración - COINREFRI 
S. R. L., realizado el 19 de febrero de 2014, en el distrito y provincia de Paita, 
departamento de Piura. 

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que considere pertinente. 

Atentamente, 

San Isidro, O 6 JUN. 2014 

Visto el informe N°�'tS"-2014-0EFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, 
PÓNGASE a consideración de la Subdirección de Calidad Ambiental para los fines 
correspondientes. 

Atentamente, 
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Av. República de Panamá 3542 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

San Isidro, O 6 JUN. 2014 

Visto el informe N°.3�-2014-0EFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, 
TRASLÁDESE a la Coordinación de Pesquería de la Subdirección de Supervisión 
Directa - Dirección de Supervisión para los fines correspondientes. 

Atentamente, 

CC: Subdirección de Supervisión Directa 

www.oefa.gob.pe 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

FICHA EFLUENTE 

w Ql-\\-EF 

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LAS SUPERVISIONES 
DEL OEFA 

Regular X 
TIPO DE 

Especial Supervisión Regular de la Coordinación de Pesquería SUPERVISIÓN 
Otro 

1. DATOS DEL ADMINISTRADO 

Razón social del Corporación de Ingeniería de Refrigeración - COINREFRI 
administrado S. R. L. 
Area de operación o 

Actividad de Congelado 
proyecto 
Localidad, distrito, 

Distrito y provincia de Paita, departamento de Piura 
provincia y departamento 

2. DATOS DEL MONITOREO 

19 - 02 - 2014 
19 - 02 - 2014 

Código Coordenadas UTM 
punto Matriz (Datum WGS84) Descripción 

muestreo Zona Este Norte 

Tomado al ingreso a la primera etapa 
PAI-1 Efluente 17 M 0486307 9439022 de tratamiento físico de retención de 

sólidos*. 

Efluente proveniente de las 
actividades de procesamiento de 
congelado de pescado, después de 
su tratamiento. Tomado antes de la 
unión con los efluentes de otras 

PAI-2 Efluente 17 M 0486389 9438926 empresas que se encuentran dentro 
de la Estación Naval, los cuales 
serán almacenados en una estación 
de bombeo para ser derivados a las 
lagunas de oxidación de la EPS Grau 
S.A. 

. . 
*Agua de proceso, punto considerado para el muestreo por la D1recc1ón de Superv1s1ón. 

Av. República de Panamá 3542 
www.oefa.gob.pe San Isidro- Lima, Perú 

T (511) 7131553 



; 

-Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

Protocolo de monitoreo 

"Protocolo de Monitoreo de Efluentes y Cuerpo Marino Receptor del Ministerio de 
Pesquería", aprobado por Resolución Ministerial No 003-2002-PE. 

Resultados y parámetros de campo 

MEDI DOR MULTIPARAMETRO MARCA HACH 
Equipo empleado CO., MO DELO SENSION 156, W SERIE 

041200003944 
Código Fecha 

Hora T OD C.E. SDT Turbidez punto (dd/mm/aaaa) 
(hh:mm) (oC) 

pH 
(mg/L) (JJS/cm) (mg/L) (NTU) muestreo 

PAI-1 19/02/2014 13:23 23,7 8,23 --- --- --- ---
PAI-2 19/02/2014 14:30 31,0 6,89 --- --- --- ---

. . 
--- No fue requendo para el momtoreo ambiental por la Dirección de Supervisión . 

Muestras colectadas 

Matriz Parámetros Observaciones 
Temperatura 

Medición en Campo 
pH 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
Efluente Sólidos Suspendidos Totales 

Aceites y Grasas 

Coliformes Totales 

Coliformes Fecales 
. . . . 

*Laboratono: Serv1c1os Anaht1cos Generales S.A.C . 

3. OBSERVACIONES 

Análisis en 
Laboratorio* 

(T DR W 0106-LAB-2014) 

• El punto de muestreo PAI-1 (canaleta de paso de efluente) se encuentra ubicado en 
un ambiente techado, dentro de las instalaciones de la empresa. (Ver Anexo 111 -

Fotografías W 1 y 2). 

El punto de muestreo PAI-2 (caja de registro de efluentes) se encuentra ubicado en 
un área libre, de piso asfaltado, dentro de las instalaciones de la empresa. (Ver 
Anexo 111- Fotografías W 3 y 4). 

Esta ficha no incluye los resultados analíticos del monitoreo ambiental, por cuanto 
aún no se cuenta con el reporte de laboratorio. 

4. ANEXOS 

Si No 
Copia de Certificado de Calibración de equipo X 
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio X 
Registro fotográfico X 

Av. República de Panamá 3542 
www.oefa.gob.pe San Isidro- Lima, Perú 

T (511) 7131553 
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FECHA 

1 San Isidro, 

MARITA ROSA QUISPE CIEZA 
EVALUADORA 

www.oefa.gob.pe 
Av. República de Panamá 3542 

San Isidro- Lima, Perú 

T (511) 7131553 





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

ANEXO 1 
Copia de Certificado de Calibración de equipo 

www.oefa.gob.pe 
Av. República de Panamá 3542 

San Isidro- Lima, Perú 

T (511) 7131553 





ST-FR-01 1 V01 
Vigencia: 29 .05.2013 

jw 462 

REPORTE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
TIPO DE-TRABAJO FECHA 21-11-13 
-MANTENIMIENTO POR GARANTIA WO/S 0004640 
- MANTENIMIENTO POR 0/S X 
-VISITAS PARA EVALUACION DE QUIPOS 

CLIENTE ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL- OEFA 
AREA 

REFERENCIA Preforma 013-533 
TE LE F. IFAX: 
EQUIPO: 
CANT DESCRIPCION MARCA MODELO N° SERIE 

01 MEDIDOR MUL TIPARAMETRO HACH CO. SENSION 156 041200003944 

TRABAJOS REALIZADOS: 
- Desmontaje integral del equipo. 
- Limpieza y remoción de impregnados . 
- Revisión y mediciones en el sistema electrónico. 
- Suministro e instalación de Contactos de batería. 
- Suministro 01 u. Electrodo de pH 
- Suministro 01 u. Sensor de Conductividad 
- Suministro 01 u. Sensor de Oxigeno. 
- Ensamblaje final. 
- Pruebas de funcionamiento. 
- Calibración Metrológico en pH según Procedimiento PC-OMEGA-001. 
- Calibración Metrológico en Conductividad según Procedimiento PC-OMEGA-002. 
- Calibración al 100% de oxigeno en agua saturada y verificación de concentración O mg/1 en solución de sulfito de sodio. 

- Pruebas de funcionamiento. 
DOCUMENTOS PRESENTADOS: 
- Certificado de Calibración en pH y Conductividad. 
- Constancia Verificación de concentración Omg/1. 
*****************************"** 

OBSERVACIONES: 

CONDICIONES EN QUE QUEDAN LOS EQUIPOS: 
X En buen estado de funcionamiento 

En las mismas condiciones previas a su evaluación. 

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE 

Av. Mcal. Osear R. Benavides 1986 -101 (an tes Av. Colonial) Lima 1, PERÚ 
Telfs.: 336-65 23 • 651-8790 • 651-8794 Fax: 651-8788 

omega@omegaperu.com.pe 



OMEGA PERU S.A. ; -;' -.C ERTIFICADO -DE ·CALIBRACIÓN 
0251-0P .M-2013 

ÁREA DE METRÓLOGÍA 
Solicitante 

Dirección 

Expediente 

Referencia 
Instrumento de Medición 

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - ·\ . - . . . · ,  . 
Calle Manuei·Gorizales Olaechea W- 247 -San Isidro 
26962 
0/S No 0004640 
MUL TIPARÁMETRO ( El\! PARA METRO DE CONDUCTIVIDAD ) 

Alcance de Indicación 

Resolución 
Marca 
Modelo 
Procedencia 
Serie 

0,00 �S/cm a 19,99 �S/cm 1 20,0 �S/cm a 199,9 �S/cm 1 200 �S/cm a 
1999 �S/ cm 1 2,00 m�)! cm a 19,99 mS/cm 1 20,0 mS/cm a 199,9 mS/cm 
0,01 �Sicm 1 0,1 �S/cin 1 1 �S/ cm 1 0,01 inS/cm -1 0,1 m S/ cm (*) 

Método de Calibración 

HACH CO. 
Sension 156 • USA 
'041200003944 

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento PC-OMEGA-002 para la Calibración de 
Conductímetro. 

Fecha de Calibración 
Lugar de Calibración 
Condiciones Ambientales 

Patrones de Referencia 

21/11/2013 
LABORATORIO DE METROLOGÍA - OMEGA P ERÚ S.A._ 

-� 
l�o�esi!.t���f�gi®§1i�!il5l�Jlázaoi.U:cadl'. ai�S�;ae-l0Bi� -� -� �·ll.Geffifi�_aQL.Cig��Ii!jJlaGio'NB .De<Irot�';_._� 
Termómetro Digital-Cele Parmer- Model 92000-05 
Material de-Referencia Certificado Marca Radiometer 1408 iJS/cm·@ 25 •e 
Material de Referencia Certificado Marca Radiometer 12,85 mS/cm@ 25 •e 
Resultados 

. - · · 
L T- -100 - 2012 

709 D-K-15184-01�00 2013-07/ C01978 
687 D-K-15184-01�00 2013-04/ C01958 

�il!_i:tüic_acii�)Ií&� �atpr.��ftefe'fin'í:Iiii :·!'::'�<tqrj�_'C iOri_'l[(.�\é�-: . r�J�ijiJmbm-
1325 ¡JS!cm 1330 �Sfcm _ -_, ·5 ¡JS/cní 

12.10 mS/cm 12.14 mS/cm_ 
-- . '0.04-_rñstcm _ · -

Nota: Los resultados están dados a la temperatura de referencia de 22.1 °C 
Incertidumbre 

- _6.7 ·¡JS/cm 

0.05 mS/cní 

L� incertidumbre reportada en el presente-certificado es l_a i�certidumbré ·expandi-da de medición. que resulta de multiplic;ar la 
incertidumbre estánda·r por el factor de cob13rtura k=2. La incertidumbre fue deieniiinada según la'"Giiía p'ára la expresión de la 
incertidumbre en la Medición". GeneralrDente , ef valor de la magnitud está den'tro del intervalo, de los valores determinados_con la 
incertidumbre expandida con una- probabilidad de ?Proximad�me�te 95 %. 

Observaciones 
- Los resultados del presente documento, son válidos únicamente para el_ objeto cal!br�do y_ se . .refieren al momentq y a las 
condiciones en que fueron ejecutadas lás-mediciones, al solicitante ie corresponde definir la frecuencia de calibración en función 
al uso, conservación y' mantenimiento del instrumento de medición. _ _ · 
- Con fines de identifi�ción de condición de ea librado se h<� cól�cado.i.ma etiqueta autoadhesiva. . e 
(*) Indicado en el manual de instruccio�es del-fabricante.·_ · .  --. .: -
Sello Fecha de EmisiÓn · '21/11/2013 R-esponsable del Área de Metrologia 

Realizado por: 

HC-OP.M�002 

Prohibida-su -repr�ducdón totai o parcial de �ste 'docu-mento -
Av. Mcal. Os�ar R. Benavid_es-W -1 986 '-',101 (antes Av. Colonial) Lima':1,-PERU 

Telfs.: 336-:6523 • 651:-8790 Fax:-651-8788 
-

e�mail: mefrólogia@oniegaperu.c()m.pe 
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CERTIFICADO DE· CALIB.RACIÓN 
0252-QP �l\ll-2013 

ÁREA DE METROLOGÍA 
Solicitante 
Dirección 
Expediente 

O_RGANISMO.DE EVALUACION Y FISCALIZACIOÑ.:,O.MBIEN,TAL 
Calle !lllanuel Gonzales Oláechea W 247 - San Isidro· 

Instrumento de Medición 
Alcance de Indicación 
Resolución 
Marca 
Modelo 
P rocedencia 
Serie 
Método de Calibración 

26962 
MULTIPAR,Á.METRO ( EN PA�ÁMETRO DE PH) 
-2,00 a 19;0Q (*)(**) 

. 0.001 1 0;01 1 0.1 (*)(**) 
Hach Co. 
Sension 156 
USA 
'041200003944 

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento P C-OMEGA-001· P,ara la Calibración de pHmetros 
Digitales 
Fecha de Calibración 
Lugar de Calibración 
Condiciones Ambientales 

Patrones de Referencia 

21/11/2013 
LABORATORIO DE METROLOGÍA - OMEGA P ERÚ S.A. 

T effip,eratur�. � - �:JI 23 oc 
lilumedaoLRelqfutill": .A 11 . 70 % 
Bte"SioWAtmosfé1lé.a Mr. • ·:¡ . 1024 m bar 

�,:_;¡_gos:Iesj.ilt��Q.Bt�f.tic:l�ti�rléff•fí:aza5iliaá.a a 'I�NJSiJ? 1· ltJP. A: C. '� ."'@eJjifiéa.dp7de> €alibraJ:�i.P.ffii11N°:®,1h:ªt!§ji).,. 
Termómetro Digital-Cale Parmer - Model 92000-05 · LT � 100.:2012 . . 
Material de Referencia Certificado Marca Radiometer pH 4',005 @ 25 oc 718-D-K-15184-01-00 2013-07 1 C01986 
Material de Referencia Certificado Marca Radiometer pH 7,000@ 25 °C 715-D-K�15184-01-00 2013-07 1 C01984 
Material de Referencia Certificado Marca Radiometer pH 10,012@ 25 °C 724-D-K-15184-01-00 2013-08 / C01992 
Resultados 

Jlhdicac1 · n :�PiltJI • �v.alofr ��Jre.terer;¡ plar<P-��;- .�bJrecdJPiill{PJCI�, .:o. !"llnc�r¡ti�uri'iPre.:.�Pffl�J. 
4.01 4.003 -0.007 0.0'12 
7.01 7.005 -0.005 0.015 

10.03 10.030 0.000 0.015 . . 
Nota: Los resultados de Calibrac1on del med1dor de pH estan dados a la temperatura de referencia de 23.2 °C 

Incertidumbre 
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que resulta de multiplicar la incertidumbre 
estándar por el factor de cobertura k=2. La incertidumbre fiie determinada .según la'"Guía para la expresión de ·la incertidumbre en la Medición". 
Generalmente , el valor de la magnitud está dentro del intervalo de los valores determinados con la i

-
ncertidumbre expandida con una 

probabilidad de aproximadamente 95 %. 
Observaciones 
- Los resultados del presente documento, son válidos únicamente p;¡¡ra el-objeto calibrado y se refieren al momento y a las condiciones en que 
fueron ejecutadas las mediciones, al solicitante le corresponde definir la frecuencia de calibración en función al uso, conservación y 
mantenimiento del instrumento de medición. 

· · 
- Con fines de identificación de condición de calibrado se ha colocado una etiqueta autoadhesiva 
(•) Indicado en el manual de instrucciones del fabricante 
(••¡ Unidades de pH 
-Los resultados corresponden al promedio de 3 mediciones 

Sello Fecha de Emisión 2-1/11/2013 Responsable del Área de Metrología 

HC-OP.M-001 

Realizado por: 

Prohibida su reproducción total o parcial de este documento 

Av. Mcal. Osear R. Benavides N" 1986 -101.(antes·Av. Coloniál) Lima 1, PERU 

Telfs.: 336_-6523 • 651-8790 Fax:-651-8788 

e-mail: metrologia@omegaperu.<;
_
om.pe 
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ANEXO 11 
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio 

www.oefa.gob.pe 
Av. República de Panamá 3542 

San Isidro- Lima, Perú 

T (511) 7131553 





• �SRB,A, CADENA DE CUSTODIA 

. -¡ 
FR 001-. 
Versión OS 
F.E. 06/2012 

Página. J . . . .  de . . .  l .... 
O 

SOLICITUD DE SERVICIOS ANALÍTICOS 
Cliente: .. . ...... $..f..8:.: ................. ... ..... ........ . ..... . . . . . . . ..... Contacto: .. .\:\�r.�.\0-. ..... ���---·--C.��-�---·----······--·Telf.: .1..7.?!!?}��-�-----E-mail: ......................................................... . 
Solicitado por: .................................................................................... Lugar/Empresa/Pianta/Proyecto: -����-��\�-��-.C�-�����---\-9.!.!':1.��-t�!.) . . ... \.�.K .. 'fY!.�.P.�P�.�-�-?.�.1. � 

Número de Solicitud: 

Estación do 
Tipo do Fecha do Hora do 

muoslroo/Códlgo dol 
Muestra muostroo muestreo 

Cllonto 

1JAt- i ���oh� r:J.D2-IY l3: 23 

rPRI- 2. 0il)llnte fq.tJZ-lY 1y: !,o 
1 

Obs. de laboratorio: 

p Envase de Plástico 
Tipo de V Envase de Vidrio 

Envase: FA Frasco Ambar 
FE Frasco Esteril 

Condición do 
Tipo do 

muestra y 
envaso 

prosorvación 

f( /v R /IV 
¡1 ;• 

w Winkier 

Análisis in sltu 

Ci 
Q 
� 

� 

- . ----- -----

Condición de la 
Muestra y 

preservación ----

0 J-
� 

K 

--

R 
SR 
1 
11 

Análisis solicitado 

t-
"º -....) 

"'-.,......__ U-
� u 
><O X 

� X 

/( w 
W' . -.. 

1 > 

L� V .... �«1 
� ';JI ... 

.., t:� e:)-\":;;': -l ��\1\\.\� 
x � \)t,�'t 

� 7!!�:.r ........ � 
----- ------

Refrigerada 
Sin refrigeración 
Muestra sin_e_reservar 
Muestra en envase esteril 

¡-;-

,.1\· 
.... 1� 

':, 1\�1\\: . .-c. C. �� ... � 

[1}1\t� ¡u� 

111 
IV 
V 
VI 

N• Informe (!.) 8 b 7- '._ziJ J� 
1 

Código do Observaciones y 
Laboratorio detallos adiclonalos 

7�'P49S r 

1' o/02.9 B3 

A� 
�· � l-2\ 
l\�t\� - {� 
¡11""' . tó  ll\..C - • N 

� , .,_ )!__ 
IW 
------ -----

Muestra preservada con HN03, pH<2 
Muestra preservada con H2S04, pH<2 

Muestra preservada con NaOH pH> 9 
otros 

Nombco y fiemo dol '""""""' dol m""'"' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .  Ob•. Dol """'"""'' ................... ................ 
J 

. . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ���;�-��------�----- .. e' \�-- -� 'ro' . .. .. .. . ...... . . . . .. ..... .. . _ . ...... ... .. .......... . . . ... .. ......... .... .... . ·--:--·--:-- ......... .... . . . . . .... ...... .... . .. :·. .... .... .... . .. _ 
.. .. ·an� .. 

_ 
. . . }$:[b g o p r. ... '0. .. .  :�Je . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .  Representante de . ... . . . .  06.f.A .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . F1rma .............. A . . . . . . . .... .... . . . . . . . .. .  Rec1b1do en laboratono por .. ... ..................... D1a/Hora . . . . . . . . . .  . 

Servicios Analiticos Generales S .A C. TI f.: 4256885 - 4257227 Rpc 994976442 Nextel: 1 09*1133 
www.sagperu.com E-mails: sagperu@sagperu.com; ventas @sagperu.com; atencionalcliente@sagperu.com 
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l A'Cí o \.h DAO l(Of\.f(óELAOD ) 
01: 
Cllonto: 

Organismo do Evoluoc!On y Flocollzoct6n Amblontoi-OEFA 

Proc�oncla: PA�r� -PtuRA LE(()(Ne)a. C0/1\SRE<ñU) !l �' �� 
¡ ¡ 

Focha: 

Hora del nielo: 1'3 23 
Muoatreo re(llizedo por: 

o Ciento 

,_ EstadOn tdentincndOn 

\ • PA \- -1 
2.. PAt - 2-

-v 

Hora do fin: 

• 

1 L.¡ : 30 

Fecho 

l'í }03../ 
2.L>J4 

1'? /az..l 
i.DI"l 

� � 
Hora Mab1z' P 1 V 1 B 

13·2.31 Eí-lv�l'311 
1 Lj. 30 1 EFL\lEUIE 1 S 1"1 

Referencia: 

"' 11\ � 
a 
c;o 
o 

X 
X 

..-... 
-V' 
Wc.t:: ú-

v¡lt--\11 u VI -<t -

1- wc:L t-�.J> u 

'X ;( >t 
� X )C 

) 

2__0.-1'-f 
\ ' 

0 Cofr4>oslto o 
An61Jelt requer ldoa/ Prnervnnto• 

'12bu:k 
l>' 

• 1-t.l.l.,ll� 
'· 
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ANEXO 1 11 
Registro fotográfico 
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Fotografía W 1. Punto de muestreo PAI-1, tomado al ingreso a la primera etapa de 
tratamiento físico de retención de sólidos. 
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Organismo de EvaluaciÓn y : : 
Fiscalización Ambiental - OEFA 
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Fotografía W 3. Punto de muestreo PAI-2, caja de registro de efluentes provenientes 
de actividades de congelado de pescado, después de la última etapa de tratamiento. 

Fotografía W 4. Personal del OEFA, realizando el monitoreo de efluentes y la 
medición de los parámetros de campo en el punto de muestreo. 
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