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Solicitud de Servicios Analiticos

| Rev. 03-08 I MSE I ESP |

Inspectorate Services Peri S.A.C.

Av. Elmer Faucett 444
Callao, Pera
Telefono: 613-8080 Fax: 6289016

SOLICITUD DE SERVICIOS ANALITICOS N ° I

INFORME DE ENSAYO N° [

Qe 15 fu Mo |

BATOS DEL MUESTREO
Nombre o razon soclal: Producto AGUA SUPERFICIAL Fecha: 20-03-15 al 23-03-15
Organismo de Evaluacion y Fi izacié bi Hora:
acturar a:
OEFA Presentacion : Frascos de Agua Plan/P Tl
Calle Manuel G les Olaechea 247 Lima - San Isidro Procedenci N°® én de Op
2 2 6769
Teléfono/Fax: 7176064 MONITOREO DE AGUA DE LA CUENCA DEL MANTARO * Referencia del Cliente:
TDR N'540 CONTRATO-AGUA
Correo electronico: / oorahulio@gmail.com
Contacto: OMAR ORAHULIO
Telefono de Contacto : 964395179
ENSAYOS SOLICITADOS® Preservacion Quimica
2 7
g > T
= Identificacion de la muest z a =l=z 2|3
ntificacicn’de fa moesira FECHA <} ! Tipo de matriz = |Z|Z|=]e]2 Sz 8
(segun el cliente) Q s = = [SIE[ZI8|E(91S] &
2 : o g S |SIZ|SIEIN|%IE] &
& w w | 2] 2 |3 °l g z |2l8|2|2|8l2 (8] ¢
10| o o e |g|al ul (= g|¥ z| =z
@2 é 2 < o h S| e 2 = <
1HE 8 E|E| 5 |5l E| & .
2|56 a z = 2 |lalB] 2| 2
1 PM- 01 22/03/2015| X | X | X X X | x| x [x|[x|X]|X AGUASUPERFICIAL | X | X| X X 11
2 PM-02 23/03/2015( X | X | X X X X X X[x]| x| X AGUA SUPERFICIAL X XX X 1
3 PM-03 22/03/2015| X | X | X X X X X XIxX| x| X AGUA SUPERFICIAL X x| X X 11
4 PM-04 21/03/2015| X | X | X X X X X X[X| X| X AGUA SUPERFICIAL X X| X X 11
S PM-05 23/03/2015| X | X | X X X X X X[ X]| X| X AGUA SUPERFICIAL X X| X X 11
6 PM-06 20/03/2015{ X | X | X X X X X X[ X| X]| X AGUA SUPERFICIAL X X| X X 11
7 PM-21 20/03/2015| X | X | X X X X X X x| x| x AGUA SUPERFICIAL X x| x X 11
8 PM-25 23/03/2015| X | X | X X X X X X|X]| X]| X AGUA SUPERFICIAL X X| X X 11
Total 88
*Los métodos de ensayo se indican en el reverso . 1 1 Y
. 41
Documento oficial: [_] Documento no Oficial: [ Tiempo de custodia de las muestras: 1dia [115dias[] 1mes [ 3meses[ ] 6 meses Pefechiss”™ © *
oss: A O
1) - No realizar analisis de ensayo de los 08 frascos ambar de vidrio correspondiente al parametro de Fosfatos.Las otras muestras de ensayo se deben de analizar. = ” e C » 4"
2)C ar dentro de lisis de yo de les totales al parametro de Hg. & i o——
30 .
3) Se ha enviando 08 frascos de 01 Litrode muestra de agua para de los p. s de totales y p fotales. J U Ak, £
g.20
Condiciones de recepcion de la muestra: = 1
En cooler o caja tecnopor Si [ no otro; Con Refrigerante —sin Refrigerante 3 cumple tiempo vida util si 1 No [ | -~ — 4
IEBESYOUAY . SAC
Muestras Entregadas por. Fecha/Hora:
Muestras Recibidas por; o Fecha/Hora: J— Firma del cliente

{ PROCEDIMIENTO: PQC-003

FORMATO: FQC-026
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T DATOS GENERALES . =~ . O DATOS DELMUESTRED
Nombre o razén socials ORGANISMO DE EVALUACIGN Y FISCALIZACION AMBIENTAL TIPO REMUESTRA ($8lido 6 Uiqldoj .
Direccidn: Av. Repiblica de Panama 3542 - San Isidro - Lima L\JL}JL(OL/ Savialr
Ersmmde contacto: ‘D)_Cj_\(}_ t/_(‘ LA (_/(, ))(:\\A_, . ¥ UBICACIQN t ! ‘IFecha:
Teléfono/Fax: 9’.{.(;1/ R/r:,/g’)(p Distrito ; \/) arPaal J—)—S/” (\m-, Hora;
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. i edio «
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S e
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sade
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Agua Resldual Industelal w ARy
Con lce pack 0O 4 Agua Mar = AMAR
. + . Agua P e AP
Dentro del tiempo de vida Gtil [ [O [headeproceso e avno

Blanco de Campo » AXC
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CADENAIDE CUSTODIA

DATOS,GENERALES

Nombre o razén social:

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Enviado por

" tansporte

B RSI_/\CIONES ADICIONALES

Inspector Responsable

(7= %ﬂ/ Mb
AN

Con Ice pack

Dentro del tiempo de vida util

Agua Residual Doméstica = ARD
Agua Residual Industrial = ARY
Agua Mar = AMAR

Agua de Proceso = APRO
Blanco de Campo « BKC

Dlanco Viajero = DKV

Duplicado » DUP

ou oo
oo 0O os

Direccién: Av. Reptiblica de Panamé 3542 - San Isidro - Lima
Persona de contacto: /:/11(11'!/1 Vf(f:‘ f f CION - - |Fecha:
- 7 s P :
Teléfono/Fax: (? HOIY25 (9 Distrito : S\\Mx Ro \JUZ/A Hora:
Correo Electrénico: Provincia ; /'(/ =]
. — Medio de t v
Referencia: /7 6/ 3 ~ jﬁ/ ) Regién : P[U?C’D
b . ot : ; ‘MU ESTRA SE A 3
i " FILTRADA:, SI /:NO (Marcar) r
3 g ‘ O‘tro b
. Adidonnitrico HNO;. | Rl
presenvante’|  Acido suifiirico” /| HiS0. = X
i auimico " yidrexido desodior .. ' NaOH
b ‘ i | AcetatodeZine | zn(O,CCH.)
‘LAcaéoéngo?:o‘ PUNTOS DE.MUESTREO ; S RIOCRINC 5 s L
A { ! Buffer de (;_rgmp' ~ (NH,);50, >< S —
: PARAMETROS
i o
! v : N S L 3 -
. : ENVASES'(*+)| __ | P \\D K
FECHA DE Hora peL |TIPO DE ; 35 = R Ql N |
i MUESTREO o2 MATRIZ i N ' QQ oy .\&‘
; MUESTREO:[ 1 e ~ ~
i (DD/MM/AA) (6 B A e 6 | ] B
A . % ) 7 . 3 -
AG=RST- )5 (oS | 45| AS| VIV V7TV [ 17Ty
AE-RS1=13 |l | 1345 AS VIVIVIV [TV [= V7]V
Evaluador'iefe de.Grupo Fiyma PARA SER'LLENADO.POR-AREA DE, RECEPCION (LABORATORIO) ; 0 i ' INDICACIONES’ /=
CONDICIONES DE RECEPCION (m MUESTRA LIQUIDA {*) MUESTRA SOLIDA (*)
PP N
. / %:ha Recepcidn: 04/06/ ,,(9[ sl Suelo = SU
=\ , 144 0 Envases adecuados y en buen estado fsuaPotablesinp Revinnlon 46
t D@A’ﬂ }AS[/’A Z{f:"/{lora de Recepcidn: Agua Superficlal = AS desto
1, 09 /() // Preservantes adecuados AeuaSubterrdnes s as QZ'.’m'Zn.fL.vm

Materlal Séiido = tas
—_— ]

ENVASES (**)

Plisticox p
Vidrdo x v

\( Firma:

|estecitiado - €

S

PAGINA

15

DATOS DELENVIO

s I:l T.Privado

alinea C] Otro:

OBSERVACIONES




CADEMA DE.CUSTODIA

Dircecion dw Svaluacion

DATOS GENERALES

Mombire 9 razdp social:

DATOS DEL MUESTREO

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIEN

TPO.DE MUESTRA ( Sd\}IL[o 6 Liguide)
: 3 ) = Snviade por
Sani 0 - Limea
- Distrite
“Agencla dé - -
B ) T.invagto
w transporte
Medic do Envio:
Region : [ herctivea ot
MUESTRA o
! T i
| FILTRADA : §I / MO (Marcar) i i |
! - | i
{ i ) 1 i
| PRt A e = Otre i :
i B = — =5 i i i i
Acide nitrico BN, i i | |
PRESCRVANTE Acido sulfinco 1,50, [
Quimice Rideoxido de sodio HaOH ! : i |
sceteto de Zine In0,C0H, ), i ‘ , H
! PUNTOS DE MUESTREQO Rt + ; — OBSERVACIONES
Bufier de Cromo (NH;),50, | | ! |
!
& gt pavy AN
FECHADE | | o e |THPO DE EMVASES (") ()
MUESTREO | o coee | MATRIZ R
(DD/MWI/AA) = “ e TV
st
) . - 5 / i B
Plogfi | 19 | A5 /) o
i
| —
|
! i : !
| { i H . g
7 | oo i
1_ . i |
.’ P
i £ ;
| 1 :
i i ;
| P
! i ! :
i
t !
i !
] | | | P
‘ ! : | | . <
; ! | . ! WA S e e WL A A §
] Evaluadar Jefe de Grupo PARA SER LLENADO POR AREA DE RECEPCION (LABORATORIO) & [ 029sERV R CEEZnicioN
o L CONDICIONES BER ~d 7T =" ;
écba Racepcidn: aheaek
) 1
| e;‘l‘-a de Recepcidn:

Recibidas nor:




CADENA DE CUSTODIA Direecion co Svaluacion TOR N ,"'\‘j”'
- e
DATOS GEMERALES i B o T T T T5AT05 DEL MURSTACS -
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMEIENTAL

i FIPO DE MUESTRA (S6lido 6 Liquido)

aplblica de anr

> " Enviodo por
dro - Lima

(24 ' Fecha:
& {Distrito Hora:
Frovincia ; Avencia ée [ Privado
~ B . . transpeste
Medio de Envic:
Region : Acrolines ] Otro:
B MUESTEA
e ;
FILTRADA : 51 / NO {Marcar) i z
R : : : =
(L[L.'. LS Otro ;
Acléo nftrico

PRESERVANTE 2sulfiirico |

i QUIMICO

IHdruVum sedio

D i1 — OBSERVACICNES
2uifer de Cromo | (NH,),50,

Acetato de Ziac 20{0,CCHyj, { i !
PUNTOS DE MUESTRED ! :
1,

L
AARAMETECS

£ICHA DE
i SCRADE L a oal

MIUESTREQ
' MUESTRE
; 1 (oD/ram/An) STRED
1l
- ! -
| ‘ i I
| | e AV U ; —
| SRS, —_— .. )
i | | } !
: ; i
! i ! i i
EE— i T - T — I
' i ! 1
: ' L L | | j J
i : — : !
[ i o ] | i
‘ ; ; col
H 1 i : ! ;
. | i (O | i |
| : i T | ; :
‘ i i !
! | : I T | ! N H
| ; ‘ q i
|

T

PARA SER LLENAGO PORAREA DERECEPCION {LAZORATORID}

: \4{ )/ 7\?~———-—-»—"/( 0\"
HOICACIONES Oﬁbk'&(/&?fq'“}tﬁ m(‘“‘{ﬂs\*}

1 COIDICICNES DE RECEPCION [IALESTRAS)

MUESTRA LIQUIDA[+) - | MUESTRA SGUIDA {*)
Fecha Recepcidn: 3

sf NG
: L3 £3
Hmw de Recepcion: (] )
— ~—
oo

— O




CADENA DE.CUSTODIA

Diraccldn do Evaluaclén

" TOR N

A s A\
o DATOS GENERALES ) \DATOS DEL'MUESTRED" o
Nombre o razén soclal: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL TIPO DE MUESTRA ($6lido 6 Liquldo)
}—‘. e —— = - = = - —j— Enviade
Direccidn: Av. Reptblica de Panamd 3542 - San [sidro - Lima NLJLQC'{O . ]
Persona de contacto: EDGA ‘ﬁgm e VEND UBIEI\CIL‘)}L\ Fecha:
Teléfono/Fax: apni&2 869 Distrito : \1,\4,@14, o Prem, Hora;
ft
Correo Electrénico: Provincia : f‘) 5
YR
— \1 Medio
Referencia: TDO lq/li\i ) E) f Regidn : /:)[‘D) )
— MUESTRA } £
FILTRADA : 51 /:NO (Marcar)
e : - ] A— - I
Formding Owo K
) /Iif:lilo nitrico HN?; ' 7’<
:FRESERVANTEL Addo sulfirico Ha50, < \7(; N
QUIMIEO 1™ Hidrénido de sadlo ‘Nao P
” Acetato de Zinc. | zn(0 cCity), =<
L/\C:orzliSoDnEro PUNTOS DE MUESTREO - — T == —
i Bl[ffer-de'cromp (NH.);SO_,, ! '><
: . == PARAMETROS g
r R
; Ny 4> = b g \‘3 3
ey -~ & . W L —==| '3 ™)
FECHADE || o oel |TIPO- DE| ENVASES (™). 9 8w 38 5 =5 3 ]
MUESTREG MUESTREG | MATRIZ o O S e N = J’_-' N B~
| (Do/Mm7aA)., (S N P VAN I s 0 g = = = S‘ S| —t Ll R &
: S N S [N S L B Y G
AG—{AG-02  o9fac)is| 0000 | As |/ V17T Vv v/ VIV

R

w

EDEAL  plom
Ceveiv

PARASER:LLENADO POR'AREA DE.RECEPCION (LABORATORIO)

F\rma ;
O/ Fecha Recepcidn:
///’

Hora de Recepcién:

40/06//0’

B:s0

(r

. Inspector Responsable

| Firman Recibidas por:

7953/&»»&\ € sTeAPA

EDEML 5

7

)—lrn‘la L

CEDawvs 1% e :

CONDICIONES DE RECERCION (MUESTRAS)

MUESTRA LIQUIDA (*)

MUESTRA SOLIDA (*)

Envases adecuadosy en buen estado é]
Preservantes adecuados (.
Con Ice pack O
Dentro del tiempo de vida til ]

Aua Potable « An
Agua Superlicial » AS
AguaSublerrdnea = ASD

Agua Resldual Doméstica « ARD

Sucto s SU
Sedimento « SCO
tedo s 1O
flelave £ RV
Oesmonte » LS

Agua Residual industrial » ARY
Agua Mar = AMAR

Agua de Proceso = APRO
Dlanco de Campo = BXC
Glanco Viajero = DKV
Duplicado » DUP

OO0 Oos

Ms

ENVASES (**)
— 2 )

Misticos p
Vidrio » v
Esterlitado s €

—_—

D T.Privado

[Jotro:

mporte

telien

CIBSERVACIONES

C‘/\ %, VACIONLS ADICIQNAL B

N, Nz &E‘Z* S L@

e C) ,’)V//
1oL
- ]




CADENA:DE CUSTODIA

Dliueclén da Evatuactén B CLYY

‘H

'DATOS:GENERALES

DATOS DEL'MUESTRED

Nombre o razén social:

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

‘TIPOD 'Mugsfy'('sdndn 6.Ljquido)
e Enviado
Direccién: Av. Republica de Panamd 3542 - - San Isidro - Lima )A[ C!M;G(O
“{Persona de contactos LDCAf 7 S C’H)Lw UBIdACION Fecha:
Teléfono/Fax: 07,/{’,3 26 Distrito : 3’r;vvﬂ/~ }SJ | Nreea Hora:
Correo Electrénico: Provincia : !
' — Medlo d
Referencia: .TD ;Z \C? )..l/—-'f — 20 ' \3 Regidn : |
K g J MUESTRA

FILTRADA': 1" /:NO-(Marcar)

\:l;'/.'f".‘(«ul"‘ o Otro >
. "Ac_ldonllrico ' HNO,
' PRESERVANTE Acldo sulfiirico 'H,S‘é,. >"/\_
Quimico ‘Hldrq}iidp-'de sodio VNaQH' ")( >‘<
CODIGO DE N . Atetatodezine | 2A(0,CCH3), :7<
‘ PUNTOS DE MUESTREO — :
LABORATORIO ) S . Buffer de Cromo , | (NH;);SG,
i - : EE PARAMETROS 5 =
T
A wa Y | & T -
T BN I S I S 3 % p
FECHA DE g |TIPO DE| EWVASEST)A 9 RS2l N ’% oy I e ]
. MUESTREO ;82;_?; ‘MATRIZ: I g PR e _:’3 — § & et ‘:1
SR R EIEEEEE R
B . | < 4 - —] < | (4G
AG- R3S ~12 09 /ocfis] 1300 | AS [V VIivIVIV VIV T
AcG- RS —18  orfo/is| noqo | As [V VI IV VY[V

Evaluadoriefe de Grupo

‘PARASER'LLENADO POR'AREA.DE-REGEPCION (LABORATORIO)

_INDICACIONES

1006 s

CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS

L/C/(y e

7 Fe;hn Recepcion:

g.‘_‘;o an

Inspector:Responsable |

Eleon Yelo Codeis

1 de R ion:
/A\:r—,Zora e Recepcion
N

7 Recibidas por:
 €55riA g srenod]

e Firma?
7]
P Voo 7
( Av‘/;‘/-!-!irrﬁa:

=

Envases adecuados y en buen estado
Preservantes adecuados
Con Ice pack

Dentro del tiempo de vida 0til

MUESTRA LIQUIDA {*)

MUESTRA SOLIDA (%) |

oy

oo oo

Apua Potable « AP

Agua Superficlal » As

Agua subterrdnea » ASlH

Agua Resldusl Domésitca = ARD
Agua Restdual Industelal w ARI
Agua Mar = AMAR

Agua de Proceso a APRO
Blanco de Campo = OKC

Dlanco Vizjero = DKV
Duplicado = bup

00 0O Ds

Suclo » SU
Sedimento » SCO
Ledow 1D

Relave » ALY
Desmonte » DES
Matedlal Sétido s MS

ENVASES (**)

Misticon p
Vidiio s v

Eateriitado s €

i ATOS DEL ENVIO

cacinde
Criponte

vlnea

mﬂ%fﬁ\

\\) \)’

Kot

.) Ck—c‘@ o

‘;.’/ LJL‘;/";‘
Cwo

T.Privado

[ otro:

oo —

. OODSERVACIONES

Y f(’//\

P
(

F‘c \ fygw)_, Dan.,

o0 m*®

- 01y '/./.:rm A,J




EVAAIAN
i N/\Vl NI l

gAD;NAgDE'cUsfqu A

i vorni s )

] DATOS GENERALES

Nombre o razén social:

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

 TIPDIOE MUESTRR('s6ildo 6 Liquldo). 11

EDGAL Ysin

Direccién: Av. Reptblica de Panamd 3542 - San Isidro - Lima "/L/é“dw("(ﬂ Enviado poi
Persona de contacto: Edﬂl.'»f \/Sll:\ (JECL(JV\—‘ 4,}' ’U[!!CACION & SO " |Fecha:
Teléfono/Fax: QHU, ?'7 8—6" Distrito : Hora:
Correo Electrénico: Provincia : lPCU? 7]
Medlo de 1
Referencia: TD’Q_ 'l q I_] Lr % )J Regidn : "P[U)w
T ] MUESTRA N 1)
FILTRADA SI/NO (Marcar) :
fi—omml. hen ,‘ i Otro, . \><
1 Acldo n(_tr!co HNO_, : \L ‘)(
: ‘PRESERVANTE | ‘Acido sulfirico | 50, % ‘ >
Qufmico Hidréxido de sodio NaQH, >< ><
; cODIGO DE PUNTOS DE MUESTREO Acetato de Zinc ,Zn(_OzBCC-H,)l X
LABORATORIO . Buffer de Cromo. /| (NH,);50, e
: PARAMETROS" A5
b 2
: B =3 | . — W9 vl =
RECHADE C | ioa beL|11PQ) DEfEMVASES B2 (i | B | | X 2 DO )3 2|3 k”g 3 g Lé S| 2
MUESTREO . MUESTREQ | TATRIZ, ; ol B I 2 o “& < 3 __f’”—E Y s N
(Bo/myan) |t R PR o | 2| | o 19 1214 x| =|F[=5| 8 EEIE
2 S = S B B RS B A I R ] e e ] RS B g
AG-PST-19 wjoc/is| 1250 | aS VIV VIV T 7T VIV IV IV VY=
AG-RS3-20 08)eefi5] i2:30) As | MWV IV VIV IV V-V IVIVIVIZ =T,
AG—R S5 9 Joc)is| 0245 | A5 |VIVIVIVIVIVIVIV VIVIVIVIVVIVIVIZ W 0T
BE=RST - 928 0% eufrs| NS | AS VIV /Y IV IVIVIVIVIVIV [ ZVIVIVIVIZZ T
Evaluador Jefe de Grupo (F\? ma: PARA SER'LLENADO PGR AREA DE RECEPCION (LABORATORIO) INDICACIONES'

Fecha Recepcion:

CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS)

MUESTRA LIQUIDA (*)

MuEsrnAséunA(')

Hora de Recepcién:

07707

Inspectar Responsable

e
g Uf///// 2L

Recibidas por:

Edepe WSip

Firma: /// ///;k\—{;ﬂ”

Envases adecuados y en buen estado

Preservantes adecuados

Con Ice pack

Dentro del tiempo de vida dtil

@

Agua Potable = AP

Agua Superfical = AS

Agua Sublerrdnea = ASD

Agua Residual Doméstica = ARD
Agua Residual Industrlal = ARI
Agua Mar « AMAR

Agua de Proceso = APRO
Olanco de Campo = BKC

Blance Visjero = BKV
Duplicado = OUP

oo Qoo
o0 00

Suelo = SU
Sedimento = SEO
todoa LD

Relave = ALY
Desmonte = OIS
Materlal Sélido « MS

ENVASES (**)
Plstico= P

Videio £ v 4
Eterilicado s €

Al A

DATOS DELENVIO

ANRY \[JS-{“L

din de

(. T.Privado

" ansporle

sonlinea D Otro:

OBSERVACIONES




EANUACION |
AMNCNTRL

e

DATOS, GENERALES

Nombre o razén social:

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Direccidn:

Av. Replblica de Panamd 3542

- San Isidro - Lima

Enviado por

Persona de contacto:

EDGAE YSin

" ubicAdia

Fecha:
Teléfono/Fax: (?qo 18 2569 Distrito : SM _ﬁu L{\m Hora:
Correo Electrdnico: Provincia : 1—-)[, D e
i
i Medio de 1
Referencia: ] q "{ g — 2() [ )’ Regidn ¢ ,}wc_:‘) -
g e I ‘ 5 " MUESTRA. T o o i
3 ; FILTRADA': 51 //:NO Marcar) >
Formdina, :Owo
Acldq nitrlco: ¢ HNd,'
; PRESERVANTE || Acidoisulfiirico, (His0;
‘ol Qufvico i ; OH ~ ’
i : i ) ‘Hld‘rdxlq?‘gg‘sgdlg iy IA\laOH i )< >\ ><
CODIGO DE 0 [Acetato dezine | zn(0;CCH, ),
f,.L 5 PUNTOS DE MUESTREO - i i A D S X
ILABORATORIO _ Buffer de Cromo'". (NH,),50,.
. RITEE R 3 PARAMETROS ;
K -
: : = . | 3§23 3
o . FECHADE 2 [0t naitt I TIPOSDELSENVASES (341 =1 R I 3
MUESTREO MUESTRED |- MATRIZ:| = 4 % =3 r
(DD/MM/AA). Vi *) P 2 ; o
* ' 25 W : O ¢ v.'?i \-)

AG

<RS5-  [w)ojis

05 | AS |/

AG~

BLS1-J3 U%&/U-G/r':

134§

L

AS.

N~
<[~| pae

S :
S Midoejos

&\ = B/‘(m f£.~

<<
%

<N Carden |
N < /%/]4'..,2,'[;71
LS| SAam

]

Inspector Responsable

/lembldas por:

G vsid ( )

Firma:

%/0/#/ 7
7 T

V=

Preservantes adecuados
Con Ice pack

Dentro del tiempo de vida util

Agua Resldual Doméstica = ARD
Agua Resldual Industrial = AR|
Agua Mar = AMAR

Agua de Proceso = APRO
Blanco de Campo » DKC

Blanco Visjero = DKV
[Duplicado = DuUP

oo oo-
o0 O os

Oesmonte = DES
Materlal Sdlido s Ms

—

ENVASES (**)
| SWNVASES (*%) |

Plistico s p
Vidrio « v

{Esterticado s ¢

n
Firnfa:
3 7y
‘Z.u;.
N

/

,/
A~ zc

- _—r

Vi s PAGINA A
‘. '}' —de T

DATOS DELENVIO

i <U/l_ Ysloo

"A-'-v/ /’D /I:)

[ Yoo <
<. 7 nencia de DT.Frlvado
i ! ansporte
|:] /onnlinea DOtro:

OBSERVACIONES

2N °;_,\ _’\(\.
0 R ) ol
K /\‘ = G)\
~NIT[ 70| 9012
Evaluadu//Jefd de.Grupo Firma: PARA SER;_I.!TEN'ADO!P'OR-‘AREA{DE‘RECEPCION’(LABORATORIO) R ; - . INDICAC SHISE . gl\!\iify/\CIONES ADICIONALES
CONDICIONES DE nECEPcldN[MuEs‘mAs) MUESTHA LIQUIDA (%) MUESTRA SOLIDA () ,
Fecha Recepcién: o g . . '\h. ’ }1 .
Agua Potable = AP Sedimento » SED ! R i A = /}y_{:’ly N
Ty i — 2 e Envases adecuados y en buen estado " i, i ( -
E6n. Vsio [hers e ecepaen (570 7 / st

A

- '
o~ g ‘\ (‘7 I'Y\

Oy ‘7/ m

N




Un A DE
r

OEFA®@

svauacitn

AUCH AN |

,’CADENA-,‘[JE‘GQVSTOI):U;\' AR

Nombre o razén social:

DATOS GENERALES

]

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACI(')N AMBIENTAL

ESTRA ( scndo b Liquma)

Direccién:

Av. Republica de Panama 3542 - San Isidro - Lima

Enviado po

Persona de contacto:

Ysla Coddns

L\ Lr\_,LbL (i_/

N ; e umcnméN Fecha:
Teléfono/Fax: Y "]‘-‘0\ 5 256 9 Distrito : b"‘nw,\ L))Q\‘ VAN Hora:
Correo Electrénico: * Provincla ; PCL.S (=
) — Medio de [
TR = [999=2015 - P
3 R 3 : A O "MUESTRA |
: UFILTRADA': 51/ NO“(Marcar) -
i NG RGT e XX
ST 'A‘cldq-riig_r_lcé : i3 HNO, ‘ )<
' PRESERVANTE MAcido sulfirico. ” [ 7,50, > > X
QUfMlco " 4 ; )/ NabH’ >
CODIGO DE . ‘ Acetato de Zine. | Zn(o,ccn,), ~{
. PUNTOS DE MUESTREO —— - .
LABORATORIO - 'Buffer de Cromo ,,1_‘(NH4_)ZSQ_. X
7 g A PARAMETROS B IR :
T e ; | s . g b & *
' : S i Yy % Yol 3 S| 2| L8 713 L
FECHA-DE | % TIpo pe| (ENVASES (%) | 5t T X ] 3| L é cd Y B - \i = 3] v
HorA DEL |1 0O : = J| Al Sl S| = =R
MUESTREO . | = MATRIZ: Q =V 2y A = -
MUESTREO ] b by ol X RS _(@ >~
(oD/MM/A) | M Ty e ] & <| +H =+ '—'F :Fv = 2| 8 Gl 5| =5 2
' AL ES T P E S IR
AG - Lo -03 0§)v6hs|pa0 | AS |V VIV ATV VT A T T V| V| v

B
3

Qo ¢

=
1

T

e

74

{4

Evaluador Jefe de Grupo

EbcAl vsm

PA'RA‘S_ER.If!._ENAI'J,D.P.OR;ARE’/—\';D‘E:\RECV_!'E"PCIGN»(LABORATQB!‘O)

INDICACIONES

Eﬁ Recepcién:

“*“[Hora de Recepcién:
/|

OI70 7

Inspector-Responsable

Epear

Y28

7

CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS|

MUESTRA LIQUIDA (*)

MUESTRA SOLIDA (*)

Envases adecuados y en buen estado IE
Preservantes adecuados O
Con Ice pack O
Dentro del tiempo de vida util O

o0 D Os

Agua Potable « AP

Agua Superficial = AS

Agua Sublerrnes = ASD

Agua Residual Doméstica = ARD
Agua Residual Industrlal = ARI
Agua Mar = AMAR

Agua de Proceso = APRO
Blanco de Campo = DKC

Blanco Visjera = 1KV
Duplicado = DUP

Suelo  SU
Sedimento « SCO
Lodo = 10

Relave » ALY
Desmonte = OCS
Materlal séiido » M5

ENVASES (**)
Plistico s p
Vidlo x v/
|esteritiado €

TN g

DATOS DELENVIO

i YS‘U' .
RIS AR
i3 00
|/2| woncia de D

'eansporte

T.Privado

12 s wilinea [Jotre:

OBSERVACIONES

v liHads fop




; e e e e, - B E— - e, ———
| CADENA DE CUSTGDIA RiteceiGn v Lvatu selon o Ay SR
z : ! Lofs Zosof
L o DATOS GENERALES B DATCS DEL, MUESTREQ DATOS DELENVIO
IMsimbre o razon socisl: CRGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL ESTRA (Sélida 6 Liquido)
1 = Enviado por :
Av. Replblica de Panamd 3342 - San Isidro - Lima LA,
DA GEDPE I B B “usicndion Fecha: T
: ; Gistrite Hora:
ke s - ——
: Frovingia ,—I\A[’c"cm o T.Privado
transporte
| T Medio de Envio:
tkeferencia: ‘7/'[/,"2; == Regidn : [ Acrolinea [ otro:
i
_ WUESTRA
| FILTRADA : S1 / MO (Miarcar) !
| , Quro
| : }
! Acldo nitrico HNO;
| ~ O] I~
! PRESERVANTE Acids sulfirico H,50,
| ’ Quimico idréxido de scdio NaOH
| T 7 7
SODIEO DE Acetato de Zine Zn(0,CCH,),
R PURTOS DE MUESTRED e OBSERVACIONES
t LAGORATORIO Suffer de Cromo | (N|‘1.-)15Q-.
- ‘ PARATETROS
H - h - 1
’ P
‘ FECHADE | o o |TIPO e[ ENVASES(™) |\ )y CF
‘ NMIUESTREQ bl MATRIZ | | [ S -
ahi/An) | MUESTREQ N ~ | -
: (DD/rara/an) ( I3 v E /
' ! /
! (e foes A/ AW ang / SUBTPC AR~ 280
i
1 i
| i S ' ;
froee : —— i .
! ¥ i \\
) ! H \
i ——— | | < - =
I : i
i |
|
| i
v 1 &
i | | ,
I ! Y
S ; = i
i ! i I
; T i I i
! I N
i o | ! T i N
| i i H | .
i i | | Y
e - i i
i i ! | | | ! | :_./_' a ')f;v X ._\,.
Evaluador jefe de Grupo PARA SER LLENADO PUR AREA DE RECEPCION (LABORATORID) IMDICACIONES = OBSERVACIONES ARICIONALES
- P COMDIZIONES DE RECEPCION (IAUESTRAS) FAUESTRA LIQUIDA (7] MUESTIR STTIHAAY, 7 .
. £ha Recepcion: p AL ~ NG
RasAR  SWean ’ it we (7)) NN
/ A " Envases adecuades v en buen estico [ T [nwuspotavte = an e ()/6 ’(\\C‘) 7
BleH 1504 , — v / gl R K
Preservaniss adecuzcos (I S OF | 2

Con

&
)




4 mrwxs 10 DE CYAIUACION
} ACICN AR NI

- OEFA@

) _cx}nsN@éé cUs‘ré'blA‘ o

 Dirsceléh do Evaluacién |

e

Gt 42(::",1 (

i

DATOS GENERALES

¥

~ DATOSDEL MUESTRED

DA‘[OS DEL ENVID T

ORGANISMO DE EVALUACION Y FlSCALIZACI(jN AMBIENTAL

Nombre o razén soclal: 5 i D dE‘MQéSK‘F'\.(Sdl‘d“v"‘s‘L"i“Idd). : CLC L
0 ST . ~ Envlad ?
Direccién: Av. Repiiblica de Panam4 3542 - San Isidro - Lima ‘LEMLZD n¥acoipor 1Zcldim /S 0
Persona de contacto: lL:lDC;Aﬂ Y (EPERE J , UBICACION Fecha: ((’,/ U( / (S
Teléfono/Fax: @Z;/\ (200 a Distrito : \/[ ) Hora: ( } ’ SO
lectrénico: TETEEEE Provincia : D @J Agencia de ]
Correo Electrénico: : '15(9 ) tissporte T.Privado
S 1 . ,-) Medio de Envio:
Referencla: TP R /( 0) HY - 2015 Regidn : e [ Aerolinea [ otro:
3 ARG {3 RO S P2, / s ¥ 3 a MUESTRA i ]
\ FILTRADA $1 /NO| (Marcar)’ e
7 5 iy T 3 = 4
it | ove > -
| Addonftrico | HNO,
PRESERVANTE . Addosulfirico - |1 Hy50, :
‘».‘-‘QWM"CO . Hidréxido de sodlo l "NaoH |
Acctata dezine | Zn(0,CCH;);
e A s i OBSERVACIONES|
Buffer de Gromo/ (NH:),50, !
BaERA 2 PARAMETROS!
) 3 b e 1\ i
' FECHADE s en| 5| S| R |
'MUESTREO . e o 4105 L
(DD/MM/AA) ‘ S § o
L e | Q@ i
Ak J | i (1%
AG— Rs55- 0% | plotfiS | 0940 | AS |V V]| S - R

7N

0 C'//(;

\0

P

la

D
G

Eual

ador Jefeide Grupo

Engie Yew Cereie

[

Firma: 52

PARASER LLENADOD POR/

\REAIDE

RECEPCION (LABORATORIO)

\"'iﬁq 7l

KR

“OBSERVAC|ONES ADICIGN,

Facha Recepcién:
~f

CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS!

MUESTRA UQUIDAT*}——t—]

AHdra de Recepcién:

Envases adecuados y en buen estado

Preservantes adecuados

~J

: lnspector Re5ponsab|e L

CDG;‘L:’L Yo Coveg /

Recibidas por:

Con Ice pack

oo oo-
o0 O os

Dentro del tiempo de vida atil

Firma:

Agua Potable w AP

Agua Superfichal = AS
AguaSubterr3nea » ASD

Apua Resldual Doméstica » AD
Agua Residual Industrial = AR
Agua Mar « AMAR

Anua de Procesa = APRO
Blanco de Campo = BKC

Blanco Viajero = DKV
Duplicado = DUP

Suclo  5U
“edimento s SLO
Lodo = LD

Relave « Ly
Ocsmonte = DES
Material $8ido s M

ENVASES (**)

|estertuacon €

Plisicos b
Vidita s v

MUESTI'(I\ SOLIDA (*)

l\/‘t’i) \Jﬂ ,‘Y ﬂ,’;Q-Y-a Ean Qn}'l{':

\?:Cm = 0.0 rn&

—

E}vrnwm Za N30 //Y)




(%) i o : - : . ' 5 i ‘ ; : e .
.EFA@ , . fe. CA'DENA‘DE.CUSTODlA o ; qli;:gldndugvnlunnlén" " TD“N [q L{Ll ’lil_\t'lle"_%
PN : D e o G 3 : L : o SO )
3 DATOS'GENERALES - o Vi . DATOSDELENVIO
Nombre o razén social: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL i TlPO DE MUESTRA(SdIIdodL(qu!do) it {;)(_2\7 . N '7”])(5:’77
nviado por : S Z - N ¢
Direccién: Av. Replblica de Panamd 3542 - San Isidro - Lima L‘db l(lp l 7 ] YS v e
Persona de contacto: % ’ )GM\ YSLA (‘)-C’DEHO' " ! ,‘ > UNCACION Fecha: D‘q’ / 0"/ //IS
Teldfono/Fax: l;? Q| §2%49 Distrito : Stron Bo{‘ Vo Hora: [}, ()0 P;Y‘ .
T
. d
Correo Electrénlco: R f'il-C\Zl-"- \2¢ @ ﬂ m“_'; \ B . Provincia : -PCLSCﬁ o do & fA ficnn:plzr: DTPrIv'nJo
i cedio de Envio:
Referencla: T]) 12 - \(f]qL': Regidn : P(\SCO [ Acrolinea [ otro:
o= Tt i N MUESTRA - -
“RILTRADA ¢ 51:'ND -(Marcar)
. ) T ) Tl owe ->< ><
_Acldo nftrico ; " Ho, <
' .| preservanTE;: “Adds sulfiirico HiS04 X >< ><
. : : QU{Mlcq "HI!‘J,réiii.f.lo'de.s:o:'d'.lb-_:' NaOH ><
ODE ? AL S g Acetato'de Zin¢. | Zn(0;¢C " B s
edpispipe PUNTOS DE MUESTREO e S X " JDBSERYACIONES
LABORATORIQ: | o | BufferdeCromo. | (NH);! )< ' .
£ 3 ! . PARAMETROS : R i ? v
B < - o
k =D £% 3 2 iy Q
: (v . Pl I | \5' \
e 23 : ENVASESI(*4) 1| . +| _a | Le S|l =] gl *o = x| &
| FEchADE “torapes 17O PE| IR =+ 23| | = 3 o ] S8 = RV
.| ‘MUESTRED OEsTRES: ‘MATRIZ:| ; () > = V| Q| — o =1 N /E |
B e i L X R 2 P R I I T e B i< N e 7 4
SR -, L A s | Y [N 1—9 S| | 1 ,Q %! A 2y
" . . s e o
AG - LPr-0Y ofogjisT 12225 As |/|V|VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIZ 7 To T J
AG— LAL- 0S 0afodfis | 100 | AS WV VIV IV IV IV IV IVIVIV VIV st | b
~ "ﬂ s
S r
N
Evaluadg/Jefe Jle Grupo - . ) Firma: | Mo, o .-'pA;_z'A:ssr;;LLEN’A“Qo‘_po;n:ARg'A;gE;ﬁgjc‘g‘nc|o'Ng('L:ABQRAme),_ B i INDICACIONES .. . il OBSERVACIONES'ADICIONALES
: - CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS] MUESTRA LIQUIDA ().~ / . ° W@PAU’
/) "/ L PR 2 2 Agua Potable » AP ™ 5‘6 Dg \-.;?‘:) -FY&.:‘ 7 s ’Q—‘ ‘*\rac@ e
( — 0 e Envases adecuados y en buen estado [ . Azu”u‘m;"mqs s R /
//é v/ Hora de Recepcién: /' ] 5‘_3! ]/ ressrvarts adEssESs oo Pk ey Campo |
A /5( }v t Agua Residual Domdztica = ARD :’:)“’:‘,‘.:‘l‘wjzm F
'-7)(: . o /7 Con Ice pack O] [ [ nesttustindusuin ) ,
e | Recibidas por: Agua Mar s AMAR . 1 0
Firpra: . o /Y
et Responai . Ny /W/ﬁ/ iz Dentro dl tempo de vid il O O [puedere oo nnszsy | Mobmon Ailbade - 4OL.
n . I Lttty Dlanco VisJero = DKV - — ” s ] )
VGO ysed . = %’ i et w7 (080 |




DATOS GENERALES

CADENA DE/CUSTODIA

Difaceldn da tvaluacldn

Nombre o razén social:

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

DATOS/OEL MUESTRED

rl'ﬁo,'bé'ivigssrn}f-;'s'oifdu6 Lguido) .~ 3
— = S T B Enviad.
Direccign: Av. Repliblica de Panama 3542 - san Isidro - Lima e it
Persona de contacto: FDGAE. yg l‘/,'-\ @(_’Da\/ﬂ_) . UBICACION | Fecha:
= Qor5 0 B08 Siem— Bolivzz
R § ]
Correo Electranico: Provincia : )
. = /ﬂ(\‘w Medio
Referencla: TD /& 2“2_ G { — ‘l@ {.5 Region ; 7’%/)&«9
S MUESTRA P
' FILTRADA : SI'/:NO (Marcar) .
‘ Tormaiie otro S
Adido nitrico HNO,
- PRESERVANTE . Acido sulfirico 1,50, \)(:
QUIMICO. 1 wigrsxido dasodio | Naon > o
: Acetatode 2] Zn(0,CCH N
Co0IG0 08 PUNTOS.DE MUESTREO ot SR S0E e (-__’ : i s _
LABORATORIO : it oo Buffer de Cromo -(NH,);SO,,’
i A - - PARAMETROS ; 3
s T
) . v 1 - g é . é
FECHA DE |meo pg| ENVASES() | 31 RIS )] 3 “’2‘ 3| 2 3 \Z_
HORA DEL = N I B e e I P Y I
MUESTREO |-maTRIZ | | =y e X 0 |
MUESTREO | g S| = = I A <L <
(DD/MM/AA) . oV e | =, 3 (_/3 Al 2= 8 a3 8
i | <) 3| = q Q O
i P - d B ! . = ,
AG-RST- 16 09/o¢/i5] 12: 00| AS |/ VIVIVIVIV VY VI
Al

v 22
N
AW
R . 2
£z [N ‘\‘_
b
% ~ L o~
[V A%
Dparadiofies| /)
A
N
I A f“C‘/'
Dy . TS N R
/-‘,.7 U5y E-. A ‘G\' Pl
SC AL
EvaluadorJefedeGrups Firma: .p.A‘RA:-ssn'-tLjEN'A‘Do_-poR'-AREA;DE--'REGEECION;(LA‘B_o‘RAf‘omoy INDICACIONES ]
CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS] MUESTRA LIQUIDA {*] MUESTRA SGLIBA (]
Fdcha Recepcién: = - -
5, /o6 s| NO Sueto + SU
¢ wr\\/ N fL - / //é Envases adecusdos y en buen estado | 2;:‘:::;}1‘:’(}";;"1‘5 Fbidlc R
I (AR e i eng . H de Recepcidn: 0 SAl g " etave »
"“D CE- /{)'{'A kil __B.3C A Preservantes adecuados 3 3O |rwwesubterrsnes = aso :cll,m:’dl:‘lvﬂls
Agua Resldual Doméstica = ARD Materlal S6lido » Ms
Agua Resldual Industrlal » AT
Recibidas por: Con lce pack i 6 o R ——
Inspector Responsable //} L)g:;if\'li/\ & sTRAe A Dentro del tiempo de vida Gtil [ [O [Asuaderroceso = arno

Blanco de Campo = NXC

ENVASES (**)
— f Blanco Vidjero = DXV Pisticow p
D et 7St QUDE: (- Firma: Uy ;‘Mj fipliate-puk J:::Z:::w-t

G e

S NG <
%‘r'r”" D

[ PAGINA,
Y R
YA105 DELENVIO

o // cé /i

AR
Lnea e
wnporte

T.Privado

D Otro:

e

OBSERVACIONES

&

IO BRI lonALEs




\

|Esteriitado s ¢

CADENA DE CUSTODIA Birueeldn do Evaluscidn o LT
C - = i DATOS GENERALES . : e RS DEMUETG = : .
Nombre o razén social: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL : TIPO OEMUESTRA ( Sélldo 4 Liquido) ]

i i6 lals 7 5 P sy Pt ra i
Direccién: Av. Repiblica de Panamd 3542 - San Isidro - Lima Licusde e
Persona de contacto: EDGA(Z_ 'Ygu:\ (UK?DE/'JD L “UBICACION ‘|Fecha:
Teléfono/Fax: D’[.iel 3 '28 &9 Distrito 57 e l_%o\;\ll/\/‘[ Hora:
Correo Electrénico: Provincia : ’\3‘43‘/” oo

. ¢ g ? ! ot .. o edio dv
Referencia: ‘(‘D P\ 2 Zé;, ‘ — 2/0 { S Regién : PQ)O‘D .
TR - . _ MUESTRA i ; AR
FITRADA'E'S{+/:NO “(Marcar) F
- — — == 7
X:O‘f mcc\mu« Otro Pl ><
T Mt UA ' — LA
Atido nitrico HNO, X
,PRéSER.\II\NT-E' . /:&cldo sulfiirico I;I,S'vb; ) 7»‘; >"\
aufmico - Hiddxido'de sadlo .|, -NaOH <
coDIGO DE ; Acetato de Zinc Zn(0,CCH
SORATELG PUNTOS:DEMUESTREQ Sl - LIl a— <
- . Buffer-deCrogriP (NH;,),'SO__,,.;__JMw L ><
TE . T . 5[ < £
v < (o3 IEPLN I < |
: &l ENvASES (+) - S| 35| 3w 3| Bl o
FECHADE | peL |TIPO DE ol B T =l Blesh & | =[\2 & W3 o
MUESTREQ “ | -MATRIZ : : ~ | B F SR S N
LMUESTREQ |, - N / o s Ol P il __‘L; i
(0o/Mt/An) O delv]ie] 5l <€ - B~ = AT S SI= ==l 5 7
T v (=] | RO (| W | - :
: ' - £ = RN (g e = d
~ 1 § g ~ 4
AG - LAL - o} Ofot)is| oo | AS |V IV V]V [V [y AVard J V[V
Mg
I 3
( ¢
\c
R ;
T 5 — - —— o -L . = ——
4 Evaluado,rlefe.-de'-Grupo Figfna . PARA'SE,R-"EL'ENADO‘POR»AREA'_DE RFGERGION.(LABORATORIO). 5 . INDICACIONES )
/ . i CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS) MUESTRA LIQUIDA (%) MUESTRA SOLIDA {*) |
~ 3 /F@va Recepcién: _'(O/(?é/f 5[1] [N:o" o to 30 .
. §Foma - il € ad des b stad Ajua Polable 7 AP Sedimento « (0
):.D(':Arz— Y—SLA (@&}Lﬂ. Zl‘/ﬂ I-%ra de Recepcién: 8 30 M SRS i 0 :auazuzc'”c:“-ﬁi\su f.‘.".'f"'f..v
A ua Sublerrinea = S
( Preservantes adecuados (] Agua Residual Domdstica = ARD f;’:‘;"";;l::‘_ g
. ) Con lce pack OO Agua Residual Industrlal « An)
3 : el Recibidas por: o Agud Mar < AMAR
Inspector Responsable R T e oy — . ) T Agua de Proceso = APO
P ponsab) ‘ /7 v I}U""’::}}F JESEM - £, | Dentro del tiempo de vida atil 5 | nfm;odnmmxm ENVASES (**)
i ) . — Ao z Blanco Viajero = DKV R
/{/)G‘ﬁﬁ % A %)aﬂ} ( L= irma: Duplicads)éipun Vanrv

11105 DEL ENVIO,
2 PELERVIOD

T.Privado

[Jotro:

o porte

alipea

WUBSERVACIONES

i ACIONES-ADICIONALES

T y .//_a‘uflxﬁ’l');.’i’\/u
U (.)6’(:[0’7{) O
o fol.




OEFA@

CADENA DE CUSTODIA

TORN™ oyz - 2015

PAGINA

,4de;/

FOR_OEFA_001

Versién: 02

oA AN ABIEA DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL MUESTREO DATOS DEL ENVIO
Nombre o razén social: Organismo de Evaluacién y Fiscalizacién Ambiental TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Enviado por:
Direccién Av. Republica de Panama N°3542, San Isidro, Lima Liquipo sOLIDO D
Persona de contacto: fD(,/J Y/ AV é&—'DC:/OO UBICACION Fecha: Hora:
Teléfono/Anexo : dJy0/8 ZOEY Distrito: STHOU Aol vuAR Medio de Envio:
Correo Electrénico: EDCAL. . /ZC (U GADic. coH Provincia: AL co Agencia Aerolinea l:] T.Privado |:|
Referencia: /)0’/] SANV TV Departamento: PASce Otro
MUESTRA
FILTRADA (Marcar con X) OBSERVACIONES
Acido Nitrico HNO,
Acido Sulfirico H,S0,
Hidréxido de Sodio NaOH
PRESERVANTE QuUIMICO Acetato de Zinc (CH,€00),Zn
(Marcar con X)
éD|GO DEL PUNTO Sulfato de Amonio (NH,),50,
CODIGO DE (¢ LIVA Y. :
LABORATORIO DE MUESTREO i (V] z L <
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
) =3
Ne ENVASES = B
FECHA DE MUESTREO HORA DEL TIPO DE 3 2
(0D/MM/AA) MUESTREO | MATRIZ () § A) OBSERVACIONES
Pl Vv |E S b+
T 3
- -0y / - , ; . T AEATTAC
HB-1al-05 | 04/09)1 | fo:20 |pmos|O)] - | % | x 2y
-LPU - 749 %% il . ' ’ CONTINENTAL
HG-LPo-04 | 04/09/1r | /2:30|0er |0l -|— | X| X cEl e
/ - = ; ; _ . ORTIVEI T L
HB-LA0-03 01/09//1 09 so|Omes \py| ~ |- | X | X e o
- i ; . ; CON T4/ TAOTA(
WB-LhL-01 | 06/09/1 |03:90|0Tes\gf| -|- | X | x CEbreo
r_ v W j . Brce ; . , CONTE A ELTAL
Y6-LAG-02 | 06/09 /1T |1o. 25| omes|0)| — |- | X | X o b,
- E - = = , ; OPCTIREATH
46 -L1A-06 |08)09/1 | [1:50 | bmar |0l |- | X | X s T
OBSERVACIONES GENERALES
FLT0 PLANE TON Y 200 PLAVCTON ¢ FILTRADO DE L0l De Acud SUPERF/ Clay  Cov pwn RED 1o G0 tm  COLOCAD D ) JA)
SUo  FRrAIC
RESPONSABLE 1 (*) TIPO DE MATRIZ PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DE LABORATORIO
" ~ ’ g AGUA ( Ref.: NTP 214.042) SUELOS CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES DE RECEPCION DE MUESTRAS CONFORMIDAD DE RECEPCION OBSERVACIONES
C?A é’la—r 4 L"dU @l ‘/A Jﬂ[/(—;g Agua Natural: SU :Suelo BKC: Blanco de Campo SI__NO Fechade Recencibn: M
AS: Agua Superficial SED: Sedimento BKV: Blanco Viajero Envases adecuados y en buen estado l:l:] pee /b M
RESPONSABLE 2 ASB: Agua Subterrdnea LD :Llodo T v
Hora de Recepcién: »
/ Aglia Residual: OTROS Preservantes adecuados I:D i /04 w M
: Agua Residual Doméstica SI__NO Recibidas por: V3
LIDER DE GRUPO Firma:, L RI: Agua Residual Industrial Con lce pack I__—[:l @ Lm M
. s = ‘Agua Salina: /- /C/) ) o S _NO Firma: C
E?_) 6GA 2 YILA a’D(:‘\'/\- ///) /'AMUA:: :g::aMar ﬁ it Ca Dentro del tiempo de vida Gtil M
AREY: Agua de Reinyeccién ) p: plastico ; V: Vidrio;

L




o, FOR_OEFA_001 PAGINA
OEFA@ CADENA DE CUSTODIA e o |
A A MBS DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL MUESTREO DATOS DEL ENVIO
Nombre o razén social: Organismo de Evaluacion y Fiscalizacién Ambiental TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Enviado por:
Direccién Av. Republica de Panamé N°3542, San Isidro, Lima Liquibo (] soLIDo
Persona de contacto: 5004 2 Y 4 CeErEDTo UBICACION Fecha: Hora:
Teléfono/Anexo : 7&{’0 /B 286? Distrito: LS/'{VO.U /ﬁﬂ[/{/ﬂ@ Medio de Envio:
Correo Electrénico: FDCA P 2 C @(}/’7.)/4, COM Provincia: S co Agencia Aerolinea EI T.Privado l:]
Referencia: /A JAn FUIU Departamento: 4o Otro
MUESTRA
FILTRADA A(Marcar con X) OBSERVACIONES
cido Nitrico HNO;
Acido Sulfirico H,S0,
Hidréxido de Sodio NaOH
PRESERVANTE QUIMICO Acetato de Zinc (CH;C00),Zn
(Marcar con X)
Sulfato de Amonio (NH,),SO,
CODIGO DE CODIGO DEL PUNTO AL OTIoL 70° Z
LABORATORIO DE MUESTREO
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS |
N2 ENVASES ! Q
FEC?:D3;TA3i:§RE° ;3:;::; MTA"T,'ROI: (E') @ OBSERVACIONES
P v E Q
; VI il p T OTINETTA (
A8 -aC-0(3) | 0Y/o4/i5 | [0 20|088|0)] - |- | X A
S - i . N - ;1}’ UEDT,
16 -cACorl8| pyjog Jix| 1o 20| omeilor| <= | < DT
= ) p = COUTIWzATAL
WB-LAC-0d7€) |09 04 )15 (O: Dp|0TR)07| - -| X Leorice
_ - ; - ' - = TOETT
HB-LLO-09(4) | 0Y])0 9 )15 |(2: 30 \pmeei|o)] -] -| X o Al
HB-Lo0 -0Y(8) 0Y])09/1 | (2:30|0mer|0]| -| -| X O
- v \ ) & o -~ ~o T ¥
HB-Loy -04(e) |0Y05/1r |12:30 |omoi|o/| -| -| X iy e
: - e M i | Ay s COUTTOCAITA C
B -05T- 160 04/ 09) 1102 |geilo) | |- | X LoTico ’/
\ ; = i 21 7, DT I A EAITA L
13 -257- /() | 0v/05 )| 19: 00| amar o/ |- |- | X &
ST = T ry W T7OER TAT
HB-RsT-/tC) |09 ]09)15 |1\ 0o \prams|o/| - |- | K Y75 i
PN - — -7 . N TIwcOTAL
HO- Ldo-03(A) 05)04/15 |p9:50 |pmear|o/) - | - | ¥ ™

OBSERVACIONES GENERALES

PBENTOS = M (W VERTE DRADIS BETn /oS | HUETREC Caw RED _maben DE O, 07 m2 DE L ererfil/ e

RESPONSABLE 1 == (*) TIPO DE MATRIZ PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DE LABORATORIO
5 i . . -~ e AGUA ( Ref.: NTP 214.042) SUELOS CONTROL DE CALIDAD CCONDICIONES DE RECEPCION DE MUESTRAS CONFORMIDAD DE RECEPCION OBSERVACIONES
C(/A /Z l (QJ LAA/U@J‘ 1//1.}“@058 Agua Natural: SU :Suelo BKC: Blanco de Campo SI__NO Fecha de Recepcién:
AS: Agua Superficial SED: Sedimento BKV: Blanco Viajero Envases adecuados y en buen estado l:]:, /6 /0 / r
RESPONSABLE 2 ASB: Agua Subterrdnea LD :Llodo SI NO L4
Hora de Recepcién:
e OTROS Preservantes adeciados I:lj b - ‘?9
ARD: Agua Residual Doméstica SI__NO Recibidas por:
LIDER DE GRUPO Ri/Akua Residual Industrial Con e pack D:, ﬁgﬂ}_ ¢ AQAVY-
i - SI__NO "
= a Salina: ,g/@‘é O0G/CA E]—] Firma:
C;DC“'AQ y.{M Cl;:’:t:’l/ (6] MAR: Agua Mar Dentro del tiempo de vida ttil
il AREY: Agua de Reinyeccion 1 p: Plastico ; V: Vidrio;
L2

»



o. = _ _ At
OEFA & CADENA DE CUSTODIA Bt
e CAZACION, AMBETAL DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL MUESTREQ DATOS DEL ENVIO
Nombre o razén social: Or de Eval y Fi i6n Ambi TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Enviado por:
Direccién Av. Republica de Panamd N°3542, San Isidro, Lima Liquibo ‘:l sOLIDO
Persona de contacto: ED6AR2 yicA CéDc‘fAjo UBICACION Fecha: Hora:
Teléfono/Anexo : Tl0Ie2 @6 T Distrito: S7Fo0  BoCiulrz Medio de Envio:
Correo Electrénico: éD(/A 2. /j_ Z C@(;—,&//] . C@M Provincia: //Af(o Agencia Aerolinea I:I T.Privado D
Referencia: ﬂé’/J J‘AM \'fﬁ’x‘\ Y ) Departamento: /-//A_f% Otro
MUESTRA
FILTRADA (Marcar con X) OBSERVACIONES
Acido Nitrico HNO,
Acido Sulfirico H,S0,
Hidréxido de Sodio NaOH
PRESERVANTE QUIMICO Acetato de Zinc (CH,;C00),Zn
(Marcar con X)
Sulfato de Amonio (NH,),S0,
CODIGO DE CODIGO DEL PUNTO AL 7o° <
LABORATORIO DE MUESTREO =
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
Ne ENVASES é
FECHA DE MUESTREQ HORA DEL TIPO DE N
(DD/MM/AA) MUESTREO | MATRIZ (%) @ OBSERVACIONES
P v E Q
, _ \ o s L il 4 il OTF VEITA E
HB -4 0-03(8) 05/09)1x | 04: yo|oreas| ) - X e
y s Nor/ose/))-| 16 1 i I ' VT IOEOTAL
U8~ (4 0-03C)| 0/09 )15 | 4. yo| Ot ol| - | -] X Cirien
HB-128 T-2204) 05 f09)1 1 | 4:3d ornas|pr | - | -| = S
i ry \ . - " CoOoTIOEUTALC
HB-12T-22BY r/od /iy | (2: 30|orealp)] ~| | X ben
= » A . : CoVrIVE0TA¢
HB-LST-2R(C) |05 /09 )15~ 12:3dotkatjo)| ~| 4 X< 25t e
, N A L. . DATT/ U gV !
HB-2ST-21(Q) 01/09 /5| 13 volores|o)| -| -] =< L
— ; - _ i i AT DEDOTA L
HB- RST-211B) 05 /0915 |13 - volpmwes| ol -| | X e
i v /A — . . - . YOHOELCTAL
U -257-21C 0y /09)ix | 13 90| pret|o] - | | < g
o + 4 Pz . ) y \ w’k—"f/,(./': A/
HB-2S51-190A) Oy/09 )1y | 1 v 570|010 | of] - 5 et T
T ; 3 - B 2 > 3 COVTIOEUTAZ
HQ-235-)908) | ©5709 /15| 1v- oot loi | - | =] ¥ it Sy g
OBSERVACIONES GENERALES
DEVTUL = HACROMWIErR TEBRADOY BEUTOW (oS ¢ MUEMREs cov LPEp SURBER DE O 0IMm? DE SoLaRFIUE
RESPONSABLE 1 Firma: e E (*) TIPO DE MATRIZ PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DE LABORATORIO
C/ ARLOS LLAVAS U, 4? AUER ; AGUA (Ref.: NTP 214.042) SUELOS CONTROL DE CALIDAD DERECEECION BE TS SR AT
ALLC y ) JAUE ” " ral: SU :Suelo BKC: Blanco de C: SI__NO §
- / :S:l:\aglﬁastl::)er:icial SED:S:dimemo BKV: B;nco V?aj:rr:po Envases adecuados y en buen estado Fecha i Recspcidn: /6/A)//f
RESPONSABLE 2 Firma: ASB: Agua Subterrdnea LD :lodo S NO
Hora de Recepcién:
/\ esidual: OTROS Preservantes adecuados ? [0 :30 A
/ gua Residual Doméstica SI__NO Recibidas por:
LIDER DE GRUPO Firma: /  Agua Residual Industrial . Conlce pack ‘a:ﬂ/ly MAA/J.
/6 /0Ly o A SI__NO Firma: ¥

EDGIR YA CED [

AREY: Agua de Reinyeccién

Dentro del tiempo de vida Gtil

") p: Plastico ; V: Vidrio;

s




o, _OEFA_( A
OEFA @ CADENA DE CUSTODIA RN e ) e Y
R A E DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL MUESTREO DATOS DEL ENVIO
Nombre o razén social: Organi de Evaluacién y Fi i6n Ambi TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Enviado por:
Direccién Av. Republica de Panama N°3542, San Isidro, Lima Liquipo ] sOLIDO
Persona de contacto: 6/)[4 2 7L ceEDAFUo UBICACION Fecha: Hora:
Teléfono/Anexo : T /6D 69 Distrito: STMON  Bo i par Medio de Envio:
Correo Electrénico: C’/:DCrd 2 f/,\) c /Q‘)O'/L//?/L oMo Provincia: »A ‘( o Agencia Aerolinea D T.Privado D
Referencia: /Qéd JA/(] JUA O Departamento: PAS o Otro
MUESTRA
FILTRADA (Marcar con X) OBSERVACIONES
Acido Nitrico HNO,
Acido Sulfirico H,S0,
Hidréxido de Sodio NaOH
"RES(EA';"A"TE Q”){;""m Acetato de Zinc (CH;CO0);2n
e, Sulfato de Amonio (NH,),S0,
CODIGODE | CODIGO DEL PUNTO AUDHIL 707 g
LABORATORIO DE MUESTREO
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
N2 ENVASES ** :é
FECHA DE MUESTREO HORA DEL TIPO DE
(DD/MM/AA) MUESTREO | MATRIZ (%) .Xj\ OBSERVACIONES
P \" E
HB -08T~1 4 /5o | ot of - - CouT I ETTI
B-eST-/9(c)| pr/og/ty |/¢4)e / X 251 o
HE ~LaL-01CA) 06 Jog)iT 0900 |Ctttglol |- | - | X o Pt
F ] 4 li-| » / T E T
HB-LAL-01(B)| p¢ Jo9 )| 09.cdetrea|ol] =] - | x - Al
R 4 NG | COIOT )0 G pTT7
HB-LAL-0ICS) | ot Jog/ts | 09 oderas|a| -] -| X P
HB-14 6-02(A) 06 /0 91y | (025 \etred log| -| -] X ngfj&g/fuwc
HB~246-02B)| 06 09 )11 | 1c: 25 [rrot|ol|- | ~| x Cog7 IOENTAL
4 ‘ 4 % /) . . - COA T) KO ERI
Hb -LAG=09 (c) 0629 )15 | l0: 25 |crnes |ci | ~ | - N i e e
§B3 - 25T=2308)| 06/og)15 | 11: 30 |omes |oi| - || x b v
W -RST-A3 (BD| e J09 /15| 11: 3o prmes ol |- | -] X e i il
HB-RS7-23 ()| Ce/pg J1r | 1): 30 pmec|o- |- | X i
OBSERVACIONES GENERALES

BeioTo8 =

VA LROM VER TEBRIDOS BEUTII) cas @ MU TRES

Cov RED SUPBEZ DE O 0Fm72 DE JOPERELIE

RESPONSABLE 1

CAR b

LLIOI AR VE?

(*) TIPO DE MATRIZ

PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DE LABORATORIO

CONFORMIDAD DE RECEPCION

'OBSERVACIONES

RESPONSABLE 2

LIDER DE GRUPO

EDLal VI LA L&D e r

ua Salina:
MAR: Agua Mar
REY: Agua de Reinyeccién

B 1oLocca

AGUA ( Ref.: NTP 214.042) SUELOS CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES DE RECEPCION DE MUESTRAS
3 % i SI__NO
Agua Natural: - SU Suglo BKC: Blanco de Campo Fecha de Recepcién: 5‘
AS: Agua Superficial SED: Sedimento BKV: Blanco Viajero Envases adecuados y en buen estado 6 /0
ASB: Agua Subterranea LD :Llodo SI__NO . =
Hora de Recepciép:
T— OTROS Preservantes adecuados 9:30 .
D:Agua Residual Doméstica SI__NO Recibidas por:
? . —

AR Agua Residual Industrial Con lce pack . jd?n\’ A,va/#.

Dentro del tiempo de vida Gtil

1 p: Pléstico ; V: Vidrio;

Firma:

V48

Kt




OFEFA@ CADENA DE CUSTODIA Bl B
?RS;C’\‘ILE\AZ/\/\O(NDOENLXAA;‘#&%? DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL MUESTREO DATOS DEL ENVIO
Nombre o razén social: Organi de Evaluacién y Fi 6n Amt TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Enviado por:
Direccién Av. Reptiblica de Panamé N°3542, San Isidro, Lima Llquibo ] S6LIDO
Persona de contacto: LO6AZ S LA CEDEUD UBICACION Fecha: Hora:
Teléfono/Anexo : FHO/ ﬁ‘Z & 69 Distrito: STHOV iDoli AR Medio de Envio:
Correo Electrénico: Eo6An. (2¢ (q_) GAH D7y, COM Provincia: ACco Agencia Aerolinea [:] T.Privado [:l
Referencia: FEA Ja JUAAY Departamento: ///)LLCC,‘Q Otro
MUESTRA
FILTRADA ;h:l:rc;; c;:n X) OBSERVACIONES
cido Nitrico HNO,
Acido Sulfirico H,S0,
Hidréxido de Sodio NaOH
PRESERVANTE QUIMICO Acetato de Zinc (CH,€00),2n
{arcarcon ) Sulfato de Amonio (NH,),50,
CODIGODE | CODIGO DEL PUNTO D COHIL Z° =
LABORATORIO DE MUESTREO
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
N2 ENVASES §
FECHA DE MUESTREO HORA DEL TIPO DE =
(DD/MM/AA) MUESTREO | MATRIZ (%) N OBSERVACIONES
P \' E \@
HB-2ST-)7(A) Ok Jo9/ 15| /2y roriealpi| - | | x CouIL EITIL
. , / pelll sz ; < ) U EA T+
HB-RST (8| 08/ 09/1812 4ol ol - |- | X couTIInTIer
/- d b ) r ¢ 7 7 U o) T
HB-NST-15(c) | 06/09 )1 2 vyorizal | - |- | X s
: 2 a0y AL ] = g . - 2y), ) 7 A7
HB-04T-120A)06/09) 1| /3: Y rl|omal o] - |- | X B
HB-RST-12 (G) )(f/ﬂ‘?/@’ 13,9y |opel|0) |- | - | < C‘?L’f’,éf‘,ﬂ""‘
W /] eI = ’ O TIVE, AZ
HB-257-2 (D | 06 [09/15]13 ws|omedpl] | | X B2k
A é y - = 174
HOb-0ST-0HA) 07 Jo 9]15] 09: 02| oreal 0i|- |- | % oL
H - A TOH) O F /0G)17|09: 00| erreq €]~ |- | X W72 P
HB-RIT -0 (07 /06 )15 |09:00 lomtas|O| <] | x CTILISITAL
HB-2BL -t (A)0F/09 |15 | (0! Yo|otna 01~ |~ | X CopTUE AL
OBSERVACIONES GENERALES
BEPTUS = HALROIW VERTEB PADOS BENUTON [ LS MUECTRED cOV pEd SURBER DE D o9Im? DEsopenticie

RESPONSABLE 1

CALS LUl VASAVE 2

RESPONSABLE 2

LIDER DE GRUPO

EDGAR VitA CED C:A’Ja("

ARL Agua Residual Industrial

AR: Agua Mar
EY: Agua de Reinyeccién

BroLseiga

Con Ice pack

Dentro del tiempo de vida dtil

L) | yemme anave
1]

Firma:

WA

") p: Pldstico ; V: Vidrio;

Firma: | (*) TIPO DE MATRIZ PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DE LABORATORIO
/J/ AGUA ( Ref.: NTP 214.042) SUELOS CONTROL DE CALIDAD CCONDICIONES DE RECEPCION DE MUESTRAS. CCONFORMIDAD DE RECEPCION OBSERVACIONES
— o
e : : A SI__NO
P Agua Natural.. ) SU : Sue}o BKC: Blanco de Campo Fecha de Recepcin: // / // f
AS: Agua Superficial SED: Sedimento BKV: Blanco Viajero Envases adecuados y en buen estado '~ [0
Firma: ASB: Agua Subterrdnea LD :lodo S NO Yo7 o
Hora de Recepcién:
Agua Residiial: OTROS Preservantes adecuados /01_ 30 -
/ : Adua Residual Doméstica SI__NO Recibidas por:

7




TDR N°: FOR_OEFA_001 PAGINA
OEFA@ CADENA DE CUSTODIA 3@8})’_"20/.1‘ Versién: 02 \j:de_g'
e CAACION AR, DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL MUESTREO DATOS DEL ENVIO
Nombre o razén social: Organismo de Evaluacién y Fiscalizacién Ambiental TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Enviado por:
Direccién Av. Repliblica de Panamd N°3542, San Isidro, Lima Liquipo [:] SOLIDO
Persona de contacto: COCA TR }"JL A CEDEO UBICACION Fecha: Hora:
Teléfono/Anexo : G0/ B066 9 Distrito: S7THoJ B0L) DA Medio de Envio:
Correo Electrénico: CEDUAR. ]2 ¢ @ AL, COM Provincia: PAS o Agencia Aerolinea E] T.Privado D
Referencia: (,/)Cﬁ a4 Qao JUAV Departamento: /"-""IS(,C Otro
MUESTRA
FILTRADA (Marcar con X) OBSERVACIONES
Acido Nitrico HNO,
Acido Sulfdrico H,50,
Hidréxido de Sodio NaOH
s "QU){;V"W Acetato de Zinc (CH;C00);2n
il Sulfato de Amonio (NH,),50,
CODIGO DE CODIGO DEL PUNTO JILDHD] 75 —
LABORATORIO DE MUESTREO
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
N2 ENVASES ") 5’
FECl'iA D'E Mt'J’Es:;an HORA DEL MT;:::.:(E-, § OBSERVACIONES
Pl v E )
Q
/ ; 3 o) 7z 5- 3 o T ATEAT T4 7
HB-28L-/4(8)|07/0% /15 | 10: 40| omng| o] —| - | e ™~
. 2 : . " OW TIVENTIZ
HB -RBL -1 () 07/09 )iy | 1O Yo \prtor| pi| - | - | X COYTIIE VT
L k ]/ " ) PO TIVEA T,
HB -RBL -13()| ©7/09 )11\ 13. 0o |Oml|0)] -| -| X :4(;’/;7450 ‘
(B ] | i ( O VETTA
HB-LBLB(B) |0F09/17 | 3 00|01 0] - | - | X OTren < ¢
j o L z alni COLCTIVEATAL
HB-2BL-13()|OF/09); 1 i3 09|otel|VI]- | -| X 25T
] : s % ) A 9T o
HB - 1ov-11(8) 0709 [)y|19:20 |Cteson] -| -| & ‘Zg%’{&% PR
’ , ) ot . W TIOELTAL
HB-RA11(B)| 07/09))r |11 @ o|oreat|0l] - | - | X GopTIx

OBSERVACIONES GENERALES

LErrf = A0 JWVERTEBLADMN  LENTSNICLOS ¢ HIFATIRED COO RED SVEBER »& O o@Pm? De SUPERFIC/IF

Gz
RESPONSABLE 1 Firma: = (*) TIPO DE MATRIZ PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DE LABORATORIO
P ;/ > AGUA ( Ref.: NTP 214.042) SUELOS CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION DE CONFORMIDAD DE RECEPCION OBSERVACIONES
A A (1 . p=— - - . 5 SI__NO
CARLAC CLANYE VS UE2 o Agua Natural; SU_ Suelo BKC: Blanco de Campo Fecha de Recepcidn: 6
AS: Agua Superficial SED: Sedimento BKV: Blanco Viajero Envases adecuados y en buen estado /ﬂ
RESPONSABLE 2 Firma: ASB: Agua Subterrénea LD :lodo S o e
Hora de Recepcién:
OTROS Preservantes adecuados (V3 ?o A
SI__NO Recibidas por: =
LIDER DE GRUPO Firma: ) / A ” Conlce pack J €77 ’\\/ LN A
A AT AR 15 1O0t0l-1Ca TN T e '
EAr Yiea Cepevo ML
~—| AREY: Agua de Reinyeccién ") p: plastico ; V: Vidrio; =

N

74




o, FOR_OEFA_001 PAGINA
OEFA@ CADENA DE CUSTODIA TDR N 2/03 /i ,20/J‘ Version: 02 Qe_g
e O DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL MUESTREO DATOS DEL ENVIO
Nombre o razén social: Or de Eval 6n y Fi i6n Ambi TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Enviado por:
Direccién Av. Reptiblica de Panama N°3542, San Isidro, Lima Liquibo ] s6LIDO
Persona de contacto: EDGA) 2 V4 (4 CEDEVO UBICACION Fecha: Hora:
Teléfono/Anexo : 770 /6)’28» 6 7 Distrito: I77ol0 (_/))(][/ VAR Medio de Envio:
Correo Electrénico: EDEAL. )2 ¢ é) GHAIL. oM Provincia: A co Agencia Aerolinea D T.Privado D
Referencia: PEr ) FUAN Departamento: Ao Otro
MUESTRA
FILTRADAA(NII:rca: c;:n X) OBSERVACIONES
cido Nitrico HNO;
Acido Sulfirico H,S0,
Hidréxido de Sodio NaOH
TE QuIMICO Acetato de Zinc (CH,C00),zn
(Marcar con X)
S céD]Go DEL PUNTO Sulfato:,e Amonio (NH,),;S0,
cop LCOHOL 707 =
LABORATORIO DE MUESTREO A 2o =
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
Ne ENVASES " a
FECHA DE MUESTREO HORA DEL TIPO DE =
(DD/MM/AA) MUESTREO | MATRIZ(*) ; 8 OBSERVACIONES
v E \
O
. DV JICEATH L
HB . pn-1108) 07/09 )1 | 11 20 0T\ 01| - | - | =< TSt 2t
3 5 z 2 - ‘ s | ¢ 9 774 JAL
UB - 15T -09(a) 08 J09/1 7| 0F: 00| pries|01| - | - | X Sy e
; ) 3 -~ , F]A EAO T
HB-psT-09(8) 0 8/03/)r| 09:00prEos | |- |- | X B2t
y A ] - i — O T IO EATAL
HB-233- 09 ()| 08/09 /15 |0F: 290768\ 0| —| ~| X< o s
" 2 /% s - TIVCEN7I L
HBLLT- [0 (A) 06 108 )15 71930 |orrea|o)| - | -| X e
. - . 5 S . A TIAEN D) L
W&-1253-10(B)| 08/09 /15| /0:32 |orrol] | -| X Gorie "
HB-RST0(| 08 /0915 (0:30 |o1nes| O] -| | X COUTOBOTAC
, . . ] g T , i OAMT] O TAL
HiB - Lya- 06(a) 08 /09y 3| 150 lereool| - |~ | < ziﬁﬁﬁk“/(
. " - i = 311 6| i _ N y DU—AI T 'V‘-,(] /
HB-LYA-06(8)0B )09 )s | 112 5O |Crites| 0] |- X P TBATTA
HB -¢Ya-0uc)08/09 /)5 |11:59 |omes |01 -| 4> el

OBSERVACIONES GENERALES

LEVTOS = HAGIHIMNY ERTEBIADLS BENTON Lo @ HURTRED (00 LEN SOCPER

DE 0,09 m?2 DF SUPERFIUE

RESPONSABLE 1 Firma: / £ (*) TIPO DE MATRIZ PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DE LABORATORIO
. ~ e y AGUA ( Ref.: NTP 214.042) SUELOS CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES DE RECEPCION DE MUESTRAS. CCONFORMIDAD DE RECEPCION OBSERVACIONES.
Dol LUAVOC CASRUE i
C)J LO ¢ |V (/(/2 (/ & Agua Natural: SU :Suelo BKC: Blanco de Campo SIE_NO Fecha de Recepcion:
e AS: Agua Superficial SED: Sedimento BKV: Blanco Viajero Envases adecuados y en buen estado | /6 /O /S‘
RESPONSABLE 2 Firma: ASB: Agua Subterrdnea LD :Llodo S NO " el
Hora de Recepcién:
Apiia Residuai: OTROS Preservantes adecuados /O‘- R C
ABD: Afua Residual Doméstica St NO Recibidas por:
LIDER DE GRUPO Firma: / ARI: Agua Residual Industrial / Con lce pack ‘1 E&A\' W_
— ¢ A I__NO €
4 e 1| pasins: BloLd&IcA T
/ 7z
6D§ﬂ£ }’J LA K ¢ A i : Agua Mar Dentro del tiempo de vida util
| AREY: Agua de Reinyeccién ") p: Plastico ; V: Vidrio;

_—

=




TDR N°: FOR_OEFA_001 iAGlNA
OEFA@ CADENA DE CUSTODIA L{OJ ' ‘20/3 Versién: 02 ide_g
G AN AMBEREAL DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL MUESTREO DATOS DEL ENVIO
Nombre o razén social: Organismo de Evaluacién y Fiscalizacién Ambiental TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Enviado por:
Direccién Av. Repuiblica de Panama N°3542, San Isidro, Lima LiQuipo |:] SOLIDO ‘Xr
Persona de contacto: EDGCAZ VSN CEDEAIO UBICACION Fecha: Hora:
Teléfono/Anexo : PLO/BRLHET Distrito: ol BO LI LUAR Medio de Envio:
Correo Electrénico: CDENZ. 12¢ &) GHAIL. O M Provincia: /,O.ﬂf@ Agencia Aerolinea [:l T.Privado |:|
Referencia: =0 SAAD JUAN Departamento: PAS o Otio
MUESTRA
FILTRADA (Marcar con X) OBSERVACIONES
Acido Nitrico HNO,
Acido Sulfdrico H,S0,
Hidréxido de Sodio NaOH
PRESERVANTE QUIMICO Acetato de Zinc (CH,C00),Zn
(Marcar con X)
Sulfato de Amonio (NH,),S0,
CODIGO DE CODIGO DEL PUNTO LoHIL Jo° =
LABORATORIO DE MUESTREO
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLGGICOS
Ne ENVASES !
FECHA DE MUESTREO HORA DEL TIPO DE
(DD/MM/AA) MUESTREO | MATRIZ (%) OBSERVACIONES
Plv|E

(t[”“"f/ L eTAL

NI XK |pewias

EDCAIR YSLA C(?Dé){//[i

BrioLSG ) ca

Dentro del tiempo de vida Gtil

" p: Pldstico ; V: Vidrio;

Firma:

y i

HB-RST -19(8) 09/ 09/15| © 20| OO | — 7
A ¢ ‘a’ - . 57/t COTI OFUTAL
HB -QS1-1718) 09/09/15 | 09:20| ErAcS| 0f|— |- 1115
AR o /7 - ’ , a2 k TIAOEpITA
HB-AS1- |9 (D) 07 Joa)iv| O9:20| oty s Cou71IE/7Ae
i OBSERVACIONES GENERALES
PEPTOS = HACRo/D VerTE BADIS BEVTON 1t0f « HOEGTRED oV LED UCBER pe O, 09?2 DE JurecrFicle
RESPONSABLE 1 5 (*) TIPO DE MATRIZ PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DE LABORATORIO
X 2 C.A AGUA ( Ref.: NTP 214.042) SUELOS CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES DE RECEPCION DE MUESTRAS CONFORMIDAD DE RECEPCION OBSERVACIONES
C;A/Z Lol £L4/L'0\( VA\FLQL}FJ Agua Natural: SU :Suelo BKC: Blanco de Campo 5L Ho Fecha de Recepcion:
) AS: Agua Superficial SED: Sedimento BKV: Blanco Viajero Envases adecuados y en buen estado peem /6/[0 // f
RESPONSABLE 2 ASB: Agua Subterrinea LD :Lodo S o B ==
Hora de Recepcién:
Agua Residual: OTROS Preservantes adecuados ’ /O :3 0 [
SI__No Recibidas por:
LIDER DE GRUPO Con lce pack L7/
SI__NO




OEFA®@

ORGANISMO DE EVALUACION

CADENA DE CUSTODIA

TDRING e =)

PAGINA

/_de_/

FOR_OEFA_001

Versién: 02

DATOS DEL MUESTREO

DATOS DEL ENVIO

Y FISCALIZACION AMBIENTAL DATOS DEL CLIENTE
Nombre o razén social: Organi de Evaluacién y Fi i6n Ambi TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Enviado por:
Direccién Av. Repliblica de Panam3 N°3542, San Isidro, Lima LiQuibo I:l SOLIDO [E
Persona de contacto: f/)&ﬂ[’ )(J¢ A C C«"ﬂ?ﬁo UBICACION Fecha: Hora:
Teléfono/Anexo : (;t/ﬂ /(6 86 Distrito: S/HAOV  Geol]Jare Medio de Envio:
Correo Electrénico: EDC’A}? « f2c (Q)Cv/"/ﬂ /lc. CONM~ Provincia: /2A4J co Agencia Aerolinea I:l T.Privado |:\
Referencia: ﬂ(d J/QU TLM/U Departamento: /’),4 Jco Otro
MUESTRA
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32 SELYA06 | 363611 | 8814969 i /' . — | SE:RSJ-12 / ° h > elAmoiente
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3 SE-RBL-08 | 360397 | 8799612 i / ~, Departamento de Pasco, Provincia de Pasco
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| seaan | oo | oo ; : = MAPA DE PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA,
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51 5U-02 359372 | 8806833 Suelo Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 17S
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59 SU-10 353854 | 8821303 suelo > . .
60 SU-11 348027 | 8320418 Suelo Rio )/4/7’(/4 0 é’ Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN, Centros Poblados - INEI, SERNANP (2015), Monitoreo
61 Su-12 355021 | 8827491 Suelo f & ) ambiental - OEFA (05 al 20 Mayo 2015).
62 SU-13 364744 | 8816076 suelo §
et
0 i S - J O]
[} Al o
331569 341569 351569 361569 371569 381569

8792259
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Anexo G:

Certificados de acreditacion
del laboratorio otorgado por
INACAL.



ertificado = (INALAL

Acreditacion

La Direccién de Acreditaciéon del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por Ley N° 30224, Ley de Creacién del INACAL., y conforme al Reglamento de Organizacién y
Funciones del INACAL, aprobado por DS N° 004-2015-PRODUCE y modificado por DS N° 008-2015-PRODUCE,
OTORGA la presente Renovacion de la Acreditacion a;

NSF ENVIROLAB S.A.C.

En su calidad de Laboratorio de Ensayo

Con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006 Requisitos Generales para
la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracién,
para el alcance de la acreditacién contenido en el formato DA-acr-OSP-17F,
facultandolo a emitir Informes de Ensayo con Valor Oficial.

Sede Acreditada: Av. La Marina N* 3059, distrito de San Miguel, provincia de Lima y departamento de Lima.

Fecha de Renovacion: 30 de agosto de 2014
Fecha de Vencimiento: 30 de agosto de 2018

g .
£ C < /\\\
Registro N° LE - 011 S

r _ : :

Mello Rom
Fecha de emisién: 07 de setiembre de 2015 i - . Augus‘to - ? I
DA-acr-01P-02M Ver. 00 - ~ Director - Direccion de Acreditacion



ertificado (&= INACAL
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Acreditacldn

La Direccidn de Acreditacion del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, en ejarcicio de las
atribucicnes conferidas por Ley N° 30224, Ley de Creacién del INACAL. y conforme al Reglamento de Organizacién y
Funciones del INACAL. aprobado por DS N° 004-2015-FRODUCE y modificado per D8 N°* 008-2015-PRODUCE,
OTORGA la presente Acreditacién a.

AGQ PERU S.A.C.

En su calidad de Laboratorio de Ensayo

Conbase en el cumplimiento de los requisitos establecidos enla norma NTP-ISO/IEC 17025 2006 Requisitos Generales para
la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracidn.
para el alcance de la acreditacidn contenido en el formato DA-acr-05P-17F.
facultandolc a emitir Inforimes de Ensayo con Valor Cficial,

Sede Acreditada: Av Santa Rosa N® 511 distrito de La Perla, Provincia Conatitucional del Callao

Fecha de Acreditacion 11 de julio de 2013
Fecha de Vencimiento: 11 de julio de 20186

{
d L ﬁztc%‘ J
Registro N° LE - 072 7 ‘

- R
Fecha de emlsién. O7 de setiembre de 2015 AW“”““«&%
DA-acr-01P-02M Ver. 00 Director - Direccién de Acre oTis




ertificado (= INacaL

Acreditacion

La Direccién de Acreditacion del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por Ley N° 30224, Ley de Creacién del INACAL, y conforme al Reglamento de Organizacién y
Funciones del INACAL, aprobado por DS N° 004-2015-PRODUCE y modificado por DS N° 008-2015-PRODUCE,
OTORGA la presente Renovacién de la Acreditacion a:

ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY S.A.C.

En su calidad de Laboratorio de Ensayo

Con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006 Requisitos Generales
para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracion,
para el alcance de la acreditacién contenido en el formato DA-acr-O5P-17F,
facultdndolo a emitir Informes de Ensayo con Valor Oficial.

Sede Acreditada: Calle B Mz. C Lt. 40, Urb. Habilitacién Industrial Panamericana Norte,;distx’ito‘ de San Martin de ‘Pérre‘s
provincia de Lima y departamento de Lima. ‘

Fecha de Renovaciéon: 30 de abril del 2014
Fecha de Vencimiento: 30 de abril del 2018

DA

A, Mello
< Director

Registro N° LE - 056 / A [
ugusto Mello Romero
Fecha de emisién: 07 de setiembre de 2015 g sae .

DA-acr-01P-02M Ver. 00 Director - Direccidm
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de Calidad

Acreditacion

La Direccion de Acreditacion del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, en ejercicio de las

atribuciones conferidas por Ley N° 30224, Ley de Creacion del INACAL, y conforme al Reglamento de Organizacién y

Funciones del INACAL, aprobado por DS N° 004-2015-PRODUCE y modificado por DS N° 008-2015-PRODUCE,
OTORGA la presente Renovacion de la Acreditacién a:

INSPECTORATE SERVICES PERUSAC.

En su calidad de Laboratorio de Ensayo

Con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006 Requisitos Generales
parala Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracién,
para el alcance de la acreditacion contenido en el formato DA-acr-O5P-17F,
facultandolo a emitir Informes de Ensayo con Valor Oficial.

Fecha de Renovacion: 02 de junio de 2015
Fecha de Vencimiento: 02 de junio de 2019

A. Mello
Director

Registro N° LE - 031 / A :

ugusto Mello Romero
Fecha de emision: O7 de setiembre de 2015 g ; v
DA-acr-01P-02M Ver. 00 Director - Direccion de Acreditacion
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Anexo H:

Certificados de calibracion de
equipos.



OMEGA PERU S.A

CERTIFICADO DE CALIB}RACIC')N
0252-OP.M-2015

AREA DE METROLOGIA

Solicitante
Direccion
Expediente
Referencia
Instrumento de Medicion
Alcance de Indicacién
Resolucién

Marca

Modelo

Procedencia

Serie

Serie del Electrodo

Método de Calibracion

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Av. Republica de Panama N° 3542 - San Isidro
27214

O/C N° 0000171

MULTIPARAMETRO (EN PARAMETRO DE PH)
0,00 a 14,00 (*)(**)

0,001/0,01/0,1 (*)(**)

Hach Co.

HQ40d

USA

150500000917

151252618031

La calibracién se ha realizado siguiendo el procedimiento PC-OMEGA-001 para la Calibracién de pHmetros

Digitales

Fecha de Calibracion
Lugar de Calibracién
Condiciones Ambientales

19/06/2015

LABORATORIO DE METROLOGIA - OMEGA PERU S A.
Temperatura 22,5C
Humedad Relativa 69 %
Presién Atmosférica 999 mbar

Patrones de Referencia

Los resultados obtenidos tienen trazabilidad a la NIST / IUPAGC

Certificado de Calibracién / N° de Lote

Termémetro Digital - Cole Parmer - Model 90205-01

698809

Material de Referencia Certificado Marca Radiometer pH 4,005 @ 25°C

923-D-K-15184-01-00 2015-04 / C02181

Material de Referencia Certificado Marca Radiometer pH 7,000 @ 25 °C

924-D-K-15184-01-00 2015-04 / C02183

Material de Referencia Certificado Marca Radiometer pH 10,012 @ 25°C

925-D-K-15184-01-00 2015-04 / C02182

Resultados
Indicacién (pH) Valor de referencia (pH) Correccion (pH) [ Incertidumbre (pH)
3.99 4.003 0.013 0.0145
6.97 7.008 0.038 0.0115
10.00 10.037 0.037 0.0145

Nota: Los resultados de Calibracion del medidor de pH estan dados a la temperatura de referencia de 22.5 °C
Incertidumbre
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicién que resulta de multiplicar la incertidumbre
estandar por el factor de cobertura k=2. La incertidumbre fue determinada segun la "Guia para la expresion de la incertidumbre en la Medicion".
Generalmente , el valor de la magnitud estd dentro del intervalo de los valores determinados con la incertidumbre expandida con una
probabilidad de aproximadamente 95 %.
Observaciones
- Los resultados del presente documento, son validos dnicamente para el objeto calibrado y se refieren al momento y a las condiciones en que
fueron ejecutadas las mediciones, al solicitante le corresponde definir la frecuencia de calibracion en funcidén al uso, conservacion y
mantenimiento del instrumento de medicion.
- Con fines de identificacién de condicion de calibrado se ha colocado una etiqueta autoadhesiva
(*) Indicado en el manual de instrucciones del fabricante
(**) Unidades de pH
-Los resultados corresponden al promedio de 3 mediciones

19/06/2015

Fecha de Emision Responsable del Area de Metrologia

Sello

Realizado por:

@ma VALDERRAMA C.
MEGA PERU S.A.
ea de Metrologia

(X CAMARENAF.
CiP-088393
Jefe de Servicio Técnico
CMECA PERU S.A.

HC-OP.M-001 Pag 1/1

Prohibida su reproduccion total o parcial de este documento
Av. Mcal. Oscar R. Benavides N° 1986 - 101 (antes Av. Colonial) Lima 1, PERU
Telfs.: 336-6523 » 651-8790 Fax: 651-8788
e-mail: metrologia@omeaaneru.com.ne




OMEGA PERU 35.A. CERTIFICADO DE CALIBRACION

A A A A A A A A
R R R N R R :
0253-OP.M-2015
AREA DE METROLOGIA

Solicitante ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Direccion Av. Republica de Panama N° 3542 - San Isidro
Expediente 27214
Referencia O/C N° 0000171

Instrumento de Medicién
Alcance de Indicacién

MULTIPARAMETRO (EN PARAMETRO DE CONDUCTIVIDAD)
0 pS/cm a 19.99 uS/cm; 20 pS/cm a 199.9 pS/cm; 200 pS/cm a 1999
pS/cm; 2.00 mS/cm a 19.99 mS/cm; 20.0 mS/cm a 199.9 mS/cm (*)

Resolucién 0,01 uS/cm / 0,1 uS/cm /1 uS/cm /0,01 mS/cm / 0,4 mS/cm (*)
Marca Hach Co.

Modelo HQ40d

Procedencia USA

Serie 150500000917

Serie del Sensor 151422587014

Método de Calibracion
La calibracién se ha realizado siguiendo el procedimiento PC-OMEGA-002 para la Calibracién de
Conductimetro.

Fecha de Calibracion
Lugar de Calibracion
Condiciones Ambientales

19/06/2015
LABORATORIO DE METROLOGIA - OMEGA PERU S A.

Temperatura 22°C
Humedad Relativa 69 %
Presion Atmosférica 998 mbar

Patrones de Referencia

Los resultados obtenidos tienen trazabilidad al SI de Unidades

Certificado de Calibracién / N° de Lote

Termémetro Digital - Cole Parmer - Model 90205-01

698809

Material de Referencia Certificado Marca Radiometer 1408 uS/cm @ 25 °C

912 D-K-15184-01-00 2015-03 / C02171

Material de Referencia Certificado Marca Radiometer 12,85 mS/cm @ 25 °C 921 D-K-15184-01-00 2015-03 / C02179

Resultados
Indicacion Valor de referencia Correccion Incertidumbre
1337 pS/cm 1343 uS/icm 6 pSfcm - 9.60 pSicm
12.10 mS/cm 12.24 mS/cm 0.14 mS/cm 0.047 mS/cm

Nota: Los resultados estan dados a la temperatura de referencia de 22.6 °C
Incertidumbre
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicién que resulta de multiplicar la
incertidumbre estandar por el factor de cobertura k=2. La incertidumbre fue determinada segun la "Guia para la expresion de la
incertidumbre en la Medicion". Generalmente , el valor de Ia magnitud esta dentro del intervalo de los valores determinados con la
incertidumbre expandida con una probabilidad de aproximadamente 95 %.

Observaciones

- Los resultados del presente documento, son vélidos Gnicamente para el objeto calibrado y se refieren al momento y a las
condiciones en que fueron ejecutadas las mediciones, al solicitante le corresponde definir la frecuencia de calibracion en funcién
al uso, conservacion y mantenimiento del instrumento de medicion.

- Con fines de identificacién de condicion de calibrado se ha colocado una etiqueta autoadhesiva.

(*) Indicado en el manual de instrucciones del fabricante.

19/06/2015

Sello

Fecha de Emision Responsable del Area de Metrologia

Realizado por:

7 A )

| KESPONSABLE }* S

N /</ Ing. FELIX CAMARENAF.
T CIP 088393

e Jefe de Servicio Técnico
OMEGA PERU S.A.

HC-OP.M-002 Pag 1/1

Prohibida su reproduccion total o parcial de este documento
Av. Mcal. Oscar R. Benavides N° 1986 - 101 (antes Av. Colonial) Lima 1, PERU
: Telfs.: 336-6523 » 651-8790 Fax: 651-8788
e-mail: metroloaia@omeaapneru.com.ne




QMEGA PERUSA. " -~ " g auiras

"~ " CONSTANCIA DE VERIFICACION
o0 Toroest o e oo i O DEZERD-

ST @Y Mediante el presente documento se deJa constancia-que OMEGA PERU S.A. ha
SET et reallzado la Verificacion de Zero del siguiente instrumento:
Ck ‘\,'.7” . SR ‘Equipo : MEDIDOR:MULTIPARAMETRO
R e P _ Marca : Hach'Co.
O ) ' Modelo 3 HQ40d
- ‘ : Serie : 150500000917
= € : Medicion . Oxigeno Disuelto
P = \ Sensor : LDO10103
- Pe’ Serie : 151272597009
Cliente — : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION
AMBIENTAL

P C Soluciones de Verificacion empleada: '
QO o ~Solucién Sulfito de Sodio Na, SO;-Cat. H-19501 A, Lote A3252, Exp Sep 17

__ Ad ‘Metodologia empleada:
L2 : e —Se prepar6-100ml-de solucién de sulfito_de-sodio al 20%,” que-se obtiene al dlsolver 20
= grms. de sulfito de sodio anhidro.en 100 ml. de agua desmineralizada.

e "Se realiz6 la'Verificacion siguiendo el método recomendado por-el fabricante-en el manual
del'equipo.

Resultados:
Luego del mantenimiento preventivo del equipo se efectud la Verificacion, -de acuerdo a:

Valor esperado ~‘Valor leido
0.00 mg/L 0.10 mg/L

Temperatura de la‘muestra: 22.3 °C
Valor de oxigeno disuelto compensado por el equipo a 25°C

FECHA DE VERIFICACION - 15 de Junio del 2015>

o.P = Vigencia de Verificacion: 1 afo

Elaborado por: Ing. Félix Camarena Farfan.

- TR — e ~ — Ing. FELIX CA ,

¥ _ge " nek CIP. 088393~
o o A = P T i Jefe de Servicio Técnico.

ol O S ‘ : OMEGA PERU s.A.

o)

Av Mcal OscarR Benawdes N° 1986 Int. 101 e lea1 Peru Telfs 651-8794 0651 8795 Fax: 651-8788 i
neL A & ) e-mail: serwcm@omegaperu com.pe .



Sedium Suifite, Anhydrous, Granular

s
2

WACHON

FIHZ CrCMIGALD™

Certificate of Analysis

Meets ACS Reagent Chemical Requirements,

S NI

N

JLkI’CDIJ ALCE MATERIALS

Material No.: 8064-20

Batch No.: 0000051358
Manufactured Date:2013/01/22
Retest Date: 2018/01/21

Test Specification Result
ACS - Assay (M3 >=G8.0%H 98.0
ACS - Chigrice {CD) <=0,032% < 0.01
ACS - Free Acid Passes Tust P
ACS - Heavy Matals {as Pb) <= 0.001 ¥ < 0.001
ACS - Tron (Fe) <= 0.001 ¥ < 0,001
ACS - Titrahlg Free Base (meqfg) <ez 0,03 < .01
ACS - Insoluble Matter <= D.005 ¥ < 0.001
ACS - Sofubsility Pasyms Test PT

Fer Laboratory, Research or Manufacturing Use
appearance {fina, white, free-flowing crystalline granules)

Country of Origla: I
Packaglng Site: Paris Mfg Cir & DC

Hach Itam = 16301 A
Lot A3232
Exp: Datz 32p 2017

For questlons on this Certlf‘ca!e of Analysis please contact Technlcal Servl:es at 855 282. 6867 or +1 6]0 573. 2600
Avantor ™ Performance Materials Inc.
3477 Corporate Parkway. Suite #200. Center Valley, PA 18034. U.S.A. Phone: 610.573.2600 . Fax: 610.573.2610



ISO 9001 Certified

TEST CERTIFICATE

for the
MODEL NUMBER
HQ40d
SERIAL NUMBER DATE TESTED
150500000917 5/27/2015
Minimum Maximum
Limit Limit Actual
KEYPAD TEST PASS
DISPLAY TEST PASS
PROBE RECOGNITION PASS
BATTERY ON CURRENT 0.001 A 0.12 A 0.016 A
BATTERY OFF CURRENT 0.000 A .0002 A -1.87E-5 A

Test equipment used for the verification of Hach manufactured instruments is calibrated using
standards traceable to National Institute of Standards and Technology (NIST) standards. Where
such standards do not exist, the basis for calibration is documented.

TEST CERTIFICATE, part of document 11226-20-HQ0001

FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND

ORDERING:

In the U.S.A. —Call toll-free 800-227-4224

Outside the U.S.A. — Contact the HACH office or distributor serving you.
On the Worldwide Web — www.hach.com; E-mail techhelp@hach.com

HACH COMPANY
WORLD

HEADQUARTERS

Telephone: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932




CALIBRATION TEST CERTIFICATE — Page 1 of 1 — pH Probe

Model Serial Number Date-time Result
PHC20103 151252618031 5/5/2015 PASS

Tested characteristic Min Max Value

Probe recognition PASS
Physical inspection PASS
Reference temperature (°C) 15 30 20.35 | PASS
Diff. temperature probe vs ref. (°C) -0.3 3 -0.21 | PASS
Calibration temperature (°C) 15 35 20.56 | PASS
Temperature homogeneity (°C) -1 1 0.0082 | PASS
pH 4 reading (mV) 154 199 171.0 | PASS
pH 7 reading (mV) -18 18 3.41 | PASS
pH 10 reading (mV) -199 -154 -167.55 | PASS
Slope (mV) at ambient temp. -61.08 -55.46 -55.91 | PASS
Slope (mV) adjusted to 25°C -62.0 -56.3 -56.76 | PASS
Slope (%) 95 102.5 95.94% | PASS
Response time (pH 7-4 Toso, sec) 0 20 0.37 | PASS
Response time (pH 7-10 Toso; sec) 0 20 1.11 | PASS
pH 4 Stabilization Time (sec) 0 40 11.47 | PASS
pH 7 Stabilization Time (sec) 0 40 8.90 | PASS
pH 10 Stabilization Time (sec) 0 40 11.83 | PASS

Nominal Type Batch number

Buffer 1 4.005 +0.010 at 25°C pH4 See note
Buffer 2 7.000 +£0.010 at 25°C pH7 See note
Buffer 3 10.000 +£0.010 at 25°C PH10 See note

The quality control test criteria listed above ensures superior electrode performance over
the warranted life of the probe when proper storage, calibration, and usage instructions
published in the product manual are followed.

The pH standard buffers used during probe testing and initial factory calibration are
certified by an accredited independent organization as to their pH value, their uncertainty
(k =2), and are completely traceable to primary standards. IntelliCAL™ probe
temperature accuracy is a comparative measurement versus a temperature measurement
device that has been calibrated and certified by an accredited external agency.

For Technical Service, Price Information and Ordering in the U.S.A. call toll-free 800-
227-4224. Outside the U.S.A. contact the Hach Office or Distributor serving you. On
the Worldwide Web visit www.hach.com; E-mail: techhelp@hach.com.




ISO 9001 Certified

TEST CERTIFICATE
For the Conductivity Probe

Model Serial Number Date Quality Check
CDC40103 151422587014 5/22/2015 PASS
Tested Characteristic Min Max Value
Probe Recognition PASS
Physical Inspection PASS
Reference Temperature (°C) 15 30 21.84 PASS
Diff. Temperature probe vs ref. (°C) -0.3 0.3 0.02 PASS
Calibration Temperature (°C) 15 35 21.87 PASS
Cell Constant (cm-1) 0.37 0.44 0.39 PASS
Nominal Type
Standard 1 1000 uS @25°C NaCl

Test equipment used for the verification of Hach manufactured instruments is calibrated using standards traceable to
National Institute of Standards and Technology (NIST) standards. Where such standards do not exist, the basis for

calibration is documented.

FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:
In the U.S.A. —Call toll-free 800-227-4224
Outside the U.S.A. — Contact the HACH office or distributor serving you.
On the Worldwide Web — www.hach.com; E-mail techhelp@hach.com

HACH COMPANY

WORLD HEADQUARTERS
Telephone: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932




ISO 9001 Certified

TEST CERTIFICATE
For the LDO and LBOD Probe

Serial Number Model Number Sensor Cap Lot Date
151272597009 LDO10103 5061 5/7/2015
CHARACTERISTIC STANDARD RESULT
Physical Inspection
Pass/Fail PASS

Probe Recognition
Verification of probe’s communication function Pass/Fail PASS

% Saturation Reading

At 100% air saturated water after calibration 99% - 101% 100.00
Slope
Multiplier used for calibrating the probe 75-1.25 0.99

Reference Temperature Reading
Temperature measured by reference instrument - 21.91

Probe Temperature Reading
Must be within +/- 0.3C of reference reading. - 22.08

Reference Pressure in mbar
Pressure measured by reference instrument - 843.60

Probe Pressure in mbar
Must be within +/- 4 mbar of reference reading - 847.03

Test equipment used for the verification of Hach manufactured instruments is calibrated using standards traceable to
National Institute of Standards and Technology (NIST) standards. Where such standards do not exist, the basis for
calibration is documented.

FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING: HACH COMPANY
In the U.S.A. —Call toll-free 800-227-4224 WORLD HEADQUARTERS
Outside the U.S.A. — Contact the HACH office or distributor serving you. Telephone: (970) 669-3050

On the Worldwide Web — www.hach.com; E-mail techhelp@hach.com FAX: (970) 669-2932




OMEGA PERU $.A

CERTIFICADO DE CALIBRA_CION

o A A A A A A A
PRI R R R R R R N :
0254-OP.M-2015
AREA DE METROLOGIA

Solicitante ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Direccion Av. Republica de Panama N° 3542 - San Isidro
Expediente 27214
Referencia O/C N° 0000171

Instrumento de Medicion
Alcance de Indicacion

MULTIPARAMETRO (EN PARAMETRO DE PH)
0,00 a 14,00 (*)(**)

Resolucion 0,001/0,01/0,1 (*)(**)
Marca Hach Co.

Modelo HQ40d

Procedencia USA

Serie 150500000922

Serie del Electrodo 151242617031

Método de Calibracion

La calibracion se ha realizado siguiendo el procedimiento PC-OMEGA-001 para la Calibracién de pHmetros
Digitales

Fecha de Calibracion
Lugar de Calibracion
Condiciones Ambientales

19/06/2015
LABORATORIO DE METROLOGIA - OMEGA PERU S A.

Temperatura 21°C
Humedad Relativa 67 %
Presion Atmosférica 996 mbar

Patrones de Referencia

Los resultados obtenidos tienen trazabilidad a la NIST / [UPAC
Termémetro Digital - Cole Parmer - Model 90205-01
Material de Referencia Certificado Marca Radiometer pH 4,005 @ 25 °C
Material de Referencia Certificado Marca Radiometer pH 7,000 @ 25 °C
Material de Referencia Certificado Marca Radiometer pH 10,012 @ 25 °C

Certificado de Calibracion / N° de Lote
698809
923-D-K-15184-01-00 2015-04 / C02181
924-D-K-15184-01-00 2015-04 / C02183
925-D-K-15184-01-00 2015-04 / C02182

Resultados :
Indicacion (pH) Valor de referencia (pH) Correccion (pH). [ Incertidumbre (pH)
4.01 4.002 -0.008 0.0145
7.01 7.009 -0.001 0.0115
10.03 10.040 0.010 0.0145

Nota: Los resultados de Calibracién del medidor de pH estan dados a la temperatura de referencia de 22.2 °C

Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicién que resulta de multiplicar la incertidumbre
estandar por el factor de cobertura k=2. La incertidumbre fue determinada segun la "Guia para la expresion de la incertidumbre en la Medicidn".
Generalmente , el valor de la magnitud esta dentro del intervalo de los valores determinados con la incertidumbre expandida con una
probabilidad de aproximadamente 95 %.

Observaciones

- Los resultados del presente documento, son vélidos tnicamente para el objeto calibrado y se refieren al momento y a las condiciones en que
fueron ejecutadas las mediciones, al solicitante le corresponde definir la frecuencia de calibracién en funcién al uso, conservacion y
mantenimiento del instrumento de medicion.

- Con fines de identificacién de condicion de calibrado se ha colocado una etiqueta autoadhesiva
(*) Indicado en el manual de instrucciones del fabricante

(**) Unidades de pH

-Los resultados corresponden al promedio de 3 mediciones

19/06/2015

Responsable del Area de Metrologia

Sello

Fecha de Emision

Realizado por:

Eor MAC.

VIEGA PERU S.A.
82 de Metrologia

€. Lhi PEAM ARENAE,
CiR. (88393

Jefe de Servicio Técnico
OMEGA PERU S.A.
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OMEGA PERU $.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACION
0255-OP.M-2015

AREA DE METROLOGIA

Solicitante ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Direccion Av. Republica de Panama N° 3542 - San Isidro
Expediente 27214
Referencia O/C N° 0000171

Instrumento de Medicién
Alcance de Indicacion

MULTIPARAMETRO (EN PARAMETRO DE CONDUCTIVIDAD)
0 pS/icm a 19.99 pS/cm; 20 pS/cm a 199.9 uS/cm; 200 pS/cm a 1999
uS/cm; 2.00 mS/cm a 19.99 mS/cm; 20.0 mS/cm a 199.9 mS/cm (*)

Resolucion 0,01 yS/ecm / 0,1 pS/cm /1 pS/cm /0,01 mS/cm / 0,1 mS/cm (*)
Marca Hach Co.

Modelo :  HQ40d

Procedencia : USA

Serie : 150500000922

Serie del Sensor 151142587014

Método de Calibracion

La calibracién se ha realizado siguiendo el procedimiento PC-OMEGA-002 para la Calibraciéon de
Conductimetro.

Fecha de Calibracion
Lugar de Calibracion
Condiciones Ambientales

19/06/2015
LABORATORIO DE METROLOGIA - OMEGA PERU S.A.

Temperatura 21°C
Humedad Relativa 67 %
Presion Atmosférica 996 mbar

HC-OP.M-002

Patrones de Referencia

Los resultados obtenidos tienen trazabilidad al S| de Unidades
Termémetro Digital - Cole Parmer - Model 90205-01
Material de Referencia Certificado Marca Radiometer 1408 uS/cm @ 25 °C
Material de Referencia Certificado Marca Radiometer 12,85 mS/cm @ 25 °C

Certificado de Calibracién / N° de Lote
698809
912 D-K-15184-01-00 2015-03 / C02171
921 D-K-15184-01-00 2015-03 / C02179

Resultados
Indicacion Valor de referencia Correccion Incertidumbre
1341 pS/icm 1338 pSicm -3 uSfem - 7.47 uS/cm
12.23 mS/cm 12.22 mS/cm -0.01 mS/cm 0.066 mS/cm
Nota: Los resultados estan dados a la temperatura de referencia de 22.4 °C
Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicién que resulta de multiplicar la
incertidumbre estandar por el factor de cobertura k=2. La incertidumbre fue determinada segun la "Guia para la expresién de la
incertidumbre en la Medicién". Generalmente , el valor de la magnitud esta dentro del intervalo de los valores determinados con la
incertidumbre expandida con una probabilidad de aproximadamente 95 %.

Observaciones .

- Los resultados del presente documento, son vélidos dnicamente para el objeto calibrado y se refieren al momento y a las
condiciones en que fueron ejecutadas las mediciones, al solicitante le corresponde definir la frecuencia de calibracién en funcién
al uso, conservacion y mantenimiento del instrumento de medicién.

- Con fines de identificacién de condicion de calibrado se ha colocado una etiqueta autoadhesiva.

(*) Indicado en el manual de instrucciones del fabricante.

Sello Fecha de Emisién 19/06/2015

Responsable del Area de Metrologia

Realizado por:

7 Ing. FELIX CAMARENA F.
CIP. 088393
Jefe de Servicio Técnica
OMEGA PERU 8.4,
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,@MEGA PERU S et O e

~OTon CONSTANCIA DE VERIFICACION

w'&‘é'ﬁ“‘ Median‘téz‘el presente documento “se deja constancia que OMEGA PERU SA ha*

S P SerY Tealizado la Verlflcamon de Zero del siguiente instrumento:

A\ 2 Fm o D [ 3

""( & B BT e Euige : MEDIDOR MULTIPARAMETRO

el i~ Marca " Hach Co. : :
) L Modelo 3 HQ40d

y o Pe Serie 1 ~©~150500000922.

. \nes Medicion . . ‘Oxigeno Disuelto

BT e P o0 T S Sensor 2 _LBO10103 et

% % A Serie : 151352598010

B : <~ - Cliente X ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION

AMBIENTAL

B Soluciones de Ver|f|ca0|on empleada: )
VS e Solucmn Sulfito de Sodio Na, SO;-Cat. H-19501 A, Lote A3252, Exp. Sep 17

“Metodologia empleada: - o< c ~eOF
e —Se preparé '100ml-de solucién de sulflto de sodio al-20%," que se 'obtiene /al disolver 20
grms. de sulfito de sodio anhidro en 100 ml. de agua desmlneralizada.

e 'Se realizé la Verificacion siguiendo el método recomendado por el fabricante-en el manual
del'equipo.

Resultados:
Luego del mantenimiento preventivo del equipo se efectu¢ la Verificacion,de acuerdo-a:

Valor esperado Valor leido
0.00 mg/L 0.18 mg/L

Temperatura de la muestra: 22:8 °C
Valor de oxigeno disuelto compensado por el equipo a 25°C

FECHA DE VERIFICACION : 15 de Junio del 2015.
) O 2 ‘Vigencia‘de Verificacion: 1-afio
Elaborado por: Ing. Félix Camarena Farfan.
\“.

o o o = e € . » Ing. FELIX CAMARENA F.
Sect S C C CIP. 088393, -
s¥ 8 o 5 & 7 / Jefede Servicio Técnico
N Y 2 » | OMEGA PERU S:A.
Q¢ ‘ |

= & ’ Av Mcal OscarR Benawdes N°1986 Int. 101 ‘o L|ma1 Pert Telfs 651-8794-651 -8795- Fax: 651-8788
e” i - i ma|l servucw@omegaperu com. pe ‘ ;

N — L. o



Sadlum Sulfite, Anhydrous, Granular
AR® (ACS)

Certificate of Analysis

Meets ACS Reagent Chemicai Reguirements,

7 w Jh[ ST

DLERFCRMANCE MATERIALS

Material No.:8064-20

Batch No.: 6000051358
Manufactured Date:2013/01/22
Retest Date: 2018/01/21

Test Specification Result
ACS ~ Assay (NSO >= G308 98.9
ACS - Chioride (Ch 02 % < 0.01
ACS - Free Acid Passes Test P
ACS - Heavy Matals {33 Pb) <= 0.001 ¥ < 0.001
ACS - lron (Fe) <= 0.001 ¥ < 0,001
ACS = Titrahls Free Base (meq/q) <= 003 < (.01
ACS - Insoluble Matter <= D.00S5 % < 0.001
ACS - Sciubility Pasyes Test PT

For Laboratory, Research or Manufacturing Use
Appearance {fina. white, free-flowing crystaliine granules)

Country of Origin: IT
Packaglng Site: Paris Mfg Ctr & DC

Hach Ttam # 18301 &
Lot A3232
Exp: Datz 820 2017

For ques[lons on thls Certificate of Analysls please contact Technlca Servlces al 855 282 6867 or +1 GID 573. 260
Avantor ™ Performance Materials Inc.
3477 Corporate Parkway. Suite #200. Center Valley, PA 18034. U.S.A. Phone: 610.573.2600 . Fax: 610.573.2610



ISO 9001 Certified

TEST CERTIFICATE

for the
MODEL NUMBER
HQ40d
SERIAL NUMBER DATE TESTED
150500000922 5/27/2015
Minimum Maximum
Limit Limit Actual
KEYPAD TEST PASS
DISPLAY TEST PASS
PROBE RECOGNITION PASS
BATTERY ON CURRENT 0.001 A 0.12 A 0.0093 A
BATTERY OFF CURRENT 0.000 A 0002 A 2.99E-5 A

Test equipment used for the verification of Hach manufactured instruments is calibrated using
standards traceable to National Institute of Standards and Technology (NIST) standards. Where
such standards do not exist, the basis for calibration is documented.

TEST CERTIFICATE, part of document 11226-20-HQ0001

FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND HACH COMPANY

ORDERING:

In the U.S.A. —Call toll-free 800-227-4224
Outside the U.S.A. — Contact the HACH office or distributor serving you. Telephone: (970) 669-3050
On the Worldwide Web — www.hach.com; E-mail techhelp@hach.com FAX: (970) 669-2932

WORLD
HEADQUARTERS




CALIBRATION TEST CERTIFICATE - Page 1 of 1 — pH Probe

Model Serial Number Date-time Result
PHC20103 151242617031 5/4/2015 PASS

Tested characteristic Min Max Value

Probe recognition PASS
Physical inspection PASS
Reference temperature (°C) 15 30 20.56 | PASS
Diff. temperature probe vs ref. (°C) -0.3 3 -0.03 | PASS
Calibration temperature (°C) 15 35 20.58 | PASS
Temperature homogeneity (°C) -1 1 0.0082 | PASS
pH 4 reading (mV) 154 199 171.6 | PASS
pH 7 reading (mV) -18 18 0.092 | PASS
pH 10 reading (mV) -199 -154 -171.02 | PASS
Slope (mV) at ambient temp. -61.08 -55.47 -56.59 | PASS
Slope (mV) adjusted to 25°C -62.0 -56.3 -57.44 | PASS
Slope (%) 95 102.5 97.09% | PASS
Response time (pH 7-4 Toso, sec) 0 20 0.39 | PASS
Response time (pH 7-10 Toso; sec) 0 20 0.39 | PASS
pH 4 Stabilization Time (sec) 0 40 10.52 | PASS
pH 7 Stabilization Time (sec) 0 40 3.37 | PASS
pH 10 Stabilization Time (sec) 0 40 5.23 | PASS

Nominal Type Batch number

Buffer 1 4.005 £0.010 at 25°C pH4 See note
Buffer 2 7.000 £0.010 at 25°C pH7 See note
Buffer 3 10.000 +0.010 at 25°C PH10 See note

The quality control test criteria listed above ensures superior electrode performance over
the warranted life of the probe when proper storage, calibration, and usage instructions
published in the product manual are followed.

The pH standard buffers used during probe testing and initial factory calibration are
certified by an accredited independent organization as to their pH value, their uncertainty

(k =2), and are completely traceable to primary standards. IntelliCA

probe

temperature accuracy is a comparative measurement versus a temperature measurement
device that has been calibrated and certified by an accredited external agency.

For Technical Service, Price Information and Ordering in the U.S.A. call toll-free 800-
227-4224. Outside the U.S.A. contact the Hach Office or Distributor serving you. On

the Worldwide Web visit www.hach.com; E-mail: techhelp@hach.com.




ISO 9001 Certified

TEST CERTIFICATE
For the Conductivity Probe

Model Serial Number Date Quality Check
CDC40103 151142587014 4/24/2015 PASS
Tested Characteristic Min Max Value
Probe Recognition PASS
Physical Inspection PASS
Reference Temperature (°C) 15 30 21.28 PASS
Diff. Temperature probe vs ref. (°C) -0.3 0.3 0.14 PASS
Calibration Temperature (°C) 15 35 21.42 PASS
Cell Constant (cm-1) 0.37 0.44 0.40 PASS
Nominal Type
Standard 1 1000 uS @25°C NaCl

Test equipment used for the verification of Hach manufactured instruments is calibrated using standards traceable to
National Institute of Standards and Technology (NIST) standards. Where such standards do not exist, the basis for

calibration is documented.

FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:

In the U.S.A. —Call toll-free 800-227-4224

Outside the U.S.A. — Contact the HACH office or distributor serving you.
On the Worldwide Web — www.hach.com; E-mail techhelp@hach.com

HACH COMPANY

WORLD HEADQUARTERS
Telephone: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932




ISO 9001 Certified

TEST CERTIFICATE
For the LDO and LBOD Probe

Serial Number Model Number Sensor Cap Lot Date
151352598010 LDO10103 5068 5/15/2015

CHARACTERISTIC STANDARD RESULT

Physical Inspection
Pass/Fail PASS

Probe Recognition

Verification of probe’s communication function Pass/Fail PASS
% Saturation Reading

At 100% air saturated water after calibration 99% - 101% 100.00
Slope

Multiplier used for calibrating the probe 75-1.25 1.02
Reference Temperature Reading

Temperature measured by reference instrument - 21.90
Probe Temperature Reading

Must be within +/- 0.3C of reference reading. - 21.93
Reference Pressure in mbar

Pressure measured by reference instrument - 837.70
Probe Pressure in mbar

Must be within +/- 4 mbar of reference reading - 840.39

Test equipment used for the verification of Hach manufactured instruments is calibrated using standards traceable to
National Institute of Standards and Technology (NIST) standards. Where such standards do not exist, the basis for

calibration is documented.

FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:

In the U.S.A. —Call toll-free 800-227-4224

Outside the U.S.A. — Contact the HACH office or distributor serving you.
On the Worldwide Web — www.hach.com; E-mail techhelp@hach.com

HACH COMPANY

WORLD HEADQUARTERS
Telephone: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932
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CUERPOS LOTICOS

PUNTO DE LONGITUD

MUESTREO ESPECIE ES‘I('nAql;ln[))AR PESO (g9)
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 44,8 1,8
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 46 1,7
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 44,25 1,8
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 41 14
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 48 1,9
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 39,4 11
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 36,5 1
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 41,6 1,2
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 38,5 1
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 40,4 11
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 35,8 0,8
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 33,25 0,6
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 36,7 0,8
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 31,4 0,6
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 32,6 0,8
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 31,2 0,6
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 25,3 0,3
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 32,2 0,6
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 22,5 0,2
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 18,6 0,1
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 21,8 0,2
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 19 0,1
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 16 0,1
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 17,8 0,1
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 20,7 0,1
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 17,7 0,1
HB-RBL-14 |Oncorhynchus mykiss 17,7 0,1
HB-RBL-14 |Trichomycterus sp. 36 0,6
HB-RBL-14 |Trichomycterus sp. 37,3 0,7
HB-RBL-14 |Trichomycterus sp. 14,9 0,05
HB-RBL-14 |Trichomycterus sp. 46,3 1,2
HB-RBL-14 |Trichomycterus sp. 39 1
HB-RBL-14 |Orestias agassii complex 13,2 0,05
HB-RBL-14 |Orestias aff. empyraeus 33,85 0,9
HB-RBL-14 |Orestias aff. empyraeus 26,9 0,5




CUERPOS LENTICOS

PUNTO DE LONGITUD

MUESTREO ESPECIE ESTANDAR (mm) PESO(@
HB-LAO-03 |Trichomycterus sp. 29,4 0,4
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 26,8 0,4
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 24,2 0,3
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 25 0,4
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 24,25 0,3
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 24,9 0,4
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 29,6 0,6
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 21,5 0,2
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 23,2 0,3
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 28,3 0,5
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 21,8 0,2
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 30,2 0,5
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 24,4 0,2
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 21 0,2
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 18,4 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 17,2 0,4
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 25,5 0,4
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 22,8 0,2
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 20 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 21,2 0,2
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 19 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 22,2 0,2
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 19,8 0,2
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 19 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 18,1 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 16,5 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 20,6 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 17,6 0,2
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 15,8 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 13,2 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 13,1 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 13,8 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 13,8 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 13 0,1
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 10,8 0,05
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 10,2 0,05
HB-LAO-03 |Orestias agassii complex 11,4 0,05
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 21,8 0,3
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 18,8 0,2
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 21 0,3
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 22,9 0,3
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 21,1 0,3
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 23 0,3
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 19,6 0,2
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 26,7 0,4
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 18,7 0,1
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 21,2 0,2
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 20,8 0,2
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 17,9 0,1
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 22,3 0,2
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 18,2 0,1
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 15,5 0,1
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 21,5 0,2
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 14,9 0,05
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 15,8 0,1
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 16,9 0,1
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 16 0,1
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 13,5 0,05
HB-LPU-04 |Orestias agassii complex 12,8 0,05




Orestias agassii complex
AR : T

Orestias aff. empyraeus

Oncorhynchus mykiss

Trichomycterus sp.









