
Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-8
17/05/2023 11:18:24 p. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

17/05/2023 11:18 
p. m.

Calibración
0.16 dB 0.11 dB17/05/2023 11:37 

p. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 17/05/2023 11:18:24 p. m. - 17/05/2023 11:33:25 
p. m.

LAeq
65.4 dB

Leyenda
Valor

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F601000001D2

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.417/05/2023 11:33:25 

p. m.
17/05/2023 11:18:24 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

65.4

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.817/05/2023 11:20:01 

p. m.
17/05/2023 11:18:24 

p. m.
62.417/05/2023 11:21:22 

p. m.
17/05/2023 11:20:34 

p. m.
62.417/05/2023 11:24:08 

p. m.
17/05/2023 11:21:59 

p. m.
62.617/05/2023 11:27:07 

p. m.
17/05/2023 11:25:02 

p. m.
62.317/05/2023 11:33:01 

p. m.
17/05/2023 11:28:31 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:11:09
5

62.4

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
64.717/05/2023 11:20:33 

p. m.
17/05/2023 11:20:00 

p. m.
73.517/05/2023 11:21:57 

p. m.
17/05/2023 11:21:22 

p. m.
64.017/05/2023 11:25:01 

p. m.
17/05/2023 11:24:08 

p. m.
68.917/05/2023 11:28:31 

p. m.
17/05/2023 11:27:07 

p. m.
71.217/05/2023 11:33:24 

p. m.
17/05/2023 11:33:02 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:03:47
5

69.3

Todos los marcadores

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F601000001D2

ReportId



0
65.4

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F601000001D2

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-8
19/05/2023 11:57:04 p. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

19/05/2023 11:56 
p. m.

Calibración
0.43 dB 0.42 dB20/05/2023 12:15 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 19/05/2023 11:57:04 p. m. - 20/05/2023 12:12:05 
a. m.

LAeq
63.4 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M23F601000001DB

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.420/05/2023 12:12:05 

a. m.
19/05/2023 11:57:04 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

63.4

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.019/05/2023 11:57:29 

p. m.
19/05/2023 11:57:04 

p. m.
61.720/05/2023 12:06:49 

a. m.
19/05/2023 11:57:59 

p. m.
61.820/05/2023 12:10:33 

a. m.
20/05/2023 12:08:00 

a. m.
61.720/05/2023 12:12:04 

a. m.
20/05/2023 12:11:10 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:12:42
4

61.7

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.819/05/2023 11:57:58 

p. m.
19/05/2023 11:57:28 

p. m.
69.920/05/2023 12:07:58 

a. m.
20/05/2023 12:06:48 

a. m.
64.020/05/2023 12:11:11 

a. m.
20/05/2023 12:10:34 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:02:17
3

68.0

0
63.4

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M23F601000001DB

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-8
20/05/2023 11:51:52 p. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

20/05/2023 11:51 
p. m.

Calibración
0.42 dB 0.37 dB21/05/2023 12:10 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 20/05/2023 11:51:52 p. m. - 21/05/2023 12:06:53 
a. m.

LAeq
64.4 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M23F6010000029B

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
64.421/05/2023 12:06:53 

a. m.
20/05/2023 11:51:52 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

64.4

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.120/05/2023 11:56:58 

p. m.
20/05/2023 11:51:52 

p. m.
61.720/05/2023 11:59:57 

p. m.
20/05/2023 11:57:33 

p. m.
61.821/05/2023 12:03:40 

a. m.
21/05/2023 12:00:42 

a. m.
62.021/05/2023 12:06:52 

a. m.
21/05/2023 12:03:57 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:13:23
4

61.9

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.020/05/2023 11:57:31 

p. m.
20/05/2023 11:56:58 

p. m.
73.921/05/2023 12:00:40 

a. m.
20/05/2023 11:59:55 

p. m.
63.021/05/2023 12:03:56 

a. m.
21/05/2023 12:03:37 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:01:37
3

71.1

0
64.4

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M23F6010000029B

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-8
22/05/2023 12:18:41 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

22/05/2023 12:18 
a. m.

Calibración
0.34 dB 0.42 dB22/05/2023 12:41 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 22/05/2023 12:18:41 a. m. - 22/05/2023 12:33:42 
a. m.

LAeq
63.2 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F60100000203

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.222/05/2023 12:33:42 

a. m.
22/05/2023 12:18:41 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

63.2

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
61.322/05/2023 12:19:00 

a. m.
22/05/2023 12:18:41 

a. m.
61.422/05/2023 12:24:30 

a. m.
22/05/2023 12:19:39 

a. m.
61.522/05/2023 12:26:17 

a. m.
22/05/2023 12:25:18 

a. m.
61.222/05/2023 12:29:34 

a. m.
22/05/2023 12:26:52 

a. m.
61.422/05/2023 12:30:53 

a. m.
22/05/2023 12:29:53 

a. m.
61.322/05/2023 12:32:36 

a. m.
22/05/2023 12:31:00 

a. m.
61.422/05/2023 12:33:41 

a. m.
22/05/2023 12:33:08 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:12:00
7

61.4

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
71.922/05/2023 12:19:39 

a. m.
22/05/2023 12:18:58 

a. m.
63.022/05/2023 12:25:18 

a. m.
22/05/2023 12:24:31 

a. m.
62.822/05/2023 12:26:50 

a. m.
22/05/2023 12:26:16 

a. m.
63.622/05/2023 12:29:54 

a. m.
22/05/2023 12:29:32 

a. m.
61.622/05/2023 12:31:01 

a. m.
22/05/2023 12:30:53 

a. m.
62.622/05/2023 12:33:07 

a. m.
22/05/2023 12:32:34 

a. m.
Total 66.9

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F60100000203

ReportId



Duración total
Contar

00:03:05
6

0
63.2

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F60100000203

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-11
22/05/2023 12:42:20 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

22/05/2023 12:41 
a. m.

Calibración
0.42 dB 0.32 dB22/05/2023 12:58 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 22/05/2023 12:42:20 a. m. - 22/05/2023 12:57:20 
a. m.

LAeq
60.7 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F60100000204

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
60.722/05/2023 12:57:20 

a. m.
22/05/2023 12:42:20 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:00
1

60.7

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
64.822/05/2023 12:44:30 

a. m.
22/05/2023 12:42:20 

a. m.
49.522/05/2023 12:46:26 

a. m.
22/05/2023 12:46:12 

a. m.
68.122/05/2023 12:48:58 

a. m.
22/05/2023 12:47:26 

a. m.
49.822/05/2023 12:50:37 

a. m.
22/05/2023 12:49:49 

a. m.
53.222/05/2023 12:55:52 

a. m.
22/05/2023 12:54:26 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:06:10
5

64.4

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
49.122/05/2023 12:46:11 

a. m.
22/05/2023 12:44:30 

a. m.
49.022/05/2023 12:47:27 

a. m.
22/05/2023 12:46:27 

a. m.
48.822/05/2023 12:49:49 

a. m.
22/05/2023 12:48:59 

a. m.
48.722/05/2023 12:54:26 

a. m.
22/05/2023 12:50:37 

a. m.
48.922/05/2023 12:57:19 

a. m.
22/05/2023 12:55:53 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:08:46
5

48.9

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F60100000204

ReportId



0
60.7

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F60100000204

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-23
17/05/2023 01:12:34 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

Calibración
0.36 dB17/05/2023 01:28 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 17/05/2023 01:12:34 a. m. - 17/05/2023 01:27:35 
a. m.

LAeq
61.5 dB

Leyenda
Valor

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M23F601000001C8

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
61.517/05/2023 01:27:35 

a. m.
17/05/2023 01:12:34 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

61.5

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
52.517/05/2023 01:15:49 

a. m.
17/05/2023 01:12:34 

a. m.
52.417/05/2023 01:18:47 

a. m.
17/05/2023 01:16:35 

a. m.
53.017/05/2023 01:22:55 

a. m.
17/05/2023 01:20:01 

a. m.
51.817/05/2023 01:27:34 

a. m.
17/05/2023 01:24:19 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:11:36
4

52.4

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
71.117/05/2023 01:16:34 

a. m.
17/05/2023 01:15:47 

a. m.
68.317/05/2023 01:20:03 

a. m.
17/05/2023 01:18:46 

a. m.
54.717/05/2023 01:24:18 

a. m.
17/05/2023 01:22:54 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:03:28
3

67.4

0
61.5

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M23F601000001C8

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-23
18/05/2023 11:56:50 p. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

18/05/2023 11:56 
p. m.

Calibración
0.26 dB 0.32 dB19/05/2023 01:19 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 18/05/2023 11:56:50 p. m. - 19/05/2023 12:11:51 
a. m.

LAeq
57.6 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F601000001D7

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
57.619/05/2023 12:11:51 

a. m.
18/05/2023 11:56:50 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

57.6

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
51.918/05/2023 11:57:04 

p. m.
18/05/2023 11:56:50 

p. m.
53.918/05/2023 11:57:38 

p. m.
18/05/2023 11:57:29 

p. m.
59.418/05/2023 11:59:37 

p. m.
18/05/2023 11:58:40 

p. m.
53.919/05/2023 12:00:17 

a. m.
18/05/2023 11:59:38 

p. m.
56.619/05/2023 12:01:40 

a. m.
19/05/2023 12:00:50 

a. m.
53.819/05/2023 12:02:21 

a. m.
19/05/2023 12:01:56 

a. m.
60.419/05/2023 12:03:21 

a. m.
19/05/2023 12:02:40 

a. m.
55.519/05/2023 12:04:49 

a. m.
19/05/2023 12:04:20 

a. m.
51.219/05/2023 12:05:32 

a. m.
19/05/2023 12:05:14 

a. m.
61.919/05/2023 12:11:12 

a. m.
19/05/2023 12:07:49 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:08:05
10

59.8

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F601000001D7

ReportId



49.918/05/2023 11:57:29 
p. m.

18/05/2023 11:57:03 
p. m.

51.018/05/2023 11:58:40 
p. m.

18/05/2023 11:57:38 
p. m.

52.919/05/2023 12:00:32 
a. m.

19/05/2023 12:00:14 
a. m.

50.819/05/2023 12:00:51 
a. m.

19/05/2023 12:00:31 
a. m.

51.319/05/2023 12:01:59 
a. m.

19/05/2023 12:01:41 
a. m.

51.319/05/2023 12:02:40 
a. m.

19/05/2023 12:02:21 
a. m.

51.419/05/2023 12:04:21 
a. m.

19/05/2023 12:03:22 
a. m.

52.019/05/2023 12:05:15 
a. m.

19/05/2023 12:04:50 
a. m.

50.519/05/2023 12:07:50 
a. m.

19/05/2023 12:05:33 
a. m.

51.119/05/2023 12:11:50 
a. m.

19/05/2023 12:11:14 
a. m.

Total

Duración total
Contar

00:07:00
10

51.0

0
57.6

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F601000001D7

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-23
18/05/2023 12:51:51 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

18/05/2023 12:51 
a. m.

Calibración
0.00 dB 0.26 dB18/05/2023 11:56 

p. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 18/05/2023 01:00:44 a. m. - 18/05/2023 01:06:48 
a. m.

LAeq
60.7 dB

Leyenda
Valor

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M23F601000001D6

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
60.718/05/2023 01:06:48 

a. m.
18/05/2023 01:00:44 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:06:03
1

60.7

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
51.518/05/2023 01:01:22 

a. m.
18/05/2023 01:00:44 

a. m.
52.118/05/2023 01:04:24 

a. m.
18/05/2023 01:02:40 

a. m.
52.618/05/2023 01:06:35 

a. m.
18/05/2023 01:04:29 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:04:27
3

52.3

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
66.718/05/2023 01:02:40 

a. m.
18/05/2023 01:01:20 

a. m.
53.118/05/2023 01:04:30 

a. m.
18/05/2023 01:04:24 

a. m.
54.818/05/2023 01:06:47 

a. m.
18/05/2023 01:06:35 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:01:38
3

65.9

0
60.7

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M23F601000001D6

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-23
21/05/2023 01:23:32 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

21/05/2023 01:23 
a. m.

Calibración
0.18 dB 0.35 dB21/05/2023 01:39 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 01:23:32 a. m. - 21/05/2023 01:38:33 
a. m.

LAeq
51.9 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F6010000029F

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
51.921/05/2023 01:38:33 

a. m.
21/05/2023 01:23:32 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

51.9

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
54.021/05/2023 01:24:03 

a. m.
21/05/2023 01:23:32 

a. m.
53.221/05/2023 01:25:30 

a. m.
21/05/2023 01:24:20 

a. m.
52.721/05/2023 01:29:06 

a. m.
21/05/2023 01:25:57 

a. m.
52.121/05/2023 01:30:42 

a. m.
21/05/2023 01:29:20 

a. m.
52.821/05/2023 01:32:37 

a. m.
21/05/2023 01:30:52 

a. m.
50.721/05/2023 01:38:32 

a. m.
21/05/2023 01:32:48 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:13:41
6

52.0

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
50.221/05/2023 01:24:19 

a. m.
21/05/2023 01:24:01 

a. m.
50.121/05/2023 01:25:57 

a. m.
21/05/2023 01:25:30 

a. m.
49.121/05/2023 01:29:20 

a. m.
21/05/2023 01:29:03 

a. m.
49.821/05/2023 01:30:54 

a. m.
21/05/2023 01:30:40 

a. m.
49.821/05/2023 01:32:47 

a. m.
21/05/2023 01:32:38 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:01:25
5

49.9

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F6010000029F

ReportId



0
51.9

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F6010000029F

ReportId



Informe de medición de historial

Persona Lugar Proyecto

Calibración
0.32 dB DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

LAeq
58.0 dB

Leyenda
Valor

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F601000001C7

ReportId

Nombre RU-OI-24
Tiempo 17/05/2023 12:33:34 a. m.
Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

17/05/2023 12:33 
a. m.

Periodo 17/05/2023 12:39:02 a. m. - 17/05/2023 12:48:35 
a. m.



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.0

Total

Duración total
Contar

00:09:32
1

58.0

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
57.7

58.1

59.4

57.9

58.4

58.4

58.0

58.4

59.1

58.1

Total

Duración total
Contar

00:05:46
10

58.4

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F601000001C7

ReportId

17/05/2023 12:39:02 
a. m.

17/05/2023 12:48:35 
a. m.

17/05/2023 12:39:02 
a. m.

17/05/2023 12:40:09 
a. m.

17/05/2023 12:41:31 
a. m.

17/05/2023 12:42:42 
a. m.

17/05/2023 12:43:00 
a. m.

17/05/2023 12:43:26 
a. m.

17/05/2023 12:43:50 
a. m.

17/05/2023 12:45:08 
a. m.

17/05/2023 12:46:30 
a. m.

17/05/2023 12:47:24 
a. m.

17/05/2023 12:39:29 
a. m.

17/05/2023 12:41:10 
a. m.

17/05/2023 12:42:17 
a. m.

17/05/2023 12:42:49 
a. m.

17/05/2023 12:43:06 
a. m.

17/05/2023 12:43:40 
a. m.

17/05/2023 12:44:44 
a. m.

17/05/2023 12:46:13 
a. m.

17/05/2023 12:46:44 
a. m.

17/05/2023 12:48:16 
a. m.



57.3

57.5

57.4

57.3

57.3

57.2

57.2

57.6

57.4

57.5

57.4

Total

Duración total
Contar

00:03:44
11

57.4

0
58.0

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F601000001C7

ReportId

17/05/2023 12:39:29 
a. m.

17/05/2023 12:41:10 
a. m.

17/05/2023 12:40:09 
a. m.

17/05/2023 12:41:31 
a. m.

17/05/2023 12:42:42 
a. m.

17/05/2023 12:42:59 
a. m.

17/05/2023 12:43:16 
a. m.

17/05/2023 12:43:26 
a. m.

17/05/2023 12:43:51 
a. m.

17/05/2023 12:45:08 
a. m.

17/05/2023 12:46:29 
a. m.

17/05/2023 12:47:24 
a. m.

17/05/2023 12:48:33 
a. m.

17/05/2023 12:43:06 
a. m.

17/05/2023 12:43:17 
a. m.

17/05/2023 12:43:39 
a. m.

17/05/2023 12:44:44 
a. m.

17/05/2023 12:46:13 
a. m.

17/05/2023 12:46:44 
a. m.

17/05/2023 12:48:16 
a. m.

17/05/2023 12:42:49 
a. m.

17/05/2023 12:42:17
 a. m.



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-24
18/05/2023 12:15:32 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

18/05/2023 12:15 
a. m.

Calibración
0.27 dB 0.00 dB18/05/2023 12:51 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 18/05/2023 12:15:32 a. m. - 18/05/2023 12:20:21 
a. m.

LAeq
58.9 dB

Leyenda
Valor

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F601000001F0

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.918/05/2023 12:20:21 

a. m.
18/05/2023 12:15:32 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:04:49
1

58.9

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.418/05/2023 12:15:47 

a. m.
18/05/2023 12:15:32 

a. m.
58.618/05/2023 12:18:11 

a. m.
18/05/2023 12:16:57 

a. m.
58.318/05/2023 12:19:12 

a. m.
18/05/2023 12:18:29 

a. m.
58.318/05/2023 12:20:13 

a. m.
18/05/2023 12:19:26 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:02:59
4

58.4

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
59.618/05/2023 12:16:57 

a. m.
18/05/2023 12:15:47 

a. m.
59.418/05/2023 12:18:30 

a. m.
18/05/2023 12:18:10 

a. m.
58.918/05/2023 12:19:26 

a. m.
18/05/2023 12:19:12 

a. m.
58.618/05/2023 12:20:21 

a. m.
18/05/2023 12:20:12 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:01:53
4

59.4

0Recordatorio

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F601000001F0

ReportId



58.9Total

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F601000001F0

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-24
19/05/2023 01:39:00 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

19/05/2023 01:38 
a. m.

Calibración
0.46 dB 0.43 dB19/05/2023 11:56 

p. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 19/05/2023 01:39:00 a. m. - 19/05/2023 01:54:01 
a. m.

LAeq
58.9 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F601000001DA

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.919/05/2023 01:54:01 

a. m.
19/05/2023 01:39:00 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

58.9

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
57.819/05/2023 01:39:20 

a. m.
19/05/2023 01:39:00 

a. m.
57.219/05/2023 01:40:00 

a. m.
19/05/2023 01:39:44 

a. m.
57.519/05/2023 01:40:47 

a. m.
19/05/2023 01:40:32 

a. m.
57.519/05/2023 01:41:20 

a. m.
19/05/2023 01:40:59 

a. m.
57.819/05/2023 01:43:38 

a. m.
19/05/2023 01:42:44 

a. m.
57.819/05/2023 01:44:18 

a. m.
19/05/2023 01:44:02 

a. m.
57.719/05/2023 01:45:08 

a. m.
19/05/2023 01:44:38 

a. m.
57.819/05/2023 01:46:16 

a. m.
19/05/2023 01:45:58 

a. m.
57.719/05/2023 01:46:43 

a. m.
19/05/2023 01:46:31 

a. m.
57.619/05/2023 01:47:15 

a. m.
19/05/2023 01:46:54 

a. m.
57.719/05/2023 01:48:49 

a. m.
19/05/2023 01:47:44 

a. m.
57.619/05/2023 01:49:35 

a. m.
19/05/2023 01:49:16 

a. m.
57.619/05/2023 01:54:00 

a. m.
19/05/2023 01:53:09 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:05:58
13

57.7

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F601000001DA

ReportId



58.919/05/2023 01:39:45 
a. m.

19/05/2023 01:39:19 
a. m.

58.519/05/2023 01:40:33 
a. m.

19/05/2023 01:39:59 
a. m.

58.419/05/2023 01:41:00 
a. m.

19/05/2023 01:40:47 
a. m.

58.319/05/2023 01:42:43 
a. m.

19/05/2023 01:41:20 
a. m.

58.619/05/2023 01:44:02 
a. m.

19/05/2023 01:43:37 
a. m.

58.319/05/2023 01:44:38 
a. m.

19/05/2023 01:44:17 
a. m.

59.219/05/2023 01:45:57 
a. m.

19/05/2023 01:45:08 
a. m.

58.419/05/2023 01:46:31 
a. m.

19/05/2023 01:46:15 
a. m.

59.019/05/2023 01:46:54 
a. m.

19/05/2023 01:46:41 
a. m.

59.019/05/2023 01:47:44 
a. m.

19/05/2023 01:47:14 
a. m.

58.319/05/2023 01:49:17 
a. m.

19/05/2023 01:48:49 
a. m.

60.819/05/2023 01:53:08 
a. m.

19/05/2023 01:49:35 
a. m.

Total

Duración total
Contar

00:09:11
12

59.6

0
58.9

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F601000001DA

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-24
20/05/2023 12:53:45 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

20/05/2023 12:53 
a. m.

Calibración
0.32 dB 0.30 dB20/05/2023 01:16 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 20/05/2023 12:53:45 a. m. - 20/05/2023 01:08:46 
a. m.

LAeq
60.6 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F60100000299

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
60.620/05/2023 01:08:46 

a. m.
20/05/2023 12:53:45 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

60.6

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.620/05/2023 12:55:02 

a. m.
20/05/2023 12:53:45 

a. m.
58.020/05/2023 12:55:58 

a. m.
20/05/2023 12:55:17 

a. m.
58.420/05/2023 12:57:56 

a. m.
20/05/2023 12:57:26 

a. m.
58.520/05/2023 12:59:14 

a. m.
20/05/2023 12:58:20 

a. m.
58.220/05/2023 01:01:18 

a. m.
20/05/2023 12:59:57 

a. m.
58.220/05/2023 01:03:53 

a. m.
20/05/2023 01:02:09 

a. m.
58.320/05/2023 01:05:34 

a. m.
20/05/2023 01:04:11 

a. m.
58.120/05/2023 01:06:33 

a. m.
20/05/2023 01:06:14 

a. m.
58.020/05/2023 01:07:20 

a. m.
20/05/2023 01:07:01 

a. m.
58.420/05/2023 01:08:15 

a. m.
20/05/2023 01:07:43 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:09:00
10

58.3

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F60100000299

ReportId



59.220/05/2023 12:55:16 
a. m.

20/05/2023 12:55:01 
a. m.

60.620/05/2023 12:57:28 
a. m.

20/05/2023 12:55:56 
a. m.

64.020/05/2023 12:58:20 
a. m.

20/05/2023 12:57:57 
a. m.

62.820/05/2023 12:59:56 
a. m.

20/05/2023 12:59:14 
a. m.

58.920/05/2023 01:02:09 
a. m.

20/05/2023 01:01:18 
a. m.

59.620/05/2023 01:04:11 
a. m.

20/05/2023 01:03:53 
a. m.

65.820/05/2023 01:06:12 
a. m.

20/05/2023 01:05:33 
a. m.

59.520/05/2023 01:07:00 
a. m.

20/05/2023 01:06:33 
a. m.

59.420/05/2023 01:07:44 
a. m.

20/05/2023 01:07:21 
a. m.

67.420/05/2023 01:08:45 
a. m.

20/05/2023 01:08:14 
a. m.

Total

Duración total
Contar

00:06:01
10

62.7

0
60.6

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F60100000299

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-24
21/05/2023 11:57:06 p. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

21/05/2023 11:56 
p. m.

Calibración
0.43 dB 0.34 dB22/05/2023 12:18 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 11:57:06 p. m. - 22/05/2023 12:12:07 
a. m.

LAeq
60.8 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F601000002A2

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
60.822/05/2023 12:12:07 

a. m.
21/05/2023 11:57:06 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

60.8

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.221/05/2023 11:57:18 

p. m.
21/05/2023 11:57:06 

p. m.
57.421/05/2023 11:58:00 

p. m.
21/05/2023 11:57:42 

p. m.
57.921/05/2023 11:58:54 

p. m.
21/05/2023 11:58:24 

p. m.
58.122/05/2023 12:00:32 

a. m.
21/05/2023 11:59:41 

p. m.
57.922/05/2023 12:01:14 

a. m.
22/05/2023 12:00:40 

a. m.
58.022/05/2023 12:03:27 

a. m.
22/05/2023 12:02:16 

a. m.
58.022/05/2023 12:04:49 

a. m.
22/05/2023 12:04:29 

a. m.
57.922/05/2023 12:05:34 

a. m.
22/05/2023 12:05:18 

a. m.
58.222/05/2023 12:06:24 

a. m.
22/05/2023 12:06:12 

a. m.
57.922/05/2023 12:07:07 

a. m.
22/05/2023 12:06:53 

a. m.
57.922/05/2023 12:09:51 

a. m.
22/05/2023 12:09:21 

a. m.
57.722/05/2023 12:11:04 

a. m.
22/05/2023 12:10:43 

a. m.
57.722/05/2023 12:11:42 

a. m.
22/05/2023 12:11:17 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:05:54
13

57.9

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F601000002A2

ReportId



59.421/05/2023 11:57:42 
p. m.

21/05/2023 11:57:17 
p. m.

58.921/05/2023 11:58:26 
p. m.

21/05/2023 11:57:57 
p. m.

60.921/05/2023 11:59:41 
p. m.

21/05/2023 11:58:53 
p. m.

58.222/05/2023 12:00:40 
a. m.

22/05/2023 12:00:30 
a. m.

59.622/05/2023 12:02:18 
a. m.

22/05/2023 12:01:09 
a. m.

67.922/05/2023 12:04:28 
a. m.

22/05/2023 12:03:23 
a. m.

61.222/05/2023 12:05:19 
a. m.

22/05/2023 12:04:50 
a. m.

60.422/05/2023 12:06:13 
a. m.

22/05/2023 12:05:33 
a. m.

58.822/05/2023 12:06:52 
a. m.

22/05/2023 12:06:24 
a. m.

59.722/05/2023 12:09:23 
a. m.

22/05/2023 12:07:07 
a. m.

58.622/05/2023 12:10:44 
a. m.

22/05/2023 12:09:49 
a. m.

58.122/05/2023 12:11:18 
a. m.

22/05/2023 12:11:03 
a. m.

58.122/05/2023 12:12:06 
a. m.

22/05/2023 12:11:41 
a. m.

Total

Duración total
Contar

00:09:34
13

61.8

0
60.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F601000002A2

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-24
21/05/2023 12:47:17 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

21/05/2023 12:46 
a. m.

Calibración
0.28 dB 0.18 dB21/05/2023 01:23 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 12:52:18 a. m. - 21/05/2023 01:02:18 
a. m.

LAeq
59.8 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F6010000029E

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
59.821/05/2023 01:02:18 

a. m.
21/05/2023 12:52:18 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:10:00
1

59.8

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
60.921/05/2023 12:53:06 

a. m.
21/05/2023 12:52:18 

a. m.
59.521/05/2023 12:54:32 

a. m.
21/05/2023 12:53:23 

a. m.
59.121/05/2023 12:55:10 

a. m.
21/05/2023 12:54:49 

a. m.
59.721/05/2023 12:55:31 

a. m.
21/05/2023 12:55:18 

a. m.
60.221/05/2023 12:56:27 

a. m.
21/05/2023 12:55:45 

a. m.
62.121/05/2023 12:57:14 

a. m.
21/05/2023 12:56:38 

a. m.
60.021/05/2023 01:00:05 

a. m.
21/05/2023 12:57:26 

a. m.
59.921/05/2023 01:00:37 

a. m.
21/05/2023 01:00:13 

a. m.
58.721/05/2023 01:01:18 

a. m.
21/05/2023 01:00:51 

a. m.
58.721/05/2023 01:02:17 

a. m.
21/05/2023 01:01:24 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:08:12
10

60.0

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F6010000029E

ReportId



58.021/05/2023 12:53:22 
a. m.

21/05/2023 12:53:06 
a. m.

57.921/05/2023 12:54:50 
a. m.

21/05/2023 12:54:31 
a. m.

58.321/05/2023 12:55:18 
a. m.

21/05/2023 12:55:11 
a. m.

58.421/05/2023 12:55:44 
a. m.

21/05/2023 12:55:33 
a. m.

58.621/05/2023 12:56:39 
a. m.

21/05/2023 12:56:25 
a. m.

58.121/05/2023 12:57:27 
a. m.

21/05/2023 12:57:14 
a. m.

58.121/05/2023 01:00:14 
a. m.

21/05/2023 01:00:04 
a. m.

58.421/05/2023 01:00:51 
a. m.

21/05/2023 01:00:37 
a. m.

57.521/05/2023 01:01:25 
a. m.

21/05/2023 01:01:18 
a. m.

Total

Duración total
Contar

00:01:51
9

58.2

0
59.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F6010000029E

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-3
17/05/2023 11:57:40 p. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

17/05/2023 11:56 
p. m.

Calibración
0.29 dB 0.27 dB18/05/2023 12:15 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 17/05/2023 11:57:40 p. m. - 18/05/2023 12:12:41 
a. m.

LAeq
62.9 dB

Leyenda
Valor

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F601000001EF

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.918/05/2023 12:12:41 

a. m.
17/05/2023 11:57:40 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

62.9

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
59.117/05/2023 11:58:16 

p. m.
17/05/2023 11:57:40 

p. m.
59.118/05/2023 12:03:09 

a. m.
17/05/2023 11:59:34 

p. m.
59.118/05/2023 12:08:31 

a. m.
18/05/2023 12:04:36 

a. m.
59.318/05/2023 12:10:00 

a. m.
18/05/2023 12:09:14 

a. m.
59.318/05/2023 12:11:21 

a. m.
18/05/2023 12:10:09 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:10:04
5

59.1

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.317/05/2023 11:59:35 

p. m.
17/05/2023 11:58:15 

p. m.
67.918/05/2023 12:04:34 

a. m.
18/05/2023 12:03:08 

a. m.
60.418/05/2023 12:09:14 

a. m.
18/05/2023 12:08:29 

a. m.
67.818/05/2023 12:10:07 

a. m.
18/05/2023 12:10:00 

a. m.
67.718/05/2023 12:12:40 

a. m.
18/05/2023 12:11:20 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:04:58
5

66.3

Todos los marcadores

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F601000001EF

ReportId



0
62.9

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F601000001EF

ReportId



Informe de medición de historial

Persona Lugar Proyecto

Calibración
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

LAeq
61.7 dB

Leyenda
Valor

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F601000001C6

ReportId

Nombre RU-OI-3
Tiempo 17/05/2023 12:15:23 a. m.
Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

17/05/2023 12:14 
a. m.

0.25 dB 17/05/2023 12:33  0.32 dB
a. m.

Periodo 17/05/2023 12:15:23 a. m. - 17/05/2023 12:30:24 
a. m.



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
61.7

Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

61.7

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
59.0

58.7

58.5

58.7

58.6

58.7

58.6

Total

Duración total
Contar

00:12:11
7

58.7

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
60.0

60.2

59.2

59.1

69.8

68.3

Total 66.8

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F601000001C6

ReportId

17/05/2023 12:15:23 
a. m.

17/05/2023 12:30:24 
a. m.

17/05/2023 12:15:23 
a. m.

17/05/2023 12:15:34 
a. m.

17/05/2023 12:19:29 
a. m.

17/05/2023 12:15:52 
a. m.

17/05/2023 12:20:07 
a. m.

17/05/2023 12:21:24 
a. m.

17/05/2023 12:21:50 
a. m.

17/05/2023 12:21:39 
a. m.

17/05/2023 12:22:01 
a. m.

17/05/2023 12:22:54 
a. m.

17/05/2023 12:27:17 
a. m.

17/05/2023 12:23:43 
a. m.

17/05/2023 12:27:55 
a. m.

17/05/2023 12:30:23 
a. m.

17/05/2023 12:15:52 
a. m.

17/05/2023 12:20:06 
a. m.

17/05/2023 12:21:38 
a. m.

17/05/2023 12:21:50 
a. m.

17/05/2023 12:22:00 
a. m.

17/05/2023 12:23:42 
a. m.

17/05/2023 12:27:5
3 a. m.

17/05/2023 12:27:15 
a. m.

17/05/2023 12:22:54 
a. m.

17/05/2023 12:15:34 
a. m.

17/05/2023 12:19:29 
a. m.

17/05/2023 12:21:24 
a. m.



Duración total
Contar

00:02:45
6

0
61.7

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F601000001C6

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-3
19/05/2023 01:19:52 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

19/05/2023 01:19 
a. m.

Calibración
0.32 dB 0.46 dB19/05/2023 01:38 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 19/05/2023 01:19:52 a. m. - 19/05/2023 01:34:53 
a. m.

LAeq
59.8 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F601000001F4

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
59.819/05/2023 01:34:53 

a. m.
19/05/2023 01:19:52 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

59.8

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
61.119/05/2023 01:20:56 

a. m.
19/05/2023 01:19:52 

a. m.
60.019/05/2023 01:22:16 

a. m.
19/05/2023 01:21:53 

a. m.
61.519/05/2023 01:25:24 

a. m.
19/05/2023 01:22:56 

a. m.
59.719/05/2023 01:28:38 

a. m.
19/05/2023 01:26:59 

a. m.
59.219/05/2023 01:32:04 

a. m.
19/05/2023 01:31:30 

a. m.
59.319/05/2023 01:32:54 

a. m.
19/05/2023 01:32:30 

a. m.
59.419/05/2023 01:34:11 

a. m.
19/05/2023 01:33:54 

a. m.
59.419/05/2023 01:34:52 

a. m.
19/05/2023 01:34:37 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:07:04
8

60.6

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F601000001F4

ReportId



59.119/05/2023 01:21:53 
a. m.

19/05/2023 01:20:57 
a. m.

59.119/05/2023 01:22:57 
a. m.

19/05/2023 01:22:16 
a. m.

59.119/05/2023 01:26:58 
a. m.

19/05/2023 01:25:25 
a. m.

58.919/05/2023 01:31:30 
a. m.

19/05/2023 01:28:40 
a. m.

59.019/05/2023 01:32:30 
a. m.

19/05/2023 01:32:05 
a. m.

58.719/05/2023 01:33:54 
a. m.

19/05/2023 01:32:54 
a. m.

58.619/05/2023 01:34:35 
a. m.

19/05/2023 01:34:09 
a. m.

Total

Duración total
Contar

00:07:51
7

59.0

0
59.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F601000001F4

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-3
20/05/2023 12:35:45 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

20/05/2023 12:35 
a. m.

Calibración
0.38 dB 0.32 dB20/05/2023 12:53 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 20/05/2023 12:35:45 a. m. - 20/05/2023 12:50:46 
a. m.

LAeq
63.9 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F60100000298

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.920/05/2023 12:50:46 

a. m.
20/05/2023 12:35:45 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

63.9

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
67.620/05/2023 12:36:18 

a. m.
20/05/2023 12:35:45 

a. m.
73.220/05/2023 12:38:23 

a. m.
20/05/2023 12:37:46 

a. m.
65.020/05/2023 12:41:45 

a. m.
20/05/2023 12:41:28 

a. m.
67.520/05/2023 12:47:17 

a. m.
20/05/2023 12:46:29 

a. m.
69.520/05/2023 12:48:58 

a. m.
20/05/2023 12:48:16 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:02:57
5

69.7

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
59.020/05/2023 12:37:48 

a. m.
20/05/2023 12:36:17 

a. m.
58.720/05/2023 12:41:30 

a. m.
20/05/2023 12:38:24 

a. m.
59.020/05/2023 12:46:30 

a. m.
20/05/2023 12:41:43 

a. m.
58.720/05/2023 12:48:15 

a. m.
20/05/2023 12:47:17 

a. m.
58.720/05/2023 12:50:45 

a. m.
20/05/2023 12:48:58 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:12:09
5

58.8

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F60100000298

ReportId



0
63.9

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F60100000298

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-3
21/05/2023 11:39:00 p. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

21/05/2023 11:38 
p. m.

Calibración
-0.08 dB 0.43 dB21/05/2023 11:56 

p. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 11:39:54 p. m. - 21/05/2023 11:51:52 
p. m.

LAeq
58.6 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F601000002A1

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.621/05/2023 11:51:52 

p. m.
21/05/2023 11:39:54 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:11:58
1

58.6

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.621/05/2023 11:40:01 

p. m.
21/05/2023 11:39:54 

p. m.
58.421/05/2023 11:40:36 

p. m.
21/05/2023 11:40:10 

p. m.
58.521/05/2023 11:41:56 

p. m.
21/05/2023 11:41:00 

p. m.
58.421/05/2023 11:44:40 

p. m.
21/05/2023 11:41:55 

p. m.
58.521/05/2023 11:45:54 

p. m.
21/05/2023 11:44:57 

p. m.
58.921/05/2023 11:46:45 

p. m.
21/05/2023 11:46:15 

p. m.
58.521/05/2023 11:49:24 

p. m.
21/05/2023 11:47:05 

p. m.
58.421/05/2023 11:51:51 

p. m.
21/05/2023 11:49:30 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:10:20
8

58.4

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
60.521/05/2023 11:40:12 

p. m.
21/05/2023 11:40:01 

p. m.
58.521/05/2023 11:41:00 

p. m.
21/05/2023 11:40:34 

p. m.
59.021/05/2023 11:44:57 

p. m.
21/05/2023 11:44:38 

p. m.
59.221/05/2023 11:46:15 

p. m.
21/05/2023 11:45:54 

p. m.
61.121/05/2023 11:47:05 

p. m.
21/05/2023 11:46:46 

p. m.
59.221/05/2023 11:49:33 

p. m.
21/05/2023 11:49:23 

p. m.

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F601000002A1

ReportId



Total

Duración total
Contar

00:01:46
6

59.6

0
58.6

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F601000002A1

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-3
21/05/2023 12:29:49 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

21/05/2023 12:29 
a. m.

Calibración
0.35 dB 0.28 dB21/05/2023 12:46 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 12:29:49 a. m. - 21/05/2023 12:44:50 
a. m.

LAeq
63.3 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M23F6010000029D

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.321/05/2023 12:44:50 

a. m.
21/05/2023 12:29:49 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

63.3

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
68.121/05/2023 12:31:11 

a. m.
21/05/2023 12:29:49 

a. m.
66.221/05/2023 12:32:42 

a. m.
21/05/2023 12:31:39 

a. m.
61.121/05/2023 12:33:34 

a. m.
21/05/2023 12:33:12 

a. m.
61.021/05/2023 12:34:52 

a. m.
21/05/2023 12:34:20 

a. m.
59.721/05/2023 12:36:24 

a. m.
21/05/2023 12:35:29 

a. m.
67.421/05/2023 12:39:52 

a. m.
21/05/2023 12:39:09 

a. m.
67.221/05/2023 12:43:51 

a. m.
21/05/2023 12:42:51 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:05:57
7

66.1

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
59.721/05/2023 12:31:41 

a. m.
21/05/2023 12:31:10 

a. m.
59.921/05/2023 12:33:12 

a. m.
21/05/2023 12:32:42 

a. m.
59.621/05/2023 12:34:20 

a. m.
21/05/2023 12:33:35 

a. m.
59.921/05/2023 12:35:29 

a. m.
21/05/2023 12:34:50 

a. m.
59.321/05/2023 12:39:11 

a. m.
21/05/2023 12:36:25 

a. m.
59.121/05/2023 12:42:53 

a. m.
21/05/2023 12:39:52 

a. m.
59.221/05/2023 12:44:49 

a. m.
21/05/2023 12:43:50 

a. m.

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M23F6010000029D

ReportId



Total

Duración total
Contar

00:09:11
7

59.4

0
63.3

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M23F6010000029D

ReportId



Informe de medición de historial

Persona Lugar Proyecto

Calibración
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

LAeq
65.6 dB

Leyenda
Valor

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M23F601000001C5

ReportId

16/05/2023 11:55 
p. m.

Nombre RU-OI-6
Tiempo
16/05/2023 11:55:53 p. m.Duración
00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

0.23 dB 17/05/2023 12:14  0.25 dB
a. m.

Periodo 16/05/2023 11:55:53 p. m. - 17/05/2023 12:10:54 
a. m.



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.6

Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

65.6

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.4

65.6

Total

Duración total
Contar

00:14:39
2

65.6

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
66.2

66.4

Total

Duración total
Contar

00:00:19
2

66.3

0
65.6

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M23F601000001C5

ReportId

16/05/2023 11:55:53 
p. m.

17/05/2023 12:10:54 
a. m.

16/05/2023 11:56:34 
p. m.

17/05/2023 12:10:45 
a. m.

16/05/2023 11:56:47 
p. m.

16/05/2023 11:55:53 
p. m.

16/05/2023 11:56:33 
p. m.

16/05/2023 11:56:46 
p. m.

17/05/2023 12:10:53 
a. m.

17/05/2023 12:10:47 
a. m.



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-6
17/05/2023 11:38:06 p. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

17/05/2023 11:37 
p. m.

Calibración
0.11 dB 0.29 dB17/05/2023 11:56 

p. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 17/05/2023 11:38:06 p. m. - 17/05/2023 11:53:07 
p. m.

LAeq
65.8 dB

Leyenda
Valor

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M23F601000001EE

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.817/05/2023 11:53:07 

p. m.
17/05/2023 11:38:06 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

65.8

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.517/05/2023 11:44:58 

p. m.
17/05/2023 11:38:06 

p. m.
65.517/05/2023 11:52:01 

p. m.
17/05/2023 11:45:19 

p. m.
66.217/05/2023 11:53:06 

p. m.
17/05/2023 11:52:52 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:13:48
3

65.5

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
66.217/05/2023 11:45:20 

p. m.
17/05/2023 11:44:58 

p. m.
68.917/05/2023 11:52:54 

p. m.
17/05/2023 11:52:03 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:01:13
2

68.3

0
65.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M23F601000001EE

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-6
20/05/2023 12:16:38 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

20/05/2023 12:15 
a. m.

Calibración
0.42 dB 0.38 dB20/05/2023 12:35 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 20/05/2023 12:16:38 a. m. - 20/05/2023 12:31:38 
a. m.

LAeq
65.7 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M23F60100000297

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.720/05/2023 12:31:38 

a. m.
20/05/2023 12:16:38 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:00
1

65.7

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.620/05/2023 12:28:13 

a. m.
20/05/2023 12:16:38 

a. m.
65.620/05/2023 12:31:37 

a. m.
20/05/2023 12:29:56 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:13:16
2

65.6

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
66.420/05/2023 12:29:54 

a. m.
20/05/2023 12:28:11 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:01:43
1

66.4

0
65.7

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M23F60100000297

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-6
21/05/2023 11:20:18 p. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

21/05/2023 11:19 
p. m.

Calibración
0.18 dB -0.08 dB21/05/2023 11:38 

p. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 11:20:18 p. m. - 21/05/2023 11:35:19 
p. m.

LAeq
65.7 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M23F601000002A0

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.721/05/2023 11:35:19 

p. m.
21/05/2023 11:20:18 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

65.7

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.121/05/2023 11:22:25 

p. m.
21/05/2023 11:20:18 

p. m.
65.221/05/2023 11:28:18 

p. m.
21/05/2023 11:23:06 

p. m.
65.221/05/2023 11:32:51 

p. m.
21/05/2023 11:28:50 

p. m.
65.521/05/2023 11:35:18 

p. m.
21/05/2023 11:34:37 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:12:01
4

65.2

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
66.621/05/2023 11:23:06 

p. m.
21/05/2023 11:22:25 

p. m.
66.521/05/2023 11:28:49 

p. m.
21/05/2023 11:28:17 

p. m.
67.421/05/2023 11:34:38 

p. m.
21/05/2023 11:32:51 

p. m.
Total

Duración total
Contar

00:03:00
3

67.1

0
65.7

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M23F601000002A0

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-6
21/05/2023 12:10:49 a. m.Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

Persona Lugar Proyecto

21/05/2023 12:10 
a. m.

Calibración
0.37 dB 0.35 dB21/05/2023 12:29 

a. m.
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 12:10:49 a. m. - 21/05/2023 12:25:50 
a. m.

LAeq
65.8 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M23F6010000029C

ReportId



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.821/05/2023 12:25:50 

a. m.
21/05/2023 12:10:49 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

65.8

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.621/05/2023 12:16:16 

a. m.
21/05/2023 12:10:49 

a. m.
65.621/05/2023 12:21:26 

a. m.
21/05/2023 12:16:59 

a. m.
65.521/05/2023 12:25:49 

a. m.
21/05/2023 12:22:13 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:13:30
3

65.6

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
67.821/05/2023 12:16:59 

a. m.
21/05/2023 12:16:17 

a. m.
66.521/05/2023 12:22:12 

a. m.
21/05/2023 12:21:27 

a. m.
Total

Duración total
Contar

00:01:27
2

67.2

0
65.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M23F6010000029C

ReportId



Informe de medición de historial

Persona Lugar Proyecto

Calibración
DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

LAeq
63.0 dB

Leyenda
Valor

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M23F601000001C4

ReportId

Nombre RU-OI-8
Tiempo 16/05/2023 11:36:24 p. m.
Duración 00:15:00
Instrumento G071538, CR:171B

16/05/2023 11:35 
p. m.

0.45 dB 16/05/2023 11:55  0.23 dB
p. m.

Periodo 16/05/2023 11:36:24 p. m. - 16/05/2023 11:51:25 
p. m.



Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.0

Total

Duración total
Contar

00:15:01
1

63.0

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
61.6

61.2

61.8

61.4

Total

Duración total
Contar

00:11:48
4

61.7

Residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.5

70.6

62.4

Total

Duración total
Contar

00:03:13
3

66.0

0
63.0

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

13/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M23F601000001C4

ReportId

16/05/2023 11:36:24 
p. m.

16/05/2023 11:51:25 
p. m.

16/05/2023 11:36:24 
p. m.

16/05/2023 11:38:56 
p. m.

16/05/2023 11:39:39 
p. m.

16/05/2023 11:39:09 
p. m.

16/05/2023 11:40:24 
p. m.

16/05/2023 11:47:53 
p. m.

16/05/2023 11:50:07 
p. m.

16/05/2023 11:51:24 
p. m.

16/05/2023 11:38:56 
p. m.

16/05/2023 11:39:10 
p. m.

16/05/2023 11:40:24 
p. m.

16/05/2023 11:39:39 
p. m.

16/05/2023 11:47:52 
p. m.

16/05/2023 11:50:06 
p. m.



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-4
17/05/2023 00:15:44Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

17/05/2023 00:15
Calibración

0.16 dB 0.27 dB17/05/2023 01:10DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 17/05/2023 00:15:44 - 17/05/2023 00:30:44

LAeq
62.8 dB

Leyenda
Valor

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005A2

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.017/05/2023 00:23:4417/05/2023 00:15:44
62.117/05/2023 00:28:0217/05/2023 00:24:18
61.817/05/2023 00:30:4217/05/2023 00:28:31

Total

Duración total
Contar

00:13:55
3

62.0

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
69.817/05/2023 00:24:1817/05/2023 00:23:46
65.117/05/2023 00:28:3017/05/2023 00:28:04

Total

Duración total
Contar

00:00:58
2

68.3

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
75.217/05/2023 00:24:0517/05/2023 00:24:02

Total

Duración total
Contar

00:00:03
1

75.2

62.1
62.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005A2

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-4
17/05/2023 23:56:22Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

17/05/2023 23:55
Calibración

0.40 dB 0.24 dB18/05/2023 00:51DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 17/05/2023 23:56:22 - 18/05/2023 00:11:22

LAeq
63.1 dB

Leyenda
Valor

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005A6

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.217/05/2023 23:58:3017/05/2023 23:56:23
62.218/05/2023 00:03:2717/05/2023 23:59:49
62.518/05/2023 00:11:2118/05/2023 00:04:10

Total

Duración total
Contar

00:12:56
3

62.4

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.617/05/2023 23:59:4817/05/2023 23:58:31
69.318/05/2023 00:04:0918/05/2023 00:03:28

Total

Duración total
Contar

00:01:58
2

66.2

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
75.218/05/2023 00:03:5218/05/2023 00:03:50
74.618/05/2023 00:03:5518/05/2023 00:03:52

Total

Duración total
Contar

00:00:03
2

74.8

62.9
63.1

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005A6

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-4
19/05/2023 01:35:35Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

19/05/2023 01:35
Calibración

0.28 dB 0.21 dB19/05/2023 23:55DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 19/05/2023 01:35:35 - 19/05/2023 01:50:35

LAeq
61.8 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005AC

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
61.819/05/2023 01:50:3319/05/2023 01:35:36

Total

Duración total
Contar

00:14:57
1

61.8

62.4
61.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005AC

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-4
20/05/2023 00:34:15Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

20/05/2023 00:33
Calibración

0.32 dB 0.36 dB20/05/2023 00:50DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 20/05/2023 00:34:15 - 20/05/2023 00:49:15

LAeq
63.7 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M9B0601000005AF

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.020/05/2023 00:35:5920/05/2023 00:34:15
62.120/05/2023 00:38:0320/05/2023 00:36:28
62.120/05/2023 00:46:5020/05/2023 00:38:33
62.320/05/2023 00:48:2820/05/2023 00:47:23
62.220/05/2023 00:49:1420/05/2023 00:49:01

Total

Duración total
Contar

00:12:54
5

62.1

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
64.420/05/2023 00:36:2720/05/2023 00:36:00
71.420/05/2023 00:38:3320/05/2023 00:38:05
68.920/05/2023 00:47:2220/05/2023 00:46:51
65.920/05/2023 00:49:0020/05/2023 00:48:29

Total

Duración total
Contar

00:01:57
4

68.5

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
77.220/05/2023 00:38:2420/05/2023 00:38:20
73.320/05/2023 00:47:0520/05/2023 00:47:04
73.020/05/2023 00:47:0720/05/2023 00:47:05
73.520/05/2023 00:47:0920/05/2023 00:47:07

Total

Duración total
Contar

00:00:08
4

75.5

62.2
63.7

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M9B0601000005AF

ReportId



17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M9B0601000005AF

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-4
21/05/2023 00:30:15Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

21/05/2023 00:29
Calibración

0.27 dB 0.25 dB21/05/2023 01:22DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 00:30:15 - 21/05/2023 00:45:15

LAeq
63.1 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005B3

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
61.421/05/2023 00:30:2521/05/2023 00:30:15
61.221/05/2023 00:32:0121/05/2023 00:31:16
61.021/05/2023 00:39:3221/05/2023 00:32:49
60.721/05/2023 00:43:1921/05/2023 00:40:10
61.021/05/2023 00:45:1321/05/2023 00:43:55

Total

Duración total
Contar

00:12:05
5

60.9

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
69.321/05/2023 00:31:1721/05/2023 00:30:26
64.521/05/2023 00:32:4821/05/2023 00:32:02
64.421/05/2023 00:40:1021/05/2023 00:39:34
68.721/05/2023 00:43:5421/05/2023 00:43:20

Total

Duración total
Contar

00:02:47
4

67.4

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
75.821/05/2023 00:30:4921/05/2023 00:30:42
74.821/05/2023 00:43:3921/05/2023 00:43:37
73.921/05/2023 00:43:4121/05/2023 00:43:40

Total

Duración total
Contar

00:00:09
3

75.3

60.9
63.1

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005B3

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-4
21/05/2023 23:58:27Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

21/05/2023 23:57
Calibración

0.41 dB 0.35 dB22/05/2023 00:42DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 23:58:27 - 22/05/2023 00:13:26

LAeq
62.5 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005B8

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
61.522/05/2023 00:03:4021/05/2023 23:58:27
61.822/05/2023 00:05:4522/05/2023 00:04:27
61.822/05/2023 00:13:2422/05/2023 00:06:05

Total

Duración total
Contar

00:13:50
3

61.7

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
68.622/05/2023 00:04:2722/05/2023 00:03:42
62.622/05/2023 00:06:0622/05/2023 00:05:44

Total

Duración total
Contar

00:01:07
2

67.4

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
74.822/05/2023 00:04:0822/05/2023 00:04:05

Total

Duración total
Contar

00:00:03
1

74.8

61.6
62.5

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005B8

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-5
16/05/2023 23:56:30Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

16/05/2023 23:56
Calibración

0.25 dB 0.16 dB17/05/2023 00:15DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 16/05/2023 23:56:30 - 17/05/2023 00:11:30

LAeq
65.9 dB

Leyenda
Valor

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005A1

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.917/05/2023 00:11:2816/05/2023 23:56:31

Total

Duración total
Contar

00:14:57
1

65.9

66.0
65.9

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005A1

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-5
17/05/2023 23:37:15Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

17/05/2023 23:36
Calibración

0.39 dB 0.40 dB17/05/2023 23:55DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 17/05/2023 23:37:15 - 17/05/2023 23:52:15

LAeq
65.8 dB

Leyenda
Valor

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005A5

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.717/05/2023 23:37:5417/05/2023 23:37:15
65.817/05/2023 23:45:2417/05/2023 23:38:11
65.817/05/2023 23:52:1317/05/2023 23:45:39

Total

Duración total
Contar

00:14:26
3

65.8

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
66.017/05/2023 23:38:1117/05/2023 23:37:54
66.517/05/2023 23:45:3917/05/2023 23:45:24

Total

Duración total
Contar

00:00:32
2

66.2

65.8
65.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005A5

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-5
19/05/2023 01:17:40Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

19/05/2023 01:17
Calibración

0.27 dB 0.28 dB19/05/2023 01:35DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 19/05/2023 01:17:40 - 19/05/2023 01:32:40

LAeq
65.7 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005AB

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.719/05/2023 01:32:4019/05/2023 01:17:40

Total

Duración total
Contar

00:15:00
1

65.7

0
65.7

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005AB

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-5
20/05/2023 00:15:24Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

20/05/2023 00:14
Calibración

0.85 dB 0.32 dB20/05/2023 00:33DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 20/05/2023 00:15:24 - 20/05/2023 00:30:23

LAeq
66.2 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005AE

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.720/05/2023 00:16:1020/05/2023 00:15:24
65.920/05/2023 00:20:2120/05/2023 00:16:52
66.120/05/2023 00:29:3320/05/2023 00:20:45
65.920/05/2023 00:30:2120/05/2023 00:30:02

Total

Duración total
Contar

00:13:22
4

66.0

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
68.720/05/2023 00:16:5220/05/2023 00:16:11
66.320/05/2023 00:20:4320/05/2023 00:20:22
66.920/05/2023 00:30:0220/05/2023 00:29:34

Total

Duración total
Contar

00:01:30
3

67.7

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
73.520/05/2023 00:16:3820/05/2023 00:16:37

Total

Duración total
Contar

00:00:01
1

73.5

66.5
66.2

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005AE

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-5
21/05/2023 00:10:37Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

21/05/2023 00:10
Calibración

0.27 dB 0.27 dB21/05/2023 00:29DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 00:10:37 - 21/05/2023 00:25:37

LAeq
65.5 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005B2

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.521/05/2023 00:16:3421/05/2023 00:10:38
65.521/05/2023 00:25:3621/05/2023 00:17:08

Total

Duración total
Contar

00:14:24
2

65.5

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
66.521/05/2023 00:17:0821/05/2023 00:16:34

Total

Duración total
Contar

00:00:34
1

66.5

65.8
65.5

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005B2

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-5
21/05/2023 23:40:23Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

21/05/2023 23:39
Calibración

0.37 dB 0.41 dB21/05/2023 23:57DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 23:40:23 - 21/05/2023 23:55:23

LAeq
65.3 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005B7

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.321/05/2023 23:55:2221/05/2023 23:40:23

Total

Duración total
Contar

00:14:59
1

65.3

65.0
65.3

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005B7

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-7
16/05/2023 23:35:39Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

16/05/2023 23:34
Calibración

0.16 dB 0.25 dB16/05/2023 23:56DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 16/05/2023 23:35:39 - 16/05/2023 23:50:39

LAeq
63.9 dB

Leyenda
Valor

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M9B0601000005A0

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.216/05/2023 23:39:3516/05/2023 23:35:39
62.416/05/2023 23:40:1916/05/2023 23:39:49
63.116/05/2023 23:41:5316/05/2023 23:40:53
63.216/05/2023 23:42:2516/05/2023 23:42:01
63.116/05/2023 23:45:4116/05/2023 23:42:38
63.316/05/2023 23:49:2916/05/2023 23:45:51
63.216/05/2023 23:50:3716/05/2023 23:50:14

Total

Duración total
Contar

00:12:54
7

63.2

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.216/05/2023 23:39:4816/05/2023 23:39:38
70.116/05/2023 23:40:5416/05/2023 23:40:21
64.016/05/2023 23:42:0016/05/2023 23:41:54
64.016/05/2023 23:42:3716/05/2023 23:42:25
63.916/05/2023 23:45:5216/05/2023 23:45:42
65.316/05/2023 23:50:1316/05/2023 23:49:33

Total

Duración total
Contar

00:01:51
6

67.0

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
72.916/05/2023 23:40:3316/05/2023 23:40:32
74.416/05/2023 23:40:3916/05/2023 23:40:36
75.016/05/2023 23:40:4116/05/2023 23:40:39
66.716/05/2023 23:49:4116/05/2023 23:49:40
67.416/05/2023 23:50:0116/05/2023 23:50:00
68.816/05/2023 23:50:0216/05/2023 23:50:01
66.316/05/2023 23:50:1116/05/2023 23:50:10

Total 72.7

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M9B0601000005A0

ReportId



Duración total
Contar

00:00:10
7

63.2
63.9

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M9B0601000005A0

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-7
17/05/2023 23:18:05Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

17/05/2023 23:17
Calibración

0.28 dB 0.39 dB17/05/2023 23:36DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 17/05/2023 23:18:05 - 17/05/2023 23:33:05

LAeq
65.3 dB

Leyenda
Valor

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M9B0601000005A4

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
64.017/05/2023 23:18:4717/05/2023 23:18:05
63.817/05/2023 23:19:5517/05/2023 23:19:14
64.417/05/2023 23:21:3217/05/2023 23:20:32
64.317/05/2023 23:24:4517/05/2023 23:22:05
64.017/05/2023 23:26:1617/05/2023 23:25:15
63.817/05/2023 23:27:0317/05/2023 23:26:32
64.317/05/2023 23:27:4717/05/2023 23:27:17
64.517/05/2023 23:28:1817/05/2023 23:28:03
64.117/05/2023 23:33:0317/05/2023 23:28:44

Total

Duración total
Contar

00:11:39
9

64.1

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
65.317/05/2023 23:19:1417/05/2023 23:18:49
66.817/05/2023 23:20:3317/05/2023 23:19:56
71.317/05/2023 23:22:0517/05/2023 23:21:33
65.317/05/2023 23:25:1617/05/2023 23:24:46
64.817/05/2023 23:26:3317/05/2023 23:26:20
64.617/05/2023 23:27:1717/05/2023 23:27:05
65.217/05/2023 23:28:0317/05/2023 23:27:45
70.817/05/2023 23:28:4417/05/2023 23:28:20

Total

Duración total
Contar

00:03:11
8

68.0

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M9B0601000005A4

ReportId



69.017/05/2023 23:20:2217/05/2023 23:20:20
69.317/05/2023 23:20:2317/05/2023 23:20:22
69.817/05/2023 23:20:3017/05/2023 23:20:28
68.717/05/2023 23:20:3117/05/2023 23:20:30
71.817/05/2023 23:21:4417/05/2023 23:21:43
74.017/05/2023 23:21:4817/05/2023 23:21:46
76.017/05/2023 23:21:5417/05/2023 23:21:48
74.617/05/2023 23:28:3517/05/2023 23:28:29

Total

Duración total
Contar

00:00:17
8

74.2

63.8
65.3

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M9B0601000005A4

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-7
19/05/2023 23:56:09Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

19/05/2023 23:55
Calibración

0.21 dB 0.85 dB20/05/2023 00:14DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 19/05/2023 23:56:10 - 20/05/2023 00:11:09

LAeq
64.2 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M9B0601000005AD

ReportId



Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
69.619/05/2023 23:56:4619/05/2023 23:56:10
64.219/05/2023 23:58:1019/05/2023 23:57:43
70.120/05/2023 00:07:5720/05/2023 00:07:15
64.020/05/2023 00:09:4020/05/2023 00:09:03
64.920/05/2023 00:11:0720/05/2023 00:10:52

Total

Duración total
Contar

00:02:37
5

67.9

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
73.519/05/2023 23:56:1319/05/2023 23:56:12
73.019/05/2023 23:56:1419/05/2023 23:56:13
74.619/05/2023 23:56:1619/05/2023 23:56:15
74.619/05/2023 23:56:1919/05/2023 23:56:17
71.820/05/2023 00:07:2720/05/2023 00:07:26
75.020/05/2023 00:07:3620/05/2023 00:07:32

Total

Duración total
Contar

00:00:09
6

74.4

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.819/05/2023 23:57:4119/05/2023 23:56:45
62.820/05/2023 00:07:1319/05/2023 23:58:10
62.820/05/2023 00:09:0320/05/2023 00:07:57
62.820/05/2023 00:10:4920/05/2023 00:09:41

Total

Duración total
Contar

00:12:13
4

62.8

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M9B0601000005AD

ReportId



63.3
64.3

Recordatorio
Total

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 3 de 3M9B0601000005AD

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-7
20/05/2023 23:51:27Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

20/05/2023 23:51
Calibración

0.26 dB 0.27 dB21/05/2023 00:10DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 20/05/2023 23:51:27 - 21/05/2023 00:06:27

LAeq
64.3 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005B1

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.120/05/2023 23:53:4920/05/2023 23:51:27
63.320/05/2023 23:55:5020/05/2023 23:54:31
63.320/05/2023 23:57:1620/05/2023 23:56:07
63.121/05/2023 00:00:1520/05/2023 23:57:45
63.021/05/2023 00:06:2521/05/2023 00:00:52

Total

Duración total
Contar

00:12:53
5

63.1

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
63.920/05/2023 23:54:3120/05/2023 23:53:50
64.220/05/2023 23:56:0720/05/2023 23:55:52
65.320/05/2023 23:57:4520/05/2023 23:57:18
72.221/05/2023 00:00:5221/05/2023 00:00:17

Total

Duración total
Contar

00:01:58
4

68.4

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
74.421/05/2023 00:00:3321/05/2023 00:00:30
76.921/05/2023 00:00:4321/05/2023 00:00:36

Total

Duración total
Contar

00:00:09
2

76.3

63.6
64.3

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005B1
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Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-7
21/05/2023 23:20:02Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

21/05/2023 23:19
Calibración

0.35 dB 0.37 dB21/05/2023 23:39DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 23:20:02 - 21/05/2023 23:35:02

LAeq
63.9 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005B6

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.621/05/2023 23:22:3821/05/2023 23:20:03
62.521/05/2023 23:28:2621/05/2023 23:23:17
62.621/05/2023 23:32:3921/05/2023 23:29:00
63.021/05/2023 23:35:0021/05/2023 23:33:17

Total

Duración total
Contar

00:13:06
4

62.6

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
69.221/05/2023 23:23:1821/05/2023 23:22:39
69.321/05/2023 23:29:0021/05/2023 23:28:27
66.821/05/2023 23:33:1621/05/2023 23:32:39

Total

Duración total
Contar

00:01:49
3

68.6

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
75.121/05/2023 23:22:5821/05/2023 23:22:52
73.921/05/2023 23:28:4421/05/2023 23:28:42
74.121/05/2023 23:28:4621/05/2023 23:28:44
74.721/05/2023 23:28:4921/05/2023 23:28:46
74.721/05/2023 23:33:1221/05/2023 23:33:09

Total

Duración total
Contar

00:00:13
5

74.8

63.3
64.0

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005B6

ReportId



Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-10
22/05/2023 00:43:11Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

22/05/2023 00:42
Calibración

0.35 dB 0.36 dB22/05/2023 00:58DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 22/05/2023 00:43:11 - 22/05/2023 00:58:11

LAeq
59.0 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 3M9B0601000005B9
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Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
62.322/05/2023 00:44:3222/05/2023 00:43:11
68.022/05/2023 00:49:0422/05/2023 00:47:41
50.822/05/2023 00:50:2622/05/2023 00:50:08
50.622/05/2023 00:55:4422/05/2023 00:54:40
48.722/05/2023 00:58:0922/05/2023 00:57:36

Total

Duración total
Contar

00:04:39
5

63.8

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
72.822/05/2023 00:44:0122/05/2023 00:44:00
73.822/05/2023 00:48:0522/05/2023 00:48:03
74.422/05/2023 00:48:0822/05/2023 00:48:06
75.622/05/2023 00:48:1522/05/2023 00:48:08

Total

Duración total
Contar

00:00:11
4

75.0

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
47.622/05/2023 00:47:3922/05/2023 00:44:31
48.022/05/2023 00:50:0622/05/2023 00:49:04
47.722/05/2023 00:54:4122/05/2023 00:50:26
47.822/05/2023 00:57:3822/05/2023 00:55:43

Total

Duración total
Contar

00:10:20
4

47.7

49.1
59.0

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 3M9B0601000005B9

ReportId



17/07/2023
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Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-21
17/05/2023 01:34:20Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

17/05/2023 01:34
Calibración

0.30 dB 0.27 dB17/05/2023 01:50DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 17/05/2023 01:34:20 - 17/05/2023 01:49:20

LAeq
51.0 dB

Leyenda
Valor

12/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B06010000059F

ReportId



Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
51.217/05/2023 01:34:3117/05/2023 01:34:20
53.917/05/2023 01:35:5317/05/2023 01:35:40
52.217/05/2023 01:39:2717/05/2023 01:39:18

Total

Duración total
Contar

00:00:33
3

52.7

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
51.117/05/2023 01:35:4017/05/2023 01:34:32
50.617/05/2023 01:39:1717/05/2023 01:35:53
51.017/05/2023 01:49:1817/05/2023 01:39:27

Total

Duración total
Contar

00:14:23
3

50.9

50.9
51.0

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

12/07/2023
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Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-21
18/05/2023 01:13:16Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

18/05/2023 01:12
Calibración

0.51 dB 0.30 dB18/05/2023 01:28DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 18/05/2023 01:13:16 - 18/05/2023 01:28:16

LAeq
57.4 dB

Leyenda
Valor

12/07/2023
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Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
51.618/05/2023 01:13:4618/05/2023 01:13:17
51.918/05/2023 01:18:5818/05/2023 01:14:46
52.518/05/2023 01:23:0918/05/2023 01:19:20
52.018/05/2023 01:25:3818/05/2023 01:23:58
51.918/05/2023 01:28:1418/05/2023 01:26:10

Total

Duración total
Contar

00:12:14
5

52.1

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
67.018/05/2023 01:14:4718/05/2023 01:13:46
53.718/05/2023 01:19:1918/05/2023 01:18:59
61.118/05/2023 01:23:5718/05/2023 01:23:11
55.318/05/2023 01:26:1118/05/2023 01:25:38

Total

Duración total
Contar

00:02:40
4

63.7

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
72.518/05/2023 01:14:0818/05/2023 01:14:05
73.918/05/2023 01:14:1418/05/2023 01:14:12
72.918/05/2023 01:14:1518/05/2023 01:14:14

Total

Duración total
Contar

00:00:04
3

73.1

51.1
57.5

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

12/07/2023
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Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-21
19/05/2023 00:19:10Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

19/05/2023 00:18
Calibración

0.58 dB 0.27 dB19/05/2023 01:17DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 19/05/2023 00:19:10 - 19/05/2023 00:34:10

LAeq
52.1 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023
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Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
49.719/05/2023 00:23:2619/05/2023 00:19:10
49.319/05/2023 00:25:4819/05/2023 00:23:56
49.119/05/2023 00:32:1619/05/2023 00:26:39
49.419/05/2023 00:34:0919/05/2023 00:32:57

Total

Duración total
Contar

00:12:57
4

49.4

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
52.919/05/2023 00:23:5619/05/2023 00:23:27
61.519/05/2023 00:26:3819/05/2023 00:25:50
51.219/05/2023 00:32:5619/05/2023 00:32:17

Total

Duración total
Contar

00:01:56
3

58.3

49.4
52.1

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023
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Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-21
21/05/2023 01:46:04Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

21/05/2023 01:45
Calibración

0.25 dB 0.35 dB21/05/2023 23:19DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 01:46:04 - 21/05/2023 02:01:04

LAeq
49.8 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023
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Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
49.121/05/2023 01:48:3321/05/2023 01:46:05
48.421/05/2023 01:51:4121/05/2023 01:50:13
49.121/05/2023 01:53:3021/05/2023 01:52:41
48.921/05/2023 01:55:3921/05/2023 01:53:52
48.521/05/2023 02:01:0221/05/2023 02:00:09

Total

Duración total
Contar

00:07:25
5

48.8

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
50.321/05/2023 01:50:1221/05/2023 01:48:34
50.621/05/2023 01:52:4121/05/2023 01:51:41
50.521/05/2023 01:53:5121/05/2023 01:53:30
50.621/05/2023 02:00:1021/05/2023 01:55:40

Total

Duración total
Contar

00:07:29
4

50.6

48.7
49.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023
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Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-22
17/05/2023 01:11:23Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

17/05/2023 01:10
Calibración

0.27 dB 0.30 dB17/05/2023 01:34DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 17/05/2023 01:11:23 - 17/05/2023 01:26:23

LAeq
61.8 dB

Leyenda
Valor

12/07/2023
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Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
61.617/05/2023 01:11:4717/05/2023 01:11:24
58.017/05/2023 01:12:2817/05/2023 01:12:17
70.217/05/2023 01:16:3417/05/2023 01:16:00
70.517/05/2023 01:19:3917/05/2023 01:18:55
60.717/05/2023 01:23:2817/05/2023 01:23:01
58.417/05/2023 01:23:5617/05/2023 01:23:46
58.117/05/2023 01:24:2817/05/2023 01:24:16

Total

Duración total
Contar

00:02:41
7

67.6

Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.017/05/2023 01:12:1717/05/2023 01:11:48
57.317/05/2023 01:16:0017/05/2023 01:12:28
57.317/05/2023 01:18:5217/05/2023 01:16:35
57.717/05/2023 01:23:0117/05/2023 01:19:39
58.117/05/2023 01:23:4617/05/2023 01:23:29
57.117/05/2023 01:24:1617/05/2023 01:23:56
57.417/05/2023 01:26:1917/05/2023 01:24:27

Total

Duración total
Contar

00:12:09
7

57.5

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
75.617/05/2023 01:16:2117/05/2023 01:16:15
72.717/05/2023 01:19:1417/05/2023 01:19:13
72.517/05/2023 01:19:1617/05/2023 01:19:14
75.717/05/2023 01:19:2517/05/2023 01:19:17
72.517/05/2023 01:19:2617/05/2023 01:19:25

Total 75.2

12/07/2023
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Duración total
Contar

00:00:15
5

57.3
61.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

12/07/2023
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Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-22
18/05/2023 00:51:43Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

18/05/2023 00:51
Calibración

0.24 dB 0.51 dB18/05/2023 01:12DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 18/05/2023 00:51:43 - 18/05/2023 01:06:43

LAeq
61.1 dB

Leyenda
Valor

12/07/2023
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Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.018/05/2023 00:52:4318/05/2023 00:51:43
57.918/05/2023 00:53:0318/05/2023 00:52:53
57.818/05/2023 00:55:3618/05/2023 00:53:33
57.718/05/2023 00:56:4918/05/2023 00:56:22
57.818/05/2023 01:01:3718/05/2023 00:57:08
57.918/05/2023 01:06:4218/05/2023 01:02:35

Total

Duración total
Contar

00:12:16
6

57.9

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.818/05/2023 00:52:5218/05/2023 00:52:43
59.118/05/2023 00:53:3318/05/2023 00:53:03
68.318/05/2023 00:56:2218/05/2023 00:55:38
58.318/05/2023 00:57:0718/05/2023 00:56:48
67.918/05/2023 01:02:3418/05/2023 01:01:37

Total

Duración total
Contar

00:02:39
5

66.4

Default
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
74.618/05/2023 00:56:0418/05/2023 00:56:00
72.818/05/2023 00:56:0718/05/2023 00:56:04
72.918/05/2023 01:02:0318/05/2023 01:02:02
73.718/05/2023 01:02:0818/05/2023 01:02:06

Total

Duración total
Contar

00:00:08
4

73.8

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

12/07/2023
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58.1
61.1

Recordatorio
Total

12/07/2023
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Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-22
18/05/2023 23:54:24Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

18/05/2023 23:53
Calibración

0.31 dB 0.58 dB19/05/2023 00:18DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 18/05/2023 23:54:24 - 19/05/2023 00:09:24

LAeq
56.9 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023
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Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
56.618/05/2023 23:55:3918/05/2023 23:54:24
56.718/05/2023 23:56:3018/05/2023 23:55:56
55.918/05/2023 23:57:3818/05/2023 23:57:14
56.719/05/2023 00:01:3218/05/2023 23:57:56
56.819/05/2023 00:03:1119/05/2023 00:01:53
56.119/05/2023 00:04:4019/05/2023 00:03:47
56.319/05/2023 00:09:2219/05/2023 00:05:05

Total

Duración total
Contar

00:12:17
7

56.5

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
58.218/05/2023 23:55:5618/05/2023 23:55:40
59.918/05/2023 23:57:1418/05/2023 23:56:32
56.118/05/2023 23:57:5518/05/2023 23:57:40
59.119/05/2023 00:01:5319/05/2023 00:01:31
58.519/05/2023 00:03:4819/05/2023 00:03:11
57.019/05/2023 00:05:0519/05/2023 00:04:39

Total

Duración total
Contar

00:02:38
6

58.6

56.5
57.0

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023
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Informe de medición de historial

Nombre RU-OI-22
21/05/2023 01:23:19Tiempo

Duración 00:15:00
Instrumento G071568, CR:171B

Persona Lugar
Owens2Mayo
Proyecto

21/05/2023 01:22
Calibración

0.25 dB 0.25 dB21/05/2023 01:45DespuésAntes OffsetOffset

Estos valores se han recalculado debido al gran número de muestras.

Periodo 21/05/2023 01:23:19 - 21/05/2023 01:38:19

LAeq
56.8 dB

Leyenda
Valor

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 1 de 2M9B0601000005B4

ReportId



Owens
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
56.821/05/2023 01:24:3821/05/2023 01:23:19
56.721/05/2023 01:31:2021/05/2023 01:25:16
56.621/05/2023 01:36:1721/05/2023 01:31:34
56.721/05/2023 01:36:5621/05/2023 01:36:31
57.021/05/2023 01:38:1721/05/2023 01:37:07

Total

Duración total
Contar

00:13:41
5

56.7

Ruido residual
Tiempo finalTiempo inicial LAeq 

(dB)
57.921/05/2023 01:25:1821/05/2023 01:24:40
57.321/05/2023 01:31:3321/05/2023 01:31:22
57.621/05/2023 01:36:3121/05/2023 01:36:18
57.421/05/2023 01:37:0821/05/2023 01:36:57

Total

Duración total
Contar

00:01:13
4

57.7

57.5
56.8

Recordatorio
Total

LAeq 
(dB)

Todos los marcadores

17/07/2023

Cirrus Research NoiseTools Página 2 de 2M9B0601000005B4

ReportId


	RU-OI-8 17 05 2023.pdf (p.1-3)
	RU-OI-8 19 05 2023.pdf (p.4-5)
	RU-OI-8 20 05 2023.pdf (p.6-7)
	RU-OI-8 22 05 2023.pdf (p.8-10)
	RU-OI-11 22 05 2023.pdf (p.11-13)
	RU-OI-23 17 05 2023.pdf (p.14-15)
	RU-OI-23 18 05 2023 11_56.pdf (p.16-18)
	RU-OI-23 18 05 2023.pdf (p.19-20)
	RU-OI-23 21 05 2023.pdf (p.21-23)
	RU-OI-24 17 05 2023.pdf (p.24-26)
	RU-OI-24 18 05 2023.pdf (p.27-29)
	RU-OI-24 19 05 2023.pdf (p.30-32)
	RU-OI-24 20 05 2023.pdf (p.33-35)
	RU-OI-24 21 05 2023 23_57.pdf (p.36-38)
	RU-OI-24 21 05 2023.pdf (p.39-41)
	RU-OI-3 17 05 2023 23_57.pdf (p.42-44)
	RU-OI-3 17 05 2023.pdf (p.45-47)
	RU-OI-3 19 05 2023.pdf (p.48-50)
	RU-OI-3 20 05 2023.pdf (p.51-53)
	RU-OI-3 21 05 2023 23_39.pdf (p.54-56)
	RU-OI-3 21 05 2023.pdf (p.57-59)
	RU-OI-6 16 05 2023.pdf (p.60-61)
	RU-OI-6 17 05 2023.pdf (p.62-63)
	RU-OI-6 20 05 2023.pdf (p.64-65)
	RU-OI-6 21 05 2023  23_20.pdf (p.66-67)
	RU-OI-6 21 05 2023.pdf (p.68-69)
	RU-OI-8 16 05 2023.pdf (p.70-71)
	RU-OI-4 17-05.pdf (p.72-73)
	RU-OI-4 17-05_2.pdf (p.74-75)
	RU-OI-4 19-05.pdf (p.76-77)
	RU-OI-4 20-05.pdf (p.78-80)
	RU-OI-4 21-05.pdf (p.81-82)
	RU-OI-4 21-05_2.pdf (p.83-84)
	RU-OI-5 16-05.pdf (p.85-86)
	RU-OI-5 17-05.pdf (p.87-88)
	RU-OI-5 19-05.pdf (p.89-90)
	RU-OI-5 20-05.pdf (p.91-92)
	RU-OI-5 21-05.pdf (p.93-94)
	RU-OI-5 21-05_2.pdf (p.95-96)
	RU-OI-7 16-05.pdf (p.97-99)
	RU-OI-7 17-05.pdf (p.100-102)
	RU-OI-7 19-05.pdf (p.103-105)
	RU-OI-7 20-05.pdf (p.106-107)
	RU-OI-7 21-05.pdf (p.108-109)
	RU-OI-10 22-05.pdf (p.110-112)
	RU-OI-21 17-05.pdf (p.113-114)
	RU-OI-21 18-05.pdf (p.115-116)
	RU-OI-21 19-05.pdf (p.117-118)
	RU-OI-21 21-05.pdf (p.119-120)
	RU-OI-22 17-05.pdf (p.121-123)
	RU-OI-22 18-05.pdf (p.124-126)
	RU-OI-22 18-05_2.pdf (p.127-128)
	RU-OI-22 21-05.pdf (p.129-130)

