AP DMLy - - e SeCh g .
- PERL | Ministerio Organismo de Evaluacicn y
| | del Ambiente Fiscalizacion Ambiental - OEFA

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”

De

Asunto

Fecha

INFORME N° -2015-OEFA/DE-SDCA

“Ano de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién”

GIULIANA BECERRA CELIS
Directora de Evaluacion

ADY ROSIN CHINCHAY TUESTA
Subdirectora de Evaluacion de la Calidad Ambiental

ISABEL MILAGROS GONZALES INOCENTE
Tercero Evaluador

MARIELLA ROSSANA ATALA ALVAREZ
Tercero Evaluador

Informe de monitoreo de ruido ambiental realizado del 30 de
julio al 1 de agosto de 2015 en el distrito de Puno, provincia y
departamento de Puno

Lima, 30 DIC. 201 2015 -TO-OUS IR

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en atencién al asunto indicado para informarle lo

siguiente:

. INFORMACION GENERAL

a. | Zona

Distrito de Puno, provincia y departamento de Puno.

b. | Ambito de influencia

Zona residencial y comercial en la provincia de Puno.

c. | Problematica de la zona

Generacién de ruido ambiental que seria originado por las
actividades socioeconémicas desarrolladas en el distrito de
Puno, provincia y departamento de Puno.

d ¢ Se realiz6 en el marco de un Espacio de Dialogo, Mesa de Dialogo o
* | Mesa de Desarrollo?

SI NO X

Il. DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

¢ Superd los ECA u otras normas de referencia?

Iﬂ a Monitoreo
" | Ambiental

Ruido

b. | Tipo de Monitoreo Ambiental

s | x [No Nivel de presién sonora continuo
equivalente con ponderacion A (LaeqT)
Participativo
No Participativo X

Tipo de actividad

Programada en el
PLANEFA, POI, PEI,
PESEM, entre otros planes
de gestion.

Si NO X

d. Fecha de realizacion

Del 30 de julio al 1 de agosto de 2015.
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. OBJETO

1. Presentar los resultados obtenidos en la medicién de ruido ambiental realizado del 30 de
julio al 1 de agosto de 2015 en el distrito de Puno, provincia y departamento de Puno.

2. Evaluar el nivel de presién sonora en diez (10) puntos de medicién ubicados en dicho
distrito; y realizar la comparacién de los resultados con los valores establecidos en el
Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

IV. ANTECEDENTES

3. El Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (en adelante, el OEFA), en el marco
de su funcién evaluadora, ejecuta - entre otras - acciones de vigilancia y monitoreo, en
tanto que provee informacién sobre el andlisis de los factores externos que inciden en la
calidad del ambiente. En ese sentido, en el mes de octubre del afio 2013, se programé y
ejecutaron evaluaciones del nivel de presién sonora que tuvieron como finalidad establecer
un diagnéstico para los cuarenta y nueve (49) distritos que conforman el departamento de
Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, se programa realizar las mediciones de ruido ambiental en
los mismos distritos para conocer la evolucion de los niveles de ruido desde el afio 2013
hasta el 2015 en esa zona. Es en este contexto que, el Presidente del Consejo Directivo
del OEFA, anunci6 la "Camparia de medicién de ruido ambiental en Lima Metropolitana y
la provincia Constitucional del Callao", campafia que se ampliaria a todo el pais,
evaluando, de esta manera, veintitrés (23) departamentos del territorio nacional.

5. Al respecto, las autoridades locales estan a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes sobre la contaminacién sonora y, en las situaciones que
caigan bajo sus competencias, elaborar, establecer y aplicar las sanciones
correspondientes. Ademas, pueden dictar normas de prevencién y control de la
contaminacion sonora para las actividades comerciales, de servicios y domésticas. En
pocas palabras, los gobiernos locales son las instancias competentes para evaluar,
supervisar, fiscalizar y sancionar los asuntos referidos al ruido, de acuerdo con lo
establecido en sus respectivas ordenanzas municipales y conforme a los ECA para ruido.

6. Tomando en cuenta que muchos gobiernos locales atin no cuentan con el equipamiento o
personal técnico necesario para realizar esta actividad, los estudios en provincias tienen
p como finalidad complementar informacién existente que sea de utilidad para las
autoridades municipales para que, en el marco de sus competencias, implementen
acciones para la prevencién y control del ruido urbano en concordancia con la Politica
Nacional del Ambiente.

METODOLOGIA

Para llevar a cabo las mediciones, se considero varios de los criterios indicados en las dos

(2) Normas Técnicas Peruanas (NTP) emitidas por Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que brindan los

lineamientos requeridos para la ejecucion de la medicion de ruido ambiental:

- NTP-ISO 1996-1:1982, ACUSTICA - Descripcién y mediciones de ruido ambiental.
Parte I: Magnitudes basicas y procedimientos.

- NTP-ISO 1996-2:1987, ACUSTICA - Descripcién y mediciones de ruido ambiental.
Parte II: Recoleccion de datos pertinentes al uso de suelo.
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Etapa de preparacion para realizar las mediciones
Instrumentos de gestién aplicados

El Articulo 9 del Decreto Supremo N° 085-2003-PCM manifiesta que, para la comparacion
con lo establecido en los ECA para ruido, se puede utilizar, como Instrumento de Gestion
Ambiental, las Normas y Planes de Zonificacién Territorial. Por tanto, para lograr los
objetivos planteados, el presente informe se guiara del Plano de Zonificaciéon de Uso de
Suelo vy del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puno 2012 - 2022, aprobados
mediante la Ordenanza Municipal N° 328-2012-MPP.

Seleccion del equipo de medicion

Para la medicion del nivel de presién sonora se utilizé un (1) sonémetro de Clase I, marca
Larson Davis, el cual cumple con las exigencias establecidas por la Com|5|on
Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC Standard"),
IEC 61672.

El sonémetro empleado tiene la capacidad de poder calcular el nivel de presion sonora
continuo equivalente con ponderacion A (Laeqr), de acuerdo a lo establecudo en el
Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido® En la Tabla N°
1 se detalla los datos del equipo utilizado.

Tabla N° 1. Datos del equipo utilizado

EQUIPO MARCA MODELO SERIE FOTOGRAFIA®
Sonémetro Larson Davis LxT2 0001698
Micréfono Larson Davis PCB 375A02E 010362

Fuente: Elaboracién propia.

Seleccion de los puntos de medicién

La identificacion de los puntos de medicion de ruido ambiental se llevd a cabo en

coordinacion con la Municipalidad Provincial de Puno y la Oficina Desconcentrada (OD) de
Puno.

Se consideré un total de diez (10) puntos de medicion. Para la identificacion de dichos
puntos, se utilizé la codificacion del Registro Nacional de ldentidad y Estado Civil
(RENIEC). La descripcion de los puntos de medicién se presenta en la Tabla N° 2.

1

La International Electrotechnical Commission (IEC, siglas en inglés), es una organizacion de normalizacion en
los campos eléctrico, electrénico y de tecnologias relacionadas. La norma IEC 61672, fue creada para verificar las
caracteristicas de fabricacion de los sonémetros.

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estidndares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA)
para Ruido, aprobado el 30 de octubre de 2003.

Titulo II: De los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Articulo 4.- De los Estdandares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido

Los Estandares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido establecen los niveles méximos de ruido en el
ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. Dichos ECAs consideran como pardametro el
nivel de presién sonora continuo equivalente con ponderacién A (Laer) ¥ toman en cuenta las zonas de aplicacion y
horarios, que se establecen en el Anexo N° 1 de la norma.

En el Anexo N° 2 se adjunta el certificado de calibracién del equipo utilizado.
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Tabla N° 2 Descrlpcién de Ios puntos de medicién

I COORDENADAS UTM

conico | POTC DATUM: WS 4
RN MEchléN : ~ALTITUD |
(ESTE | NORTE | ("0 m)

Intersemlén de Ia av. La Torre con jirén Los
Incas.

200101 | RULo2 | [oterseccion de la av. La Torre con av. | 50055 | 8249232 | 3830
200101 RUI-03 Interseccién de la av. El Sol con av. Floral. 390316 | 8249319 3848

200101 RUI04 | AV- El Sol (entrada principal del mercado | 4q0a2a | 8049207 3861

200101 RUI-01 390123 | 8248809 3747

Bellavista).

200101 | RUL0s | terseccion de la av. E Sol con av. Los | 390443 | 8248920 | 3894
Av. El Sol (entrada auxiliar del Hospital

200101 RUI-06 Regional). 390630 | 8248303 3855

Av. Tacna (entrada principal de la
Universidad Néstor Caceres V.).

Av. Laykakota (entrada principal del
mercado Laykakota).

Jr. Basadre (entrada de la Universidad
Nacional del Altiplano).

Av. Bolivar (entrada del mercado Unién y
Dignidad).

200101 RUI-07 390357 | 8248248 3814

200101 RUI-08 390626 | 8247753 3854

200101 RUI-09 390841 | 8250259 3865

200101 RUI-10 390794 | 8248453 3805

Fuente: Elaboracién propia.
5.1.4. Periodo y horario de medicion

13. El periodo de medicién del nivel de presion sonora fue de sesenta (60) minutos y se
realizaron en horario diurno®. Las mediciones se efectuaron de acuerdo con los criterios
desarrollados en la campafia de mediciéon de ruido ambiental en Lima Metropolitana y la
provincia Constitucional del Callao, del afio 2013 y 2015, los horarios de medicién se
detallan en la Tabla N° 3.

Tabla N° 3. Horarios establecidos para las mediciones del nivel de presion sonora

HORARIO | PRIMERTURNO | SEGUNDO TURNO
p Manana 07:01 a 08:01 08:10 2 09:10
Tarde 12:30 a 13:30 13:40 a 14:40
Noche 18:00 a 19:00 19:10 2 20:10

Fuente: Elaboracién propia.
5.2. Etapa de Medicion
(a) Instalacion y configuracion del equipo

14. Se instal6 el equipo sobre un tripode considerando los siguientes criterios:
- A una altura aproximada de 1,5 m + 0,1 m del nivel del suelo.

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido, aprobado el 30 de octubre de 2003.
Titulo I: Objetivo, Principios y Definiciones
Articulo 3.- De las Definiciones
h) Horario diumo: Periodo comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.
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- El micréfono del sonémetro se orientd hacia las fuentes de generacién de ruido; el
angulo de inclinacién entre el sonémetro y el plano paralelo al suelo fue de 0 a 60
grados.

- El evaluador se situé a una distancia aproximada de 0,5 m del sonémetro, con el fin de
evitar algun tipo de apantallamiento y consecuente alteracion de las mediciones.

Se verificé el nivel de energia de las baterias del equipo y se continud con la configuracion,

considerando las siguientes opciones:

- Fechay hora actual.

- Filtro de ponderacion frecuencial de tipo “A”, debido a la comparacion con el ECA para
ruido y en modo “Fast’, ya que se relaciona mejor con la percepciéon humana.

- Programacién del tiempo de medicion para sesenta (60) minutos con integracion de
datos cada segundo.

El micréfono del sondmetro estuvo siempre protegido por un protector anti-viento, que
evitaba las distorsiones causadas por rafagas de viento (velocidades mayores a 3 m/s).

Se realiz6 la verificacion de la calibracion del equipo antes y después de cada medicion.
Adicionalmente, se ejecutd el autoajuste del equipo en los casos que existié alguna
desviacion en el valor de verificacion.

Medicion

Se dio inicio a la medicion pulsando la tecla “RUN”. Durante la medicién el evaluador
registro la siguiente informacion en las hojas de campo:

- Caodificacion del punto de medicion.

- Fechay hora.

- Descripcion y referencias cercanas del entorno.

- Observaciones que el evaluador consideré importantes.

Adicionalmente, se realizé la toma fotografica de los puntos de medicién con el sonémetro
(ver Anexo N° 1).

Finalizado el periodo de medicion, el sonémetro automaticamente detuvo la medicién y
registré el nivel de presién sonora continuo equivalente con ponderacion A (Laeq). LUEGO,
se procedio con los registros en las hojas de campo (ver Anexo N° 3); y como accion final
se desinstalé el equipo cuidadosamente.

No se realizaron mediciones bajo el efecto de fenémenos meteorolégicos tales como:
precipitacion, tormentas o truenos, ya que estos eventos afectan la operatividad del equipo
y la representatividad de los resultados.

Etapa de procesamiento y andlisis de la informacion obtenida

A partir de los resultados obtenidos se registré en las hojas de campo la siguiente
informacién:
- Punto de medicién (considerando el Cédigo RENIEC).
- Descripcién del punto de medicion.
- Coordenadas UTM.
- Fecha y hora de la medicion.
- Los parametros a evaluar: Niveles de presion sonora maximo, minimo y continto
equivalente con ponderacion A.
- Observaciones tomadas en campo.
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Al término, se procedié a sistematizar y analizar la informacién para la elaboracion del
informe.

NORMA DE COMPARACION

Los resultados obtenidos de las mediciones del nivel de presion sonora fueron
comparados con los valores establecidos en el Reglamento de Estandares de Calidad
Ambiental para Ruido, aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, tal como se
detalla en la Tabla N° 4

Tabla N° 4, Estandares Nacmnales de calidad ambiental para ruido

VA LQREs'EXPREsADos EN Laeqr®
I{G e 'HORARIO
DIURNO ~ NOCTURNO
Zona de Proteccion Especial 50 dBA 40 dBA
Zona Residencial 60 dBA 50 dBA
Zona Comercial 70 dBA 60 dBA
Zona Industrial 80 dBA 70 dBA

8 Deberan haber sido establecidas como tales por la municipalidad correspondiente.
®) |_Aeq,T: Nivel de presién sonora continuo equivalente con ponderacion A
Fuente: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

La zonificacion para cada punto de medicion se realizé tomando como base el Plano de
Zonificacion de Uso de Suelo y el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puno 2012 —
2022. Sin embargo, es |mportante resaltar que existen algunas zonas del plano que
presentan categorias adicionales® y, por tanto, no se encuentran establecidas en el
Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA para ruido).

Frente a tal situacion se consideré que, para el caso de los puntos ubicados en
zonificaciones diferentes® a las establecidas en los ECA para ruido, los resultados no
serian comparados con dicha norma.

Para el caso de los puntos ubicados en Zonas Mixtas, se empleara el Articulo 6 del ECA
para ruido: Donde exista zona mixta Residencial - Comercial, se aplicara el ECA de zona
residencial; donde exista zona mixta Comercial - Industrial, se aplicara el ECA para zona
comercial; donde exista zona mixta Industrial - Residencial, se aplicara el ECA de zona
Residencial; y donde exista zona mixta que involucre zona Residencial - Comercial -
Industrial se aplicara el ECA de zona Residencial.

. En este sentido, la Tabla N° 5 sefiala cada punto de medicién, los tipos de zonificacion

establecidos en el Plano de Zonificacién de Uso de Suelo y en el Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Puno 2012 — 2022; y la zonificacion de los ECA para ruido. Cabe
resaltar que el analisis de resultados se realiza mediante la comparacion de los valores
expuestos en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

Categorias adicionales: Zonificacién de Uso para Equipamiento Urbano (Salud - EUS, Educacién - EUE, Otros
usos — EOU), Zonificacion de Uso Recreativo (Plaza — P1, Parque — P2, Plataforma deportiva — P3, Complejo
recreativo — R, Discoteca y vida nocturna — RN), Zonificacién de Uso Institucional (Instituciones publicas y privadas
- IPP), entre otras.

Zonificaciones diferentes: Zonificacion de Uso para Equipamiento Urbano (Otros usos - EOU, Salud - EUS y
Educacién - EUE) y Zonificacién de Uso Recreativo (Discoteca y vida nocturna - RN).
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Tabla N° 5. Tipo de zonificaciéon para los puntos de medicién

PUNTO DE
MEDICION

DESCRIPCION

TIPO DE ZONIFICACION

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE LA CIUDAD DE
PUNO 2012 - 2022 Y PLANO DE
ZONIFICACION DE USO DE
SUELO

DECRETO SUPREMO
N° 085-2003-PCM

OBSERVACION

200101,RUI-01

Interseccion de la av. La Torre
con jiron Los Incas.

Zonificacién de Uso Recreativo
(Discoteca y vida nocturna — RN)

No aplica para esta norma

Se observd establecimientos comerciales

adyacentes al punto de medicion.

200101,RUI-02

Interseccion de la av. La Torre
con av. Floral.

Zonificacion de Uso Comercial
y de Servicios
(Comercio minorista - C1)

Zona Comercial

Se observé viviendas adyacentes al punto de
medicion.

200101,RUI-03

Interseccion de la av. El Sol
con av. Floral.

Zonificacion de Uso para
Equipamiento Urbano
(Otros usos — EOU)

No aplica para esta norma

Se observd establecimientos comerciales Yy
viviendas adyacentes al punto de medicion.

200101,RUI-04

Av. El Sol (entrada principal del
mercado Bellavista).

Zonificacion de Uso Comercial
y de Servicios
(Complejo Comercial - C2)

Zona Comercial

El punto de medicién se frente a la entrada
principal de mercado Bellavista.

200101,RUI-05

Interseccion de la av. El Sol
con av. Los Incas.

Zona mixta
(Zona residencial alta - R3 /
Comercio minorista - C1)

Zona Residencial

El punto de medicién se ubico en la berma central;
ademas se observo establecimientos comerciales.

200101,RUI-06

Av. El Sol (entrada auxiliar del
Hospital Regional).

Zonificacion de Uso para
Equipamiento Urbano
(Salud — EUS)

No aplica para esta norma

El punto de medicion se ubico frente a la entrada
auxiliar de Hospital Regional; ademas se observo
establecimientos  comerciales y  viviendas
adyacentes.

200101,RUI-07

Av. Tacna (entrada principal de
la Universidad Néstor Caceres

Zonificacién de Uso para
Equipamiento Urbano

No aplica para esta norma

El punto de medicién se ubicé frente a la entrada
principal de la Universidad Néstor Caceres

V.). (Educacion — EUE) Velasquez.

Av. Laykakota (entrada Zona Mixta El punto de medicion se ubico en la berma central;
200101,RUI-08 | principal del mercado (Comercial - C2 / Zona Zona Residencial ademas se observo establecimientos comerciales

Laykakota). residencial alta - R3) adyacentes al punto de medicion.

200101,RUI-09

Jr. Basadre (entrada de la
Universidad Nacional  del
Altiplano).

Zonificacion de Uso para
Equipamiento Urbano
(Educacion — EUE)

No aplica para esta norma

El punto de medicion se ubico frente a la entrada
de la Universidad Nacional del Altiplano.
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(Zona residencial alta - R3 /
Comercio minorista - C1)
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RESULTADOS

Andlisis por zonificaciones diferentes a los ECA para ruido

De un total de diez (10) puntos de medicién, se identificé que cinco (5) puntos se ubicaron

en zonificaciones diferentes a los ECA para ruido. En la Tabla N° 6, se presentan los
resultados obtenidos:

Tabla N° 6. Resultados de la medicién del nivel de presién sonora

HORA DE

i DESCRIPCION | | DE. . MEDICION SEETOR0® WD)
MEDICION
MEDICION | INICIO FIN Lmax Lmin Laeqr
Interseccion de la av.
200101,RUI-01 | La Torre con jirén Los | 30/7/2015 18:05 19:05 92,4 59,2 70,6
Incas.
Interseccion de la av. X *
200101,RUI-03 El Sol con av. Floral. 31/7/2015 07:01 08:01 94,8 55,6 71,9
Av. El Sol (entrada
200101,RUI-06 | auxiliar del Hospital | 31/7/2015 14:05 15:05 92,7 49,0 68,6
Regional).
Av. Tacna (entrada
B principal de la . .
200101,RUI-07 Unhorsidad  Mésior 31/7/2015 18:15 19:15 96,1 54,2 70,6
Céaceres V.).
Jr. Basadre (entrada
de la Universidad ; 2
200101,RUI-09 Nslonal del 1/8/2015 07:02 08:02 96,6 425 69,2
Altiplano).

Fuente: Elaboracién propia.

7.2. Analisis por zonas de aplicacion segtn los ECA para ruido

T:.2:1.

Zona Residencial

29. De un total de diez (10) puntos de medicion, se identific que tres (3) puntos se ubicaron
en Zonas Residenciales, los cuales han excedido el valor de 60 dBA establecido en los
ECA para ruido, en horario diurno. En la Tabla N° 7, se presentan los resultados obtenidos:

Tabla N° 7. Resultados de la medicion del nivel de presiéon sonora — Zona Residencial

HORA DE Decreto
s FECHA MEDICION RESULTADOS (dBA) | g, nremo N°
MEDICION DESCRIPCION DE 085-2003-PCM
MEDICION | INICIO FIN Lmax | Lmin | Laeqr (Zona
Residencial)
Interseccion de la
200101,RUI-05 | av. El Sol con av. | 31/7/2015 12:59 13:59 104,9 57,9 73,6
Los Incas.
Av. Laykakota
(entrada  principal ; ;
200101,RUI-08 del YRaigadis 31/7/2015 19:36 20:36 97,7 53,3 72,2 60 dBA
Laykakota).
Av. Bolivar (entrada
200101,RUI-10 | del mercado Unién | 1/8/2015 08:25 09:25 98,4 50,6 64,2
y Dignidad).

Fuente: Elaboracién propia.
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Grafico N° 1.- Resultados de la medicién del nivel de presién sonora — Zona Residencial

s | Aeq, T  =——ZONA RESIDENCIAL
80.0 o
ECA RUIDO: 60 dBA

70.0

60.0
50.0
40.0

30.0

Nivel de presion sonora (dBA)

20.0
10.0
0.0

200101,RUI-05 200101,RUI-08 200101,RUI-10
Puntos de medicién

Fuente: Elaboracion propia.

30. En el Grafico N° 1, se observa que el punto de medicién 200101,RUI-05, ubicado en la
interseccion de la av. El Sol con av. Los Incas, alcanzé un valor de 73,6 dBA, excediendo
el valor establecido en los ECA para ruido de 60 dBA en horario diurno para la Zona
Residencial.

7.2.2. Zona Comercial

31. De un total de diez (10) puntos de medicién, se identific6 que dos (2) puntos se ubicaron
en Zonas Comerciales, de los cuales, el punto 200101,RUI-02 ha excedido el valor de 70
dBA establecido en los ECA para ruido, en horario diurno. Sin embargo, el punto
200101,RUI-04 no ha excedido dicho valor. En la Tabla N° 8, se presenta los resultados
obtenidos:

‘*P Tabla N° 8. Resultados de la medicion del nivel de i6n sonora — Zona Comercial
= ; 7 : B e

R Frens |

i 2 7

Interseccién de la
200101,RUI-02 | av. La Torre con av. | 30/7/2015 | 19:18 | 20:18 | 92,4 | 54,4 | 70,6 70 dBA
Floral.
Av. El Sol (entrada
7 principal del 2 : .
T 200101,RUI-04 " 31/7/2015 | 08:04 | 09:04 | 96,5 | 49,7 | 68,3 70 dBA
K2 Bellavista).
SUBDIREMs Eﬁ'

EVALUAC (o if; uente: Elaboracién propia.
CALDAD Aifgigry, ©

b
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Grafico N° 2. Resultados de la medicién del nivel de presion sonora — Zona Comercial

s A€y, T ——ZONA COMERCIAL

ECA RUIDO: 70 dBA

@
o
o

w
o4
o

(93]
=]
(=

Nivel de presion sonora (dBA)
8] B
(=} o
(=] [

—_
=]
o

0.0 .
200101,RUI-02 200101,RUI-04

Puntos de medicion

Fuente: Elaboracién propia.

En el Grafico N° 2, se observa que el punto de medicién 200101,RUI-02, ubicado en la
interseccion de la av. La Torre con av. Floral, alcanzé un valor de 70,6 dBA, excediendo el
valor establecido en los ECA para ruido de 70 dBA en horario diurno para la Zona
Comercial.

Vill. CONCLUSIONES

Del 30 de julio al 1 de agosto de 2015, la Direccién de Evaluacion del OEFA realizé la
medicién del nivel de presién sonora en diez (10) puntos, ubicados en el distrito de Puno,
provincia y departamento de Puno.

De acuerdo al Plano de Zonificaciéon de Uso de Suelo y al Plan de Desarrollo Urbano de la
ciudad de Puno 2012 — 2022 se ha identificado que, de los (diez) 10 puntos de medicion,
tres (3) puntos se ubicaron en Zonas Residenciales, dos (2) puntos se ubicaron en Zonas
Comerciales y cinco (5) puntos se ubicaron en zonificaciones diferentes al ECA para ruido,
por tal motivo no son objeto de comparacién con el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

(i) En las Zonas Residenciales, el 100% de los puntos de medicién excedieron el valor

establecido en los ECA para ruido, registrandose el valor més alto del Laeq 1 €n el punto de
medicién 200101,RUI-05 (73,6 dBA). Por otro lado, el valor mas bajo del Laeq S€ registrd
en el punto de medicion 200101,RUI-10 (64,2 dBA).

(iv) Para las Zonas Comerciales, el 50% de los puntos de medicién excedieron el valor

establecido en los ECA para ruido, registrandose el valor mas alto del Laeqt €n el punto de
medicién 200101,RUI-02 (70,6 dBA). Por otro lado, el valor mas bajo del Laeqt S€ registré
en el punto de medicién 200101,RUI-04 (68,3 dBA).

Instrumentos de gestion aplicados: Plano de Zonificacion de Uso de Suelo y Plan de Desarrolio Urbano de la
ciudad de Puno 2012 — 2022, aprobados mediante la Ordenanza Municipal N° 328-2012-MPP de fecha 2 de abril
de 2012.
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(v) Durante la inspeccién del 30 de julio al 1 de agosto de 2015, en horario diurno, se advirtio
que la principal fuente de generacion de ruido es el trafico vehicular, producido por los
autos, combis, camiones y mototaxis®; y en segundo plano el uso del claxon por parte de
los conductores.

IX. RECOMENDACION

(i) Remitir una copia del presente informe a la Subdireccién de Supervision a Entidades de la
Direccién de Supervision del OEFA, para conocimiento y fines pertinentes.

(i) Remitir una copia del presente informe a la Municipalidad Provincial de Puno y a la Oficina
Desconcentrada de Puno, para conocimiento y fines pertinentes.

Es cuanto informamos a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

ﬁ__;éf.'.u"-&_- ==
L "-\ '
|SABE.L/M|LAG®5(GQB ES INOCENTE MARIELL SAKA ATALA ALVAREZ
Tercero EV dor Tercero Evaluador
Direccién de Evaluacién Direccion de Evaluacion

Lima, 3 { DIC. 2015

Visto el Informe N° o), o -2015-OEFA/DE-SDCA y habiéndose verificado que se
encuentra enmarcado dentro de la funcién evaluadora, asi como su coherencia normativa; la
Subdirectora de Evaluacion de la Calidad Ambiental recomienda su APROBACION a la
Direccién de Evaluacion, razén por la cual se TRASLADA el presente Informe.

Atentamente,

/] J.I’I
/I. 7, 7/
ADY ROSIN CHINCHA

\/
Subdirectora de Evalua

JOESTA

n de la Calidad Ambiental
Direccién de Evaluacion
Lima, 30 DIC. 2015

Visto el Informe N° J(5(> -2015-OEFA/DE-SDCA, y en atencién a la recomendacién de la
Subdireccion de Evaluacién de la Calidad Ambiental, la Direccién de Evaluacion ha dispuesto
aprobar el presente Informe.

Atentamenfe,

GIULIANA BECERRA CELIS
Directora f:le Evaludcion

Infor\nacién ot#enida en campo Yy registrada en la hoja de campo (ver Anexo 3).
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL EN PROVINCIAS 2015

DEPARTAMENTO: PUNO

FOTOGRAFIA N° 1: PUNTO DE MEDICION 200101,RUI-01 FOTOGRAFIA N° 2: PUNTO DE MEDICION 200101,RUI-02
DISTRITO: PUNO DISTRITO: PUNO

FOTOGRAFIA N° 3: PUNTO DE MEDICION 200101,RUI-03 FOTOGRAFIA N° 4: PUNTO DE MEDICION 200101,RUI-04
DISTRITO: PUNO DISTRITO: PUNO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL EN PROVINCIAS 2015

DEPARTAMENTO: PUNO

FOTOGRAFIA N° 5: PUNTO DE MEDICION 200101,RUI-05 FOTOGRAFIA N° 6: PUNTO DE MEDICION 200101,RUI-06
DISTRITO: PUNO DISTRITO: PUNO

FOTOGRAFIA N° 7: PUNTO DE MEDICION 200101,RUI-07 FOTOGRAFIA N° 8: PUNTO DE MEDICION 200101,RUI-08
DISTRITO: PUNO DISTRITO: PUNO
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DEPARTAMENTO: PUNO
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Certificado de Calibracion

LAC -

010 - 2015

Servicio '
Nacional de Mclm!ag:a Pégma 1de9
Laboratorio de Aclstica
Expediente 81300 Este certificado de calibracion
) documenta la trazabilidad a los
Solicitante SOLUCION INTEGRAL EN MINERIAY patrones nacionales, que realizan las
CONSTRUCCION unidades de medida de acuerdo con el
Direccién Jr. Los Huertos N° 1915 Urb. San Sistema Internacional de Unidades (SI)

Instrumento de Medicién
Marca

Modelo

Procedencia

Resolucion

Clase

Nimero de Serie
Micréfono

Serie del Micréfono

Fecha de Calibracion

Hilarién - San Juan de Lurigancho
Sonémetro

LARSON DAVIS
LxT2

USA

0,1dB

2

0001698

PCB 375A02E
010362

2015-02-03 al 2015-02-04

El SNM custodia, conserva y mantiene
los patrones nacionales de las unidades
de medida, calibra patrones
secundarios, realiza mediciones vy
certificaciones metrolégicas a solicitud
de los interesados, promueve el
desarrollo de la Metrologia en el pais y
contribuye a la difusion del Sistema
Legal de Unidades de medida del Peru.
(SLUMP).

El SNM es miembro del Sistema
Interamericano de Metrologia (SIM) y
participa activamente en las Inter
comparaciones que éste realiza en la
region.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el usuario esta obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Este certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorizacion del Servicio Nacional de Metrologia.
Certificados sin firma y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del Area de
Electricidad y Temperatura
® T .

(=|:9_(53-.= ol
/o N

= "‘.\'.

' = R |

Dot = |

..: ‘1

4\’-' EDWIN FRANCISCO GUILLEN MESTAS
\\___,/ 2015-02-05

Responsable del laboratorio

HENRY DIAZ/CHONATE

de la Ci

Instituto Nacional de Defe
Servicio Nacional de Metrologia

Calle De La Prosa 104, San Borja Lima — Perii / Telf.: 2247800 Anexo 8601
email: metrologia@indecopi.gob.pe

WEB:www.indecopi.gob.pe
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Servicio ! !
Nacional de Metrologia

Laboratorio de Aclstica

Método de Calibracion

LAC - 010 -

Certificado de Calibracion

2015

Péagina2 de 9

Segun la Norma Metrolégica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACUSTICA. Sonémetros.
Parte 3: Ensayos periodicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibracion

Laboratorio de Acustica

Calle de La Prosa 104, San Borja - Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 212°C + 0,2 °C
Presion 990,4 hPa + 0,1 hPa
Humedad Relativa 53,8 % + 08 %

Patrones de referencia

Trazabilidad

Patron utilizado

Certificado de Calibracion

Patrones de Referencia de CENAM

Calibrador acustico multifuncion
B&K 4226

CNM-CC-510-101/2013

Patrén de Referencia SNM Oscilador de Frecuencia de
Cesio Symmetricom 5071A el cual pertenece a la red SIM
Time Scale Comparisons via GPS Common-View
http://gps.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe y Certificado
Fluke 1886175-950155144:1331903283

Generador de funciones Agilent
33220A

Indecopi SNM LTF-084-2012

Patron de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-410-176/2014; CNM-CC-410-179/2014;
CNM-CC-410-180/2014; CNM-CC-410-181/2014;
CNM-CC-410-182/2014; CNM-CC-410-183/2014

Multimetro Agilent 34411A

Indecopi SNM LE-C-172-2014

Patrones de Referencia SNM Certificado Indecopi SNM LE-
799-2011 y Certificado Indecopi SNM LTF-084-2012

Atenuador de 10 dB TRILITHIC
RSA 3510-SMA-R

Indecopi SNM LE-148-2013

Patrones de Referencia SNM Certificado Indecopi SNM LE-
799-2011 y Certificado Indecopi SNM LTF-084-2012

Atenuador de 10 dB TRILITHIC
RSA 3510-SMA-R

Indecopi SNM LE-149-2013

Patrones de Referencia SNM Certificado Indecopi SNM LE-
799-2011 y Certificado Indecopi SNM LTF-084-2012

Atenuador de 40 dB B&K WB 1099

Indecopi SNM LE-150-2013

Patron de Referencia SNM Certificados
CNM-CC-410-176/2014; CNM-CC-410-179/2014;
CNM-CC-410-180/2014; CNM-CC-410-181/2014;
CNM-CC-410-182/2014; CNM-CC-410-183/2014

Calibrador Fluke 5520A

Indecopi SNM LE-789-2014

Observaciones

Con fines de identificacion se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INDECOPI-SNM.
El sonémetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la
clase 2 establecidas en la norma IEC 61672-1:2002.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual — Indecopi

Servicio Nacional de Metrologia

Calle De La Prosa 104, San Borja Lima — Perii / Telf.: 2247800 Anexo 8601

email: metrologia@indecopi.gob.pe
WEB:www.indecopi.gob.pe
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Laboratorio de Actstica Pagina 3 de 9

Resultados de Medicion

RUIDO INTRINSECO (dB)

Micréfono | Limite max. | Micréfono | Limite max.

instalado en Laeq' retirado en Laeq
(dB) (dB) (dB) (dB)
26,5 31 26,1 27

Nota: la medicion se realizé en el rango 37,0 dB a 139,0 dB; con un tiempo de

integracion de 30 seg.

La medicion con micréfono instalado se realizé con pantalla antiviento.

La medicion con micréfono retirado se realizé con su adaptador capacitivo de 18 pF ADP00S.
" Dato proporcionado por el fabricante.

ENSAYOS CON SENAL ACUSTICA

Ponderacion frecuencial C con ponderacion temporal F (Lgf)

Seiial de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 37,0 dB a 139,0 dB;
senal sinusoidal.

Antes de iniciar los ensayos el sondmetro fue ajustado al nivel de referencia dado
en su manual: 114,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acistico multifuncién B&K 4226.

Frecuencia | Desviacién |Incertidumbre| Tolerancia®
Hz (dB) (dB) (dB)
125 0,0 0,27 +2,0
1000 -0,1 0,27 1,4
8000 -0,7 0,27 +5,6

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccidn de la Propiedad Intelectual — Indecopi
Servicio Nacional de Metrologia

Calle De La Prosa 104, San Borja Lima — Peri / Telf.: 2247800 Anexo 8601
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ENSAYOS CON SENAL ELECTRICA

Ponderaciones frecuenciales
Sefial de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del limite superior del rango de referencia (94 dB).

Ponderacion A

; Nivel continuo equivalente
Frecuencia Fomerciop Mmoo F i presion ac?ﬁcéﬁca (eq) | Tolerancia®
Desviacién |Incertidumbre| Desviacion |Incertidumbre

(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,27 0,0 0,27 +25
125 0,0 0,27 0,0 0,27 +2,0
250 0,0 0,27 0,0 0,27 +1,9
500 0,0 0,27 0,0 0,27 +1,9
2000 0,0 0,27 0,0 0,27 +26
4000 0,0 0,27 0,0 0,27 +3,6
8000 0,0 0,27 0,0 0,27 +5,6

16000 0,0 0,27 0,0 0,27 + 6,0; -

Ponderacion C
; Nivel continuo equivalente
Frecuencia T de presién ac?'gtica (eq) | Tolerancia®
Desviacion |Incertidumbre| Desviacion |Incertidumbre

(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,27 0,0 0,27 +2.5
125 0,0 0,27 0,0 0,27 +2,0
250 0,0 0,27 0,0 0,27 +1,9
500 0,0 0,27 0,0 0,27 +1,9
2000 0,1 0,27 0,1 0,27 +26
4000 0,0 0,27 0,0 0,27 +3,6
8000 0,0 0,27 0,0 0,27 +5,6

16000 0,0 0,27 0,0 0,27 +6,0; - =

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual — Indecopi
Servicio Nacional de Metrologia

Calle De La Prosa 104, San Borja Lima — Peri / Telf.: 2247800 Anexo 8601
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200101, RUF02 389952 8249232 Interseccion de la av. La Torre con R3 PER | Ministerio
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